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MALDI Matrix-assisted-Laser-Desorption/Ionization.
MC Missed Cleavages.





MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Eﬀect Transistor.
MR-TOF Multireﬂexions-TOF.
MS Mass Spectrometry.
MSB Most Signiﬁcant Bit.
MSE Mean Squared Error.
MSI Mass Spectrometry Imaging.
MTF Modulation Transfer Function.
MW Molecular Weight.
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NFD Noise Floor Drop.
NIST National Institute of Standards and Technology, USA.
OP Oversampling Pixel.
OPA Optical Parametric Ampliﬁer.
OPD Optical Path Diﬀerence.
OPL Optical Path Length.
OPO Optical Parametric Oscillator.
OPV Operationsversta¨rker.
OSR Oversampling Rate.
OTF Optical Transfer Function.
P Probability, Pressure, Power.
PA Phosphatidic Acid.
PC Phosphatidylcholin.
PCA Principal Component Analysis.






PETG Polyethylenterephtalat, Glycol modiﬁziert.
PG Phosphatidylglycerol.
PI Phosphatidylinosit(ol).
PMF Peptide Mass Fingerprint.
PMT Photomultiplier Tube.
ppb Parts Per Billion.
ppm Parts Per Million.
PS Phosphatidylserin, Power Spectrum.
PSD Post Source Decay, Power Spectral Density.
pSi Poro¨ses Silizium.
PSF Point Spread Function.
PSPF Post Source Pulse Focusing.
PTF Phase Transfer Function.
PTFE Polytetraﬂuorethylen.




R (Mass) Resolution, Reﬂexion(sgrad).
r Radius, Korrelationskoeﬃzient.
RC HPLC-Retentionskonstante, pH = 2.1.
RE-TOF Reﬂektor-TOF.
RF Radio Frequency.
RGB Rot, Gru¨n, Blau (additiv) oder Rot, Gelb, Blau (multiplikativ).
RM Ru¨ckenmark.
RMS Root Mean Square.
RRKM Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus-Modell.
RSD Relative Standard Deviation.
RT Raumtemperatur, Retentionszeit.
SA Sinapinic Acid.
SAR Signal to Ablation Ratio.
sDHB Super DHB.
SDS Sodium Dodecyl Sulfate.
SEM Sekunda¨relektronenmultiplikator.
SEV Sekunda¨relektronenvervielfacher.
SFG Sum Frequency Generation.
SHG Second Harmonic Generation.
SIAMS Scanning Secondary Ion Accelerator Mass Spectrometry.
SID Surface Induced Dissociation.
SIMS Secondary Ion Mass Spectrometry.
SM Sphingomyelin.
SMALDI Small MALDI oder Scanning MALDI.
SMI Spatially Modulated Illumination.
SNR Signal to Noise Ratio.
SOP Standard Operating Procedure.
SP Sphingomyelin.
SPP Schuss Pro Pixel.
SPSS Statistical Package for the Social Sciences.
SR Strehl ratio, strehlsche Deﬁnitionshelligkeit.
Std Standardabweichung.
STED Stimulated Emission Depletion.




TCC Transmission Cross Coeﬃcient.
TDC Time to Digital.
TE Transversal Elektrisch.
TEM Transversale elektromagnetische Moden.
TFA Triﬂuoroacetic Acid.
THF Tetrahydrofuran.
THG Third Harmonic Generation.
TIC Total Ion Current.
TIFF Tagged Image File Format.
TM Transversal Magnetisch.
TOF Time of Flight.
TSA Transversale Spha¨rische Aberration.
TTL Transistor-Transistor-Logik.
UFMP Ultra Fine Metal Powder.
USB Universal Serial Bus.
UV Ultraviolett.







In dieser experimentellen Arbeit werden Kombinationen von apparativen Parametern an LDI-TOF Spek-
trometern mit pra¨parativen Parametern an biologischen MALDI-Proben und artiﬁziellen MALDI- und
LDI-Testproben untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Darstellbarkeit von Analy-
ten in voneinander unabha¨ngigen Untersuchungen mit einzelnen Laserpulsen an wechselnden Messstellen
und einer Ionenemissionsﬂa¨che von  1 µm2. Die Ergebnisse dieser Situation sind dabei nicht ohne
Anpassung auf voneinander abha¨ngige Untersuchungen, mit mehreren Laserpulsen an einer Messstelle,
u¨bertragbar. Betrachtet man die bildgebende Massenspektrometrie im Microprobe mode mit nativen bio-
logischen Proben als Projektion mit Punkt-zu-Punkt-Charakteristik, ermo¨glicht dies, Kriterien fu¨r eine
Klassiﬁzierung von geeigneten apparativen und pra¨parativen Parametern, fu¨r gegebene Probenvorausset-
zungen, darzustellen. Es kann in dieser Arbeit, in Abha¨ngigkeit der Probenbeschaﬀenheit und Analytver-
teilung innerhalb einer MALDI-Probe, durch geeignete Kombinationen von apparativen Parametern mit
pra¨parativen Parametern (z.B. die Matrixverteilung), die Abbildbarkeit von Analytmoleku¨len aus ihrer
jeweiligen Umgebung erreicht werden. Weiterhin kann es bei Pra¨paraten zu alternativen Abbildungen
kommen, die in ihrer Qualita¨t, a¨hnlich den Ergebnissen anderer optischer Methoden, aufgrund eintre-
tender Aberrationen, mehr oder weniger voneinander abweichen. Die erhaltene Information daraus kann
einerseits zur Interpretation der Probe, andererseits aber auch zur Optimierung der Messungen, genutzt
werden. Der letztgenannte Aspekt steht in dieser Arbeit im Vordergund. Wegen des destruktiven Charak-
ters einer massenspektrometrischen Messung ist bei einzelnen nativen biologischen Proben leider nur eine
begrenzte Anzahl von Einzelmessungen, mit unterschiedlichen Parameterkombinationen, zu einer sinn-
vollen Informationssammlung mo¨glich. Artiﬁzielle Testpra¨parate, mit, im Vergleich zu nativen Proben
relativ gut kontrollierbarer Beschaﬀenheit und robuster Struktur, heben diese Restriktion dagegen, zu-
mindest teilweise, auf und ermo¨glichen dadurch eine eingehendere Untersuchung. Neben den Parametern
der elektrostatischen LDI-Ionenquelle und der Probenbeschaﬀenheit sind die Pra¨parationstechniken der
Matrixapplikation dabei entscheidend fu¨r die, von einer Probenmessstelle mittels MALDI, maximal emit-
tierbare Ionenanzahl. Ein besonders sensibler Schritt wa¨hrend der Pra¨paration ist dabei die beginnende
Matrixkristallisation, die vor allem an biologischen Oberﬂa¨chen mit unterschiedlichen Pra¨parationstech-
niken nicht identisch verla¨uft. Sehr entscheidend ist dies im Zusammenhang mit der bildgebenden Mi-
krosondentechnik, hinsichtlich der erzielbaren Abbildungsqualita¨t aber auch generell fu¨r die Darstellung
der Analytsubstanzen. Ein weiterer Teil dieser Arbeit beinhaltet die apparative und methodische Einbin-
dung einer konfokalen Laser-Raster-Mikroskopie (CLSM) in ein bestehendes LDI-Flugzeitspektrometer
mit nur einem Laser. Die konfokalen Aufnahmen ko¨nnen dabei im Wechsel an einer identischen Probe
1
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durchgefu¨hrt werden, wobei so im doppelten Sinne konfokale Messungen mo¨glich werden.
1.2 Abstract
The aim of this experimental thesis is the optimization of case-by-case strategy and sample preparation for
MALDI-TOF mass spectrometry. Two time-of-ﬂight mass spectrometers were used to investigate the main
limitations of high spatial resolution in mass spectrometry imaging (MSI, SMALDI). Therefore small and
medium sized burn pattern produced by Gaussian and multimode laser proﬁles on top of the sample were
analyzed. This was done for conventional (MALDI-MS) and mass spectrometry imaging (MSI). Another
part of this work was the integration of a CLSM-setup (confocal laser scanning microscopy) into a mass
spectrometer allowing for confocal light microscopic and mass spectrometric analysis of one specimen in
parallel and batch-mode by using only one laser. In detail, the ablated volumes of numerous laser pulses
were investigated. In the same way, this was done for single-pulse ablation and repeated single-pulse
ablation. Furthermore the inﬂuences of diﬀerent axial and spatial desorption plume distributions were
examined by changing the sample-plane-position along the ion optical path (optical axis) stepwise. The
ablated volume and the mass resolution in spectra were found to be inﬂuenced by this procedure, too.
Diﬀerent preparation techniques were tested for the light microscopic and mass spectrometric analysis
of biological specimens and test-pattern objects aiming for a method which gives comparable results for
both analysis techniques. The evolution of signal-to-noise-ratio (SNR), signal-to-ablation-ratio (SAR),
base-peak (maximum level) and baseline-intensities (instrument’s Zero-level) was studied and used to
characterize the quality of the (two-dimensional) ion intensity maps. Based on these studies it is possible
to describe the desorption/ablation and ionization eﬃciency of the diﬀerent operation modes. This kind of
fundamental investigations are necessary for a better understanding of the still controversially discussed
desorption/ionization mechanisms in MALDI of native biological samples. In order to generate more
speciﬁc strategies for investigating native biological samples, it is crucial to know, what are the essential
key-limitations and which parameters of the operating procedure results in the desired optimization. This








Diese experimentelle Arbeit stellt einen Beitrag zur Untersuchung des Einﬂussbereiches von Pra¨parat-
ionstechniken und Messmethodiken auf MALDI-TOF-Spektren biologischer Proben dar. Hieraus la¨sst sich
die Qualita¨t der Messergebnisse, vor allem mit nativen biologischen Proben, optimieren. Es ist innerhalb
bestimmter Modellvorstellungen bei apparativen Grenzbereichen hinsichtlich der Laserfokusgro¨ße und der
Laserpulsdauer nicht eindeutig bekannt, wie der genaue Ablauf der physikalischen Prozesse, die insgesamt
zu einer Desorption/Ablation und Ionisierung der Analyte fu¨hren, stattﬁndet [1] [2]. Dies erschwert eine
planbare Optimierung jeder Vermessung nativer biologischer Proben und ist nicht zuletzt auch bei der
ortsaufgelo¨st abbildenden (bildgebenden) Massenspektrometrie problematisch. Es besteht die Mo¨glich-
keit, daß die wa¨hrend einer Lasereinwirkung in kristallinen Matrixproben in Frage kommenden physikali-
schen Prozesse, pra¨parationsbedingt, eine Verschiebung in ihrer relativen Gewichtung, d.h. im Rahmen der
insgesamt ablaufenden Ablationscharakteristik erfahren ko¨nnen. Bedingt durch experimentelle Ergebnis-
se, die nahelegen, daß eine Inkorporation einzeln vorliegender Analyte (aus bestimmten Substanzklassen)
in den Matrixkristall nicht mehr als absolute Voraussetzung fu¨r die Darstellbarkeit anzusehen ist, erlangen
zunehmend alternative MALDI-Pra¨parationstechniken an Bedeutung [3] [4] [5]. Im Besonderen in Experi-
menten mit biologischen Zell- und Gewebepra¨paraten sind hier Techniken, mit denen sehr kleine Kristalle
erzeugt werden bzw. eine Matrixkristallisation aus einer Lo¨sung heraus im Pra¨parationsprozess ausbleibt,
neu zu bewerten. Hierzu za¨hlen z.B. amorphe Pra¨parationen, lo¨sungsmittelfreie Auftragungs- und auch
trockene Spru¨hverfahren. Eine fu¨r die Analytsignalintensita¨t entscheidende Gro¨ße ist das Verha¨ltnis von
erzeugten Analytionen zum insgesamt ablatierten Material und hier speziell dem Ionenanteil, der als che-
misches Rauschen in den Spektren auftritt. Es ist bekannt, das die eﬀektive Ionisierungsrate bei MALDI
generell gering ist, wobei die Ionisierung i.d.R. in zwei Schritte unterteilt beschrieben wird. Einerseits
in die prima¨re Ionisierung, vorwiegend von Matrixmoleku¨len wa¨hrend der Desorption/Ablation und an-
dererseits in eine sich unmittelbar anschliessende sekunda¨re Ionisierung, hauptsa¨chlich von Analyten, in
der Gasphase. Die zweite Phase entha¨lt, je nach Ausgangsbedingungen, eine unterschiedlich eﬀektive Ver-
minderung von freien Ladungen bzw. eine Neutralisierung bereits desorbierter, vorgeformter Analytionen.
Dieser Vorgang kann aus mehreren Teilreaktionen bestehen. Ausschlaggebend fu¨r die Qualita¨t eines Spek-
trums ist letztlich das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis, d.h. der Anteil von nackten Analytionen im Verha¨ltnis
zu unspeziﬁschen oder speziﬁschen Rauschionen aus beiden Ionisierungsphasen. Unspeziﬁsch deutet dabei
die unklare Rauschzusammensetzung an. Speziﬁsch bedeutet, in diesem Zusammenhang, daß Matrix und
oder Analyte zum Rauschen beitragen. Tra¨gt der Analyt wesentlich zum Rauschanteil im betrachteten
Massenbereich bei (u¨berwiegend speziﬁsches Rauschen), vera¨ndert sich das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis
und damit insgesamt auch die Rauschcharakteristik einer Messung. Ein Teil dieser Arbeit beschreibt
das Verhalten der beiden Gro¨ßen Signal-zu-Ablationsverha¨ltnis (SAR) und Signal-zu-Rauschverha¨ltnis
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(SNR) bei unterschiedlichen Messbedingungen und Pra¨parationstechniken (Parameterkombinationen).
Beide Gro¨ßen ko¨nnen als eine Art Marker, auch zur Optimierung von Messmethodiken, eingesetzt wer-
den. Als Proben werden in dieser Arbeit native biologische Pra¨parate, d.h. Eukaryotenzellen (humane
Zellkulturen, Ba¨ckerhefe), Gewebeschnitte und Gewebeteile (Maus, Kopﬀu¨ßler), artiﬁzielle Teststruktur-
en (Siliziumwafer) sowie MALDI-Matrixpra¨parationen mit und ohne Analyt verwendet. Diese werden mit
unterschiedlichen Pra¨parationstechniken (Spraytechnik, Drucktechnik, Dried droplet) und Targetmate-
rialien vermessen. Weiterhin werden weitfeldmikroskopische und konfokale Techniken eingesetzt, um die
MS-Analysen in sinnvoller Weise zu erga¨nzen. Die MS-Analysen stellen bildgebende und konventionelle
MALDI-Messungen der untersuchten Proben dar.
Mit den grundlegenden Untersuchungen von Karas und Hillenkamp mitte der 1980er Jahre wur-
de die Matrix-Assistierte-Laser-Desorption/Ionisierung mit organischen Matrizes – MALDI – in der
analytischen Massenspektrometrie eingefu¨hrt [6] [7]. Der genaue Ablauf, der dieser Technik zugrunde-
liegenden physikalischen Mechanismen, ist dagegen im Detail bis heute nicht restlos aufgekla¨rt [8] [9].
Den Schwierigkeiten, die dabei einerseits einer Beschreibung der ablaufenden physikalischen Vorga¨nge im
Wege sind, stehen andererseits die faszinierenden Ergebnisse auf der Anwendungsseite gegenu¨ber. Der
Fortschritt bei den praktischen Anwendungen ist dabei durchweg nicht nur von akademischem Wert, da
sich bislang sehr schnell ein direkter Nutzen z.B. in der Medizin oder im Bereich molekular arbeiten-
der Disziplinen, aus den unterschiedlichsten Gebieten der Umwelt- und Lebenswissenschaften erkennen
la¨sst [8]. Basierend auf der initialen Entwicklung der beiden, zweifelsfrei als die massenspektrometrischen
Schlu¨sseltechniken der Bioanalytik des letzten Jahrhunderts anzusehenden Verfahren, MALDI und ESI
(Elektro-Spray-Ionisierung, Fenn) [10] [11], ist die Massenspektrometrie nach insgesamt fast drei An-
wendungsjahrzehnten in der biochemischen Analytik fest etabliert und aus der modernen molekularen
Routineanalytik nicht mehr wegzudenken. Der Schritt zur Routine u¨bertriﬀt dabei bereits den Status
der rein molekularen Identiﬁkation und Charakterisierung einzelner chemischer Stoﬀe. Es ko¨nnen teil-
weise bereits daru¨berhinausgehend, anhand artspeziﬁscher molekularer Merkmale (Marker im weiteren
Sinne), phylogenetische Zuordnungen von pro- und eukaryotischen Organismen erfolgen [12] [13]. Die
Funktionalita¨t der apparativen Entwicklungen fu¨hrt dabei in Kombination mit Abwandlungen dieser bei-
den ”weichen“ Desorptions-/Ionisierungs-Verfahren zu immer neuen Anwendungen. Diese verschieben die
absolute Nachweisgrenze in Kombination mit leistungsfa¨higeren Spektrometern zu niedrigeren absoluten
Werten, und vergro¨ßern i.d.R. dabei gleichzeitig auch die Menge der darstellbaren Vertreter aus einzelnen
chemischen Substanzklassen.
Flugzeitmassenspektrometrie
Aufgrund der gepulsten Ionenerzeugung ist MALDI zuna¨chst fu¨r die Kombination mit Flugzeitanalysa-
toren pra¨destiniert. Flugzeitanalysatoren werden im Zusammenhang mit Massenspektrometern seit Ende
der 1940er Jahre beschrieben und ko¨nnen direkt oder indirekt mit unterschiedlichen Ionenquellen ge-
koppelt werden. In Abha¨ngigkeit des Verwendungszwecks ist eine Ausstattung z.B. mit Elektronenstoß-,
Prima¨rionen- (SIMS, PDMS), Laserquellen (LDI/MALDI) oder auch mit Teilchenbeschleunigern tech-
nisch mo¨glich [8] [14].
Im Zusammenhang mit der Desorptions- und Ionisierungscharakteristik aus der festen Phase einer
MALDI-Probe heraus, sind prinzipielle Begrenzungen mit elektrostatisch arbeitenden Ionenquellen (ca-
thode lens geometry) in der Kombination mit linearen Flugzeitanalysatoren unvermeidlich. Diese wirken
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sich limitierend auf die erreichbare Massenrichtigkeit und die Massenauﬂo¨sung aus. Zu nennen ist hier,
in der Reihenfolge der Bedeutung, die Verteilung der initialen kinetischen Energie der Ionen und eine
initiale Orts- sowie eine Zeit- und Startwinkelverteilung innerhalb einer Pulspopulation. In den Quellen
fu¨r Flugzeitanalysen werden u¨berwiegend axialsymmetrische elektrostatische Felder eingesetzt. Diese sind
allein nicht dazu geeignet, einige auftretende systematische Abweichungen in den erhaltenen Ionenvertei-
lungen, bis in ho¨here Ordnungen1, auszugleichen. Das bedeutet, daß einige Aberrationen bei einer Analyse
mit linearen Flugzeitspektrometern erhalten bleiben und eine Messung negativ beeinﬂussen ko¨nnen [15]
[16]. Fu¨r die genannten initialen Fehler sind entsprechende apparative Korrekturmo¨glichkeiten, oft bereits
seit Jahrzehnten, bekannt. Diese werden teilweise kombiniert eingesetzt. Es handelt sich dabei um Ein-
richtungen wie Ionenspiegel (ion mirrors, reﬂector), die verzo¨gerte Ionenextraktion (Delayed-extraction,
DE), die nachgelagerte Pulsfokussierung (Post-Source-Pulse-Focusing, PSPF) oder auch um geeignete
Kombinationen von Felddimensionen, die eine Ortsfokussierung ho¨herer Ordnung in zweistuﬁgen Quel-
len ermo¨glichen [17] [18] [19] [20]. Das grundlegende physikalische Korrekturprinzip beruht dabei i.d.R.
auf einer abgestuften positiven/negativen Beschleunigung der zeitlich streuenden Ionenpopulationen. Im
Falle von DE und PSPF erfolgt das Anlegen der Felder zeitverzo¨gert zum Einsetzen des Ionenpulsstroms.
Die Ortsfokussierung wird durch eine Kombination der Felddimensionen, der zwei Beschleunigungsstufen,
erreicht. Die Korrektur jeder Einrichtung (außer der Ortsfokussierung) ist i.d.R. (immer nur) fu¨r einen
begrenzten Massenbereich optimal. Eine Kombination von elektrostatischen mit magnetischen Elementen
ist in MALDI-Quellen technisch ebenfalls mo¨glich [21].
Ein deutlich erkennbarer Trend, bei der Konstruktion kommerzieller TOF-Spektrometer mit elektrostati-
schen Quellen, geht zur Verwendung gitterloser Elektroden. Teilweise werden dabei nichtlineare (parabo-
lische) Potentialverla¨ufe realisiert (curved ﬁeld). Ein Verzicht auf Gitter an Elektroden erho¨ht dabei die
Akzeptanz der entsprechenden Einrichtung und verringert i.d.R. die apparativ bedingten Fehlereinﬂu¨sse.
Dieses Konzept fu¨hrt, konsequent angewandt, aber auch zu gewissen Einschra¨nkungen, wie z.B. im Falle
eines curved ﬁeld reﬂectron. Ein nichtlinearer Potentialverlauf in einem gitterlosen Reﬂektor la¨sst in der
Ebene des Reﬂektorein/ausgangs keinen planen A¨quipotentialverlauf zu (→ Linseneﬀekt), wodurch die
Lage des Detektors zwingend auf den Reﬂektorausgang festgelegt ist. Die Gesamtﬂugstrecke der Ionen
wird dadurch prinzipiell eingeschra¨nkt.
Außer den genannten apparativen Einrichtungen bedarf es zudem kontinuierlicher Anpassungen im
Bereich der Matrixpra¨paration, der Messmethodik und letztlich auch der Kalibrierverfahren und hier spe-
ziell der Nachkalibrierungsmethoden, um praktisch den theoretisch erreichbaren Nutzen der apparativen
Entwicklungen, fu¨r einen mo¨glichst großen Massenbereich, zuga¨nglich zu machen. Einige der genannten
apparativen Korrekturen schra¨nken den zusammenha¨ngend in einer Messung darstellbaren Massenbereich
ein und beinhalten zudem, gleichzeitig wiederum die Mo¨glichkeit systematische Fehler in eine Messung
einzubringen. Das kann einerseits durch Streuung von Ionen an Gitterelektroden, o¨rtliche Fledinhomo-
genita¨ten z.B. aufgrund von Felddurchgriﬀen (ﬁeld fringes, Linseneﬀekt) und andererseits durch zeitlich
nichtkonstante Felder an beschalteten Elektroden hervorgerufen werden (DE, PSPF). Die apparativen Op-
timierungen werden deshalb oft mit mathematischen Nachkalibrierungsmethoden erga¨nzt, die versuchen,
diese Fehler auszugleichen. Gelingt dies hinreichend, kann dadurch der Restfehler der Massenrichtigkeit
in einem gro¨ßeren Massenbereich, in Abha¨ngigkeit von der Dichte der Stu¨tzstellen, unter die oft auch als
”magische Grenze“ von δ = 5 ppm bezeichnete Schwelle gesenkt werden [22] [23]. Zusammenfassend kann
festgestellt werden, daß die Genauigkeit einer Massenbestimmung und die erreichbare Massenauﬂo¨sung
1Dies sind explizit spha¨rische Aberrationen 3. Ordnung, winkelabha¨ngige chromatische Aberrationen 2. Ordnung und
geometrische Aberrationen 2. Ordnung.
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in Spektren einer MALDI-TOF-Messung, durch unkorrigierte initiale Fehler und weitere systematische
Fehler mit Auswirkungen auf die Flugzeit limitiert wird. Aufgrund des Nyquist-Kriteriums begrenzt
auch bei optimaler Minimierung aller systematischen Fehler, aus den methodischen (MALDI-Prozess)
und apparativen Einﬂu¨ssen, die Charakteristik des Detektors sowie letztlich die Frequenz der digitalen
Abtastung, die erreichbare Massenrichtigkeit und Massenauﬂo¨sung. Wa¨hrend der Digitalisierung muss
ein analoger Signalzug mo¨glichst unverfa¨lscht umgewandelt werden. Erst dies gewa¨hrleistet eine folgerich-
tige Weiterverarbeitung der Rohdaten. Bei der Rohdatenverarbeitung kann es sich im einzelnen um eine
Mittelwertbildung, eine Peakerkennung mit Centroidbildung, eine relative Quantiﬁzierung und/oder eine
Klassiﬁzierung, also sehr allgemein um eine vergleichende Ordnung der erhaltenen Signalintensita¨ten han-
deln. Oftmals ergeben dabei bereits die deskriptiven Statistiken der Rohdaten ausreichende Erkenntnisse
u¨ber die vermessene Probe, um die zu einer chemischen Interpretation der Probe gestellte Frage direkt be-
antworten zu ko¨nnen. Die Methoden der Datenbehandlung ko¨nnen dennoch weit u¨ber die rein deskriptive
Statistik hinausgehen. In den letzten Jahren werden versta¨rkt, im Bereich der massenspektrometrischen
Bioanalytik, immer ha¨uﬁger Methoden aus der Inferenz-Statistik eingesetzt, wie z.B. Clusteranalysen,
Regressions- oder Varianzanalysen etc. .. [24] [25] [26].
Flugzeitspektrometer mit LDI/MALDI-Quellen zeichnen sich i.d.R. durch sehr hohe relative Ionen-
transmissionsraten aus (T  90%). Eine neben der Massenrichtigkeit und Massenauﬂo¨sung analytisch be-
deutsame Gro¨ße ist die Nachweisgrenze eines Spektrometers. Diese wird einerseits, prozessbedingt, durch
in diesem Zusammenhang unerwu¨nschten molekularen Zerfall (ISD, in source decay; PSD, post sour-
ce decay) und andererseits durch das destruktive Detektionsprinzip einiger Detektortypen begrenzt. Die
Signalintensita¨t der detektierten Ionen ist bei einer Flugzeitanalyse dann abha¨ngig von ihrer Geschwindig-
keit und damit (auch) von ihrer Masse. Weiterhin kann die Nachweisspeziﬁta¨t deutlich verringert werden,
je komplexer eine chemische Probenzusammensetzung wird und je ha¨uﬁger dabei auftretende Signalu¨ber-
lappungen einzelner Isotopverteilungen von unterschiedlichen Moleku¨lionenspezies (isotopic multiplets)
in den Spektren sind. Die Nachweisspeziﬁta¨t ist dann unmittelbar mit der Massenauﬂo¨sung und der er-
zielbaren Massengenauigkeit verknu¨pft [8] [27].
Parallel zur technischen Weiterentwicklung der TOF-Spektrometer ist im Rahmen der chemischen
Analytik an kleineren Biomoleku¨len, versta¨rkt in den letzten Jahren, eine Nutzung von elektrostatischen
MALDI-Quellen unter Atmospha¨rendruck (AP-MALDI) in Kombination mit den, als erwiesenermaßen
sehr leistungsfa¨higen, FT-Methoden an Ionenfallenanalysatoren vorangetrieben worden [8] [28] [29]. Solche
Quellen ermo¨glichen eine A¨quilibrierung der kinetischen Energie aus dem Desorptions/Ionisierungsprozess
(collisional cooling) vor Eintritt der Ionen in den Massenanalysator und ko¨nnen so metastabile Zerfa¨lle
von relativ großen intakten Biomoleku¨len deutlich reduzieren [30]. Der Einsatz von Edelgasen kann da-
bei, aufgrund der fehlenden Rotations- und Schwingungsenergien der Residualgasteilchen, gegenu¨ber einer
Luft- oder Stickstoﬀatmospha¨re vorteilhaft sein. Einige AP-MALDI Entwicklungen ero¨ﬀnen in Kombi-
nation mit leistungsfa¨higen Massenanalysatoren, vor allem im Bereich der ortsauﬂo¨senden bildgebenden
MALDI-Massenspektrometrie an nativen biologischen Proben, neue analytische Mo¨glichkeiten in bisher
unbekannter Qualita¨t [31] [32]. In den Abbildungen 2.1 und 2.2 sind die bei einer MCP-Detektion zu
erwartende relative Ionensignalintensita¨t in Aba¨ngigkeit von der Ionengeschwindigkeit sowie die ange-
nommenen Ionengeschwindigkeiten und Impulse in Abha¨ngigkeit von der Ionenmasse, entsprechend der
angegebenen Referenzen, aufgetragen.
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Abbildung 2.1: Theoretische relative Ionensignalintensita¨t in Abha¨ngigkeit von der Ionengeschwindigkeit v bei Nachweis





. Mit der Konstante k = 53
kms−1, nach [33].



































Abbildung 2.2: (Links) Theoretische Ionengeschwindigkeit in Abha¨ngigkeit des anliegenden Beschleunigungspotentials, nach





ko¨nnen die Geschwindigkeiten großer Moleku¨lionen aus der MALDI-Methode hiervon abweichen. (Rechts) Ionenimpuls
nach Berechnung mit den angenommenen Geschwindigkeiten.
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MALDI-TOF-MS - apparativer Status
An MALDI-Flugzeitspektrometern kann mit der Dried droplet-Pra¨parationsmethode und unter optima-
len Bedingungen2, bezogen auf den Bereich der Peptid- und Proteinanalytik, eine Massenauﬂo¨sung von
bis zu R ≈ 30000 bei einem relativen Restfehler von minimal δ ≈ 2 ppm mit einer Grenzkonzentration
von ungefa¨hr 1 amol/µl erreicht werden. Die Ergebnisse sind dabei von der UV-Laserrepetionsrate ( 5
kHz) nahezu unabha¨ngig und der UV-Laserspotdurchmesser u¨berwiegend  100 µm [22]. Sehr ha¨uﬁg wer-
den diese extrem guten Ergebnisse mit TOF-Spektrometern aber nicht und erst recht nicht innerhalb des
gesamten dynamischen Bereichs, von ca 105, erhalten [8]. Entscheidend ist bei einem interapparativen Ver-
gleich immer, fu¨r welchen Massenbereich die angegebene Massenauﬂo¨sung und Massenrichtigkeit zutriﬀt.
Theoretisch steigt bei einem TOF-Analysator die erzielbare Massenauﬂo¨sung, in etwa mit der Wurzel der
detektierten Ionenmasse, an. Bei den Desorptions-/Ionisierungsverfahren LDI/MALDI ist dies dagegen
praktisch oft nicht mehr feststellbar. Es kann hier mit zunehmender Bestrahlung zu einer sinkenden Mas-
senauﬂo¨sung, bei steigender Ionenmasse kommen. Der Grund hierfu¨r liegt in der MALDI/LDI-Methodik.
Da bei MALDI, außer dem Anteil der ionisierten Analytmoleku¨le, auch die Anzahl der ionisierten Ma-
trixmoleku¨le gesteigert wird und diese in hohem molaren U¨berschuss vorliegt, fu¨hrt dies kurzzeitig (sehr
wahrscheinlich) zu einem relativ dichten Plasma in unmittelbarer Na¨he der Elektrode. Hierbei kann es
teilweise zu einer vollsta¨ndigen Abschirmung des elektrostatischen Beschleunigungsfeldes in dieser Region
kommen, wie dies z.B. von klassischen Kathodenemissionen bekannt ist (cathode emission eﬀect). Da die
initiale Geschwindigkeit der Ionen in erster Na¨herung unabha¨ngig von der Ionenmasse ist, breiten sich
leichte Matrixspezies und schwere Analytspezies, zuna¨chst, gleich schnell aus. Die initiale Geschwindig-
keit, die alle Spezies im ”Plasmaschirm“ erreichen, bevor eine entsprechende Verdu¨nnung des Plasmas
durch Neutralisation und Ausdehnung eintritt und somit das elektrostatische Feld fu¨r die Ionen spu¨rbar
wird, nimmt fu¨r leichte Ionen im Verha¨ltnis zu ihrer erlangten Endgeschwindigkeit einen geringeren Anteil
ein, als dies bei schweren Moleku¨lionen der Fall ist [34]. Techniken, wie z.B. die verzo¨gerte Ionenextrakti-
on, die ein auf bestimmte Ionenmassen abgestimmtes zeitversetztes elektrisches Feld anlegen, reduzieren
diese Abha¨ngigkeit aber deutlich, da dann nicht mehr die Dichte der Plasmawolke bei einer gegebenen
Feldsta¨rke fu¨r eine Ionenspezies den Zeitpunkt einer einsetzenden elektrostatischen Beschleunigung (allei-
ne) bestimmt, sondern bei geeigneter Wahl auch die Verzo¨gerungszeit des ersten Beschleunigungsfeldes.
MS-Analytik in Umwelt- und Lebenswissenschaften
Eine generelle Sta¨rke der Massenspektrometrie ist ihre Fa¨higkeit komplementa¨r, d.h. im weiteren Sinne
als molekulares/atomares Detektionssystem eingesetzt werden zu ko¨nnen. Diese Tatsache hat zugleich
ihren universellen Einsatz in der Umwelt- und Bioanalytik manifestiert. Eine der wichtigsten apparativen
Kopplungen in den letzten Jahrzehnten ist dabei, mit Sicherheit, diejenige von Massenanalysatoren mit
den chromatographischen Techniken (GC, LC, vereinzelt auch CE3). Wichtige neuere Entwicklungen sind
aber auch auf dem Gebiet der Prozessminiaturisierung zu sehen, wie z.B. bei der Lab-On-Chip-Technologie
[35] [36] und der oft im Zusammenhang mit MALDI stehenden Vermessung mikrostrukturierter (funk-
tionalisierter) Oberﬂa¨chen und Arrays zu ﬁnden [37] [38]. Ebenso wird die Vermessung weitestgehend
unbehandelter nativer biologischer Proben immer ha¨uﬁger [8]. Letzteres wird dabei in zunehmendem
Maße in der Form einer ortsaufgelo¨sten und bildgebenden molekularen Analytik durchgefu¨hrt [39]. Die
gro¨ßte apparative Innovation der letzten Zeit auf dem Gebiet der Massenspektrometrie geht aber, zwei-
felsfrei, von den ambienten Verfahren aus. Diese kommen ga¨nzlich ohne Probenpra¨paration aus und
einige von ihnen eignen sich, wenngleich eingeschra¨nkt, auch zu einer ortsaufgelo¨sten bzw. bildgebenden
2Bei ausreichender Korrektur systematischer Fehler (Bias).
3GC = Gaschromatographie, LC = Flu¨ssigkeitschromatographie, CE = Kapillarelektrophorese.
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Analytik [40].
2.1 Zielsetzung
Die vorliegende Arbeit stellt einen Vergleich von zwei Messmethoden an. Diese werden mit unterschied-
lichen Pra¨parationstechniken kombiniert und an artiﬁziellen wie nativen biologischen Proben, unter an-
derem auch zur bildgebenden Darstellung, eingesetzt. Der zentrale Bereich jeder molekularen in situ
Analytik ist die unverfa¨lschte Ermittlung realer (natu¨rlicher oder vera¨nderter) Ha¨uﬁgkeiten einzelner
Substanzen. Die Bestimmung der absoluten Menge einer Substanz ist mit MALDI-Massenspektrometern
i.d.R. nur semiquantitativ mo¨glich, da die Nachweisgrenze eines Spektrometers in Abha¨ngigkeit von der
Komplexita¨t einer Probe und des Verlaufes des Desorptions-/Ionisierungsprozesses steht. Deshalb ko¨nnen
auch bei einer gleichbleibenden Gera¨tesensitivita¨t einzelne einander folgende Messungen (teilweise star-
ken) systematischen Schwankungen unterliegen. Anhand des angestellten Vergleiches sollen Erkenntnisse
u¨ber die Charakteristik der Vermessung gewonnen werden, die letztlich zu einer Optimierung von Mes-
sungen an nativen biologischen Proben verwendet werden ko¨nnen.
Zu den Messungen werden zwei LDI-TOF-Spektrometer herangezogen. Beide Spektrometer besitzen
dabei ein nahezu identisches Aufbau- und Funktionsprinzip. Die Laserstrahleinkopplung in die Hochva-
kuumquellen erfolgt hier koaxial zur Ionenﬂugrichtung sowie zur TOF-Achse. Die optische Achse des
elektrostatischen Linsensystems ist damit identisch mit der TOF-Achse und der optischen Achse der
Laserstrahlfu¨hrung. Im linearen Modus sind beide Spektrometer hinsichtlich lateraler Ortsdiﬀerenzen in
der Startebene und unterschiedlicher Startwinkel korrigiert (linear isochron), d.h. initiale Unterschie-
de in diesen Koordinaten fu¨hren innerhalb einer auf den Detektor abgebildeten Ionenpopulation - in
erster Ordnung - zu keiner Flugzeitabweichung. Die Spektrometer unterscheiden sich im aktuellen Auf-
bau sowohl in den Quell- und TOF-Dimensionen, als auch in der Anzahl der Quellelektroden und vor
allem im verwendeten Laser und der Laseroptik. Ein weiterer Unterschied besteht in der digitalen Ab-
tastfrequenz der Analog-zu-Digitalumsetzung (ADC) mittels Transientenrekordern und der Mo¨glichkeit
an einem Spektrometer mit verzo¨gerter Ionenextraktion (Delayed Extraction) zu messen. Es werden in
dieser Arbeit die Auswirkungen von auftretenden apparativen und pra¨parativen Grenzbedingungen bei
der Vermessung nativer biologischer Proben untersucht und weiterhin die Anforderungen der bildge-
benden Massenspektrometrie, speziell mit kleinen Laserfoki. Unterschiedliche Aufnahmemethoden der
Mikrosonden-Analytik werden im Zusammenhang mit der oberen Massengrenze biologischer Moleku¨le
untersucht und dabei wesentliche Unterschiede identiﬁziert sowie auftretende Vera¨nderungen bei unter-
schiedlichen Pra¨parationstechniken diskutiert.
Limitierende Parameter
Die Grenzbedingungen zur Erzeugung und Transmission einer gepulsten Ionenmenge in einer (trans-
missionsoptimierten) elektrostatischen MALDI-Quelle werden entscheidend u¨ber folgende Parameter be-
stimmt (key limitations):
• Eine apparative Einﬂussgro¨ße stellt die Querschnittsﬂa¨che des auf die Probe treﬀenden Laserstrah-
les dar [1]. Untersuchungen konnten zeigen, daß daru¨berhinaus aber auch das TEM-Proﬁl, im Be-
sonderen bei wiederholten Messungen an einer identischen Probenposition, Auswirkungen auf das
insgesamt erhaltene Ionensignal haben kann. Interessant ist in diesem Zusammenhang das Signal-
zu-Rausch- (SNR) und das Signal-zu-Ablations-Verha¨ltnis (SAR) bzw. dessen ggf. unterschiedliche
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Entwicklung im Messverlauf. Ein TEM00-Proﬁl erzeugt dabei, im Vergleich zu einem Multimode-
Proﬁl und a¨hnlicher Fokussierung, besonders an MALDI-Pra¨parationen mit kleiner Matrixkristall-
gro¨ße und homogener Analytverteilung, eine abweichende Eﬃzienz im Gegensatz zu Pra¨parationen
mit gro¨ßeren Kristallen und lokal konzentrierten Analytverteilungen [41].
• Eine bei nativen Proben feststehende aber in der Regel nicht bekannte Gro¨ße, ist die Absolutmenge
eines Analyten in Kombination mit seiner Verteilung innerhalb der Probe bzw. Pra¨paration [42]
[43].
• Es wirken sich daru¨berhinaus weitere, u¨berwiegend pra¨parative, Einﬂu¨sse limitierend aus. Diese
ha¨ngen direkt mit der verwendeten Matrixsubstanz zusammen. Es handelt sich dabei um die Kris-
tallgro¨ße, den Absorptionskoeﬃzienten, die Dichte und den Schmelzpunkt sowie die Hydrophobizita¨t
bzw. Hydrophilie und den Grad der Acidita¨t einer Matrix.
Im Wesentlichen sind durch die Art der Pra¨parationstechnik dann die Verteilung der Matrix, die
Kontaktzeit mit dem Analyten in der ﬂu¨ssigen Phase und die im Mittel erreichbare Kristallgro¨ße beein-
ﬂussbar. Die Bedeutung der Pra¨parationstechnik im Zusammenhang mit dem ha¨uﬁgsten Ladungszustand
eines Analyten ist dagegen umstritten [8].
Pra¨parative Einﬂu¨sse ko¨nnen teilweise zur Kla¨rung der apparativen Grenzbedingungen herangezo-
gen werden. Das Bindeglied zwischen apparativen und pra¨parativen Parametern stellt die Messmethodik
dar. Sie wird auf die Probenbedingungen abgestimmt und umfasst die Art und Weise, wie eine Mes-
sung letztlich im einzelnen abla¨uft. Aufwendigere Messungen erfordern eine Strategie aus Pra¨paration
und Messmethodik. Ein hier wohl treﬀender Vergleich innerhalb der Pra¨parationsebene ist dabei die
Standardoperationsvorschrift (SOP, standard operating procedure), im Sinne der GLP-Richtlinien (”Gute
Laborpraxis“4). Die Anwendung einer Messmethodik ist deshalb insgesamt immer mehr, als eine bloße
Gera¨tebedienung mit wechselnden Parameterwerten.
Apparative Parameter
Im Zusammenhang mit der matrixassistierten Laserdesorption/Ionisierung sind im apparativen Bereich,
neben der Dimensionierung der elektrostatischen Einrichtung(en) in der Quell-, Korrektur- und Detek-
tionsregion, eine Reihe weiterer Parameter zu nennen, die direkt oder indirekt die transmittierte Ionen-
menge beeinﬂussen ko¨nnen. Hierzu za¨hlen zum einen unverha¨ltnisma¨ßig vera¨nderte Potentiale in der
Quellregion sowie zum anderen
• der nicht notwendigerweise konstante Betrag der Laserpulsenergie und die i.d.R. fu¨r einen Laser
charakteristische Pulsdauer und Pulsform5,
• die dreidimensionale Orientierung der Probe im Bezug auf das Laserproﬁl und die Lage der Mes-
sebene im elektrostatischen Beschleunigungsfeld,
• die Anzahl und auch die Frequenz der Laserpulse sowie
• die Richtungsorientierung relativ zur Probenstruktur bei nichtortsfesten bzw. rasternden Messun-
gen.
4OECD-Schriftenreihe u¨ber die Grundsa¨tze der Guten Laborpraxis und die U¨berwachung ihrer Einhaltung, OECD
Environment Directorate, Environment, Health and Savety Division, 75775 Paris Cedex 16, France.
5A¨hnlich wie bei anderen Laserverfahren z.B. Trenn- bzw. Schweißtechniken zur Materialbearbeitung.
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Untersuchungen an MALDI-Proben mit unterschiedlichen Laserproﬁlen lassen einen Zusammenhang der
Intensita¨tsverteilung im Proﬁl, mit der erreichbaren Signalintensita¨t bei Mehrfachmessungen an einer
Probenstelle erkennen (siehe Abb. 2.4). Die Abstimmung der einzelnen Parameterwerte ist nicht immer
im gesamten Wertebereich mo¨glich. Teilweise wird bereits durch die Festlegung der Parameterwerte der
transmissionsoptimierten elektrostatischen Einrichtung eine Einschra¨nkung bei anderen Parameterwerten
bedingt. Weiterhin ist z.B. die Laserpulsdauer eine Gro¨ße, die mit dem verwendeten Laser bzw. seinen
Betriebsmodi i.d.R. feststeht. Gleiches gilt auch fu¨r die Pulsform (Intensita¨t als Funktion der Zeit).
Immer dann, wenn die Pulsdauer im Bereich des sogenannten thermal conﬁnement regime eines Matrix-
/Probenmaterials liegt kann bei Messungen mit einer Bestrahlung im Bereich der Schwellbestrahlung
einer Substanz (i.d.R. Einsetzen der Clusterdesorption) und hoher Pulsfrequenz lokale Wa¨rmeakkumula-
tion in bestrahlten aber (noch) nicht ablatierten Bereichen eintreten. Die Temperatur einer MALDI-Probe
kann die Signalintensita¨t der Matrix messbar beeinﬂussen [44]. Das Targetmaterial kann z.B. u¨ber die
Anzahl freigesetzter Elektronen, die Ionisierung von Matrix und Analytmoleku¨len vera¨ndern. Die maxi-
male Laserrepetitionsrate und der Zeitbedarf, der zu einer Datenspeicherung notwendig ist, begrenzen
prinzipiell die Frequenz iterativer Messungen und dadurch insgesamt die Messdauer. Weiterhin ist die
erforderliche Synchronisation der Steuerungen des Desorptionslasers mit der Probenpositionierungsein-
heit, dem Detektionsprozess und dem Speicherzyklus des Messrechners zu beru¨cksichtigen. Eine oftmals
kritische Gro¨ße in diesem Zusammenhang ist der i.d.R. mit einem Jitter behaftete Zeitraum, der bei ei-
nem mechanischen Ortswechsel der Probe in einem Messzyklus anfa¨llt. Aufgrund der meistens fehlenden
(direkten) Ru¨ckkopplung (bzw. Steuerung), muss eine geeignete Einstellung (bzw. Regelung) zuna¨chst
empirisch ermittelt werden.
Pra¨parative Parameter
Die pra¨parativen Parameter beziehen sich hier, in erster Linie, auf die notwendige Matrixpra¨paration einer
Probe. Diese ist bei nativen und artiﬁziellen Proben in ihrer Art und Weise ha¨uﬁg fu¨r die prinzipielle
Freisetzbarkeit einer ausreichenden Anzahl von Analytmoleku¨lionen entscheidend. Pra¨parative Parameter
sind dabei:
• der Ablauf der Kristallbildung und das Kristallwachstum der Matrixsubstanz,
• die Gro¨ße und die Verteilung der erzeugten Kristalle,
• die U¨bereinstimmung der Matrix- und Analytverteilung bei nicht vollsta¨ndiger Mischung,
• eine mo¨glichst geringe Analytmigration innerhalb der Probe, aufgrund der Matrix-Pra¨paration (vor
allem im Zusammenhang mit bildgebenden Messungen) sowie
• der Einbau oder die Anlagerung der Analyte in bzw. an die wachsenden Matrixkristalle.
Kombination apparativer und pra¨parativer Parameter
Eine Messmethodik beinhaltet die Abstimmung der apparativen und pra¨parativen Parameter. Eine ro-
buste Methodik gewa¨hrleistet eine erfolgversprechende Analytvermessung, auch bei stark variierenden
Ausgangsbedingungen bzw. Probenbeschaﬀenheiten. Schematisch stellt Abbildung 2.3 die Triangulation
in der bildgebenden MALDI-Massenspektrometrie dar, zwischen
1. der physikalischen und chemischen Beschaﬀenheit der Probe(noberﬂa¨che),
2. den physikochemischen Eigenschaften der Matrix, der Pra¨parationstechnik sowie
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3. den apparativen Parametern des Spektrometers.
Ein gleichschenkliges Dreieck symbolisiert einen ausgeglichenen Einﬂuss von apparativen und pra¨para-
tiven Parametern auf ein Messergebnis, innerhalb einer Methodik. D.h. die Vorgaben, die durch die
Beschaﬀenheit der Probe feststehen aber nicht notwendigerweise alle im Vorhinein bekannt sind, erfor-
dern eine Regelung apparativer und pra¨parativer Einstellungen in vergleichbarem Umfang. Diese mu¨ssen
generell zuna¨chst empirisch ermittelt werden und gewa¨hrleisten dann die Vermessung einer oder mehrerer
chemisch a¨hnlicher, ggf. aber auch unterschiedlicher Substanzen sowie eine Bilddarstellung der entspre-
chenden Verteilungen. Manche Proben erfordern dagegen eine einseitig sta¨rkere Anpassung, entweder der
apparativen oder der pra¨parativen Parameter. Einige Proben sind wiederum unter keinen Bedingungen
darstellbar. Eine Methodik ist dann als robust anzusehen, wenn sie auch bei unterschiedlichsten Pro-
benbedingungen, mit nahezu identischen Parameterwerten angewandt werden kann. Als in diesem Sinne
klassisches Beispiel kann die Dried droplet-Pra¨paration unter Verwendung hochreiner Lo¨sungsmittel mit
Peptidanalyten gelten. In diesem speziellen Fall triﬀt es in der Regel zu, dass, an transmissionsoptimierten
elektrostatischen MALDI-Quellen, robuste Parametereinstellungen fu¨r erfahrene Anwender relativ leicht
zu ﬁnden sind. Diese fu¨hren zu einer vergleichsweise hohen Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, mit der
Ausnahme der ”Hot-spot-Charakteristik“ der Matrix 2,5-DHB. Die Einstellung der apparativen Parame-
ter kann bei einer unvera¨nderten Position der Probenebene auf der optischen Achse und gleichbleibenden
Detektionsbedingungen, dann oft auf die Regulierung der Bestrahlung und eine Abstimmung der Po-
tentiale6 an den Elektroden der Extraktionsstufen, hinsichtlich einer Ortsfokussierung, reduziert werden.
Bei der Vermessung nativer biologischer Proben ist dies dagegen i.d.R., aus einer Reihe spa¨ter noch zu
erla¨uternden Gru¨nden, nicht der Fall. In Abbildung 2.4 wird der Einﬂuss des Laserstrahlproﬁles bzw. der
Laserenergieverteilung im Desorptionsquerschnitt auf die Signalintensita¨tszunahme von Peptidionen bei
wiederholten Messungen dargestellt.
Ermittlung signiﬁkanter Gro¨ßen im Analyseprozess
Wesentliche Fortschritte bei der Optimierung von Pra¨parationstechniken, die im Rahmen der MALDI-
Analytik eingesetzt werden, ko¨nnen nur bei starker Korrelation des vera¨nderten Parameters mit der
Meßgro¨ße direkt, d.h. ohne deskriptive Statistik(en) identiﬁziert werden. Dies steht i.d.R. im deutlichen
Gegensatz zur apparativen Optimierung. Es zeigt sich oftmals ein Fortschritt erst in kleinen mittleren
Steigerungen der Messgro¨ße. Ein statistisch nachweisbarer Einﬂuss pra¨parativer Parameter auf ein Mes-
sergebnis erfordert deshalb immer einen feststehenden Satz apparativer Parameterwerte und eine gute
Kenntnis der Streuung standardisierter Messungen.
Dieser Umstand macht auch die Vermessung unbekannter Analyte in einer ga¨nzlich anderen Umge-
bung, als die einer kontrollierten Testprobe, zu einer Gratwanderung bei der Interpretation der Daten.
Einerseits ko¨nnen geringe Schwankungen apparativer Parameter zu einem deutlichen Sprung statistischer
Mittelwerte fu¨hren, andererseits ko¨nnen aber auch deutliche A¨nderungen innerhalb einer Pra¨paration a¨hn-
liches hervorrufen. Die einzige Mo¨glichkeit zur Klarheit in solchen Fa¨llen, liegt in einem großen Umfang
der Untersuchungen sowie der Kenntnis aller systematischen Einﬂussgro¨ßen.
Es ist prinzipiell zwar durchaus mo¨glich auch einen feststehenden Satz pra¨parativer Parameterwerte
anzunehmen. Die einzelnen Parameterwerte sind aber hier nur selten mit einer ausreichenden Pra¨zision
und Genauigkeit bestimmbar, um sie vergleichbar gut von statistischen Schwankungen trennen zu ko¨nnen.
6Zur Auﬂo¨sungsoptimierung ko¨nnen noch DE- bzw. PSPF-Einstellungen hinzukommen.
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Der Satz der apparativen Parameter in Hochvakuum-Apparaturen kann dagegen, prinzipiell, aus den Si-
mulationen zur Dimensionierung einer Ionenquelle bzw. des gesamten Spektrometers hervorgehen und
ist damit, theoretisch, fu¨r ein beliebiges Referenzion zuga¨nglich. Die Bestimmung eines Elektrodenpoten-
tials ist i.d.R. im Verlauf mehrerer Messungen mit deutlich gro¨ßerer (personenunabha¨ngiger) Pra¨zision
mo¨glich, als z.B. die Ermittlung eines Pra¨parationseinﬂusses aufgrund eines manuell pipettierten Volu-
mens im Mikro- oder Nanoliterbereich.
Ein nachweisbarer Einﬂuss apparativer Parameter und Messmethodiken sollte, aufgrund der gro¨ßeren
Varianz im pra¨parativen Bereich, mit unterschiedlichen Pra¨parationstechniken und jeweils identischen












Abbildung 2.3: Schemadiagramm zur ortsaufgelo¨sten Massenspektrometrie als bildgebendes Verfahren. Ein gleichschenkliges
Dreieck symbolisiert eine Probe, bei der sowohl die pra¨parativen, wie auch die apparativen Parameter in etwa gleich stark
von einem oder mehreren limitierenden Parametern der Probe beeinﬂusst werden und deshalb eine Anpassung erfordern.
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Abbildung 2.4: Strukturierte TEM00-Proﬁle und Multimode-Proﬁl. Stickstoﬄaser Multimode-Proﬁl (Gauss-Fit, FWHM-
Fla¨che ≈ 52 µm · 75 µm), defokussiertes Nd:YAG-Monomodeproﬁl (Gauss-Fit, FWHM-Durchmesser ≈ 45 µm), modu-
liertes Nd:YAG-Monomodeproﬁl A (Gauss-Fit, FWHM-Durchmesser ≈ 60 µm), moduliertes Nd:YAG-Monomodeproﬁl B
(Gauss-Fit, FWHM-Durchmesser ≈ 45 µm). Laserenergien: N2-Laser: E ≈ 0.14 µJ , Nd:YAG: E ≈ 2.55 µJ , Nd:YAG
A: E ≈ 0.14 µJ , Nd:YAG B: E ≈ 0.23 µJ . Untersuchter Zusammenhang zwischen dem Pulsproﬁl und der integrierten
Signalintensita¨t des Peptides ACTH (18-39) als Funktion der Laserpulszahl pro Meßstelle. Abbildung modiﬁziert und ent-
nommen aus [41]. Beschrieben wird die gu¨nstigere Wirkung eines pro Schuss (Puls) wechselnden Intensita¨tsproﬁles auf die
Signalintensita¨t bei Pra¨parationen mit der Matrix CHCA.
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2.1.1 Gliederung der experimentellen Arbeiten
Die vorliegende Dissertation hat zwei experimentelle Schwerpunkte:
1. Die Parametrisierung der untersuchten artiﬁziellen Test- sowie der nativen biologischen Proben,
anhand einer Oberﬂa¨chenanalyse (im weiteren Sinne) mittels der Lasermikrosonden-Massenspektro-
metrie und soweit dies sinnvoll ist auch mit der Konfokalen-Laser-Rastermikroskopie.
2. Die Weiterentwicklung und Untersuchung von Probenpra¨parationstechniken zur ortsaufgelo¨sten
MALDI-Analytik an artiﬁziellen und nativen biologischen Proben.
Darstellung und Auswertung der durchgefu¨hrten Messungen
Die Plots der Massenspektren in dieser Arbeit beziehen sich i.d.R. auf die digitalisierten analogen Si-
gnalintensita¨ten. Diese werden gegen die Flugzeit bzw. das u¨ber die Flugzeit berechnete m/z-Verha¨ltnis
aufgetragen. Einzelspektren sind dabei mit einer 8-Bit-Auﬂo¨sung (256 Werte), Summenspektren mit ei-
ner 16-Bit-Auﬂo¨sung (65536 Werte) dargestellt. Die verwendeten Transientenrekorder ermo¨glichen eine
Empﬁndlichkeitsregelung der Messkana¨le. Das maximale (versta¨rkte) analoge Signal umfasst dabei eine
Spanne von 16 mV bis 4 V. Die Auswertungen der Messungen beinhalten deskriptive Statistiken, ggf.
bildgebende Darstellungsverfahren und vereinzelt Operationen aus der Analysis, der Kombinatorik und
der Inferenzstatistik. Es wird im Einzelnen nicht jedes (angewandte) Verfahren detailliert beschrieben.
Im Anhang ﬁndet sich eine kurze U¨bersicht einiger statistisch relevanter Deﬁnitionen. Ein Vergleich von
Massenspektren erfolgt zuna¨chst immer direkt mit der Spektrometersoftware ULISSES. Zusa¨tzlich wird
eine Rangbildung der ermittelten Datenpunktintensita¨ten durchgefu¨hrt. Diese wird bei den Ergebnissen
aber nur dort mitangegeben, wo dies sinnvoll erscheint. Erfolgt ein Vergleich zwischen unterschiedlichen
Massenspektrometern mit abweichenden Abtastraten (sampling rate) und daraus resultierend, mit einer
unterschiedlichen Anzahl von Datenpunkten in einem Spektrum, erfordert dies zuna¨chst die Anpassung
der Daten mit der ho¨heren Auﬂo¨sung. Eine Vergro¨ßerung der Klassen (Datenpunktzusammenfassung)
fu¨hrt zu einer Reduktion der Datenpunktanzahl. Aus theoretischen U¨berlegungen folgt, daß die mindes-
tens fu¨r eine korrekte Peakbestimmung (Centroid-Label) erforderliche Auﬂo¨sung von vier Datenpunkten
pro Peak dabei nicht unterschritten werden darf. Zudem wird eine Intensita¨tsauﬂo¨sung von 8 Bit gewa¨hlt.
Die intensivsten Signale besetzen in den Darstellungen die unteren Ra¨nge, schwache Signale die oberen
Ra¨nge. Bindungen, d.h. Werte mit identischen Ra¨ngen werden zugelassen. Mit der Rangbildung wech-
selt die metrische Skalierung der Daten in die ordinale Skalierung. Dies fu¨hrt einerseits dazu, daß die
absoluten Unterschiede der Intensita¨ten in den Spektren nicht mehr verglichen werden ko¨nnen, anderer-
seits aber auftretende charakteristische Muster, aufgrund der erhaltenen Relation, weiterhin untersucht
werden ko¨nnen. Peaks bekannter chemischer Strukturen werden i.d.R. anhand der (integrierten) Signal-
intensita¨ten (bezogen auf die Centroid-Masse) verglichen (siehe S. 146 ﬀ.).
Bei den dargestellten CLSM-Messungen handelt es sich um Aufnahmen mit einer digitalen 8 Bit
Tiefe. Pro Pixel werden dabei die reﬂektierten Photonen aus einer Pulszeit von im Mittel 16.8 ns ± 0.4
ns detektiert und anschliessend das entsprechende analoge Signal digitalisiert (siehe S. 148 f., S.184 f.).
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2.1.2 Motivation der Experimente
Eine im Bereich der Forschung auf dem Gebiet der MALDI-Massenspektrometrie mit nativen biologi-
schen Proben immer noch aktuelle Frage ist, wo, im Zusammenhang mit Flugzeitanalysatoren und einem
Ionennachweis mittels MCP-Detektoren, im Mikrosondenverfahren (Microprobe mode) die Grenze hin-
sichtlich der erreichbaren lateralen Ortsauﬂo¨sung (spatial resolution) und gleichzeitig auch der darstell-
baren Ionenmasse verla¨uft. Aus mehreren unabha¨ngigen Untersuchungen ist z.B. bekannt, daß mit einer
MCP-Detektion bei erho¨hter Bestrahlung eine gesteigerte Matrixclusterentstehung im niedrigen Massen-
bereich (m/z < 800 u) eine Sa¨ttigung des Detektors hervorrufen kann. Dies fu¨hrt dann, totzeitbedingt,
auch zu einer Beeintra¨chtigung der Sensitivita¨t im ho¨heren Massenbereich. Eine Ausblendung des niedri-
gen Massenbereiches z.B. mittels Deﬂektorschaltungen oder eine verzo¨gerte elektronische ”Aktivierung“
des MCP-Detektors kann bei schnellen rasternden Messungen mit mehreren Pulsen pro Rasterposition
aber eine zusa¨tzliche Quelle fu¨r Jitter im Messzyklus sein. Ein solches Vorgehen verbietet sich deshalb
i.d.R. bei bildgebenden MALDI-Messungen. Weiterhin erfordern native biologische Proben, aufgrund
von sto¨renden Substanzen aus der chemischen Umgebung und oft niedrigen absoluten Analytmengen im
Desorptionsvolumen, fast immer, eine gegenu¨ber konventionellen MALDI-Messungen, erho¨hte Bestrah-
lung [8] [46]. Der Begriﬀ ”konventionell“ wird hier im Sinne einer Dried droplet-Pra¨paration aufgereinigter
Analyte in hochreinen Lo¨sungsmitteln verwendet, da diese Art der Pra¨paration bei der Einfu¨hrung der
MALDI-Methode eingesetzt wurde [8] (Kapitel 1).
Als ein Beispiel einer Untersuchung der Kombination einer hohen Ortsauﬂo¨sung und einer hohen
Peptidmasse kann [47] herangezogen werden. Hier wird an einem linearen Flugzeitspektrometer des Typs
Voyager Elite (Applied Biosystems) mit koaxialer MALDI-Quelle und MCP-Detektion (40 mm, Chevron)
ein erreichbares analytisches Ergebnis mit einem Laserfokus von ca. 7 µm bis 10 µm im Durchmesser
(λ = 337 nm), in Verbindung mit Peptidmassen bis zu 27 kDa und 25 Laserpulsen pro Messstelle, an
nativem biologischen Gewebe genannt. Die Matrix wird hierzu mit einem Spru¨hverfahren auf das Gewebe
aufgebracht7. Zahlreiche vorhergehende Arbeiten, i.d.R. unter Verwendung von konventionellen Dried-
droplet MALDI-Pra¨parationen mit Peptiden, stellen die praktische Anwendbarkeit von Laserfokusdurch-
messern  10 µm mit UV-MALDI generell in Frage und verbinden dies mit grundsa¨tzlich mechanistischen
U¨berlegungen zum Desorptions-/Ionisierungsprozess [1] [8] (Kapitel 1).
Weiterhin ist u¨berwiegend unklar ob bzw. wie solche Grenzen gezielt durch den Einsatz spezialisierter
Pra¨parationstechniken und Messmethodiken beeinﬂusst werden ko¨nnen [39] [42] [47] [48] [49] [50] [51] [53].
Eine dahingehende Untersuchung erfordert zuna¨chst allgemeine U¨berlegungen zur Messmethodik und
im Rahmen der abbildenden Massenspektrometrie dann auch eine Beru¨cksichtigung der allgemeinen Prin-
zipien bildgebender Rasterverfahren. Letzteres ist im Verlauf der Bewertung der Qualita¨t der Daten gebo-
ten und la¨sst daru¨berhinaus einen Vergleich mit den erhaltenen CLSM-Messungen zu. Es ist im Rahmen
solcher Untersuchungen auch notwendig, die verwendeten Spektrometer mit den entsprechenden Proben
in den jeweiligen Betriebsmodi, hinsichtlich des Signal-zu-Rausch-Verhaltens zu betrachten und weiterhin
einen mo¨glichen Einﬂuss systematischer Fehlergro¨ßen zu beru¨cksichtigen. Hierdurch ko¨nnen dann letzt-
lich begrenzende apparative (im weiteren Sinne) und pra¨parative (Matrix-Pra¨paration) Faktoren genauer,
im Bezug auf ihre physikalischen Ursachen und Dimensionen, bezeichnet werden.
Die bildgebende Massenspektrometrie an biologischen Proben wurde vor ungefa¨hr 20 Jahren erst-
712 µm Schnittdicke, Schnitt des Nebenhodenschwanzes (cauda epididymis) der Maus, peptidsezernierende Zellen.
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mals auf einer internationalen Tagung erwa¨hnt [54]. Trotz dieser langen Zeitspanne liegt der Fokus der
Methode noch immer vorrangig im Bereich der Grundlagenforschung. Die Zahl der neu vero¨ﬀentlichten
Publikationen auf diesem Gebiet in den letzten Jahren spiegelt dabei in Summe aber das enorme Potenzial
dieser Technik, vor allem im diagnostischen Bereich, wider [39].
2.1.3 Voru¨berlegungen
Chronologie der verwendeten Instrumentierung
Das Massenspektrometer LAMMA 2000 steht in einer (Entwicklungs)Reihe mit den Spektrometern LAM-
MA 500 und LAMMA 1000 (L(A)MMS/LAMMA-Technologie8). Diese Technologie wurde von Hillen-
kamp und Kaufmann bereits in den 1970er Jahren eingefu¨hrt. Die kommerzielle Form (Leybold Heraeus)
verwendete erstmalig einen Ionenreﬂektor und UV-Laserfokusdurchmesser von d  1 µm in einem Gera¨t
zur untersuchung biologischer Proben (LAMMA 500). Das Spektrometer LAMMA 500 kann deshalb
als instrumenteller Wegbereiter der Lasermikrosondenmassenspektrometrie im Zusammenhang mit einer
chemischen Analytik an nativen biologischen Proben angesehen werden [55] [56] [57].
Es handelt sich bei den zu dieser Arbeit (hauptsa¨chlich) verwendeten Spektrometern um Eigenkon-
struktionen der Arbeitsgruppe Spengler. Sie stammen in ihrem Grundaufbau aus den 1990er Jahren,
werden seitdem aber kontinuierlich erga¨nzt und vera¨ndert [51] [53] [58].
Aktuelle apparative Anpassungen
Das Massenspektrometer LAMMA 2000 ist in dieser Arbeit, abweichend zu vorhergehenden Arbeiten,
mit einem DPSS-Nd:YLF-Laser (Diodengepumpter Festko¨rperlaser) mit einer maximalen Repetitions-
rate von 1 kHz bei einer Ausgabewellenla¨nge von λ = 349 nm fu¨r CLSM-, LDI- und MALDI-Messungen
ausgestattet. Der Einsatz nur einer Wellenla¨nge bei der Kombination der massenspektrometrischen und
lichtmikroskopischen Analysetechniken umgeht dabei die, bei einer Verwendung unterschiedlicher Wel-
lenla¨ngen, auftretenden chromatischen Aberrationen. Das im LAMMA 2000 eingesetzte Laserobjektiv
ermo¨glicht, prinzipiell, fu¨r ein schmales Frequenzband im UV auch eine Korrektur chromatischer Aber-
rationen erster Ordnung, ausgehend von einer Bezugswellenla¨nge von λ = 266 nm, durch Variation der
Absta¨nde einzelner Elemente.
Im laseroptischen Aufbau wurden im Rahmen dieser Arbeit mehrere (alternative) Vorfokussieranord-
nungen mit Linsen unterschiedlicher Brennweite getestet sowie im CLSM-Aufbau unterschiedliche Blen-
dengro¨ßen. Zur Erfassung und Digitalisierung der CLSM-Aufnahmen wurde ein USB-ADC verwendet. Au-
ßerdem kam am Spektrometer LAMMA 2000 ein neuaufgebauter MCP-Detektor (Chevron-Anordnung,
40 mm) zum Einsatz. Der zweistuﬁge Gitterreﬂektor wurde fu¨r die Messungen mit genau parallel zur
optischen Achse der Ionenoptik justiertem Laserstrahl aus dem Flugrohr entfernt, um den Transmis-
sionsverlust im linearen Messmodus zu verringern. Auch mit Gittern, die eine einfache Transmission
von ca. 90 % der generierten Ionen gewa¨hrleisten, verringert sich der Ionenstrom mit zwei Gittern in
etwa um 36 % [20]. Zusa¨tzlich wurde eine vera¨nderte Kontaktfu¨hrung zur ersten Elektrode der Ionen-
quelle eingesetzt. Diese ermo¨glicht das Anlegen eines ho¨heren Targetpotentials. Die Kontaktfu¨hrung ist,
aufgrund der Bewegung des Targets wa¨hrend der rasternden Messungen, ein sensibler Bereich, da sich
die Absta¨nde zu anderen leitenden Bauteilen der Quelle geringfu¨gig und i.d.R. sprunghaft a¨ndern ko¨nnen.
8L(A)MMS = Laser Micro Mass Spectrometry, LAMMA = Laser Microprobe Mass Analyzer.
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Das Massenspektrometer ALADIM II wurde zeitweise mit einem Piezoverfahrtisch zu Linienscan-
aufnahmen betrieben. Im Rahmen der DE-Experimente sind unterschiedliche Koaxkabella¨ngen und Ab-
schlusswidersta¨nde getestet worden, um die Messanordnung hinsichtlich des maximal mo¨glichen systema-
tischen Fehlereinﬂusses auf die Massenrichtigkeit bzw. Genauigkeit bei der Ermittlung der Flugzeiten zu
untersuchen. Die erste Elektrode der Ionenquelle wurde hier ebenfalls mit einer vera¨nderten, ﬂexibleren
Kontaktfu¨hrung ausgestattet.
Zusammensetzung auftretender Ionen
Mit UV-MALDI-Hochvakuumquellen gehen hauptsa¨chlich einfachgeladene Ionenspezies aus dem Desorp-
tions-/Ionisierungsprozess hervor. Deshalb kann der dynamische Massenbereich zur Darstellung nativer
biologischer Proben drei Gro¨ßenordnungen umfassen, wenn alle relevanten Ionenspezies in einer einzi-
gen Messung abgebildet werden sollen [8]. Es kann sich dabei generell um strukturell sehr heterogene
Analytionen handeln z.B. anorganische bzw. Elementionen
• einwertige atomare Ionen: [A−e]+ und atomare Clusterionen [nA+A−e]+ und [(n+1)A−e+nB]+,
etc. ..,
(A, Kation; B, Anion oder Atom; e, Elektron) wobei prinzipiell auch negativ geladene Elementio-
nen, mehrwertige Ionen (z.B. Ca2+) oder Komplexkationen und Komplexanionen auftreten ko¨nnen. Die
Betrachtung von Elementionen in biologischen Proben ist ein Fokus der LAMMA/LAMMS-Technologie
in wissenschaftlichen Untersuchungen [59]. Seit dem Aufkommen von MALDI wird hierzu aber weitaus
ha¨uﬁger die ICP-MS-Technik eingesetzt.
Im organischen Bereich treten molekulare Ionen wie (Phospho)Lipide, Kohlenhydrate, Stoﬀwechsel-
produkte und Hormone (chemisch uneinheitlich), Peptide, Proteine aber auch Nukleinsa¨uren und ”Arz-
neimittel“ in den Vordergrund der massenspektrometrischen Untersuchungen an biologischen Proben [8].
Ab einer Masse von ca. 1300 Da ko¨nnen Biomoleku¨le bzw. organische Moleku¨le mit Flugzeitspektrome-
tern, routinema¨ßig9, und strukturell intakt aber erst seit der Einfu¨hrung von MALDI vermessen werden.
Auftretende Ionenspezies umfassen:
• molekulare Ionen: [M ]•+, [M + H ]+, [M + A]+ und molekulare Clusterionen oder Fragmentionen
(z.B. mit Matrix [man + M + H ]+ etc. ..) .
Einige molekulare Analyte, wie z.B. Phospholipide ko¨nnen teilweise besser als negative MALDI-Ionen
vermessen werden [8] (Kapitel 7). Es u¨berwiegen aber in der Literatur fu¨r Vertreter der meisten Sub-
stanzklassen, die Messungen positiver Ionen in Kombination mit aciden MALDI-Matrizes. Prozentual
kommt im Bereich der Forschung mit MALDI der Proteinanalytik der gro¨ßte Anteil an den untersuch-
ten Substanzklassenspezies zu [8]. Das Screening molekularer Marker (im weiteren Sinne) erha¨lt dabei
mit der bildgebenden Massenspektrometrie eine zusa¨tzliche Qualita¨t. Es wird hieru¨ber eine direkte Ver-
gleichsmo¨glichkeit mit anderen optischen Methoden erreicht [31] [60] [61]. Der Begriﬀ des Markers ist z.B.
im Rahmen der Evaluierung klinischer Studien, hinsichtlich bestimmter Kriterien, charakterisiert. Diese
grenzt die Vertreter aber oft nicht strukturell (chemisch) ein. So ko¨nnen z.B. neben zelleigenen Substan-
zen unterschiedlicher chemischer Substanzklassen auch ”Pharmazeutika“ bzw. diagnostische ”molekulare
Medizinprodukte“ oder chemische Elemente die Kriterien eines Markers erfu¨llen, jenachdem was identi-
ﬁziert werden soll. Jedes diagnostische bildgebende Verfahren ist allgemein darauf angewiesen, aus den
9Die unmittelbare Vorla¨ufertechnik der Plasmadesorptions-Massenspektrometrie (PD-MS) hat diesen Entwicklungsstatus
nicht (mehr) erreicht.
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detektierten Prima¨rdaten den Anteil speziﬁscher Information herausbilden zu ko¨nnen, der auf einen Teil
der physikalischen oder chemischen Eigenschaften der Marker zuru¨ckfu¨hrbar ist, die Gegenstand der Un-
tersuchung sind. Die Analytikmethode bestimmt dabei i.d.R. den Grad der erreichbaren Speziﬁta¨t. Die
gro¨ßte molekulare Speziﬁta¨t im Bereich der Proteinanalytik erreichen dabei, ohne Zweifel, die immunolo-
gischen Methoden (antiko¨rperbasierte Markierungen). Im Bereich der in situ Nukleinsa¨ureanalytik kann
hier als Beispiel die FISH-Methode genannt werden (hybridbasierte Markierung von DNA).
Charakteristik der erhaltenen MS-Rohdaten
Die Prima¨rinformation einer massenspektrometrischen Messung (Hochvakuum-MALDI) ist die Masse
und die relative Intensita¨t der betrachteten Signale, da mit einer Wahrscheinlichkeit von p > 95 %
einfachgeladene Ionen in den Spektren vorkommen [8] (Kapitel 1). Die Signalcharakteristik biologischer
Analyte ist diejenige organischer (Makro)Moleku¨lionen mit einer Zusammensetzung aus Isotopen einer
(sehr) begrenzten Anzahl chemischer Elemente. Diese erfordert trotzdem unbedingt die Kenntnis der
Leistungsfa¨higkeit des Spektrometers, hinsichtlich der zu erwartenden Massenrichtigkeit und Massen-
auﬂo¨sung. Die Massenrichtigkeit bezieht sich dabei i.d.R. auf die Massengenauigkeit der Peakzentroide
(accuracy of the mean) und die Massenauﬂo¨sung auf die Halbwertsbreite der einzelnen Peaks in Summen-
spektren (FWHM). Im Einzelfall, z.B. bei bildgebenden Messungen mit nur einem Laserpuls pro Messstelle
und Pixel oder bei nicht ortsaufgelo¨sten Messungen, bei denen die Probenstelle ohne Aufsummierung der
Spektren wechselt, beziehen sich die Massenrichtigkeit im Sinne der Genauigkeit (accuracy) und die Mas-
senauﬂo¨sung (resolution) dann aber auf die jeweilige Einzelmessung. Ha¨uﬁg wird in Publikationen nicht
na¨her zwischen Massenrichtigkeit (Genauigkeit des Mittelwertes) und Massengenauigkeit (ohne Bias =
Pra¨zision, i.d.R. von Einzelmessungen) unterschieden, gelegentlich wird beides synonym verwendet. Die
chemische Analytik intakter organischer Substanzen mit einem dominierenden Kohlenstoﬀanteil, basiert
auf der exakten Zuordnung der monoisotopischen10 Masse eines vollsta¨ndig oder teilweise aufgelo¨sten
Multiplets und damit der Zuordnung der leichtesten Masse der Verteilung im Spektrum. Im Falle von
Linearmessungen kann eine Zuordnung anhand der sehr genauen Bestimmung des Peakzentroides einer
unaufgelo¨sten Multipletverteilung mo¨glich sein (average mass) [34] (siehe auch 3.3).
Relativer Restfehler der Massenrichtigkeit und apparative Grenze der Massenauﬂo¨sung
Betrachtet man zuna¨chst eines der klassischen Einsatzgebiete der MALDI-Massenspektrometrie in den
Lebenswissenschaften ko¨nnen dabei Rahmenbedingungen, bezu¨glich des maximal tolerierbaren Restfeh-
lers bei der Massenrichtigkeit und der mindestens notwendigen Massenauﬂo¨sung, angegeben werden. Die
Betrachtungen beziehen sich dabei auf die Bestimmung der monoisotopischen Peakmasse eines aufgelo¨sten
Multiplets biologischer Moleku¨le, das bis zu einer Masse von ca. 1500 u i.d.R. von der Kohlenstoﬀvertei-
lung dominiert wird.
Ein heute als klassisch zu bezeichnendes Einsatzgebiet der MALDI-Massenspektrometrie ist die da-
tenbankgestu¨tzte Peptidsequenzierung bzw. die Protein-Identiﬁzierung mittels PMF-Messungen (Peptide
mass ﬁngerprint) [62]. Es la¨sst sich aus Messungen dieser Art ein noch tolerierbarer relativer Fehler bei der
Massenrichtigkeit von δ ≈ 50 ppm (parts per million) in einem mittleren Massenbereich11 identiﬁzieren.
Massen unterhalb von 500 u sind dann aber bereits, aufgrund der Anwesenheit von Matrixsignalen, nur
sehr eingeschra¨nkt bei einer Datenbanksuche nutzbar. Das Ergebnis wird dabei im allgemeinen erst dann
eindeutiger werden, wenn die Sequenzabdeckung des Proteins ausreichend hoch ist ( 60%) und gleich-
10Peak der ha¨uﬁgsten Isotope.
11Wenn zusa¨tzlich eine hohe Sequenzabdeckung des Proteins durch die PMF-Peptide gegeben ist.
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zeitig die Anzahl der zuordbaren Peptide n > 5 betra¨gt. Sogenannte ”One-hit-wonder“ sind aufgrund
der i.d.R. sehr geringen Sequenzabdeckung, aus statistischen Gru¨nden, eher abzulehnen (→ MASCOT,
http//:www.matrix-science.com). Relativ hohe Massen Mr > 4000 u kommen z.B. in tryptischen Ver-
dauproben eher selten vor (ausgelassene Spaltstellen, missed cleavages), so dass i.d.R. der Massenbereich
von 500 u bis 4000 u im Fokus liegt. Die mindestens zu einer Isotopauﬂo¨sung einfachgeladener Multi-
plets erforderliche Massenauﬂo¨sung, la¨sst sich dann an biologisch relevanten Moleku¨len bei MALDI mit
Hochvakuumquellen, in etwa auf den Wert der nominalen Masse des entsprechenden einfachgeladenen
Ions abscha¨tzen. Die nominale Massediﬀerenz der aufgelo¨sten Multipletpeaks ist bis zu einer Masse von
ca. 1300 - 1500 u u¨berwiegend durch die Kohlenstoﬃsotope bestimmt und betra¨gt deshalb eine atomare
Masseneinheit (siehe auch Tabelle A.1). Verfahren zur Prima¨rstrukturaufkla¨rung biologischer Moleku¨le
anhand der exakten Masse monoisotopischer Peaks, wie z.B. Composition based sequencing (CBS ), er-
fordern hingegen die Bestimmung der akkuraten Masse (δ ≈ 1 ppm in einem Massenbereich  1.5 u) [63]
[64] [65] [66].
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Native biologische Proben: Molekulare Diversita¨t als analytische Problemstellung bei in
situ Messungen
Bei der MALDI-MS-Untersuchung nativer biologischer Proben treten generell zuna¨chst Unwa¨gbarkeiten
im Rahmen der Probenbehandlung auf, da diese u¨berwiegend als Mischung fester und ﬂu¨ssiger Bestand-
teile vorliegen sowie neben organischen Komponenten auch anorganische Salze, in teilweise hoher Kon-
zentration12, enthalten sind. Massenspektrometer sind als sehr leistungsstarke und pra¨zise Messgera¨te
der qualitativen und teilweise auch der semiquantitativen chemischen Analytik i.d.R. vorgetrennter Stoﬀ-
gemische bekannt [8]. Je heterogener dabei allerdings die chemische Stoﬀzusammensetzung einer Probe
wird, umso ho¨her werden dann i.d.R. die Anforderungen an die Leistungsfa¨higkeit der vorgelagerten che-
mischen/physikalischen Trennungstechniken. Diese nehmen einen Großteil der Methodenentwicklungen
bei entsprechenden Kopplungen ein [67] [68]. Die bildgebende Mikrosondenmassenspektrometrie an nati-
ven biologischen Proben ist hingegen eine Technik die keine Vorabtrennung und Reinigung der Analyte,
in vergleichbarer Weise, zula¨sst. Bei nativen Proben, bei denen die Gro¨ße der physikalischen Sonde (hier
also das Desorptionsvolumen in der Probe) eine Ortsauﬂo¨sung im Mikrometermaßstab bedeutet, wu¨rde
eine chemische/physikalische Trennung heterogener Substanzgemische mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
einer Vera¨nderung der Probenstruktur fu¨hren und damit i.d.R. einen Verlust der analytischen Ortsinfor-
mation bedeuten.
In Abha¨ngigkeit der Art der verwendeten MALDI-Probe sind dennoch unterschiedliche Vorbehand-
lungen notwendig. Nach dem Beladen von i.d.R. Glasobjekttra¨gern mit getauten Gefrierschnittproben
von unﬁxiertem Weichteilgewebe (thaw mounting) wird i.d.R. eine kurze Lagerung in Exikkatoren, der
eigentlichen Matrixpra¨paration, vorangestellt. Nicht selten sind bei Weichteilgewebe und auch bei Zell-
pra¨paraten aus der Kultur vorsichtige Waschschritte mit unterschiedlichen Lo¨sungsmitteln notwendig,
besonders bei der Peptidanalytik. Die Waschschritte, die u¨blicherweise mit kalten Lo¨sungsmitteln (ca.
4◦ C) durchgefu¨hrt werden, sollen einerseits die natu¨rlichen Salzkonzentrationen der Probe verringern
und andererseits gegenu¨ber den Analyten besser lo¨sliche Substanzen (z.B. Lipide) abreichern. Außerdem
wird dadurch, bei Verwendung organischer Lo¨sungsmittel, eine Fixierung einzelner Probenbestandteile
stattﬁnden [69]. Phospholipide (und andere Lipide, wie auch Fettsa¨uren), zum Beispiel, beeinﬂussen die
Vermessung von Peptiden i.d.R. deutlich negativ. Ausgepra¨gtere Fixierungen von Gewebepra¨paraten,
z.B. durch alkoholische Konzentrationsreihen mit la¨ngerer Einwirkzeit oder chemischen Fixierlo¨sungen,
fu¨hren dagegen zu chemischen Modiﬁkationen an den meisten Analytmoleku¨len und kommen deshalb bei
den meisten Anwendungen nicht in Frage. Im Einzelfall kann aber auch eine ausgepra¨gte chemische Fixie-
rung hilfreich sein, um z.B. die Signalintensita¨t von Strukturbildenden Peptiden/Proteinen zu steigern,
wie z.B. durch den Einsatz von Glutaraldehyd. Die Einbettung biologischen Gewebes mit PEG-haltigen
Pra¨paraten verbietet sich dagegen, da hierduch eine Kontamination erfolgt, die in den Massenspektren
zu entsprechenden Sto¨rsignalen fu¨hren kann [8] (Kapitel 1).
Die molekulare Zusammensetzung nativer biologischer Proben besteht aus einer großen Zahl von
Vertretern unterschiedlicher Substanzklassen. Diese sind zudem in ihrer physikalischen Charakteristik
hinsichtlich ihrer Festigkeitseigenschaften aber auch im Bezug auf ihre ra¨umliche Organisation bzw. Ver-
netzung sehr heterogen. Neben chemischen Aspekten erlangen auf mikroskopischer Ebene deshalb auch
elastische und plastische Formungsprozesse an Bedeutung. Diese ko¨nnen die Energie aus der Bestrah-
lung teilweise binden bzw. in joulsche Wa¨rme umwandeln. Tierisches Gewebe mit einem großen Anteil
faserartiger Proteine weist dabei z.B. deutlich andere mechanische Eigenschaften auf, als ein Phospholi-
12Humane isotonische Kochsalzlo¨sung entha¨lt ca. 154 mmol/l NaCl, was 308 mosmol/l entspricht.
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pidbilayer mit teilweise integrierten und assoziierten Proteinanteilen unterschiedlicher und lokal wechseln-
der Zusammensetzung [71]. Die Pra¨parationstechniken zur Matrixapplikation mu¨ssen also einerseits die
chemische Zusammensetzung der biologischen Probe beru¨cksichtigen und darauf abgestimmte Lo¨sungs-
mittel verwenden. Andererseits darf im Falle der bildgebenden Analytik durch die Pra¨paration aber auch
keine wesentliche (Um)Verteilung mobiler Analyte stattﬁnden (Migration) [43]. Beides widerspricht da-
bei, mehr oder weniger, dem Vereinzelungsprinzip von Analytmoleku¨len im MALDI-Prozess in Dried
droplet-Pra¨parationen. Dieses wird als eine Funktion einer klassischen organischen MALDI-Matrix in
konventionellen Dried-droplet Pra¨parationen mit einer erwu¨nschten Durchmischung der Probe vor der
einsetzenden Kristallisation angesehen [1] [8] (Kapitel 1).
2.2 Ortsaufgelo¨st abbildende Massenspektrometrie
Im Bereich der Lebenswissenschaften13 hat mit der Entwicklung der bildgebenden MS-Analytik an Ober-
ﬂa¨chen eine direkte Verbindung zwischen massenspektrometrischen und licht- bzw. elektronenoptischen
Techniken stattgefunden [51] [72] [73]. Es wird dabei auch an nativen biologischen Proben mo¨glich,
anhand von rasternden Messungen, eine Kombination der erhaltenen chemischen Information u¨ber die
detektierte relative Ha¨uﬁgkeit von Analyten mit ihrer o¨rtlichen Verteilung im Pra¨parat zu erlangen. In
der Literatur ﬁnden sich bislang hauptsa¨chlich Darstellungen der Daten in der Form zweidimensionaler
Pixelbilder. In Abbildung 2.5 ist schematisch eine U¨bersicht der Rasterung am verwendeten Spektrome-
ter LAMMA 2000 mit einer UV-MALDI-Quelle im Hochvakuum zu erkennen. Prinzipiell ist aber auch
eine dreidimensionale Darstellung denkbar und praktisch bereits mo¨glich. Theoretisch sind im Falle der
Flugzeitmassenspektrometrie als Analysatortechnik dabei sogar axiale Submikrometerauﬂo¨sungen realis-
tisch [58]. Einige Autoren rechnen auch sequenzielle Messfolgen, die aus unterschiedlichen Ho¨henebenen
einer Probe (variable z-Position) nacheinander erhalten werden, hinzu. In diesem Sinne ist eine 3-D-
Darstellung mit Massenspektrometern dann nicht nur auf Flugzeitanalysatoren beschra¨nkt. An die Stelle
der Flugzeiten, die dort als axiales Tiefenmaß verwendet werden ko¨nnen treten dann entweder die Schnitt-
dicken der Pra¨parate selbst oder aber die genau ermittelten Ablationstiefen, die pro Laserpuls bei der
jeweiligen Rasterung erreicht werden [8] (Kapitel 4) [74]. Die Ablationstiefe stimmt dann im gu¨nstigsten
Fall mit der Desorptionstiefe u¨berein.
Die ra¨umliche Anordnung von Analyten und diesen eindeutig zuordbare chemische Vera¨nderungen,
die sich in der Summenformel niederschlagen, ko¨nnen mittels der bildgebenden Massenspektrometrie,
im Vergleich zu pra¨parativ wesentlich aufwendigeren optischen Verfahren, theoretisch allein durch eine
sehr genaue Bestimmung der (i.d.R. monoisotopischen) Massen identiﬁziert werden. An die Stelle einer
Markierung der Analyte im klassischen Sinne tritt hier die Identita¨t einer chemischen Substanz anhand
ihrer Masse, als eine Art physikalischer ”Fingerabdruck“. Die Eindeutigkeit dieses Fingerabdruckes ist
theoretisch nur durch das Auftreten von chemischen Strukturisomeren begrenzt. Praktisch sind dage-
gen aber auch isobare Verbindungen mit identischen nominalen Massen eine weitere Barriere, die aber
bei einer entsprechend hohen Massenauﬂo¨sung eines Spektrometers technisch handhabbar werden. Diese
Limitierung verschiebt sich deshalb zu immer kleineren absoluten Massediﬀerenzen. Die Speziﬁta¨t von
histochemischen Antiko¨rper-Fluorophor-Markierungen [75] kann so theoretisch erreicht werden, wenn
fu¨r eine Massenanalyse ho¨chstauﬂo¨sende Analysatoren eingesetzt bzw. Ionenmobilita¨tszellen einer MS-
Messung vorangestellt werden ko¨nnen [32]. Zusa¨tzlich zu der eigentlichen Identifikation einzelner Analyte
ko¨nnen bei jeder vollsta¨ndigen Messung (u¨ber einen gro¨ßeren Massenbereich) immer auch Informationen
u¨ber die molekulare (chemische) Umgebung der Analyte erhalten werden. Eine Verwertung dieser Zu-
13Bildgebende Mikrosondentechnologien waren bislang, routinema¨ßig, weitestgehend technischen, physikalischen oder
anorganisch-chemischen Untersuchungen vorbehalten.














Abbildung 2.5: Schematische Darstellung des rasternden Mikrosonden-Messprinzips, anhand der Verha¨ltnisse am Spek-
trometer LAMMA 2000. Die Darstellungen sind nicht maßstabsgerecht. Unten rechts ist eine Oberﬂa¨chenrasterung einer
du¨nnen blauen Farbstoﬀschicht zu erkennen. Prinzipiell kann jedem einzelnen Messpunkt im Raster, neben der Signal-
intensita¨t (i.d.R. die des Massenzentroides) und den lateralen Ortsparametern, weitere Information zugeordnet werden.
Hierzu za¨hlt z.B. die Anzahl der Pulse pro Messstelle, die Pulsenergie, die Massenauﬂo¨sung des Peakzentroides und dessen
Symmetrie.
satzinformationen setzt dabei allerdings eine genaue Kenntnis der gera¨te- und pra¨parationsspeziﬁschen
Einﬂu¨sse in den Spektren voraus. Ein praktisches Beispiel, das die potenzielle Nu¨tzlichkeit der bildgeben-
den Massenspektrometrie an biologischen Proben verdeutlicht, kann z.B. anhand eines Vergleiches mit
der ”klassischen“ Histologie und Fa¨rbetechniken an Gewebepra¨paraten erfolgen [31] [76] [77]. Histologi-
sche Fa¨rbetechniken sind als Grundlagenverfahren zur Diagnostik in der medizinischen Anwendung sowie
auch in der biologischen Forschung etabliert. Ein Ziel der abbildenden Massenspektrometrie liegt in der
speziﬁschen Molekularstrukturerkennung von Gewebe- oder Zellbestandteilen, die dann in unmittelbar
einsichtiger Weise eine Beurteilung des ”gesehenen“ Befundes, aufgrund der immer hinterlegten exak-
ten molekularen Aussagen der Massenspektren ermo¨glichen. Eine molekulare Unterscheidung zwischen
krankhaft vera¨ndertem und gesundem Gewebe in medizinischen Pra¨paraten stellt damit eine mehr als
nu¨tzliche Erga¨nzung zu herko¨mmlichen histologischen Methoden dar. Vor allem vor dem Hintergrund, daß
diese in Grenzfa¨llen, mit Ausnahme der antiko¨rperbasierten histochemischen Verfahren, nicht molekular
eindeutig sind. Nicht zuletzt zeigt sich die wachsende Bedeutung der bildgebenden Massenspektrometrie
auch in der steigenden Zahl von Lehrbuchbeitra¨gen zu dieser Thematik [8] (Kapitel 4) [78].
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2.2.1 Aufnahmetechniken
Prinzipiell kann die bildgebende Massenspektrometrie durch drei, teilweise apparativ wie methodisch
unterschiedliche, Ansa¨tze realisiert werden. Diese sind schematisch in Abbildung 2.6 nebeneinander dar-
gestellt. Eine mo¨gliche Einteilung erfolgt nach der Verwandschaft zu den licht- bzw. elektronenoptischen
Aufnahmetechniken, einerseits in den (Weitfeld)Mikroskopmodus (microscope mode) und andererseits in
den rasternden Mikrosondenmodus (microprobe mode) [79]. Besonders im Zusammenhang mit alternati-
ven Desorptions-/Ionisierungsverfahren wird die Einfu¨hrung eines weiteren Modus sinnvoll. Hierzu za¨hlt
z.B. DESI-Imaging bzw. allgemein alle rasternden Verfahren, bei denen ein kontinuierlicher Desorptions-
prozess auch wa¨hrend des Messstellenwechsels erfolgt bzw. die Rasterfrequenz die Aufnahmefrequenz der
Spektren erreicht oder u¨bertriﬀt [80] [81]. Wenn die Spektrennahme entlang einer Richtung demnach kon-
tinuierlich und nicht mehr diskret erfolgt, ist der Begriﬀ des Linienrasterverfahrens (linescan mode) wohl
deutlich treﬀender, wenngleich er in dieser Weise im Zusammenhang mit der Massenspektrometrie in der
Literatur (noch) nicht eingefu¨hrt ist. Eine weitere Diﬀerenzierung des Sondenmodus wird hier mit man-
chen Proben notwendig, da besonders an Objektkanten (Bereiche mit hohem Kontrast) in Abha¨ngigkeit
der Rasterrichtung qualitative Unterschiede zu einer vollsta¨ndig diskreten Rasterung eintreten ko¨nnen. Es
ist in diesem Fall dann nicht egal, wie die Rasterrichtung u¨ber der abzubildenden Struktur verla¨uft bzw.
mit welcher Geschwindigkeit der mechanische Messstellenwechsel erfolgt [82]. Das triﬀt ganz allgemein
auch bei den diskreten Verfahren zu, ist dort aber nicht immer entscheidend. Es gilt generell zuna¨chst,
daß bei rasternden d.h. fokussierenden optischen Systemen, die MTF (Modulationsu¨bertragungsfunkti-
on) u¨ber die Geometrie der PSF (Punktverwaschungsfunktion), von der Lage einer periodischen Struktur







Abbildung 2.6: Schematische Darstellung der unterschiedlichen bildgebenden Aufnahmeverfahren: Microprobe Mode, Mi-
croscope Mode, Linescan Mode.
Im Microscope mode wird ein relativ großer Bereich der vermessenen Probe gleichzeitig in einem Puls
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desorbiert/ionisiert und die erzeugten Ionen i.d.R. eines m/z-Verha¨ltnisses werden dann als Punkt-zu-
Punkt und Parallel-zu-Parallel Abbildung auf einen ortsauﬂo¨senden Detektor projiziert. Bei dem Micro-
probe mode erfolgt die Detektion jedes diskreten ortsaufgelo¨sten Messpunktes dagegen einzeln und die
Registrierung des vollsta¨ndigen Pulsspektrums am Detektor ist intensita¨ts- und zeitaufgelo¨st. Im Micros-
cope mode wird die Ortsauﬂo¨sung u¨ber die laterale Auﬂo¨sungsfa¨higkeit der Detektionseinheit erzielt, im
Microprobe mode dagegen u¨ber die laterale Auﬂo¨sung der erfolgten Desorption/Ionisierung an der Probe
selbst (Desorptionsvolumen). Der Microscope mode liefert immer (nur) Teilbilder einzelner Ionenspezies
aus einem u¨ber die Probenﬂa¨che erzeugten Ionenpuls mehrerer Ionenspezies. Das Mikrosondenverfahren
kann theoretisch von jeder detektierten Ionenmasse in einem Pulsspektrum Bilder erzeugen. Die Darstel-
lung der generierten Ionensignalintensita¨tsverteilungsbilder erfolgt mit beiden Verfahren in digitaler Form
und i.d.R. als zweidimensionales Pixelbild. Denkbar sind aber auch dreidimensionale Voxelquader. Die
Pixel/Voxel haben aufgrund der derzeit (noch ausschliesslich) angewandten Darstellungstechniken eine
rechtwinklige Form, sind prinzipiell aber nicht auf eine bestimmte Geometrie festgelegt. Die Kantenla¨nge
eines Pixel sollte im Microprobe mode im wesentlichen mit dem Ablationsquerschnitt einer Messstelle
u¨bereinstimmen, entspricht methodisch aber dem Desorptionsquerschnitt der Ionenemission. Das zeigt
sich deutlich immer dann, wenn unterschiedliche Aufnahmearten verwendet werden, bei denen z.B. die
Rasterschrittweite eine u¨berlappende (oversampling) oder eine lu¨ckenhafte (undersampling) Ablation
u¨ber der vermessenen Rasterﬂa¨che aufweist. Im Gegensatz zu licht- bzw elektronenoptischen Techniken
gilt in der bildgebenden Massenspektrometrie keineswegs der Grundsatz, daß ein Oversampling immer
Vorteile bringt.
Die in kommerziellen MALDI-Quellen eingesetzten Laserquerschnittsproﬁle sind meistens unsym-
metrisch, da sie i.d.R. unter einem Winkel = 0◦ zur optischen Achse der elektrostatischen Beschleu-
nigungseinrichtung eingekoppelt werden14. Die angewandten Fokusdurchmesser sind dabei mehrheitlich
ebenfalls deutlich gro¨ßer als d ≈ 50 µm (mit wenigen Ausnahmen z.B. Smartbeam, Bruker Daltonics).
Im Mikrosondenmodus kann die Rasterung entweder immer nur in eine Richtung oder aber meandrie-
rend ablaufen. D.h. die Endorientierung einer Rasterzeile ist die Startorientierung der na¨chst folgenden
Zeile, die dann senkrecht um (mindestens) den Betrag einer Pixelkantenla¨nge versetzt ist. Bei symme-
trischen Strahlproﬁlen entspricht die Pixelkantenla¨nge oft genau dem geometrischen Strahldurchmesser
des Laserquerschnitts. Wie spa¨ter noch na¨her erla¨utert, ist der optische Strahldurchmesser gaussfo¨rmiger
Laserpulsproﬁle nicht immer identisch mit dem wirksamen Desorptionsdurchmesser im Probenmaterial
[51] [53]. Im Microscope mode ist die Ortsauﬂo¨sung i.d.R. durch die prima¨ren Stossereignisse (z.B. SIMS,
Unscha¨rfe durch auftretende Stosskaskade) im Pra¨parat und zum anderen durch die laterale Auﬂo¨sung
am Sensor begrenzt (Punkt-zu-Punkt u. Parallel-zu-Parallel Abbildung des Ionenstrahls). Meistens wird
u¨ber die theoretisch erreichbare Ortsauﬂo¨sung das zusa¨tzlich verwendete bildgebende System, z.B. eine
CCD-Array-Einheit, entscheiden (ca. 4 µm in [72]). In Abbildung 2.7 ist ein Beispiel eines im Microprobe
mode erstellten artiﬁziellen Ionenintensita¨tsverteilungsbildes dargestellt.
14Stickstoﬀ-Laser besitzen i.d.R. bereits unsymmetrische Ausgangsproﬁle.
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Spektrale Information in bildgebender Darstellung
RGB-MS-Bild
20 m
Massenzentroide als (M+H)+ 
Analyt a: Val5-Angiotensin I 
Analyt b: Bombesin 
Analyt c: Dynorphin A
Abbildung 2.7: MALDI-TOF-Messung von drei Peptiden (a,b,c) mit der Matrix 2,5-DHB. A¨quimolare Peptidkonzentration
c = 10−5M , cDHB = 10 mg/ml in Ethanol/0.1% TFA 3:7 v/v. Linearmessung am Spektrometer LAMMA 2000. Das erstellte
Falschfarbenbild der Ionenintensita¨tsverteilungen setzt sich aus der U¨berlagerung der drei betrachteten Ionenintensita¨ten
bei relativer Intensita¨tsnormierung fu¨r jeden Peak im Pixel zusammen. Pixelgro¨ße 1µm · 1µm, ein Spektrum pro Pixel. Die
Probenoberﬂa¨che liegt wa¨hrend der Messung innerhalb der Rayleighla¨nge des Nd:YLF-Strahlproﬁles. Pra¨paration durch
ﬂa¨chige Benetzung der Goldoberﬂa¨che des Probentra¨gers mit einem Micro-Gel-Loader-Tip. Pra¨parationsvolumen ca. 5 µl.
Matrixkristallisation an Atmospha¨rendruck bei Raumtemperatur ca. 23◦C. Dynorphin A = C99H155N31O23, Mr = 2147.5
Da; Bombesin = C71H110N24O18S Da (freie Base), Mr = 1619.9; Val5-Angiotensin I = C61H87N17O14, Mr = 1282.5 Da.
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Im Zusammenhang mit der bildgebenden MALDI-TOF-Massenspektrometrie sind besonders das Quan-
tiﬁcation Limit und der kleinste analog erfassbare Signalzuwachs hervorzuheben. Zusammen mit dem
(apparativen) Signalsa¨ttigungsbereich und der Speichertiefe der folgenden Analog-zu-Digitalumsetzung
(z.B. 8 Bit- oder 16 Bit-ADC), legen diese Parameter den (theoretisch) maximalen Kontrastbereich und
seine diskreten Abstufungen in einem erstellten Pixelbild fest. Im Falle der 8 Bit-Umsetzung entspricht
das einer Kontrastauﬂo¨sung von 1 Byte/Pixel bzw. 2 Byte/Pixel bei einer 16 Bit-Umsetzung. Die Roh-
datengro¨ße des beno¨tigten Speichers fu¨r ein Pixelbild kann u¨ber die Anzahl der Pixel berechnet werden
z.B. fu¨r ein 100 x 100 Pixel umfassendes Bild (104 Pixel) gema¨ß:




= ## [ kB ] (2.1)
Das Quantiﬁcation Limit und der Bereich der (theoretischen) analogen Signalsa¨ttigung ist bei TOF-
Spektrometern, in Kombination mit den meisten destruktiven Detektoren, masseabha¨ngig. Das bedeu-
tet, daß zudem ein nichtkonstanter maximaler Intensita¨tspegel in Ionenintensita¨tsverteilungsbildern aus
unterschiedlichen Massenbereichen eines einzelnen Spektrums beru¨cksichtigt werden muss, wenn Ver-
teilungsbilder stark abweichender Ionenmassen erstellt und korreliert werden sollen. Bei einem großen
Massenbereich ist deshalb eine Bestimmung des maximalen Pegels nach Massenbereichen getrennt sinn-
voll. In der Literatur ﬁndet man auch eine Normierung, die den Totalionenstrom (total ion current, TIC)
heranzieht. Der maximale TIC repra¨sentiert i.d.R. die Akzeptanz des Detektors. Zu bedenken ist, daß
ein (identischer) TIC prinzipiell, von im Meßbereich verschiedenen SNR-Kombinationen erzeugt wer-
den kann. Dies macht eine TIC-Normierung sehr unterschiedlicher Massenspektren, hinsichtlich eines
Vergleiches von daraus erzeugten Bildern, problematisch. Wenn dagegen bei einer rasternden Messung
bekannt ist, daß es sich z.B. um eine Pra¨paration mit inhomogenem Matrixauftrag handelt, dann kann
eine TIC-Normierung die Bildqualita¨t erheblich steigern [46]. In Abbildung 2.8 werden am gezeigten Bei-
spiel A¨hnlichkeiten und Unterschiede bei der Ermittlung von ”Signalintensita¨ten“aus Spektren deutlich,
je nachdem, welche Methode zur relativen Quantiﬁzierung herangezogen wird.
2.2.2 Analytische Auﬂo¨sung
Neben den im Anhang (C) dargestellten Betrachtungen u¨ber die ra¨umliche Auﬂo¨sung der rasternden (op-
tischen) Methoden ist im Rahmen der ortsaufgelo¨st abbildenden Massenspektrometrie der Begriﬀ der ana-
lytischen Auﬂo¨sung eine anwendbare Bezeichnung [29] [51] [53]. Die erzielbare analytische Ortsauﬂo¨sung
bezieht sich dabei auf die laterale und/oder axiale ra¨umliche Zuordnung von Desorptionsereignissen, die
wesentlich fu¨r die detektierte Signalintensita¨t sind. Neben dem gut bestimmbaren Laserstrahldurchmesser
sind daru¨berhinaus auch weniger gut zu ermittelnde, probenspeziﬁsche, physikalisch-chemische Gro¨ßen
zu beru¨cksichtigen. Hierbei handelt es sich um die Ablationsenthalpie bzw. die physikalische Wirkung der
Pulse im Probenmaterial [71]. Die erzielbare analytische Ortsauﬂo¨sung bei Messungen kann deshalb ho¨her
sein, als z.B. allein durch den 1/e2-Durchmesser des fokussierten Laserstrahlproﬁles angenommen. Bei
der Abbildbarkeit von Strukturen in einer Aufnahme greift dennoch in jedem Fall das Nyquist-Kriterium
(siehe C.4.4, S. 499).
2.2.3 Alternative Desorptions-/Ionisierungsverfahren
Neben den Techniken LDI, MALDI und den prinzipiell sehr a¨hnlichen Lasertechniken (LSI, LAESI,
etc.) sind auch noch weitere Massenspektrometrieverfahren zur bildgebenden Analyse einsetzbar. Zu
nennen sind dabei vor allem die Sekunda¨rionen-Massenspektrometrie (SIMS und Matrix enhanced SIMS
bzw. Liquid-SIMS = FAB, Prima¨rstrahlenergie K ≈ 5 keV bis 25 keV ) [59] [72] [83], DESI, die Laser-
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AP-MALDI-Quelle von MASSTECH an LCQ DECA XP
(a)
(b)
Abbildung 2.8: (a) Summenspektrum der Messungen und relative Laserenergie in Abha¨ngigkeit des Stellschraubenvorschubs
(Quelle: MASSTECH AP-MALDI Manual). (b) Gegenu¨berstellung der relativen Intensita¨ten des TIC (Integral, Rot) sowie
einzelner Intensita¨tsbeziehungen. Peakintensita¨t des monoisotopischen Massensignals von Substanz P, Integral des monoiso-
topischen Massensignals von Substanz P und Integral des monoisotopischen Massensignals des Na-Adduktes von Substanz
P. Es handelt sich um Messungen mit der AP-MALDI-Ionenquelle der Firma MASSTECH am 3D-Quadrupolionenfallen-
spektrometer LCQ DECA XP. Dried droplet-Pra¨paration, 0.5 µl ca. 7.5 10−5 M Substanz P gemischt mit 4x 2 µl ca. 4
mg/ml CHCA. Target-Voltage: 3.5 kV, Capillary temp.: 300◦C, Capillary Voltage: 45 V, Tube lens oﬀset: 55 V, Multipole 1
Oﬀset: -6.75 V, Lens Voltage: -24 V, Multipole 2 Oﬀset: -9.5 V, Multipole RF Amplitude: 400 V, Entrance lens: -48 V, AGC
Oﬀ, IT-time: 1000 ms, 1 Microscan/Spectrum. AP-MALDI-MASSTECH Einstellungen: External timing: Synchro pulse
duration = 350 ms. Variation der Laserenergie von ca. 6.5 mm bis 9 mm Stellschraubenvorschub wa¨hrend der Messungen.
Die Signalintensita¨ten zeigen eine positive Korrelation mit der Bestrahlung. Der auf den TIC normierte relative Intensita¨ts-
vergleich zeigt, daß unterschiedliche Auswertungen der Signale der Hauptsubstanz in Spektren, keinen signiﬁkanten Einﬂuss
auf den relativen Verlauf haben, Unterschiede aber dennoch feststellbar sind.
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Ablations-ICP-MS (LA-ICP-MS) [84] [85] und die Beschleunigermassenspektrometrie (AMS) [86]15. Die
hohe physikalische Ortsauflo¨sung von SIMS (Emissionsmikroskopie, Mikrostrahlsonde [87]) macht diese
theoretisch auch fu¨r die biologische Einzelzellanalytik interessant [88]. Allerdings ist sie wegen der starken
Fragmentierung gro¨ßerer organischer Moleku¨le, wie auch LDI i.d.R. auf Molekularmassen bis ca. 1 kDa
begrenzt. Die laterale Auﬂo¨sung von SIMS-Abbildungen ist dabei im Vergleich zu LDI- und MALDI-
Anwendungen wesentlich ho¨her und liegt oft im Bereich der Gro¨ßenordnung des Prima¨rstrahldurchmesser
z.B. d ≈ 10 nm [89] [90]. LA-ICP-MS und AMS sind wegen der hohen erreichten Temperaturen (T ≈ 5·103
K bis 1·104 K) bzw. der hohen erreichten Beschleunigungsenergien (K ≈ 106 eV) dagegen nur indirekt,
d.h. in Kombination mit einer chemischen Elementanalytik fu¨r biologische Fragestellungen einsetzbar.
Eine sehr interessante und vollkommen matrixfreie Methode ist die sogenannte DIOS-Technik. Sie wird in
Kombination mit LDI (Desorption/Ionization on porous Silicon) angewandt. Hierbei wird auf eine poro¨se
bzw. mesoporo¨se Siliziumschicht, die sich i.d.R. auf einem strukturell unterscheidbaren Siliziumwafer
beﬁndet, die biologische Probe in der Form du¨nner Gewebeschnitte (vergleichbar zur Transmissions-
Elektronenmikroskopie, Pra¨paratdicke≈ 50 nm, ﬁxiertes Pra¨parat) oder auch einzelner Zellen aufgebracht
und direkt vermessen. Eine konventionelle aber auch eine abbildende Massenspektrometrie ist damit
prinzipiell denkbar [91]. Wie bei SIMS bzw. Liquid-FAB und LDI existiert aber auch hier, aufgrund
einsetzender Fragmentierung, ein oberes Massenlimit bei ca. 1 kDa.
2.3 Pra¨parationstechniken zur ortsaufgelo¨sten MALDI-MS
2.3.1 Einﬂussgro¨ßen
Die Pra¨parationstechniken zur Applikation kristalliner MALDI-Matrizes auf native biologische Proben-
oberﬂa¨chen stellen, neben den Extraktionsbedingungen der Quellgeometrie, den zweiten direkten Ein-
ﬂussbereich auf die pro Puls und Messstelle freisetzbare Ionenmenge im Mikrosondenverfahren dar. Bei
allen Pra¨parationsmethoden, die dabei einen Auftrag aus Lo¨sungen heraus anwenden, liegt ein sensibler
Schritt bei der Kristallisation bzw. beim Erstarrungsprozess in amorphen Pra¨parationen. Der Vorgang
der Kristallisation kann i.d.R. in die Schritte der Keimbildung (nuclei formation) und das Kristallwachs-
tum (crystal growth) unterteilt werden [8] (Kapitel 1) [92]. Fu¨r jede Matrix ergeben sich zuna¨chst, in
Abha¨ngigkeit der verwendeten Lo¨sungsmittel, maximale Lo¨slichkeiten. Die Lo¨sungsmittelverdampfung
im eigentlichen Pra¨parationsprozess wird dann durch die physikalischen Eigenschaften das Probentra¨ger-
materials, die Konzentrationen der lo¨slichen ionischen Probenbestandteile und der Matrix sowie durch
die Art der Pra¨parationsmethode und der Gasphasenzusammensetzung u¨ber der Probe beeinﬂusst. Es
sind deshalb bei der Keimbildung und der Kristallisation folgende Parameter in ihrem Einﬂuss empirisch
zu betrachten:
• Die Konzentration der Lo¨sungsmittel in einem i.d.R. positiv azeotropen Gemisch von zwei in einem
Verha¨ltnis mischbaren Anteilen (X/Wasser; X = Ethanol, Propanon, Acetonitril, 2-Propanol, etc..
Siehe Ergebnisteil S. 219 ﬀ).
• Die Matrixkonzentration und die kolligativen Eigenschaften der Matrix.
• Die chemische und physikalische Oberﬂa¨chenbeschaﬀenheit einer Probe und die des Probentra¨gers.
• Die Temperatur der Probe bzw. des Targets wa¨hrend einer Pra¨paration.
• Der Atmospha¨rendruck der Pra¨parationsumgebung,
15Gallium-Ionenquelle, SIAMS = Scanning secondary ion accelerator mass spectrometry.
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und ggf. auch die Zusammensetzung der Atmospha¨re wa¨hrend der Pra¨paration zumindest bei Metho-
den, bei denen eine Trocknung nicht an Luft stattﬁndet. In Abbildung 2.9 ist eine Schemazeichnung
von mit Matrixkristallen bedecktem Gewebe zu erkennen. Abbildung 2.10 zeigt exemplarisch MALDI-
Peptidproben, die mit unterschiedlichen Pra¨parationstechniken erstellt worden sind.
Kristallverteilung auf nativen Proben
Abbildung 2.9: Matrixpra¨paration auf nativen biologischen Oberﬂa¨chen. Ho¨hentopologie und (theoretische) mittlere Kris-
tallabsta¨nde in der Pra¨parationsebene als Schemadarstellung.
2.3.2 Pra¨paration nativer biologischer Proben
Die Eignung einer MALDI-Pra¨parationstechnik speziell zu einer Oberﬂa¨chenanalyse (im weiteren Sinne)
nativer biologischer Proben, richtet sich einerseits nach der zu erreichenden Ortsauﬂo¨sung und anderer-
seits danach, ob neben einer qualitativen Beurteilung der Probe auch (semi-)quantitative Aussagen u¨ber
die vermessenen Analyte angestrebt werden. Topologische Analysen die nur eine niedrige Ortsauﬂo¨sung
erreichen, dafu¨r aber einen relativ großen Intensita¨tsbereich abdecken ko¨nnen und damit u¨ber die geringe
Ortsauﬂo¨sung eine Art ﬂa¨chenhomogenisiernde Wirkung besitzen, werden oft auch als Proﬁling bezeich-
net. Analysen die eine relativ hohe Ortsauﬂo¨sung erreichen und die Daten dann bildgebend darstellen,
werden i.d.R. als Imaging bezeichnet [39]. Eine exakte Grenze, die eine Trennung zwischen der Zuordnung
der Begriﬀe Proﬁling und Imaging auf massenspektrometrische Techniken festlegt, hat sich bislang aber
noch nicht etablieren ko¨nnen und ha¨ngt in hohem Maße auch davon ab, was letztendlich die Aussage
entsprechender Untersuchungen sein soll. Man ﬁndet in der Literatur deshalb oft einen uneinheitlichen
Gebrauch beider Begriﬀe. Eine Trennung zwischen hoher und niedriger Ortsauﬂo¨sung erscheint aber als
sinnvoll, da zum Proﬁling (niedrige Ortsauﬂo¨sung) auch andere massenspektrometrische Verfahren, als
die oberﬂa¨chenrasternden Methoden geeignet sind. Proﬁling stellt somit im Vergleich zu Imaging, absolut
gesehen, noch die ha¨uﬁgere Anwendung mit Massenspektrometern innerhalb der Bioanalytik dar.
Als Pra¨parationstechniken zur Darstellung von Analyten aus nativen biologischen Proben eignen sich,
neben Bedampfungs/Sublimations-, Druck- und Ultraschallpra¨parationen, besonders fu¨r die ortsauﬂo¨sen-
de bildgebende Massenspektrometrie (hier eindeutig als Imaging verstanden), Verfahren zum gleichma¨ssi-
gen und sehr feinen Auftrag der Matrix (Pneumatisches Spray, Elektrospray, mechanisches Streuen) [39].
Mit Ausnahme des Elektrosprayverfahrens sind mittlerweile eine Auswahl kommerzieller Systeme zur





Abbildung 2.10: Artiﬁzielle MALDI Proben zeichnen sich i.d.R. durch ein SNR >> 2 in Summenspektren aus. Links:
Goldbeschichteter Aluminiumteller. Dried-droplet-Pra¨paration einer Mischung der Peptide Substanz P, Melittin, und Rin-
derinsulin in a¨quimolarer Konzentration c = 10−6M und DHB cDHB = 10mg/ml in Ethanol/0.1% TFA 3:7 v/v, Auftrags-
volumen ca. 1µl, Massenspektrometer LAMMA 2000, Linearmessung. Substanz P, Mr = 1347.63 Da, C63H98N18O13S;
Melittin, Mr = 2846.46 Da, C131H229N39O31; Rinderinsulin, Mr = 5733.49 Da, C254H377N65O75S6. Rechts: Proben-
tra¨ger Edelstahlplatte. Druckpra¨paration mit kommerziellem Drucksystem (Shimadzu CHIP-1000) mit einem Drucktrop-
fenvolumen von ca. 87pl, Tropfendurchmesser ca. 55µm. Peptidkonzentrationen 5 · 10−6M (1:3:10), Cytochrom C (Pferd),
Myoglobin (Pferd) und Trypsinogen. Cytochrom C (P62894), Mr = 11701.4 Da, C522H832N144O151S5 plus Ha¨mgruppe c,
Mr = 684.65 Da, C34H36N4O4S2Fe, Mequine = 12384 Da; Myoglobin (equine), Mr = 16951.27 Da, C769H1212N210O218S2;
Trypsinogen als (M + H)+ Mr = 23981 Da (Sigma-Aldrich T1143); Anionisches Trypsinogen (Q547S4) Mr = 26282.60
Da, C1163H1771N305O363S14. Nachtra¨gliche Matrixspraypra¨paration mit 2,5-DHB, Linearmessung am Massenspektrometer
ALADIM II. Na¨heres dazu im Diskussions- und Ergebnisteil.
Matrixpra¨paration an biologischen Proben erha¨ltlich. Elektrosprayverfahren erzeugen, neben der Tech-
nik des Streuens von feinkristalliner Matrix durch Netze mit feiner Maschenweite, dabei die kleinsten
Kristalle und bilden eine sehr dichte und homogene Verteilung auf einer Targetoberﬂa¨che. Es ist bis-
lang aber unklar, ob Elektrosprayverfahren bei Messungen an nichtleitenden biologischen Proben, ohne
zusa¨tzliche Behandlung z.B. einer vorhergehenden Beschichtung mit Gold oder a¨hnlichem, vergleichba-
re Ergebnisse zu den pneumatischen Methoden ermo¨glichen. Ein gleichma¨ßiger Matrixauftrag ist i.d.R.
wichtig, da Unregelma¨ßigkeiten im Zusammenhang mit unterschiedlichen Analytverteilungen in Proben,
zu Formen der Artefaktbildung fu¨hren ko¨nnen.
2.3.3 Thermischer Droplet-On-Demand Generator
Untersucht wird in dieser Arbeit, neben einem speziell entwickelten Zweikomponenten-Spru¨hverfahr-
en auch das Drucken von Matrix- und Matrix/Analytlo¨sungen mit einem modiﬁzierten kommerziel-
len thermischen DOD-Jet-Drucker (Modell: HP-Deskjet 550 D) [51]. Kommerzielle vollautomatische
Matrix/Analyt-Drucksysteme sind mittlerweile von mehreren Herstellern erha¨ltlich (z.B. CHIP, Piezo-
kapillaren, Shimadzu Corp.). Als Drucken wird hier im weiteren Sinne der Auftrag von gelo¨sten oder
suspendierten Stoﬀen verstanden, die nach durchlaufen einer Transportstrecke in Tropfenform oder als
Feststoﬀ auf die zu pra¨parierende Oberﬂa¨che oder die zur Messung notwendige Targetﬂa¨che gelangen.
Weiterhin sind auch Verfahren bekannt, die feinkristalline Matrizes direkt durch ein Sieb mit enger Ma-
schenweite aufbringen [52]. Eine andere Methode besteht darin, einen gebildeten Tropfen direkt und noch
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vor dem Abriss an der Bildungsstelle auf eine Oberﬂa¨che, gewissermaßen abzulegen (Pipettieren). Mit ei-
nem, zu dem in dieser Arbeit vergleichbaren, HP Ink-Jet-Drucker konnten Arbeitsgruppen bereits zeigen,
daß sogar lebende und mit einem ﬂuoreszierenden Vitalfarbstoﬀ markierte Pro- und Eukaryotenzellen, in
Alginatmikropartikeln, strukturiert auf Oberﬂa¨chen gedruckt werden ko¨nnen 16.
Ein generelles Problem bereitet beim Drucken diskreter Tropfen immer das mehrmalige Anfahren,
bereits einmal positionierter Bereiche. Erforderlich wird dies z.B. bei der gezielten Matrixbeschichtung
von zuvor diskret verdauten Probenstellen. Im Gegensatz zu Pipettierverfahren ist zu einer Kontrolle der
Druckpositionierung im Wiederholverfahren, deshalb i.d.R. ein aktives Korrektursystem (Ru¨ckkopplung)
notwendig, um ein reproduzierbares Ergebnis gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Ein solches nichtkommerzielles
System wird z.B. fu¨r Piezo-Ro¨hrendrucker beschrieben [95] [98]. Eine anschauliche Abbildung u¨ber die
DOD-Tropfenerzeugung ist in Abbildung 2.11 zu erkennen.
Droplet-on-demand Druck diskreter Tropfen
Abbildung 2.11: Erzeugung eines einzelnen Wassertropfens an einen pneumatischen Droplet-On-Demand Generator. Ab-
bildung entnommen aus [96]. Die Darstellung zeigt die Tropfenbildung nach einem 4.61 ms Triggerpuls zur O¨ﬀnung des
pneumatischen Ventils. Kamera: Nikon E3, Nikon Canada, Mississauga, Ont., Canada, ausgestattet mit einem Mikroskop:
Questar QM100, Company Seven, Astro-Optics Division, Montpelier, Md., USA (Auﬂo¨sung 1.1 µm in 0.15 m Arbeitsab-
stand). Beleuchtung: Stroboskop: Model X1200, Perkin-Elmer Optoelectronics, Fremont, Calif., USA (Blitzdauer 10 µs),
Glasfaserleitung.
16Beta TC6-Zellen mit ca. 89% U¨berlebensrate, US-Patent 7051654 - Ink-jet printing of viable cells [93] [94].
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2.3.4 Zweikomponentenspru¨htechnik
Die Zweikomponentenspru¨htechnik bildet den methodischen Schwerpunkt dieser Arbeit, im Rahmen der
Untersuchung der vorbereitenden Pra¨parationstechniken. Bei den Spru¨htechniken zur Matrixpra¨para-
tion sind u.a., im Zusammenhang mit der bildgebenden Massenspektrometrie, Anordnungen mit rein
pneumatisch arbeitenden Apparaturen sowie auch Elektrosprayverfahren bekannt. Die Elektrosprayver-
fahren erzeugen eine besonders kleine mittlere Kristallgro¨ße und erreichen dadurch eine sehr homogene
Beschichtung leitfa¨higer Oberﬂa¨chen [99]. Die pneumatischen Spru¨htechniken eignen sich besonders zur
Beschichtung nichtleitender biologischer Oberﬂa¨chen, da hier i.d.R. aufgrund der heterogeneren Tropfen-
gro¨ßenverteilung in einem Spru¨h, eine ho¨here Restfeuchte auf der Pra¨paratoberﬂa¨che resultiert.
Es wird in dieser Arbeit eine stro¨mungsoptimierte Spru¨htechnik mit statischer Du¨se und Stickstoff sowie
einem wa¨hrend des Spru¨hvorgangs bewegten Targethalter untersucht. Diese Apparatur basiert auf einem
bekannten Prinzip bzw. einem Aufbau ohne Spru¨hkammer und Targetbewegung [42] [97].
Das weltweit sta¨rker werdende allgemeine Interesse an der bildgebenden MALDI-Massenspektrometrie
in den letzten Jahren, fu¨hrte zur Entwicklung und Verbreitung einer Reihe von kommerziellen Matrix-
pra¨parationsapparaten. So wird z.B. ein Sprayapparat mit beheizbarer Kapillare von der Firma LEAP-
Technologies unter der Bezeichnung TM-SprayerTM angeboten [101]. Ein automatisches Matrix-Pipettier-
bzw. Druck-System wird außerdem von der Firma SunChrom hergestellt. Dieses Gera¨t kann mit einem
Adapter zur Spru¨herzeugung erweitert werden [102]. Ein weiteres vollautomatisches Matrixauftragungs-
system, das allerdings auf anderer technischer Basis arbeitet (vibrational vaporization, Ultraschallver-
neblung), wird von der Firma Bruker Daltonik angeboten [103]. Fast alle kommerziellen Sprayverfahren
basieren auf einer wa¨hrend des Spru¨hvorgangs bewegten Du¨se und einem ruhenden Probentarget.
2.3.5 Spru¨h- und Tropfenbildung
Der Prozess der Spru¨hbildung an Du¨sen wird seit etwa 150 Jahren mit unterschiedlicher Motivation
wissenschaftlich untersucht [104]. Bei Wechselwirkungen zwischen zwei newtonschen Fluiden17 werden,
in Abha¨ngigkeit der relativen Stro¨mungsgeschwindigkeit an der Phasengrenze des Strahles, Sto¨rungen
ausgebildet. Diese fu¨hren zum Strahlzerfall und zur Tropfenbildung. Neben der Geometrie der Du¨se sind
hierbei die physikalischen Eigenschaften der Fluide entscheidend, fu¨r die Art und den Verlauf dieses
Prozesses. Dabei ko¨nnen sprunghafte A¨nderungen zwischen einzelnen Prozesscharakteristiken auftreten.
Aus den induzierten Sto¨rungen resultieren transversale Schwingungen, deren Amplituden im Verlauf der
zunehmenden Strahlla¨nge gro¨ßer werden. Der sogenannte prima¨re Strahlzerfall (Lamellenzerfall) kann
direkt auf diese Sto¨rungen zuru¨ckgefu¨hrt werden. Dem prima¨ren Strahlzerfall folgt i.d.R. ein weiterer
(sekunda¨rer) Strahlzerfall (Ligamentzerfall mit Tropfenbildung). Dieser wird im Wesentlichen durch die
Gasdichte und die Auspra¨gung(en) der Fluidstro¨mung beeinﬂusst.
Insgesamt kann zwischen Charakteristiken unterschieden werden, bei denen der Zerfallsprozess jeweils
hauptsa¨chlich durch einzelne Ursachen dominiert wird [105]. Diese Stro¨mungsregime werden in Anlehnung
an die Hauptursachen bezeichnet als:
• Rayleigh Regime
• First-wind-induced Regime
17Newtonsche Fluide zeichnen sich durch einen linearen Zusammenhang zwischen Scherspannung (τ) und Schergeschwin-
digkeit ( du
dy
) aus: τ = µF
du
dy
, mit u = Stro¨mungsgeschwindigkeit, y = Koordinate orthogonal zur Rohrwand, µF =
dynamische Viskosita¨t.
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• Second-wind-induced Regime
• Atomization Regime
Abbildung 2.14 zeigt fotographische Aufnahmen dieser Charakteristiken. Der Stro¨mungsﬂuss inkom-
pressibler newtonscher Flu¨ssigkeiten in vertikal und/oder horizontal verlaufenden Rohrsystemen kann
durch die, aus der Stromfadentheorie stammende, Bernoulli-Gleichung gena¨hert werden. Aufgrund der
Massenerhaltung wirken sich rohrquerschnittsabha¨ngige Drucka¨nderungen und ggf. hydrostatische Ein-
ﬂu¨sse (A¨nderung der potentiellen Energie) auf die Stro¨mung aus. Die Bernoulli-Gleichung18 ermo¨glicht
das Aufstellen einer Energiebilanz im Rohrsystem, wobei prinzipiell die kinetische Energie, die Druck-
energie und die potentielle Energie einer (verlustfreien) Stro¨mung beru¨cksichtigt werden. Da real i.d.R.
nicht nur reine laminare Stro¨mungen vorliegen und auch (Energie)Verluste z.B. durch Reibung etc. zu
beru¨cksichtigen sind, wird in der Praxis eine empirische Anpassung der Bernoulli-Gleichung notwendig.
Dies fu¨hrt dann i.d.R. zu getrennten Ausdru¨cken, einerseits fu¨r laminare und andererseits fu¨r turbulente
Stro¨mungen [106]. Die Stro¨mung(en) im Du¨seninneren und am U¨bergangsbereich zur Atmospha¨re werden
u¨ber die Du¨sengeometrie beeinﬂusst, nicht selten erfolgt dabei eine Strukturierung des Du¨seninnenrau-
mes (Leitko¨rper etc.). Die (reine) Bewegung newtonscher Fluide kann u¨ber die Navier-Stokes-Gleichungen
(Impulserhaltung) theoretisch erfasst werden. Sie wird weiterhin zusammen mit der Kontinuita¨tsgleichung
(Volumenstrom) und der Energieerhaltung aus der Thermodynamik in manchen Anwendungen zur ma-
thematischen Modellierung herangezogen (CFD, computational ﬂuid dynamics).
Bei sehr geringen relativen Stro¨mungsgeschwindigkeiten erfolgt vor dem Einsetzen der Rayleigh Cha-
rakteristik, bei einer Stro¨mung in eine statische Gasatmospha¨re, zuna¨chst, ein einfaches Abtropfen der
Flu¨ssigkeit (siehe hierzu Abbildung 2.12). Die Flu¨ssigkeit benetzt dabei die Oberﬂa¨che des Kapillaraus-
gangs und ggf. in Abha¨ngigkeit des Materials auch die Außenﬂa¨chen. Der nachfolgende Volumenstrom ver-
gro¨ßert den Tropfen solange, bis die Gewichtskraft der Masse des Tropfenvolumens die Oberﬂa¨chenspan-
nungskraft am Umfang der Tropfenverju¨ngung betragsma¨ßig erreicht. Weiterer Flu¨ssigkeitszuﬂuss fu¨hrt
dann zum Atropfen. Beim Abtropfen des gesamten Volumens vergro¨ßert sich i.d.R. die freie Oberﬂa¨che
gegenu¨ber der freien Oberﬂa¨che im Reservoir. Die Oberﬂa¨che des Reservoirs kann deshalb gegenu¨ber
der Oberﬂa¨che der erzeugten Tropfen vernachla¨ssigt werden. Um die wirksame Oberﬂa¨chenspannung der
Flu¨ssigkeit zu u¨berwunden, muss eine gewisse Arbeit geleistet werden. Die Energie hierzu kommt aus
den Fluidstro¨mungen bzw. der Wirkung des Erdschwerefeldes. Bei ho¨heren Stro¨mungsgeschwindigkeiten
bildet sich i.d.R. zuna¨chst ein Strahl aus und die Tropfenbildung setzt sekunda¨r ein.
Der Hauptprozess des Rayleigh Regimes (mit niedrig viskosen newtonschen Flu¨ssigkeiten) wird durch
Sto¨rungen auf der Strahloberﬂa¨che mit Amplituden verursacht, deren Wellenla¨ngen ungefa¨hr dem 1.44-
fachen Betrag (143.7 %) des Strahlumfanges entsprechen. Dieser Vorgang wird auch als aerodynamisches
Zerwellen bezeichnet. Berechnungen konnten zeigen, daß eine ho¨here Viskosita¨t der Flu¨ssigkeit als Ten-
denz zu einer Verminderung der Strahlaufbruchrate an der Phasengrenze fu¨hrt und damit letztlich die
durchschnittliche Tropfengro¨ße steigert [104]. Bei einem ho¨heren Volumenstrom setzt die erste windindu-
zierte Charakteristik ein. Ab hier gewinnt zunehmend auch die Dichte der Gasatmospha¨re an Bedeutung.
Mit Einsetzen der ersten windinduzierten Charakteristik kann eine deutliche Schrumpfung des zusam-
menha¨ngenden Strahlkerns festgestellt werden, die laminare Stro¨mung wird zunehmend instabil und die
Strahlla¨nge nimmt ab. Im Rahmen der zweiten windinduzierten Charakteristik setzt eine turbulente
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Durchmesser, die deutlich kleiner als die Du¨seno¨ﬀnung sind. Wird der Volumenstrom der Flu¨ssigkeit
weiter gesteigert, kommt es schliesslich zu einer drastischen Verku¨rzung der Strahlla¨nge. Der Strahlkern
endet in der Na¨he des Kapillarendes und die Tropfendurchmesser werden sehr viel kleiner, als der verblei-
bende Strahldurchmesser. Diese Charakteristik wird als Atomization Regime bezeichnet. Eine detaillierte
Diskussion der einzelnen Prozesse ﬁndet man z.B. im U¨bersichtsartikel [104].
Eine mo¨gliche Art der Beschreibung eines Zweikomponentensystems besteht in der Darstellung als
Ohnesorge-Diagramm. Hierbei wird die Ohnesorgezahl als Funktion der Reynoldszahl aufgetragen (Abb.











mit dem Du¨sendurchmesser dd, der relativen Stro¨mungsgeschwindigkeit u, µF der dynamischen Viskosita¨t,
ρF der Flu¨ssigkeitsdichte und σO der Oberﬂa¨chenspannung. Fu¨r newtonsche Flu¨ssigkeiten kann die La¨nge
des zusammenha¨ngenden Flu¨ssigkeitskerns zur Unterscheidung der einzelnen Charakteristiken durch die
Beziehung:
L = Kc dd We0.32 (2.4)
bestimmt werden [105]. Hierbei entspricht Kc einer Konstante die Werte zwischen 4 und 16 einnimmt
und We der Weber-Zahl mit We = ρ u
2 r
σ (Strahlradius = r) [104]. Die Weberzahl bildet das Verha¨ltnis
aus dynamischem und statischen Druck. Ab einer kritischen Weberzahl von We = 8 geht das einfache
Abtropfen in eine Strahlbildung u¨ber [106].
2.3.6 Fazit
Die qualitative Leistungsfa¨higkeit der Analysemethode MALDI ist besonders im Zusammenhang mit der
bildgebenden Darstellung der Messergebnisse, stark abha¨ngig von der Charakteristik des verwendeten
Analysatortyps, dem Detektionsprinzip und der Art der Matrixpra¨paration. Die Pra¨parationstechniken
zur ﬂa¨chendeckenden Beschichtung biologischer Proben mittels Druck- und Spru¨heinrichtungen erlangen
hierbei eine immer gro¨ßere Bedeutung. Die physikalischen Bedingungen wa¨hrend solcher Pra¨parationen
unterscheiden sich i.d.R. von denen typischer Pra¨parationstechniken, die sich u¨berwiegend ausreichend
mit dem Ablegen vorgemischter Analyt-/Matrixlo¨sungen in deﬁniertem Volumen auf Targetoberﬂa¨chen
beschreiben lassen (z.B. Dried droplet, Layer-Techniken). Die vera¨nderten physikalischen Bedingungen
bringen zusa¨tzliche Parameter in den Pra¨parationsprozess ein, die beru¨cksichtigt werden mu¨ssen. Hierzu
za¨hlen u.a. die Gro¨ße und/oder die Verteilung der erzeugten Tropfen.
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Schema der Tropfenbildung in statischer Gasatmospha¨re .
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Monodisperser Sprüh unterschiedlicher Tropfendurchmesser
(Sprühvolumen 1 l Wasser)
A = 6000 m 2
V = 5.2 * 10 -16 l
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V = 5.2 * 10 -13 l
A = 60 m 2
V = 5.2 * 10 -10 l
A = 6 m 2








Tropfendurchmesser / 10 -6m
(a) (b)
Abbildung 2.12: (a) Tropfenvolumen in Abha¨ngigkeit des Kapillardurchmessers und des Schnu¨rungswinkels α am oﬀenen
Kapillarende. Winkel von α = 90◦ kommen real nicht vor. Abtropfung einer newtonschen Flu¨ssigkeit am Kapillarausgang
in eine statische Gasatmospha¨re (Benetzbarkeit des Kapillarmaterials und Oberﬂa¨chenspannung der Flu¨ssigkeit). Abbil-
dung der Tropfenbildung aus Wikipedia entnommen. (b) Theoretische Tropfenanzahl bei der Erzeugung einer einheitlichen
Tropfengro¨ße in einem Spru¨h (monodisperser Spru¨h), nach [106]. Die freie Oberﬂa¨che der insgesamt erzeugten Tropfen
vergro¨ßert sich gegenu¨ber der freien Oberﬂa¨che des Reservoirs. Die Arbeit die zur Tropfenbildung erbracht werden muss
entspricht na¨herungsweise W ≈ σ AT . Gesamtoberﬂa¨che aller erzeugten Tropfen = AT .
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(a)
(b)
Abbildung 2.13: (a) Darstellung der Strahlzerfallsla¨nge in Abha¨ngigkeit der Stro¨mungsgeschwindigkeit, nach Leroux S. et
al.: The stability curve of Newtonian liquid jets. Atomization and Sprays, Vol. 6, 1996. (b) Die Strahlzerfallsbereiche im
Ohnesorgediagramm nach, Ohnesorge VW: Die Bildung von Tropfen und die Auﬂo¨sung ﬂu¨ssiger Strahlen, ZAMM, 16, 6,
355 - 358, 1936.
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Spru¨hregimedarstellung
Abbildung 2.14: Photographische Dokumentation der Strahlzerfa¨lle mit wechselnden Hauptkomponenten. (a) Rayleigh Re-




3.1 Probenpra¨paration und Ionenextraktion
Eine Entwicklung spezieller Probenpra¨parationstechniken sowie die Anwendung bestimmter Messme-
thodiken, d.h. die Planung des gezielten Ablaufes einer Messung und die Wahl apparativer Parameter,
ko¨nnen die Anwendungsbereiche der MALDI-MS an nativen biologischen Proben mit Flugzeitspektro-
metern deutlich erweitern. Pra¨parationsprotokolle und Meßmethodiken sind aber nur systematisch zu
verbessern, wenn bekannt ist, welche Parameter in direktem Zusammenhang mit den hauptverantwortli-
chen physikalischen Prozessen stehen. Bei der Betrachtung aller bis heute u¨ber den Vorgang der Desorp-
tion/Ionisierung bei MALDI und angrenzender Laserverfahren erlangten Erkenntnisse, wird allerdings
schnell deutlich, daß es sich sehr wahrscheinlich hierbei eher um den kombinierten Ablauf mehrerer phy-
sikalischer Prozesse handelt, als um einen einzelnen einheitlichen Vorgang, auf den hin eine Optimierung
stattﬁnden ko¨nnte [1] [71] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114]. Es ist somit eher anzunehmen,
daß sich je nach Lage der Ausgangsbedingungen, d.h. der physikalischen und chemischen Beschaﬀen-
heit einer Probe und der in Kombination mit einer bestimmten Pra¨parationstechnik und Messmethodik
verwendeten Matrix, im wesentlichen der relative Anteil einzelner Prozesse (ver)a¨ndert. Diese Interpre-
tation liefert damit mehrere Ansatzpunkte fu¨r eine Optimierung mit einer Matrix, zum einen u¨ber die
Pra¨parationstechniken und Pra¨parationsprotokolle und zum anderen u¨ber die apparativen Parameter.
3.1.1 MALDI-Matrix und Matrixsysteme
Vor der Probenpra¨paration steht zuna¨chst bei der konventionellen, wie bei der ortsaufgelo¨sten Messung,
eine Entscheidung u¨ber die einzusetzende Matrix an. Neben entsprechenden kristallinen Aromaten [115]
[116] [117] [118] [119] [120] sind bei Raumtemperatur auch ﬂu¨ssige ionische Matrizes (ILM, ionic liquid
matrix ) bekannt. Die Matrizes eignen sich dabei zur Darstellung von Analyten aus unterschiedlichen
Substanzklassen1 [121] [122] [123] [124]. Glycerol ist neben Bernsteinsa¨ure (Succinic acid) eine ha¨uﬁg
verwendte Matrix fu¨r IR-MALDI-Anwendungen mit Nukleinsa¨uren und Proteinen [1]. Bei den ﬂu¨ssigen
ionischen Matrizes handelt es sich u¨berwiegend um bekannte saure aromatische MALDI-Matrizes wie
2,5-DHB, CHCA (C10H7NO3, α-Cyano-4-Hydroxyzimtsa¨ure) und SA (Sinapinsa¨ure, C11H12O5, trans-
3,5-Dimethoxy-4-hydroxyzimtsa¨ure), die in Kombination mit organischen Basen wie z.B. Pyridin oder
1-Methylimidazol verwendet werden. In der Literatur ist auch der Einsatz von Titandioxid als Zusatz zur
UV-Matrix zu ﬁnden.
Neben der Wahl der Matrix wird auch ein direkter Einﬂuss der Targetmaterialien2 auf die Desorption
1Peptide/Proteine, Phospholipide, Oligonucleotide und neutrale Oligosaccharide
2Entsprechende Methoden ohne Matrix wie z.B. DIOS (Desorption ionization on porous silizium) sind mit kleineren
Biomoleku¨len Mr ≈ 1 kDa anwendbar.
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und die Eﬃzienz der prima¨ren Matrixionisierung diskutiert sowie ein indirekter Einﬂuss auf die Ma-
trixkristallisation [125] [126]. Bei der Planung eines Experimentes kann die Auswahl einer Matrix nur
sehr eingeschra¨nkt nach systematischen U¨berlegungen erfolgen. Abgesehen von einer vergleichbar guten
Lo¨slichkeit, muss die Matrix eine spektrale Absorption im Wellenla¨ngenbereich der verwendeten Laser-
strahlung aufweisen. Daru¨berhinausgehende Feststellungen basieren oft auf Erfahrungswerten, die nicht
direkt aus den physikalisch-chemischen Daten einer Matrix hergeleitet werden ko¨nnen. Aufschlussreich in
dieser Hinsicht sind u.a. physikalische Betrachtungen an Strukturisomeren einzelner Matrizes.
Dihydroxybenzoesa¨ure (DHB)
Ein gutes Beispiel einer UV-MALDI-Matrix ist die sehr ha¨uﬁg verwendete und deshalb relativ gut un-
tersuchte Dihydroxybenzoesa¨ure (gentisic acid, C7H6O4) [116]. Ihre sechs Strukturisomere (2,3-; 2,4-;
2,5-; 2,6-; 3,4-; 3,5-) zeigen qualitativ, teilweise, starke Unterschiede im Hinblick auf ihre Eignung als
UV-MALDI-Matrix. Die ursa¨chlichen physikochemischen Zusammenha¨nge sind dabei nicht immer ein-
deutig zu benennen [127]. Mit Lo¨sungsmittelpra¨parationen ist es z.B. einigen Autoren mo¨glich mit den
Isomeren 2,6- und 2,5-DHB (pKa1 ≈ 3.0) anna¨hernd vergleichbare Ergebnisse mit Peptidanalyten zu
erzielen, wobei 2,5-DHB von der Mehrzahl der Anwender in MALDI-Experimenten klar bevorzugt wird.
Mit Phospholipiden nimmt die Eignung bei Messungen im positiven Ionenmodus in der Reihenfolge 2,5-
, 2,6-, 2,3-, 2,4-DHB ab. Die Isomere 3,4- und 3,5-DHB ergeben vor allem mit sauren Phospholipiden
niedrige Signalintensita¨ten im positiven Ionenmodus. Im negativen Ionenmodus sind die geeignetsten
Isomere 2,5-, 2,4-, 3,5-DHB, in abnehmender Reihenfolge. Das Isomer 2,6-DHB eignet sich, sehr wahr-
scheinlich aufgrund seiner relativ hohen Acidita¨t (pKa1 ≈ 1.3), u¨berhaupt nicht fu¨r Messungen von
Phospholipiden im negativen Ionenmodus [128]. Eine naheliegende Schlussfolgerung ist, daß eine re-
lativ hohe Acidita¨t der Matrix einer Analytprotonierung im positiven Ionenmodus fo¨rderlich ist. Aus
ro¨ntgenkristallographischen Untersuchungen sind bisher zwei unterscheidbare Kristallstrukturen des 2,5-
DHB-Isomers bekannt3 (Polymorphism in crystal structure) [129]. Einige weitere Arbeiten stellen eine
Reihe von Untersuchungen an Kokristallisationen (syncrystallization) von DHB-Strukturisomeren mit
unterschiedlichen Analyten vor. Darunter sind Untersuchungen nach einer Kokristallisation von Matrix
mit Peptiden/Proteinen aus deﬁnierter Umgebung [116] [127] [130] oder die Kokristallisation mit pH-
Indikatoren wie z.B. Methylrot (dye, methyl red) [131]. Die Experimente in [131] beziehen dabei die
unterschiedlichen polymorphen Kristallstrukturen (Form I, II) von 2,5-DHB sowie die explizit wa¨hrend
der Laserexposition bestrahlten Kristallﬂa¨chen ([100], [010], [001]) in ihre Betrachtungen mit ein. Inter-
essant sind dabei auch Untersuchungen zum Kristallisationsverhalten derselben Arbeitsgruppe mit 2,5-,
2,6-, 2,6-DHB · H2O4, Phthalsa¨ure (pKa1 ≈ 2.95) und Indikatorfarbstoﬀ [132]. Einige Phthalsa¨urederiva-
te za¨hlen zu den weltweit am ha¨uﬁgsten verwendeten Weichmachern in der Kunststoﬀverarbeitung und
sind als Verunreinigung in Oberﬂa¨chenwasser weitverbreitet. In Abwa¨ssern sind die ha¨uﬁgsten Derivate
nahezu immer nachweisbar [133]. Die in den Arbeiten untersuchten Phthalsa¨ure/Farbstoﬀ Kokristalle
enthalten neutrales Methylrot. Die 2,5-DHB/Farbstoﬀ-Kokristalle enthalten die zwitterionische Form des
Methylrot und die 2,6-DHB Kokristalle die protonierte Form sowie mo¨glicherweise die 2,6-DHB · H2O
Kokristalle auch die neutrale Form des Farbstoﬀs. 2,6-DHB · H2O zeigt bei den Kokristallisationsversu-
chen vergleichbare Ergebnisse zur Kristallstruktur der Form II des 2,5-DHB-Isomers. Als Fazit ko¨nnen
aus den Untersuchungen u¨ber die Kristallstruktur und den physikalischen Eigenschaften der Kokristalle
aber (bislang) keine Aussagen getroﬀen werden, die etwa ein eindeutiges Urteil u¨ber die Eignung einer
3Monoklines Gittersystem, Form I: P21/c, a = 4.9110(3)A˚, b = 11.8280(7) A˚, c = 11.0580(6) A˚, β = 91.059(3)◦ , V =
642.22 A˚3 und Form II: P21/c, a = 5.5610(2) A˚, b = 4.8690(1) A˚, c = 23.6880(8) A˚, β = 100.191(1)◦ , V = 631.27 A˚3, die
Notation entspricht der aus [131] und beru¨cksichtigt die statistisch ha¨uﬁgste Konformation.
4Pnma, a=6.778(1) A˚, b=9.411(1) A˚, c=11.890(2) A˚ [?].
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Substanz, als UV-MALDI-Matrix erlauben wu¨rden [1] [131].
In [131] wird angemerkt, daß bei der Kokristallisation in den Experimenten der DHB-Isomere (2,5-
, 2,6-) und Methylrot, stark unterschiedliche photophysikalische Eigenschaften des Farbstoﬀs in einem
erhaltenen Kokristall festzustellen sind, je nachdem welche Wachstumsbereiche in ein und demselben
Matrixkristall gerade betrachtet bzw. laserexponiert werden. Durch CLSM-Untersuchungen konnte an
2,5-DHB-Pra¨parationen der Einbau ﬂuoreszenzmarkierter Peptide/Proteine in einzelne Matrixkristalle
nachgewiesen werden, wohingegen an 2,6-DHB dieser Einbau unterbleibt [134]. Es ist bekannt, daß der
Kristallwasseranteil in reinen Proteinkrsitallen zwischen ca. 30% und 70% betragen kann. Durchschnitts-
werte des absoluten Wassergehaltes fu¨r ein globula¨res Protein betragen ca. 0.35 g Wasser pro 1 g Protein
[135] [136]. In [137] wird an einzelnen Kokristallen von Sinapinsa¨ure mit Peptid/Proteinanalyten eine
von der Kristallﬂa¨che und der Lasereinstrahlungsrichtung unabha¨ngige Signalintensita¨tsabnahme bei wie-
derholten Messungen an einer identischen Probenstelle mit Bestrahlungen nahe der Schwellbestrahlung
beschrieben. Dieses Verhalten la¨sst sich nach nur wenigen Laserschu¨ssen mit hohen Bestrahlungen auf
die identische Probenstelle erneut reproduzieren und wird von den Autoren als Hysteresis-Eﬀekt bezeich-
net. Mit der in der Proteinanalytik ebenso verbreiteten Matrix CHCA werden erst ab dem dritten oder
vierten Laserimpuls u¨berhaupt Analytsignale in den Massenspektren nachweisbar. Beide Eﬀekte sind an
2,5-DHB-Kristallen bislang mit keiner Pra¨parationstechnik beschrieben worden. Die genannten Eﬀekte
mit den Matrizes CHCA und SA scheinen in direktem Zusammenhang mit dem Kristallisationsverhalten
der jeweiligen Matrix und/oder der Messmethodik zu stehen.
Korrelation einiger Matrixeigenschaften mit physikalischen Parametern
Insgesamt besteht die gro¨ßte positive Korrelation zwischen dem Absorptionskoeﬃzienten (α) einer kristal-
linen aromatischen Matrixsubstanz und der angewandten Laserwellenla¨nge. Die Absorptionskoeﬃzienten
der ha¨uﬁgsten Matrizes im (nahen) UV-Bereich liegen zwischen α ≈ 5 · 104 und α ≈ 5 · 105 cm−1 (2,5-
DHB bei λ = 337, α ≈ 7.95 · 104 cm−1). Der Kehrwert des Absorptionskoeﬃzienten (δ) wird als die
Eindringtiefe des Laserlichtes bei (u¨berwiegender) Absorption der Strahlung angesehen [8]. Der molare
dekadische Extinktionskoeﬃzient (ε) der meisten MALDI-Matrizes erreicht bei den eingesetzten Wel-
lenla¨ngen (im nahen UV) Werte um ε = 5 ·103 bis ε = 5 ·104 lmol−1cm−1 [138]. Die Absorptionsspektren
der Matrixfeststoﬀe sind im Vergleich zu den Messungen in Lo¨sung, zu la¨ngeren Wellenla¨ngen verscho-
ben (bathmochromic shift) und die Peaks sind verbreitert [127]. Einige Autoren geben weiterhin eine
U¨bereinstimmung zwischen der Sa¨uresta¨rke einer Matrix und der Signalintensita¨t protonierter Analyte
in den Massenspektren an. Vermutet werden ko¨nnen diesbezu¨glich u.a. sekunda¨re Reaktionen der Analyt-
moleku¨le mit protonierten Matrixmoleku¨len in der Gasphase, z.B. durch Protonen-Transfer Reaktionen
[139]. Die Gasphasenbasizita¨t (GB) von nicht angeregten 2,5-DHB Moleku¨len betra¨gt ca. 822 kJ/mol und
liegt meist unter den GB von Peptidanalyten. Die Protonenaﬃnita¨t (PA) des 2,5-DHB-Radikalkations
betra¨gt ca. 854 kJ/mol, wa¨hrend die PA von untersuchten Peptiden meist deutlich gro¨ßer als 900 kJ/mol
sind [139] [140]. Eine direkte Ionisierung von neutralen Matrixmoleku¨len oder Analyten in der Gaspha-
se, etwa durch nichtangeregte oder angeregte neutrale Matrixmoleku¨le, wird von den meisten Autoren
dagegen ausgeschlossen. Die zusa¨tzliche Verwendung von organischen Sa¨uren (typischerweise: Triﬂuores-
sigsa¨ure, TFA, pKa = 0.23 oder Ameisensa¨ure, FA, pKa = 3.77) in Konzentrationen um 0.1% ist in der
biochemischen MS-Analytik mit Peptiden sehr ha¨uﬁg in der Literatur zu ﬁnden. Ebenso wird manch-
mal der Zusatz von potenziell chaotropen Reagenzien, in allerdings geringen Konzentrationen, wie z.B.
SDS (Natriumdodecylsulfat) oder Harnstoﬀ in der Pra¨parationslo¨sung beschrieben. Besonders, wenn es
sich bei den Analyten um Peptide aus enzymatischen Verdauproben handelt, ist diese Vorgehenswei-
Kapitel 3 Seite 44
se eﬀektiv und eine Vermutung u¨ber den zugrundeliegenden Mechanismus, liegt in der Beeinﬂussung
der enzymatischen Spaltungseﬃzienz. Die Wirkung steht also nicht im direkten Zusammenhang mit dem
”MALDI-Prozess“. Nicht selten ist auch der Zusatz weiterer aromatischer Verbindungen zur Matrixlo¨sung
zu ﬁnden, so z.B. die unter der Bezeichnung ”Super-DHB“ gefu¨hrte Mischung (sDHB, 2,5-DHB plus 5
% bis 10 % 2-Hydroxy-5-Methoxybenzoesa¨ure) oder die Kombination von zwei MALDI-Matrizes mit
gro¨ßeren Unterschieden in den Absorptionsmaxima [141].
Alternativen zu organischen Matrizes
Weiterhin eignen sich unter bestimmten Bedingungen auch metallische Nanopartikel5 (z.B. UFMP in
Glycerol, ultra ﬁne metal powder, d ≈ 101 nm bis 102 nm) zur Anwendung im Rahmen der Bioanalytik
[9]. Sie sind z.B. zusammen mit Glycerol als UV-Matrix einsetzbar. Die Nanopartikel absorbieren die
Laserstrahlung teilweise. Außerdem verteilen Sie die eingestrahlte Energie durch Streuung im Pra¨pa-
rat. Es ist anzunehmen, daß neben einem schnellen und lokal begrenzten Temperaturanstieg, aufgrund
der Absorption einiger Nanopartikel, die von den Streuwellen ausgehende Energie auch zur resonanten
Einkopplung in aromatische Reste von Aminosa¨uren zur Verfu¨gung steht [9]. Diese ist dann nicht mehr
so intensiv, das hieru¨ber mehrheitlich intramolekulare Bindungen in Analytmoleku¨len gebrochen werden.
Die Dissipation wird aufgrund des Glycerols zwischen den Nanopartikeln, nicht durch die guten Wa¨rmelei-
tungseigenschaften des Metalls bestimmt, sondern sehr wahrscheinlich durch diejenigen des umgebenden
Mediums. Insgesamt haben sich bislang diese Materialien im Vergleich zu den organischen Matrizes, ge-
messen an den publizierten Arbeiten, nicht durchsetzen ko¨nnen. Ein neuer Trend in diesem Bereich geht
zu eindimensional nanostrukturierten Materialen.
3.1.2 Desorption, Ablation und Ionisierung
Bei der Beschreibung der physikalischen Vorga¨nge, die dem ”MALDI-Prozess“ zugrundeliegen, wird in
der Regel eine getrennte Betrachtung der einserseits einsetzenden Desorption/Ablation sowie andererseits
der Ionisierung vorgenommen. Es ist dennoch eher davon auszugehen, daß beides (zumindest) teilweise
parallel abla¨uft und deshalb mechanistisch nur schwer zu trennen ist. Der Begriﬀ der Desorption ist von der
Methode der Felddesorption6 (echte Felddesorption) u¨bernommen. Diese leitet eine direkte Extraktion von
Ionen unpolarer Verbindungen aus dem festen Aggregatzustand in starken inhomogenen elektrostatischen
Feldern an der Oberﬂa¨che von aktivierten Wolframdra¨hten ein [142]. Im Zusammenhang mit MALDI
wird dieser Begriﬀ aber nicht nur im Sinne einer Vakuumsublimation weniger neutraler Matrixmoleku¨le
und der Desorption einzelner Ionen verwendet. Diese Ereignisse bleiben quantitativ i.d.R. unterhalb der
Nachweisgrenze (Bestrahlung < ”Schwellbestrahlung“) der eingesetzten MALDI-TOF Spektrometer, fu¨r
die entsprechende Substanz. Der Begriﬀ Desorption ist in diesem Sinne eher im Zusammenhang mit dem
Prozess einer ”Clusterablation“ (Bestrahlung  Schwellbestrahlung) zu verstehen. Die in Experimenten
ermittelte Sublimationstemperatur des 2,5-DHB-Isomers liegt bei Normalbedingungen nach [143] bei ca.
Tsub = 443 K bzw. die Sublimationsenthalpie bei ca. −∆Hsub = 109 kJ mol−1. Einige Autoren teilen
die MALDI-Matrizes in Anlehnung an ihre Sublimationstemperatur auf, im Sinne von ”heißen“ bzw.
”kalten“ Matrizes. Die Reihenfolge steht dabei aber im Widerspruch zu anderen Untersuchungen (siehe
S.71). Heiße Matrizes (harte) rufen bei Analyten ha¨uﬁger Fragmentierungen hervor als kalte (weiche)
Matrizes [144]. Zum Vergleich, die Sublimationstemperatur von SA betra¨gt ca. Tsub = 426 K und die von
CHCA ca. Tsub = 455 K [145]. Die Clusterablation erzeugt letztlich eﬀektiv zusammen mit den folgenden
5Nobelpreis fu¨r Chemie 2002 u.a. zu einem viertel vergeben an K. Tanaka (MALDI) und J.B. Fenn (ESI).
6Die organische Analytsubstanz wird dazu auf aktivierten du¨nnen Wolframdra¨hten (bei Temperaturen von ca. 1200◦C
mit Benzonitrild, d ≈ 10µm) aufgebracht. Durch Stromﬂuss werden die Dra¨hte erhitzt. Ab einer bestimmten Temperatur
setzt die Desorption von Analytionen im inhomogenen elektrostatischen Feld (U ≈ 107V
cm
) ein.
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sekunda¨ren Reaktionen in der Gasphase Ionenstro¨me, die in Einzelspektren u¨ber der Rauschschwelle
liegen [139].
Energy-Pooling
Ein als sehr wahrscheinlich angesehener Mechanismus, der zur Erkla¨rung der prima¨ren Matrixionisierung
geeignet ist, wird mit dem Begriﬀ Energy Pooling bezeichnet. Es handelt sich hierbei um einen nichtlinea-
ren photochemisch induzierten Prozess (Singlet-Singlet annihilation) [146]. Bereits vor der Diskussion im
Zusammenhang mit MALDI ist im Rahmen von Untersuchungen an Biomoleku¨len mittels Laserdesorp-
tion ein solcher Prozess vermutet worden [147]. Entstehende Exzitonen, die als Wellen beschreibbar sind,
ko¨nnen an diskreten Gitterpla¨tzen im Moleku¨lkristall interferieren. Man geht davon aus, daß einzelne
Moleku¨le auf diesem Wege angeregte elektronische Energiezusta¨nde (Sn) erreichen ko¨nnen, die der dop-
pelten Photonenenergie der absorbierten Laserstrahlung entsprechen. Die Werte bleiben dennoch i.d.R.
unterhalb des ersten Ionisierungspotentials einer typischen MALDI-Matrix. Im Einzelnen ko¨nnen unmit-
telbar benachbarte und angeregte Moleku¨le (S1-Zustand), ihre aus der resonanten Einkopplung in das
delokalisierte π-Elektronensystem erhaltene Energie sammeln, wobei ein Moleku¨l dabei in den elektroni-
schen Grundzustand (S0) zuru¨ckfa¨llt, wa¨hrend das andere Moleku¨l weiter angeregt wird (Sn). Von da an
sind prinzipiell zwei alternative Wege in der Diskussion, die beide zu einer prima¨ren Ionisierung der Ma-
trixmoleku¨le zu Radikalkationen (ma•+) fu¨hren ko¨nnen. Zum einen besteht die Mo¨glichkeit einer direkten
Ionisierung des angeregten Moleku¨ls im Sn-Zustand, aufgrund eines erniedrigten Ionisierungspotentials
im Kristallverband [146]. Es ko¨nnte aber ebenso ein erneutes Poolen zwischen einem benachbarten an-
geregten Moleku¨l im elektronischen Zustand S1 und einem bereits im Sn-Zustand beﬁndlichen Moleku¨l
stattﬁnden. Hierbei fa¨llt dann das S1-Moleku¨l in den Grundzustand zuru¨ck, wa¨hrend das Sn-Moleku¨l io-
nisiert wird. Die dabei anfallende U¨berschussenergie ko¨nnte in Wa¨rme umgewandelt oder als Fluoreszenz
emittiert werden [148]. Fu¨r ein Energy pooling sprechen vor allem Fluoreszenzuntersuchungen (LIF, Laser
induced ﬂuorescene) an 2,5-DHB Pra¨paraten (Feststoﬀ und Lo¨sung). Diese zeigen einen nichtlinearen,
abfallenden Verlauf der Fluoreszenzintensita¨t (quenching) bei steigender Laserﬂuenz. Als dessen Ursache
wird das Energy-Pooling vermutet. Der absolute Verlauf des Fluoreszenzabfalls in den Experimenten
ist dabei von der Pra¨paration und dem Aggregatzustand bzw. der Temperatur der Matrix abha¨ngig
(LIF, λ=355 nm, Nd:YAG frequenzverdreifacht). Die Photonenenergie7 der jeweiligen UV-Wellenla¨nge -
λ=337 nm (ca. 3.7 eV), λ=349 nm (ca. 3.6 eV), λ=355 nm (ca. 3.5 eV) - ist zu gering, um eine direkte
Photoionisierung der Matrix 2,5-DHB (IP≈8.05 eV, gemessen8 nach [149]) herbeizufu¨hren. Die in den
Anregungsvolumina erreichten Photonendichten (Flux, in Abha¨ngigkeit der Lasereindringtiefe9), ergeben
zusammen mit der Dichte der kristallinen Matrix (ρ ≈ 1 g/cm3) und der notwendigen zeitlichen Kopplung
der Ereignisse dann eine Situation, die eine direkte resonante Zweiphotonenionisation sehr unwahrschein-
lich macht. Es wird deshalb angenommen, daß der photochemisch induzierte Prozess des Energy pooling
(Exziton Pooling), entweder im Zusammenhang mit einem verminderten Ionisierungspotential der Matrix
im Kristallverband (IP  7.82 eV ), oder u¨ber einen Zweischrittprozess, im Wesentlichen fu¨r die prima¨re
Ionisierung der Matrixmoleku¨le verantwortlich ist [139]. Bei entsprechenden Berechnungsmodellen sind
die Annahmen u¨ber die Lebenszeiten10 bzw. die Gleichgewichtskonstanten der angeregten Zusta¨nde im
Pooling-Prozess, neben den Absorptionskoeﬃzienten der einzelnen Anregungszusta¨nde (σ01 = S0 → S1,
σ1n = S1 → Sn) und der stimulierten Emission (σ10 = S0 ← S1) bzw. der Zerfallsrate der angeregten




≈ 1.239841939 eVµm/λ ; 1 eV ≈ 96.14 kJ ; 4.18 J ≈ 1 cal.
8Ermittlung aus DHB-Molekularstrahlexperimenten.
9Mit Wellenla¨ngen im nahen UV werden Eindringtiefen δ  200 nm vermutet, an 2,5-DHB ca. 110 nm.
10S1 Lebenszeiten ga¨ngiger UV-Matrizes liegen zwischen 1/10 ns und 10ns.
Kapitel 3 Seite 46
Der prima¨ren Matrixionisierung im Energy-Pooling Prozess, die sowohl fu¨r das Modell der Lucky-
Survivor -Ionisierung der Analytmoleku¨le, als auch fu¨r die prima¨re Gasphasenionisierung der Ananlyte
herangezogen werden kann (fu¨r erstere ist sie allerdings nicht zwingend erforderlich), folgt die prima¨re
Protonierung der Matrix (ma), entsprechend:
ma•+ + ma −→ [ ma−H ]• + [ ma+ H ]+ (3.1)
Aus elektronenmikroskopischen Aufnahmen von DHB-Kristallen (2,5-, 2,6-Isomere) ist bekannt, daß sich
in gro¨ßeren Matrixkristallen Hohlra¨ume (cavities  2 µm) ausbilden ko¨nnen. In diese Hohlra¨ume ist eine
Einlagerung von Lo¨sungsmittel und Analyten wa¨hrend des Kristallwachstums denkbar. An 2,5-DHB-
Pra¨parationen konnten einige Autoren mit CLSM-Messungen eine Analyteinlagerung im Matrixkristall
belegen, die dagegen bei dem 2,6-DHB-Isomer nicht festgestellt werden konnte. Analytische Messungen
des Wassergehaltes in 2,5-DHB Kristallen ergaben Werte von ca. 4.3 mol-% H2O [150].
Es muss mittlerweile weiterhin angenommen werden, daß eine echte Kokristallisation von Matrix und
Analyt, sehr wahrscheinlich nicht fu¨r Analyte aus allen Substanzklassen eine unabdingbare Vorausset-
zung zum Einleiten eines ”MALDI-Prozesses“ ist. Dies legen Pra¨parationen mit vera¨nderten Kristalli-
sationsbedingungen bzw. vollsta¨ndig lo¨sungsmittelfreie Pra¨parationen, d.h. Pra¨parationen ohne erfolgtes
Kristallwachstum in der Gegenwart von Analytmoleku¨len nahe (Fast evaporation) [3] (Solvent free prepa-
ration) [151]. Bei Peptiden kann eine Korrelation der Nachweisgrenze mit dem Einbau in Matrixkristallen
angenommen werden. Vieles spricht dafu¨r, daß eine Physisorption oder Chemisorption von Analytmo-
leku¨len, zumindest aus bestimmten Substanzklassen, an einzelne Matrixmoleku¨le bzw. Kristallﬂa¨chen fu¨r
eine MS-Darstellung bereits ausreichend sein kann. Ob diese dabei wa¨hrend der Pra¨paration oder erst im
Verlauf der Einwirkung des Laserimpulses stattﬁndet, ist dagegen unklar.
In [152] wird eine quantitativ absteigende Reihenfolge, der bei unterschiedlichen Pra¨parationen er-
forderlichen Schwellbestrahlungen aufgestellt, die zu einer vergleichbaren Signaldetektion von Peptiden
u¨ber einem entsprechenden Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis an einem Spektrometer erforderlich ist:
”Perfekter Kristall“ > ”Intakter Kristall mit Defektﬂa¨chen“ > ”Pulverisierter Kristall“.
Der pulverisierte Kristall zeigt dabei eine statistische Verteilung aller Raumstrukturfragmente. Die
Schlussfolgerung folgt der Annahme, daß ein Aufbrechen unregelma¨ßiger Strukturanordnungen sowie ein
kleineres Oberﬂa¨che-zu-Volumenverha¨ltnis die beno¨tigte Prozessenergie derart beeinﬂusst. Die Autoren
Tabelle 3.1: Dissoziationsenergien ausgewa¨hlter Bindungen.
Bindung Dissoziationsenergie [eV] Bindung Dissoziationsenergie [eV]
C = O 7.3 C −O 3.6
C = C 6.4 C −C 3.6
O −H 4.8 S −H 3.5
C −H 4.3 C −N 3.0
N −H 4.1
Quelle: Vogel A., Venugopalan, V.: Mechanisms of Pulsed Laser Ablation of Biological Tissues, Chem. Rev. 103,
577-644, 2003.
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geben an, daß mit den pulverisierten Isomeren 2,4-, 2,5- und 2,6-DHB und ebenfalls pulverisierten Ana-
lyten (Cytochrom C) ohne Lo¨sungsmitteleinsatz qualitativ vergleichbare Massenspektren zu Lo¨sungsmit-
telpra¨parationen erhalten werden ko¨nnen. Sie folgern daraus, zusammen mit Ergebnissen aus weiteren
Messungen, das je kleiner die eingesetzten Matrixkristalle sind, umso ”milder“ der dann ablaufende
MALDI-Prozess sein mu¨sse. Es kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden, daß einige Analyte, wie
z.B. Peptide, bereits in der kristallinen Pra¨paration als mehrfachgeladene Ionen vorliegen (preformed
ions). Eine Verringerung der Ladungen in desorbierten Clustern, die aus u¨berwiegend neutralen Matrix-
moleku¨len, mehrfachgeladenen Analyten und entsprechenden Gegenionen bestehen, auf hauptsa¨chlich
einfach geladene Ionen, erfolgt dann in der Gasphase in einem oder mehreren Schritten von sekunda¨ren
Reaktionen bzw. Clusterzerfall (lucky survivor) [150] [153]. Neuere Experimente an AP-MALDI-Quellen
und Ionenfallenspektrometern mit IR- und UV-Wellenla¨ngen zeigen weiterhin, daß auch bei MALDI mehr-
fachgeladene Ionen entstehen und als solche mit u¨berwiegenden Ha¨uﬁgkeiten vermessen werden ko¨nnen
[154] [155] [156]. Einige Autoren erhalten etwa mit IR-Wellenla¨ngen und ﬂu¨ssigen Matrizes bzw. Wasser
an kommerziellen AP-MALDI-Quellen mit Targetpotentialen zwischen 2.5 kV bis 4 kV mehrfachgela-
dene Ionen von gro¨ßeren Peptidanalyten (Myoglobin und Cytochrom C). Mehrfachgeladene Peptidionen
(Cytochrom C) sind demnach auch mit einer ﬂu¨ssigen Matrix und UV-Wellenla¨ngen bei vergleichbaren
Targetpotentialen erzeugbar. Ebenso scheint es mo¨glich zu sein mehrfachgeladene Peptidionen mit kris-
tallinen Matrizes auf Glasobjekttra¨gern nach Dried droplet-Pra¨paration und etwa der Einstrahlung des
Lasers von der Pra¨paratru¨ckseite zu erhalten (Backside illumination) [157]. Die meisten Autoren geben
bei ihren Messungen dann eine gegenu¨ber normalen MALDI-Messungen erho¨hte Bestrahlung und relativ
hohe Temperaturen an der Ionentransferkapillare des Spektrometers an. In [157] wird zudem berichtet,
daß sich aus lo¨sungsmittelfreien Pra¨parationen keine Mehrfachladungen erzeugen lassen. Erst nach einer
Lo¨sungsmittelzugabe treten auch Mehrfachladungen, neben Einfachladungen entsprechender Analyte auf.
Um die Messungen mit Mehrfachladungen von HV-MALDI-Messungen mit hauptsa¨chlich einfachgelade-
nen Analytionen abzugrenzen, wird die Bezeichnung LSI (Laserspray Ionization) verwendet, die gleichsam
eine elektrospray-a¨hnliche Tropfenbildung aus desorbierten und zerfallenden Clustern mehrfachgeladener
Analyt/Matrix-Lo¨sungsmittel Zusammensetzungen in der Gasphase unter Atmospha¨rendruck nahelegt.
Die ”Backside illumination“ ermo¨glicht es prinzipiell der Transferkapillare der Massenspektrometer sehr
nahe zu kommen, setzt allerdings die Verwendung von transparenten Probentra¨gern voraus. Diese Anord-
nung wird aber nicht als zwingend notwendig angesehen, um mehrfachgeladene Ionen erzeugen zu ko¨nnen.
Besonders interessant sind in diesem Zusammenhang die Untersuchungen von [158], die ein kontrolliertes
Erzeugen von Mehrfachladungen im Wechsel mit Einfachladungen an einer kommerziellen AP-MALDI-
Quelle mit metallischem Probentarget, kristallinen UV-MALDI-Matrizes und einer Laserwellenla¨nge von
λ = 355 nm beschreiben. Die Autoren geben an, allein durch das Anlegen eines Targetpotentials von +
1 kV (Transferkapillare T ≈ 300 ◦C) die Mehrfachladungen positiver Ionen unterdru¨cken zu ko¨nnen, um
dann einfachgeladene Analytionenspektren zu erhalten. Nach einem vera¨nderten Targetpotential von ± 0
V sollen dann erneut Mehrfachladungen detektiert werden ko¨nnen. Obgleich die zugrundeliegenden Me-
chanismen noch weitestgehend unklar sind, ko¨nnten diese unmittelbar mit sekunda¨ren Reaktionen in der
Gasphase bzw. deren Ausbleiben zusammenha¨ngen. Diese Ergebnisse ero¨ﬀnen, sofern sie reproduzierbar
sind, dann prinzipiell die Mo¨glichkeit auch gro¨ßere Biomoleku¨le (Mr >> 2 kDa) mit AP-MALDI-Quellen
an Ionenfallenspektrometern vermessen zu ko¨nnen. Diese sind bei klassischen MALDI-Experimenten nur
als einfachgeladene Ionen darstellbar und u¨bertreﬀen somit i.d.R. die obere Massengrenze zur Darstellung
an Ionenfallenanalysatoren.
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Eine (relativ) aktuelle Arbeit zeigt dabei einen mo¨glichen Weg auf, na¨here Erkenntnisse u¨ber die ab-
laufenden Vorga¨nge bei einer Gasphasenprotonierung der Analyte und einer (Lucky-Survivor) Ladungs-
reduktion sowie der damit verbundenen Mechanismen erhalten zu ko¨nnen [159]. Die Autoren verwenden
deuterierte Matrixester und untersuchen so die bei unterschiedlichen Bedingungen (z.B. Laserenergie,
Matrixacidita¨t) auftretenden deuterierten Analyt- und Matrixspezies. Auf diese Weise wird es mo¨glich,
eine direkte Zuordnung zu den ablaufenden Mechanismen zu treﬀen:
A + [ ma+ D ]+ −→ AD+ + ma (3.2)
AHn+n + nX
− −→ AH+ + X− + (n− 1)HX (3.3)
AHn+n + nX
− + [ ma+ D ]+ −→ AH+ + DX + (n− 1)HX + ma (3.4)
(3.2) Gasphasenprotonierung des Analyten (A) mit deuterierten Matrixionen ([ ma+D ]+) tritt ein, (3.3)
klassisches Lucky-Survivor Modell der vorgeformten Analytionen mit einer erwarteten Gegenionensepara-
tion (X−) und Gegenionenneutralisierung durch Bildung deuterierter Spezies (DX) und Lucky-Survivor
Analytionen (AH+).
Bei der Beurteilung eines physikalischen Prozesses auf einen mo¨glichen Beitrag zu einem beobachteten
Pha¨nomen oder Mechanismus gilt generell, daß alle Betrachtungen auf die Dimensionen der physikalischen
Rahmenparameter zu beziehen sind. Im Falle der Desorption/Ablation bei der UV-MALDI-Methodik sind
das der Zeitraum der Laserpulsdauer11 und die lineare(n) Dimension(en), die wa¨hrend der Ausbreitung
der Strahlung zur Umwandlung der Energie im Medium12 erreicht werden. Die dann im Vordergrund ste-
henden physikalischen Vorga¨nge sind die Absorption (Einphotonenabsorption im UV) und die Dissipation.
Die mit organischen MALDI-Matrizes und biologischen Moleku¨len/Ionen beobachtbaren Desorptions-
/Ablationscharakteristiken13 lassen sich sehr wahrscheinlich im Wesentlichen auf thermische Prozesse
zuru¨ckfu¨hren. Die Laserpulsdauer ist zudem unmittelbar mit der Umsetzungsrate der analogen Signale
wa¨hrend der Digitalisierung verknu¨pft. Funktional stellt dieser Prozess eine Faltung dar. In UV-MALDI
Pra¨parationen betragen die Lasereindringtiefen in 2,5-DHB-Kristalle bei einzelnen Nanosekundenlaser-
pulsdauern ungefa¨hr δ ≈ 102 nm (Stickstoﬄaser, τ ≈ 3 ns). Die Zeit, die dabei zum vollsta¨ndigen Ablauf
einer thermischen Relaxation (thermische Relaxationszeit, τthe = λ4αρc ) in den bestrahlten Bereichen er-
forderlich ist, u¨bersteigt i.d.R. deutlich die Laserpulsdauer von ga¨ngigen kommerziellen Stickstoﬄasern
(τthe > 3τ). Aufgrund der Volumendimensionen, die sich aus dem Strahlungsdurchmesser (d ≈ 1 µm bis
 100 µm) und der Eindringtiefe in die Kristalle ergeben, sollte der Wa¨rmeﬂuss, vor allem bei homoge-
nen Strahlproﬁlen, hauptsa¨chlich in Richtung des Probeninneren stattﬁnden. Der Wa¨rmeﬂuss (dQdt ∝ dTdx )
ist i.d.R. proportional zur Temperatura¨nderung in der Ausbreitungsrichtung des Gradienten. Bereits ab
Pulsdauern von τ ≈ 10 ns scheint dann auch eine vollsta¨ndige Dissipation in Richtung des Probenin-
neren, innerhalb einer Pulszeit mo¨glich zu werden. Das wiederum wu¨rde die Wahrscheinlichkeit einer
Wa¨rmediﬀusion aus der bestrahlten Stelle einer Pra¨paration nach sich ziehen, andererseits aber auch
einen Kochvorgang einleiten ko¨nnen. Neben dem Hauptprozess der Energieeinkopplung in den Matrix-
kristall, der durch das Energy-pooling und einer direkt damit gekoppelten Erwa¨rmung erfolgt, ko¨nnten
deshalb weiterhin theoretisch zwei Kochprozesse, zumindest eingeleitet werden. Zum einen
11U¨blicherweise eine Halbwertsbreitendeﬁnition der longitudinalen Pulsmoden.
12U¨blicherweise der Kehrwert des Absorptionskoeﬃzienten der Matrix und der Laserspotdurchmesser.
13Die im Zusammenhang mit Laserwellenla¨ngen im nahen UV (337 nm bis 355 nm), Laserpulsdauern im ein- bis zwei-
stelligen Nanosekundenbereich und Foki > 10 µm ablaufen14
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• ein normaler Kochvorgang mit heterogener Gasblasenbildung an Grenzﬂa¨chen fest/ﬂu¨ssig→ normal
boiling
• sowie zum anderen eine Phasenexplosion, als Folge einer homogenen Gasblasenbildung in einer
metastabilen Flu¨ssigkeit → explosive boiling.
Unterstu¨tzt werden ko¨nnten beide Prozesse von den im Vakuum gasfo¨rmigen Lo¨sungsmitteleinschlu¨ssen in
den Kristallhohlra¨umen (nucleation sites). In diesem Zusammenhang wird auch von einigen Autoren die
Zersetzung angeregter Matrixmoleku¨le wa¨hrend der Energieaufnahme (z.B. Decarboxylierung, CO2 ↑) ab
gewissen Bestrahlungen diskutiert15 (pneumatic assistance). Bei nativen biologischen Proben erho¨ht sich
dabei die Wahrscheinlichkeit einer mo¨glichen zusa¨tzlichen Gasbildung aus potenziellen Zersetzungsreak-
tionen, allein durch die Anwesenheit von Resten an z.B. Puﬀersubstanzen aus der Pra¨parationsumgebung
(Kulturmedien etc., Ammonium-, Carbonat-, Bicarbonatpuﬀer) bzw. dem biologischen ”Material“ selbst.
Einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Gasbildung ko¨nnte der i.d.R. hohe Wassergehalt in nativen biolo-
gischen Proben liefern, der teilweise bei einer einsetzenden Kristallisation von Analyten oder der Matrix
gebunden werden kann. Die Diﬀusion von stabilen Gasblasen in der wa¨hrend der Bestrahlung entstan-
denen ﬂu¨ssigen Matrix erfolgt nun aber nur sehr langsam. Es wird im Mittel ungefa¨hr eine Zeit von
einstelligen Nanosekunden (10−9 s) zum Zuru¨cklegen von Diﬀusionsstrecken von 1 pm bis 10 pm (10−12
m) angenommen. Ein vollsta¨ndig ablaufender normaler Kochvorgang mit heterogener Gasblasenbildung
gilt deshalb im Zusammenhang mit UV-Laserpulsdauern von τ  10 ns in Verbindung mit den meis-
ten kristallinen UV-Matrizes, als eher unwahrscheinlich bzw. insgesamt unbedeutend. Hierzu wird auch
2,5-DHB geza¨hlt, allerdings ohne experimentelle Falsiﬁzierung im entsprechenden Maßstab [160]. Zur
Erzeugung einer Phasenexplosion ist wiederum das schnelle Aufheizen lokaler Bereiche u¨ber die Siede-
temperatur16 no¨tig. Der hohe Strahlungsdruck ko¨nnte eine metastabile u¨berhitzte Flu¨ssigkeit erzeugen,
aus der heraus dann spontan eine homogene Gasblasennukleation erfolgt. Beim erreichen der spinodalen
Temperatur der Matrix kommt es dann zu einem explosionsartigen Kollabieren der metastabilen ﬂu¨ssigen
Phase.
Die Vorga¨nge unmittelbar vor dem Phasenwechsel, die wa¨hrend der Lasereinwirkung in den mikro-
skopischen Bereichen der Probe stattﬁnden, sind aber aufgrund der geringen Dimensionen, der kurzen
Zeitra¨ume sowie der Unzuga¨nglichkeit der Probe fu¨r geeignete Sonden wa¨hrend einer Messung, bislang
nur unzureichend (in situ) untersucht worden. Es ist deshalb weder falsiﬁziert, daß der Zustand einer
metastabilen Flu¨ssigkeit erreicht wird, noch, daß der Zwischenschritt einer ﬂu¨ssigen Phase mit einer
anschliessenden Erstarrung erfolgt. Elektronen- und lichtmikroskopische Untersuchungen an Messstellen
(burn pattern) entsprechender Pra¨parationen legen bei manchen UV-MALDI Matrizes (hierunter auch
2,5-DHB) das Erstarren einer Schmelze, als einen ablaufenden Vorgang, aufgrund der hinterlassenen
Oberﬂa¨chenmorphologie in den Kraterstrukturen aber nahe [1].
Neben den Kochprozessen wird der Wa¨rmeleitung im Matrixkristallgefu¨ge eine noch geringere Be-
deutung zum Beitrag im ”MALDI-Prozess“ eingera¨umt [8] (Kapitel 1). Weiterhin wird noch eine pho-
toakustisch induzierte Ablation (photomechanische Ablation) von Probenmaterial diskutiert, bei der die
Entstehung und Ausbreitung von bipolaren Druckwellen im Kristall erfolgt (thermoelastic stress wave).
Diese ko¨nnen sehr wahrscheinlich ihre quantitative Bedeutung (u¨ber Druck-/Zugspannungen) bei der Ab-
lation aber hauptsa¨chlich unter den Bedingungen des sogenannten ”stress conﬁnement“ einnehmen, d.h.
15Fu¨r DHB z.B., DHB → p−−Hydrochinon+ CO2, ∆H = −20.6 kJ/mol.
16Die Schmelztemperatur von 2,5-DHB liegt bei Atmospha¨rendruck zwischen ca. 205 C◦ und 208 C◦, eine anahnd der
Vakuumdeposition erkennbare Sublimation setzt bei p≈ 10−6 mbar aber bereits ab ca. 50 C◦ ein [58] [46].
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dann, wenn die Laserpulsdauer geringer (maximal gleichlang), als der Ausbildungs- und Ausbreitungszeit-
raum der thermoelastischen Druckwellenfortpﬂanzung im letztlich abgetragenen Anregungsvolumen ist
(mechanical equilibration, τme = 1δabl.vs  τ , vs Schallgeschwindigkeit im Medium). Experimentelle Daten
mit einigen UV-Matrizes legen akustische Relaxationszeiten von τme < 100 ps nahe [8] (Kapitel 1). Es
kommt dabei durch schnelles Aufheizen, zuna¨chst an der heißesten Stelle (heat source, Probenoberﬂa¨che),
zur Bildung einer (bipolaren) thermoelastischen Druckwelle. Diese breitet sich einerseits im nahezu isochor
(keine Volumena¨nderung) erhitzenden Kristall mit Schallgeschwindigkeit aus und kann, wenn andererseits
die von der Probe wegstrebende Druckwelle in der obersten Schicht zur Ablation fu¨hrt, mit der Welle
des Ru¨ckstossimpulses der Ablation u¨berlagern. Aus der Ho¨he des Ru¨ckstossdruckes, der bei UV-MALDI
und Nanosekundenlaserpulsen deutlich u¨berwiegt, kann dann direkt auf die Masse des abgetragenen Ma-
terials geschlossen werden. Untersuchungen an einer ﬂu¨ssigen UV-MALDI Matrix (3-Nitrobenzylalkohol
[161]) u.a. zur Messung des Ru¨ckstossdruckes (recoil stress) von abgetragenem Matrixmaterial (Piezoele-
mentsensor am Target), legen allerdings wiederum eher wechselnde thermische Prozesse zur quantitativen
Beschreibung des erhaltenen Ionensignals, in Abha¨ngigkeit der Bestrahlung nahe17 [162]. Bei sehr du¨nnen
Proben ko¨nnte der nach aussen gerichtete Anteil, durch Zugspannungen innerhalb des angeregten Be-
reichs, allein zur Ablation fu¨hren oder aber durch eine U¨berlagerung18 mit Reﬂexionen des nach innen
gerichteten Druckpulses, ebenso u¨ber ein mechanisches Zerreißen der Probe, an manchen Stellen zur Ab-
lation beitragen. Mo¨glich wa¨re dieser Prozess auch an du¨nnen amorphen Matrixschichten, a¨hnlich dem
”Zersplittern“ von Glas. Dieser Mechanismus ist außerdem bei Pra¨paration mittels Vakuumsublimati-
on/Resublimation der Matrix (vapor deposition) denkbar. An solchen Proben kann etwa mit der Matrix
2,5-DHB ein großﬂa¨chiges ”Abplatzen“ nach diskreten Laserpulsen im Vakuum festgestellt werden, das
unter Atmospha¨rendruck dagegen weitestgehend ausbleibt [58] [46]. Weiterhin denkbar aber eher unwahr-
scheinlich ist ein photoakustischer Einﬂuss bei der Ablation mancher biologischer Bindegewebe mit sehr
hohem Faseranteil unterschiedlicher physikalischer Eigenschaften. Bei den Faserstrukturen dominieren im
Masseanteil bei Wirbeltieren (so auch beim Menschen) die Kollagene (Proteine). Diese treten dabei in
unterschiedlichen Formen auf [71]. Abbildung 3.1 zeigt unterschiedliche Verla¨ufe der Ionenbildungsrate
im Zusammenhang mit einer Laserpulsform bei angenommenen (willku¨rlichen) Bedingungen in einem
MALDI-Experiment.
17Quasithermische Gleichgewichtsdesorption unterhalb einer Schwellbestrahlung und Moving-Heat-source Modell einer
Phasenexplosion ab der Schwellbestrahlung.
18Der
”
Widerstand“ fu¨r die Ausbreitung akustischer Druckwellen zur Vakuumseite geht ins Unendliche, weshalb die
Wirkung der nach aussen gerichteten Druckwelle noch durch eine Reﬂexion in du¨nnen Proben u¨berlagert werden kann.
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Ionenbildungsrate
Abbildung 3.1: (Rote Kurve) Laserpulscharakteristik und angenommene (schwarze Linien) Ionenbildungsraten innerhalb
der FWHM-Zeit eines Laserimpulses (Startzeitpunkt t = 9 ns). Angenommene relative Ionisierungsraten zwischen ca. 63%
und ca. 100%, bezogen auf den fu¨r einen Pulspeak notwendigen Ionenstrom. Nach neueren Erkenntnissen wird angenommen,
daß bis in die Gro¨ßenordnung von 102 ms nach dem Beginn eines UV-Laserimpulses noch Ionen aus einer UV-MALDI-Probe
desorbiert werden ko¨nnen ([8], Kapitel 1, Seite 1 ﬀ.)
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Numerische Simulation
Aus numerischen Simulationsrechnungen von Zhigilei et al. wird an Modellsystemen (MD, Molecular Dy-
namics) mit angenommenen Laserpulsdauern von 15 ps und 150 ps, innerhalb des verwendeten Modells
erkennbar, daß unterhalb einer Schwellbestrahlung sehr wahrscheinlich nur die Desorption weniger Mo-
leku¨le erfolgt und erst ab erreichen einer Schwellbestrahlung die Extraktion gro¨ßerer Moleku¨lverba¨nde,
sogenannter Cluster, einsetzt (breathing-sphere model). Aus diesen Simulationen ergibt sich, daß unter
den gewa¨hlten Ausgangsannahmen19 und Modellvorstellungen (Atomic level simulations) eine thermo-
elastische Druckwellendesorption/Ablation an reinen Matrixpra¨parationen nur mit den kurzen 15 ps-
Laserpulsen realistisch ist. Mit den 150 ps-Laserpulsen erfolgt unterhalb der Schwellbestrahlung eine
thermische Desorption und ab der Schwellbestrahlung dann eine thermisch induzierte Clusterablation
bzw. eine Layer-by-layer Phasenexplosion [2]. Ab einer Bestrahlung (Fluenz) H , die die substanzspeziﬁ-
sche Schwellbestrahlung Hth20 erreicht, H  Hth = δ(E − cT ), kann der experimentell messbare prima¨re
und protonierte Ionenanteil N mit Einschra¨nkungen durch eine thermische Phasenexplosion beschrieben
werden [1] [2]:






mit n=1 fu¨r Flat-Top-Laserproﬁle, n=2 fu¨r Gaussproﬁle, E einer kritischen Energie, c der speziﬁschen
Wa¨rmekapazita¨t, δ der Eindringtiefe der Laserstrahlung, T der Probentemperatur und A cos(θ) der be-
strahlten Probenﬂa¨che bei einem Einstrahlwinkel θ. Der Term cT entspricht der thermischen Energie21,
die vor der Laserbestrahlung im potentiellen Ablationsvolumen (der Matrix) angenommen wird. Ange-
wandt auf den messbaren Anteil an MALDI-Analytionen, sind die Zusammenha¨nge aber deutlich unkla-
rer. Es ist besonders auﬀa¨llig, daß Postionisierungsmessungen, bei denen die prima¨re Ionisierung nach
der Desorption erst durch einen zweiten Laser (in der Gasphase) erfolgt, quantitativ besser in Einklang
mit einer Phasenexplosion zu bringen sind, als diejenigen Experimente, die mit einer direkten Desorpti-
on/Ionisierung der MALDI-Matrix und Analyte erfolgen. Dies gibt einen Hinweis auf den Einﬂuss, den
die sekunda¨ren Reaktionen und Vorga¨nge im Plume auf die bei MALDI letztlich vermessenen Matrix- und
Analytionen haben mu¨ssen. Ihr Beitrag sollte bei einem dichteren fru¨hen Plume und damit bei steigen-
der Bestrahlung stark u¨berproportional, im Vergleich zur prima¨ren Ionisierung (der Matrix), zunehmen.
Die Abschwa¨chung der Laserstrahlung durch eine sehr wahrscheinlich stark u¨berwiegende Einphotonen-
absorption in der kristallinen Matrix folgt dem Lambert-Beerschen-Gesetz. Die A¨nderung der inneren
Energie U eines molekularen Kristalls entspricht unter isochoren Bedingungen (konstantes Volumen) sei-
ner Wa¨rmekapazita¨t cv = (∂U/∂T )v (Die speziﬁsche Wa¨rmekapazita¨t c, cv bezieht sich auf die Masse).
Bestrahlungen mit Betra¨gen, die moderat u¨ber der Schwellbestrahlung einer Substanz in einer bestimm-
ten Messumgebung liegen, fu¨hren im Anregungsprozess dann hauptsa¨chlich zum Lo¨sen intermolekularer
Wechselwirkungen22 zwischen den Peptidanalyten und Matrixmoleku¨len und ganz u¨berwiegend nicht zum
Bruch atomarer Bindungen z.B. in Analyten, durch eine Steigerung der inneren Energie u¨ber den Anteil
der intramolekularen Bindungskra¨fte. Die Matrix 2,5-DHB zeigt dagegen fast immer einen deutlichen
Anteil an Fragmentionen in den Massenspektren, wie typischerweise z.B. [M − H2O + H ]+. Ihr Anteil
steigt i.d.R. mit zunehmender Bestrahlung an.
Geht man davon aus, daß in oberﬂa¨chennahen Bereichen eine Art Layer-by-Layer Phasenexplosion
19Dichte ρ=1.2 g/cm3, Moleku¨lanzahl zwischen ca. 7 · 104 und 1 · 105, Mr=100 Da.
20Diese ist in Abha¨ngigkeit der Sensitiﬁta¨t eines Spektrometers zu sehen und kann daher bei geeigneten Verfahren auf
die Desorption einzelner bzw. weniger Ionen reduziert werden.
21Thermische Energie, Eth = Q = c ·m · T .
22U¨berwiegend Wasserstoﬀbru¨ckenbindungen ( 17 kJ/mol) und van-der-Waals-Wechselwirkungen ( 5 kJ/mol).
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stattﬁndet, so muss der entstehende Temperaturgradient innerhalb der Laserpulsdauer t  τ die Tempe-
ratur im desorbierten Layer u¨ber die Sublimationstemperatur steigern ko¨nnen (TLayer > Tsubl). Wird der
Kristall als homogen und isotrop angesehen, erfolgt eine Wa¨rmeleitung prinzipiell in alle Raumrichtun-
gen gleich schnell. Wenn zudem die Temperaturleitfa¨higkeit κ unabha¨ngig von der Temperatur ist, gilt
∂T (xi, t)/∂t = κ ∆T (xi, t), mit i = 1, 2, 3. Geht man weiterhin von einer homogen bestrahlten Oberﬂa¨che
(gro¨ßerer Flat-Top-Laserproﬁle23) aus, dann erha¨lt man als Lo¨sung der partiellen Diﬀerentialgleichung
fu¨r den eindimensionalen Fall, die Wa¨rmeleitung in Richtung des Probeninneren. Es handelt sich dabei













































Hierbei ist Eth [J ] die thermische Energie, die als Wa¨rmequelle auf der Probenoberﬂa¨che anzusehen ist,
λ [W/m K] die Wa¨rmeleitfa¨higkeit und α der Absorptionskoeﬃzient der Matrix. (3.5) ist die allgemeine
Wa¨rmeleitungsgleichung und ∇2 entspricht dem Laplace-Operator24. E0 ist die Bestrahlungssta¨rke, fu¨r
die bei MALDI typischerweiseE0 ≈ 106 W/cm2 angenommen wird und Ex die Bestrahlungssta¨rke am Ort
x. Weiterhin entsprechen e′ = 2(κt)0.5, κ = λ/ρ c [m2/s] der Temperaturleitfa¨higkeit, ρ der Dichte und c
bzw. cv der speziﬁschen molaren Wa¨rmekapazita¨t bei konstantem Volumen. Der Term erfc(x) = 1−erf(x)
ist die konjugierte Funktion der gaußschen Fehlerfunktion erf(x) (siehe Anhang).
Mit der Annahme einer Gleichgewichtsdesorption in einigen Simulationen geht meistens einher, daß
der limitierende Schritt der sekunda¨ren Ionisierung (der Analyte) bei konstant angenommener prima¨rer
Ionisierungsrate (der Matrix), der Phasenu¨bergang ist [164]. Eine quantitative Beschreibung der erzeugten
(Analyt)Ionen folgt damit zuna¨chst einer Exponentialfunktion erster Ordnung (N ≈ Hx). Ihr Exponent
wird auf Experimente angewandt i.d.R. in einem Wertebereich zwischen 4 und 8 gewa¨hlt [1] [163]. Beson-
ders bei ho¨heren Bestrahlungen ist aber eine Vorhersage der erzeugten Ionenintensita¨ten, gegenu¨ber der
tatsa¨chlich in den meisten Experimenten erhaltenen Signalsta¨rke zu groß. Dies ko¨nnte einerseits an einer
Sa¨ttigung der Detektion liegen, andererseits aber auch darauf hindeuten, daß der Anteil der sekunda¨ren
Ionisierung/Neutralisierung im Plume quantitativ nicht ada¨quat beru¨cksichtigt wird. Die Nettoionisie-
rungsrate (Ionen-zu-Neutralteilchen Verha¨ltnis) einer MALDI-Matrix wird an der Schwellbestrahlungs-
grenze in etwa auf ca. 0.0001 % bis 0.001 % (0.001 - 0.01 Promille) angenommen. Eine realistische relative
Ionisierungsausbeute von z.B. Peptidanalyten wird an der Schwellbestrahlungsgrenze mit zwischen 0.1 %
bis 1 % angenommen. In Ausnahmefa¨llen kann sie aber bis zu 10 % betragen [1].
Ablationsberechnung
Das ab einer Schwellbestrahlung abgetragene Volumen kann bei Flat-Top-Laserstrahlproﬁlen mit gro¨ße-
rem Durchmesser theoretisch aus der Eindringtiefe und der bestrahlten Probenoberﬂa¨che berechnet wer-
den. Im Falle einer gaussfo¨rmigen Intensita¨tsverteilung zeigt sich in Experimenten, daß bei der Schwell-
bestrahlung i.d.R. bei Einzelpulsexperimenten laterale Bereiche ablatiert werden, die innerhalb der 1/e2-
Deﬁnition (optischer Fokusdurchmesser) der Strahltaille des TEM-Proﬁles liegen [46] [53] [58].
23Durchmesser von einigen 102µm.
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Die maximal erreichbare Bestrahlung (Hmax) ha¨ngt dabei von der Pulsenergie des Lasers (Eτ ) und










H(x, y) dx dy
Hmax
(3.10)
Fu¨r ein relativ großes, radialsymmetrisches Flat-Top Proﬁl ergibt sich die eﬀektive Fla¨che und der eﬀektive
Durchmesser aus den geometrischen Maßen, da die Pulsenergie mehr oder weniger homogen verteilt wird
(3.10). Bei radia¨rsymmetrischen Gaussproﬁlen wird i.d.R. die 1/e2-Deﬁnition des Intensita¨tsabfalls bzw.
die 1/e-Deﬁnition des Amplitudenabfalls an den Proﬁlﬂanken und damit der d86.5%-Durchmesser als




















Das Suﬃx TH steht hier fu¨r das Synonym ”Top-Hat“ und bezeichnet ein Flat-Top Proﬁl, das aus einem
entsprechenden Gaussproﬁl, nach einer geeigneten Transformation erhalten werden kann. Der eﬀektive





≈ 1.128 √Aeff (3.13)
und ist damit deﬁnitionsabha¨ngig unterschiedlich. Er entspricht im Falle des homogenen Strahlproﬁles
dem Top-Hat-Durchmesser (dTH =
√
2ω). Dieser ist im Vergleich zu einem Gaussproﬁl identischer Pea-
kintensita¨t verringert (d86.5% = 2ω). Die Pulsenergie ergibt sich aus der Pulsverteilung, die eﬀektive
Pulsla¨nge tPuls i.d.R. aus dem Zusammenhang der Laserleistung, der Gu¨te und der Repetitionsrate des
Laser. Bei Nanosekundenimpulsen die keine lang abfallende Pulsﬂanke (exponentiell abfallende Flan-
ke) aufweisen, entspricht die eﬀektive Pulsla¨nge in etwa der Halbwertsbreite des zeitlichen Pulsproﬁles
tPuls ≈ tFWHM .
Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer angenommenen Gleichgewichtsdesorption/Ablation und
einer explosionsartigen Desorption/Ablation ist, daß im Falle der Gleichgewichtsablation nicht zwingend
der Absorptionskoeﬃzient α die Abtragstiefe δabl allein bestimmt, sondern auch die Ablationsenthalpie,
habl, na¨mlich u¨ber Hth = ρ habl/α einen Einﬂuss haben kann. Zuna¨chst wird angenommen, daß hierbei
keinerlei Wa¨rmediﬀusion aus dem betrachteten Volumen auftritt. Die Situation wird aber unu¨bersicht-
lich, wenn wa¨hrend der Ablation unterschiedliche Stufen mit ungleichen ”Ablationsenthalpien“ erreicht
werden ko¨nnen, weil z.B. der Laser Matrix und biologisches Material gleichzeitig erreicht und einmal eine
Ablation in Form einer Sublimation (Gleichgewichtsablation) sowie einmal in der Form einer Verdamp-
fung aus ﬂu¨ssiger Phase (quasi explosionsartige Ablation) eintritt. Fu¨r die Eindringtiefe, die bei einer





Fu¨hrt eine Ablation der Probe dazu, daß wa¨hrend der Laserpulsdauer ein nennenswerter Beitrag an der
Absorption der Laserstrahlung von bereits einmal abgetragenem Material in der Gasphase oder in einem
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− γ + 1
)
(3.15)
angeben. Gleichung 3.15 kann mit γ = αD/α, dem Verha¨ltnis des Absorptionskoeﬃzienten der Debris zu
dem der urspru¨nglichen Festphase, sowohl die Situation einer Gleichgewichtsablation γ → 0, als auch die
Situation einer explosionsartigen Ablation γ → 1 approximieren [71]. Es ist auf diesem Wege mo¨glich, eine
speziﬁsche Ablationsenergie Eabl. [J/m3] zu ermitteln. Geht man dabei zuna¨chst von einem zylindrischen
Ablationsvolumen aus, das durch den Radius ω des 100%-Durchmessers eines Flat-Top-Proﬁles und der






Weiterhin wird dann eine Abscha¨tzung u¨ber eine ideale Energiedichte, die zu einem optimalen Ablati-
onsergebnis fu¨hrt mo¨glich. Was ein optimales Ablationsergebnis ist, ha¨ngt immer von der Fragestellung
bzw. der Messprobe ab und kann deshalb nicht allgemein deﬁniert werden. Es zeigt sich aber auf jeden
Fall, vor allem bei der Verwendung von gaussfo¨rmigen Intensita¨tsproﬁlen und kleinen Laserfoki, daß eine
diﬀerenzierte Betrachtung der Proﬁlbereiche geboten ist, um die Materialablation ada¨quat beschreiben










Ersetzt man die Ablationstiefe durch den Ausdruck (3.15), erha¨lt man die allgemeine Beziehung, die nur





γ HHth − γ + 1
) (3.18)
Eine experimentell bestimmbare Gro¨ße ist die Ablationseﬃzienz ηabl. Diese kann allgemein, anhand der





Zur Messung kleinster Ablationsmengen einer Probe bietet sich z.B. eine Quarzmikrowaage an. Es erge-
ben sich dann mit diesem Ansatz formal zwei unterschiedliche Ablationseﬃzienzen, je nachdem welche
















Legt man eine explosionsartige Ablation zugrunde, erfolgt eine maximale Ablationseﬃzienz erst bei einer
Bestrahlung von H ≈ 2.7 Hth und fa¨llt dann bei noch ho¨heren Bestrahlungen monoton ab. Die maximale
Ablationseﬃzienz ist hier immer dann unabha¨ngig vom Absorptionskoeﬃzienten, wenn die Schwellbe-
strahlung ausschliesslich eine (Material)Konstante ist. Bei einer Gleichgewichtsablation ist die maximale
Ablationseﬃzienz dagegen unabha¨ngig vom Absorptionskoeﬃzienten, sie steigt stetig und asymptotisch
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bis zu ηabl = 1habl an.
In Abbildung 3.2 sind angenommene Peakintensita¨tsentwicklungen in Abha¨ngigkeit von der Bestrah-
lung und bei der Verwendung entweder eines Gauss- oder aber eines Flat-Top-laserproﬁles sowie ei-
nes Gaussproﬁles in Abha¨ngigkeit von der wirksamen (eﬀektiven) Laserenergie gezeigt. Abbildung 3.3
stellt den gefundenen Zusammenhang zwischen der (angenommenen) Schwellenergie in einem MALDI-
Experiment und dem Molekulargewicht von Peptidanalyten her.
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Abbildung 3.2: (Gestrichelte schwarze Linie) Verlauf der vermuteten Quasigleichgewichtsdesorption bis zur Schwellbestrah-
lung. (Schwarze Linie) Layer-by-Layer Phasenexplosion ab der Schwellbestrahlung, beide Kurven bei angenommenem Flat-
Top-Laserproﬁl einer identischen Querschnittsﬂa¨che. (Blaue Linien) Annahme einer Layer-by-Layer Phasenexplosion mit
einem gaussfo¨rmigen Laserproﬁl identischer Querschnittsﬂa¨che aber unterschiedlichen wirksamen Energieanteilen (a-e).
3.1.3 Gasexpansion im Vakuum
Der Phasenwechsel begleitet bzw. folgt unmittelbar einer prima¨ren Ionisierung einzelner Matrixmoleku¨le
und beinhaltet die A¨nderung intensiver Gro¨ßen (Druck, Temperatur) im Teilchensystem. Diesem folgt die
irreversibel adiabatische Expansion der unterschiedlichen Spezies (Neutralteilchen, Ionen, Protonen, Elek-
tronen) in der Gaswolke (Plume). Hierbei a¨ndern sich die extensiven Gro¨ßen Volumen, Teilchenzahl und
ab einem bestimmten Zeitpunkt bis zum Erreichen von (ggf. lokalen) Gleichgewichtsbedingungen auch die
Entropie. Die Zunahme der Entropie kann isoliert auf sortenreine Teilchenwolken zu einer Beschreibung
des theoretischen N6d-Phasenraumes verwendet werden (Liouville Theorem) [21] [165] [166] (siehe An-
hang). Die im zeitlichen Verlauf abnehmende Dichte eines entstandenen Plasmas bzw. der expandierenden
Gaswolke, fu¨hrt dabei zu wachsenden mittleren freien Wegla¨ngen im Teilchensystem. Besonders die fru¨he
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Abbildung 3.3: Darstellung der Beziehung zwischen angenommener Schwellenergie zur Analytdarstellung und dem Mo-
lekulargewicht von Peptid/Proteinanalyten (Mr = 5700 Da bis Mr = 66000 Da). Der Zusammenhang la¨sst sich nach
Messdaten von [167] mit einer Fitfunktion Eth = 3.27 M
0.27
r beschreiben. In dieser Arbeit wird ein nahezu winkelun-
abha¨ngiger Zusammenhang der Schwellbestrahlung mit der Molmasse von Peptidanalyten gefunden. Der verwendete Laser
ist ein Nd:YAG-Laser (YG780, Quantel, λ = 355 nm, τ = 7 ns). Der Fokus ist im urspru¨nglichen Aufbau elliptisch und hat
die Abmaße 400 µm · 200 µm. Der Bestrahlungswinkel kann zwischen 30◦ und 65◦ vera¨ndert werden. Die Querschnittsﬂa¨che
A2 auf der Probe vera¨ndert sich dabei maximal um den Faktor 1.64.
Phase der Expansion mit einer relativ hohen Dichte, ermo¨glicht nach Ansicht einiger Autoren dabei das
Einsetzen einer stochastischen Ku¨hlung (collisional cooling) und bietet gleichzeitig die Gelegenheit zu
sekunda¨ren (chemischen) Reaktionen. Hierzu wird auch die u¨berwiegende Neutralisierung mehrfachgela-
dener, vorgeformter Analytionen gerechnet. Die sekunda¨re Ionisierung (Gasphasenionisation) der Analyte
ist anhand einer Reihe von Reaktionen25 denkbar [139]. Die abnehmende Dichte der Gaswolke und der
Restgasdruck im Spektrometer sind hierbei, neben dem eﬀektiven Kollisionsquerschnitt der unterschied-
lichen Spezies (Ionen und neutralen Moleku¨le) sowie der Zusammensetzung des Restgases, wesentliche
Bestimmungsgro¨ßen der Stoss- und Reaktionswahrscheinlichkeiten. Daten u¨ber Kollisionsquerschnitte
sind anhand mehrerer Untersuchungen, hauptsa¨chlich fu¨r Peptidanalyte in der Literatur zu ﬁnden. Ein-
gesetzt werden dazu ESI- aber auch MALDI-Quellen in Kombination mit Ionenmobilita¨tszellen vor den
eigentlichen Massenanalysatoren. Auf diese Art ermittelte Kollisionsquerschnitte von einfach geladenen
desolvatisierten Peptidionen26 in einem Massenbereich von ca. 150 Da bis 1600 Da, ergeben nach Unter-
suchungen von [168] Werte in einem Bereich zwischen ca. A = 75 A˚2 und A = 350 A˚2 (ESI Experimente).
Unter bestimmten Voraussetzungen sind auch allgemeinere Abscha¨tzungen im Zusammenhang mit der
Molekularmasse eines Peptides unbekannter Sekunda¨rstruktur bzw. Supersekunda¨rstruktur mo¨glich. Der
Kollisionsradius folgt dabei in etwa einer Beziehung gema¨ß, r ≈ 7.58 · 10−9M1/3r cm.
25Protonentransfer, Kationentransfer, Elektronenransfer, Elektroneneinfang.
26Diese wurden aus Verdauansa¨tzen mit Trypsin von insgesamt 34 Proteinen erzeugt und mittels ESI ionisiert.
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Abbildung 3.4: Angenommene Kollisionsquerschnitte von Peptid/Proteinionen in Stickstoﬀ nach Ref. a [169] und Ref. b
[170].
In [169] [170] werden fu¨r Peptide massenabha¨ngige Kollisionsquerschnitte in Abha¨ngigkeit der an-
genommenen konformationsabha¨ngigen Dichte angegeben. Die ebenfalls unter ESI-Bedingungen ange-
nommene Dichte fu¨r eher globula¨re Peptide in der Gasphase schwankt hier in der Literatur zwischen
ca. 0.7 g/cm3 und 1.36 g/cm3 (Abbildung 3.4, Kollisionsgas N2). Untersuchungen an MALDI-IMS-TOF
Hybridgera¨ten mit einem He-Druck in der Ionenquelle von P ≈ 1.9 mbar, ergeben dabei recht a¨hnliche
Werte fu¨r Peptide eines identischen Massenbereiches [171]. Die theoretische mittlere freie Wegla¨nge bei
einem Restgasdruck (Gas = Luft) im Spektrometer von ca. P = 10−7 mbar liegt bei ungefa¨hr λ = 500 m,
λ = 1/
√
2 n A (n = Restgasteilchendichte) [172] [288]. Die tolerierbare untere Grenze der mittleren frei-
en Wegla¨nge in linearen TOF-Spektrometern (ohne Kollisionszellen o.a¨.) liegt u¨ber der Gro¨ßenordnung
der Gesamtﬂugstrecke der nachzuweisenden Ionen im Spektrometer, wird aber außerdem noch durch das
Detektionsprinzip und die elektrostatischen Einrichtungen beeinﬂusst (Akzeptanz).
Bei MALDI-Experimenten ist die Anfangsgeschwindigkeit der desorbierten Ionen ein wichtiger ex-
perimenteller Parameter. Die transversale und auch die halbseitig axiale Anfangsgeschwindigkeit der
hauptsa¨chlich neutralen Matrixmoleku¨le, wird als durch eine Maxwell-Verteilung beschreibbar angenom-
men. Die experimentell ermittelten Daten lassen sich dabei im Falle der transversalen Geschwindigkeits-
komponenten mit zweiseitigen und im Falle der einseitig axialen Komponente mit einer einseitigen Gauss-
verteilung na¨hern. Die in Experimenten ermittelte Anfangsgeschwindigkeitsverteilung der Analyte zeigt
transversal, im Vergleich zur axialen Komponente, eine deutlich niedrigere Spreizung [173]. Weiterhin
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wird deutlich, daß die axiale Verteilung aus zwei Komponenten besteht, aus einer langsamen und zusa¨tz-
lich aus einer schnellen, also insgesamt eher zweigipﬂig ist. Die geladenen Analytgasteilchen scheinen
aber hauptsa¨chlich in einem zentralen Bereich um die optische Achse zu expandieren. Bereits fru¨hzeitig
ist deshalb fu¨r die in axialer Richtung ablaufende Bewegung, eine Beschreibung als hydrodynamischer
Fluss bzw. Jet ins Auge gefasst worden [163]. Hierbei sollte die Analytgeschwindigkeit durch die im hohen
U¨berschuss vorhandene Matrix und ihre axiale Komponente dann direkt beeinﬂusst werden und folglich
nahezu unabha¨ngig von der Analytmasse werden. Eine direkte Vergleichbarkeit mit Molekularstrahlen
wird aber aufgrund der geringen Zeitskala wa¨hrend einer Extraktion und Strahlbildung (t < 10−7 s) von
einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Zur Ausbildung eines Molekularjets werden i.d.R. Zeiten im
Millisekundenbereich (10−3 s) erwartet [11] [174]. In gasdynamischen Simulationen unter zuna¨chst isen-
tropen Jet-Bedingungen konnte die Matrixexpansion dennoch in guter U¨bereinstimmung mit Ergebnissen
aus realen Experimenten gebracht werden. Berechnungen fu¨r gro¨ßere biologische Analytionen (Peptide)
zeigen dagegen deutlich schlechtere U¨bereinstimmungen mit den experimentellen Daten [173] [175].
Simulation
Knochenmuss hat unter der Modellannahme des in zwei Schritten ablaufenden Exciton-Pooling (Energy-
Pooling) mit dem letzten Schritt der (prima¨ren) Ionenbildung (der Matrix):
d[ Ionen ]
dt
= ktherm[ Sn ] + D k1n[ S1 ] [ Sn ]−D k10[ Ionen ] (3.22)
ktherm = 9 · 1015 · e(E(S1)−IP )/kT (3.23)
sowie einer sich unmittelbar daraus einstellenden quasi Gleichgewichtsdesorption (Arrhenius-Form),
die in der weiteren Strahlbildung letztlich zu einer U¨berschallstrahlexpansion fu¨hrt, ein quantitatives
Modell der prima¨ren Ionisierung der MALDI-Matrix 2,5-DHB aufgestellt. Im wesentlichen beschreibt es
die Ionisierung nach den aus [176] bekannten Ratengleichungen und die Expansion nach den isentropen
numerischen Simulationen die u.a. in [175] und [173] verwendet werden. In den obigen Gleichungen ent-
sprechen D der Anzahl der na¨chsten Nachbarn, E(S1) der Energie des S1-Zustandes und IP dem (ersten)
Ionisierungspotential der Matrix [148]. Die Plume wird dabei (vereinfacht) als ideales Gas aus Matrixmo-
leku¨len mit einem Isentropenexponent γ = CpCv = 1.05 (konstanter adiabatischer Index
27) angenommen.
Die Randbedingungen der Expansion sind gegeben durch das Verha¨ltnis X , aus linearer Expansionsstre-
cke x zum Durchmesser d der Extraktionsﬂa¨che, der Machzahl M , der Schallgeschwindigkeit im Plume vs
und dem aktuellen Druck P eines Volumenelementes im Verha¨ltnis zum Restgasdruck im Spektrometer






















27U¨ber die Schallgeschwindigkeit im Medium ermittelbar.
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Die Endgeschwindigkeit (v(X) = M · vs) der Ionen ergibt sich aus dem Produkt der (statischen) Mach-
zahl M und der Schallgeschwindigkeit vs in einem Gas mit Teilchen eines Molekulargewichts MW . Die
Temperatur ist in diesem Fall ein komplexer Wert, da sich wa¨hrend der Expansion kein Gleichgewichts-
zustand einstellt und die Freiheitsgrade der Teilchen (Translation, Rotation, Vibration) unterschiedliche
Temperaturen besitzen ko¨nnen28. In den obigen Gleichungen entspricht T  Tsub der Temperatur der
Translation und R ist die allgemeine Gaskonstante. Die Konstanten (a,b,c,A,B) zur Interpolation der
Machzahl sind Fitparameter [148]29. Die Machzahl ist per Deﬁnition das dimensionslose Verha¨ltnis der
Stro¨mungsgeschwindigkeit zur temperaturabha¨ngigen Schallgeschwindigkeit im betrachteten Medium. Bei
einer Machzahl M > 1 liegt eine U¨berschallgeschwindigkeit vor30. Die Momentangeschwindigkeit (vx) der
expandierenden Teilchen erlangt asymptotisch ihre Endgeschwindigkeit. Erst bei erreichen der Endge-
schwindigkeit wird die Machzahl statisch und die Expansion geht in eine (nicht-isentrope) Expansion
u¨ber. Wenn die relative Stro¨mungsgeschwindigkeit genau der Schallgeschwindigkeit entspricht (M = 1)
nehmen die Zustandswerte kritische Werte an und die (kritische) Machzahl ha¨ngt dann nur vom (bekann-
ten) Expansionsverha¨ltnis (p/p0) ab, d.h. die kritische Stro¨mungsgeschwindigkeit kann daraus berechnet
werden31. Die mit den Simulationen ermittelten Endgeschwindigkeiten fu¨r 2,5-DHB Ionen entsprechen
dabei in etwa Spitzenwerten aus experimentellen Ergebnissen der Initialgeschwindigkeitsermittlung (einer
folgenden elektrostatischen Beschleunigung) fu¨r 2,5-DHB Ionen, die anhand der Feldfreimethode ermit-
telt werden ko¨nnen, vend ≈ 1200 ms−1. Sie u¨bertreﬀen deutlich die anhand der DE-Methode ermittelten
Initialgeschwindigkeiten fu¨r 2,5-DHB Ionen, die z.B. in [144] mit ca. vini ≈ 543 ms−1 angegeben wird
(Voyager DE, λ = 337 nm, τ = 3 ns, Uacc = 25 kV ). Das Modell zeigt gegnu¨ber MD-Simulationen
zu niedrige Beschleunigungen fu¨r geringe Werte X=x/d. Entsprechende Anpassungen des Parameters A
fu¨hren zu ho¨heren Beschleunigungen, ohne dabei wesentlich die erreichte Endgeschwindigkeit zu beein-
ﬂussen. Das Modell legt nahe, daß eine Schwellbestrahlung in erster Linie von der Desorption und nicht
von der Ionisierung bestimmt wird.
Die Hauptbeschleunigung erfolgt in der Simulation wa¨hrend der ersten 5 ns nach der Desorption
(τ = 4 ns, λ = 355 nm, Hth = 20 mJ/cm2), die gesamte Simulation erreicht nach etwa 30 ns bis 40 ns
Geschwindigkeiten, die mit experimentellen Werten verglichen werden ko¨nnen. Es werden dabei Ho¨chst-
temperaturen an der Probenoberﬂa¨che (d=0.1 mm bis d=0.5 mm) von Tsurf = 525 K bis Tsurf = 550 K
angenommen. Ab einer Temperatur von T = 450 K setzt eine Gleichgewichtsdesorption ein. Die Absorp-
tionsquerschnitte der 2,5-DHB Matrixmoleku¨le in den Zusta¨nden S0, S1 sind wellenla¨ngenabha¨ngig. Fu¨r
die Wellenla¨nge λ = 337 nm sind sie um etwa das Siebenfache gro¨ßer, als fu¨r die Wellenla¨nge λ = 355 nm
(d.h. cross section λ=337nm ≈ 7 x cross section λ=355nm) [148]. In [164] wird das Modell auf die prima¨re
Analytionisierung in der Gasphase erweitert.
Eine Computersimulation (molecular dynamics, MD) mit Modellannahmen die ebenfalls kein Gleich-
gewicht voraussetzt, basiert auf dem Verfahren der Monte-Carlo-Integration (MCM). Es werden dabei
quasi Ensemble-Bedingungen fu¨r Moleku¨lgruppen bzw. Cluster im Zusammenhang mit einer Layer-by-
Layer Phasenexplosion (Clusterablation) angenommen [2]. Diese Modelle zeigen ho¨here Beschleunigun-
28Die Wirkungsquerschnitte der Matrixmoleku¨le zur Umwandlung von Schwingungs- in Translationsbewegungen und
Schwingungs- in Rotationsbewegungen sind i.d.R. niedriger als der Wirkungsquerschnitt zur Umwandlung von Rotations-
in Translationsbewegungen.
29Die gewa¨hlten Parameter in [148] sind A=1.5, B=0.4282, a=1.489, b=3.036, c=6.982.
30Bei der Ausbildung von Molekularstrahlen aus einem Hochdruckreservoir wird im allgemeinen von U¨berschallstrahlen
gesprochen, wenn die mittlere freie Wegla¨nge der Teilchen im Reservoir geringer ist, als der Durchmesser der Einlassdu¨se
in den Hochvakuumbereich. Strahlen mit einer Machzahl M < 1 werden i.d.R. als eﬀusive Strahlen bezeichnet.
31Exemplarisches Vorgehen z.B. in [288]
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gen. In [177] wird die Zweischritt Energy-Pooling Prima¨rionisation der Matrix 2,5-DHB dann mit einer
MD-Simulation gekoppelt. Diese setzt nur Annahmen u¨ber interatomare Wechselwirkungen voraus und
beno¨tigt dabei keinerlei Speziﬁkation des zugrundeliegenden initialen physikalischen Prozesses. Den eher
thermodynamischen U¨berlegungen zu der Expansion und den Reaktionswahrscheinlichkeiten, die in der
modulierten Gasexpansion ablaufen, mu¨ssen zusa¨tzlich noch die Unterschiede in der Ausbreitung von Io-
nen, im Vergleich zu Neutralteilchen wa¨hrend der Propagation im elektrostatischen Feld hinzugerechnet
werden. Die Unterschiede bestehen in erster Linie in der prompten oder verzo¨gerten (DE) Beschleunigung
der Ladungstra¨ger sowie einer mo¨glichen Coulombabstossung und eintretenden Raumladungseﬀekten in
dichten Strahlbereichen. Eine Beru¨cksichtigung in entsprechenden Modellen ist explizit aber sehr schwie-
rig, da die Parameter der Randbedingungen einer Simulation dann selbst zeitvera¨nderliche Variablen
werden. Eine Na¨herung an reale Trajektorien expansionsu¨berlagerter Einzelionen in elektrostatischen Io-
nenquellen ist deshalb immer stark idealisiert [166].
Die bei einer U¨berschallstrahlexpansion zu erwartenden initialen Geschwindigkeiten von Matrix- und
Analytionen konnten in mehreren unabha¨ngigen Experimenten ermittelt werden. Insgesamt ist in der
Literatur aber eine große Diﬀerenz in den einzelnen Ergebnissen feststellbar. Es zeigt sich eine Spanne
von ca. vini = 200 ms−1 bis 2000 ms−1 [1]. Einerseits kann man die erhaltenen Unterschiede, zumindest
teilweise, auf die abweichenden Absorptionskoeﬃzienten der verwendeten Matrizes bei nicht identischen
Laserwellenla¨ngen zuru¨ckfu¨hren, andererseits kann die große Streuung der experimentellen Werte identi-
scher Analyte und Matrizes, auf die im Detail unterschiedlichen apparativen Messvoraussetztungen in den
Spektrometern bzw. die abweichenden Messverfahren zuru¨ckfu¨hrbar sein (Feldfreimethode, DE-Methode,
Postionisierung). Unterschiedliche Messverfahren gewichten die einzelnen Bereiche einer Populationsver-
teilung im Messprozess nicht gleich (→ DE-Methode, Feldfreimethode) [1] [177]. Die Gro¨ßenordnungen
der initialen Ionengeschwindigkeiten, die aus der DE-Methode ermittelt werden ko¨nnen, werden mitt-
lerweile als die realistischeren Geschwindigkeiten angenommen [8]. In diesem Zusammenhang ist auch
die Bedeutung des Lasereinstrahlwinkels (θ) bzw. die des Fokussierungsgrades der Strahlung auf die
Geschwindigkeitsverteilung und die richtungsbezogene Ionenausbeute bei UV-MALDI Anwendungen un-
tersucht worden [144] [167] [173] [174] [178] [179].
Die initiale axiale Endgeschwindigkeit kann aufgrund der jeta¨hnlichen Expansion der Matrix als nahe-
zu masseunabha¨ngig angesehen werden, wobei die initiale kinetische Energie K in erster Na¨herung linear
mit der Ionenmasse ansteigt (K = 0.5 mv2). Die Wahl der Matrix und die Bestrahlung haben dadurch
einen deutlich sta¨rkeren Einﬂuss auf die initiale Geschwindigkeit der Analyte, als deren Molekularmasse.
Die Initialgeschwindigkeit ist aber durchaus von der chemischen Struktur der Analytmoleku¨le bzw. von
ihren physikalischen Wechselwirkungen, die wa¨hrend der Desorption/Ionisation stattﬁnden, beeinﬂuss-
bar. Die initiale kinetische Energie kann durch die Desorption mit UV-Laserpulsen (nahes UV) Werte
erreichen, die in der Gro¨ßenordnung von K ≈ 102 eV oder ho¨her liegen. Dies entspricht in etwa der oberen
Grenze der Energie (Stossenergie im weiteren Sinne), die in Low Energy CID-Experimenten mit Peptiden
verwendet wird (zum Vergleich: High Energy CID, E 1 keV bis 3 keV bzw. mit Lipiden bis zu E≈ 20 keV
[180]). Die Bestrahlung bzw. der Fokussierungsgrad des Lasers besitzt dabei einen messbaren Einﬂuss auf
die initiale axiale Ionengeschwindigkeit, wohingegen unterschiedliche UV-Laserpulsdauern (nahes UV),
zumindest in entsprechenden Simulationen, keinen wesentlichen Einﬂuss auf die initiale Geschwindigkeit
zeigen. Die experimentellen Ergebnisse hinsichtlich der Anfangsgeschwindigkeit bzw. ihrer Verteilung,
werden dabei wesentlich durch neuere MD-Simulationen mit realistischen UV-MALDI-Laserpulsdauern
im thermal conﬁnement -Bereich (τ=3 ns, λ=355 nm) in [177] besta¨tigt.
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Fazit
Eine gezielte Beeinﬂussung der einsetzenden Desorption/Ablation und auch der prima¨ren Ionisierung der
Matrix muss u¨ber die zwei skalaren physikalischen Gro¨ßen, zum einen die Temperatur und zum anderen
u¨ber die insgesamt in der Probe deponierte Energie erfolgen. Eine Gleichgewichtsdesorption alleine reicht
nicht aus, um die experimentell ermittelten Ionenstro¨me (intakter positiver Analytmoleku¨lionen) bei UV-
MALDI-Experimenten mit Bestrahlungen, die u¨ber einer Schwellgrenze liegen und Laserpulsdauern im
einstelligen Nanosekundenbereich verwenden, erkla¨ren zu ko¨nnen. Die direkte Energieeinkopplung, auf-
grund resonanter Einphotonenabsorption an biologischen Moleku¨len tritt i.d.R. hinter dem ”Matrixeﬀekt“
zuru¨ck, wodurch die i.d.R. geringe In-source-Fragmentierung von Analytmoleku¨len resultiert. Im Falle der
Energieeinkopplung in einzelne Matrixmoleku¨le und deren prima¨rer Ionisierung, ist aufgrund des relativ
geringen Photonenﬂusses, der relativ niedrigen Photonenenergien und der typischen Dichte der Matrix-
kristalle ein nichtlinearer Prozess sehr wahrscheinlich. Dieser wiederum kann, bei der energetischen Lage
der elektronischen Anregungszusta¨nde der meisten UV-Matrizes, fu¨r einzelne Moleku¨le nur aus einem
kollektiven Vorgang heraus erkla¨rt werden, dem sogenannten Exciton-Pooling. Aus diesem Prozess kann
die prima¨re Ionisierung einzelner Matrixmoleku¨le erfolgen, die dann als einfachgeladene Radikalkatio-
nen vorliegen. Die freiwerdende U¨berschussenergie aus der Ionisierung kann weiterhin z.B. als Joule’sche
Wa¨rme abgefu¨hrt werden und so zu einer Temperaturerho¨hung aller Bewegungen bzw. Freiheitsgrade
der Teilchen (Translation, Rotation, Schwingung) beitragen. Insgesamt ist es sehr wahrscheinlich, daß
bei ho¨herer Bestrahlung eine Layer-by-Layer Phasenexplosion molekularer Aggregate einsetzt (Cluster).
Einen wesentlichen Anteil an den in einem MALDI-Massenspektrum erhaltenen n-fach geladenen Ionen-
spezies (n  1) haben sehr wahrscheinlich aber auch Sekunda¨rreaktionen in der Gasphase. Deren Ablauf
scheint an AP-MALDI-Quellen, aufgrund der gegenu¨ber einer Expansion und Strahlformung im Vakuum
abweichenden Situation, besser beinﬂussbar zu sein. Dies legt nahe, daß der Einﬂuss eines collisional
cooling-Prozesses (stochastische Ku¨hlung) in AP-MALDI-Quellen bislang sehr wahrscheinlich unterbe-
wertet wurde. In Hochvakuum-MALDI-Quellen kommt es neben einer Kollisionsku¨hlung wa¨hrend der
Plumebildung i.d.R. auch zu einer adiabatischen Da¨mpfung im Verlauf der Strahlformung. Die Expansi-
onscharakteristik der Analytionen ist dabei sehr wahrscheinlich jet-a¨hnlich.
3.2 Aufbau und Struktur nativer biologischer Proben
Jede apparative Untersuchungsmethode besitzt mehr oder weniger speziﬁsche Besonderheiten, die unmit-
telbar die Menge der mo¨glichen Untersuchungsobjekte einschra¨nkt. Ist man in der Lage sein Untersu-
chungsobjekt (im weiteren Sinne) frei wa¨hlen zu ko¨nnen, kommt einem Experimentator dabei dann die
Vielfalt in der belebten Natur entgegen. Diese Vielfalt ist in ihren Grundlagen konservativ und basiert
i.d.R. auf dem Prinzip der Evolution. Eine wissenschaftliche Fragestellung, die mit einem fu¨r eine Unter-
suchungsmethode ungeeigneten ”Objekt“ unlo¨sbar ist, kann dann durchaus mit einem besser geeigneten
”Objekt“ zufriedenstellend beantwortet werden. Eine treﬀende Aussage hierzu ist sinngema¨ß wiedergege-
ben [181]:
”Wahrscheinlich gibt es in der Gesamtheit aller lebenden Organismen fu¨r viele spezielle Probleme und
Untersuchungsmethoden mindestens ein geeignetes Untersuchungsobjekt, das nahezu ideale Bedingungen
aufweist. Die Schwierigkeit jedes Experimentators besteht jetzt lediglich darin, ein solches fu¨r seine Zw-
ecke zu ﬁnden. “
Eine Gemeinsamkeit aller biologischen Organismen ist der zellula¨re Aufbau (Zelltheorie von Schlei-
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den und Schwann) [182]. Die Zelle gilt als kleinste autonome Einheit eigensta¨ndigen Lebens, nach den
heute gu¨ltigen Deﬁnitionen bzw. auf der Grundlage aller (bislang) bekannten Organismen. Zur Erhal-
tung einer positiven Energiebilanz und eines nur in engen Grenzen variierenden Ordnungszustandes sind
dabei strukturelle Abgrenzungen innerhalb jeder Zelle, in Eukaryonten sogenannte Organellen, und wei-
terhin auch gegen die a¨ußere Umgebung notwendig (Zellmembrane). Eine funktionelle und systematisch
begru¨ndete Gliederung der Organismen ist zuna¨chst die Einteilung in Prokaryonten und Eukaryonten.
Prokaryonten sind relativ einfach aufgebaute Organismen ohne echten Zellkern und geringer intrazel-
lula¨rer Strukturierung. Eukaryonten zeichnen sich durch einen (echten) Zellkern aus und weisen zudem
eine ausgepra¨gte Kompartimentierung auf. Sie sind in weitaus ho¨herem Maße als Prokaryonten zu einer
speziellen Zelldiﬀerenzierung und einem Zusammenschluss zu funktionellen Einheiten in der Lage (z.B.
Gewebe). Prokaryonten neigen dagegen eher zur Koloniebildung (co¨nocytische Organisation) und symbio-
tischen Verbindungen mit mehrzelligen Organismen. Von besonderem Interesse im Zusammenhang mit
den massenspektrometrischen Untersuchungen ist im weiteren die Zellmembran, das sogenannte Plasma-
lemma. Sie bildet i.d.R. die extrazellula¨re Oberﬂa¨che einer tierischen und menschlichen Zelle.
3.2.1 Eukaryotisches Plasmalemma
Der molekulare Aufbau und somit auch die Dicke einer tierischen Zellmembran ist vom jeweiligen Zelltyp
abha¨ngig und kann mitunter im intra- und interartlichen Vergleich erhebliche Unterschiede aufweisen.
In der Regel betra¨gt die Zellmembrandicke aber zwischen 5 nm und 20 nm. Die Funktion der Zellmem-
bran besteht in erster Linie darin, ein im thermodynamischen Versta¨ndnis oﬀenes System zu schaﬀen,
das es mo¨glich macht die Summe der zum Leben geza¨hlten Funktionen und Ordnungszusta¨nde im Stoﬀ-
und Energieaustausch mit der Umgebung aufrecht zu erhalten. Kybernetisch betrachtet ist die einzelne
Zelle ein weitgehend autonomes Ru¨ckkopplungssystem, was immer dann besonders deutlich wird, wenn
bei einem mehrzelligen Organismus einzelne Zellen entarten (Krankheitsbild Krebs). Diese dann poten-
ziell unsterblichen Zellen a¨ndern ihr ”Verhalten“ und ignorieren Signale der Zellkommunikation. Ihre
lokale Selbstorganisation ist i.d.R. auf Wachstum und Teilung beschra¨nkt. Krebs stellt in Deutschland
gegenwa¨rtig die zweitha¨uﬁgste Todesursache, hinter den Herz-Kreislauferkrankungen dar und bildet einen
Schwerpunkt medizinischer/klinischer Forschung.
Vor allem im Bereich der Detektion qualitativer Vera¨nderungen ubiquita¨rer Zellbestandteile einer
entarteten Zelle, im direkten Vergleich zu einer gesunden Zelle, ko¨nnen die massenspektrometrischen in
situ Analysemethoden einen Beitrag zum Erkenntnisgewinn leisten.
Zellzyklus
Man geht heute davon aus, daß Zellen ihre Lebenszeit in der Form mehrerer Stadien durchlaufen. Diese
Stadien gehen ineinander u¨ber und werden als geschlossener Zyklus betrachtet. Alle wesentlichen me-
tabolen chemischen Reaktionen auf zellula¨rer Ebene werden dabei mit speziﬁschen Prozessen, wie etwa
dem der Vermehrung und/oder dem genetischen Austausch (je nach Zelltyp), in einem chronologisch
gerichteten Ablauf angeordnet. Abbildung 3.5 zeigt eine schematische U¨bersicht der Zyklusbestandteile.
Zelladha¨sion und Zell-Zellkontakte
Neben der a¨ußeren Zellmembran ist fu¨r die mechanische Stabilita¨t und die Bewegung von Zellen das
Zytoskelett von enormer Bedeutung. Es besteht aus Proteinen (Actin, Myosin u.a.) und ist u¨ber inte-
grale Membranproteine teilweise direkt mit der Zellmembran verbunden. Je nach Zusammensetzung und
















Abbildung 3.5: Schematische Darstellung des eukaryotischen Zellzyklus. Neben der normalen Zell- und Zellkernteilung
(Mitose) unterscheidet man noch die Reife- oder Reproduktionsteilung (Meiose). Diese la¨uft in zwei Phasen ab (Meiose
I = Reduktionsteilung, Meiose II = A¨quationsteilung). Die 2. meiotische Teilung la¨uft a¨hnlich einer Mitoseteilung ab,
wohingegen die 1. meiotische Teilung eine Reduktion der homologen Chromosomen zu haploiden Zellen mit doppeltem
Chromosomensatz bedeutet.
Funktion wird i.d.R. zwischen Mikroﬁlamenten (hauptsa¨chlich Aktin), Intermedia¨rﬁlamenten und soge-
nannten Mikrotubuli (Tubulin) unterschieden. Die Adha¨sion von Zellen an andere Zellen, Gewebe oder
ein geeignetes Substrat wird unmittelbar u¨ber einzelne ”Adha¨sionszonen“ in der Membran vermittelt.
Diese Adha¨sionszonen werden von einzelnen Rezeptormoleku¨len (Zell-Adha¨sions-Moleku¨le = Proteine)
in der Zellmembran gebildet. Man geht heute davon aus, daß in einer eukaryotischen Zelloberﬂa¨che ca.
104 Adha¨sionsmoleku¨le ausreichend sind, um alle erforderlichen Bewegungsabla¨ufe zu ermo¨glichen. Die
dabei unmittelbar am intermolekularen Kontakt wirksamen Kra¨fte sind meist Wasserstoﬀbru¨ckenbindun-
gen oder Salzbru¨cken. Ein Adha¨sionsprozess kann im allgemeinen in zwei Phasen eingeteilt werden. In
der ersten Phase separieren sich z.B. bei Zell-Zell-Kontakten Rezeptormoleku¨le und ihre entsprechenden
Liganden im Gegenpart innerhalb der Plasmamembranbereiche und bilden so Bindungspaare aus. Die
Liganden sind meist an Lipide gekoppelte zyklische Proteine/Peptide mit z.B. Arginin-Glycin-Asparagin
Sequenzen enthaltenden Prima¨rstrukturabschnitten. Diese lokalen Bereiche werden auch als Adha¨sions-
doma¨nen bezeichnet. In der zweiten Phase werden die Adha¨sionsproteine der Membran u¨ber Kopplungen
mit Actin des Zytoskelettes verknu¨pft und so stabilisiert. In diesem Falle wird manchmal auch der Begriﬀ
der ”Mikromuskeln“ fu¨r ausgebildete Actinbu¨ndel verwendet. Bei den in Phase 2 ablaufenden biochemi-
schen Reaktionen wird Energie verbraucht. Adha¨sionsmoleku¨le (cell adhesion molecule, CAM) sind z.B.
Angeho¨rige der Klasse der Cadherine (Zell-Zell-Kontakte, etc.), Immunglobuline und Integrine.
Im weiteren wird nur die a¨ußere Zellmembran mit ihren unterschiedlichen Zell-Zellkontakten (morpho-
logisch) betrachtet. Die Einheitsmembran (unit membrane) kann nach dem Flu¨ssig–Mosaik–Modell als
eine aus zwei gegensa¨tzlich angeordneten Lagen von bipolaren Phospholipiden bestehende Doppelschicht
angesehen werden [185]. Neben diesen Phospholipiden, Glykolipiden und Cholesterol sind auch Protei-








Abbildung 3.6: (a, b) Micellenbildung eines ku¨nstlichen Phospholipidmonolayers aus je drei Bestandteilen (a) Sphingomye-





Lipid disordered state“. Die Abbildungen (a), (b) sind entnommen aus [183]. (c) - (f) Mit GFP markierte
speziﬁsche Proteine der Zellmembran einer Hefeart und konfokale Fluoreszenzmessungen unterschiedlicher optischer Schnit-
tebenen. Die Abbildungen (c - f) sind entnommen aus [184]. (g) Fa¨rbepra¨parat von HELA-Zellen. Die Zellen sind in Kultur
auf Glasobjekttra¨ger aufgewachsen. Verwendet wurde der besonders in der Gelelektrophorese eingesetzte Proteinfarbstoﬀ
Coomassie blue. (h) Fa¨rbepra¨parat von Ba¨ckerhefe (S. cerevisiae) in Suspension, Farbstoﬀ Coomassie blue [46].
ne bzw. Peptide, teils beide Membranlagen durchdringend oder aber an einer Membranseite angelagert
enthalten. Nach diesem Flu¨ssig-Mosaik-Modell existiert fu¨r biologische Membranen eine physiologische
Schmelztemperatur, oberhalb derer sich die Anordnung der Lipidmoleku¨le untereinander und auch die
Orientierung der einzelnen Lipidseitenketten zueinander sta¨ndig vera¨ndert. Die Membran wird dadurch
im physiologisch aktiven Zustand in zwei Dimensionen ﬂu¨ssig. Lipide und Proteine sind dabei lateral
beweglich, die grundsa¨tzliche Membranstruktur bleibt erhalten, d.h. einzelne Lipide wechseln i.d.R. nicht
zwischen den separaten Monolayern. Proteine/Peptide wechseln die Schichten i.d.R. nur unter Energie-
verbrauch. Das Zweischichtprinzip der biologischen Membran ist in verschiedenen Untersuchungen durch
Vesikel bildende Lipide simuliert und nachgebildet worden. Es wird vermutet, daß die Zellmembran die
Fa¨higkeit besitzt sogenannte U¨berstrukturen zu bilden. Diese stellen Areale mit hohem Anteil an Lipiden
bzw. Rezeptorproteinen dar, die sich in bestimmter Weise anordnen und z.B. auch im Zusammenhang mit
Adha¨sionsprozessen die Membran falten ko¨nnen [183] [186] [187] [188]. Numerische Modelle zur Beschrei-
bung von Membranundulationen, aufgrund thermischer Einﬂu¨sse, legen oft die von Helfrich aufgestellte
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Mit der Auslenkung h(x, y) der Membranebene von der Null-Energie-Konﬁguration im Ortsraum. Mit Kc
dem Biegungsmodul, L der La¨ngendimension der betrachteten Membranﬂa¨che und den Wellenvektoren k
im Fourierraum (hk =
∫
dx dy e−ikr h(r)). Eine Betrachtung als Fouriertransformation wird notwendig,
da alle mo¨glichen hk unabha¨ngig voneinander auftreten und u¨berlagern ko¨nnen [191]. Membranundula-
tionen beeinﬂussen die (laterale) Proteinbeweglichkeit in der Membran, ko¨nnen aber auch durch diese
hervorgerufen werden. Membranbewegungen im Zusammenhang mit der Zelladha¨sion sind prinzipiell be-
reits weitstgehend verstanden. Eine rigorose (mathematische) Beschreibung ist allerdings nur ansatzweise
vorhanden. Ein bekannter Ansatz ist die Kombination des Modells der elastischen Schalen mit thermody-
namischen Betrachtungen von Mischungen, fu¨r den Spezialfall homogener Adha¨sion mittels Rezeptoren
ohne Abstandshalter (Glykoproteine, Polysaccharide). Ein U¨bersichtsartikel hierzu ist z.B. [192]. Einige
Proteine/Peptide in der Membran fungieren als sogenannte Membrankana¨le, Rezeptoren oder Carrier
und regeln aktiv (unter Energieverbrauch) oder passiv den Stoﬀ- bzw. Ionenaustausch mit der Umge-
bung und oft auch Bewegungen einer Zelle. Teilweise handelt es sich bei Membranproteinen aber auch um
Enzyme. Fu¨r einige lipophile kleine Moleku¨le und physikalisch gelo¨ste Gase wie CO233 sind die meisten
Zellmembrane durchla¨ssig. Fu¨r Wasser, Ionen mit Hydrathu¨lle und Zuckermoleku¨le dagegen i.d.R. nicht.
Diese Funktionalita¨t wird im allgemeinen mit der Bezeichnung semipermeabel umschrieben [193].
Der Masseanteil von Lipiden und Proteinen in einer Zellmembran (Trockenmasse) kann von einem
Verha¨ltnis 1 : 5 in einigen Epithelzellen bis zu 5 : 1 in den elektrisch isolierenden Myelinscheiden der
”markhaltigen“ Nervenfasern schwanken. In den meisten tierischen Zellmembranen betra¨gt das Lipid-
zu-Protein Verha¨ltnis aber in etwa 1 : 1. Extrazellula¨r bildet die Glycocalyx als du¨nne Schicht von Po-
lysaccharidseitenketten der Glykoproteine und Glykolipide (cell coat ; 2.5 nm bis 5 nm) ein genetisch
festgelegtes und fortlaufend nachgebildetes art- und zellspeziﬁsches Erkennungsschild, als Basis fu¨r die
Gewebebildung und das Immunsystem eines mehrzelligen Organismus aus. Die Zellmembran umschliesst
damit den Zellko¨rper in dem sich das Cytosol mit dem Zytoskelett, die Organellen und der Zellkern
(Perikaryon) beﬁnden. Die Zellmembran kann eine zelltypspeziﬁsche Gestalt annehmen. Sie kann ent-
weder mehr oder weniger glatt bzw. straﬀ oder mit Ein- und Ausstu¨lpungen (Mikrovili, Kutikularsaum,
Bu¨rstensaum) versehen sein. Ihre molekulare Zusammensetzung ist auf jeden Fall nicht statisch, sondern
unterliegt sta¨ndigen Vera¨nderungen (Umbau, Aufbau, Abbau). Diese ha¨ngen mit der Funktion der Zelle
aber auch den Umgebungsbedingungen zusammen. Zellmembrane ko¨nnen in einigen Zelltypen zur elek-
trischen Signalleitung fa¨hig sein und/oder auf chemischem Wege an einem Informationsaustausch mit
ihrer Umgebung teilnehmen (Signaltransduktion). Dabei werden Interaktionen zwischen einzelnen Zellen
eines Gewebes ha¨uﬁg durch direkte Zell-Zell Kontakte (junctions) vermittelt [76].
Man unterscheidet ha¨uﬁg zwischen Gap junctions, Tight junctions und Desmosomen. Tight juncti-
ons bilden einen leistenfo¨rmigen Verschlusskontakt zwischen den Zellmembranen zweier benachbarter
Zellen. Die Verbindung betriﬀt dabei die oberste (erste) Phospholipidschicht der beiden gegenu¨berlie-
genden Membrane. Der Interzellularspalt ist an den Stellen der Verknu¨pfung unterbrochen (geschlossen),
32In der Form einer Hamiltonfunktion.
33Ungefa¨hr 99% des CO2 liegen in Wasser unter Atmospha¨rendruck und physiologischen Temperaturen physikalisch gelo¨st
vor.
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was namensgebend fu¨r diesen Typ der Zell–Zell Kontakte ist. Die ha¨uﬁgste Auspra¨gung ist dabei die
”gu¨rtelfo¨rmige“ Zonula occludens die u.a. bei kubischen und prismatisch ausgebildeten Darmepithelzel-
len vorkommt. Mo¨glich ist auch die Auspra¨gung als streifenfo¨rmiger Verschlusskontakt Fascia occludens
oder wesentlich seltener als punktfo¨rmiger Verschlusskontakt Macula occludens. Diese Art der Zell-Zell
Kontakte dient nicht der Kommunikation zwischen den benachbarten Zellen. Hauptsa¨chlich ist hierbei
ein Schritt zur Osmoregulation und zur Ausbildung einer Zellpolarita¨t in einem Epithelgewebe von der
(basolateralen zur apikalen) Seite zu sehen. Der gap junction (Nexus) Zell-Zell Kontakt ist dagegen ein
”kommunizierender“ Kontakt (chemisch und/oder elektrisch). Der Interzellularspalt ist im Bereich dieses
Kontaktes auf ca. 3 nm verkleinert aber immer noch durchla¨ssig. Die Zellmembranen der benachbarten
Zellen bilden im Bereich eines geschlossenen Kontaktes regelma¨ßig angeordnete Tunnelproteine34 aus, die
den Interzellularspalt an ihrer Kontaktstelle dabei verschliessen. Das Innere des so gebildeten Kanales
ist ca. 1.5 nm breit und durchga¨ngig fu¨r Moleku¨le bis zu einer Molekularmasse von ca. 1000 Da (glatte
Muskelzellen, Herzmuskelzellen, Osteozyten). Gap junctions ko¨nnen innerhalb von Millisekunden von be-
nachbarten Zellen ausgebildet werden. Das Desmosom (Haftplatte) kennzeichnet einen Zell-Zell Kontakt
u¨ber den auch Teile des Zytoskelettes vom Inneren der Zelle beteiligt sind. Man unterscheidet dabei zwei
Typen von Desmosomen. Das Typ-I-Desmosom bezieht Tonoﬁlamente mit ein, das Typ-II-Desmosom
dagegen Actinﬁlamente (Zytoskelett). Ein Desmosom setzt sich aus zwei Halbdesmosomen zusammen,
je eines pro Zelle. Als Beispiel soll hier das tonoﬁlamentassoziierte Fleckdesmosom etwas genauer be-
schrieben werden (Typ-I-Desmosom). Bei dieser Art Desmosom ist der Interzellularspalt (20 nm) etwas
erweitert auf ca. 25 nm bis 45 nm. Aus dem Zellinneren jeder Zelle ziehen Filamentbu¨ndel in einen mit
Zytoplasma verdichteten schmalen Bereich an die Zellmembran heran. Im elektronenmikroskopischen Bild
entsteht der Eindruck einer Verankerung der Filamente in diesem Abschnitt. Der Interzellularspalt zwi-
schen den beiden Halbdesmosomen ist mit einer ”Kittsubstanz“ aus Glycoproteinen angefu¨llt. Besonders
ausgepra¨gt ist dies bei Plattenepithelien auch lichtmikroskopisch als ”Kno¨tchenbildung“ zu erkennen. Ein
weiterhin vorkommender Zustand wird junctional complex (Haftkomplex) genannt und bezeichnet das
gemeinsame Auftreten von zonula occludens, zonula adhaerens und macula adhaerens. Dieser Haftkom-
plex ist ha¨uﬁg bei prismatischen Epithelzellen ausgebildet.
Es bleibt festzuhalten, daß die Zellen in tierischem (und menschlichem) Gewebe durch bestimmte mo-
lekulare Strukturen miteinander verbunden sein ko¨nnen, die u¨ber Zellmembrane vermittelt werden. Die
strukturbildenden Hauptbestandteile der Zellmembrane sind Phospholipide und Proteine. Diese sind teil-
weise mit anderen Moleku¨len wie z.B. Kohlenhydraten modiﬁziert. Abbildung 3.6 stellt einzelne (ku¨nst-
liche) Micellen mit Aggregationsmerkmalen, gefa¨rbte Hefezellen und HELA-Zellen dar. Abbildung 3.7
zeigt den besonderen Aufbau der Hefe Saccharomyces cerevisiae mit Zellwand und Zellmembran.
Glycane
Glycane kommen in unterschiedlichen Formen vor (N-Glycane, O-Glycane, Glycolipide). Bei den struktur-
bildenden Glycanen handelt es sich u¨berwiegend um Poly-Hexosen. Es ist mo¨glich die Zusammensetzung
komplexer Glycane (Strukturisomere) analytisch zu bestimmen. Strukturbildende Oligosaccharide treten
als N-Glycane (N-acetylglucosamine, GlcNAc), O-Glycane oder im Verbund mit Phosphatidylinositol
(Glycosyl-Phosphatidylinositol), gebunden an Proteine auf. Allen N-Glycanen ist dabei ein Kernbereich,
bestehend aus drei Mannose- und zwei GlcNAc-Einheiten gemein. Teilweise wird auch eine Fucose-Einheit
gefunden. Außerhalb dieses Kernbereiches ko¨nnen zwei bzw. drei Verzweigungen (Antennen) fortgesetzt
34Als Testpeptid mit
”
Kanalfunktion“ fu¨r monovalente Kationen in biologischen Membranen kann das Antibiotikum
Gramicidin eingesetzt werden (Gramicidin A, B, C und S).
Kapitel 3 Seite 68
werden, die Neuraminsa¨ureeinheiten enthalten. Bei den O-Glycanen ist kein vergleichbarer Konsens-
bereich in den auftretenden Prima¨rstrukturen zu ﬁnden. N-Glycane mit acider Neuraminsa¨ure-Einheit
(NeuAc) kommen in positiven MALDI-Spektren als Quasimoleku¨lion mit mehreren Kationen vor, neutra-
le Glucane i.d.R. u¨berwiegend nur als Natriumaddukt. Besonders ha¨uﬁg in Sa¨ugetierzellmembranen ist
dabei Neu5Ac (C11H17N1O8). Fu¨r Oligosaccharide besteht, wie fu¨r Peptide und Lipide, eine Nomenklatur
der Fragmentionen - hier nach Domon und Costello [8] (Kapitel 6).
Lipide
Eine durchschnittliche tierische (und humane) Zellmembran besteht aus ca. 109 bis 1010 Lipidmoleku¨len
[196]. Diese ko¨nnen sich aus H35  100, nach chemischen und/oder physikalischen Kriterien, unterscheid-
baren Lipidarten zusammensetzen. Die ha¨uﬁgsten Vertreter sind dabei PC (Phosphatidylcholine), PE
(Phosphatidylethanolamine), SM (Sphingomyeline) und Cholesterin (Sterine). Der u¨berwiegende Anteil
an PC und PE sind Diacylglyceride (phosphoric-acid-diester). Es kommen weiterhin auch Anteile von so-
genannten Plasmalogenen vor, die dabei ca. 70%  P  10% der jeweiligen Lipidklasse betragen ko¨nnen.
Hierbei handelt es sich um Etherlipide (PC, PE), die eine der beiden Fettsa¨ureketten u¨ber eine Vinyl-
Ether-Bindung ausbilden. Diese Kette ist dann i.d.R. gesa¨ttigt (16:0, 18:0 aber auch 18:1), wohingegen
die zweite Kette dann sehr ha¨uﬁg mehrfach ungesa¨ttigt vorliegt (18:1, 20:1, 20:4, 22:4, 22:6) [194]. Bei
PC sind außerdem Methylierungen und ggf. Cyclisierungen anzutreﬀen. Die (fu¨r Vertebraten) ha¨uﬁgsten
Fettsa¨uren sind die O¨lsa¨ure (Oleic acid) und die Arachidonsa¨ure (Arachidic acid) (siehe Tab. 3.2).
Geht man gro¨ßenordnungsma¨ßig bei dem Molekulargewicht eines durchschnittlichen Membranlipides
(Phospholipid) von ca. Mr  1 kDa aus und bei einem durchschnittlichen Membranprotein von ca. Mr
= 100 kDa36, dann erha¨lt man bei einem angenommenen Masseverha¨ltnis von 1:1, eine im Vergleich zur
Lipidanzahl um zwei Zehnerpotenzen geringere absolute Anzahl an Membranproteinen. Durchschnitt-
lich also zwischen 107 und 108 Proteinmoleku¨le. Beru¨cksichtigt man dabei die Masse bereits bekannter
ubiquita¨rer Membranproteine und Lipide, so sind eher im Mittel noch gro¨ßere Diﬀerenzen zu erwarten.
Obwohl das Masseverha¨ltnis durchaus gleich sein kann, besteht also meist bei einer durchschnittlichen
Zellmembran ein großer U¨berschuss an Lipidmoleku¨len aus zum Teil unterschiedlichen Substanzklassen.
Das wirkt sich u.a. in der MALDI-Massenspektrometrie auf die Darstellbarkeit von Proteinen und Pepti-
den aus nativen biologischen Proben aus. Zum einen besteht die Mo¨glichkeit der Micellenbildung wa¨hrend
der Laserdesorption z.B. an U¨berstrukturen. Andererseits kann es zu einer direkten Konkurrenzsituation
bei der Ladungsu¨bertragung wa¨hrend der sekunda¨ren Ionisierung in der Gasphase, zwischen Peptiden
und Lipiden kommen.
Peptide
Unter methodischen Gesichtspunkten besonders interessant sind fu¨r die bildgebende Massenspektrometrie
kleine Peptide mit einer Molekularmasse von ca. Mr < 2 kDa, bei denen eine unmittelbare Identiﬁzie-
rung bzw. eine Identiﬁzierung, anhand weniger MSn-Experimente mo¨glich ist. Solche Peptide werden in
ausreichender Menge hauptsa¨chlich durch spezielle Zellen sezerniert und u¨ben dann oft Funktionen im
Rahmen der Signaltransduktion oder a¨hnlicher Prozesse aus (Peptidhormone etc.) [185]. Peptide die-
ser Gro¨ße kommen aber auch in Zellmembranen vor. Einige von ihnen sind als sogenannte Ionophore
(Kana¨le) und/oder Carrier (Transportermoleku¨le) in den Membranen enthalten. Sie transportieren oder
35H = absolute Ha¨uﬁgkeit.
36Zum Beispiel das membranassozierte Protein S171, Protein numb homolog (P49757, NUMB-HUMAN), 651As,
Mr=70.804 kDa in radialen Gliazellen.
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Zellwandaufbau der Hefe S.cerevisiae
Abbildung 3.7: Schematischer Zellwandaufbau der Hefe Saccharomyces cerevisiae. Abbildung entnommen aus [195]. Sac-
charomyces cerevisiae ist ein Vertreter der Ascomyceten (Schlauchpilze). Die Familie der Saccharomycetaceae wird als die
eigentlichen Hefen bezeichnet. Diese Hefen bilden kein Myzel aus. Die industriell genutzten Ba¨cker- und Bierhefen sind
physiologische Rassen von S. cerevisiae mit meist diploidem oder polyploidem Genom. Die haploiden Zellen ko¨nnen ver-
schmelzen und nach der Karyogamie die Meiose und Bildung von vier Ascosporen einleiten. Die diploide Zelle ist ebenfalls
durch Sprossung vermehrungsfa¨hig. Sie ist in der Regel gro¨ßer und stoﬀwechselaktiver als die haploide Zelle. Die Gro¨ße einer
Hefezelle liegt zwischen 5 µm und 13 µm. Das haploide Genom von S. cerevisiae hat ungefa¨hr den dreifachen Umfang des
Genomes von Escherichia coli und besteht aus 16 Chromosomen (linear, von je 200 kb bis 2200 kb). Die Verdopplungszeit
von S. cerevisiae betra¨gt ca. 90 Minuten. S. cerevisiae ist fakultativ anaerob und wa¨chst bei Temperaturen zwischen 20◦C
bis 30◦C am besten. Das pH-Optimum liegt bei pH = 4,5 und pH = 6,5. Toleranz wird in einem Bereich von pH = 3
bis pH = 8 angetroﬀen. S. cerevisiae ist ein Modellorganismus fu¨r molekulargenetische Fragestellungen an eukaryotischen
Mikroorganismen geworden. Elektronenmikroskopische Aufnahmen lassen ein Zellwandvolumen von 25% bis zu 50% des
Gesamtvolumens annehmen. Die Zellwand hat dabei einen Durchmesser von ungefa¨hr 200nm und macht ca. 15% bis 20%
der Trockenmasse aus. Sie ha¨lt einem Innendruck von bis zu 15 bar stand. Ihre Funktionen werden zum Teil von ihren phy-
sikalischen Eigenschaften abgeleitet, sind aber nicht nur auf diese begrenzt. Weiterhin wird durch die Zellwand osmotische
Stabilita¨t vermittelt. Sie kann Kationen binden und die Zell-Zellerkennung vermitteln. Wie auch die Zellmembran, so ist
auch die Zellwand der Hefe nicht statisch. Sie kann wa¨hrend Zellzyklusu¨berga¨ngen, Wachstumsphasen und bei vera¨nderten
Umgebungsbedingungen umgebaut und an Vera¨nderungen angepasst werden. 85%-90% der Trockenmasse der Zellwand
sind Polysaccharide, davon 50%-55% 1,3-β-D-Glucane und 5%-10% 1,6-β-D-Glucane. 10%-15% der Zellwandtrockenmasse
sind reine Proteine. Der Anteil der Mannoproteine von der Zellwandtrockenmasse betra¨gt ca. 35%-40%. Chitin ist zu ca.
2% enthalten. In noch geringeren Mengen sind weiterhin Glycogen, Lipide, Pigmente und anorganische Ionen vorhandene
Bestandteile [198].
leiten dort Ionen oder polare Moleku¨le von einer Seite durch die Zellmembran. Bekannte Vertreter sind
z.B. als Antibiotika fu¨r die Anwendung an Mensch und Tier zugelassen und beeinﬂussen gezielt die Os-
moregulation von Prokaryonten bzw. inﬁzierten Eukaryotenzellen. Das Molekulargewicht solcher Peptide
betra¨gt oft weniger als 3 kDa. Ein Beispiel hierfu¨r ist Gramicidin (Ionophor), das in unterschiedlichen
Formen vorkommt. In der Variante S liegt es als zyklisches Decapeptid vor. Ein weiterer Vertreter die-
ser Antibiotika ist auch Valinomycin (Carrier), ein zyklisches Peptid aus 12 Aminosa¨uren, das selektiv
Kaliumionen transportiert. Es wird von einigen Bakterienarten der Gattung Streptomyces produziert
(C54H90N6O18, Mr = 1111.32 g mol−1).
Eine andere Mo¨glichkeit, im weiteren Sinne, Peptide aus Zellmembranbestandteilen fu¨r massenspek-
trometrische Untersuchungen zuga¨nglich zu machen, besteht in der enzymatischen Spaltung von Mem-
branproteinen. Beide Ansa¨tze werden in der aktuellen Forschung verfolgt [197].
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Kleine physiologisch wirksame Peptide




































Abbildung 3.8: Gramicidin S (cyclisches Decapeptid) gemessen in a¨quimolaren Konzentrationen mit Substanz P (11
Aminosa¨uren). Dried droplet MALDI-Pra¨paration aus hochreinen (HPLC) Lo¨sungsmitteln bei gleichma¨ßiger Durchmi-
schung der Probe. Laserwellenla¨nge λ = 337nm, Pulsdauer ca. 3ns, Multimodeproﬁl, Stickstoﬄaser. Polypeptid-Antibiotika
haben in der Regel eine hohe Bindungsspeziﬁta¨t an Cytoplasmamembranen von Pro- und Eukaryonten. Aus Messun-
gen an Modell-Lipidsystemen, d.h. Unilammellare Vesikel von 1-Palmitoyl-2-Oleoylphosphatidylcholin und 1-Palmitoyl-2-
Oleoylphosphatidylglycerol sowie Mischungen davon mit und ohne Cholesterol, konnte die Bindungsaﬃnita¨t von Gramicidin
S an einen ku¨nstlichen Lipidmembranmonolayer bestimmt werden. ∆G = −10.9 bis −12.1kcal/mol (freie Bindungsenergie),
∆H = 2.6 bis 4.4kcal/mol (endotherme Bindungsenthalpie) und T∆S = 13.4 bis 16.4kcal/mol (∆H = ∆G + T∆S) [199].
Besonders interessant ist im Zusammenhang mit massenspektrometrischen Imaging-Messungen dabei,
ob sich ein in eine Zellmembran integriertes Peptid direkt darstellen la¨ßt. Die zuvor genannten Peptide
sind mittels LDI bzw. MALDI, anhand artiﬁzieller Dried-droplet oder Spraypra¨parationen prinzipiell
darstellbar (siehe Abbildung 3.8).
Fragmentierungswahrscheinlichkeit bei Peptiden
Aufgrund der Ringstruktur dieser Peptide ist eine Vermessung aber auch hinsichtlich mechanistischer
U¨berlegungen interessant. Das sogenannte RRKM-Modell (Rice-Ramsperger-Kassel-Marcus) besagt, daß
der Zerfall eines Moleku¨les unter bestimmten Voraussetzungen mit der Anzahl der Oszillatoren s37 zu-
sammenha¨ngt. Wird die in ein Moleku¨l eingekoppelte Energie gleichma¨ssig auf alle Schwingungsmoden
verteilt, dann erfolgt ein Zerfall in Abha¨ngigkeit der Bindungsenergie E0 eines kritischen Oszillators
(potenziell brechende Bindung) und der Frequenz der Oszillation ν, wenn ein Verha¨ltnis von der An-
zahl eingekoppelter Energiequanten n > Anzahl der Oszillatoren s zutriﬀt, gema¨ß einer Ratengleichung





[200]. In der Regel ist ein solcher Ansatz zur theoreti-
schen Bestimmung von Zerfallsraten geeignet, wohingegen zur praktischen Modellierung ha¨uﬁger andere
37In diesem Fall = Anzahl chemischer Bindungen, bzw. Atome im Moleku¨l.
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Berechnungen bevorzugt werden [201]. Interessant ist, das im Rahmen von Untersuchungen mit soge-
nannten Thermometer-Moleku¨len (Benzyl-substituierte R-Benzylpyridin-Salze), anhand der entstehen-
den Fragmentierungsprodukte eine Kategorisierung der ha¨uﬁg verwendeten MALDI-Matrizes CA, SA
und 2,5-DHB gefunden werden kann. Diese kehrt die zuvor beschriebene Einteilung in ”heiße“ und ”kal-
te“ Matrizes aber um [202] (siehe auch S.43 ﬀ.).
Eine noch weitgehend unbeantwortete Frage ist, ob sich hinsichtlich der mo¨glichen LDI-Vermessung
z.B. von Gramicidin oder Valinomycin im Zusammenhang mit MALDI und einzelnen Pra¨parationstech-
niken ein wesentlicher Unterschied im Fragmentierungsverhalten feststellen la¨sst, der ursa¨chlich eindeutig
auf Pra¨parationspha¨nomene zuru¨ckgefu¨hrt werden kann.
Zellgro¨ße und Anzahl in mehrzelligen Organismen
Die durchschnittliche Zellgro¨ße eines mehrzelligen (tierischen) Organismus ist unabha¨ngig von der Gro¨ße
des Organismus selbst. Amphibien z.B. besitzen durchweg relativ große Zellen. Die durchschnittliche
Gro¨ße einer eukaryotischen tierischen Zelle korreliert dagegen sehr stark mit der Diﬀerenzierung im je-
weiligen Organ und mit der biochemischen Leistungsfa¨higkeit. Die durchschnittliche Zellgro¨ße kann bei
mehrzelligen Tieren zwischen ca. 0.01 mm bis 0.2 mm im Durchmesser betragen, allerdings sind auch
extreme Abweichungen z.B. in einer Dimension mo¨glich, wie etwa bei Sa¨ugetierneuronen. Die Zellform
richtet sich i.d.R. nach der Funktion und den physikalischen Umgebungsbedingungen. Bislang sind nur
einige mehrzellige Organismen mit artspeziﬁsch exakter (d.h. konstanter) Zellzahl bekannt z.B. das Ra¨der-
tier (Epiphanes senta) mit genau 959 Zellkernen (Eutelie). Der adulte Mensch besitzt in etwa zwischen
1013 und 1014 Zellen (ohne Blutzellen). In der Regel gilt eine Kern-Plasma-Relation der Gestalt, daß große
Zellen z.B. Eizellen (Oocyten) auch große Kerne besitzen. Funktionell bedingte Kernvergro¨ßerungen tre-
ten in schnell proliferierenden Geweben, embryonalen Zellen aber auch in entarteten Zellen (Krebszellen)
sowie in Zellen sehr stoﬀwechselaktiver Gewebe auf. Es ist bekannt, daß in einem mehrzelligen Organismus
verschiedene Kerngro¨ßeklassen anzutreﬀen sind. So bilden die relativen Kernvolumina in verschiedenen
Zelltypen z.B. beim Menschen eine geometrische Reihe: 1 (kleine Lymphocyten), 2 (Spermatiden), 4, 8, 16
(Hepatocyten), 32, 64, 128 (Spinalganglienzellen) [203].
3.2.2 Gewebe
Deﬁnition und Struktur
Gewebe werden als Funktionseinheiten gleichartig diﬀerenzierter Zellen in einem mehrzelligen Verband
verstanden. Neben dem eigentlichen Funktionsgewebe kommt noch sogenanntes Bindegewebe vor. Bin-
degewebe besitzt auch eine Funktion, diese ha¨ngt aber stark von seiner wechselnden chemischen Zusam-
mensetzung und der physikalischen Beschaﬀenheit der einzelnen Bestandteile ab. Aufgrund dessen ist
eine einheitliche Funktionsbeschreibung von Bindegewebe im allgemeinen schwierig und deshalb oft auf
einzelne Gemeinsamkeiten begrenzt. Das zellige Binde- oder Stu¨tzgewebe der Wirbeltiere (Mesenchym)
bildet sich wa¨hrend der Embryonalentwicklung zwischen den drei Keimbla¨ttern aus und beteiligt sich
am Aufbau aller Organe. Mit dem Bindegewebe gelangen z.B. Nerven und Gefa¨ße in die Organe. Es
dient u.a. der Stoﬀwechselregulation, der Osmoregulation und der Abwehr. Aus dem Bindegewebe entste-
hen auch die Stu¨tzgewebe Knorpel und Knochen. Das ”Bindegewebe“ besteht nur teilweise aus Zellen,
u¨berwiegend dagegen aus Interzellularsubstanzen z.B. Kollagen, Elastin, Glycosaminoglykanen und Gly-
koproteinen. Kollagen ist dabei das ha¨uﬁgste Protein im Bindegewebe von Sa¨ugetieren und macht beim
Menschen zwischen 25% und 35% der Gesamtproteinmasse aus. Man unterscheidet zwischen mehreren
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Kollagentypen, auf die hier aber nicht na¨her eingegangen werden soll [76] [204].
Unter dem Begriﬀ Typisierung wird vor allem im medizinischen Sprachgebrauch die genetisch deter-
minierte molekulare Ausstattung (z.B. HLA-Moleku¨le) zur Erkennung von Eigengewebe im Rahmen der
speziﬁschen Immunabwehr eines mehrzelligen Organismus verstanden. Diese kann dabei auf verschiede-
nen Ebenen (genetisch, proteinbiochemisch) erfolgen bzw. durchgefu¨hrt werden. Wa¨hrend einer massen-
spektrometrischen Analyse an nativen biologischen Proben, die zur Gewinnung von U¨bersichtsspektren
erfolgt, steht zuna¨chst die molekulare Zusammensetzung der Gewebe, abgrenzbarer Bereiche innerhalb
von Gewebestrukturen und ggf. auftretende signiﬁkante qualitative und/oder quantitative Unterschiede
einzelner Komponenten zu einer Referenz im Vordergrund. Spezielle massenspektrometrische Messungen
ko¨nnen aber auch zur Typisierung von Gewebe im Sinne der medizinischen Deﬁnition eingesetzt werden.
Pra¨paration
Hier ist die Pra¨paration der biologischen Objekte vor der Applikation der MALDI-Matrix gemeint. Bei
mikroskopischen Gewebepra¨parationen handelt es sich u¨berwiegend um Schnittpra¨parate. Diese werden
i.d.R. mit Mikrotomen hergestellt. Wird das verwendete tierische/humane Organ oder Gewebe dabei
zuvor nicht mit ausha¨rtenden Chemikalien behandelt (Einbetten), gibt es noch die Mo¨glichkeit der Ge-
frierbruchtechnik [205]. Beide Techniken ko¨nnen Pra¨parate mit einer Dicke von wenigen Mikrometern
herstellen. Sogenannte Ultramikrotome werden fu¨r die Pra¨paratherstellung in der Elektronenmikroskopie
(TEM) verwendet und lassen auch wesentlich du¨nnere Schnittpra¨parate zu (d < 1 µm). In der MALDI-
MS-Analytik sind neben Schnittpra¨paraten mit einer Dicke von einigen Mikrometern, teilweise aber auch
wesentlich dickere Pra¨parate geeignet. Dabei kann es sich z.B. um Schnittpra¨parate, die mit Rasierklin-
gen oder Skalpellen hergestellt werden handeln [206]. Pﬂanzliche Gewebe sind bei der Anfertigung von
Schnitten i.d.R. deutlich anspruchsvollere Pra¨parate, als die meisten tierischen und humanen Gewebe.
Vollsta¨ndig uneingebettete Pra¨parate sind vor allem fu¨r die bildgebende Massenspektrometrie, ﬁxierten
Proben eindeutig vorzuziehen, da Fixierungen i.d.R. chemische Modiﬁkationen an Analytmoleku¨len ver-
ursachen ko¨nnen. Dies kann besonders bei einer nichtausreichenden Massenauﬂo¨sung und ungenu¨gender
Massenrichtigkeit in Spektren zu falsch positiven Analytidentiﬁzierungen fu¨hren. Es ist aber bei manchen
tierischen und humanen Gewebeschnittpra¨paraten oft notwendig, Fixierungen und Waschungen vor der
eigentlichen MALDI-Matrixpra¨paration durchzufu¨hren, um die Wahrscheinlichkeit von Artefaktmessun-
gen, die wa¨hrend der Pra¨paratherstellung entstehen ko¨nnen zu verringern und außerdem das Signal-zu-
Rausch-Verha¨ltnis (SNR) zu steigern. Nicht jedes tierische oder humane Gewebe eignet sich generell in
jeder mo¨glichen Orientierung gleich gut zu einer Schnittpra¨paration ohne stabilisierende Einbettungs-
medien. Die bisher beste Alternative zur Verwendung von Einbettmedien im Zusammenhang mit der
Schnittpra¨paraterstellung aus tierischen/humanen Weichgeweben, stellt die Kryotechnik mit Kryomikro-
tomen dar. Das Gewebe wird dabei zuna¨chst mo¨glichst in ﬂu¨ssigem Stickstoﬀ schockgefroren, um inter-
und intrazellula¨r die Bildung gro¨ßerer Wasserkristalle zu vermeiden und dann im Anschluss bei Tempe-
raturen um ca. -80◦C fu¨r kurze Zeit gelagert. In der Kryokammer des Mikrotoms werden tiefgefrorene
Proben bei in etwa -20◦C bis -30◦C geschnitten. Solche Kryopra¨parationen ko¨nnen manchmal struktu-
relle Unterschiede zu entsprechend ﬁxierten histologischen Pra¨paraten mit (klassischer) Einbettung und
Fa¨rbung aufweisen, was bei einer Interpretation im direkten Vergleich mit erstellten MS-Bildern immer
beachtet werden muss.
Biologische Pra¨parate sind im allgemeinen elektrisch nichtleitend und beeinﬂussen daher als Dielektri-
ka den A¨quipotentialverlauf in der Targetregion der Ionenquelle nicht. Im Wesentlichen gilt im Umgang
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mit Zellpra¨parationen aus Kulturbedingungen, im Bezug auf Fixierungen und Waschungen, ein a¨hnli-
ches Vorgehen wie bei tierischen/humanen Gewebepra¨paraten. Dies zeigen z.B. ausfu¨hrliche Untersu-
chungen an Zellkulturen zur Vorbereitung bildgebender MS-Messungen [207]. In Abbildung 3.9 sind die
Extinktionskoeﬃzienten aromatischer Aminosa¨uren und Nucleobasen gezeigt. Außerdem erkennt man die
Absorptionscharakteristik von ha¨uﬁgen Bestandteilen in biologischem (eukaryotischem) Gewebe.
Orientierung und Strukturidentiﬁzierung
Die Orientierung einer Schnittebene in Gewebepra¨paraten ist fu¨r die Interpretation der erhaltenen Ion-
enintensita¨tsverteilungsbilder im Zusammenhang mit Vergleichen an histologischen Fa¨rbepra¨paraten im-
mer entscheidend. Der Schnittebenenverlauf muss immer eindeutig bekannt sein, da wa¨hrend einer bild-
gebenden Messung die dreidimensionale Ordnung eines Pra¨parates auf eine zweidimensionale Darstellung
projiziert wird. Die Sicherheit mit der aus zweidimensionalen Projektionen die A¨hnlichkeit von unter-
suchten dreidimensionalen Pra¨paratbereichen mit bekannten Strukturen in medizinisch diagnostischen
Abbildungen bestimmt werden kann, wird oft nach dem sogenannten Rose-Kriterium klassiﬁziert. In der
Regel u¨bertriﬀt die laterale Auﬂo¨sung, der komplementa¨r zu MS-Bildern verwendeten lichtmikroskopi-
schen Aufnahmen, die in den MS-Bildern erlangte laterale Auﬂo¨sung deutlich. Bisher sind nur wenige
bildgebende MALDI-MS-Verfahren bekannt, die eine laterale Ortsauﬂo¨sung  5 µm an nativen biologi-
schen Proben erreichen und dabei ein ausreichendes Signal-zu-Rauschverha¨ltnis zeigen, um sowohl kon-
trastreiche Abbildungen, als auch qualitative Strukturerkennungen, anhand der Bestimmung von exakten
Analytmassen in einer einzigen Messung zu gewa¨hrleisten [8] (Kapitel 4) [32].
Tabelle 3.2: Ha¨uﬁge natu¨rliche Fettsa¨uren mit ihren auf die zweite Nachkommastelle gerundeten monoi-
sotopischen Massen. Einheit Da.
Symbol4 Trivialname Masse (mon.) Schmelzpunkt (◦C) Summenformel
12 : 0 Lauric acid 200.17763 44.2 C12H24O2
14 : 0 Myristic acid 228.20893 52.0 C14H28O2
16 : 0 Plamitic acid 256.24023 63.1 C16H32O2
18 : 0 Stearic acid 284.27153 69.6 C18H36O2
20 : 0 Arachidic acid 312.30283 75.4 C20H40O2
22 : 0 Behenic acid 340.33413 81.0 C22H44O2
24 : 0 Lignoceric acid 368.36543 84.2 C24H48O2
16 : 1 (ω7) Palmitoleic acid 254.22458 -0.5 C16H30O2
18 : 1 (ω9) Oleic acid 282.25588 13.4 C18H34O2
18 : 2 (ω6) Linoleic acid 280.24023 -9.0 C18H32O2
18 : 3 (ω6) α-Linolenic acid 278.22458 -17.0 C18H30O2
18 : 3 (ω6) γ-Linolenic acid 278.22458 C18H30O2
18 : 4 (ω3) Stearidonic acid 276.20893 C18H28O2
20 : 2 (ω6) Eicosadienoic acid 308.27153 C20H36O2
20 : 3 (ω6) Dihomo-γ-Linolenic acid 306.25588 C20H34O2
20 : 4 (ω6) Arachidonic acid 304.24023 -49.5 C20H32O2
20 : 5 (ω3) Eicosapentaenoic acid 302.22458 -54.0 C20H30O2
22 : 4 (ω6) Adrenic acid 332.27153 C22H36O2
22 : 5 (ω3) Docosapentaenoic acid 330.25588 C22H34O2
22 : 6 (ω3) Docosahexaenoic acid 328.24023 -44.0 C22H32O2
24 : 1 (ω9) Nervonic acid 366.34978 39.0 C24H46O2
4 = Anzahl der Kohlenstoﬀatome : Anzahl der Doppelbindungen
Quellen: Dawson et al., Data for Biochemical Research (2.Auflage), Clarendon Press (1969). und Wikipedia. Alle
Angaben zu Schmelzpunkten der ungesa¨ttigten Fettsa¨uren beziehen sich auf die Cis-Isomere.
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Tabelle 3.3: Proteinogene Aminosa¨uren ohne Selenocystein. Die monoisotopischen Massen sind auf die
fu¨nfte Nachkommastelle gerundet. Einheit Da.
Aminosa¨ure Masse pks RC B&B HI ∆(M) Summenformel
(A) Alanin 89.04767 6.00 - 0.1 - 200 1.8 - 47.8 C3H7NO2
(R) Arginin 174.11167 10.76 - 4.5 - 120 - 4.5 37.3 C6H14N4O2
(N) Asparagin 132.05349 5.41 - 1.6 80 - 3.5 - 4.8 C4H8N2O3
(D) Aspartat 133.03750 2.77 - 2.8 - 200 - 3.5 - 3.8 C4H7NO4
(C) Cystein 121.01975 5.07 - 2.2 - 450 2.5 - 15.7 C3H7NO2S
(E) Glutamat 147.05315 3.22 - 7.5 160 - 3.5 10.2 C5H9NO4
(Q) Glutamin 146.06914 5.65 - 2.5 - 300 - 3.5 9.2 C5H10N2O3
(G) Glycin 75.03202 5.97 - 0.5 0 - 0.4 - 61.8 C2H5NO2
(H) Histidin 155.06947 7.59 0.8 - 120 - 3.2 18.3 C6H9N3O2
(I) Isoleucin 131.09462 6.02 11.8 - 2260 4.5 - 5.7 C6H13NO2
(L) Leucin 131.09462 5.98 10.0 - 2460 3.8 - 5.7 C6H13NO2
(K) Lysin 146.10552 9.74 - 3.2 - 350 -3.9 9.2 C6H14N2O2
(M) Methionin 149.05105 5.74 7.1 - 1470 1.9 12.3 C5H11NO2S
(F) Phenylalanin 165.07897 5.48 13.9 - 2330 2.8 28.3 C9H11NO2
(P) Prolin 115.06332 6.30 8.0 - 980 - 1.6 - 21.8 C5H9NO2
(S) Serin 105.04259 5.68 - 3.7 - 390 - 0.8 - 31.8 C3H7NO3
(T) Threonin 119.05824 5.60 1.5 - 520 - 0.7 - 17.8 C4H9NO3
(W) Tryptophan 204.08987 5.89 18.1 - 2010 - 0.9 67.3 C11H12N2O2
(Y) Tyrosin 181.07389 5.66 8.2 - 2240 - 1.3 44.3 C9H11NO3
(V) Valin 117.07897 5.96 3.3 - 1560 4.2 - 19.8 C5H11NO2
Wasser 18.01056
RC = HPLC Retentionskonstante, pH = 2.1;
B&B Hydrophobizita¨tsindex als freie Enthalpie in cal/mol
HI = Hydrophobizita¨tsindex als freie Enthalpie in kcal/mol
∆(M) = As-H2O - DAs-H2O.
Medianmasse der Aminosa¨uren (MAs-H2O): 114.60 Da
Arithmetische Durchschnittsmasse der Aminosa¨uren (DAs-H2O): 118.88 Da
Quelle RC : Seiler, N., Askar, A. : J. Chromatogr. 62, S.121, (1971).
Quelle B&B : Bull, H., Breese, K. : Arch. Biochem. Biophys. 161, 665-670, (1974).
Quelle HI : Kyte, J., Doolittle, R. : J. of Molecular Biology 157, 105-132, (1982).
Abbildung 3.9: (Links) Molarer dekadischer Extinktionskoeﬃzient aromatischer Aminosa¨uren in logarithmischem Auftrag.
Neben den dargestellten Aminosa¨uren sind einige weitere wichtige Chromophore die Basen der Nucleinsa¨uren: Adenosin
(λmax = 260 nm, ε = 14900 M−1cm−1), Guanosin (λmax = 276 nm, ε = 9000 M−1cm−1) und Thymidin (λmax = 267
nm, ε = 9700 M−1cm−1), Uridin (λmax = 261 nm, ε = 10100 M−1cm−1), Cytidin (λmax = 271 nm, ε = 9100 M−1cm−1).
Abbildung entnommen aus [70]. (Rechts) Absorptionskoeﬃzienten von Gewebebestandteilen, entnommen aus [71].
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Tabelle 3.4: Durchschnittliche relative Zusammensetzung biologischer Membranen [ % ] und Protein zu
Lipidverha¨ltnis.
Membran Protein (P) Lipid (L) Kohlenhydrat P/L
Plasmalemmata
Leber, Maus 46.0 54.0 2.0-4.0 0.85
Erythrozyt, human 49.0 43.0 8.0 1.10
Amo¨ben 52.0 42.0 4.0 1.30
Kernmembran
Rattenleber 59.0 35.0 2.0 1.60
Mitochondrien, außen 52.0 48.0 (2.0-4.0)1 1.10
Mitochondrien, innen 76.0 24.0 (1.0-2.0)1 3.20
Myelin 18.0 79.0 3.0 0.23
Bakterien, gram + 75.0 25.0 (10.0)1 3.00
1 : Analytisch abgeleitete Werte
Quelle: Guidotti, G., Annu. Rev. Biochem. 41, 732 (1972)
Tabelle 3.5: Durchschnittliche relative Lipidzusammensetzung einiger ausgesuchter Beispiele [ % ].
Lipid Erythrocyten2 Myelin Mitochondrien3 E.coli
Phosphatidsa¨ure 1.5 0.5 0.0 0.0
Phosphatidylcholin (PC) 19.0 10.0 39.0 0.0
Phosphatidylethanolamin (PE) 18.0 20.0 27.0 65.0
Phosphatdylglycerin (PG) 0.0 0.0 0.0 18.0
Phosphatidylinosit (PI) 1.0 1.0 7.0 0.0
Phosphatidylserin (PS) 8.5 8.5 0.5 0.0
Cardiolipin 0.0 0.0 22.5 12.0
Sphingomyelin (SM) 17.5 8.5 0.0 0.0
Glycolipide 10.0 26.0 0.0 0.0
Cholesterin 25.0 26.0 3.0 0.0
2 : human; 3 : Rinderherz
Quelle: Tanford, C. The Hydrophobic Eﬀect, S.109, Wiley (1980)
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3.2.3 Fazit
Eine abbildende massenspektrometrische Untersuchung nativer biologischer Proben auf zellula¨rer Ebe-
ne erfordert i.d.R. fu¨r die meisten Fragestellungen, die auf molekulare Aussagen abzielen, eine laterale
Auﬂo¨sung die im Bereich der Gro¨ße einer halben Zelldimension in den lateralen Raumrichtungen liegt. Pi-
xelbilder abbildender MS-Methoden, die eine laterale Auﬂo¨sung im Bereich zwischen 50 µm und mehreren
100 Mikrometern erreichen, sind deshalb nur eingeschra¨nkt (direkt) mit lichtmikroskopischen Methoden
vergleichbar, wenn dabei Eﬀekte durch Oversampling, arithmetische Signalmittelung und Undersamp-
ling unberu¨cksichtigt bleiben. Entsprechend große Bereiche mancher Probentopologien sind auch mit
einer lateralen Auﬂo¨sung von 50 µm bis 100 µm und deutlichem Undersampling mit einer gewissen Um-
rissa¨hnlichkeit darstellbar, da i.d.R. der massenspektrometrische Hintergrund hinsichtlich der Basislinie
und der Rauschwertverteilung zwischen biologischem Gewebe und blankem Probentarget nahezu immer
deutliche Unterschiede aufweist. Die laterale Auﬂo¨sungsfa¨higkeit des vollfunktionsfa¨higen helladaptier-
ten menschlichen Auges, ermo¨glicht im Abstand der deutlichen Sehweite in etwa die Erkennung einer
Punkt-zu-Punkt Distanz von ca. 100 µm (siehe Anhang). Eine bildgebende analytische Methode die che-
mische Stoﬃnformation mit optischer Strukturinformation verbindet, sollte nach Mo¨glichkeit mindestens
die laterale Auﬂo¨sungsfa¨higkeit des menschlichen Auges erreichen. Fast alle bildgebenden MS-Techniken
erreichen bereits heute die Gro¨ßenordnung der lateralen Auﬂo¨sungsfa¨higkeit eines menschlichen Auges.
Im Gegensatz hierzu ist allerdings bereits eine fu¨nfzigfache mikroskopische Vergro¨ßerungsoptik eines
Weitfeld-Labormikroskopes in der Lage, eine laterale Auﬂo¨sung in der Form einer Punkt-zu-Punkt Di-
stanz von ca. 2 µm zu projizieren. Ein Richtwert fu¨r ortsaufgelo¨ste massenspektrometrische Darstellungen
sollte daher im Bereich der lateralen Auﬂo¨sung eines qualitativ hochwertigen Weitfeldmikroskopes liegen,
als in dem Bereich des menschlichen Auges. Die meisten angewandten MS-Methoden erreichen diesen Be-
reich, im Zusammenhang mit nativen biologischen Proben und molekularen Analytionen, bis auf wenige
Ausnahmen, nicht.
3.3 MALDI-Massenspektrometrie
3.3.1 Signalcharakteristik und Verarbeitung
UV-MALDI-TOF Spektren enthalten in ihrer Signalinformation insgesamt die Summe mehrerer Vorga¨nge.
Die Signalform38 eines Peaks in einem erzeugten Einzelspektrum stellt zuna¨chst eine (analoge) Faltung der
Pulsverteilung (Zeitauﬂo¨sung) einer desorbierten Ionenpopulation mit der totzeitbegrenzten (analogen)
Detektion dar. Im MCP-Detektor wird der Ionenstrom in einer Versta¨rkungskaskade in einen Elektronen-
strom umgewandelt und i.d.R. nochmals elektronisch nachversta¨rkt (mit Operationsversta¨rkern, OPV).
Die folgende Analog-zu-Digital Umsetzung39 u¨bertra¨gt die kontinuierlichen analogen Signale (i.d.R. Span-
nungen) und fu¨hrt so insgesamt zu einer zweifachen Klassiﬁzierung (Diskretisierung) hinsichtlich der Pul-
sintensita¨t und Zeitauﬂo¨sung. Geht man dabei von einer durchschnittlich versta¨rkten und gewandelten
Einzelionenintensita¨t (Gain ≈ 106) in der Form eines Spannungspulses von eﬀektiv ca. 10 mV in einem
digitalisierten Massenspektrum aus, so repra¨sentiert der Peak einer Ionenpopulation40 in einem Spek-
trum in etwa zwischen 101 bis 104 Ionen [22] (siehe auch Anhang). Die Signalform des Peaks tra¨gt dabei
Informationen u¨ber die Desorption/Ionisierung, den Ionentransfer im Massenspektrometer (Abbildung),
die analoge Konversion und Versta¨rkung sowie u¨ber die Digitalisierung. Eine weitere (digitale) Signalver-
arbeitung, zu der z.B. eine Peakerkennung za¨hlen kann, ist dabei nicht (mehr) in der Lage zwischen den
38Peakwert, Peaksymmetrie.
39Abtatstrate bzw. Datenpunktintervall und Speichertiefe des ADC-Codes.
40In Abha¨ngigkeit der Gera¨tesensitivita¨t und Zeitauﬂo¨sung der AD-Wandlung (sampling rate).
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initialen Einﬂu¨ssen zu diﬀerenzieren.
Die Flugzeit eines Ions der Masse m kann allgemein als Funktion der Ortskoordinaten (x, y, z) der in-
itialen Richtungskomponenten (a = tanα = vx/vz, b = tanβ = vy/vz) und der relativen Energieunscha¨rfe
(δK = ∆K/K) angegeben werden. C stellt dabei eine gera¨teabha¨ngige Konstante dar [14] [21]:
t = C(x, y, z, α, β, δK)
√
m (3.30)
Prinzipiell kann man bei einer elektrostatischen Fokussierung zwischen einer Punkt-zu-Punkt (1.), Parallel-
zu-Punkt (2.), Punkt-zu-Parallel (3.) oder Parallel-zu-Parallel (4.) Abbildung unterscheiden. Fu¨r einzelne
Ionentrajektorien gelten dazu die Bedingungen (dargestellt nur fu¨r eine laterale Richtung):
1. Der Fokus ist unabha¨ngig vom Startwinkel (x|a) = 0.
2. Der Fokus ist unabha¨ngig vom (lateralen) Startort (x|x) = 0.
3. Die Austrittsrichtung der Ionen ist unabha¨ngig vom initialen Winkel (a|a) = 0.
4. Die Austrittsrichtung ist unaba¨ngig vom (lateralen) Startort (a|x) = 0.
Durch die Kombination der Bedingung einer Punkt-zu-Punkt (1.) mit der Bedingung einer Parallel-zu-
Parallel (4.) Abbildung erreicht man eine Taille-zu-Taille Abbildung [166]. In rotationssymmetrischen
Fokussierungseinrichtungen ko¨nnen die Richtungen der Ebene getrennt (d.h. unabha¨ngig) voneinander
betrachtet werden, d.h. es gilt (x|y) = (x|b) = (a|y) = (a|b) = 0 und (y|x) = (y|a) = (b|x) = (b|a) = 0. Es
ergeben sich daraus, ausgehend von einer Bezugsebene bei z0, fu¨r jede weitere Ebene in einem longitu-
dinalen Abstand ∆z die Abha¨ngigkeiten der aktuellen Parameter zur Referenz t0 = C(0, 0, 0, 0, 0, 0)
√
m,
mit x0, a0, y0, b0, z0, δ0:
x(z) = x(x0, a0, y0, b0, z0, δ0)
y(z) = y(x0, a0, y0, b0, z0, δ0)
a(z) = a(x0, a0, y0, b0, z0, δ0)
b(z) = b(x0, a0, y0, b0, z0, δ0)
δK(z) = δK(x0, a0, y0, b0, z0, δ0)
und damit eine entstehende absolute Zeitspreizung, ∆t = t−t0. In der Regel werden Flugzeitspektrometer
so konstruiert, daß sie in erster Ordnung bezu¨glich der Startposition(en) und Winkel (mindestens) einer
Richtung in der Referenzebene sowie hinsichtlich einer Energiespreizung korrigiert sind (isochron):
(t|x) = (t|y) = (t|a) = (t|δK) = 0 (3.31)
Punkt-zu-Punkt fokussierende (stigmatische) axiale Flugzeitspektrometer mu¨ssen dabei die Bedingungen
einer winkel- und energieunabha¨ngigen Ortsfokussierung in erster Ordnung erfu¨llen:
(x|a) = (y|b) = (x|δK) = 0 (3.32)
Wenn eine winkel- und energieunabha¨ngige Fokussierung z.B. (x|a) = (x|δK) = 0 erreicht werden kann,
ist es sogar bei einer energieabha¨ngigenWinkeleinstellung (a|δK) = 0 noch mo¨glich eine winkelunabha¨ngi-
ge Flugzeitbeziehung (t|a) = 0 zu erreichen, wohingegen die Zeitspreizung aufgrund des Einﬂusses der
Ortskoordinate dann aber einen Restbetrag (t|x) = 0 aufweist. In nicht axialsymmetrischen Anordnungen
kann dies durch eine entsprechende Verkippung des Detektors korrigiert werden [14].
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Die linearen (paraxialen) Terme stellen immer den gro¨ßten Beitrag einer Zeitabweichung zu einer Refe-
renz. In der Regel sind die verbleibenden Flugzeitabweichungen (zweiter Ordnung) bei einer Eliminierung
der Terme erster Ordnung, durch die Wahl der Elektrodenabsta¨nde und Potentiale nicht zu vernachla¨ssi-
gen. Die Terme zweiter Ordnung ko¨nnen erst mit weiteren Maßnahmen (DE, Ionenspiegel) eliminiert
werden:
(t|xx) = (t|xa) = (t|aa) = (t|yy) = (t|yb)
= (t|bb) = (t|xδK) = (t|yδK) = (t|aδK)
= (t|bδK) = (t|δKδK) = (t|xy)
= (t|ab) = (t|ya) = 0 (3.33)
Flugzeitabweichungen ab der zweiten Ordnung werden allgemein als Aberrationen bezeichnet. Bezogen
auf ein Referenzion ergibt sich die Flugzeit eines Ions mit Orts-, Startwinkel- und Energiediﬀerenz, dann
aus einer Reihenentwicklung der Gestalt (aberration expansion):
t(z) = t0 + (t|δK)δ0 + (t|x)x0 + (t|y)y0 + (t|a)a0 + (t|b)b0
+ (t|xx)x20 + (t|xa)x0a0 + (t|aa)a20 + (t|xδK)x0δ0
+ (t|yy)y20 + (t|yb)y0b0 + (t|bb)b20 + ... + (t|δKδK)δ20
+ (t|xxδK)x20δ0 + (t|xaδK)x0a0δ0 + (t|aaδK)a20δ0 + ... (3.34)
In axialsymmetrischen elektrostatischen Einrichtungen ist die Bedingung (x|aa) = 0 meist erfu¨llt, sodaß
bei rotationssymmetrischen Strahlproﬁlen der Einﬂuss der Winkel in zweiter Ordnung auf den Fokus-
sierungsort, bezogen auf eine Referenzebene, ganz entfallen kann (fu¨r beide laterale Richtungen). In
Populationen muss neben der Zeitspreizung aufgrund unterschiedlicher Startorte, initialer Impulskom-
ponenten (Startwinkel) und initialer Energiediﬀerenzen zusa¨tzlich noch eine initiale Zeitspreizung ∆t0
beru¨cksichtigt werden. Diese kann einerseits durch abweichende Ionisierungszeitpunkte innerhalb des
Laserpulses (Halbwertsbreite der Pulsintensita¨t) oder andererseits durch axiale Richtungsumkehrungen
(”Turn-around time“) hervorgerufen werden (4-Pi-Extraktionsgeometrie). Erhaltene Flugzeitabweichun-
gen setzen sich damit aus initialen Flugzeitfehlern (∆t0) und unkorrigierten Aberrationen (∆tab) zusam-
men [21]:
∆t = ∆t0 + ∆tab (3.35)
Geht man davon aus, daß in einem linearen Mikrosonden-Flugzeitspektrometer mit einer Ortsfokussierung
zweiter Ordnung ohne DE nur der Einﬂuss voneinander unabha¨ngiger Startebenen-, Geschwindigkeits-
und Zeitdiﬀerenzen beru¨cksichtigt werden muss, so kann eine Betrachtung fu¨r inﬁnitesimale Diﬀerenz-
betra¨ge zu einer Referenz erfolgen. Hierzu ist die Kenntnis der Streuung der Verteilung(en) notwendig.














Ein Ionenintensita¨tspeak in einem Massenspektrum kann damit als zweiseitige, dreidimensionale (gauß-
sche) Dichteverteilung beschrieben werden:
f(z, v, t) =
1
(2π)3/2 σt σz σv
e−(((t−t(z0,v0))
2/2σ2t )+((z−z0)2/2σ2z)+((v−v0)2/2σ2v)) (3.37)
Das Integral u¨ber die axiale Ortskoordinate und die Geschwindigkeit erlaubt dann die Bestimmung der




2/2σ2t )+((z−z0)2/2σ2z)+((v−v0)2/2σ2v)) dx dv (3.38)
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Sehr eﬀektive Methoden einer Peakauswertung bzw. Peakerkennung basieren auf einer diskreten Fou-
riertransformation, die sehr ha¨uﬁg angewandt wird (und hier z.B. einer FFT, Fast Fourier Transforma-
tion) [8] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216].
Schlussfolgerungen auf physikalische Prozesse, die wa¨hrend einer durchlaufenen Stufe im Massen-
spektrometer stattﬁnden ko¨nnen und deren Auswirkungen Vera¨nderungen der Signalform bedeuten, sind
i.d.R. nicht ohne zusa¨tzliche Messverfahren, bzw. vom normalen Messbetrieb abweichende Experimente,
aufzudecken und na¨her zu charakterisieren.
Muster in Massenspektren
Ein analytisch wichtiger Aspekt ist die Mustererkennung in Massenspektren. Die Ursachen fu¨r das Auftre-
ten von Signalmustern lassen sich dabei auf grundlegende physikalische Zusammenha¨nge zuru¨ckfu¨hren.
Speziﬁsche Muster entstehen z.B. einerseits, bedingt durch die diskreten absoluten Isotopha¨uﬁgkeiten
der in Moleku¨len enthaltenen chemischen Elemente (Isotopauﬂo¨sung der Summenformel = Multiplet)
sowie andererseits durch charakteristische Signalabsta¨nde polymer aufgebauter Verbindungen mit unter-
schiedlichem Polymerisierungsgrad. Weiterhin ergeben Verteilungen mehrfachgeladener Ionen Muster, die
z.B. in ESI-Spektren zur Massenbestimmung einer chemischen Verbindung herangezogen werden ko¨nnen
[217]. In u¨bersichtlichen Massenspektren ko¨nnen gruppierte Signalmuster von Polymeren oft nach ihrem
Entstehungsursprung (natu¨rlich/ku¨nstlich) aufgrund ihrer charakteristischen Polymereinheiten und den
auftretenden Serien identiﬁziert werden. Ein gutes Beispiel ist das ku¨nstliche Polymer PEG 41. Zudem
treten PEG als Adduktionen mit vorwiegend Natrium und Kalium auf. PEG kann auch in Einbettungs-
medien biologischer Proben vorkommen (Dauerpra¨parat oder Gefriermedium). Entha¨lt eine Matrixpra¨pa-
ration PEG, werden i.d.R. die Verteilungen von Natrium- und Kaliumquasimoleku¨lionenserien erzeugt.
Die Anwesenheit von PEG kann die Spektren analytisch vollsta¨ndig unbrauchbar machen [8] (Kapitel 1).
Relatives Quantiﬁzieren
In Massenspektren der Messungen von biologischen Proben ist es einerseits mo¨glich einen relativ quanti-
ﬁzierenden Vergleich von Signalen identiﬁzierter Peaks zu einem Referenzwert durchzufu¨hren (semiquan-
titative Messungen). Der Intensita¨tsreferenzwert kann dabei zum einen absolut, d.h. auf die Intensita¨t
der Nachweisgrenze des jeweiligen Spektrometers in einem bestimmten Massenbereich bezogen werden
oder aber relativ, z.B. durch die Lage der Intensita¨t eines internen Standards bestimmt werden. Der in-
terne Standard kann dabei entweder die gesuchte Substanz sein (additives Verfahren) oder eine Substanz
mit, im Verha¨ltnis zum Analyten, sehr a¨hnlich verlaufender Desorption/Ionisierung aber abweichender
Masse. Generell sind hierbei immer drei Gro¨ßen entscheidend. Erstens ist dies ein gewisser ”Sicher-
heitsabstand“ eines potenziellen Analytsignals (Intensita¨t) zu einer mittleren, genau zu deﬁnierenden,
Rauschsignalsta¨rke (Detection Limit). Es ist daru¨berhinaus zweitens fu¨r relativ quantiﬁzierende Mes-
sungen der Intensita¨tswert heranzuziehen, der eine ausreichende Pra¨zision von Signalen bei wiederholten
Messungen (Genauigkeit, Streuungsmaß) eines relativ niedrigen Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnisses sicher-
stellt, um den Beginn des linearen Messbereiches fu¨r diesen Analyten festlegen zu ko¨nnen (Quantiﬁcation
Limit). Drittens ist dann noch die innerhalb des linearen Messbereiches kleinste, analog erfassbare Si-
gnalintensita¨tssteigerung (Wachstumsrate), zu nennen. Diese ist besonders im Zusammenhang mit der
digitalen Speichertiefe (ADCcode) zu sehen, da hiermit, wie bereits zuvor erwa¨hnt, eine Klassiﬁzierung
41PEG = Polyethylenglykol. Dieses ist aufgrund seiner charakteristischen Signalverteilung auch zum Einsatz in Nach-
kalibrierverfahren geeignet. Hierbei sind allerdings die physikochemischen Unterschiede bei der Desorption/Ionisierung aus
einer MALDI-Matrixumgebung im Vergleich zu biologischen Moleku¨len wie z.B. Peptiden vergleichbarer Masse teilweise
nicht unerheblich [261].
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Abbildung 3.10: Massenspektren des Analyten Substanz P. Vergleich der durchschnittlichen Massenauﬂo¨sungen der Spek-
trometer (a) ALADIM II (Reﬂektor; Zeitauﬂo¨ung 2 ns; Matrix 2,5-DHB), (b) LAMMA 2000 (Linear; Zeitauﬂo¨sung 5 ns;
Matrix 2,5-DHB) und (c) LCQ DECA XP (3d-IT; Mass-TEC AP-MALDI-Quelle; Matrix CHCA; IT-O¨ﬀnungszeit pro Mi-
croscan: 1000 ms external timing; AGC oﬀ, minimale Laserabschwa¨chung) im Massenbereich um 1350 m/z. Die Auﬂo¨sung
bezieht sich, außer bei dem LAMMA 2000 Spektrum, auf den monoisotopischen Peak der Verteilung. CHCA = α-Cyano-4-
Hydroxyzimtsa¨ure.
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Abbildung 3.11: Ha¨uﬁgkeitsverteilung diskreter Detektionsereignisse (Fensterfunktion) des Analyten Substanz P als
[M + H]+ und Kennzeichnung nach Lage des lokalen Maximums der aufgelo¨sten Verteilung. Die Intervallgro¨ße eines Da-
tenpunktes entspricht jeweils zwei Time-bins. (Links) Zeitauﬂo¨sung 5 ns (time-bin), 2 · 5 ns ≈ 0.39 u, mit der Transienten-
rekorderkarte Precision Instruments 9825, 200 MHz (maximale Zeitauﬂo¨sung = 5 ns) am Massenspektrometer LAMMA
2000 im Linearmodus. (Rechts) Zeitauﬂo¨sung 2 ns (time-bin), 2 · 2 ns ≈ 0.12 u, mit dem digitalen Speicheroszilloskop Le
Croy 9350, 500 MHz (maximale Zeitauﬂo¨sung pro Kanal = 1 ns) am Massenspektrometer ALADIM II im Reﬂektormodus
mit DE.
der analogen Werte einhergeht und außerdem der Quantiﬁzierungsfehler mit der Bitzahl verknu¨pft ist
[218] [219] [220] [221] [222]. Der Prozess einer Quantiﬁzierung ist damit immer mit der Ermittlung einer
Basislinie und des Rauschpegels in einem Spektrum verbunden. In Abbildung 3.10 ist der Peptidanalyt
Substanz P nach der Vermessung an unterschiedlichen Massenspektrometern/Ionenquellen gezeigt, wo-
bei dieser teilweise zuvor mit verschiedenen Matrizes pra¨pariert worden ist. Aus Abbildung 3.11 geht der
Einﬂuss der Zeitauﬂo¨sung bei der Aufnahme von Massenspektren eines identischen Analyten hervor. In
Abbildung 3.14 ist die (technische) Herangehensweise bei der Markierung/Identiﬁzierung unterschiedlich
gut aufgelo¨ster Ionensignale in Massenspektren erkennbar.
Isotopverteilung – Ionenmultiplets
Bei manchen Betrachtungen kann auch das relative Intensita¨tsverha¨ltnis der Isotopenpeaks einer chemi-
schen Verbindung Gegenstand von Untersuchungen sein. Das theoretisch zu erwartende Signalaufkommen
organischer Verbindungen in Massenspektren la¨sst sich dabei durch kombinatorische Berechnungen er-
mitteln. Aufgrund der unterschiedlichen Massenzahlen chemischer Elemente mit ihrem speziﬁschen Mas-
sendefekt ist unter Beru¨cksichtigung der relativen natu¨rlichen Isotopha¨uﬁgkeiten dann eine eindeutige
Vorhersage u¨ber die relativen Intensita¨ten mo¨glich [223] [225] [226] [227] [228]. Fu¨r jedes in der Ver-
bindung (Summenformel) vorkommende chemische Element bedeutet dies explizit die Berechnung der
einzelnen Isotopkombinationen, entsprechend der Sto¨chiometrie in der Verbindung. Chemische Elemente
die mit mehr als zwei Isotopen vorkommen, erzeugen dabei eine Multinomialverteilung. Bei genau zwei
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Isotopen erha¨lt man den Spezialfall einer Binomialverteilung. Aus einer Verbindung die nur ein chemisches
Element mit maximal zwei Isotopen besitzt, kann die relative Intensita¨t der Peaks In(k) im Spektrum







pn−k (1 − p)k
=
n!
n! (n− k)! p
n−k (1− p)k (3.39)
Es ist dabei p die natu¨rliche Wahrscheinlichkeit des ha¨uﬁgeren Isotops und (1 − p) die des selteneren
Isotops. Besteht ein hypothetisches Moleku¨lion z.B. aus der Summenformel A20Bxx−1+B+ mit insgesamt
20 Atomen des Elementes mit zwei Isotopen zA, z+yA und einer beliebigen Anzahl xx des Reinelementes
B mit einem Ladungstra¨ger, erha¨lt man die theoretischen Intensita¨ten von Kombinationen aus
• 20 ha¨uﬁgen Isotopen (k=0) zA20Bxx−1 + B+,
• 19 ha¨uﬁgen Isotopen plus einem seltenen Isotop (k=1) zA19 z+yA1Bxx−1 + B+,
• 18 ha¨uﬁgen Isotopen plus zwei seltenen Isotopen (k=2) zA18 z+yA2Bxx−1 + B+, ... u.s.w. .
Die Wahrscheinlichkeit fu¨r das Auftreten des Reinelementes in dieser Verbindung ist konstant und tra¨gt
zur relativen Intensita¨tsverteilung deshalb nicht bei. Die Multinomialverteilung muss z.B. bei den Ele-
menten Sauerstoﬀ (3 Isotope) und Schwefel (4 Isotope) verwendet werden, um die relative Intensita¨t In
einer Isotopkombination
∑k
j=1 xj = n berechnen zu ko¨nnen. Man erha¨lt fu¨r k  n:





px11 · px22 · ... · pxkk
=
n!
x1! · x2! · ... · xk! p
x1









wobei Xj das j-te Isotop des Elements X ist, xj dessen abza¨hlbare Anzahl und pj dessen natu¨rliche
Wahrscheinlichkeit darstellt (relative Ha¨uﬁgkeit). Das Element X kommt insgesamt mit der Sto¨chiome-
trie n in der Verbindung vor. Zur Berechnung der monoisotopischen Peakintensita¨t (i.d.R. handelt es
sich dabei um die leichtesten Isotope) tragen nur die ha¨uﬁgsten Isotope aller beteiligten Elemente bei
(sortenreine Kombinationen). ”Sortenrein“ soll in diesem Zusammenhang alle identischen Isotope eines
Elementes bezeichnen. Alle weiteren Peakintensita¨ten erha¨lt man dann, durch elementbezogene Berech-
nungen aller Isotopwahrscheinlichkeiten. Sofern die Massenauﬂo¨sung eine reale Trennung nicht ermo¨glicht,
ko¨nnen die durch die nicht sortenreinen Kombinationen (Isotopkombinationen eines Elementes mit glei-
chem Neutronenzuwachs aber unterschiedlichem Massendefekt)42 erhaltenen Wahrscheinlichkeiten eines
Neutronenzuwachses multipliziert und dann mit allen weiteren sortenreinen Mo¨glichkeiten aufsummiert
werden. Variationen mu¨ssen i.d.R. nur dann beachtet werden, wenn sie chemisch sinnvoll sind, also nur
bei Strukturisomeren wie z.B. im Falle der Aminosa¨uren Leucin/Isoleucin. Die Begriﬀe Kombination und
Variation werden im Anhang nochmals erla¨utert. Insgesamt entspricht das Vorgehen im Prinzip einer
42Praktisch wird der Massendefekt auf ein neutrales Atom bezogen, also zusammen mit den Elektronen der Hu¨lle be-
rechnet. Er entspricht dann dem Diﬀerenzbetrag aus der Summe der einzelnen Neutronen- und Protonenmassen in einem




C = 1.0 u entspricht (uniﬁed atomic mass unit), ist er hier relativ, durch den Unterschied zur nominellen Masse
gegeben.
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Klassiﬁzierung der Neutronenunterschiede bzw. einer Neutronenverteilung [224]. Es erfolgt immer eine
Normierung auf den intensivsten Peak (100%, Basispeak). Zu einer Berechnung mit entsprechenden nu-
merischen Routinen werden dabei mehrere Ansa¨tze verfolgt [225] [226] [227] [228]. In [229] wird z.B.
gezeigt, daß eine Berechnung ebenso u¨ber eine Fourier Transformation mo¨glich ist. Das Problem ist ori-
gina¨r, wie bereits gezeigt, die Berechnung eines Polynoms, das sich aus der mathematischen Kombinatorik
ergibt. Die Umsetzung in besonders eﬃziente Algorithmen kann aber auf mehreren Wegen erfolgen. Auch
das Problem von Rundungsfehlern ist dabei nicht zu unterscha¨tzen. In [230] wird die Berechnung als
Markov-Kette behandelt (Programm IsoDalton).
Phosphatidylcholine als Beispielverbindungen
Die klassische massenspektrometrische Analytik an Lipiden aus festen Proben erfordert (fast immer)
eine aufwendige Aufreinigungs-/Trennungsmethode als vorbereitende Maßnahmen. Die Pra¨paration von
Lipiden mit organischen Lo¨sungsmitteln wie Chloroform, Methanol oder Aceton bedingt zudem durchweg
die Verwendung von Glasmaterial. In Abbildung 3.13 sind beispielhaft HPLC-Chromatogramme ha¨uﬁger
Lipide dargestellt. Eine geeignete Oﬄine-Methode in Kombination mit MALDI im kleinen Maßstab ist
dabei z.B. die Du¨nnschichtchromatographie [231]. Bei der bildgebenden in situ MALDI-Analytik an
Gewebe(schnitten) oder einzelnen Zellen wird dagegen weitestgehend auf eine physikalische/chemische
Trennung, bis auf die, im Zusammenhang mit der Matrixpra¨paration, ablaufenden Vorga¨nge verzichtet. Es
kommen deshalb bei dieser Art der Analyse komplexe Lipidgemische zur Vermessung, bei der, je nach ihrer
Ionisierbarkeit, eine Lipidverteilung unterschiedlicher Vertreter erhalten wird (siehe auch Ergebnisteil der
Arbeit).
DPPC = PC(16:0/16:0)
Abbildung 3.12: Struktur der Phosphatidylcholine (Lecithine), hier am Beispiel von 3-sn-Phosphatidylcholin44 DPPC,
PC(32:0): polare Kopfgruppe Cholin (Alkohol), Phosphorsa¨ure, Glycerol und unpolare gesa¨ttigte (oder ungesa¨ttigte)
Fettsa¨ureketten, hier 2 x Palmitinsa¨ure (C16H32O2), dargestellt als neutrales Moleku¨l (”
Zwitterion“).
Als biologische Beispielverbindung wird hier das Phospholipid 1,2-Dipalmitoyl-Glycerol-3-sn-Phos-
phatidylcholin betrachtet (Abbildung 3.12). Es ist sehr ha¨uﬁg ein Bestandteil der echten Zellmembrane
von Pro- und Eukaryoten bzw. ein intermedia¨res Lipid. DPPC geho¨rt zur Klasse der Glycerophospholipide
- PC(32:0) - und besitzt zwei gesa¨ttigte Fettsa¨uren (Palmitin) mit je 16 Kohlenstoﬀatomen PC(16:0,16:0).
Es entspricht damit der Summenformel C40H80NO8P mit einer relativen Molekularmasse vonMr=734.039
g/mol45. Aufgrund der sto¨chiometrischen Verha¨ltnisse in dieser Verbindung und der natu¨rlichen Ha¨uﬁg-
keiten aller vorkommenden Isotope (12C, 13C, 1H, 2H, 16O, 17O, 18O, 14N, 15N, 31P) wird schnell deutlich,
daß zur Signalverteilung im Massenspektrum hauptsa¨chlich der Kohlenstoﬀ beitra¨gt. Lediglich im drit-
ten Isotopenpeak erreicht 18O eine Wahrscheinlichkeit, die nennenswert zu einem Signalintensita¨tsbeitrag
fu¨hrt (Abbildung 3.15). Betrachtet man zuna¨chst nur die kombinatorischen Mo¨glichkeiten ohne sehr ge-
45Lipidnomenklatur: IUPAC-IUB Commission on Biochemical Nomenclature, CBN: Nomenclature of Lipids, Recommen-
dations, 1976, http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/lipid/, World Wide Web Version prepared by G.P. Moss.
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HPLC-Beispielchromatogramme ausgewa¨hlter Lipide
Abbildung 3.13: (Links) HPLC-ELSD-Chromatogramm (evaporative light scattering detection) eines Standardgemisches un-
terschiedlicher Vertreter von: PG = Phosphatidylglycerol, PE = Phosphatidylethanolamin, PI = Phosphatidylinositol, PS
= Phosphatidylserin, PC = Phosphatidylcholin, SP = Sphingomyelin. Vorsa¨ule: 20 x 2.1mm i.D., Hauptsa¨ule: 120 x 4.6mm
i.D., stationa¨re Phase = Encapharm 100, dp = 5µm, mobile Phase A: CHCl3/MeOH/NH4OH 80:19.5:0.5 v/v/v. (Mitte)
Verbesserte Auftrennung mit den zusa¨tzlich erkennbaren Peaks: CL = Diphosphatidylglycerol, DLPC = Dilinoleylphospha-
tidylcholin, DPPS = 1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphat, PA = 1,2-Diacyl-sn-Glycero-3-Phosphat (Phosphatidic acid)
= strukturell einfachstes Phospholipid, LL = Lysophosphatidylcholin. (Rechts) Chromatogramm aus einem Hefeextrakt
mit: 1 = PE, 2 = Lysophosphatidylethanolamin, 3 = Lysophosphatidylcholin, 4 = PC, 5 = Sphingomyelin (SP oder SM).
Glassa¨ule: 150 x 3.8mm i.D., stationa¨re Phase: Silasorb 600, 5µm, mobile Phase: MeOH/ACN/H3PO4 100:100:3 v/v/v.
Flussrate: 0.3ml/min, Vordruck: 4MPa, Detektion mittels UV-Detektor bei λ = 203nm. Abbildungen entnommen aus der
QUELLE: Manfred H. Gey:Instrumentelle Bioanalytik, Vieweg 1998.
ringe relative Ha¨uﬁgkeiten als Ausschlusskriterium anzusehen, ergeben sich folgende Zusammensetzungen
fu¨r den ersten und den zweiten bis vierten (nicht vollsta¨ndig aufgelo¨sten) Peak:
1. Peak
(1): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P ) −m(e−) = 734.569432 u
2. Peak
(1): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 735.572786 u
(2): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 735.573649 u
(3): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 735.575708 u
(4): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P ) −m(e−) = 735.566467 u
3. Peak
(1): 38 m(12C) + 2 m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 736.576141 u
(2): 39 m(12C) + m(13C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 736.579063 u
p2 ≈ 3.9265 · 10−3
(3): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 736.569821 u
p3 ≈ 1.5729 · 10−3
(4): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 736.577004 u
p4 ≈ 1.3119 · 10−3
(5): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 6 m(16O) + 2 m(17O) + m(31P )−m(e−) = 736.577866 u
(6): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 736.572743 u
p6 ≈ 3.350 · 10−5
(7): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P ) −m(e−) = 736.579925 u
p7 ≈ 2.794 · 10−5
(8): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(15N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 736.570684 u
p8 ≈ 1.1119 · 10−5
(9): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(18O) + m(31P )−m(e−) = 736.573678 u
(10): 40 m(12C) + 79 m(1H) + 2 m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 736.581985 u
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4. Peak
(1): 37 m(12C) + 3 m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.579496 u
(2): 38 m(12C) + 2 m(13C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.582418 u
p2 ≈ 8.218698 · 10−4
(3): 38 m(12C) + 2 m(13C) + 81 m(1H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.573176 u
p3 ≈ 3.292316 · 10−4
(4): 38 m(12C) + 2 m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 737.580358 u
p4 ≈ 2.745921 · 10−4
(5): 39 m(12C) + m(13C) + 79 m(1H) + 2 m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.585340 u
p5 ≈ 1.77296 · 10−5
(6): 39 m(12C) + m(13C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.576098 u
p6 ≈ 1.43844 · 10−5
(7): 39 m(12C) + m(13C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P ) −m(e−) = 737.583280 u
p7 ≈ 1.19972 · 10−5
(8): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(15N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P ) −m(e−) = 737.574038 u
p8 ≈ 4.8059 · 10−6
(9): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(18O) + m(31P ) −m(e−) = 737.577033 u
p9 ≈ 7.0633981 · 10−3
(10): 39 m(12C) + m(13C) + 81 m(1H) + m(14N) + 6 m(16O) + 2 m(17O) + m(31P )−m(e−) = 737.581221 u
p10 ≈ 1.7536 · 10−6
(11): 40 m(12C) + 78 m(1H) + 3 m(2H) + m(14N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.588262 u
(12): 40 m(12C) + 79 m(1H) + 2 m(2H) + m(15N) + 8 m(16O) + m(31P )−m(e−) = 737.579020 u
p12 ≈ 1.513 · 10−7
(13): 40 m(12C) + 79 m(1H) + 2 m(2H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 737.586202 u
p13 ≈ 1.262 · 10−7
(14): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(15N) + 7 m(16O) + m(17O) + m(31P )−m(e−) = 737.576960 u
p14 ≈ 1.024 · 10−7
(15): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 6 m(16O) + 2 m(17O) + m(31P )−m(e−) = 737.584143 u
p15 ≈ 3.776 · 10−7
(16): 40 m(12C) + 80 m(1H) + m(2H) + m(14N) + 7 m(16O) + m(18O) + m(31P )−m(e−) = 737.579955 u
p16 ≈ 1.504451 · 10−4
(17): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(15N) + 6 m(16O) + 2 m(17O) + m(31P ) −m(e−) = 737.574901 u
p17 ≈ 1.50 · 10−8
(18): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(15N) + 7 m(16O) + m(18O) + m(31P )−m(e−) = 737.570713 u
p18 ≈ 6.02666 · 10−5
(19): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 5 m(16O) + 3 m(17O) + m(31P ) −m(e−) = 737.582083 u
(20): 40 m(12C) + 81 m(1H) + m(14N) + 6 m(16O) + m(17O) + m(18O) + m(31P )−m(e−) = 737.577895 u
p20 ≈ 5.02647 · 10−5
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Tabelle 3.6: Relative Ha¨uﬁgkeit der sortenreinen und nichtsortenreinen (in Klammern) schweren Isotope von DPPC
als [M+H]+ im Verha¨ltnis zum monoisotopischen Peak. Es tritt im Vergleich zu einer reinen Kohlenstoﬃsotopendiﬀerenz
(13C−12C) von angenommenen + 1.00335483781 u, aufgrund der weiteren Isotope 2H, 17O, 15N eine theoretische Diﬀerenz
von + 1.003367947 u zwischen dem monoisotopischen Peak und dem Zentroid des zweiten (nichtvollsta¨ndig aufgelo¨sten)
Peaks der Verteilung auf und damit ein Shift von ca. + 13 ppm. Je nach Massenauﬂo¨sungsvermo¨gen des Spektrometers und
der Symmetrie der Peakform ist demnach generell eine praktische Massenabweichung zwischen z.B. dem ersten und zweiten
bzw. dem dritten und zweiten Peak bei signiﬁkant abweichender Isotopzusammensetzung einer chemischen Verbindung zu
erwarten. Ein weiteres Kriterium, neben dem Peakabstand ist der Massendefekt selbst bzw. die absolute Massendiﬀerenz zur
nominalen Masse des monoisotopischen Peaks. Wa¨hrend zur Peakdiﬀerenz nur die schwereren Isotope beitragen, sind fu¨r
den Massendefekt des monoisotopischen Peaks die absoluten Ha¨uﬁgkeiten aller relativ ha¨uﬁgsten Isotope, also z.B. auch die
des Reinelements 31P von Bedeutung. In der Tabelle wird das Proton 1H+ zur Ha¨uﬁgkeit der 1H,2 H-Verteilung gerechnet.
Es bedeuten (n.e.) = nicht enthalten, (n.s.K.) = nicht sortenreine Kombinationen.
Isotop 2. Peak (1x) 3. Peak (2x) 4. Peak (3x)
2H 9.145045 · 10−3 4.12932 · 10−5 (1.227 · 10−7)
13C 4.29359801 · 10−1 8.98705 · 10−2 1.2219 · 10−2
17O 3.05542 · 10−3 4.08432 · 10−6 (3.1 · 10−9)
18O n.e. 1.6451 · 10−2 n.e.
15N 3.6634 · 10−3 n.e. n.e.
+ n.s.K. n.e. (2), (3), (4) (2) - (10),
(6), (7), (8) (12) - (18), (20)
In/I1
∗ 44.5 11.3 2.1
∗ Berechnete Werte nach (2.3), (2.4), normierte Wahrscheinlichkeiten in [%]
Quelle: Nat. Inst. of Standards and Technology, U.S. Commerce Department (NIST).




























































Abbildung 3.14: (a) Na¨herungen an die Peakverteilung eines potenziellen Peptidmoleku¨lions nach unterschiedlichen Krite-
rien. Die alle Peaks einhu¨llende Na¨herung c, wie auch die jeden aufgelo¨sten Peak einhu¨llende Na¨herung a, beziehen sich
auf eine angenommene Multinomial- bzw. Gaussverteilung der Messwerte, wobei die Lage des Massencentroides die ho¨chste
Intensita¨t erreicht bzw. u¨bertriﬀt. Die andere Na¨herung b (av2) geht von einer ﬂa¨chennormierten symmetrischen Kurve aus,
die alle Messwerte der Peakgruppe beru¨cksichtigt. Die Kurven a und b ko¨nnen durch Bildung der Kovarianzmatrix (x,y)
und Optimierung bis zur Konstanz des chi2-Wertes erhalten werden. Fitprozeduren, die dabei das Levenberg-Marquardt-
Verfahren [232] verwenden, sind Bestandteil kommerzieller Software. (a) MALDI-Messung am orthogonalen Hybridspektro-
meter Q-Star XL mit TDC-Detektion (tbin = 625ps). (b) Messungen am Flugzeitspektrometer ALADIM II mit optimierter
Auﬂo¨sung des Analyten Melittin und (c) geringer Auﬂo¨sung des Analyten Insulin.
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Abbildung 3.15: Theoretische relative Isotopintensita¨ten in einem MALDI-Massenspektrum von DPPC als [M +H]+ unter
Beru¨cksichtigung der ha¨uﬁgsten Spezies (Tabelle 3.6). Außer im monoisotopischen (1.) Peak eines Einzelspektrums tragen
zu allen anderen Peaks (2. - 4.) mehrere Isotopspezies bei, die in den entsprechenden Ha¨uﬁgkeiten der Centroidmassen
zusammengefasst sind. Dies fu¨hrt insgesamt zu einem Multiplet. Die statistische Verteilung der Signale einzelner Spezies ist
nicht beru¨cksichtigt (Strichdarstellung).
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Abbildung 3.16: Charakteristischer Massendefekt ausgewa¨hlter Lipidverbindungen mit nn = Anzahl der Kettenkohlen-
stoﬀe. Neben Elutionszeiten chromatographischer Trennverfahren kann auch der Massendefekt in Spektren als analytische
Information zur Identiﬁkation von Peakgruppen bestimmter Substanzklassen verwendet werden.
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In Abbildung 3.16 ist die linear ordnende Eigenschaft des (praktisch) bei der Fettsa¨urekettenverla¨nge-
rung identischen Massendefektes von CH2-Einheiten einzelner Phospholipide zu erkennen. Die Berechnung
eines aufgelo¨sten Isotopenpeaks einer bekannten chemischen Verbindung kann ab dem Unterschreiten ei-
ner bestimmten relativen Intensita¨t gegenu¨ber dem monoisotopischen Peak oft abgebrochen werden, da
ein entsprechender Peak im realen Spektrum sehr wahrscheinlich nicht mehr vom Hintergrundrauschen zu
unterscheiden sein wird (siehe auch Abbildung 3.15). Bei einem Multiplet einer Verbindung kann ab einer
bestimmten Molekularmasse, die den Betrag der Massenauﬂo¨sung einfachgeladener Ionensignale u¨ber-
steigt, eine explizite Berechnung jedes Isotopenpeaks durch die Berechnung der Multiplet-Einhu¨llenden
ersetzt werden. Eine Na¨herung ist aber auch fu¨r das symmetrische Signal einer aufgelo¨sten Isotoppopu-
lation (i.d.R. der monoisotopische Peak) bzw. das Zentroid unvollsta¨ndig aufgelo¨ster Mischpopulationen
mo¨glich. Nimmt man eine Gaussverteilung an, dann kann die Peakmasse mz (i.d.R. das Massenzentroid
von Rein- und Mischpopulationen) und die FWHM-Massenauﬂo¨sung R dabei zur Ermittlung des Lage-





Peakformen ist daru¨ber eine Abscha¨tzung der Varianz innerhalb der Isotopverteilung mo¨glich. Der Mas-
senschwerpunkt eines Multiplets entspricht im Spektrum i.d.R. keinem diskreten Isotopenpeak, sondern
der Durchschnittsmasse aller beteiligten Isotopspezies, gema¨ß ihrer Ha¨uﬁgkeit (→ average mass). Ein
(vollsta¨ndig) unaufgelo¨stes Multiplet kann aber dazu verwendet werden, um die monoisotopische Masse
zu na¨hern. Bei kleinen (nichtmodiﬁzierten) Peptiden ist dies in MALDI-TOF-Spektren in guter Na¨herung
u¨ber die Beziehung Mmon = Mav − Mav1463 mo¨glich [223] [234] [235].
Besonders die kohlenstoﬀreichen Biomoleku¨le46 ermo¨glichen eine Vorhersage u¨ber das masseabha¨ngi-
ge Intensita¨tsverhalten der ho¨heren Isotopenpeaks gegenu¨ber dem 1. Peak (monoisotopischer Peak) der
Verteilung (relative Intensita¨tsentwicklung). Die ”relative Intensita¨tsentwicklung“ jedes ho¨heren Peaks
innerhalb einer Isotopverteilung ergibt sich bis zu einer Molekularmasse von etwa 2 kDa in erster Na¨he-
rung aus der Binomialverteilung des Kohlenstoﬀs [234]. Interessant wird in diesem Zusammenhang das
gegenu¨ber dem natu¨rlichen Vorkommen der Isotope erho¨hte Auftreten seltenerer Isotope oder Elemente in
einer bekannten Verbindung. Es kann sich dabei z.B. um Deuterium, Schwefel oder Selen (Selenocystein)
handeln. Eine Anreicherung ist entweder durch biologische Prozesse (posttranslationale Modiﬁkationen),
Mutation bzw. Umwelteinﬂuss bedingt oder kann durch Experimente bewusst hervorgerufen werden.
3.3.2 Messwertlage und Beurteilung
Die stark empirisch ausgerichtete massenspektrometrische Analytik beinhaltet in der Regel semiquantita-
tive Messungen. Diese erfordern, im Rahmen der Ergebnisvalidierung, einen gewissen Anteil an stochas-
tischen U¨berlegungen. Nimmt man alle quantitativ bedeutsamen Aussagen zusammen und beru¨cksichtigt
bei der Vielzahl an praktischen wie theoretischen Arbeiten zu MALDI, die allgemein sehr niedrigen Nach-
weisgrenzen der Massenspektrometer47 und die damit verbundenen geringen Substanzmengen, so muss die
Frage nach der Vergleichbarkeit von Ergebnissen zwischen einzelnen Laboratorien sehr kritisch betrachtet
werden. In der Regel gelten fu¨r alle der Massenspektrometrie vorgelagerten (apparativen) Methoden der
Probenbehandlung (Kolbenhubpipetten, Feinwaagen, etc.), die zu einer Pra¨paration der Proben notwen-
dig sind Standardabweichungen, deren absoluter Betrag allein, die Nachweisgrenze der Massenspektrome-
ter i.d.R. deutlich u¨bertriﬀt. D.h. quantitative Schwankungen u¨ber der MS-Nachweisgrenze (die im Vorfeld
von Messungen auftreten), sind sehr wahrscheinlich und gro¨ßer, als die statistischen Schwankungen, die
wa¨hrend der Desorption/Ionisierung auftreten ko¨nnen (soweit die Messmethoden und die Pra¨parations-
46Vor allem Peptide/Proteine, Kohlenhydrate und Lipide.
47Substanzmengen von ca. 1 fmol = 10−12 mol fu¨r synthetische, aufgereinigte Peptide werden angenommen [8].
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techniken identisch sind). An transmissionsoptimierten und kalibrierten Spektrometern ist der Einﬂuss
der gera¨tebedingten statistischen Schwankungen eine bestimmbare Gro¨ße und bei regelma¨ßiger Kontrolle
i.d.R. experimentell gut handhabbar.
Relative Standardabweichung der Interlaborvergleichbarkeit
Die Unsicherheit quantitativer Aussagen bei massenspektrometrischen Messungen beruht im direkten
Interlaborvergleich, mit großer Wahrscheinlichkeit, auf der Ungenauigkeit die durch die vorbereitenden
Probenbehandlungen verursacht werden ko¨nnen. Aus einer Untersuchung von HORWITZ zur relativen
Standardabweichung der Interlabor-Vergleichbarkeit von analytischen Messergebnissen, im folgenden mit
der Abku¨rzung int. RSD bezeichnet, geht eindeutig ein exponentieller Zusammenhang mit geringer wer-
dender Substanzmenge hervor [236]. Diese Untersuchungen basieren auf apparativ methodenu¨bergreifend
gesammelten Daten, hauptsa¨chlich aus dem Bereich der Lebensmittelchemie. Diese wurden hinsichtlich
der wa¨hrend einer Analyse eingesetzten relativen Analytmengen verglichen. Es la¨sst sich anhand der
Approximation in Abbildung 3.17 erkennen, daß bei einer Analyse in der Gro¨ßenordnung des relativen
Sub-ppm-Bereichs, in den Massenspektrometer i.d.R. vordringen, eine int. RSD > 10 % auftreten kann.
Vor diesem Hintergrund sind die in der Literatur oft zu ﬁndenden Unterschiede in semiquantitativen
Messungen identischer Fragestellungen, Analyte und Methoden in massenspektrometrischen Analysen er-
kla¨rbar und nicht u¨berraschend. Problematisch wird eine relativ hohe int. RSD i.d.R. immer dann, wenn
bereits bei Messungen in einem Labor (Intralabormessungen) mit insgesamt geringer Experimentanzahl
(n<50)48 unter identischen Bedingungen operiert wird. In diesem Fall besteht sehr leicht die Mo¨glichkeit
bei Interlaborvergleichen einen Trend zu beschreiben, der initial auf Unterschiede in den apparativen Be-
dingungen, den individuellen Probenansa¨tzen und Messmethoden beruht, d.h. auf systematische Einﬂu¨sse
oder zufa¨llige Einﬂu¨sse mit einem Erwartungswert ungleich null. Dieses Risiko tritt besonders ha¨uﬁg bei
Proben auf, die nicht standardisiert vorliegen ko¨nnen bzw. die nicht aliquotiert vermessen werden ko¨nnen
[218] [220]. Ein Beispiel dieser Art sind native biologische Proben, die zu einer bildgebenden MS-Analytik
im Rahmen von Imaging-Experimenten herangezogen werden.
Fehler, Statistik und Bestimmungsgrenzen
Im Falle der Unterscheidung zwischen Rauschwerten und Analytmesswerten ist von einer einseitigen
Teststatistik auszugehen. Basierend auf einer Gaussverteilungsannahme der Messwerte und U¨berlegun-
gen die auf Kaiser zuru¨ckgehen, ist eine Signalho¨he zu ermitteln, die eine gewisse ”Sicherheit“ beinhaltet
nicht fa¨lschlich eine Analytanwesenheit anzunehmen (Falsch Positive Ergebnisse, Fehler 1.Art, α) [222].
Der Wert α wird auch als Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet. Eine daraus resultierende Formulierung
ist ein echtes Analytsignal erst dann anzunehmen, wenn die Signalho¨he den Basislinienmittelwert plus
dem dreifachen der Standardabweichung erreicht hat. Diese Annahme beru¨cksichtigt allerdings nur un-
zureichend die Mo¨glichkeit einer Analytsignalverwerfung, obwohl Analyt vorhanden ist (Falsch Negative
Ergebnisse, Fehler 2.Art, β), vor allem dann, wenn der kritische Wert LC = c dem Detection Limit
LD gleichgesetzt wird. Bei unvera¨nderter 3 Sigma-Annahme (Sigma = σB = Standardabweichung des
Rauschens einer Blindprobe), betra¨gt das Risiko-II einer falsch negativen Interpretation des Analytvor-
kommens dabei, wenn α = 0.15 Prozent angenommen wird, gerade 50 Prozent. Eine Steigerung des
Analytsignalerwartungswertes LD (Sollmittelwert der Stichprobe) auf einen Basislinienmittelwert plus
6 Sigma erniedrigt die β-Wahrscheinlichkeit, bei α = 0.15 Prozent auf β = 0.12 Prozent. Nimmt man
48Wenn nicht bekannt ist, ob es sich um normalverteilte Daten handelt.
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Interlaborvergleichbarkeit - Horwitztrompete


























Abbildung 3.17: Relative Standardabweichung der Vergleichbarkeit σH von Interlaborergebnissen, nach Horwitz. Exponen-
tielle Beziehung der interlabor RSD zur relativen Analytkonzentration.
bei Kaisers Ursprungsdeﬁnition der Nachweisgrenze (LD = 3σB) fu¨r α = 5 Prozent an, so ergibt sich
daraus fu¨r β = 8.77 Prozent, wenn der kritische Wert c = LC = LD angenommen wird. Erho¨ht man das
Kriterium auf die Formulierung Basislinienmittelwert plus 3.3σB, so erreicht β in etwa den Wert fu¨r α =
5 Prozent. Eine Voraussetzung solcher Rechnungen ist dabei die Kenntnis der Varianzen der Rausch- und
Analytwertverteilungen und die Wahl eines kritischen Wertes c bzw. LC . Es handelt sich bei normalver-
teilten Daten dann um parallelverschobene Normalverteilungen N(µ, σ2). In der Regel ist eine Vorhersage
von β aber so nicht beliebig zu treﬀen, d.h. β kann unabha¨ngig von α sein. In der Praxis ko¨nnen viele
Alternativhypothesen fu¨r das unterschiedlich ausgepra¨gte Auftreten von β verantwortlich sein (sinkende
Power 49 fu¨r viele Alternativen). Da β also meistens unbekannt ist, kann bei normalverteilten Daten
mit vorzugebendem α, dieses bestenfalls in Abha¨ngigkeit von α gescha¨tzt werden. Eine Abscha¨tzung des
Risiko-II-Fehlers fu¨r einen konkreten Wert wird unter der Voraussetzung einer bekannten Varianz i.d.R.
in Form einer Bereichsscha¨tzung mit der Angabe eines maximal akzeptablen β fu¨r einen kritischen Wert
der Stichprobe gesetzt. Bei der Frage nach der Hypothesenannahme wird aus einer Teilpopulation (Stich-
probe) zuna¨chst ein Testwert T herangezogen, der eine Pru¨fgro¨ße fu¨r die Annahme oder Ablehnung der
Nullhypothese (H0) bereitstellt. Fu¨r die Nullhypothese gilt im Falle zufa¨lliger Rauschwerte
H0 : µ  µ0
49Als Power eines statistischen Tests wird der Wert 1-β bezeichnet.
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Handelt es sich dagegen um signiﬁkante (zufa¨llig verteilte) Analytmesswerte, gilt die Annahme der Al-
ternativhypothese H1
H1 : µ > µ0
Das heißt der Testwert T sollte gro¨ßer sein, als ein kritischer Wert c1−α, der aus der Stichprobenverteilung
derart ermittelt werden muss, sodaß die Wahrscheinlichkeit Pµ(T > c1−α)  α fu¨r alle Stichproben-
mittelwerte µ aus rein zufa¨lligen Rauschwertverteilungen (Blank) gilt. Die Formulierung als Ungleichung
beru¨cksichtigt dabei speziell diskrete Verteilungen wie z.B. die Poisson-Verteilung, die i.d.R. zufa¨llige
Rauschwertverteilungen beschreibt. Der Wert µ0 steht fu¨r den wahren Erwartungswert der Rauschwert-
verteilung, bei dessen zu deﬁnierendem U¨berschreiten eine Detektionsentscheidung geboten ist. Bei ste-
tigen Verteilungen, wie der Normalverteilung entspricht c1−α = z1−ασ dann dem entsprechenden Wert
der Standardnormalverteilung. Mit α = 5% also ca. LC = 1.645σB. Man nimmt die Nullhypothese dann
an, falls T  c1−α ist und lehnt sie andernfalls ab (Annahme von H1). Dieser Test sichert dabei aber nur
die Entscheidung fu¨r H1 zu einem Niveau α mit der sogenannten Gu¨tefunktion g(µ)  α ab. Deﬁniert
man jetzt eine Wahrscheinlickeit γ, bei der ein willku¨rlicher Messwert x = µ1 sicher als Analytsignal
erkannt werden soll, entspricht das maximale Beta, welches noch toleriert werden kann βmax = 1 − γ.
Dieser Wert legt dabei gleichzeitig die mindestens erforderliche Stichprobenanzahl bei einem gewa¨hlten α
und bekannter Varianz(en) fest, na¨mlich n  σ2(µ1−µ0)2 (z1−α− z1−γ) mit z der normierten Zufallsvaria-
ble der Standardnormalverteilung. Die Funktion 1 − g(µ) wird als Operationscharakteristik bezeichnet.
Ein statistischer Test ist entweder u¨ber die Gu¨tefunktion oder u¨ber die Operationscharakteristik aus-
reichend (eindeutig) bestimmt. Statistische Tests werden als konsistent bezeichnet, wenn bei gro¨ßeren
Teilpopulationen genauere Testergebnisse erhalten werden und sie arbeiten unverfa¨lscht, wenn die Wahr-
scheinlichkeit die Nullhypothese abzulehnen, da die Alternativhypothese (H1) zutriﬀt gro¨ßer ist, als die
Wahrscheinlichkeit fu¨r eine Ablehnung der Nullhypothese, obwohl diese zutreﬀend ist.
Die IUPAC -Richtlinien legen das angepasste 3.3-Sigma-Kriterium (3.3σB) von Kaiser fu¨r die Ermittlung
des Detection Limit (LD) normalverteilter und voneinander unabha¨ngiger, metrisch skalierter Messwerte
bei bekannter Varianz sowie der Annahme α = β = 5% und Homoskedastizita¨t (Varianzhomogenita¨t) na-
he. Zieht man die nicht mehr normalverteilte Verteilung von Mittelwerten aus normalverteilten Stichpro-
ben heran, aus denen zusa¨tzlich die unbekannte Varianz gescha¨tzt werden muss, erha¨lt man ein gro¨ßeres
LD aus einer entsprechenden t-Verteilung. Gilt weiterhin α = β = 5% und liegt ein Stichprobenumfang
von z.B. n = 4 vor, steigt der Wert fu¨r LD auf 4.26σB. Das Quantiﬁcation Limit LQ, als Wert ausrei-
chender Pra¨zision und Beginn des linearen Messbereiches, wird nach IUPAC in Abha¨ngigkeit der RSD
(relative Standardabweichung) deﬁniert und betra¨gt bei normalverteilten Messwerten bekannter Varianz
und identischer Fehlerwahrscheinlichkeiten (5%) LQ = 3.04 LD (mit der IUPAC-Default-RSD = 10%).
Kann eine Varianzhomogenita¨t (Homoskedastizita¨t bei steigender Messgro¨ße) nicht vorausgesetzt werden,
muss mit einem in Abha¨ngigkeit des Rauschverhaltens exponentiellen Wachstum der Varianz und einem
in erster Na¨herung linearen Anstieg der Standardabweichung gerechnet werden (Heteroskedastizita¨t).
Steigt beispielsweise die Standardabweichung, als Funktion der Messwertgro¨ße mit einer konstanten Rate
dσ
dx = 0.04 an, erha¨lt man mit LC = 1.645σB, LD = LC + 1.645σD = 3.52σB, mit σD = σB + 0.04LD fu¨r
das Quantiﬁcation Limit LQ = kQσB = 10σQ = 16.67σB, mit kQ = 1/RSD = 10 und σQ = σB +0.04LQ.
Dies ist gleichbedeutend mit einem Anstieg auf LQ = 4.73LD [218]. Der Parameter kQ ist dabei der
Variationskoeﬃzient.
Es sind unterschiedliche statistische Testverfahren bekannt, die dabei nicht alle eine Normalverteilung
der untersuchten Daten zugrundelegen bzw. voraussetzen [219]. Man kann statistische Tests allgemein in
parametrische Pru¨fverfahren und nicht-parametrische (parameterfreie) Pru¨fverfahren unterteilen. Para-
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metrische Tests machen konkrete Aussagen u¨ber Kenngro¨ßen (Momente) einer Verteilung wie z.B. das
erste Moment (arithmetischer Mittelwert) einer Messwertverteilung. Nicht-parametrische Tests treﬀen
dagegen Aussagen u¨ber die Verteilungsart der Daten (z.B. Normalverteilung) die getestet werden. U¨ber-
einstimmend liegen jedem Test dabei deﬁnierte Arbeitshypothesen zugrunde die sich nicht veriﬁzieren
(auf den Wahrheitsgehalt hin u¨berpru¨fen) sondern nur falsiﬁzieren (verfa¨lschen, widerlegen) lassen. Die
Nullhypothese H0 besagt dabei, daß der vermutete Einﬂuss auf ein untersuchtes System fu¨r dessen Unter-
suchungszustand nicht signiﬁkant war, die Beobachtungen also mit einem gewissen Risiko zufa¨lliger Natur
sind. Geht man von normalverteilten Daten aus und verwendet parametrische Tests mit einer Risiko I-
Wahrscheinlichkeit (α, Irrtumswahrscheinlichkeit) von z.B. 5 Prozent, besagt dies, daß die Nullhypothese
immer dann anzunehmen ist, wenn ihre Wahrscheinlichkeit mindestens 5 Prozent betra¨gt. Ist die Wahr-
scheinlichkeit der Nullhypothese geringer als 5 Prozent, ist diese abzulehnen. Wa¨hlt man fu¨r α → 0,
la¨uft man dabei Gefahr fast keinen (potenziell signiﬁkanten) Unterschied mehr zu erkennen. Wa¨hlt man
α dagegen relativ groß (α >> 5%), erkennt man auch sehr kleine (potentiell signiﬁkante) Unterschiede,
um den Preis eines gro¨ßeren Risikos I (Fehler 1. Art). In Abbildung 3.18 sind die Fehlerarten und ihre
”Lage“ innerhalb der Blank und Analytverteilungen exemplarisch dargestellt.
Im Falle diskreter oder stetiger Verteilungen von Zufallsgro¨ßen (Zuvallsvariablen), fu¨r die eine Dichte
angegeben werden kann, sind zusammen mit konkreten Angaben u¨ber die Erwartungstreue und die Kon-
sistenz eines Punktscha¨tzers Fehlerdeﬁnitionen anwendbar. Vertrauensbereiche sind dabei Erweiterungen
der Scha¨tzung (Intervallscha¨tzer). Eine Scha¨tzung liefert einen Erwartungswert E und gilt als erwar-
tungstreu, wenn sie mindestens im Mittel den richtigen Wert abbildet. Liefert die Scha¨tzung dabei immer
genauere Werte, je mehr Beobachtungen zugrundegelegt werden, nennt man dieses Verhalten konsistent.
Als Beurteilungskriterium fu¨r die Gu¨te eines Punktscha¨tzers, z.B. den arithmetischen Mittelwert X¯ fu¨r
den wahren Wert X , eignet sich im besonderen der mittlere quadratische Fehler MSE (mean squared
error). Dieser ist deﬁniert als:
MSE = Varianz + (Bias)2 = E(X¯ −X)2
mit der Gro¨ße EX¯ − X , dem Bias oder auch Verzerrung des Scha¨tzers. Im Falle der Erwartungstreue
(kein Bias) entspricht der MSE gerade der Varianz. Bezogen auf eine Einzelmessung wird oft eine Feh-
lerabscha¨tzung in Form des sogenannten RMS -Fehlers (rms-error) angegeben, der auf akzeptierte Werte
bezogen wird50 (siehe Anhang D). Eine Abweichung der Erwartungstreue ist prinzipiell auf unterschied-
liche Ursachen zuru¨ckfu¨hrbar. Zum einen auf das Vorkommen eines systematischen Fehlers z.B. wa¨hrend
der Messungen oder auf einen zufa¨lligen Fehler, dessen Erwartungswert ungleich 0 ist [220]. Wendet man
z.B. die Maximum-Likelihood-Methode51 auf den Scha¨tzer der Stichprobenvarianz einer normalverteilten
Zufallsgro¨ße an, folgt daraus, daß diese nicht erwartungstreu fu¨r die (unbekannte) Varianz der Verteilung
ist. Ihr Erwartungswert ist Es2 = n−1n σ
2 mit dem Bias Es2 − σ2 = − 1nσ2. Der Bias wird asymptotisch
kleiner und der Scha¨tzer deshalb erst fu¨r große Stichprobenumfa¨nge n erwartungstreu 52.
50Im mathematischen Sinne besteht ein Unterschied zwischen dem RMS und der Standardabweichung. Der RMS bezieht
sich auf akzeptierte Werte, die Standardabweichung auf den Mittelwert. Gelegentlich wird der RMS auch synonym zur
Standardabweichung RMSE (ohne Bias) verwendet.
51Die Maximum-Likelihood-Methode ist ein parametrisches Testverfahren, das anders als z.B. die Methode der kleinsten
Quadrate von der maximal mo¨glichen Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ausgeht.
52Da die Verzerrung in diesem Fall aber bestimmt werden kann, ist es durch einen entsprechenden Faktor n
(n−1) mo¨glich,
diese zu beru¨cksichtigen.













Abbildung 3.18: Illustration der Fehler 1. Art und 2. Art, anhand der angenommenen Dichtefunktion(en) einer Leerproben-
verteilung (Blank, rot) und einer Messprobe mit Analytwertverteilung (blau).
3.3.3 Native biologische Proben
Im Gegensatz zu konventionellen MALDI-Proben liegt bei nativen Proben u¨berwiegend eine vera¨nderte
Rauschlast vor, da die Anzahl potenziell desorbier- und ionisierbarer Spezies zunimmt. Dies wirkt sich
im allgemeinen negativ auf die Darstellbarkeit einzelner Analyte aus da, bei direkter U¨berfu¨hrung in den
Massenanalysator, kein (verwendbarer) Unterschied zwischen Nutz- (Analyt) und Sto¨rsignal (Rauschen)
identischer m/z besteht.
Bei MALDI-Messungen handelt es sich pro Puls, soweit nicht bis zum vollsta¨ndigen Abtrag an einer
Position gemessen wird, hauptsa¨chlich um eine Analyse der oberﬂa¨chennahen Bereiche einer Probe. Da-
bei muss der Begriﬀ der ”Oberﬂa¨che“ vor allem strukturell, als im weiteren Sinne geltend verstanden
werden, da in der Regel ein deutlicher Volumenabtrag erfolgt. Dieser weist zudem an den meisten (biolo-
gischen) ”Materialien“ ein deutliches Tiefenproﬁl (Topologie) auf [71]. Die Eindringtiefe der verwendeten
Laserstrahlung sowie die Abtragsrate an Probenmaterial (Ablation) bestimmen dabei, in erster Linie, im
Zusammenhang mit einer gera¨tespeziﬁschen Sensitivita¨t (Gera¨tesensitivita¨t), die pro Laserimpuls erfor-
derliche absolute Menge eines Analyten im Messprozess.
Die Kristallgro¨ße und die Probentopologie erzeugen zudem bereits vor einer Messung ein Ho¨henproﬁl,
wobei die vertikalen Unterschiede entsprechender Ionentrajektorien bei linearen TOF-Messungen ohne
DE vollsta¨ndig erhalten bleiben. Unterschiedliche Analytverteilungen innerhalb der Pra¨paration fu¨hren
mit auskristallisierenden Matrizes zu einer ”Kontakteﬃzienz“, die insgesamt stark von der Kristallgro¨ße,
der Verteilung der Matrix und der Mobilita¨t der Analyte innerhalb der Pra¨paration abha¨ngt. Besonders
an nativen biologischen Proben ist der Kristallisationsvorgang wa¨hrend einer Matrixpra¨paration nur be-
dingt u¨ber die Pra¨parationstechnik selbst beeinﬂussbar und sehr stark von der chemischen (Hydrophilie,
Polarita¨t) und physikalischen (Topologie, Permeabilita¨t) Oberﬂa¨chenbeschaﬀenheit der biologischen Pro-
be abha¨ngig.
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Als die eﬀektiv fu¨r eine Desorption/Ionisierung biologischer Moleku¨le in ”typischen“ Extraktionsvolumina
entscheidende physikalische Gro¨ße, wird die pro Extraktionsvolumen deponierbare Energie angesehen [1]
[8] (Kapitel 1).
Sehr viel ungenauer sind dagegen die Kenntnisse u¨ber die tatsa¨chliche Ionisierungseﬃzienz bei der Ver-
messung nativer Proben. Gleiches gilt fu¨r den Mechanismus der maßgeblich fu¨r den Hauptanteil der
letztlich detektierten Analytionen verantwortlich ist. Die Daten hieru¨ber sind i.d.R. aus artiﬁziellen Mes-
sungen an Ein- bzw. Zweikomponentensystemen abgeleitet [8] (Kapitel 1) [71].
Biologische Zell- und Gewebepra¨parate machen es demnach generell erforderlich, experimentell mit
den natu¨rlich vorkommenden absoluten Mengen einzelner Analyte aus den unterschiedlichen chemischen
Substanzklassen umzugehen. Es handelt sich dabei quantitativ vor allem um Lipide, Kohlenhydrate,
Proteine und Peptide sowie auch um Stoﬀwechselmetabolite und Nukleinsa¨uren. Die Analyte liegen
dabei i.d.R. als Gemisch vor und es kann im Gegensatz zu ”klassischen“ MALDI-Untersuchungen an
kontrolliert aufgereinigten und (auf)konzentrierten Analyten, keine Anpassung der chemischen Umge-
bungsbedingungen in einem qualitativ vergleichbaren Ausmaß erfolgen. Ein solches Vorgehen wu¨rde die
Probenzusammensetzung bzw. die Analytverteilung der nativen Probe direkt beeinﬂussen und verbietet
sich deshalb vor allem bei ortsauﬂo¨senden (bildgebenden) Messungen. Solche Bedingungen widerspre-
chen aber grundsa¨tzlich einer Vorgehensweise, wie sie zu einer absoluten Quantiﬁzierung in Messproben
mit sehr nachweisempﬁndlichen Messgera¨ten prinzipiell erforderlich ist. Bei absoluter Quantiﬁzierung ist
eine Homogenisierung und Aliquotierung einer zu analysierenden Probe eine Voraussetzung, um eine
statistisch gesicherte Auswertung erhalten zu ko¨nnen. Weiterhin bedeutet dies, daß teilweise erheblich
sto¨rende Substanzen, wie z.B. anorganische Salze oder potenzielle Analyte aus anderen chemischen Sub-
stanzklassen, zuna¨chst an Ort und Stelle verbleiben und ggf. zu einer ”Maskierung“ der eigentlich unter
Betrachtung stehenden Analyte fu¨hren ko¨nnen. Es kommen dabei mehrere Mechanismen in Frage, die z.B.
zu einer Unterdru¨ckung der Ionisierung oder einer Beeinﬂussung der Ladungserhaltung in der Gas- oder
Festphase beitragen ko¨nnen. Aussagen u¨ber den tatsa¨chlichen Einﬂuss einer mo¨glichen Ursache erfordert
experimentell eine gesonderte Untersuchung jedes einzelnen Mechanismus, soweit aus theoretischen U¨ber-
legungen vorab kein Ausschluss mo¨glich ist. Denkbare Mechanismen sind in diesem Zusammenhang z.B.
Protonenaustauschreaktionen, Clusterbildung oder sehr allgemein, die Steigerung der Rauschentwicklung
[8] (Kapitel 1).
Proﬁling-Experimente ermo¨glichen hier, gegenu¨ber Imaging-Experimenten, oft eine gezieltere Extrak-
tion von Analyten aus bestimmten Bereichen der nativen Probe, da sie ggf. auch mit aufwendigeren
Aufreinigungs- bzw. Trennschritten erga¨nzt werden ko¨nnen, die teilweise dann auch eine Aliquotierung
zulassen. Der Nachteil der Proﬁling-Ansa¨tze ist aber der relativ gro¨ßere Aufwand und die, im Vergleich zu
Imaging-Messungen, schlechtere ra¨umliche Auﬂo¨sung sowie die notwendige sta¨rkere Vera¨nderung der Pro-
be vor der Messung. In dieser Arbeit wird ein besonderes Augenmerk auf das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis
und damit die Rauschentwicklung (Rauschrate) gelegt. Das chemische Rauschen ist dabei hinsichtlich sei-
ner Entwicklung bei mehreren voneinander unabha¨ngigen Messungen sowie bei voneinander abha¨ngigen
(Mehrfach)Messungen an einer Probenstelle zu betrachten. Elektrostatische MALDI-Quellen an Flugzeit-
massenspektrometern sind i.d.R. auf eine maximale Ionentransmission hin optimiert, ko¨nnen aber initial
nicht zwischen Rauschionen und Analytionen unterscheiden, wenn diese a¨hnliche Massen bei einer iden-
tischen Ladung besitzen. Obwohl die exakte Zusammensetzung des chemischen Rauschens bei MALDI-
TOF-Experimenten nur mit einigem Aufwand zu ermitteln ist, ist dennoch bekannt, daß ein wesentlicher
Teil durch Matrixcluster verursacht werden kann. Wird wa¨hrend einer Messung die Bestrahlung erho¨ht,
Kapitel 3 Seite 97
steigt i.d.R. auch bis zu einem Grenzwert die Wahrscheinlichkeit der Bildung von Matrixfragmentclustern
an. In diesem Zusammenhang wird eine Aussage u¨ber einen messbaren Beitrag des jeweils betrachteten
Analyten zur Rauschentwicklung in der Umgebung eines entsprechenden Multiplets mo¨glich, da dieser
in Referenzspektren fehlt. Analytionen ko¨nnen ebenso fragmentieren und/oder Cluster mit der Matrix
und/oder anderen Bestandteilen einer Probe bilden.
3.3.4 Arbeitshypothese
Grundlegend fu¨r eine qualitative und quantitative Analyse komplexer Massenspektren ist die Bestimmung
des Rauschpegels (noise level). Es gilt hierbei eine Fallunterscheidung fu¨r einen deﬁnierten Massenbereich
zu beru¨cksichtigen. Diese ergibt sich aus der (allgemeinen) Kombinatorik [45]:
• Fall 1: Analyt (A) und Rauschen (R) treten unabha¨ngig voneinander auf. Die Einzelwahrschein-
lichkeiten multiplizieren sich, P (A ∩R) = P (A) P (B).
(Speziﬁsches Rauschen) Der Analyt tra¨gt zum Rauschen bei, der Beitrag richtet sich nach dem
jeweiligen zugrundeliegenden physikalischen Prozess z.B. eine Fragmentierung und/oder eine Clus-
terbildung etc... .
• Fall 2: Analyt und Rauschen ko¨nnen nicht gemeinsam auftreten (disjunkte Ereignisse). Die Ein-
zelwahrscheinlichkeiten addieren sich, P (A ∪R) = P (A) + P (R).
(Unspeziﬁsches Rauschen) Der Analyt tra¨gt insgesamt nicht zum Rauschen bei. Die Rausch-
wahrscheinlichkeit wird um die Wahrscheinlichkeit des Analyten reduziert, P (R\A) = P (R)−P (A).
Tra¨gt der Analyt nicht zum chemischen Rauschen bei und wird fu¨r die chemischen Rauschsignale eine
permanente Anwesenheit unterstellt, P (R) = 0, bedeutet dies, daß fu¨r das Auftreten von Analytsignalen
eine bedingte Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, P (A|R) := P (A∩R)P (R) . D.h. Analytsignale treten auf,
obwohl Rauschsignale vorhanden sind. Dies umfasst auch die Situation eines niedrigen Rauschpegels bei
deutlich erkennbaren Analytsignalen (SNR ≈ 2).
Diese Fallunterscheidungen sind experimentell bei
1. voneinander unabha¨ngigen Einzelmessungen
→ Einzelpulsspektren oder
→ Summenpulsspektren (Mehrpulsmessungen an wechselnden Probenstellen) und
2. voneinander abha¨ngigen Messungen
→ Summenspektren (Mehrpulsmessungen an derselben Probenstelle)
na¨her zu untersuchen. Neben der Bestimmung der Basislinie und dem Rauschpegel in Spektren wird zu
weiteren Vergleichen i.d.R. eine Normierung durchgefu¨hrt. Diese Normierung bezieht sich entweder auf
den Basispeak eines betrachteten (einzelnen) Signales, einer Signalgruppe oder dem Basispeak des gesam-
ten Massenspektrums. Im Rahmen von bildgebenden Darstellungen mehrerer Signalverteilungen in einer
gerasterten Probe kann ggf. eine Normierung auf den Totalionenstrom sinnvoll sein. Der Totalionenstrom
entspricht der Summenintensita¨t, der, u¨ber alle Peakﬂa¨chen in einem Spektrum gebildeten Integrale.
Weiterhin wird das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis (SNR) untersucht. Die erhaltenen Intensita¨ten der
Multiplets oder aufgelo¨ster Isotopensignale ko¨nnen daru¨berhinaus mit dem Ablationsvolumen bzw. der
Ablationsmasse an einer Probenmessstelle in Verha¨ltnis gesetzt werden. Eine daraus resultierende Gro¨ße
wird hier als Signal-zu-Ablationsverha¨tnis (SAR) bezeichnet. Neben dem SNR wird auch die Entwicklung
der n-ten Pulsintensita¨t bzw. der Intensita¨t der n-ten Kumulation betrachtet.
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Einzelpuls und Summenspektren
Einzelpulsspektren zeichnen sich dadurch aus, daß die aus einem Laserpuls (an einer Probenmessstel-
le) erzeugten Ionen zuna¨chst analog vermessen werden (Ionenstrom → Elektronenstrom) und i.d.R. das
zeitaufgelo¨ste (graduierte) Spannungssignal digitalisiert und dann gespeichert wird (Transientenrekord-
er). Summenspektren ko¨nnen entweder mehrere analoge Ionenpulse, die von einer Messstelle erzeugt
wurden repra¨sentieren oder aber solche, die von unterschiedlichen Messstellen (separat) erfasst, digitali-
siert und nachtra¨glich summiert wurden. Sehr ha¨uﬁg erfolgt auch eine arithmetische Mittelung nach z.B.
jeder 10. Summation, um nicht in den Sa¨ttigungsbereich einer Empﬁndlichkeitseinstellung zu gelangen.
Weiterhin kann es vorkommen, daß bereits eine analoge Summierung z.B. bei Mehrkanalmessungen an
einigen Transientenrekordern vor der Digitalisierung erfolgt. Eine Methodik, die das elektronische Rau-
schen in Einzelpulsmassenspektren nach der Digitalisierung aber vor der Aufsummierung beru¨cksichtigt,
wird teilweise in kommerzieller (Flugzeit)Massenspektrometersoftware angewandt und unterscheidet sich
von der weitaus u¨blicheren Methode der nachtra¨glichen Bestimmung der Basislinie aus einem generierten
Summenspektrum [237]. Da statistisches elektronisches Rauschen sich von statistischem chemischen Rau-
schen in seiner Charakteristik nicht unterscheidet, ist dieses Verfahren i.d.R. aber nur dann sinnvoll, wenn
Ionen in Spektren erwartet werden, die aus Zerfalls-, Streu- oder Clusterprozessen stammen und somit
ebenfalls in Summenspektren zu einem zeitlich breiten, diﬀusen Hintergund beitragen. Dieser Beitrag
la¨sst i.d.R. auch die Basislinie des Spektrums merklich driften. Um den Beitrag solcher Signale an einer
Verschiebung der Basislinie in Summenspektren, unabha¨ngig vom elektronischen Rauschen bestimmen
zu ko¨nnen, muss das elektronische Rauschen vorab eliminert werden. In einigen Messungen dieser Arbeit
wird dies zudem dann notwendig, wenn die Charakteristik des chemischen Rauschens, aufgrund z.B. ho-
her Bestrahlung der Probe (nur eine mo¨gliche Ursache), u¨berproportional zum Anstieg der Basislinie in
Summenspektren beitra¨gt.
Die eindeutige Nachweisbarkeit einzelner Substanzklassenanalyte ist, wie bereits mehrfach erwa¨hnt,
stark von der Komplexita¨t der Probe, der Massenauﬂo¨sungsfa¨higkeit des verwendeten Spektrometers und
der erreichten Massengenauigkeit in Einzelpulsspektren abha¨ngig. Die Massenrichtigkeit deﬁniert dabei
den Restfehler eines Mittelwertes. Dieser kann bei linearen TOF-Spektrometern an einer Einzelpulsver-
teilung direkt mit der dreidimensionalen Position des Desorptionsortes und des Ionisierungszeitpunktes
korreliert werden. Erfolgen mehrere Messungen an einer kalibrierten festen Position der Ebene, ha¨ngt
es entscheidend von der Anzahl der Messungen pro Probenstelle, der Laserenergie, dem Pulsproﬁl und
der Ausmaße des Laserspots ab, wie groß die Diﬀerenz der Ionentrajektorien und damit ihre Flugzeit-
abweichungen maximal werden ko¨nnen. In der Regel ist nur die axiale Abweichung von Bedeutung. Die
Bedeutung der Eindringtiefe des Lasers in Matrixkristalle wird relativ geringer, je mehr Pulse an ei-
ner Messstelle akkumuliert werden. Bei Einzelpulsmessungen ist sie dagegen von zentraler Bedeutung.
Bei kleinen fokalen Laserspotgro¨ßen kann die axiale La¨ngendiﬀerenz generierter Ionentrajektorien den
transversalen Abstand in der Probenebene erreichen oder ggf. betragsma¨ßig u¨bertreﬀen. Erfolgen Einzel-
pulsmessungen jeweils an unterschiedlichen Positionen, kommt zudem die Ho¨hentopologie, aufgrund der
Oberﬂa¨chenrauheit einer Probe hinzu. Diese ist bei den meisten Laserspotgro¨ßen deutlich kleiner, als der
Desorptions-/Ablationsdurchmesser aber i.d.R. immer noch wesentlich gro¨ßer, als die Lasereindringtiefe
in einzelne Matrixkristalle. Die Aufza¨hlung zeigt, dass jeweils eine diﬀerenzierte Betrachtung notwendig
ist, um die Desorption/Ablation an einer Probe mit dem entsprechenden SNR-Verha¨ltnis in den erzeugten
Massenspektren sinnvoll korrelieren zu ko¨nnen.
Pra¨parationen nativer biologischer Proben (Gewebeschnitte, einzelne Zellen etc.) ko¨nnen eine aus-
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gepra¨gte Ho¨hentopologie aufweisen. In Abha¨ngigkeit des Zelltyps, des Pra¨parationsverfahrens und der
Schnittdicke sind Schwankungen von ∆z < 1 µm bis ∆z ≈ 30 µm mo¨glich. Die aus rein apparativer
Sicht am sta¨rksten limitierende Voraussetzung fu¨r eine ausreichende Signalsta¨rke bei MALDI-Messungen
an nativen biologischen Proben ist eine hinreichende Anzahl von Analytionen bzw. ein entsprechendes
Signal-zu-Rauschverha¨ltnis bei einer gegebenen Gera¨tesensitivita¨t. Die Gera¨tesensitivita¨t bezieht sich
dabei auf die probenunabha¨ngige Mindestzahl an detektierten Ionen, entweder im Einzelpulsexperiment
oder bei akkumulierenden Messungen auf ein Summensignal.
Die Sensitivita¨t im Allgemeinen wird dagegen oft in Abha¨ngigkeit der Probe deﬁniert z.B. als Men-
ge/Volumen oder Absolutmenge einer entsprechenden Pra¨paration und muss dann auch in Abha¨ngigkeit
der Pra¨parationstechnik gesehen werden. Die Sensitivita¨t, in diesem Sinne, ist nicht gleich der Gera¨te-
sensitivita¨t. Diese wird rein von apparativen Voraussetzungen bestimmt [8] (Kapitel 1 und 2).
Eine praktikable Analytik erfordert deshalb zur Darstellung geringer Analytmengen eine auf die je-
weilige Probe abgestimmte Pra¨parationstechnik sowie apparative Messbedingungen die es ermo¨glichen ein
Maximum der erzeugten Analyte, als stabile ”nackte“ Moleku¨l- bzw. Quasimoleku¨lionen zur Detektion
zu bringen. Hierduch kann dann eine Sensitivita¨t, bezogen auf die Probe bzw. ein Probenvolumen an-
gegeben werden, bei dem die Gera¨tesensitivita¨t als Limit der Messungen erreicht werden kann. Dabei
muss zwangsla¨uﬁg der Einﬂuss der Verteilung des Analyten und der chemischen Umgebung (Rauschen)
beachtet werden. Der Einﬂuss der Verteilung von Analyten kann dann im weiteren durch angepasste
apparative und pra¨parative Parameter in den Messungen quantitativ beeinﬂusst werden.
3.3.5 Rauschen und Pegel
Das in MALDI-Massenspektren auftretende Rauschen la¨sst sich in zwei Kategorien einteilen. Zu nen-
nen ist einmal das ”elektronische Rauschen“ sowie andererseits das ”chemische Rauschen“. Quantitativ
bedeutsamer ist in der Regel aber das chemische Rauschen.
Elektronisches Rauschen
Das ”elektronische“ Rauschen
53 kann mehrere physikalische Ursachen haben. Es ist auf die elektronischen
Bauteile und Komponenten, die in unmittelbarer Beziehung zur Signaldetektion und Konvertierung ste-
hen, zuru¨ckzufu¨hren. Metallische Leiter zeigen zuna¨chst (fast alle) ein frequenzunabha¨ngiges thermisches
Grundrauschen. Dieses besteht aus statistischen Spannungsschwankungen zwischen den Enden eines Lei-
ters, als Folge der thermischen Bewegungen der Ladungstra¨ger. Die eﬀektive Spannung dieser Art des

















= 4kT ; Peff = kTB (3.42)
53Thermisches oder Nyquist-Rauschen (Widerstandsrauschen), Generations-Rekombinationsrauschen (Halbleiter), sowie
Flickerrauschen (1/f-Rauschen) oder rotes Rauschen (1/f2-Rauschen).
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Mit k der Boltzmann-Konstante, T der Temperatur, R dem ohmschen Widerstand und der Frequenz-
bandbreite B = ∆f . Es gilt im Zusammenhang mit statistischen U¨berlegungen fu¨r die mittlere Indukti-











= 12kT (kT = 0). Frequenzabha¨ngiges Rauschen wird auch als farbiges Rau-
schen bezeichnet z.B. 1/f-Rauschen (f=Frequenz). Diesem liegen auch statistische Prozesse zugrunde,
wie z.B. Schwankungen der Ladungstra¨gerdichte, des Stromu¨bergangs in Mikrobereichen 54 des Leiterma-
terials oder Schwankungen in der Stromverteilung zwischen mehreren Anschlu¨ssen eines Bauelementes
[238]. Statistische Schwankungen des Emissionszeitpunktes von z.B. Elektronen an Kathoden in Elek-
tronenstrahlro¨hren erzeugen Schwankungen im Stromﬂuss, die unabha¨ngig vom thermischen Rauschen
sind. Dieser Eﬀekt wurde von Schottky als Schrotrauschen bezeichnet. Der Mittelwert des quadratischen
Rauschstroms betra¨gt:
i¯2schrot = 2e Ianode ∆f (3.43)






mit Ps = Signalleistung, Pn = Rauschleistung. Als Vergleich der Rauscheigenschaften von realen Versta¨r-
kerbauelementen wird der a¨quivalente Rauschwiderstand Raeq deﬁniert. Er gibt an, wie hoch ein ﬁktiver
(metallischer) ohmscher Widerstand sein mu¨sste, um am Ausgang, bezogen auf die Eingangsleistung
und einer Rauschtemperatur (i.d.R. T = 290 K), die gemessene Rauschleistung eines Bauelementes als





Mit Un,e der Rauschspannung am Eingang des Bauelementes. Das eﬀektive ”elektronische“ Rauschen
wird also aus vielen Einzelbeitra¨gen zusammengesetzt. Die Verringerung des Signal-zu-Rauschverha¨ltnis-
ses am Ausgang einer Baugruppe wird i.d.R. u¨ber die Rauschzahl F angegeben, As/n,ein = FAs/n,aus,
F > 1. Jede reale Versta¨rkung hat damit auch einen Rauschbeitrag, dieser nimmt dabei insgesamt
zu. Die Versta¨rkung, der vom Detektor kommenden Meßsignale, kann stufenweise erfolgen. Ein Vor-
versta¨rker kann als Impedanz-, Kapazita¨ts- oder Pegelanpassung vor dem eigentlichen (Signal)Versta¨rker
eingesetzt werden. Dieser ist z.B. u¨ber Schaltungen aus (aktiven) Operationsversta¨rkern (OPV, Instru-
mentenversta¨rker) aufgebaut. Das Verha¨ltnis elektrischer Leistungen bzw. Spannungen wird in der Regel
mit der dimensionslosen Beziehung des Dezibel (dB, 10−1 Bell), auf einer logarithmischen Skala angege-
ben. Hier als Berechnungsbeispiel an Vierpolen55:










[ dB ] (3.46)
bzw.










[ dB ] (3.47)
und bei identischer Eingangs- und Ausgangsimpedanz Z2 = Z1 vereinfacht durch:





[ dB ] (3.48)
54Halbleiter, diskrete Verteilung von Elektronen und Lo¨chern.
55Als Vierpole werden elektrische Netzwerke bezeichnet die mit vier von außen zuga¨nglichen Anschlu¨ssen versehen sind,
von denen je zwei als Paar dem Ein- und Ausgang zugeordnet werden ko¨nnen. Ein anderer Name dafu¨r ist auch Zweitor.
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Mit G der Versta¨rkung (Gain) eines Systems mit einer Eingangsleistung P1, einer Ausgangsleistung P2
und U1 der Eingansspannung sowie U2 der Ausgangsspannung. Die Da¨mpfung a ist als Kehrwert von G
deﬁniert. Die Angabe von Spannungsversta¨rkungen ist streng genommen nur bei gleicher Impedanz sinn-
voll. Die Impedanz ist die Bezeichnung fu¨r den komplexen Wechselstromwiderstand. Je nach Baugruppe
und Schaltung ko¨nnen induktive Anteile = die Spannung eilt dem Strom voraus, oder kapazitive Anteile
= die Spannung folgt dem Strom nach u¨berwiegen. Ihr Betrag wird als Scheinwiderstand bezeichnet.
Die Impedanz ist frequenzabha¨ngig. Bei Gleichstrom (f = 0 Hz) wird die Frequenzabha¨ngigkeit gewis-
sermaßen eliminiert (Spezialfall). Die Deﬁnition eines Eingangswiderstands bei einer Signalleitung eines
Gleichstrom- oder Spannungspulses in z.B. Koaxkabeln mit metallischer Seele und Aussenleiter, wird
u¨ber den sogenannten Leitungswellenwiderstand (characteristic impedance, ZL) bestimmt. Der Leitungs-
wellenwiderstand ha¨ngt von dem Leitungsmaterial und der Geometrie der Leiter sowie dem Isolator, d.h.
der Dielektrizita¨tskonstanten des Isolierungsmaterials zwischen Innen- und Außenleiter ab (Freiraumwel-
lenwiderstand oder Feldwellenwiderstand). Der Feldwellenwiderstand kann aber experimentell nur mit
Wechselstrom ermittelt werden. Ein dem Leitungswellenwiderstand ZL entsprechender Abschlusswider-
stand wird zwischen dem Innen- und Außenleiter eines Koaxialkabels zur Vermeidung von Signalreﬂe-
xionen am Leitungsende gesteckt (BNC-Steckverbinder, fGrenz  1 GHz). Der Abschlusswiderstand
eines Koaxialkabels des Typs RG-58 betra¨gt ZL ≈ 50 Ω. Typische Werte fu¨r den Kapazita¨tsbelag von
50 Ω Koaxialkabeln sind C′ = dCdx = 100 pFm
−1 (Picofarad/Meter) und fu¨r den Induktivita¨tsbelag
L′ = dLdx = 250 nHm
−1 (Nanohenry/Meter). Ein solches Koaxialkabel entspricht einem Tiefpassﬁlter
1. Ordnung (RC-Glied), wobei die Bandbreite i.d.R. durch die -3 dB Intensita¨t am unteren Ende der
Potential-Skala begrenzt wird (SNR ≈ 0.7).
Von experimenteller Bedeutung in der Flugzeitmassenspektrometrie ist die Impedanz von Bauteilen und
Leitungen u.a. im Zusammenhang mit der schnellen Push-Pull-Schaltung von HV-Gleichstrompotentialen
an Elektroden. Diese werden in TOF-Massenspektrometerquellen des Wiley-McLaren-Typs mit Delayed
Extraction-Einrichtung oder PSPF-Anordnungen aber auch in Hybridspektrometern mit orthogonaler
Ionenextraktion (qTOF, Pulser) oft mit schnellen MOSFET-Push-Pull-Schaltern betrieben. Die kapa-
zitiven und induktiven Einﬂu¨sse einzelner Bauteile und Leitungen bzw. parasita¨re Stro¨me sind i.d.R.
im Messaufbau nicht immer zu optimieren bzw. ko¨nnen nicht vollsta¨ndig unterdru¨ckt werden. Aufgrund
dessen eintretende Sto¨rgro¨ßen mu¨ssen bei der Signalverarbeitung beru¨cksichtigt werden.
Durch Festlegung einer Bezugsgro¨ße kann aus dem dimensionslosen Dezibelwert ein Pegel (level)
ermittelt werden. Fu¨r die Leistung LP ist dies deﬁnitionsgema¨ß oft P0 = 1 mW (Milliwatt, [ dBm ]) und
fu¨r die Spannung LU ha¨uﬁg U0 = 1 µV (Mikrovolt, [ dBµV ]):
LP = 10 · lg
(
P
1 [ mW ]
)
[ dBm ] ; LU = 20 · lg
(
U
1 [ µV ]
)
[ dBµV ] (3.49)
Die Beru¨cksichtigung beider Pegel ergibt bei identischen Bezugsgro¨ßen P0 ein Maß GP :















[ dB ] (3.50)
Dieses Maß entspricht der eﬀektiven Versta¨rkung P2P1 oder Da¨mpfung
P1
P2
des Systems in dB, wenn P2 > P1
gilt und ist per Deﬁnition physikalisch kein Pegel mehr. Der Pegel am Systemausgang kann aber auch













[ dBµV ] (3.51)
Eine Versta¨rkung der Leistung z.B. um den Faktor P2P1 = 20 entspricht einem GP ≈ 13 dB. Man
erha¨lt z.B. bei einheitlichen Impedanzen Z = Z1 = Z2 = 50Ω mit der Beziehung P = U2eff/Z,
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1 µV |50 Ω = 0dBµV |50 Ω, fu¨r einen Spannungspegel von 0 dBµV am Systemausgang (1:1-U¨bertragung)
einen Leistungspegel von -107 dBm. Die Unterschiede der Leistungs- und Spannungspegel basieren also
lediglich auf den unterschiedlichen Bezugsgro¨ßen P0, U0. Bleiben die Impedanzen und die Bezugsgro¨ßen
im System gleich, kann ausgehend von diesem Wert schnell auf den Leistungspegel bei anderen Span-







Bei anderen Bezugsgro¨ßen a¨ndern sich die Absolutwerte.
Chemisches Rauschen
Eine qualitative Charakterisierung des chemischen Rauschens ist aber weitaus schwieriger mo¨glich, als im
Falle des elektronischen Rauschens. Der physikalische Ursprung (Entstehungsort/-prozess) und die chemi-
sche Struktur der detektierten ”Rauschionen“ ist bei Messungen oftmals (zuna¨chst) unbekannt [240]. Es
a¨ußert sich messtechnisch quantitativ zum einen in breitbandigen analogen Signalen niedriger Intensita¨t
und wird durch unspeziﬁsche Versta¨rkerschaltungen oder eine Nachbeschleunigungsdetektion i.d.R. unse-
lektiv mitversta¨rkt. In dieser Auspra¨gung a¨hnelt es damit stark dem elektronischen Schrotrauschen. Eine
apparative Art der Reduktion, die allerdings nicht an der Wurzel des Problems, d.h. der Rauschentstehung
dieser Art des chemischen Rauschens ansetzt, liegt in der gezielten Ausblendung von Teilen des erzeugten
Ionenstroms durch Deﬂektoranordnungen (Iongate) und wird in der Literatur mehrfach beschrieben [241]
[242]. Eine solche Vorgehensweise kann eine Detektorsa¨ttigung durch Matrixclustersignale bzw. Fragmen-
te niedriger Ionenmassen verhindern. Sie ist aber im pulsbetriebenen ADC-Verfahren i.d.R. nutzlos, wenn
das chemische Rauschen und das Analytsignal nahezu identische Massen besitzen. Quantitativ ko¨nnen
die Werte des chemischen Rauschens aber auch den Werten intensiver Analytsignale entsprechen. Letzt-
lich entscheidend fu¨r die Spektrenqualita¨t ist immer das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis. Interpretiert man
dieses rein statistisch, d.h. man geht nur von Intensita¨ten aus, die das elektronische Rauschen im Mit-
tel geringfu¨gig u¨bertreﬀen, kann dieses sinnvoll als das reziproke Verha¨ltnis des Variationskoeﬃzienten56
aufgefasst werden. Der Variationskoeﬃzient einer Verteilung von Messwerten ist dabei das Verha¨ltnis des





U¨ber die Deﬁnition in (3.53) kann weiterhin die Situation einer mit dem Messumfang n vera¨nderlichen
Standardabweichung beru¨cksichtigt werden. Die Standardabweichung einer wachsenden zufallsvera¨nderli-
chen Stichprobe voneinander unabha¨ngiger Messwerte wa¨chst unter Homoskedastizita¨tsannahme um den
Faktor
√
n. Geht man also davon aus, daß das chemische Rauschen die Charakteristik von statistischem
Schrotrauschen aufweist, ergibt sich bei diskreten Messereignissen eine Steigerung des Analytsignals um







an einer bestimmten Messstelle.
Eine Steigerung der generierten Analytionenanzahl N in MALDI-Einzelpulsmessungen kann aufgrund
einer ho¨heren Bestrahlung erhalten werden. Wird durch die gesteigerte Bestrahlung kein proportionaler
Einﬂuss auf das Rauschen festgestellt, verbessert dies das SNR. Die Entwicklung verla¨uft dann, a¨hnlich
56Der Kehrwert des Variationskoeﬃzienten wird als relative Standardabweichung kurz RSD bezeichnet.
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Abbildung 3.19: (Oben) Willku¨rliche Annahme einer analogen Signal- (schwarz) und Rauschwertentwicklung (rot) bei wech-
selnden Startintensita¨ten und unterschiedlichen Gesetzma¨ßigkeiten fu¨r das Signal- (Signalrate) und Rauschwertwachstum
(Rauschrate). (Unten) SNR der oberen Darstellung. Na¨heres siehe Text.
einer Steigerung anhand einer verla¨ngerten Integrationszeit wa¨hrend der Photonendetektion mittels PMT-
Detektoren, d.h. in etwa gema¨ß SNR =
√
N . Abbildung 3.19 zeigt eine beispielhafte Darstellung von
Signal- und Rauschwerten sowie das SNR bei angenommenen (feststehenden) Bedingungen.
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Analog-zu-Digital Umsetzung
Beru¨cksichtigt werden muss weiterhin, daß das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis wa¨hrend einer folgenden Di-
gitalisierung von der Speichertiefe der Umsetzung abha¨ngt und damit zusa¨tzlich durch das LSB (Least
signiﬁcant Bit) des Registers bzw. des Speichers begrenzt wird. D.h., das letztlich die eﬀektive Speichertie-
fe (ENOB) zur Signalerfassung von der Nennzahl in Bit abweichen kann. Sogenanntes Quantiﬁzierungs-
rauschen tritt auf, da die kontinuierlich verteilten analogen Meßsignale diskretisiert werden und hier-
bei Rundungsfehler nicht vernachla¨ssigt werden ko¨nnen. Fu¨r einen idealen Analog-zu-Digital-Umsetzer
(ADC) und beispielhaft angenommenen analogen Dreieckssignalen mit Puls-Code-Modulation57 durch
eine Rechteckfensterfunktion (boxcar function) liegt der Quantiﬁzierungsfehler Fq zwischen ± 1/2 LSB
und ist gleichverteilt. Es gilt ansatzweise, daß das SNR ≈ k2 ≈ 22n entspricht. Der Quantiﬁzierungsfehler
als RMS-Wert (root-mean-square) ist in diesem Fall (ohne Bias) gleichzusetzen mit der Standardabwei-
chung der Bit-Auﬂo¨sung, also na¨herungsweise 1√
nBit
LSB. Bezogen auf gemessene Spannungen betra¨gt
er Fq = k ·Q−Uein. Man erkennt, daß, je gro¨ßer eine digitale Quantisierungsstufe fu¨r ein analoges Signal
ist, umso gro¨ßer wird der Quantisierungsfehler. Die Auﬂo¨sung Q eines ADC fu¨r Spannungspulse bezieht
sich auf den maximal darstellbaren Spannungsbereich (Referenzbereich) Uref,max − Uref,min = ∆Uscale,
Q = ∆Uscalek , mit der maximalen Anzahl von k−1 = 2n−1 Intervallen. Betra¨gt die minimale Umsetzung
0.5 Q und die maximale Umsetzung 1.5 Q, gilt fu¨r die mittleren k−2 Intervalle eine einheitliche Breite und
damit insgesamt eine Auﬂo¨sung von Q (uniform quantization). Das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis (SNR)
einer linearen Puls-Code-Modulation von sinusfo¨rmigen Analogsignalen mit k Quantisierungsschritten
und einem n Bit-Speicher (n = 1, 2, 3, ...) betra¨gt bei maximaler analoger Pegelaussteuerung dann:
SNR = 1.5 · 22n = n · 6.02 dB + 1.761 dB
= (ENOB · 6.02) dB + 1.761 dB
Fu¨r eine 16-Bit ADC bedeutet das ein theoretisch maximales Signal-zu-Rauschverha¨tnis von SNR ≈
98.08 dB und fu¨r eine 8-Bit ADC von ungefa¨hr SNR ≈ 49.92 dB [243]. Das eﬀektive analoge Signal im







· (Uein − Uref,min)
)
Uref,min  6.02 dB. Ein Uref,min ≈ 6.02 dB entspricht einem analogen Intensita¨ts-SNR von 2. Die Art
der Rundung erfolgt dabei nach dem Prinzip – round half to even – d.h. es wird immer zu der na¨chsten
geraden ganzen Zahl (x ∈ Z)58 der signiﬁkanten Stelle gerundet und damit eine statistische Verteilung der
Rundungsargumente angenommen (gaussian rounding, mathematische Rundung). Die sogenannte eﬀek-
tive Anzahl von Bits – ENOB (eﬀective number of bits) – die wa¨hrend einer Digitalisierung erreicht wird,
bezieht sich auf das mo¨gliche Signal-zu-Rauschverha¨ltnis das ggf. durch ein zusa¨tzliches sinusfo¨rmiges
Sto¨rsignal (Verzerrung) belastet sein kann. Das ENOB gibt die Zahl, der bei einer Weiterverarbeitung
des digitalen Signals verwertbaren Bits an. Ein zusa¨tzliches Sto¨rsignal kann z.B. wa¨hrend der Digitalisie-
rung hervorgerufen werden, wenn ein sinusfo¨rmiges analoges Signal in eine Sa¨ttigung la¨uft und dadurch
abgeschnitten wird.
Der Standard fu¨r Gleitpunktzahlen ist in den verwendeten Mikroprozessoren (Le Croy, Precision In-
struments) der IEEE-754-Standard (Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA 1985). Er
57Ein kontinuierliches analoges Signal (Zeit, Intensita¨t) wird in ein diskretes digitales Signal (Zeit, Intensita¨t) gewandelt.
58Ganze Zahlen.


















Abbildung 3.20: SNR-Steigerung um ca. 3 dB pro Summation eines gepulsten Photonensignals bzw. bei vergleichbarer
Verla¨ngerung der Messzeit eines kontinuierlichen Signales (PMT).
stellte die erste Norm fu¨r eine bina¨re Gleitpunktarithmetik dar. In diesem Standard werden alle be-
nutzbaren Datenformate, Rundungsvorschriften und die Vorgehensweise bei z.B. einem Bereichsu¨berlauf
festgelegt. Der IEEE-754-Standard deﬁniert zwei sogenannte Basis-Gleitpunktformate: 1. einfach-genaue
Zahlen = 32 Bit (single), und 2. doppelt-genaue Zahlen = 64 Bit (double). Jede Zahl wird dabei durch drei
separate Bitfelder dargestellt. Das ho¨chstwertige Bit (MSB) entha¨lt die Information u¨ber das Vorzeichen
der Zahl (VZ=0, positiv; VZ=1, negativ). Die Mantisse ist normalisiert, der ho¨chstwertige Bina¨rwert liegt
vor dem Punkt = 1.M. Die Mantisse 1.M wird auch als Signiﬁcand bezeichnet, der Teil M alleine, als
Fractional. M hat im 32-Bit-Format eine La¨nge von 23 Bit und im 64-Bit-Format eine La¨nge von 52 Bit.
Die Zahl 0 wird durch 0 Bit in allen Bereichen dargestellt. Das 32-Bit-Format besitzt eine Genauigkeit
von 7 Dezimalstellen, das 64-Bit-Format eine Genauigkeit von 15 Dezimalstellen59 [244]. Zum Daten-
transfer wird der parallele 8-Bit GPI-Bus (General purpose interface bus, IEEE 488 Standard, IEC-625)
verwendet. In Abbildung 3.20 ist ein Beispiel einer typischen SNR-Steigerung in Abha¨ngigkeit von der
Anzahl aufsummierter (Einzel)Messungen bei einer PMT-Detektion dargestellt. In Abbildung 3.21 ist die
Lage theoretisch abgrenzbarer Verteilungen von Signalintensita¨ten in einem Massenspektrum angedeutet.
In diesem Kontext soll hier das sogenannte Rose-Kriterium, das zur Beurteilung der u¨ber den Kontrast
deﬁnierten Strukturidentiﬁzierung in medizinischen Abbildungen verwendet wird, erwa¨hnt werden. Die-
ses besagt, daß eine bekannte Struktur nur mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit (100%  p > 90%) sicher
identiﬁziert werden kann, wenn das zugrundeliegende SNR mindestens einem SNR  5 (Potential)
bzw. SNR  14 dB entspricht [245]. Die ha¨uﬁgsten Kontrastauﬂo¨sungen in Pixelbildern sind i.d.R. ein
Byte/Pixel (8 Bit) und 2 Byte/Pixel (16 Bit).
59Es ergibt sich eine Wertigkeit von Wi = 2i−k fu¨r k = Anzahl der Bits in der Mantisse M und der Nachpunktstelle mi
(i = 0, ..., k − 1) der Mantisse.
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Jitter
Eine weitere Fehlereinﬂussgro¨ße, die sich direkt oder indirekt auf die vorher beschriebenen Gro¨ßen aus-
wirkt, sind sogenannte Jitter (Schwankungen). In der allgemeinsten Deﬁnition wird als Jitter ein plo¨tz-
licher Wechsel in der Charakteristik von periodischen Signalen beschrieben. Dies kann sich dabei sowohl
auf eine statistische, wie eine nicht-statistische Schwankung der Amplitude oder der Phase beziehen. Im
Falle statistischer Schwankungen ist die physikalische Ursache i.d.R. auf den frequenzabha¨ngigen Fehler
einer Zeitbasis entsprechender Taktgeber60 zuru¨ckzufu¨hren. Dieser ist aber im Allgemeinen niedrig, RMS
 1%. In MALDI-TOF Anordnungen ergeben sich mo¨gliche (statistische und nicht-statistische) Jitter
meistens aus der Triggerung der Laserelektronik und der AD-Wandlung oder bei der Verwendung von
Puls-Schaltungen an Elektroden (DE, PSPF, Deﬂektor, PSD-Scan, etc.). An Hochspannungsnetzgera¨ten
ko¨nnen vor allem im Zusammenhang mit Temperatura¨nderungen Potentialabweichungen vom eingestell-









Abbildung 3.21: Skizzierung der Basislinienermittlung anhand der Rauschwertanteile in (Massen)Spektren.
Apparative und methodische Ansa¨tze zur Rauschreduktion
1. Kontinuierliche Ionenbildung (continuous ion sources)
Ein Ansatz das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis mit kontinuierlichen Ionenquellen zu verbessern (z.B. an on-
60Crystal based clocks, VCXO, OCXO, XO, SMD, etc.
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axis TOF-Hybridspektrometern) besteht im Aufbau einer gezielten aber zufallsgesteuerten (schnellen)
Schaltung eines Iongates61. Hierbei wird eine sequenzielle Kurzpulsextraktion aus einem kontinuierlichen
Ionenstrahl erreicht (Sequenzmodulation, Pseudorandom TOF-analyses) [248] [249] [250]. Die potenzielle
Verbesserung dieses Verfahrens ha¨ngt dabei nicht direkt mit der Entstehung des chemischen Rauschens
zusammen. Solange der wesentliche Rauschbeitrag aber durch ein statistisches Rauschen und einen ”ther-
mischen“ Anteil beschreibbar ist verbessert sich das Signal-zu-Rauschverha¨ltnis, bei sequenzieller Pulsung
mit z.B. 2nBit Durchlasspulsen und n = 13 fu¨r einen ADC-U¨berlagerungstransienten, theoretisch um den
Faktor
√
8192− 1 ≈ 91 gegenu¨ber einem unmodulierten Transienten gleicher (Gesamt)Messzeit. Im on-
axis Hybridverfahren wird aus einer, im Vergleich zur Driftzeit der durchgelassenen Ionenpopulationen im
Flugzeitanalysator (tdrift ≈ 101 µs), sehr schnellen62 wechselnden Kurzpulsfensterfolge aus Durchlass-
und Diskriminierungsschaltung (Pulsla¨nge tpuls = 200 ps bis 500 ps), ein U¨berlagerungstransient ADC-
detektiert. Die Kurzpulsfolge ist dabei pseudozufallsgeneriert und bekannt. Da die Schaltung sehr schnell
arbeitet, ko¨nnen langsame Ionen aus dem n-ten Kurzpuls mit schnelleren Ionen aus dem (n+1)-ten Kurz-
puls, aufgrund der Startzeitentkopplung gemeinsam detektiert werden. Im Ergebnis fu¨hrt dies zuna¨chst
zu einem vollsta¨ndig verrauschten Spektrum in einem Massenbereich, der zudem keine durchweg korrekte
Zuordnung der Masse-zu-Ladungs-Verha¨ltnisse darstellt63. Die Modulation der Iongate-Schaltung liegt
in Form digitaler Matrizen vor. Diese ko¨nnen als Hadamard-Transformation interpretiert werden. Das
erhaltene Prima¨rspektrum wird nach einer inversen Hadamard-Transformation, was einer Dekonvolution
gleichkommt, zu einem korrekten Massenspektrum mit richtig zugeordneten Ionenmassen. Der Vorteil
dieser Methode liegt dabei einerseits in der eﬀektiveren Ausnutzung des kontinuierlichen Ionenstroms.
Bei identischer Anzahl der Pulsmodulationen (Detektionspuls, bina¨r 1; Diskriminierungspuls, bina¨r 0) der
anschliessenden ”Kurzpuls-U¨berlagerungsdetektion“ betra¨gt die Pulsverwertung gegenu¨ber nicht modu-
lierten on-axis TOF-ADC Messungen (5% bis 15%) formal 50%. Andererseits kann unter den Bedingungen
einer konstanten Rauschcharakteristik auch eine Rauschreduktion bei wachsenden Pulsfolgen festgestellt
werden [248].
Ein Ansatz zur Rauschcharakterisierung und Minderung durch IRMPD (infrared multiphoton disso-
ciation) wird in [251] fu¨r ESI-Quellen in Kombination mit linearen Ionenfallen beschrieben. Ein kommer-
zieller Einsatz von IRMPD in Fallenspektrometern ist nach gegenwa¨rtigem Kenntnisstand (noch) nicht
erha¨ltlich.
2. Gepulste Ionenbildung (pulsed ion sources)
Weitaus ha¨uﬁger ist die Kopplung von kontinuierlichen Quellen und auch die von gepulsten Quellen
mit orthogonalen Hybridspektrometern und dann ggf. auch mit einer TDC-Detektion (time-to-digital-
conversion). Kommerzielle Gera¨te die beide Funktionalita¨ten vereinen sind z.B. die Spektrometer der
Baureihe Q-Star (Applied Biosystems) [252]. Diese verwenden i.d.R. Push-Pulszeitfenster im Bereich von
ca. tpuls = 625 ps [30]. Die TD-Umsetzung entspricht einer bina¨ren Detektion der analogen Signale.
Es wird dabei wiederholt in einem schmalen Zeitfenster (time-bin) z.B. mit einem ADC-Detektor die
absolute Ha¨uﬁgkeit der analogen Detektionsereignisse ausgeza¨hlt (counts per time-bin). Geza¨hlt wird
entweder der Beginn des Pulses, das Ende oder ein Zwischenwert. Dies fu¨hrt insgesamt, in Abha¨ngig-
keit der gewa¨hlten Registrierungsschwelle, zu einer Rauschreduktion und einer sehr konstanten Basislinie
in Spektren. In Abha¨ngigkeit der absoluten Ionenanzahl pro Bin und einer idealerweise gaussfo¨rmigen
61Iongate nach BRADBURY und NIELSEN.
62fpuls = 10 MHz bis fpuls = 20 MHz, 1/f = 100 ns bzw. 1/f = 50 ns.
63Theoretisch entspricht dies der Situation einer simultanen Wa¨gung mehrerer unterschiedlich schwerer Gegensta¨nde an
einer einzelnen Waage. Erst nach Diﬀerenzwa¨gung mit wechselnder Zusammensetzung der Gegensta¨nde kann dann aus
Diﬀerenzbildungen die Masse eines Gegenstandes, sehr genau, ermittelt werden.
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Flugzeitverteilung (einer Population) ko¨nnen so nach interner Kalibrierung relative Massenabweichungen
von δm  10 ppm erreicht werden. Im Prinzip sind mit TDC-Detektion Einzelionennachweise mo¨glich
[8]. Dies erfordert dann aber, je nach Probe entsprechend viele Iterationen, um ein einzelnes Ion gema¨ß
seiner Wahrscheinlichkeit und in Abha¨ngigkeit der Gro¨ße der Detektionsﬂa¨che registrieren zu ko¨nnen.
Rauschen und native Proben
Das Vermessen nativer biologischer Proben erfordert sehr ha¨uﬁg, gegenu¨ber aufgereinigten bzw. aufge-
trennten und aufkonzentrierten Analyten in konventionellen Dried droplet-Proben, eine ho¨here Bestrah-
lung. Dieses Pha¨nomen versta¨rkt sich i.d.R. mit kleinerwerdendem Laserfokus. Das chemische Rauschen
ist bei moderaten Bestrahlungen, die in etwa dem zwei- bis vierfachen Wert der Schwellbestrahlung
potenzieller Analyte entsprechen, (gut) durch eine Poissonverteilung zu charakterisieren. D.h. bei einer
relativ geringen Za¨hlrate diskreter Teilchen wie z.B. Ionen ist auch der Anteil des zufa¨lligen Rauschens der
Gestalt, daß nur wenige abza¨hlbare Ereignisse wahrscheinlich sind [45] (siehe Anhang D.1.5). Wird die Be-
strahlung daru¨berhinaus aber noch weiter erho¨ht, kann hierdurch auch eine vera¨nderte Rauschzusammen-
setzung im Spektrum (bei identischer Probenzusammensetzung) resultieren [46]. Die Signalsta¨rke la¨sst
sich bei nativen Proben oft auch mit Bestrahlungen die u¨ber der 10-fachen Schwellbestrahlung liegen
weiter steigern. Hierbei kann dann aber die vera¨nderte Rauschcharakteristik die Messungen hinsichtlich
des SNR deutlich verschlechtern. Die Rauschrate bei aufsummierten Messungen kann zu einem linearen
Verlauf u¨bergehen. In Pixelbildern hat das unmittelbare Auswirkungen auf den Kontrast. Das chemische
Rauschen dominiert dann und la¨sst Analytsignale auf einer deutlich erho¨hten Basislinie aufsitzen [46].
In MALDI-Summenspektren muss neben dem Einﬂuss einer chemischen Schrotrauschcharakteristik wei-
terhin, aufgrund der thermischen Gleichgewichtsdesorption bis zum erreichen einer Schwellbestrahlung,
auch ein Temperatureinﬂuss a¨hnlich dem des thermischen Rauschens angenommen werden. Untersuchun-
gen im Zusammenhang z.B. mit der Matrix 2,5-DHB legen nahe, daß eine gesteigerte Targettemperatur
einen Einﬂuss auf das messbare Ionensignal bzw. den Anteil desorbierter neutraler Moleku¨le hat und
damit zwangsla¨uﬁg auch auf speziﬁsche Rauschsignale [253].
Pra¨parative Ansa¨tze zur Rauschreduktion
Die pra¨parativen Ansa¨tze zur Rauschreduktion beziehen sich in erster Linie auf eine Vermeidung der
Anwesenheit potentieller Rauschquellen in einer Messprobe. Entsprechende Aufreinigungsprotokolle zur
”konventionellen“ MALDI-MS Analytik sind bekannt wie z.B. die Aufreinigung in Mikropipettenspitzen
(z.B. Zip-Tip, Millipore etc.), konventionelle chromatographische Oﬀ-Line Trennungen oder das Verwen-
den von Ionenaustauchergelen zur Abreicherung sto¨render Salzkationen. Wie bereits zuvor erwa¨hnt, ist
ein solcher Ansatz mit nativen biologischen Proben, zumal mit Imaging-Proben aber nur sehr beschra¨nkt
mo¨glich, da diese intakt und so gut wie unvera¨ndert zu einer Untersuchung vorliegen sollen. Wie im un-
mittelbar vorhergehenden Abschnitt dargestellt, kann zudem der Analyt selbst zum Rauschen beitragen
und somit unter bestimmten Voraussetzungen eine Rauschreduktion gleichzeitig auch eine Analytreduk-
tion bedeuten, was i.d.R. unsinnig ist, solange im Messverfahren nicht der Bereich der Signalsa¨ttigung
des Detektionssystems fu¨r den entsprechenden Analyten erreicht wird. In den meisten Fa¨llen ist aber die
Analytsignalintensita¨t nicht so hoch, daß eine Sa¨ttigung des Detektionsprozesses hierdurch eintritt. In
der Regel verursachen eher die Signale im unteren Massenbereich eine Detektorsa¨ttigung.
Die pra¨parativen Ansa¨tze zur Rauschreduktion an nativen biologischen Proben reduzieren sich damit
auf eine sehr saubere und sorfa¨ltige Probenvorbereitung bzw. der Anwendung hochreiner Lo¨sungsmittel
im Matrixansatz und ggf. in zusa¨tzlichen Waschschritten mit unterschiedlichen Lo¨sungsmitteln.
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3.3.6 Fazit
Neben einigen grundlegenden empirischen Erkenntnissen u¨ber die geeigneten Lo¨sungsmittel fu¨r verwen-
dete kristalline Matrizes und die vermeintlich optimale Matrix fu¨r eine bestimmte Analytsubstanz, sind
alle weiteren Eckdaten - wie die Schwellbestrahlung, die optimale Kristallgro¨ße oder die zur Analytdetek-
tion erforderliche Laserpulsanzahl pro Messstelle - sehr eng mit den gera¨tespeziﬁschen Parametern des
Massenspektrometers bzw. des Lasers, der angewandten Pra¨parationstechnik und der Probenbeschaf-
fenheit bzw. deren chemischer Zusammensetzung (Komplexita¨t) verbunden. Es handelt sich dabei um
u¨berwiegend im Vorfeld unbekannte und erst experimentell zu ermittelnde Parameterwerte. Dieser Pro-
zess stellt eine meist recht aufwendige Methodenentwicklung dar. Da eine solche Methodenentwicklung
aber oft nur bedingt robust ist, ko¨nnen vergleichsweise geringfu¨gige Vera¨nderungen in den apparativen
Rahmenbedingungen und/oder der Komplexita¨t der Proben eine erneute Methodenentwicklung, im Bezug
auf die vera¨nderten Bedingungen, erfordern. Dies steht dabei generell im Einklang mit Erfahrungen aus
der Anwendung anderer Ionisierungsmethoden im Zusammenhang mit massenspektrometrischen Messun-
gen und ist somit nicht speziﬁsch fu¨r die Methode MALDI [223].
Eine entscheidende MALDI-speziﬁsche Frage ist in diesem Zusammenhang aber, ob aus empirischen
Daten u¨ber die Kristallgro¨ße und eine Pra¨parationstechnik, allgemeine Schlussfolgerungen mo¨glich sind,
die eine Einschra¨nkung des Wertebereiches anderer Parameter zulassen. Hierzu za¨hlt z.B. die erforderliche
Mindestlaserpulszahl pro Messstelle bei einer gegebenen bzw. angenommenen Schwellbestrahlung fu¨r
eine Matrix und native biologische Proben. Da die Unterschiede hinsichtlich der Matrixverteilung und
letztlich auch der Analytdesorption pra¨parationsbedingten Schwankungen unterliegen ko¨nnen, kann ein
relatives molares Verha¨ltnis von mehreren Analyten bei nicht vollsta¨ndigem Probenabtrag wa¨hrend der
Messungen mit einer RSD > 15 % oder ho¨her auftreten. Bei semiquantitativen Messungen ist deshalb ein
vollsta¨ndiger Probenverbrauch an einer Messstelle vorteilhaft. Dies erfordert i.d.R. Pra¨parationstechniken,
die eine sehr homogene Verteilung der Matrix erzeugen, wie dies z.B. durch die in dieser Arbeit entwickelte
Spru¨hmethode mo¨glich ist.
3.3.7 Elektrostatische Ionenquelle
In den elektrostatischen MALDI-Quellen erhalten die erzeugten Ionen gleicher Polarita¨t masseunabha¨ngig
(theoretisch) alle eine nominelle kinetische Energie pro Ladung. Prinzipiell ist es aber auch mo¨glich die
Beschleunigung in einer Ionenquelle nicht elektrostatisch durchzufu¨hren (variable Pulszeit, variables Po-
tential). Die Ionen erreichen am Ende der Beschleunigungsstrecke dann nominell denselben Impuls. Durch
eine solche Anordnung ko¨nnte bei der folgenden Flugzeitanalyse gegenu¨ber dem Fall der elektrostatischen
Beschleunigung, theoretisch ein Gewinn an Massenauﬂo¨sung resultieren (≈ Faktor 2) [254] [255]. Dieser
Eﬀekt wa¨re praktisch aber mit LDI/MALDI-Quellen, aufgrund der hohen Streuung der initialen kine-
tischen Energie aus dem Desorptions/Ionisierungsprozess (∆K  50 eV) sehr wahrscheinlich nicht er-









Bei homogenen elektrostatischen Feldern kann als (gute) Na¨herung eine Integration durch eine Multi-
plikation ersetzt werden, K = q · E · S = zeU , q := ze. Die eﬀektive Ladung setzt sich dabei aus der
Anzahl der Ladungen multipliziert mit der Elementarladung zusammen. Ein als Punktladung q ange-
nommenes Ion an einem Referenzstartort mit den Koordinaten x = y = z = 0 erfa¨hrt dann eine Kraft,
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Fel. = −qU/S (Coulomb-Kraft), die insgesamt beschleunigend wirkt. Gema¨ß dem zweiten newtonschen







= a = z¨ (3.56)
Weist die aus der Desorption/Ionisierung stammende initiale Trajektorie eines einzelnen Ions, die in
Hochvakuumquellen (ohne externe Kra¨fte, z.B. DE) zuna¨chst als linear angenommen werden soll, einen
Winkel θ = 0◦ gegenu¨ber der optischen Achse des axialsymmetrischen homogenen La¨ngsfeldes auf, wird
die initiale Flugrichtung wa¨hrend der (elektrostatischen) Beschleunigung vera¨ndert. Dabei werden nur
die den Feldvektoren parallelen Geschwindigkeitsbetra¨ge erho¨ht. In Analogie zur geometrischen Optik
(elektromagnetischer Strahlung) entsteht eine Brechung der linearen Ausbreitung. Durchquert dabei ein
aus einem feldfreien Bereich kommendes Ion ein homogenes elektrostatisches Feld und verla¨sst dieses in
einen zweiten feldfreien Bereich, kann hierzu ein Brechungsindex angegeben werden. Dieser entspricht der




In Flugzeitspektrometern mit gerader Achse und axialsymmetrischen elektrostatischen Feldern ist die
zuru¨ckgelegte Strecke S eines stabilen Ions im wesentlichen auf den Diﬀerenzbetrag der z (-axialen)
Komponente reduzierbar. Die beno¨tigte Flugzeit wa¨hrend einer Beschleunigung kann aus den Beziehungen
der klassischen Mechanik erhalten werden:
S =
q · E
2 ·m · t




Es gilt weiterhin fu¨r eine konstante Beschleunigung und den angenommenen axialen Momentangeschwin-
digkeiten eines Ions:
v = at (3.58)
S = 12 at











Wobei man nach einer Integration, die wa¨hrend der konstanten Beschleunigung zuru¨ckgelegte Strecke
erhalten kann:







und fu¨r die erreichte Endgeschwindigkeit dann die Beziehung:












In einem linearen Flugzeitanalysator betra¨gt die Flugzeit des Ions in der feldfreien Driftstrecke d dann
td = dvS oder anders:
td = d ·
√
m
2 · q · E · S (3.64)
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Prinzipiell ergibt sich aus der Addition der beiden Flugzeiten letztlich die Gesamtﬂugzeit tGesamt = ts+td




















In realen Puls-Experimenten werden nahezu immer Populationen einer bzw. mehrerer Ionenspezies er-
zeugt. Die entstehenden Ionen weisen dabei eine initiale kinetische Energieverteilung auf und mit dieser
auch unterschiedliche initiale Geschwindigkeiten. Ionen einer Population (Masse bzw. isotopenreiner Sum-
menformel) ko¨nnen ebenso innerhalb der Laserpulsdauer τ64 zu unterschiedlichen Zeiten gebildet werden.
Insgesamt lassen sich damit drei ab initio Ursachen identiﬁzieren, die zu einer bestimmten Varianz in




Der Einﬂuss einer initialen kinetischen (Translations)Energie (Kini = qUini ≈ kTz) und der einer initialen
longitudinalen Ortsabweichung ko¨nnen dabei zusammen behandelt werden. Sie sind ursa¨chlich voneinan-
der unabha¨ngig aber in ihren Auswirkungen gleichartig. Im folgenden wird ∆z im Sinne einer absoluten
initialen Ortsabweichung zu einer Referenzposition innerhalb der ersten Beschleunigungsstrecke verwen-
det. Ein betrachtetes Ion erha¨lt dann insgesamt eine kinetische Energie, die zusa¨tzlich von seiner initialen
kinetischen Energie und seiner z-axialen Startposition abha¨ngt:
qUGesamt = q(Uini + E1(S1 −∆z)) (3.66)
Die Trennung der Ionen erfolgt dann aufgrund von Unterschieden in der kinetischen Energie ∆K = K−K0












(1 + δm) (3.67)
Die relative Flugzeit betra¨gt dann fu¨r ein Spektrometer mit einstuﬁger Beschleunigung und der feldfreien
Driftstrecke d mit der Referenzﬂugzeit t0 = d
√






= t0 (1 + δt) (3.68)
Eine eﬀektive Mo¨glichkeit die Flugzeit der Ionen in einem TOF-Spektrometer unabha¨ngig von Ener-
giefehlern δK zu machen, besteht in dem Einsatz homogener elektrostatischer Abbremsfelder hinter der
feldfreien Flugstrecke (Reﬂektor). Am Beispiel des einstuﬁgen Reﬂektors mit der Feldsta¨rke ER1, dringen
die Ionen bis zu einer Tiefe von dR = K/ER in das Abbremsfeld ein, bevor sie umkehren und letztlich
im wesentlichen die Flugzeit t = 2(d + 2dR)/v fu¨r eine Strecke 2(d + dR) bis zu ihrer Detektion zuru¨ck-







































64Diese wird u¨blicherweise als Halbwertsbreite der Energieverteilung u¨ber die Emissionszeit angegeben.
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Es wird hieraus einerseits ersichtlich, daß eine Korrektur hinsichtlich des linearen und des quadratischen
Terms von δK simultan mit einem einstuﬁgen Reﬂektor nicht erreicht werden kann [14]. Wa¨hlt man fu¨r
d = 2K0/ER = 2dR kann der lineare Term eliminiert werden, wa¨hrend der quadratische Term verbleibt.
Wa¨hlt man d = 4K0/ER = 4dR wird der quadratische Term eliminiert und der lineare Term wird = 0.
Eine simultane Eliminierung (am 2. Ortsfokus), also eine gleichzeitige Korrektur der Flugzeit hinsichtlich
der Energiefehler in erster und zweiter Ordnung kann durch zweistuﬁge Reﬂektoren oder durch Reﬂek-
toren mit inhomogenem Feldverlauf (gitterfreie Reﬂektoren) erreicht werden [14] [18].
Bezugnehmend auf Abschnitt 2.3 kann die Bewegungsgleichung fu¨r ein Ion relativ zu einem Referen-
zion durch die transversalen Absta¨nde x(z), y(z), die Impulskomponenten bzw. Richtungen a(z),b(z) und
die Flugzeitdiﬀerenz ∆t = t0δt zum Referenzion berechnet werden. Die Parameter am Ort der Detek-
tion in der Form eines Spaltenvektors (Index = 1) ergeben sich dann in Matrizenschreibweise aus den









(x|x) (x|a) 0 0 0 (x|δK)
(a|x) (a|a) 0 0 0 (a|δK)
(δt|x) (δt|a) 1 0 0 (δt|δK)
0 0 0 (y|y) (y|b) 0
0 0 0 (b|y) (b|b) 0










Es gilt dabei weiterhin, daß alle Ionentrajektorien Lo¨sungen der kanonischen Bewegungsgleichungen
(3.3.1) sind und damit zudem gilt:
(x|x)(a|a) − (x|a)(a|x) = 1 (3.71)
(y|y)(b|b)− (y|b)(b|y) = 1 (3.72)
(δt|x) = (p0v0/K0)[(a|x)(x|δK )− (x|x)(a|δK)] (3.73)
(δt|a) = (p0v0/K0)[(a|a)(x|δK)− (x|a)(a|δK)] (3.74)
Hieraus wird ersichtlich, daß eine Optimierung der longitudinalen Komponenten (δt|...) nur durch geeig-
nete Anpassung der lateralen Komponenten (x|...), (a|...) erreicht werden kann. In vollsta¨ndig symme-
trischen Anordnungen gilt bei einer Punkt-zu-Punkt Abbildung (identische Bedingungen fu¨r die zweite
laterale Richtung y):
(x|a) = (x|δK) = (a|δK) = 0 (3.75)
(δt|x) = (δt|a) = 0 (3.76)
D. h. die Flugzeitspreizung ist in erster Ordnung unabha¨ngig von der lateralen Ionenstartposition (x, y),
der Energiespreizung (δK) und dem Ionenstartwinkel (a, b) bzw. kann eliminiert werden. Nicht vollsta¨ndig
symmetrische Anordnungen erreichen dies nur als Na¨herung. A¨hnliches gilt fu¨r die Aberrationen zweiter
u. ho¨herer Ordnungen. Außer den Koeﬃzienten δK , δ2K , ... ko¨nnen dabei alle anderen longitudinalen
Koeﬃzienten aus den lateralen Koeﬃzienten gebildet werden. Eine hinreichende Korrektur hinsichtlich
spha¨rischer Aberrationen erfolgt i.d.R. mit Ionenreﬂektoren. Eine detailliertere Besprechung ﬁndet man
z.B. in [14] [21].
Longitudinale Ortsfokussierung
HV-MALDI-Proben liegen im festen Aggregatzustand vor und die gro¨ßte Abtragstiefe la pro Laserpuls
ist im allgemeinen kleiner, als die mo¨gliche transversale Ortsabweichung in einer bestrahlten runden
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Querschnittsﬂa¨che (lt/2)2π der Probe. Je nach Fokussierung des Lasers z.B. auf Taillendurchmesser von
d = 300 µm bis d = 600 nm, betra¨gt das Verha¨ltnis lalt ≈ 3·10−4 bis 0.17 (Lasereindringtiefe, δ ≈ 100 nm).
Es kann deshalb bei Einzelpuls-Messungen an einer diskreten Probenstelle angenommen werden, daß der
Einﬂuss der initialen Energieverteilung zumindest den der longitudinalen Ortsverteilung klar dominiert.
Fu¨r das am weitesten von der Extraktionselektrode startende Ion soll dabei gelten, ∆z → S/2, wobei
im Verha¨ltnis zur Gesamtﬂugstrecke nur kleine La¨ngendiﬀerenzen vorliegen und in den Na¨herungsbezie-
hungen inﬁnitesimale Ortsunterschiede angenommen werden. U¨ber die initiale Geschwindigkeit der Ionen
vini ≈ vz = vstart und die erreichte Endgeschwindigkeit nach einer Beschleunigungszone vSn , ko¨nnen dann
die Flugzeiten approximiert werden. Die in einer einstuﬁgen elektrostatischen Ionenquelle beschleunigten
Ionen erhalten eine Ortsfokussierung (1. Ordnung).
Annahme
Fu¨r alle weiteren Betrachtungen (3.3.4, Ausnahme DE) wird zuna¨chst angenommen, daß Ionen ohne
Initialgeschwindigkeit bzw. kinetische Translationsenergie (Kini = 0), zeitgleich, erzeugt werden.
Es wird dann der Ort gesucht an dem zwei Ionen mit einem longitudinalen (z-axialen) Startortunter-
schied, hinter der Beschleunigungsstrecke, zur gleichen Zeit vorliegen. Aufgrund der unterschiedlichen
Flugstrecken (Referenzion ∆z = 0) in der ersten Beschleunigungszone erhalten diese Ionen verschiedene
kinetische Energien nach dem Quelldurchlauf und deshalb unterschiedliche Endgeschwindigkeiten. Der
gesuchte Ort wird als Ortsfokus (1. Ortsfokus) bezeichnet. An diesem werden schnellere Ionen mit relativ
großer Beschleunigungsstrecke langsamere Ionen derselben Masse mit relativ ku¨rzerer Beschleunigungs-
strecke gerade eingeholt haben. Mit einer einstuﬁgen Extraktion ist der Ortsfokus nicht verschiebbar,
eine Korrektur 1.Ordnung legt diesen bereits, durch die La¨nge der Beschleunigungsstrecke S, vollsta¨ndig
fest. Wie spa¨ter noch gezeigt wird, liegt der Ortsfokus dicht hinter der Beschleunigungsstrecke. Es ent-
steht so die Situation, daß theoretisch eine Verringerung der Extraktionsspannung (U = ES) zwischen
den Elektroden und damit eine Verla¨ngerung der Flugzeit zu einem geringeren Einﬂuss einer Zeitabwei-
chung, ausgelo¨st durch initiale axiale Ortsabweichungen fu¨hrt. Gleiches gilt fu¨r eine Verla¨ngerung der
Beschleunigungsstrecke S. Starten die Ionen insgesamt in einem Bereich der nah an der ersten Elek-
trode (Targetoberﬂa¨che) liegt, wird der relative Beitrag einer gleichbleibenden axialen Ortsabweichung
im Vergleich zur (maximalen) Beschleunigungsstrecke geringer (virtuelles Flugzeitspektrometer). Da bei
MALDI aber die Laserenergie zu thermischen Prozessen fu¨hrt, die eine gro¨ßere initiale Geschwindigkeit
und Spreizung der kinetischen Energie innerhalb der Analytionenverteilung65 hervorruft, erho¨ht eine Ab-
senkung der Extraktionsspannung den relativen Einﬂuss der initialen Energieverteilung66, soweit dieser
nicht durch zusa¨tzliche Korrektureinrichtungen beseitigt wird.
Zweistuﬁge Ionenquelle
In Abbildung 3.23 wird schematisch eine zweistuﬁge Ionenquelle mit einer sich anschliessenden Rohrlin-
se (Einzellinse) dargestellt. In MALDI-TOF-Spektrometern werden in der Regel zweistuﬁge Ionenquellen
nach dem Prinzip von Wiley und McLaren im Zusammenhang mit einer weiteren Zeit-/Geschwindigkeits-
korrektur hinsichtlich des ersten Ortsfokus verwendet. Diese zusa¨tzliche Korrektur, zuna¨chst im Zu-
sammenhang mit kontinuierlichen Einlasssystemen und gepulster Ionenerzeugung als Time-lag-energy-
focusing bezeichnet, ist mit MALDI u¨berwiegend unter dem Begriﬀ Delayed Extraction, kurz DE bekannt
[17]. Bei der zweistuﬁgen Ionenquelle liegen zwei elektrostatische Felder in der Quelle an. Der Potenti-
algradient in der ersten Beschleunigungsstufe ist dabei i.d.R. deutlich niedriger, als der Gradient in der
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zweiten Stufe. Man erha¨lt die Flugzeit eines Ions mit einer zweistuﬁgen Quelle als zusammengesetzte

















Uini + qE1 (S1 −∆z) + qE2S2 −
√










Uini + qE1 (S1 −∆z) + qE2S2︸ ︷︷ ︸
td
(3.77)













v2ini + 2a1(S1 −∆z) + 2a2S2 (3.79)
3.3.9 Na¨herung der Ionenﬂugzeit
Anhand der aufgestellten Wurzelausdru¨cke wird klar, daß eine analytische Lo¨sung erschwert ist. Man
verwendet deshalb bei numerischen Berechnungen Na¨herungen fu¨r die Wurzelbeziehungen. Die Wur-
zelausdru¨cke der Geschwindigkeiten in der Flugzeitgleichung ko¨nnen dabei explizit in der Form einer
Reihenentwicklung approximiert werden. Die exakte Flugzeitgleichung wird dann u¨ber eine Taylor-Reihe
approximiert. Eine beispielhafte Berechnung fu¨r unterschiedliche MS-Anordnungen zur Untersuchung
gro¨ßerer biologischer Moleku¨lionen ﬁndet sich z.B. in [256].
Approximierung der Wurzelausdru¨cke
Zu einer Na¨herung mu¨ssen zuna¨chst die Wurzelausdru¨cke in der Flugzeitgleichung umgestellt werden,




1 + x mit |x| < r.
Die Koeﬃzienten einer solchen Reihe ergeben sich mit der Wahl der Entwicklungsstelle x = 0 dann als
Maclaurin-Reihe (Spezialfall der Taylorreihe):
g(x) =
√



































2 · 4 · 6x












x2 + ... (3.85)
Wie mann erkennt, gilt fu¨r die Ableitungen an der Entwicklungsstelle gk(0) = 0. Triﬀt dies fu¨r alle k ∈ N
(N = Menge der natu¨rlichen Zahlen) zu, folgt daraus letztlich, daß die Reihe dann konvergiert, wenn
Kapitel 3 Seite 115
r = 1 ⇒ I ∈ (−1, 1), d.h. die Funktion in einem Konvergenzintervall I stetig ist. Der Parameter r wird
auch als Konvergenzradius bezeichnet. In einem Wurzelausdruck ist es deshalb notwendig, die Terme nach
ihren Betra¨gen zu ordnen. Die Ableitungen der Wurzelna¨herungen werden zu einer expliziten Berechnung,
je nach der Entwicklung des dann im folgenden aufgestellten Taylor-Polynoms, zur Na¨herung der exakten
Flugzeitgleichung bei inﬁnitesimalen z-axialen Ortsunterschieden bis zur n. Ordnung beru¨cksichtigt. Eine
Wurzelna¨herung ergibt dabei Reihen der folgenden Art:
√






x2 ± 1 · 1 · 3
2 · 4 · 6 x
3 − 1 · 1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 · 8 x
4 ± ...
1√





2 · 4 x
2 ∓ 1 · 3 · 5
2 · 4 · 6 x
3 +
1 · 3 · 5 · 7
2 · 4 · 6 · 8 x
4 ∓ ... (3.86)
Approximierung der Flugzeitfunktion
Bei der Bildung eines Taylor-Polynoms geht man davon aus, daß fu¨r eine Funktion f(x) eine Approxi-
mation in der Form einer Reihenentwicklung anhand der Funktion f(x0) an einer Entwicklungsstelle x0
mo¨glich ist:
f(x) = f(x0) +
f ′(x0)
1!
(x− x0) + f
′′(x0)
2!
(x− x0)2 + ... + f
(n)(x0)
n!
(x − x0)n (3.87)
Die zu na¨hernde Funktion f(x), die sich so in einem Punkt x0 als Taylor-Polynom entwickeln la¨sst (z.B.
dritten Grades), entspricht dann letztlich der Form:
f(x) = b0 + b1(x− x0) + b2(x − x0)2 + b3(x− x0)3 (3.88)
Wobei die Koeﬃzienten bk aus den Ableitungen der Funktion f(x0) bestimmt werden. Es gilt dabei,
wenn die Flugzeitgleichung als Funktion der ersten Beschleunigungsstrecke S1 unter Beru¨cksichtigung
inﬁnitesimaler Ortsunterschiede (z-Achse) aufgestellt wird, mit der Entwicklungsstelle z0:
t(S1) = b0 + b1(S1 − z0) + b2(S1 − z0)2 + b3(S1 − z0)3
t′(S1) = b1 + 2b2(S1 − z0) + 3b3(S1 − z0)2
t′′(S1) = 2b2 + 6b3(S1 − z0)
t′′′(S1) = 6b3 (3.89)
Die entstehende Flugzeitdiﬀerenz, die im Verlauf der Reihenentwicklung ausgeglichen werden soll,
ergibt sich dann aus den aufsummierten Betra¨gen bis zur n-ten Ableitung:
∆tGesamt = tS1 − tSz0 =
∞∑
n=0
bk (S1 −∆z)n (3.90)
Die Berechnung der Koeﬃzienten bk folgt aus der Diﬀerentiation:
t(Sz0) = b0 ⇒ b0 = t(Sz0)












t′′′(Sz0) = 6b3 ⇒ b3 =
t′′′(Sz0)
3!
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Die Koeﬃzienten werden bei dieser Vorgehensweise aus den gena¨herten Wurzelausdru¨cken fu¨r jede Stu-
fe der Beschleunigung und der Driftstrecke mit der entsprechenden Ableitung erhalten. Es gilt dabei
die Korrektur einer Ortsfokussierung n. Ordnung hinsichtlich inﬁnitesimaler z-Koordinatenunterschiede,
wenn es mo¨glich ist t(n)(Sz0) = 0, fu¨r die entsprechende Ordnung anhand der Parameterwahl zu erreichen
[17].
Das Prinzip einer Ortsfokussierung fu¨r inﬁnitesimale z-axiale Abweichungen soll hier kurz anhand
einer zweistuﬁgen Quelle bis zur 2. Ordnung dargestellt werden. Den betrachteten Ionen wird dabei keine
initiale kinetische Translationsenergie bzw. Geschwindigkeit aus dem Desorptions-/Ionisierungsprozess
zugeordnet die Parameter hierzu, Uini (Biaspotential) bzw. vini, werden aber dennoch mitgefu¨hrt. Das
betrachtete Ionenpaar (Referenzion, Ion mit Ortsabweichung) startet bzw. entsteht gleichzeitig67.































































Um eine Ortsfokussierung erster Ordnung zu erreichen, muss die Bedingung (3.92) = 0 erfu¨llt werden
ko¨nnen. Bei Uini = 0, vini = 0, E2,S2 = 0 ist dies fu¨r eine einstuﬁge Quelle nur mit dem Parameterwert
d = 2S1 zu erreichen. Bei einer zweistuﬁgen Quelle ergeben sich dagegen (mehrere) Mo¨glichkeiten die aus






























S1 vS2 vS1 + S1 v2S2 − S2 v2S1
v3S1 (vS1 + vS2)
(3.94)
Wobei die erste Beziehung mit der folgenden Substitution, die bereits von Wiley und McLaren angegeben
wurde, erhalten werden kann. Diese setzt die kinetische Energie, die in der ersten Beschleunigungsstrecke
insgesamt erreicht werden kann, in Relation zur kinetischen Energie die in der gesamten Beschleunigungs-




≡ E1S1 + E2S2
E1S1
(3.95)
Fu¨r eine Korrektur der Flugzeitabweichungen zweiter Ordnung mu¨ssen dann sowohl die Bedingung der
ersten, als auch die der zweiten Ableitung, erfu¨llt werden ko¨nnen. Dazu substituiert man die gefundene
67A¨nderungen der Ionisierungszeitpunkte und der initialen kinetischen Energie sind bei MALDI-Experimenten an Ober-
ﬂa¨chen in weitaus sta¨rkerem Maße von der Art der Desorption/Ionisierung, der Laserenergie, dem Pulsproﬁl, der Pra¨para-
tionsweise und dem betrachteten Matrix/Analaytmodell abha¨ngig, als der axiale Startort.
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Beziehung fu¨r d aus (3.94) und bildet die zweite Ableitung, wobei dann die Bedingung einer gleichzeitigen











































1− 3 = 2S2
v2S2
v2S2 − 3v2S1
Wiley und McLaren hielten fest, daß wenn das Verha¨ltnis S2S1 in einer Anordnung gro¨ßer wird, als aus
Gleichung (3.97) gefordert, die Flugzeitfunktion bis zum erreichen des Ortsfokus ein Minimum einnimmt.
Ist das Verha¨ltnis dagegen gro¨ßer, ein Maximum. Wird die Bedingung k02  3 erfu¨llt, dann stellt die
Flugzeit immer ein Minimum dar [17]. Die Lage des Ortsfokus einer zweistuﬁgen Ionenquelle kann also
u¨ber die Potentiale und das Verha¨ltnis der Beschleunigungsstrecken hinsichtlich geringer axialer Ortsab-
weichungen bis zur 2. Ordnung optimiert werden.
Man erha¨lt nach diesen U¨berlegungen, in Abha¨ngigkeit der realen axialen Startposition der Ionen, in der
ersten Beschleunigungsstrecke (S1 −∆z):










einen Ortsfokus und ebenso ein sich daraus ergebendes sinnvolles Verha¨ltnis der zu wa¨hlenden Potentiale





Bei ∆z = 0 liegt der Startort unmittelbar auf der 1. Elektrodenoberﬂa¨che.
Dreidimensionale ortsaufgelo¨ste Flugzeitspektrometrie
Es besteht außerdem die Mo¨glichkeit aus Flugzeitabweichungen der Schwerpunkte einer shiftenden Isoto-
penverteilung (Multiplet, Massenzentroid), auf initiale z-axiale Ortsunterschiede in einer MALDI-Probe
zu schliessen. Neben der lateralen Ortsinformation kann damit auch die longitudinale Ortsinformation
aus dem Desorptionsort bestimmt werden. Die relativen initialen Energieunterschiede (δK) der Vertei-
lungen aus dem Desorptions-/Ionisierungspuls du¨rfen dabei aber nicht zu stark voneinander abweichen,
d.h. die relative Standardabweichung muss gering sein. Es ist außerdem erforderlich ein geeignetes Kor-
rekturverfahren zu etablieren, das mo¨gliche systematische Einﬂu¨sse hinreichend beru¨cksichtigen kann.
Hierzu sind mindestens zwei z-axiale Kalibrierpunkte notwendig. Da die auftretenden Ortsunterschiede
sehr gering sein ko¨nnen ist es sehr wahrscheinlich, daß eine entsprechende Na¨herungsformel nach dem
bekannten Muster bis zu ho¨heren Entwicklungsordnungen i.d.R. n  3 aufgestellt werden muss. Eine
Betrachtung der Ionenha¨uﬁgkeiten in Abha¨ngigkeit ihrer klassiﬁzierten Flugzeit (time bins), im Rahmen
zweidimensional bildgebender Mikrosondenuntersuchungen, zeigte bereits die prinzipielle Durchfu¨hrbar-
keit einer axialen Flugzeittopologie anhand der Auswertung deskriptiver Statistiken [58] [257] [258] [259].
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Beru¨cksichtigung von Beschleunigungsstufen n  3
Eine wesentliche formale Vereinfachung, in der Darstellung der approximierten Flugzeitgleichung fu¨r
mehrstuﬁge Anordnungen, kann erreicht werden indem man das Verha¨ltnis der Geschwindigkeiten nach
einer Beschleunigungsstufe c durchga¨ngig im Verha¨ltnis zur erreichten Geschwindigkeit nach der ersten












= 1+ UiniS1E1 . Hierdurch wird das Vorgehen insgesamt komplizierter und eignet sich in
erster Linie zu einer numerischen Bestimmung der Parameter. Das Verha¨ltnis der Endgeschwindigkeit zur
Geschwindigkeit nach der ersten Stufe kann dann, abweichend zu der von Wiley und McLaren angestellten
Substitution, auch den Einﬂuss initialer Geschwindigkeiten beru¨cksichtigen [17]. Auf diese Weise wird eine
allgemeine Gleichung erhalten die es ermo¨glicht die Bedingungen einer Korrektur n. Ordnung, hinsichtlich
initialer axialer Ortsunterschiede, fu¨r eine Quelle mit c-Stufen aufzustellen. Die Na¨herung der exakten
Flugzeitgleichung fu¨r lineare TOF-Spektrometer stellt sich dann, wie zuvor, als Summe der Flugzeiten in
den entsprechenden Stufen dar. Unterteilt man die einzelnen Flugstrecken mit Indizes c, ko¨nnen prinzipiell






























Die allgemeine Gleichung fu¨r die j-te (partielle) Ableitung mit j = 1 → n fu¨r eine c-stuﬁge Quelle mit



























− (2j − 1)Lc+1 = 0
(3.103)
Eine Ortsfokussierung erzeugter Ionenpopulationen gelingt am besten, wenn der u¨berwiegende Teil der




2a1(S1−∆z) → 0 bzw. Uini << E1(S1 −∆z) erfu¨llt wird.
Verzo¨gerte Ionenextraktion (DE)
In einer MALDI-Pra¨paration ko¨nnen theoretisch zwei Isotope, die von einer identischen Position desor-
biert werden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten innerhalb des Laserimpulses (τ  15ns) ihre Ladung
erhalten. Unterstellt man eine identische initiale kinetische Startenergie und Startrichtung, erfolgt auf-
grund eines permanent anliegenden elektrostatischen Feldes eine sofortige zusa¨tzliche Beschleunigung
des geladenen Isotops, wohingegen das neutrale Isotop zuna¨chst nur die initiale Beschleunigung aus der
Desorption erfa¨hrt (Translationsbewegung). Hieraus resultiert eine Flugzeitdiﬀerenz, die im Wesentlichen
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mit der als Umkehrzeit (turn-around-time) bezeichneten Verzo¨gerung im Extraktionsraum kontinuierli-
cher Einlasssysteme (der 4π-Geometrie) und gepulster Ionisierung vergleichbar ist. Der Eﬀekt der Rich-
tungsabha¨ngigkeit reduziert sich bei MALDI aber, aufgrund des Targets, auf einen 180◦-Halbraum (2π,
π).
Ein initialer Energieunterschied einfachgeladener Ionen mit nahezu identischer Position und Entste-
hungszeitpunkt, der unter einem Prozent der gesamten potentiellen Energie der elektrostatischen Ein-
richtung betra¨gt (z.B. 50eV20kV ), fu¨hrt i.d.R. aber bereits zu einer Flugzeitabweichung, die mit einer reinen
Ortsfokussierung nicht mehr korrigiert werden kann. Zur Korrektur der energiebedingten Flugzeitabwei-
chungen eignet sich dann der Einsatz eines Reﬂektors (Ionenspiegel) [17] [18].
Eine Mo¨glichkeit die Situation unterschiedlicher Ionisierungszeitpunkte in MALDI-Quellen beru¨ck-
sichtigen zu ko¨nnen besteht darin, das elektrostatische Feld in der ersten Beschleunigungsstrecke nicht
permanent, sondern zeitlich verzo¨gert anzulegen. Eine DE-Einrichtung entkoppelt damit bis zu einem
Restbetrag die initialen Geschwindigkeits-/Zeitunterschiede eines engen Massenbereiches von der Ge-
samtﬂugzeit der Ionen. Praktisch anwendbar sind dabei Delayzeiten tdelay > 100 ns. Besonders fu¨r die
initiale Energieverteilung bei MALDI ist diese Korrektur aber noch unzureichend. Ebenso muss beru¨ck-
sichtigt werden, daß eine initiale Geschwindigkeitsverteilung bei angenommener einheitlicher initialer
kinetischer Energie der Ionen, die diese aus der Desorption erhalten, im feldfreien (DE)Raum von der
Ionenmasse abha¨ngen kann. Eine Delayed Extraction-Schaltung ist also immer nur fu¨r ein begrenztes
Masseintervall n-fach geladener Ionen optimal.
Die Delayzeit ist proportional zur Gesamtﬂugzeit der Ionen. In linearer Na¨herung kann angenom-
men werden, daß eine Multiplikation eine Integration ersetzt. Die Ionen legen dann eine angenommene
Wegstrecke ∆z zuru¨ck:
vini tdelay = ∆z (3.104)
Die initiale Geschwindigkeit der Ionen ist, anders als bei einer Ionisierung aus a¨quilibrierten Teilchenstrah-
len (molecular jet), nicht vom Zeitpunkt der Desorption/Ionisierung an konstant, sondern wird allma¨hlich
(asymptotisch) erreicht. Die eigentliche Startgeschwindigkeit der Ionen bei MALDI ist damit zuna¨chst
unbekannt. Sie kann aber aus Vergleichsmessungen approximiert werden, wie bereits eingangs erwa¨hnt
(Grundlagen). Fu¨r die aus der Desorption einsetzende Beschleunigung ist die Plumezusammensetzung und
der Restgasdruck in der Ionenquelle entscheidend bei der Einstellung einer initialen Endgeschwindigkeit.
Bei einem verzo¨gerten Einsetzen des elektrostatischen Feldes entspricht sie dem jeweiligen Momentan-
wert. Da bei prompt anliegendem elektrostatischen Feld eine dichte Plumwolke bzw. ein relativ dichter
Plasmaanteil eine Abschirmung hervorrufen kann, gilt dies im Prinzip auch in diesem Fall. Eine Appro-
ximierung der initialen Geschwindigkeit erfolgt z.B. anhand von Messungen mit mehreren Delayzeiten.
Die Delayzeit kann in der Na¨herung der exakten Flugzeitfunktion einer mehrstuﬁgen Ionenquelle beru¨ck-
sichtigt werden [261]. Sie ist proportional zur Wurzel der Ionenmasse, tdelay ≈
√
m. Eine Fokussierung












Hierbei wird deutlich, daß eine Geschwindigkeitsfokussierung mit positiven Delayzeiten nur mo¨glich ist,
wenn die Ungleichung dtGesamtdS < 0 erfu¨llt wird. Dies widerspricht aber der Ursprungsannahme einer
Ortsfokussierung in zweistuﬁgen elektrostatischen Ionenquellen (dtGesamtdS = 0).
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Erwa¨hnung soll außerdem eine zu DE alternative Methode zur Bestimmung der initialen Geschwin-
digkeiten ﬁnden, die sogenannte Feldfreimethode. Hierbei wird eine feldfreie erste Beschleunigungsstrecke
geschaﬀen, deren La¨nge in den Experimenten vera¨ndert wird. Es ko¨nnen dadurch die Ungenauigkeiten,
aufgrund der nie vollsta¨ndig eliminierbaren Zeitschalteinﬂu¨sse, die bei DE auftreten umgangen werden.
Auf der anderen Seite sind aber bei dieser Methode initiale elektrische Felder (Biaspotential) besonders
kritisch, wie sie z.B. bei Felddurchgriﬀen in den feldfreien Raum vor der zweiten Elektrode entstehen
ko¨nnen. Bei der DE-Methode kann der Einﬂuss initialer Felder durch Probemessungen mit schrittweise
angepassten Potentialen an einer Elektrode experimentell ermittelt und i.d.R. ausreichend vermindert
werden. Bei Feldfreimessungen muss der feldfreie Raum sehr gut abgeschirmt werden, um den Einﬂuss
systematischer Fehler mo¨glichst gering zu halten.
Realisierung von DE-Schaltungen
Praktisch bestehen zwei Mo¨glichkeiten eine DE-Schaltung einzurichten.
1. Es kann entweder die erste Elektrode beschaltet werden (V1 = V2 nach V1 = V1,τ mit V1,τ > V268)
2. oder die zweite Elektrode (V2 = V1 nach V2 = V2,τ mit V2,τ < V1).
Es folgt daraus fu¨r die Extraktionsspannungen zwischen den drei planparallelen Elektroden:
U1 = UGesamt −G UGesamt = (1−G) UGesamt = V1 − V2
U2 = G UGesamt = V2 − V3
Bei einer zweistuﬁgen Quelle ist V3 = 0. Die Delayzeit korreliert solange in erster Na¨herung linear mit
der Gesamtﬂugzeit betrachteter Ionen, wie diese im ersten Fall mindestens so groß ist, daß die Ionen sich
aus dem unmittelbaren Umfeld der beschalteten 1. Elektrode entfernt haben und im zweiten Fall solange,
bis diese so groß ist, daß die Ionen der beschalteten 2. Elektrode zu nahe kommen, um einen etwaigen
Einﬂuss inhomogener A¨quipotentialﬂa¨chen ”spu¨ren“ zu ko¨nnen. Die Potentialschaltung erfolgt i.d.R. mit
schnellen MOS-FET PUSH-PULL HV-Schaltern, die eine steigende Flanke wa¨hrend des Schaltvorgangs
(Rise-On-time) aufweisen. Diese Rise-On-time ist begrenzt und unter Referenzbedingungen speziﬁziert,
ha¨ngt aber wesentlich von dem kapazitiven und induktiven Verhalten der Zuleitungen und der beschal-
teten Elektrode in der Kondensatoranordnung der Ionenquelle ab. Mo¨glichst kurze Zuleitungen ohne
Schirmung ermo¨glichen dabei die geringste Rise-On-time, ko¨nnen aber andererseits ein ausgepra¨gtes Ein-
schwingverhalten um das zu erreichende Sollpotential, durch parasita¨ren Stromﬂuss verursachen. Das
elektrische Feld ist wa¨hrenddessen nicht konstant. Dieser Beitrag kann in der Flugzeitgleichung aber
nicht beru¨cksichtigt werden, da er unvereinbar mit den Ursprungsannahmen eines konservativen Kraftfel-
des ist. Aus dem Einﬂuss des zeitlich vera¨nderlichen Feldes entsteht ein masseabha¨ngiger systematischer
Fehler, der auch durch alle weiteren elektrostatischen Fokussierungselemente unkorrigiert bleibt und letzt-
lich die absolut erreichbare Massenrichtigkeit limitiert. Aufgrund der gro¨ßeren Elektrodenanzahl ist dieser
Eﬀekt in PSPF-Schaltungen weniger deutlich ausgepra¨gt, als in DE-Schaltungen, fu¨hrt aber auch dort
zu unkorrigierten Fehlern. Ein Lo¨sungsansatz liegt in der gezielten Nachkalibrierung und der Korrektur
dieser Abweichungen, durch geﬁttete Anpassungen der empirischen Flugzeitgleichung fu¨r Stu¨tzmassen im
jeweiligen Messintervall.
Postsource-Pulse-Focusing
Bei dem sogenannten Postsource-Pulse-Focusing (PSPF) wird eine gezielte Nachbeschleunigung hinter
der letzten Beschleunigungselektrode der n-stuﬁgen Ionenquelle erreicht. Es wird hierzu mindestens ei-
68V, skalares Potential.
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ne weitere Elektrode beno¨tigt (negatives Potential bei positiven Ionen), die ein theoretisch homogenes
elektrostatisches PSPF-Feld zwischen der letzten Elektrode der Quellzone (±0 V bzw. Biaspotential)
und der PSPF-Elektrode herstellt. Eine Anordnung mit mehreren Elektroden ist ebenso mo¨glich. Das
Residualfeld zwischen der PSPF-Elektrode und TOF-Rohr kann im Prozess i.d.R. aufgrund der gerin-
gen Pulszeit und der Dimensionen vernachla¨ssigt werden. Ionen die sich in der PSPF-Region aufhalten,
werden in Abha¨ngigkeit ihrer Geschwindigkeit dann unterschiedlich stark nachbeschleunigt. D.h. die zum
PSPF-Pulszeitpunkt weiter im PSPF-Feld vorgedrungenen Ionen erhalten eine geringere zusa¨tzliche Be-
schleunigung, gegenu¨ber den Ionen, die sich noch relativ am Anfang des Feldes beﬁnden. Aus der exakten
Flugzeitgleichung la¨sst sich dabei eine Beziehung zur Berechnung der Flugzeit eines Referenzions ableiten
[20]:












Eine PSPF-Anordnung ist in linearen und Reﬂektoranordnungen anwendbar [20] [23] [262].
Massenauﬂo¨sung
Nutzt man die Erkenntnisse u¨ber die eliminierten Flugzeitunterschiede bei initialen z-axialen Ortsabwei-
chungen, kann dadurch auch eine Abscha¨tzung u¨ber das Massenauﬂo¨sungsvermo¨gen eines hinsichtlich
lateraler Orts- und Winkelunscha¨rfen korrigierten Spektrometers erhalten werden [17]. Hierzu schliesst
man wiederum eine initiale kinetische Energieverteilung und eine initiale Zeitverteilung bei der Ionisierung
aus. Um eine Massenauﬂo¨sung unmittelbar benachbarter Ionenmassen m und m + 1 z.B. zweier Isotope
einer Elementsorte zu erhalten, muss die Flugzeitdiﬀerenz der benachbarten Ionenmassen mindestens der
Flugzeitdiﬀerenz z-axialer Ortsabweichungen entsprechen, die am Ortsfokus nicht durch die Wahl der
Potentiale und Beschleunigungsstrecken korrigiert werden kann, gema¨ß ∆tS  tm+1 − tm. Im Falle einer
zweistuﬁgen Beschleunigung ergeben die ersten beiden Ableitungen die Bedingungen zur Lage des Orts-
fokus und korrigieren damit Zeitabweichungen bis zur 2. Ordnung. Die na¨chst ho¨here(n) Ordnung(en)
muss/mu¨ssen also eine Zeitabweichung liefern, die mindestens der Flugzeitdiﬀerenz der betrachteten Iso-
topenmassen entspricht (wenn diese vom selben Ort starten), um diese massenaufgelo¨st darstellen zu
ko¨nnen. Wiley und McLaren verwendeten dazu in Analogie zum vorherigen Abschnitt folgende Bezie-
hung:











Die approximierte Flugzeitgleichung kann zu einer Abscha¨tzung verwendet werden, indem man annimmt,
daß k02 >> 1 und k02 >> S2/(S1−∆z) zutriﬀt, ∆z zugleich aber ein Maximum einnimmt. Eine auch fu¨r
MALDI sinnvolle Annahme fu¨r eine maximale axiale Ortsabweichung ist dabei die urspru¨nglich fu¨r eine
kontinuierliche Ionenquelle verwendete Beziehung ∆z = S12 . Eine Abscha¨tzung u¨ber die Massenauﬂo¨sung














Hieraus wird ersichtlich, daß es sehr gu¨nstig fu¨r das Auﬂo¨sungsvermo¨gen ist, wenn S1−∆z etwas gro¨ßer
ist als ∆z, d.h. S1 − ∆z > S12 . Ein mo¨glichst großes S2, das wiederum k02 steigert, erho¨ht generell
die Auﬂo¨sung. Erreicht das Verha¨ltnis S2S1−∆z ≈ k02, steigert dies die zu erwartende Massenauﬂo¨sung
wesentlich gegenu¨ber (3.109) [17].
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Zweistuﬁger Reﬂektor
Eine Kombination von DE mit z.B. einem zweistuﬁgen Reﬂektor nach Mamyrin kann die Massenauﬂo¨sung,
vor allem fu¨r biologische Moleku¨lionen, auf die Gro¨ßenordnung R ≈ 104 steigern und zudem eine (simul-
tane) Korrektur von Aberrationen hinsichtlich der Energie bzw. der z-Position und des Ionisierungszeit-
punktes ermo¨glichen (Abbildung 3.22) [14] [18] [20] [172].
Exemplarisch betrachtet wird kurz die Situation einer einstuﬁgen Ionenquelle, da hier der Ortsfokus
festliegt und zuna¨chst nur eine Ortsfokussierung 1. Ordnung hinsichtlich einer Energiespreizung bzw.
einer z-axialen Verteilung mo¨glich ist. Innerhalb der ersten Reﬂektorstufe erfahren die Ionen eine negative










mit UR1 = UGesamt − qER1dR1, dem Potential der ersten Reﬂektorstufe. Der Faktor δK entspricht der
Unscha¨rfe aufgrund der Energiespreizung in 1.Ordnung. Um eine Ortsfokussierung zweiter Ordnung hin-
sichtlich des Einﬂusses einer Energieverteilung bzw. der z-axialen Positionen erreichen zu ko¨nnen, mu¨ssen
die Potentiale bzw. Feldsta¨rken der Abbrems- und der Reﬂektorstufe (R1, R2; dR1 = La¨nge der Abbrems-







UGesamt/UR1 + (S/dR1)(UGesamt/UR1 − 1)/UGesamt/UR1
)
√
UGesamt/UR1 (UGesamt/UR1 − 3)
(3.111)









(2(UGesamt/UR1)dR1 + ((UGesamt/UR1)− 1)S)
(UGesamt/UR1)− 3 (3.113)
Die Ionen besitzen einen Umkehrpunkt im Reﬂektorfeld in der Distanz dR, gemessen zum ersten Gitter
(U = ±0 V), und es verbleibt insgesamt (theoretisch) eine Flugzeitabweichung aufgrund der Energie-









((UGesamt/UR1)− 1) d δ3
8vS
3.3.10 Empirische Kalibrierfunktion(en)
Der vorhergehende Abschnitt stellte kurz die Gegebenheiten zur Berechnung der Flugzeit einzelner Io-
nen dar, die in idealen homogenen elektrostatischen Feldern beschleunigt werden. Real treten so gut wie
immer Verteilungen mehrerer Ionen einer Isotopspezies auf und selten werden homogene elektrostatische
Felder 100%-ig realisiert. Weiterhin weisen Anordnungen mit geschalteten Potentialen ha¨uﬁg systemati-
sche Restfehler auf, deren Einﬂuss bei einer zu erreichenden relativen Massenrichtigkeit um 5 ppm nicht
mehr vernachla¨ssigt werden kann.
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Die empirische Flugzeitformel zur Kalibrierung einer erfolgten Messung mittels Stu¨tzstellen entspricht
einer Geradengleichung:
t = A + B m1/2 (3.114)
Diese kann fu¨r lineare Anordnungen mit oder ohne DE sowie auch bei Spektrometern mit Reﬂektor
verwendet werden. Die verbleibende Restabweichung gegenu¨ber einer Referenz entspricht dabei:
t− t0 = B m1/2 (1 + β(m)) (3.115)
wobei β(m) die theoretisch berechnete Restabweichung der Flugzeit der betrachteten Masse m mit den
Dimensionen des jeweiligen Spektrometers darstellt. Die real auftretende Restabweichung, aufgetragen
als Funktion der Masse, zeigt bei Mehrpunktkalibrierungen mit DE, i.d.R. eine Gesetzma¨ßigkeit, die der
TOF-Formel a¨hnelt [23]. Prinzipiell kann das Ergebnis der Restabweichung, das anhand der gewa¨hlten
Gera¨tedimensionen ermittelt wird, oft bis auf eine sehr geringe relative Abweichung durch die mit den





≈ B0 + B1 m1/2 + B2 m (3.117)
mit den Parametern der eﬀektiven La¨nge und den Potentialen in einem Spektrometer mit zweistuﬁger
Ionenquelle:
Le = d +
2S2
1 + (1−G)1/2 +
2S1
(1−G)1/2 (3.118)
h = (1−G) d + 2(1−G)
1/2 S2
1 + (1−G)1/2 −
2S1
(1−G)1/2 (3.119)
G entspricht dem Faktor (G < 1) der die Abstufung des Extraktionspotentials zum Gesamtpotential
angibt. Der Ansatz einer vollsta¨ndig empirischen Na¨herung an die Flugzeitgleichung ergibt sich dann mit
den (empirischen) Koeﬃzienten zu:
t ≈ t0 + B m1/2
(
1 + B0 + B1 m1/2 + B2 m
)
= C0 + C1 m1/2 + C2 m + C3 m3/2 (3.120)
Die Koeﬃzienten werden i.d.R. numerisch, anhand von Messdatenanpassung(en), ermittelt. Eine Nachka-
librierung bzw. eine interne Kalibrierung mit numerischer Anpassung aus den erhaltenen Meßdaten kann
prinzipiell fu¨r eine beliebige Anzahl von Stu¨tzmassen im Spektrum durchgefu¨hrt werden. Dabei wird die
Massenrichtigkeit der Analytpeaks um so mehr gesteigert, je a¨hnlicher ihre Masse der einer Stu¨tzmasse
ist. Eine routinema¨ßige Reduzierung des relativen Restfehlers unter eine Grenze von ca. 5 ppm ist aber
vor allem u¨ber einen gro¨ßeren Massenbereich, aufgrund unzureichend oder nicht korrigierten systemati-
schen Fehlerursachen oft schwierig.
In 2009 wurde ein patentiertes Verfahren vero¨ﬀentlicht, das zur Korrektur des systematischen Rest-
fehlers ein weiteres Glied in die Reihendarstellung der empirischen Flugzeitgleichung einfu¨hrt. Das Glied
C−1 m−1/2 (reduzierte Masse, Bruker Daltonik) [23]:
t = C−1 m−1/2 + C0 + C1 m1/2 + C2 m+ C3 m3/2 (3.121)
Die ”reduzierte Masse“ ist dabei keine Masse im physikalischen Sinne sondern basiert auf den experi-
mentellen Beobachtungen, daß der systematische Restfehler in den Spektren fu¨r Peaks kleinerer Massen
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relativ gro¨ßer wird. Da die Auswirkungen eines (zeitlich und o¨rtlich) nichtkonstanten elektrostatischen
Feldes auf kleinere Massen eine relativ gro¨ßereWirkung haben, als auf gro¨ßere Massen identischer Ladung.
Die reduzierte Masse kann formal aus dem Verha¨ltnis der Koeﬃzienten 2C−1/C1 = m −m0 angegeben
werden, ist aber nicht analytisch herleitbar [23].
Eine empirische Formel zur Berechnung von PSPF-Anordnungen entspricht nach [262]:
t = C0 + C1 m1/4 + C2 m1/2 + C3 m3/4 (3.122)
Neben den bisher dargestellten empirischen Na¨herungsformeln werden oft auch Ansa¨tze mit Polyno-
men ho¨herer Ordnung n  7, unter der Verwendung mo¨glichst vieler Stu¨tzstellen angewandt. Hierbei
ergeben sich allerdings sehr schnell Unwa¨gbarkeiten im Zwischenbereich der Stu¨tzstellen.
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Abbildung 3.22: (a) Angedeuteter Verlauf der Flugzeitabweichung, als Funktion der Energiespreizung bei einer Korrektur
1., 2. und 3. Ordnung. (b) Axiale Energiefehlerkorrektur eines zweistuﬁgen Gitterreﬂektors, u¨bernommen aus [172] mit dem
Verlauf 1 fu¨r eine relative Flugzeitabweichung bei optimaler Gera¨teabstimmung, aufgetragen als Funktion des relativen
Energiefehlers. 2, wie 1 und der zusa¨tzlichen Annahme einer um 6% abweichenden Potentialdiﬀerenz in der ersten Reﬂek-
torstufe. 3, wie 1 mit einer zusa¨tzlichen relativen Abweichung der Potentialdiﬀerenz in der ersten Reﬂektorstufe um −4%.
Die gestrichelte Linie zeigt eine Flugzeitabweichung eines zu 1 vergleichbaren linearen TOF-Spektrometers ohne Reﬂektor.
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Abbildung 3.23: (a) Theoretischer Potentialverlauf in einer zweistuﬁgen Ionenquelle mit anschliessender Einzellinse.
(b) Abbildungen entnommen aus [263]. Dargestellt sind die berechneten Flugzeitabweichungen in der Form einer z-
Koordinatendispersion am Bezugssystem der Detektion bei unterschiedlichen initialen Ausgangsbedingungen (kartesische
Ortskoordinaten aller drei Raumrichtungen und Geschwindigkeitsanteile). Das Spektrometer verwendet axialsymmetrische
elektrostatische Felder. Z’-Achsendispersion gegenu¨ber einer initialen Referenzsituation mit der initialen Geschwindigkeit
v0. (b) Linke Seite, oben: Ionen mit Startposition in der Quellregion z=0, y=0 und (x) initialer Geschwindigkeitsabweichung
vx = −0, 02v0, als Funktion von x bzw. (o) Z’-Achsendispersion ohne initiale Geschwindigkeisanteile und (#) vx = 0, 02v0
als Funktion von x. Links unten: (o) Z’-Achsendispersion ohne initiale Geschwindigkeiten bei Startpositionen x=0, z=0 als
Funktion von y und (x) Z’-Achsendispersion mit initialer Geschwindigkeit vy = 0, 02v0 als Funktion von y. (b) Rechte Sei-
te: Z’-Achsendispersion als Funktion der initialen Geschwindigkeit vx (oben) bzw. vy (unten). Die Notation entspricht der
Form eines 6d-Vektors im Koordinatensystem am Detektor mit den Ortskoordinaten und den Geschwindigkeitskomponenten
z′(x, y, z, vx, vy , vz).
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3.4 Konfokale Laser-Raster-Mikroskopie (CLSM)
Die konfokale Raster-Mikroskopie CSM (confocal scanning microscopy) geht auf M. Minsky zuru¨ck [264].
In der einfachsten Reﬂexionsausfu¨hrung wird der vorfokussierte Beleuchtungsstrahl einer Punktlichtquel-
le durch eine Blende begrenzt (excitation pinhole, Blende 1). Die Gro¨ße der ersten Blende ist dabei nicht
kritisch, hinsichtlich der insgesamt erreichbaren Bildqualita¨t. Sie gewa¨hrleistet einen beugungsbegrenzten
Lichtﬂeck auf der Objektseite und dient dort als lateraler Filter (Tiefpassﬁlter). Der Beleuchtungs- oder
Anregungsstrahl gelangt u¨ber ein Objektiv fokussiert in den Probenraum. Er regt dort entweder einzelne
Fluorophore an (Selbstleuchter) oder beleuchtet den fokussierten Bereich der Probe (Nichtselbstleuchter).
Fluoreszenzlicht oder reﬂektiertes Beleuchtungslicht wird dann u¨ber dasselbe Objektiv und einen Strahl-
teiler auf eine zweite Blende (emission pinhole, Blende 2) abgebildet. Die zweite Blende beﬁndet sich
unmittelbar am Detektor und ist entscheidend fu¨r die erreichbare Bildqualita¨t. Das Besondere an dieser
Anordnung tritt im Fluoreszenzmodus hervor. Wird in einem Aufbau eine sehr kleine Detektionsblende
(D < 0.25 AU, AU = Airy Unit) verwendet, so kann die Berechnung der dreidimensionalen iPSF (Inten-
sita¨ts-PSF) des optischen Systems nahezu auf die Beleuchtungs-/Anregungs-iPSF reduziert werden, der
Gestalt:
iPSFSystem = iPSFBel · iPSFDetektion
≈ (iPSFBel)2 (3.123)
Es kann (bzw. muss) aber weiter diﬀerenziert werden, zwischen konfokalen Nicht-Fluoreszenz-Anordnungen
im Transmissions- und Reﬂektionsmodus sowie dem Fall teilweise koha¨renter Strahlung bei konfokalen
Weitfeldanordnungen (3D-TCC Funktion, 3D transmission cross coeﬃcient). Letzteres wird hier nicht
weiter dargestellt. Im Transmissionsmodus entspricht die normierte 3D-MTF (3D-Modulationstransfer-
funktion) der 3D-OTF einer Durchlichtanordnung in der Weitfeldmikroskopie mit kleiner numerischer
Apertur (NA < 0.7, paraxiale Approximation). Im Reﬂektionsmodus dagegen entspricht die 3D-MTF
der 3D-CTF (coherent transfer function) [265]. Etwas mehr dazu ﬁndet man im Anhang. In Abbildung
3.24 ist zum Vergleich die (ideale) MTF an einer Kreis- und Rechteckapertur dargestellt. Abbildung 3.25
zeigt ein Schnittbild in der zx-Ebene einer fokussierten Weitfeldanordnung sowie zum Vergleich iPSF-
Verteilungen in Weitfeld- und konfokalen Anordnungen. Abbildung 3.26 stellt theoretischen Aberrations-
verteilungen mikroskopischer Isophotendarstellungen (Laser)Ablationsproﬁle in rotem Filzstiftfarbstoﬀ
gegenu¨ber.
3.4.1 Reﬂexions-Modus (3D-CTF)
Man erha¨lt Lo¨sungen der 3D-CTF mit zuna¨chst kleiner NA (paraxiale Approximation) und den norma-
lisierten Raumfrequenzen l,s (normalisiert mit l = 0, s = −2s0; l = transversal, s = longitudinal), wenn
gilt: l2/4  s  1− l/(1− l/2) von
CTF (l, s) = 1 (3.124)
sowie bei: 1− l(1− l/2)  s  1, von










und andernfalls, CTF (l, s) = 0. Wichtig ist weiterhin, daß die 3D-CTF einen konstanten Shift in der
axialen Raumfrequenz s aufweist, der Gestalt, daß s0 = 12 sin2(α/2) und s in den Betrachtungen zuvor
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ersetzt werden sollte durch s = s + s0. Im Intervall 0  s  s0 bildet sich bei s0 = 0 der Bereich des
sogenannten Missing cone aus. Werte der CTF ungleich 0 ko¨nnen nur erreicht werden, wenn gilt l
2
4  (s+
s0)  1. Mit geringer numerischer Apertur nimmt ein Plot der Raumfrequenzen (s gegen l) an der Grenze
des Missing cone einen parabolischen Verlauf. Im Falle einer hohen numerischen Apertur dagegen einen
radial konstanten Verlauf [265]. Mit Infokusabbildungen erha¨lt man fu¨r die 2D-CTF die gleiche Lo¨sung,
wie im Falle der Infokusabbildung inkoha¨renter Durchlicht-Anordnungen. Die dreidimensionale CTF fu¨r












wobei δ(x) die Delta-Funktion des Argumentes x ist und P (x) die Pupillenfunktion darstellt. Zudem
muss beru¨cksichtigt werden, daß die laterale Grenzraumfrequenz fu¨r Infokusabbildungen der koha¨renten
3D-MTF (3D-CTF) gegenu¨ber derjenigen der 3D-MTF halbiert wird.














Abbildung 3.24: Ideale (normierte) MTF einer Kreis- und Rechteckapertur. Werte realer MTF liegen immer unterhalb der
Werte idealer MTF. Man betrachtet i.d.R. den monochromatischen Fall oder eine mittlere bzw. gemittelte Wellenla¨nge.
In Pixelbildern muss die Orientierung der Struktur im Bildfeld beru¨cksichtigt werden. So erfordern diagonal u¨ber Pixel
verlaufende Kanten i.d.R. eine gesonderte Berechnung.
Bei dem mit CLSM-Messungen verwendten Detektor handelt es sich i.d.R. um einen PMT (photomul-
tiplier tube) oder eine APD (avalanche photodiode, Lawinenphotodiode). Bei Fluoreszenzmessungen muss
das reﬂektierte Anregungslicht dabei vor der Detektion ausgeﬁltert werden. Mit nichtmonochromatischen
Lichtquellen wird bereits das Anregungslicht mittels Filter(n) geblockt bzw. die Nutzwellenla¨nge band-
begrenzt extrahiert. Die Bilderzeugung erfolgt generell rasternd, d.h. das Bild wird Punkt fu¨r Punkt aus
photometrischen Messungen, zeilenweise, aufgebaut. Bei manchen Mikroskopen wird dabei entweder der
Beleuchtungsstrahl (in Vorschubrichtung) oder die Probe (entgegen der Vorschubrichtung) bewegt. Eine
leicht abweichende Variante ist die des Linienscanners, bei der eine ganze Zeile auf einmal gerastert wird.
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Ein (fru¨hes) Prinzip des Punktrasterverfahrens, das heute hauptsa¨chlich noch in der Materialforschung
Anwendung ﬁndet, ist die Rasterung mittels Nipkov-Scheiben (multipinhole) [268] [269]. Die Vorteile der
CLSM/CSM liegen in der Begrenzung der dreidimensionalen Nachweis-iPSF (intensity point spread func-
tion). Im Bezug auf die Abbildungsvergro¨ßerung kann man im Vergleich zur Weitfeldmikroskopie dadurch
eine Steigerung der lateralen Auﬂo¨sungsfa¨higkeit erreichen sowie zusa¨tzlich eine echte axiale Auﬂo¨sung
fu¨r einen einzelnen Objektpunkt bzw. die gesamte Infokusebene angeben (optische Schnittdicke).
Aufgrund der guten Fokussierungseigenschaften werden fu¨r die CLSM i.d.R. TEM00-Laserproﬁle ver-
wendet. Es gibt dennoch Ausnahmen, wie z.B. die Technik der STED-Methode (Stimulated Emission
Depletion). Hierbei kann die erreichte laterale Einzelpunktauﬂo¨sung in Abha¨ngigkeit der verwendeten








Es wird bei dieser Technik, durch aktive ”Ausblendung
69“ der Wirkungsrandbereiche einer lateralen
iPSF des Anregungslasers sichergestellt, daß das vom Bildpunkt stammende Fluoreszenzsignal nur aus
der Halbwertsbreitenverteilung des Anregungsbereiches stammen kann. Es gilt dabei theoretisch, daß
wenn das Verha¨ltnis Im/Is →∞ strebt, dann auch d → 0 geht.
Begrenzt man einen TEM00-Laserstrahl im IPeak/e2-Bereich (der Strahltaille) durch eine Blende
(Blende 1), entspricht eine Fernfeldprojektion in etwa einem Airy-Durchmesser homogener Strahlpro-
ﬁle, d.h. 2ω ≈ 1 AU bzw. 1.83λ ≈ 2.44λ. Die Abku¨rzung AU steht dabei fu¨r Airy unit. Das transmittierte
Proﬁl weicht dabei hinter der Blende (Blende 1) im Abstand der Fraunhoferbeugung nur unwesent-
lich von einem Gaussproﬁl ab. Die erreichbare Peakintensita¨t entspricht hinter der Blende dabei noch
ungefa¨hr der Peakintensita¨t eines vergleichbaren homogenen Proﬁles mit Airy pattern im ungebeug-
ten Maximum (IGauss ≈ 0.924 ·IAiry). Wesentlich gro¨ßere Pupillendurchmesser (D > 1AU) auf der
Beleuchtungs/Anregungsseite fu¨hren zu fast vollsta¨ndig transmittierten Gaussproﬁlen und dadurch zu
einem Leistungs- bzw. Intensita¨tsgewinn bei einem gleichzeitigen Auﬂo¨sungsverlust. Kleinere Pupillen-
durchmesser verringern die transmittierte Lichtintensita¨t (Leistung) stark, na¨hern aber andererseits die
laterale PSF weiter einem Airy pattern einheitlicher Strahlproﬁle an. Es treten dann ebensolche Ne-
benmaxima auf. Bei der Transmission von Gaussproﬁlen ist also immer ein Kompromiss bei der Wahl
der Blendengro¨ße bzw. der Objektivausleuchtung notwendig. Die Beugungsbegrenzung des Gaußstrahles
wird durch die Beugungsmaßzahl M2 bzw. das Strahlparameterprodukt beschrieben. Fehljustierungen, zu
starke Strahlbeschneidung (Blenden) oder Teilausleuchtung des Objektivs z.B. durch unsymmetrische
Obstruktionen ko¨nnen dagegen zu komplizierten Beugungs- und Aberrationsmustern der iPSF im Ob-
jektraum fu¨hren und damit die Leistungsfa¨higkeit konfokaler Aufbauten einschra¨nken. Anders als bei der
Weitfeldmikroskopie, gelangt bei der CLSM/CSM (idealerweise) mit kleiner Detektionsblende (D < 0, 25
AU) kein Defokuslicht zur Auswertung. Ein Streulichteintrag wird aber bereits mit Detektionsblenden-
gro¨ßen von 1 AU < D < 5 AU weitgehend unterdru¨ckt. Der Justierung und Positionierung aller optischen
Elemente im Strahlengang eines konfokalen Mikroskopes kommt insgesamt eine ho¨here Bedeutung zu, als
in nichtkonfokalen Aufbauten.
69Durch U¨berlagerung eines TEM00-Anregungsproﬁles (Is) mit einem TEM0i ∗ ”Doughnut-Anregungsproﬁl“ (Im). Das
Doughnutproﬁl entsteht durch eine lineare Superposition der Hermite-Gauss Moden 10 und 01.
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Abbildung 3.25: Verteilung der Intensita¨t als Isophotenplot (Isophoten=Linien gleicher Intensita¨t) in der x-z-Ebene eines fo-
kussierten Strahles in der Weitfeldmikroskopie. (Links unten) Schematische Gegenu¨berstellung der Beleuchtungsverha¨ltnisse
der Weitfeldmikroskopie und der konfokalen Mikroskopie mit monochromatischen Anregungs- und Emissionswellenla¨ngen
(Fluoreszenz). Entnommen aus der Zeiss-Broschu¨re:
”
IC2S-Objectives fu¨r biomedizinische Anwendungen“, Carl Zeiss Mi-
croImaging GmbH. (Unten rechts) Beispielhaft dargestellte Intensita¨tsverteilung einer mikroskopischen Beleuchtungs-iPSF
im Objektraum bei einer realen mikroskopischen Anordnung mit Deckglas. Beispielberechnung entnommen aus dem Anhang
zum Programm PSF Lab [277]. Schematische Lage der (zuru¨ckgerechneten) Ellipse im Falle einer konfokalen Anordnung
unter Verwendung des berechneten Proﬁls. Im rechten Bild entspricht die Ellipse in etwa der dunkelblauen Intensita¨tsﬂa¨che.


































; a = Aperturradius. Abbildung entnommen und vera¨ndert aus [278].
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Abbildung 3.26: Aberrationen als Isophotendarstellung (Optische Achse = waagerechte Linie). (a) Isophoten bei spha¨rischer
Aberration (Bildpunkt in π). (b) Durch Koma verzerrtes Bild eines ausserhalb der optischen Achse liegenden konjugierten
Objektpunktes. (c) Isophotenverlauf eines Bildpunktes bei dem Koma, spha¨rische Aberration und Astigmatismus vorliegen.
Obere Darstellungen (a - c) entnommen aus [279]. (Unten) Ablationsproﬁle bei Vera¨nderung der Justierung des Laserstrahles
zum einen am LAMMA 2000 (d) und am ALADIM II (e).
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3.4.2 TEM00 – Laserstrahlproﬁl
Der Realwertanteil des elektrischen Feldes kann bei der Betrachtung ebener Wellen als periodische
Sto¨rung, die sich in z-Richtung im Raum ausbreitet, aufgefasst werden [278] [280]:
Ex(z, t) = Ex0 cos(kz − ωt+ ϕx)
Ey(z, t) = Ey0 cos(kz − ωt+ ϕy)
Ez(z, t) = 0 (3.128)
Linear polarisiertes Licht liegt dann vor, wenn eine Phasendiﬀerenz ∆ϕ = ϕy−ϕx = 0 oder π betra¨gt bzw.
Ex0 = 0 oder Ey0 = 0 zutreﬀend ist. Betrachtet man nur die Grundmode TEM00 (TEM = Transversale
elektromagnetische Mode), kann eine komplexe Beziehung, die den zeitlichen Verlauf der Ausbreitung im
Raum darstellt angegeben werden z.B.:






(z) · e−i(kz−arctan(z/zR)) · e−i
k(x2+y2)
2R(z) · eiωt (3.129)
Die transversale Ausdehnung der Strahlung la¨uft in der angegebenen Form zuna¨chst auf ihre schmalste
Stelle hin (Taille), mit E0 dem maximalen Betrag der Feldamplitude, k der Kreiswellenzahl (2π/λ) und



























Dabei entspricht R(z) dem Kru¨mmungsradius der Wellenfront mit Lage der Taille in z = 0. zR bezeich-
net die Rayleighla¨nge (n = Brechungsindex des Ausbreitungsmediums), ω(z) gibt den Strahlradius in
Abha¨ngigkeit der z-Position an, und η(z) ist die Gouy-Phase. Der Parameter ω0 zeigt die engste Stelle
bzw. den Radius der Strahltaille an (waist). Die Gouy-Phase stellt einen Korrekturterm dar, der den
U¨bergang von der Strahltaille zu beiden Seiten der Rayleighla¨nge beschreibt. Wenn gilt zR < z < z′R
(Nahfeld) wird der Kru¨mmungsradius R ∝ z2R/z und geht fu¨r z → 0 ins Unendliche. Bei Werten z >>
z′R und z << zR (Fernfeld) ko¨nnen die Strahleinhu¨llenden gema¨ß den Vorhersagen der geometrischen
Optik berechnet werden. Der Kru¨mmungsradius der Wellenfront ist dort R ∝ z. Die Wellenfronten ver-
halten sich bei der Ausbreitung dann gerade so, als ob ihr punktfo¨rmiger Ursprung in z = 0 liegt. Der
Kru¨mmungsradius R hat am Ort z = zR zu beiden Seiten von z = 0 sein Minimum mit Rmin = 2|zR|.
Zur Darstellung der Intensita¨tsverteilung in einem TEM00-Strahl mit einem CCD-Sensor-Array wird
die Intensita¨t u¨ber die Messzeit gemittelt. Betrachtet man beispielhaft die Verteilung entlang der x-
Koordinate und eine Strahlausbreitung in z-Richtung, gilt:
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und fu¨r die gemittelte Intensita¨t als Funktion der Zeit (mit Bezug auf eine Periodendauer T ) bzw. der





















Es ist dabei auch mo¨glich, die Eigenschaften des Gaussstrahles u¨ber einen komplexen Parameter q anzu-






− i n(z) λ
πω2(z)
(3.137)
Mit dem q-Parameter und einer ABCD-Matrix sowie den Matrizes der verwendeten optischen Elemente,
kann aus der resultierenden Matrix die numerische Beschreibung von Gaußstrahlen erfolgen, mit dem
berechneten q-Wert der Stelle z70:
q(z) =
A q(0) + B




C + D / q(0)
A + B / q(0)
(3.138)
Aufgrund der oftmals nicht perfekten Symmetrie von Gaußstrahlen, erfolgt die Angabe i.d.R. fu¨r jede
Richtung der Ebene getrennt. Der eindimensionale Intensita¨tsverlauf u¨ber die x-Koordinate entspricht an
einer Projektionsstelle z der eindimensionalen Dichtefunktion einer Gaussverteilung und kann ada¨quat
durch diese beschrieben werden:
I(x) = I(0) exp(−2x2/ω2x) ≡ I(0) exp(−x2/2σ2x) (3.139)
mit σx der Standardabweichung. Die Enveloppen des divergierenden Strahles ko¨nnen fu¨r einen Abstand
z >> zR durch die Tangensbeziehung der geometrischen Optik angena¨hert werden:










Die Peakleistung eines Gaußproﬁles kann u¨ber die Pulsenergie Epuls, die Pulsdauer tpuls und den Radius








Die mittlere Intensita¨t, die in einem Gaußproﬁl auf eine entsprechende Querschnittsﬂa¨che triﬀt, kann
in Abha¨ngigkeit der Standardabweichung bzw. ω(z) angegeben werden und betra¨gt ca. 0.61 I(0) (siehe
Anhang). Ein praktisch wichtiger Parameter eines realen Gaußstrahles ist der M2-Wert, der auch als
Beugungsmaßzahl bezeichnet wird. Die Beugungsmaßzahl gibt an, wie stark der reale Strahl von dem
eines idealen Gaußstrahls (der nur ein mathematisches Konstrukt ist) abweicht. Er kann aus der Messung
des Intensita¨tsproﬁls erhalten werden, wenn die Projektionsebene entlang der z-Koordinate vera¨ndert
wird [280]. Mit der Annahme, daß θ der (Fernfeld) Divergenz des Strahles im Bogenmaß entspricht, kann
der kleinstmo¨gliche Strahldurchmesser eines realen Monomode Gaußstrahls auch u¨ber das sogenannte
Strahlparameterprodukt abgescha¨tzt werden:







70Dies ﬁndet auch Anwendung bei der Abbildung eines Strahles auf sich selbst, wie dies im Falle stabiler Resonatoren fu¨r
die Grundmode innerhalb der Laser-Cavita¨t eintritt.
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Die Beziehung der Ungleichung gilt dabei nur fu¨r den eingebetteten Gaußstrahl. Dieser ist nicht real,
sondern ein ideales Konstrukt. Die Beziehung vor der Ungleichung spiegelt den Verlauf realer Strah-














Wobei 2ω = DL entsprechen soll. Geht man davon aus, daß an einer Linse bzw. Apertur D ein hindurch-
tretender Laserstrahl mit dem Durchmesser DL in seinem Intensita¨tsproﬁl nur 1% seiner Energie in Folge
der Beschneidung verliert, d.h. der Durchmesser des Laserstrahls auf der Linse betra¨gt DL = πωf , kann
fu¨r die schmalste Strahltaille (nach dem 1/e2-Kriterium) die Beziehung
d0 = 2ω0 ≈ 2fλ
D
(3.145)
fu¨r den Strahltaillendurchmesser aufgestellt werden. Der fu¨r die Fokussierung des Gaußstrahls entschei-
dende Parameter ist dann die Linsenausleuchtung DL. Mit der Deﬁnition der f-Zahl f# ≡ fD , kann wegen
des kleinen Intensita¨ts- bzw. Leistungsverlustes der kleinste Strahldurchmesser approximiert werden. Er
betra¨gt in etwa [280]:
d0 ≈ 2 f# λ (3.146)
Aus einer Leistungsberechnung folgt ein vergleichbarer Wert, wenn man eine Konzentrierung der Energie
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Abbildung 3.27: Abbildung einer TEM00-Strahleinhu¨llenden, zusammen mit einer du¨nnen Sammellinsen (+ Linse).
In der geometrischen Optik gibt per Deﬁnition die Brennweite einer du¨nnen Sammellinse den Kru¨mmungs-
radius der einhu¨llenden Wellenfront bei einer Abbildung achsparalleler Strahlen in einem Punkt hinter
der Linse wider. Der Ursprung des Kru¨mmungsradius ist dabei der geometrisch optische Fokus. Im Zu-
sammenhang mit der Theorie der Ausbreitung von Gaußstrahlen erha¨lt man bei der Abbildung einer
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Strahltaille eine zusa¨tzliche Beziehung, die den Wellenfrontradius Rz und die Linsenbrennweite f verbin-
det:




Es ist damit i.d.R. eine Abweichung ∆f zwischen der Lage des Fokus nach der Deﬁnition der geometri-
schen Optik und der Lage der Strahltaille des fokussierten Laserproﬁles in einer Entfernung z0 von der
Linse festzustellen (Abbildung 3.27). Die Diﬀerenz zwischen der erwarteten Lage z0 und der Brennweite
f entspricht:









Beru¨cksichtigt man im folgenden, daß per Konvention die ru¨ckwertige Brennweite einer du¨nnen Linse mit
f ′ bezeichnet wird, kann die Situation ada¨quat durch eine komplexe Relation beschrieben werden. Diese
leitet sich aus dem q-Parameter, q(z) = z + q(0) = z + izR, in Kombination mit der ABCD-Matrix und









Diese geht fu¨r große Gegenstands- und Bildabsta¨nde in die Gleichung der geometrischen Optik u¨ber. Liegt
die Strahltaille eines z.B. vorfokussierten Gaußstrahls im Gegenstandsbereich einer du¨nnen Sammellinse
s, kann man aus dem reelen Anteil von (3.149) die Bildweite s′ erhalten:
s′ = f ′
(
1− f
′(s + f ′)
(s + f ′)2 + z2R
)
(3.150)





(s + f ′)2 + z2R
(3.151)
Fu¨r den Fall, daß der Betrag der Rayleighla¨nge zR → 0, ergibt sich somit kein Unterschied zu den
Schlussfolgerungen aus der geometrischen Optik. Diese Situation tritt aber i.d.R. nicht ein und man kann
allgemein deutliche Abweichungen feststellen:
• Es gibt eine maximale und eine minimale Bildweite s′ fu¨r TEM00-Gaußstrahltaillen.
• Die maximale Bildweite wird bestimmt durch die maximale Gegenstandsweite s = f + zR und
betra¨gt s
′
max = f + f
2/2zR.
• Es existiert ein Verha¨ltnis s/f = s′/f = 1 fu¨r alle Werte von zR/f . Liegt die Strahltaille (ω0) im
Brennpunkt f vor der Linse, dann liegt die Strahltaille hinter der Linse (ω
′
0) auch im ru¨ckwertigen
Brennpunkt f. Eine Abbildung ins Unendliche bei einer Lage der Taille in f (s = f) vor der Linse,
wie in der geometrischen Optik, ist nicht mo¨glich.
• Teleskopanordnungen nach Kepler (zwei + Linsen) aber als (gute) Na¨herungen erfu¨llt. Es stellt sich
bei einer erneuten Fokussierung des teleskopisch aufgeweiteten Strahls eine Verlagerung von ω′0 ein
(s′ = f ′ − z′R), wenn das Verha¨ltnis von zR/f vergro¨ßert wird.








(1− sf )2 + ( zRf )2
) (3.152)
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Es gibt dabei keine Beschra¨nkung der minimalen Absta¨nde, um eine Strahltaille abzubilden. Diese kann
z.B. unmittelbar auf der Kru¨mmungsﬂa¨che einer bikonkaven Linse liegen und wird in diesem Fall auf der
gegenu¨berliegenden Kru¨mmungsﬂa¨che abgebildet werden. Die Rayleighla¨nge hinter dem fokussierenden




2 · zR (3.153)
Die ”Fokustiefe“, d.h. der Bereich in den Grenzen, bis zu denen die Strahltaille um den Faktor
√
2 ange-







λ. Dabei wird als Aperturdurchmesser D = πωf angenommen. Alternativ kann z.B. aber auch ein
bestimmter Prozentwert fu¨r eine Strahlaufweitung, gegenu¨ber dem Taillenwert, als ein Kriterium heran-
gezogen werden. Gilt z.B. die Annahme, daß nur 5% Aufweitung im Verha¨ltnis zum Wert der Strahltaille






Der axiale Intensita¨tsverlauf entlang der Ausbreitungsrichtung der Strahlung, beginnend von der Strahl-
taille, ist also einerseits abha¨ngig von der Aperturgro¨ße mit dem Radius = a, der Wellenla¨nge der Strah-














Außerdem muss bei den Messungen in dieser Arbeit beru¨cksichtigt werden, daß ein erheblicher Anteil des
Intensita¨tsproﬁles, aufgrund der besonderen Art der Laserstrahleinkopplung in die Hochvakuumquelle(n)
eﬀektiv verlorengeht. So zeigt das fokussierte TEM-Proﬁl z.B. bei zentrischer Strahljustierung (keine Ko-
ma) am Spektrometer LAMMA 2000 und einer Betrachtung der fokalen Ebene im Probenraum einen
Energieverlust von  90 % (ohne statische und dynamische Abschwa¨cher). Werden afokale Probenebe-
nen betrachtet, kann die Intensita¨tsverteilung im Sinne einer Zentralabblendung interpretiert werden, die
allerdings geometrisch nicht idealsymmetrisch ist. Dennoch existieren nicht selten intensive Peaks inner-
halb der Intensita¨tsverteilung, die massenspektrometrische MALDI-Messungen ermo¨glichen. A¨hnliches
gilt auch fu¨r Strahljustierungen mit Koma.
Ein gaußfo¨rmiges TEM-Proﬁl muss im Vergleich zu einem Strahlproﬁl mit homogener Verteilung in
einer Mikroskopanordnung beru¨cksichtigt werden (Sinusbedingung). Die Apodisationsfunktion zur Be-
schreibung einer Objektbeleuchtung im Auﬂicht erha¨lt man nach [277]:







wobei β = a/ω, dem Verha¨ltnis von Blenden- bzw. Aperturradius zum Strahltaillenradius des Gauss-
proﬁls in der Aperturebene entspricht und α dem halben O¨ﬀnungswinkel des Objektivs sowie θ dem
Beugungswinkel. Beide Winkel (im Bogenmaß) entsprechen sich gerade, wenn nur die jeweils mo¨glichen
Randstrahlen im Aufbau betrachtet werden. Die Gleichung spiegelt dann die Situation eines homogenen
Strahlproﬁles wider, wenn fu¨r β = 0 angenommen werden kann.
Die Abbildungen 3.28 bis 3.30 stellen einige Eigenschaften fokussierter TEM00-Strahlung dar.
Babinets Prinzip
Außer den kreisrunden Aperturblenden, der kreisrunden Linsenpupille(n) und einer ovalen Spiegelaus-
sparung innerhalb der Ionenquelle der Massenspektrometer (ALADIM II, LAMMA 2000), muss zudem
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noch der Einﬂuss der Ionentransferkapillare(n) beachtet werden. Diese wirken dabei, aus Folgerungen die
sich aus dem Prinzip von Babinet ergeben, in guter Na¨herung als Spaltaperturen mit identischem Durch-
messer. Das entstehende Fraunhofer-Beugungsbild entspricht damit fast demjenigen einer vergleichbaren
Schlitzblende (→ a¨hnliche Wirkung von komplementa¨ren Beugungsgeometrien im Nah- und Fernfeld)
[278] [280].
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Entfernung von der Strahlachse 
Abbildung 3.28: (a) Eindimensionales TEM00-Strahlproﬁl bei unterschiedlicher Abschwa¨chung mit z.B. Kombinationen
aus Neutraldichteﬁltern (Grauﬁlter) mit homogener Abschwa¨chung. Nimmt man eine bestimmte Intensita¨t h = Ih
Imax
im
eindimensionalen Proﬁl an, die mit einem Radius r von der Strahlachse ausgehend betrachtet wird, ist es mo¨glich das
Proﬁl in Bereiche einzuteilen. Einen rechteckigen Bereich 3 in der Mitte des Proﬁls, dessen Ho¨he h und dessen Breite 2rh
entspricht. Einen Bereich an der Spitze des Proﬁls 1 und zwei Bereiche links und rechts neben dem Rechteckbereich 2.
Tra¨gt man die Energie als Funktion von h auf, erha¨lt man die in Abbildung 3.29 dargestellten Verla¨ufe. (b) Eindimensionale
Intensita¨tsverteilung bei unterschiedlichen Ebenen im fokussierten Gaussproﬁl. Fu¨r den Fall einer gewinkelten Einstrahlung
0◦ < θ < 90◦ erha¨lt man elliptische Querschnittsﬂa¨chen auf der Ebene, die eindimensionalen Proﬁle x,y unterscheiden sich
deutlich und weisen eine Schiefe auf (Skewness, hier nicht dargestellt) [280].
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Abbildung 3.29: (a) Energie als Funktion von h entsprechend Abbildung 3.28 a [282]. (b) Auf den Strahlradius normier-
tes eindimensionales Gaussproﬁl (schwarz) und ein Top-hat-Proﬁl. Die Lage realer
”
Flat-Top“-Proﬁle im Vergleich zum
urspru¨nglichen Gaussproﬁl, kann je nach technischer Ausfu¨hrung variieren und ist nur angedeutet (gru¨n) [280].
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mit wechselnden Werten von (zR/f). Der Betrag (zR/f) = 0 stellt dabei die Situation der geometrischen Optik dar. Die
Extremwerte erha¨lt man mit (s′/f)max = 1 + 1/2(zR/f) bei (s/f) = 1 + (zR/f) und (s′/f)min = 1 − 1/2(zR/f) bei
(s/f) = 1 − (zR/f). (b) Plot der Vergro¨ßerung m als Funktion der Bildweite fu¨r TEM00-Gaußstrahlen mit wechselnder




Neben den hier explizit dargestellten Gera¨ten sind weitere Laborgera¨te verwendet worden. Diese werden
an entsprechender Stelle im Text bezeichnet, in ihrem Aufbau aber nicht na¨her beschrieben.
4.1.1 Massenspektrometer ALADIM II
Es handelt sich bei dem Gera¨t ALADIM II um ein LDI-TOF Spektrometer mit horizontal angeordnetem
Flugrohr. Das Spektrometer kann im Linearmodus (bis ca. 27 kV)1 oder im Reﬂektormodus (bis ca. 20
kV) betrieben werden. Im Reﬂektormodus wird ein axialer zweistuﬁger Gitterreﬂektor (24 Ringe) in Kom-
bination mit einer Konversionsdynode2 verwendet. Es besteht im Reﬂektormodus auch die Mo¨glichkeit
zur PSD-Analyse mit einer stufenweisen Anpassung des Reﬂektorpotentials und einer selektiven Ionga-
teschaltung (Mutterionenselektion, U¨bersichtsskizze Abbildung 4.1).
Die Ionenquelle ist aus einer zweistuﬁgen Beschleunigungszone mit einer zusa¨tzlichen elektrostatischen
Fokussierungseinrichtung mit inhomogenen elektrostatischen Feldern aufgebaut. Diese Anordnung bein-
haltet einen Ionentransfertunnel, an dessen Ausgang sich ein Iongate aus zwei planparallelen Gitternetze-
benen beﬁndet. Zusa¨tzlich besteht die Mo¨glichkeit mit verzo¨gerter Ionenextraktion (Delayed-Extraction,
DE) zu messen. Im Falle von DE wird die Blende in Abha¨ngigkeit der Schaltspannung (V0), so schnell als
mo¨glich (Turn-On-Delay-time, Turn-On-Rise-time, Jitter) von dem am Target anliegenden Potentialwert
auf ein niedrigeres positives Potential geschaltet (U¨bersichtsskizze Abbildung 4.2). Die schnelle Potential-
schaltung wird dabei u¨ber zwei Push-Pull-MOS-FET-Schalter der Firma Behlke (HTS 31-GSM) realisiert.
Die Delayzeit kann u¨ber einen digitalen Delay-Generator (DG 535) der Firma Stanford Research Systems
Inc. variiert werden. Von der Probe im Spektrometer kann u¨ber einen Spiegel im Probenraum ein ca. 2
mm x 2 mm großer Bereich mit einer 100-fachen Vergro¨ßerung betrachtet werden. In Abbildung 4.3 ist
zum einen die transmittierte Laserenergie in Abha¨ngigkeit von der Position der Abschwa¨cherpla¨ttchen
sowie zum anderen der Winkel der Abschwa¨cherpla¨ttchen in Abha¨ngigkeit von der Schrittmotorstellung
aufgetragen.
Die AD-Umsetzung der i.d.R. nicht weiter vorversta¨rkten MCP-Signale erfolgt u¨ber ein digitales 500
MHz Speicheroszilloskop der Firma Le Croy des Typs 9350 AM (1GS/s im Einkanalverfahren, 500MS/s
im Zweikanalverfahren). Das Spektrometer wird u¨ber die im Haus entwickelte Software ULISSES 8.0
1Gegenwa¨rtig: MCP-Detektor I, d ≈ 40 mm, Chevron-Anordnung.
2gegenwa¨rtig: Kupfer-Beryllium-Dynode, MCP-Detektor II d ≈ 40 mm, Chevron-Anordnung.
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gesteuert [283].
Der Restgasdruck des Spektrometers liegt im Bereich zwischen ca. P ≈ 7 · 10−7 mbar und P ≈
1.0 · 10−6 mbar. Er wird von zwei Turbomolekularpumpen (Pfeiﬀer TMU 520, TMU 250) und einer
Drehschiebero¨lvorpumpe (Pfeiﬀer Duo 16B, ca. 15 l/h) erzeugt. Zur Einschleusung der Probe wird eine
separate Drehschiebero¨lpumpe mit geringerer Leistung verwendet (ca. 10 l/h). Die Messungen zu dieser
Arbeit werden mit einem Stickstoﬄaser der Firma Laser Science Inc., mit einer Emissionswellenla¨nge von
λ = 337.1 nm durchgefu¨hrt.
Sa¨mtliche Netz-, Mess- und Steuergera¨te (einschliesslich Steuerrechner) sind mit einer Masse (MS-


























Abbildung 4.1: Aufbauskizze des Massenspektrometers ALADIM II (ohne Vakuumpumpen).
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Abbildung 4.2: Schematischer Aufbau der Ionenquelle des Massenspektrometers ALADIM II und angedeuteter
Verlauf der A¨quipotentialﬂa¨chen im seitlichen Anschnitt. Die Geometrie der in der Skizze dargestellten Elektroden
entspricht nicht der tatsa¨chlichen Geometrie, diese besitzen teilweise die Form eines Rohrstu¨ckes.
Tabelle 4.1: Dimensionen am Massenspektrometer ALADIM II. Werte gerundet, in der Einheit Millimeter.
Ionenquelle
Target - Blende : 3
Blende - 3. Elektrode : 7
3. Elektrode - 4. Elektrode : 15
4. Elektrode - Ionentunnel : 3
TOF
Target - Lineardetektor : 1400
Target - Konversionsdynode : 2150
Konversionsdynode - Detektor∗ : 150
∗ Ku¨rzester parabolischer Trajektorienabstand.
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Tabelle 4.2: Speziﬁkation des N2-Laser VSL-337 ND-S der Firma Laser Science Inc., verwendet am
Massenspektrometer ALADIM II. Die maximale unfokussierte Bestrahlung betra¨gt in etwa 75 mJ/m2.
∗: Im Proﬁl fehlt ein rechteckiger Bereich von ca. 5 mm x 5 mm.
Lasermedium : N2
Ausgabewellenla¨nge : 337.1 nm
Spektrale Bandbreite : 0.1 nm
Pulsenergie : ≈ 300 µJ
Pulsdauer (FWHM) : < 4 ns
Frequenz : 1 - 20 Hz
Mittlere Leistung (20 Hz) : 6 mW
Peakleistung : 75 kW
std.Intensita¨t (10 Hz) : ± 4%
Strahldivergenz : ≈ 0.5 mrad
Strahlquerschnitt∗ : 40 mm2
Externer Trigger : + 5 V, 1 µs, 20 Hz
Maximale Betriebstemperatur : 40◦C
Trigger In to Optical Pulse Out : 700 ns,  40 ns std. jitter
Optosync Output : TTL 50 Ω
Optical Pulse to Optosync Delay : 50 ns, < 500 ps std. jitter
Tabelle 4.3: Speziﬁkation HV-Schalter Behlke HTS 31-GSM (Herstellerangaben).
Maximum Operating Voltage (Vo) : ±3000 V
Isolation (Vi) : > 10000 V
Maximum Peak Current (Ip) : 30 A
Maximum Continuous Current (IL) 25
◦C : 500 mA
Static On-Resistance (Rstat) : ca. 8 - 24 Ω
Maximum Oﬀ-State Current (Ioff ) : < 10 µA
Turn-On Delay Time (td(on)) : 80 ns
(bei 0.5 Vo, CL = 20 pF , Rs = 47 Ω)
Turn-On Rise Time (tr(on)) : 10 ns
(bei 0.8 Vo, CL = 20 pF , Rs = 51 Ω)
Typical Turn-On Jitter (tj(on)) : 300 ps
(bei Vaux = 5.0 V , Vtr = 5 V , f = 1kHz)
Pulse Width Range (tp) : 80 ns - ∞
Switch Natural Capacitance (Cn bei Vo) : 70 pF
Coupling Capacitance (Cc) : 15 pF
HV side against control side
Auxilliary Supply Voltage (Vaux) : 5 V
Auxilliary Supply Current (Iaux) : 400 mA
Control Voltage (Vtr) : 2 - 10 V
Maximum Continuous Frequency (fc(max)) : 40 kHz
Continuous Power Dissipation (Pd(max)) : 10 W
Tabelle 4.4: Linsen zur Vorfokussierung von Strahlung im UV. Herstellerangaben in der Einheit Millimeter
(LINOS Photonics).
Nennbrennweite dOptik f ’248nm f ’355nm
20 12.5 19.67 21.01
25 12.5 24.77 26.44
40 22.4 38.69 41.31
Plankonvexlinsen, Quarzglas.
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Abbildung 4.3: Relative Laserenergie in Abha¨ngigkeit der Stellung der Abschwa¨cher (oben) und Winkel der Oberﬂa¨che
eines Abschwa¨cher- und Korrekturpla¨ttchens zum Laserstrahl in Abha¨ngigkeit der Schrittmotorstellung (unten). Das zweite






d der Dicke des Pla¨ttchens, n dem Brechungsindex des Glasmaterials und α dem Laserstrahlwinkel in Bezug auf das Lot
der Glasoberﬂa¨che.
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4.1.2 Massenspektrometer LAMMA 2000
Bei dem Gera¨t LAMMA 2000 handelt es sich um ein LDI Flugzeitspektrometer mit vertikaler Anordnung
des Flugrohres. Dieses Spektrometer ermo¨glicht die Durchfu¨hrung von Messungen im Linear- und Reﬂek-
tormodus. Bei dem Reﬂektor handelt es sich hier um einen zweistuﬁgen Gitterreﬂektor mit 14 Ringen.
Im Meßaufbau wird sowohl zur Desorption/Ionisierung sowie auch zur Vermessung von CLSM-Proben im
aktuellen Aufbau, ein und derselbe Nd:YLF DPSS-Laser3 der Firma Spectra-Physics GmbH verwendet.
Einige Bilder von der geo¨ﬀneten Ionenquelle sind in Abbildung 4.4 zu erkennen. Eine U¨bersichtsskizze
des gesamten Aufbaus ist in Abbildung 4.5 dargestellt. In dem doppelbrechenden Nd:YLF-Kristall wird
hauptsa¨chlich senkrecht polarisiertes Licht der Wellenla¨ngen λ = 1047 nm und λ = 1053 nm erzeugt.
Der Nd:YLF-Kristall weist gegenu¨ber den i.d.R. ha¨uﬁger eingesetzten Nd:YAG- und Nd:VO4-Kristallen
eine schwa¨chere Auspra¨gung des thermischen Linsen-Eﬀekts auf. Als thermische Linse wird die tempe-
raturbedingte A¨nderung des Brechungsindex (dn/dT) im Querschnitt des Mediums, in Abha¨ngigkeit zur
La¨ngsposition im stabfo¨rmigen Kristall, bezeichnet. Weiterhin ist die Lebensdauer des wahrscheinlichsten
spontanen Fluoreszenzu¨bergangs mit der Wellenla¨nge λ = 1047 nm, mit ca. 485 µs (Nd3+, 4F3/2) im
Nd:YLF-Kristall deutlich gro¨ßer, als diejenige der prima¨ren Nutzwellenla¨nge von Nd:YAG-Kristallen (≈
Faktor 2). Hierdurch kann der Prozess des optischen Pumpens verla¨ngert werden. Das optische Pumpen
wird durch einen Diodenlasers eingeleitet. Dieser emittiert Strahlung einer Wellenla¨nge von λ = 806 nm,
die dann u¨ber eine mehradrige Glasfaserleitung (dielektrische Multimode oder Singlemode Wellenleiter4)
in den Laserkopf gelangt. Hier kommt es nach dem Laserprozess zu einer Wandlung der Prima¨rwellenla¨nge
(1047 nm), anhand zweier nichtlinearer Kristalle (BBO5; SHG, SFG) in einem U¨berho¨hungsresonatorauf-
bau (OPO) [284]. Die letztlich emittierte (Arbeits)Wellenla¨nge entspricht dann der frequenzverdreifach-
ten Prima¨rwellenla¨nge von λ = 349 nm mit einer u¨berwiegend horizontalen (linearen) Polarisation (P
> 100:1). Die eﬀektive Konversionseﬃzienz, wie auch die Strahlqualita¨t ha¨ngen dabei entscheidend von
der Temperaturregulation der Wandlerkristalle ab (dne/dT)6. Der verwendete Laser erreicht im Aufbau
mit akustooptischer Modulation (AOM, Q-Switch) eine maximale Pulswiederholfrequenz von f = 1 kHz
und kann u¨ber eine RS-232-Schnittstelle angesteuert bzw. u¨ber einen analogen 26-Pin-Anschluss extern
getriggert und (optional) ausgelesen werden. U¨ber den analogen Port ist auch eine Optosync-Kontrolle
(Photodiode) der Ausgabepulse mo¨glich. Der Optosync-Output erfolgt dabei zwischen 0.9 µs bis 1 µs
± 2.5 ns Jitter, bevor der Laserpuls emittiert wird. Der in den Laserkopf integrierte Pulsmonitor misst
die Pulsenergie und u¨bermittelt diese ca. 38 ns ± 0.5 ns Jitter nach Erreichen der steigenden Flanke des
Laserpulses an den Steuerrechner. Zwischen der steigenden Flanke eines TTL-Pulses und der Laserpuls-
ausgabe vergehen dann i.d.R. zwischen 2.4 µs bis 2.5 µs ± 0.5 µs Jitter, wobei die TTL-Pulsla¨nge dann
immer t > 0.5 µs sein muss (min. pulse length = 0.1 µs). Die maximale Pulsintensita¨t des Laser liegt
in etwa bei EPuls ≈ 250 µJ . Die maximale Pulsbestrahlung des unfokussierten Ausgangsstrahles betra¨gt
in etwa E = 1.27 kJ/m2 (1.27 nJ/µm2). In Abbildung 4.6 ist die Wellenfrontkru¨mmung des Lasers bei
unterschiedlichen Pulsenergien aufgetragen. Sie gibt die Verzo¨gerung der Phase an achsfernen Punkten an.
3Triton 250, Nd:YLF = LiY NdxFx, tetragonale Kristallstruktur, Gitterparameter a = 5.16A˚, c = 10.85A˚, thermischer
Ausdehnungskoeﬃzient (Kristallachse a) ≈ 13.3 10−6/K (Kristallachse c) ≈ 8.3 10−6/K, Dichte ≈ 3.99g/cm3, doppelbre-








λ2−134.9566 , Suﬃx o= ordinary, e= extraordinary (siehe auch S.xx). Speziﬁka-
tionen nach LASER COMPONENTS GmbH, 82140 Olching, Germany.
4Totalreﬂexion bei θ = arcsin(n2/n1). Brechungsindizes der Faserhu¨lle (n2) und des Faserkerns (n1).
5BBO = Beta-Bariumborat-Kristall, β −BaB2O4; SHG = Second harmonic generation, SFG = Sum-frequency genera-
tion.
6Der wellenla¨ngenabha¨ngige Brechungsindex fu¨r den extraordina¨r polarisierten Strahl der 2. harmonischen Wellenla¨nge
523.5 nm muss fu¨r eine Phasenmodulation (SFG) mit der fundamentalen Wellenla¨nge 1047 nm im Wandlerkristall mo¨glichst
exakt auf einem Wert gehalten werden.
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Das Massenspektrometer wird u¨ber eine im Haus programmierte Software (ULISSES 8.2) gesteuert
[283]. ULISSES ermo¨glicht die automatische Bilderzeugung von derzeit bis zu vier Massenpeaks, jeweils
in einem Zeitfenster von min. 105 ns (21 Bins). D.h. das intensivste Signal innerhalb der Fensterauswahl
wird zur Pixelerzeugung herangezogen. Die AD-Wandlung erfolgt hier u¨ber eine ISA PC-Einsteckkarte des
Modells 9825 Control mit 200 MHz (200 Megasamples/s) der Firma Precision Instruments. Im CLSM-
Modus erfolgt die Steuerung des Piezo-Probentisches (Graf Mikroelektronik) und die Lasertriggerung
ebenfalls u¨ber eine im Haus erstellte Software und eine I/O PCI-Karte der Firma Precision Instruments.
Bei dem AD-Wandler fu¨r den CLSM-Modus handelt es sich um einen Meilhaus ME-Redlab 1208 (12
Bit, 10 Bit-Auﬂo¨sung) der Firma Meilhaus Electronic GmbH. Dieser kann u¨ber USB 2.0 angesteuert und
ausgelesen werden.
Das Vakuumsystem des Spektrometers besteht aus zwei Turbomolekularpumpen (2 x Leybold Tur-
bovac 361, ca. 350 - 360 l/h) und einer Drehschiebero¨l-Vorpumpe (Leybold Trivac, ca. 15 l/h). Die Dreh-
schiebero¨l-Vorpumpe wird auch zur Evakuierung der Probenschleuse verwendet. Hierzu wird zusa¨tzlich
ein Ausgleichskammersystem mit Regelventilen beno¨tigt, das ein unterbrechungsfreies Arbeiten der Tur-
bomolekularpumpen auch wa¨hrend des Schleusungsvorgangs gewa¨hrleistet. Der Restgasdruck im Spek-
trometer betra¨gt im Meßbetrieb zwischen 5 · 10−7 mbar bis maximal 1 · 10−6 mbar.
Eine Besonderheit bildet das aus fu¨nf Suprasillinsen mit zentraler Bohrung bestehende Laserobjektiv.
Die Abweichungen der einzelnen Linsenoberﬂa¨chen zur idealen Spha¨re betragen hier maximal λ/10. Die
Durchmesser der Linsen liegen zwischen 31 mm und 42.5 mm. Die Toleranzen der einzelnen Linsendicken
betragen zwischen 0.008 mm und 0.2 mm. Der erste Glas-Luft-Glasabstand des Systems ist einstellbar
(Rechtsgewinde) und ermo¨glicht eine (moderate) Wellenla¨ngenanpassung. Das Objektiv besitzt auf der
Abbildungsseite eine numerische Apertur von NA = 0.62 und ist rechnerisch beugungsbegrenzt ausgelegt
(λ/8 bei λ = 266 nm, Airydurchmesser d = 0.52 µm). Der objektseitige Brennpunkt liegt in einer Entfer-
nung von f = 34.76 mm. Die Gegenstandsweite entspricht dann einer Entfernung von s = 455 mm, die
Bildweite einer Entfernung von s′ = 25 mm. Die rechnerisch optimale Lage des Fokus betra¨gt bei dieser
Wellenla¨nge 15.917 mm von der Fassungskante des Objektives aus gemessen. Aus den Daten ergibt sich
eine rechnerische Vergro¨ßerung von β = 0.077 fu¨r eine Punktabbildung in die Region der Ionenquelle des
Spektrometers (alle Angaben bezogen auf λ = 266 nm). Die Werte fu¨r eine Wellenla¨nge von λ = 349 nm
mu¨ssen experimentell ermittelt werden.
Die Beobachtung der Probe ist u¨ber eine modiﬁzierte Beleuchtung (mit einer roten Laserdiode) und
einen zum Desorptions/Ionisierungsstrahlverlauf teilparallelen Abbildungsstrahlengang mo¨glich. Hierbei
wird in einer mikroskopischen Vergro¨ßerung (ca. 400-fach) ein Bildausschnitt von ca. 500 µm x 400 µm
betrachtet. Das Spektrometer ist in dieser Arbeit ausschliesslich im Linearmodus betrieben worden. Bei
dem hierzu verwendeten Detektor handelt es sich um einen MCP-Detektor in Chevron-Anordnung (zwei
MCP) mit wirksamen Durchmessern von 40 mm der Firma tectra GmbH (MCP 050, Gain ≈ 5 · 106 bei
2 kV). Das Signal aus dem MCP-Detektor wird dann zusa¨tlich versta¨rkt, (ca. 10-fach) und anschliessend
mit vertauschtem Vorzeichen in die Transientenkarte geleitet. Abbildung 4.7 zeigt den Verlauf der Laser-
energie bei der variablen (dynamischen) Abschwa¨chung sowie bei unterschiedlichem Diodenstrom. Mit-
angegeben wird die wellenla¨ngenabha¨ngige Transmission des statischen (10 %) Neutraldichteﬁlters und
die wellenla¨ngenabha¨ngige Transmission des testweise verwendeten Fluoreszenzﬁlters im CLSM-Aufbau.
Die Abbildungen 4.8 und 4.9 zeigen Einzelheiten aus dem CLSM-Aufbau bzw. Herstellerspeziﬁkationen
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bestimmter Baugruppen.
Sa¨mtliche Netz-, Mess- und Steuergera¨te, einschliesslich der zwei Rechner, die gegenwa¨rtig zu einer
getrennten Steuerung der Ionendetektion und des Lasers erforderlich sind, werden mit einer gemeinsa-
men Masseleitung verbunden (MS-Geha¨use). Das MS-Geha¨use ist abschliessend u¨ber eine laborinterne
Masseleitung (Kupferstrang) geerdet.
LAMMA 2000 – Ionenquelle
 '
=
Abbildung 4.4: LAMMA-2000-Quelle. (1.a) Nd:YLF-Laserkopf mit Pulsmonitor x,y,z-Halterung (1.b), regelbarem Ab-
schwa¨cher (1.c) und Photodiode (1.d). Blick in die geo¨ﬀnete Quellregion mit Ionendeﬂektor (2.a), Laserobjektiv mit Hal-
terung (2.b), x,y,z-Piezotisch (2.c) und x,y,z-Tisch (2.d). Blick durch die Probenschleuse auf die Quelle und angedeutete
Laserstrahltaille. (3.a) Laserobjektiv in Messingfassung, (3.b) Extraktionselektroden, (3.c) Probenaufnahme mit Elektro-
denhalterung und Anschluss, (3.d) x,y,z-Piezotisch.
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Abbildung 4.5: U¨bersichtsskizze des Aufbaus am Spektrometer LAMMA 2000. Der Kasten an der linken Seite stellt die
unterschiedlichen Abbildungsverla¨ufe der Beleuchtungs- und Desorptionsstrahlung in der Quellregion dar.
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Tabelle 4.5: La¨ngendimensionen am Massenspektrometer LAMMA 2000. Werte gerundet in der Einheit
Millimeter.
Ionenquelle
Target - Blende : 4
Blende - 3. Elektrode : 8
3. Elektrode - Ionentunnel : 8
TOF-Analysator
Driftstrecke∗ : 1326
∗ Ionentunnel - Gitter-MCP (Lineardetektor).
Tabelle 4.6: Leistungsdaten und Strahlqualita¨t des Nd:YLF basierten DPSS-Laser Triton 250 vor den
optischen Elementen am LAMMA 2000.
Leistungsdaten
Energie (int.) Energie (ext.) Pulsweite1 Diodenstrom Pulsrauschen∗
52 µJ 52 ± 0.9 µJ 16.8 ± 0.4 ns 7.0 A 1.7 %
152 µJ 152 ± 2.7 µJ 10.8 ± 0.3 ns 9.0 A 1.8 %
250 µJ 250 ± 3.5 µJ 9.0 ± 0.2 ns 12.0 A 1.4 %
Strahlqualita¨t
Energie (intern) M2 (x) M2 (y) Astigmatismus Asymmetrie
52 µJ 1.09 1.05 0.20 1.04
152 µJ 1.12 1.07 0.13 1.01
250 µJ 1.31 1.25 0.40 1.19
M2 Messung
Energie (intern) ω′0 s
′ z′R Divergenz
52 µJ x = 0.407 mm 162.14 mm 341.98 mm 1.19 mrad
y = 0.425 mm 87.40 mm 385.43 mm 1.10 mrad
152 µJ x = 0.418 mm 160.83 mm 351.73 mm 1.19 mrad
y = 0.416 mm 115.48 mm 364.72 mm 1.14 mrad
250 µJ x = 0.424 mm 283.40 mm 308.64 mm 1.38 mrad
y = 0.503 mm 128.71 mm 454.68 mm 1.11 mrad
Parameter
Pulsenergie Optimum fu¨r 250 µJ Optimum fu¨r 50 µJ
Diodentemperatur 23.5◦C 23.5◦C
SHG-Temperatur 2090 cts# 2770 cts
THG-Temperatur 2315 cts 2215 cts
Diodenstrom (max.) 13 A 10 A
# : cts = counts, interne Za¨hlrate.
1 : Pulsweite nach FWHM-Deﬁnition.
∗ : Signalrauschen in Prozent der Pulsenergie aus Leistungsmessungen.
Quelle : Spectra Physics GmbH NL Stahnsdorf, Testprotokoll. Linsenbrennweite zur Waist-Charakterisierung
f = 489 mm bei λ = 349 nm. Diodenwellenla¨nge λ = 805.5 nm. Pulswiederholungsrate = 1kHz.
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Abbildung 4.6: Wellenfrontkru¨mmung des Triton 250 Nd:YLF DPSS-Laser. Daten siehe Tabelle 4.6.
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Dynamische Laserenergieregulierung

































Statischer Abschwa¨cher und CLSM-Fluoreszenzﬁlter
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DPSS-Energie in Abha¨ngigkeit vom Diodenstromes















































Abbildung 4.7: Laserenergiemessung unmittelbar hinter den Abschwa¨chern (oben, links). Laserenergiemessung im Pro-
benraum (oben, rechts). (Mitte) Spektrale Transmission einer verwendeten Neutraldichteﬁlterkombination und CLSM-
Fluoreszenzﬁlter. Laserenergiemessung unmittelbar hinter den Abschwa¨chern bei unterschiedlichen Diodenstro¨men (unten).
Energiemeter FieldMaxII TOP, Messkopf J10MB-LE, Firma Coherent GmbH.
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CLSM-Apertur (Bildmitte) PMT-Justage unter optischer Kontrolle
.
Abbildung 4.8: Oben, links: PMT-Blende (2) als Platineinsatz, erkennbar in der Bildmitte. Aperturdurchmesser ≈ 19.5
µm ± 1.5 µm. Bildmaße: 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x). Rechts: Optische Justierunterstu¨tzung einer 10
µm-Blende. Erkennbar ist ein Papierstreifen mit abstrahlender Fluoreszenz nach Laserbeschuss. Unten: Side-On PMT der
Firma HAMAMATSU Corp. mit Reﬂection-mode Photokathode und einer circular-cage-Geometrie der Dynodenanordnung.
Transmission des Quarzglasfenster bei einer Wellenla¨nge λ = 349 nm ≈ 90%. Speziﬁkation der Signalversta¨rkung (Gain)
und der Luminiszenz-Sensitivita¨t (A/lm) der Anode als Funktion des Klemmenpotentials. Da die Einheit Lumen (lm) sich
nur auf sichtbares Licht bezieht, ist diese im UV und IR Bereich durch W zu ersetzen. Die Versta¨rkung berechnet sich
nach: G = δn = K V αn, mit V = Potential zwischen Kathode und Anode, K = Konstante, α = Material und Geome-
triekonstante, n = Anzahl der Dynoden, δ = Sekunda¨relektrodenemissionsrate. Als spektrale Referenzlichtquelle wird eine
Glu¨hlampe (Glu¨hwendel = Wolfram, tungsten) mit einer (Farb)Temperatur von 2856 K angegeben. Die Anodensensitivita¨t
ist abha¨ngig vom Einstrahlungswinkel und von der Temperatur des (gesamten) Sensors. Abbildungen (unten) entnommen
aus Dokumenten der Firma HAMAMATSU PHOTONICS Deutschland GmbH. Link: http://sales.hamamatsu.com.
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PMT-Charakteristik
Abbildung 4.9: Oben links: Spektrale Charakteristik einer Bialkali Photokathode (typisch: Sb-Cs). Die Quanteneﬃzienz (in
Prozent) einer Photokathode berechnet sich zu QE = S 1240
λ
100, mit S = der winkelabha¨ngigen Sensitivita¨t in [A/W ]
und der Wellenla¨nge in [nm]. Sie stellt das Verha¨ltnis von emittierten Photoelektronen zu der Anzahl initialer Photonen
dar. Oben rechts: Dunkelstrom als Funktion des Potentials. Das sogenannte ENI (Equivalent noise input) stellt den Betrag
der Strahlungsleistung dar, der notwendig ist, um ein SNR = 1 am Signalausgang zu erzeugen: ENI =
√
2q ldb g ∆f
S
,
mit q = Elementarladung, ldb = Anodendunkelstrom nach Deﬁnition (Diagramm), g = Gain, ∆f = Frequenzbandbreite,
typisch 1 Hz, S = winkelabha¨ngige Sensitivita¨t bei einer Wellenla¨nge. Typische Werte: ENI ≈ 5 · 10−16 W ± 4 ·
10−16 W . Mitte: Dargestellt ist der theoretische Verlauf eines Transportprozesses (Transit-time) mit typischer Verzo¨gerung
des Peakaufbaus (Pulse-rise-time, 10%-90%) einer PMT-Anode und der Zeitabweichung im Elektronentransport (Transit-
time) diskreter Photonenpulse pro Bildpunkt (Delta-Function-Light, Electron-transit-time-spread). Unten: Die dargestellten
Werte stammen aus Messungen mit einem Head-On PMT Typ R2059 mit 51 mm Fenster, 12-stage, linear-focused Geometrie.
Angenommen werden Delta-Funktions-Lichtpulse mit einer Breite von < 50 ps. Die Abbildungen sind entnommen aus
Dokumenten der Firma HAMAMATSU PHOTONICS.
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Tabelle 4.7: Hamamatsu 1P28 Side-On-PMT. Maximales Potential (Kathode - Anode) = 1250 V DC.
Maximales Potential zwischen letzter Dynode und Anode = 250 V DC. Durchschnittlicher Anodenstrom
= 0.1 mA. Kathodenmaterial: Sb-Cs. Minimal nutzbare Kathodenﬂa¨che = 8 mm x 24 mm. 9 Stufen.
Spektraler Bereich: 185 nm bis 650 nm, maximale Empﬁndlichkeit bei 340 nm. Betriebstemperaturbe-
reich = -80◦C bis 50◦C. Alle Speziﬁkationen nach Datenblatt TPMS1062E01 FEB1999, HAMAMATSU
PHOTONICS K.K., 314-5, Shimokanzo, Toyooka-village, Iwata-gun, Shizuoka-ken, 438-0193, Japan.
Parameter Minimal Typisch Maximal Einheit
Sensitivita¨t der Anode
Glu¨hlampe (2856 K) 20 400 – A/lm
λ = 400 nm – 4.8 · 105 – A/W
Sensitivita¨t der Kathode
Glu¨hlampe (2856 K) 25 40 – µA/lm
λ = 400 nm – 48 – mA/W
Quanteneﬃzienz
λ = 340 nm – 21 – %
Gain – 1.0 · 107 – –
Dunkelstrom der Anode
nach 30 min. – 5 50 nA
Ansprechzeit
Anoden-Puls-Rise-Time – 2.2 – ns
Elektronentransportzeit – 22 – ns
Speziﬁkationen bei T = 25◦C und 1000 VDC Betriebsspannung.
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4.1.3 Labormikroskop Olympus BX 41
In dieser Arbeit wird das UV-VIS-Labormikroskop BX 41 von Olympus verwendet (Abbildung 4.10).
Mit diesem Mikroskop ko¨nnen Probenaufnahmen im Auf- und Durchlichtverfahren hergestellt werden.
Neben Fluoreszenz- und Hellfeldaufnahmen (B) sind daru¨berhinaus auch Dunkelfeldaufnahmen (D) und
Messungen mit diﬀerentiellem Interferenzkontrast (DIC) mo¨glich. Das Mikroskop ist zudem mit einer
CCD-Kamera ausgestattet (CC-12, 12 Bit7). Sie wird u¨ber die analySIS-Software 5.0 der Firma SIS (Soft
Imaging Systems GmbH) gesteuert bzw. u¨ber eine Frame-Grabber-Karte mit FireWire-Anschluss (IEEE
1394) ausgelesen (20 MHz ADC, Sample-and-Hold Versta¨rkung). Die verwendete Routine zeichnet sich
durch einen Bildaufbau mit 1376 x 1032 Pixel (Pixelkantenla¨nge = 6.45 µm, 4:3, quadratische Pixel), bei
einer eﬀektiven Sensorﬂa¨che von 8.6 mm x 6.9 mm (Projektionsﬂa¨che, 6.7 µm x 6.7 µm single cell size)
aus. Die Aufnahmerate betra¨gt im Video-Modus mind. 16 fps bis 18 fps (frames-per-second). Wird hierzu
ein Binning (zeilenweise Pixelzusammenfassung) angewandt, ko¨nnen Aufnahmeraten von u¨ber 22 fps er-
reicht werden. Die Belichtungszeit kann von 100 µs bis maximal 160 s manuell oder automatisch u¨ber die
Software geregelt werden. Zur Unterdru¨ckung des thermischen Rauschens ist die Kamera mit einem (pas-
siven) Peltierelement ausgestattet. Dieses ku¨hlt die Sensorﬂa¨che bei 25◦C Umgebungstemperatur auf eine
Solltemperatur von 10◦C. Eine zusa¨tzliche Vibrationsda¨mpfung fu¨r den Kamera-Chip und das Mikroskop
besteht im gegenwa¨rtigen Aufbau nicht. Die Beleuchtung erfolgt im Falle der Auﬂichtmikroskopie u¨ber ei-
ne Halogenlampe (12 V, 100 W) bzw. bei Fluoreszenzmessungen u¨ber eine Quecksilberdampfdrucklampe
(10 V, 100 W) und im Durchlichtverfahren u¨ber eine im Fuß des Mikroskopes eingelassene Halogenlampe
(12 V, 100 W). Das BX-41 ist mit einem Probentisch (x,y,z-stage) ausgeru¨stet, der eine Mikrometermani-
pulation zur Probenfokussierung im Fein- (0.1 mm / 360◦) und im Grobtrieb (17.8 mm / 360◦) ermo¨glicht
(U-VSRB-4, Dreiecks-Keramiklagerung). Dabei kann mit der Feintriebteilung ein kleinstmo¨glicher axialer
Ebenenwechsel von einem Mikrometer (0.1 mm/100) eingestellt werden. Die laterale Beweglichkeit der
Probe betra¨gt in x-Richtung (horizontal) 76 mm und in y-Richtung (vertikal) 52 mm. Im Durchlichtver-
fahren ko¨nnen wechselnde Kondensoren zur Ausleuchtung der Probe verwendet werden (Abbe, NA=1.1,
4x - 100x ; Achromatic Aplanat NA=1.4, 10x - 100x). Die fu¨r Fluoreszenzaufnahmen zur Verfu¨gung
stehenden Filterkombinationen sind in Abbildung 4.11 dargestellt.
73 x 12 Bit RGB. Diese wird innerhalb der analySIS-Software in 3 x 8 bit RGB Bilder konvertiert (ADDA-Modul).
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Labormikroskop mit Digitalkamera
Abbildung 4.10: Aufrechtes UV-VIS Labormikroskop Olympus BX 41 mit computergestu¨tzter Bildauswertung.
Tabelle 4.8: Daten der Universal M Plan Fluorit Objektive fu¨r Hellfeld- und Dunkelfeldbeobachtungen
in Kombination mit den Binokularen WH10X (FN22) am aufrechten Labormikroskop BX 41 von Olym-
pus. Alle Objektive erreichen eine Sehfeldzahl von FN = 26.5 mm (Field number). Daraus ergibt sich
die Gro¨ße des betrachteten Bildfeldes zu, FOV = FN
mobj · mok . Außer dem Plan Apo Objektiv (Apo-
chromat), handelt es sich dabei um Halbapochromate. Nicht gekennzeichnete Werte wurden berechnet.
Laterale Auﬂo¨sung = Rayleigh-Kriterium, Fokustiefe = Na¨herung der Berekschen Formel. Annahme ei-
ner Fokussierung auf die mittlere Wellenla¨nge, λ = 550 nm und einer Brechzahl von Luft in Bodenna¨he,
n ≈ 1.
Bezeichnung Vergro¨ßerung∗ Fokustiefe NA∗ Arbeitsabstand∗ Auflo¨sung
UM Plan Fl BD 5x ca. 57.6 µm∗ 0.15 12 mm ca. 2.2 µm
UM Plan Fl BD 10x ca. 22.4 µm∗ 0.30 6.5 mm ca. 1.1 µm
UM Plan Fl BD 20x ca. 7 µm∗ 0.46 3.1 mm ca. 0.7 µm
UM Plan Fl BD 50x ca. 1.28 µm 0.80 0.2 mm ca. 0.4 µm
UM Plan Fl BD 100x ca. 0.66 µm∗ 0.90 0.31 mm ca. 0.3 µm∗
Plan Apo N BD 2x ca. 398 µm∗ 0.08 6.2 mm ca. 4.2 µm
∗ Speziﬁkation nach Olympus Deutschland GmbH. BD = Brightﬁeld, Darkﬁeld.
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Messkalibrierung und Filterkombinationen




















































Abbildung 4.11: (Oben) Kalibrierung der Gro¨ßenskala der analySIS-Software (Version 5.0) durch Vermessung eines horizon-
talen Mikrometermaßstabs im Durchlichtverfahren. Bildgro¨ße des Maßstabsausschnitts: 1376 (horizontal) x 1032 (vertikal)
Pixel. Gemessen wird die Transmission im gesamten horizontalen Bereich u¨ber die volle (vertikale) La¨nge der kleinen Teil-
striche. Anhand des mittleren Abstands der Teilungen kann bei der Betrachtung unterschiedlicher Vergro¨ßerungen eine
Abweichung z.B. aufgrund einer groben Dejustierung der Kameraposition ermittelt werden. Im Beispiel entspricht der Ab-
stand einer Teilung ca. 50 ± 0.5 µm (50-fache Vergro¨ßerung, Objektiv 5x, Okular 10x). (Unten) Spektrale Charakteristik
der Bandpassﬁlter (BP), Dichromatischer Spiegel (DM) und Anregungsﬁlter (BA) am Olympusmikroskop BX-41.
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4.2 Material
4.2.1 Chemikalien zur Analyse und Pra¨paration
Alle verwendeten Chemikalien wurden, soweit nicht anders bezeichnet, in der jeweils ho¨chsten verfu¨gba-
ren Reinheitsstufe verwendet, d.h. mindestens HPLC-grade-Qualita¨t mit einer Reinheit  98 %. Bei den
Peptiden/Proteinen/Enzymen handelt es sich, soweit nicht na¨her bezeichnet, um salzfreie Lyophilisate.
Die Abbildung 4.12 zeigt die verwendeten (UV)MALDI Matrizes. Abbildung 4.13 stellt die Eigenﬂuores-
zenz der MALDI Matrix 2,5-DHB dar. In Abbildung 4.14 sind Absorptions- und Fluoreszenzspektren der
Matrix 2,5-DHB dargestellt.
Abbildung 4.12: Von links nach rechts: Gentisinsa¨ure (2,5-Dihydroxybenzoesa¨ure), α-cyano-p-Hydroxyzimtsa¨ure ((E)-2-
cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propensa¨ure), Sinapinsa¨ure ((E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propensa¨ure). Gentis-
insa¨ure kommt natu¨rlich u.a. in Enzian- (Gentiana L.), Ku¨mmel- und Lavendelarten vor. Zimtsa¨urederivate u.a. in Trauben.
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Tabelle 4.9: Verwendete Chemikalien, außer Lo¨sungsmittel. GRAVY (Grand average of hydropathicity)
fu¨r Peptide bzw. Proteine nach HI in Tabelle 3.3.

















Phosphatidylcholin PC(32:0) 734.04 C40H80NO8P
Phosphatidylcholin PC(34:1) 760.76 C42H82NO8P
Kirsch2-Peptid1 1260.1 0.740 C62H97N15O11S
Substanz P 1347.63 - 0.700 C63H98N18O13S
Melittin 2846.46 0.273 C131H229N39O31
Val-5-Angiotensin I 1282.45 - 0.230 C61H87N17O14
Dynorphin A 2147.48 - 0.500 C99H155N31O23
Bombesin 1619.85 - 0.564 C71H112N24O19S
Rinderinsulin 5733.49 0.193 C254H377N65O75S6
Gramicidin S 1140.71 ∗ C60H92N12O10
Valinomycin 1111.32 ∗ C54H90N6O18
Cytochrom C 11748.7 - 0.706 C526H845N143O149S6
Cytochrom C (Pferd) 12360.1
Myoglobin 17082.6 - 0.381 C774H1221N211O219S3
Myoglobin (Pferd) 16951.5
Trypsinogen 23980.9
anionisches Trypsinogen 26294.6 - 0.061 C1163H1783N305O363S14
Enzyme
Trypsin sequencing grade, Cat. No. 11 418 475 001, 4x 25 µg (From bovine pancreas), Roche.
Chymotrypsin sequencing grade, Cat. No. 11 418 467 001, 4x 25 µg (From bovine pancreas,
salt free lyophilisate, EC 3.4.21.1), Roche.
N-Glycosidase F, recombinant, PNGase F,
Peptide-N4-(acetyl-β-glucosaminyl) asparagine amidase cloned from
Flavobacterium meningosepticum and expressed in E.coli, EC 3.2.218; 3.5.1.52,
Cat. No. 11 365 185 001, 100 units, Roche.
O-Glycosidase, from Diplococcus pneumoniae (O-Glycan-peptide hydrolase),
O-Glycopeptide endo-D-galactosyl-N-acetyl-α-galactosamino hydrolase, EC 3.2.1.97,
Cat. No. 11 347 101 001, 25 mU (50 µl), Roche.
Chemikalien von SIGMA-Aldrich, Roche, Fluka und Merck.
∗ wasserunlo¨sliche cyclische Peptide.
1 PANATECs GmbH Tu¨bingen.
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Epiﬂuoreszenzaufnahmen (2,5-DHB)
(a) (b) (c)





















Abbildung 4.13: (a - c) Fluoreszenzaufnahmen (100 W Quecksilberdampfdrucklampe), Belichtungszeiten (a) = 20 ms (Filter
1: U-MWU2), (b) = 500 ms (Filter 5: U-MWIB2) und (c) = 210ms (Filter 6: U-MWIG2). Bildmaße 177 µm x 133 µm
(Vergro¨ßerung: 500x). (Unten) Relative UV-Intensita¨t der 2,5-DHB Kristalle. Integrale Fluoreszenzintensita¨t aufgetragen
gegen die Wellenla¨nge (Kantenﬁlter siehe Abb. 4.11).
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 2,5-DHB in Wasser/EtOH
 2,5-DHB in Wasser
(b)
















Abbildung 4.14: (a) Absorptionsspektren und (b) Fluoreszenzspektrum von 2,5-DHB bei Anregung mit Licht des Wel-
lenla¨ngebandes λ = 349 nm ± 20 nm (100 W Quecksilberdampfdrucklampe). Absorptionsaufnahmen: Jasco V-550, Zwei-
strahlphotometer. Fluoreszenzaufnahme: Spektralphotometer PMQ II Carl Zeiss.
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Filzstiftfarbstoﬀe und PEG 1500
Im Zusammenhang mit den Ablationsuntersuchungen und mit vergleichenden LDI-Messungen an unter-
schiedlichen Targetmaterialien werden Filzstifte der Marke EDDING Typ 3000 verwendet. Die ermittelten
Massen der Farbstoﬀe bzw. Gemische werden in den U¨bersichtsspektren mit den nominalen Massen dar-
gestellt.
Bei dem ”schwarzen Farbstoﬀ“ handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Gemisch - ”Polyethylen-
farbe“- gelegentlich auch als Polyethylenglycol 200 Decyl-Ether-Phosphat bezeichnet (C12H29O6P , Mr
= 300.33 g/mol, CAS-Nr. 52019-36-0) mit Ruß bzw. nicht na¨her speziﬁzierten Bestandteilen. Der Anteil
an Phosphorsa¨urediester im schwarzen Farbstoﬀgemisch betra¨gt < 5 % w/w. Die Dichte des schwarzen
Gemisches liegt zwischen ρ = 0.9 bis 1.4 g/cm3 (EG-Sicherheitsdatenblatt 2007).
Die rote und die blaue Farbstoﬄo¨sung beinhaltet photochemisch aktive (Farbstoﬀ)Moleku¨le. Bei dem
roten Farbstoﬀ handelt es sich um Rhodamin 6 G (C28H31O3N2Cl, Mr = 479.02 g/mol) und bei dem
blauen Farbstoﬀ um ”Basic Blue 7“ (C33H40ClN3, Mr = 514.14 g/mol). Rhodamin 6 G hat eine Dichte
von ρ = 1.26 g/cm3, Basic Blue 7 von ρ ≈ 0.94 g/cm3 bis 0.98 g/cm3. In den verwendeten Filzstiftpro-
dukten betra¨gt der Anteil an rotem und blauem Farbstoﬀ insgesamt  5 % (w/w). Weitere enthaltene
Lo¨sungsmittel und Zusa¨tze sind 1-Methoxy-2-propanol  80 %, Phosphorsa¨urediester  5 % und Etha-
nol  10 % alle w/w (EG-Sicherheitsdatenblatt 2003: Permanent Marker e-3000). Abbildung 4.15 zeigt
U¨bersichtsspektren der verwendeten Farbstoﬀe.
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Schwarz Rot













































































































































Abbildung 4.15: U¨bersichtsspektren der verwendeten Farbstoﬄo¨sungen bzw. der PEG-Verteilung. Die Farbstoﬀe werden im
Rahmen der Ablations-/Desorptionsuntersuchungen bei LDI und MALDI-Bedingungen eingesetzt. Die PEG-Massen dienen
einer gezielten Nachkalibrierung von DE-Massenspektren im Reﬂektormodus am Spektrometer ALADIM II.
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Die Farbstoﬀe Rhodamin 6 G und Basic Blue 7 zeigen in den Spektren die Basispeaks [M −Cl+H ]+
= 443.23 u und [M−Cl+H ]+ = 478.32 u. Das Gemisch des ”schwarzen Farbstoﬀs“ zeigt in den Spektren,
in Abha¨ngigkeit der Bestrahlung, die Basispeaks m/z 961 u bzw. m/z 871 u. Hierbei ko¨nnte es sich auch
einfach um Massen des Bestandteiles 2-(Decoxy)ethanol und Phosphorsa¨ure als [C36H86O18P3K +Na]+
= 961.46 u bzw. [(C12H26O2)4K+Na]+ = 870.73 u handeln, was bei Vakuumbedingungen aber eher un-
wahrscheinlich ist. Das eigentlich fu¨r den Farbeindruck - schwarz - verantwortliche Gemisch ist, nach der
Qualita¨t der Spektren zu urteilen, aus u¨berwiegend die Laserwellenla¨nge nicht oder nur sehr gering ab-
sorbierenden Bestandteilen zusammengesetzt. Eine na¨here Charakterisierung wurde nicht durchgefu¨hrt.
In Abbildung 4.15 ist ein U¨bersichtsspektrum der verwendeten PEG 1500 Mischung dargestellt.
Das PEG wurde von Sigma Aldrich bezogen (81210 Fluka, CAS 25322-68-3). Die Peakverteilung der
PEG-Massen ist ebenso in Tabelle 4.10 dargestellt. Der Basispeak im PEG-Spektrum entspricht dabei
[C66H134O34 + Na]+ = 1493.86 u.
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Tabelle 4.10: Theoretische PEG-Massen [C2nH4n+2On+1 +X − e−]+ zur Nachkalibrierung von MALDI-
TOF-Spektren im Massenbereich von ca. m/z 800 bis in etwa m/z 2500. Monoisotopische Quasimoleku¨lio-
nen mit X = Natrium (sodium) oder Kalium (potassium).
Nr. n M [M + Na]+ [M + K]+
1 18 810.48243 833.47165 849.44559
2 19 854.50864 877.49787 893.47180
3 20 898.53486 921.52408 937.49802
4 21 942.56107 965.55030 981.52423
5 22 986.58729 1009.57651 1025.55045
6 23 1030.61350 1053.60272 1069.57666
7 24 1074.63972 1097.62894 1113.60288
8 25 1118.66593 1141.65515 1157.62909
9 26 1162.69215 1185.68137 1201.65531
10 27 1206.71836 1229.70758 1245.68152
11 28 1250.74458 1273.73380 1289.70774
12 29 1294.77079 1317.76001 1333.73395
13 30 1338.79701 1361.78623 1377.76017
14 31 1382.82322 1405.81244 1421.78638
15 32 1426.84944 1449.83866 1465.81259
16 33 1470.87565 1493.86487 1509.83881
17 34 1514.90187 1537.89109 1553.86502
18 35 1558.92808 1581.91730 1597.89124
19 36 1602.95430 1625.94352 1641.91745
20 37 1646.98051 1669.96973 1685.94367
21 38 1691.00673 1713.99595 1729.96988
22 39 1735.03294 1758.02216 1773.99610
23 40 1779.05915 1802.04838 1818.02231
24 41 1823.08537 1846.07459 1862.04853
25 42 1867.11158 1890.10080 1906.07474
26 43 1911.13780 1934.12702 1950.10096
27 44 1955.16401 1978.15323 1994.12717
28 45 1999.19023 2022.17945 2038.15339
29 46 2043.21644 2066.20566 2082.17960
30 47 2087.24266 2110.23188 2126.20582
31 48 2131.26887 2154.25809 2170.23203
32 49 2175.29509 2198.28431 2214.25825
33 50 2219.32130 2242.31052 2258.28446
34 51 2263.34752 2286.33674 2302.31067
35 52 2307.37373 2330.36295 2346.33689
36 53 2351.39995 2374.38917 2390.36310
37 54 2395.42616 2418.41538 2434.38932
38 55 2439.45238 2462.44160 2478.41553
39 56 2483.47859 2506.46781 2522.44175
40 57 2527.50481 2550.49403 2566.46796
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Industriediamanten
Herstellerproben einer Diamantschleifpaste mit synthetischen Diamanten einer mittleren Gro¨ße von ca.
6 µm, (nichtkommerzielle Musterprobe ”POLIMANT“). Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es
sich bei der Probe um Diamanten des Typs IIa, da keine (gelbe) Farbigkeit festgestellt werden kann. Die
farblosen Diamanten des Typs IIa haben keine Verunreinigungen. Sie sind von ca. 250 nm bis in den
sichtbaren Bereich hin transparent. Auch wenn die Experimente an den Industriediamanten im Ergebnis-
teil explizit nicht dargestellt werden, sollen diese hier zumindest erwa¨hnt werden. Die Industriediamanten
sind bei MALDI-Absorptionsexperimenten von Peptiden und CLSM-Messungen (als kristalliner Reﬂexi-
onsstandard) verwendet worden.
Auﬂicht Durchlicht
Abbildung 4.16: 6 µm Industriediamanten (Schleifpaste) nach Reinigung. (Links) Diamanten auf Goldoberﬂa¨che. (Rechts)
Diamanten auf Glasoberﬂa¨che (1000-fache Vergro¨ßerung).
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Lo¨sungsmittel
Als Lo¨sungsmittel wurden fu¨r die unterschiedlichen Versuche Ethanol, Methanol, Isopropanol, Aceton und
Acetonitril der Firma Merck, durchweg in der Qualita¨t LiChrosolv, verwendet.Weiterhin verwendet wurde
zweifach entionisiertes Wasser und HPLC-reine Ameisensa¨ure (FA) sowie HPLC-reine Triﬂuoressigsa¨ure
(TFA), alles von der Firma Fluka bzw. Sigma Aldrich.
4.2.2 Probentra¨ger und Zubeho¨r fu¨r die Massenspektrometrie
Standard-MALDI-Probentra¨ger
Die Standardprobentra¨ger der LDI/MALDI-Massenspektrometer a¨hneln Probentra¨gern die auch fu¨r die
REM-Analytik verwendet werden (Abbildung 4.17). Sie bestehen aus einem kreisrunden Teller mit einem
Durchmesser von ca. 2 cm und planer Oberﬂa¨che (gedrehtes Rundproﬁl). Der Teller weist an der Un-
terseite einen Fuß von ca. 5 mm Durchmesser und 8 mm La¨nge auf. Mit diesem kann der Teller in eine
Halterungsvorrichtung (Target) gestellt und mittels einer Madenschraube arretiert werden. Das Teller-
material ist i.d.R. Aluminium. Die Tellerdicke des unbeschichteten Aluminiumtellers betra¨gt zum einen
ca. 0.6 mm (LAMMA 2000) bzw. ca. 5 mm (ALADIM II). Die Aluminiumteller werden, soweit sie direkt
mit festen oder gelo¨sten biologischen Proben in Kontakt kommen, mit einer ca. 8 µm dicken Goldschicht
versehen. Neben Aluminium sind bei den Versuchen auch Probentra¨ger aus Stahl und Messing verwendet
worden.
Gedrehte Metallprobentra¨ger
Abbildung 4.17: Aluminiumprobentarget mit Goldbeschichtung. (a) Vergro¨ßerung der Tellermitte. Belegung der Oberﬂa¨che
mit rotem Filzstiftfarbstoﬀ. LDI-Messung eines 100 µm · 100 µm großen Ausschnittes und Ionenintensita¨tsverteilungsbilder
von Farbstoﬃonen (rot), Farbstoﬀfragmentionen (blau) und Natriumionen (gru¨n) sowie ein U¨berlagerungsbild aller drei
Massen. (b) Oberﬂa¨chendurchmesser des Probentellers, d ≈ 20 mm. Erkennbar sind zwei Dried-droplet Pra¨parationen mit
der Matrix 2,5-DHB. Pra¨parationsvolumen je Spot ca. 2 µl. Hellfeldauﬂichtvergro¨ßerung im Hintergrund und 2D-Projektion
der CLSM-Vergro¨ßerung eines Ausschnittes des Probentellers (3D-CLSM-Bild in Abbildung 6.31).
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Edelstahlblech, poliert
Im Rahmen eines Round-Robin-Experimentes sind Proben auf einem polierten Edelstahltarget vermessen
worden. Das Target musste zur Matrixpra¨paration (Spru¨h) und der MS-Vermessung in den Hochvakuum-
und Atmospha¨rendruck-MALDI-Quellen dabei, zuna¨chst auf eine rechteckige Form einer Kantenla¨nge von
ca. 2 cm, zugeschnitten werden.
Strukturierte Silizium-Wafer
Zur gezielten Pra¨paration einzelner nativer und artiﬁzieller biologischer Proben und Untersuchungen
mittels CLSM sind strukturierte Silizium-Wafer verwendet worden (nSi). Diese sind an der Oberﬂa¨che
und am gea¨tzten Boden lichtmikroskopisch vermessen worden (Abbildung 4.18 und 4.19). Ein verwende-
ter Silizium-Wafer besteht dabei i.d.R. aus mehreren Schichten. Ein ha¨uﬁges Herstellungsverfahren der
Strukturen ist die sogenannte Grabenisolation (STI, shallow trench isolation/box isolation technique).
Auf ein mono- oder polykristallines Silizium-Substrat wird zuna¨chst durch thermische Oxidation eine
ca. 40 nm dicke Schicht von (poro¨sem) SiO2 erzeugt (pSi). Dieser Schicht schliesst sich eine weitere,
ca. 100 nm dicke Schicht von Si3N4 an. Zuletzt schliesst eine Schicht aus Photolack die Oberﬂa¨che ab.
Diese wird durch photolithograﬁsche Verfahren, entweder eine Positiv- oder Negativmaske der Strukturen
darstellen. An den Bereichen mit dem strukturiert (i.d.R.) abgetragenen Lack, werden dann in weiteren
Schritten die tieferliegenden Schichten und i.d.R. auch ein Teil des Siliziumsubstrates chemisch entfernt
(anisotropes A¨tzen). Die beiden Schichten werden unter mechanischem Polieren nasschemisch entfernt,
die Nitridschicht mittels H3PO4 (Phosphorsa¨ure) und die SiO2-Schicht mit HF (Flusssa¨ure) [285]. Die
behandelte Waferoberﬂa¨che zeigt sich im lichtmikroskopischen Bild hellgrau. Der gea¨tzte Boden der
Hohlraumstrukturen ist u¨berwiegend noch heller bzw. zeigt teilweise Dispersion des polychromatischen
Spektrums. Letzteres deutet auf eine Verunreinigung mit unterschiedlicher Schichtdicke der Strukturen
hin. Alle Hohlraumstrukturen besitzen eine Tiefe von h > 10 µm, weshalb angenommen werden kann,
daß sie in den Bereich des monokristallinen Siliziumsubstrates des Wafers reichen. Die Waferoberﬂa¨che
erscheint glatt und sehr eben, was auf eine Kombination aus chemischem A¨tzen und mechanischer Bear-
beitung hindeutet. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, daß die Oberﬂa¨che noch Schichten von poro¨sem
SiO2 oder Si3N4 entha¨lt. Es wird deshalb angenommen, daß es sich bei der Oberﬂa¨che ebenfalls, wie
bei dem Boden der gea¨tzten Strukturen, um kristallines Siliziumsubstrat handelt. Kristallines Silizium
besitzt bei der Wellenla¨nge λ = 337 nm einen Absorptionskoeﬃzienten von α ≈ 106 cm−1. In einem
Temperaturintervall von 300 K bis 972 K ist der Absorptionskoeﬃzient temperaturunabha¨ngig. Der Ab-
sorptionskoeﬃzient von pSi liegt bei der Wellenla¨nge λ = 337 nm in etwa bei α ≈ 105 cm−1 [285] [286].
Bei den zur Verfu¨gung gestellten Wafern handelt es sich um Ausschussware. Sie sind vom Hersteller nicht
na¨her speziﬁziert.




Abbildung 4.18: Obere Reihe: Linienstruktur an Waferoberﬂa¨che (d≈ 20 µm ± 1 µm). Rechts daneben: gea¨tzter Linienboden
(d ≈ 22 µm ± 1 µm). Stegbreite ca. 8 µm ± 1 µm. Ho¨hendiﬀerenz ca. 12.0 µm ± 1.5 µm. Mittlere Reihe: Gea¨tzte
Kreisstruktur unmittelbar an der Waferoberﬂa¨che (d ≈ 63 µm ± 1 µm) und rechts daneben, Boden der Struktur (d ≈ 37
µm ± 1 µm). Ho¨hendiﬀerenz ca. 18 µm ± 1.5 µm. Untere Reihe: Gea¨tzte Kreuzstruktur an der Waferoberﬂa¨che und am
Boden. Ho¨hendiﬀerenz ca. 15.0 µm ± 1.5 µm. Bildmaße (einheitlich): 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x).
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 Fokus: W aferboden
 Fokus: W aferoberfläche
Abbildung 4.19: Dargestellt sind die invertierten Graustufenintensita¨ten (8 Bit) der Linienstrukturen aus Abbildung 4.18. Es
handelt sich zum einen, um die fokussierten Bo¨den der Hohlraumstrukturen (schwarz) und zum anderen um die fokussierte
Waferoberﬂa¨che (Stege, rot).
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Standardglasobjekttra¨ger fu¨r die Durchlichtmikroskopie
Verwendet wurden BK07 Glasobjekttra¨ger der Abmessung 76 mm x 26 mm von unterschiedlichen Her-
stellern.
Glasobjekttra¨ger
Zur Pra¨paration einiger nativer biologischer Proben ko¨nnen wahlweise Standardglasobjekttra¨ger (BK07)
zur Durchlichtmikroskopie oder auch mit Indiumzinnoxid (indium tin oxide) beschichtete Glasobjekt-
tra¨ger (BK07) verwendet werden. Diese sind in der ga¨ngigen Gro¨ße, Abmessung: 76 mm x 26 mm erha¨lt-
lich. Die einseitige (leitfa¨hige) Beschichtung besteht aus ca. 90 % In2O3 (Indium(III)oxid) und ca. 10 %
SnO2 (Zinn(IV)oxid und kann unterschiedlich dick sein (ca. 60 nm bis 120 nm). Die Schichten weisen in
etwa einen ohmschen Widerstand von R ≈ 7Ω ± 2Ω auf. Verwendet wurden in dieser Arbeit Produkte
unterschiedlicher Hersteller.
Leitfa¨higkeitspads
Proben die z.B. auf leitfa¨higen Glasobjekttra¨gern auﬂiegen, werden mittels Leitfa¨higkeitspads G3347
der Firma Plano GmbH Wetzlar auf die metallischen Targets ﬁxiert. Die Pads sind beidseitig klebend
und bestehen aus einer Tra¨gerfolie von ca. 0.2 mm dickem Polycarbonat. Die Folie wird durch feines
Graphitpulver leitfa¨hig. Die Dicke der leitfa¨higen Klebeschicht betra¨gt ca. 30 µm (Herstellerangaben).
Leitsilber
Die Oberﬂa¨che leitfa¨hig beschichteter Galsobjekttra¨ger kann mittels Leitsilber dirket oder u¨ber eine
Verbindung zu den Klebepads mit dem metallischen Target verbunden werden. Das verwendete Leitsilber
entspricht der Speziﬁkation G302 der Firma Plano GmbH Wetzlar (Silberﬂocken ≈ 7µm in Methyl-
isobutylketon und thermoplastischem Harz). Die Trockenzeit betra¨gt laut Hersteller ca. 20 min. (bei
Raumtemperatur).
Mikrokanalplatte
Teilstu¨cke einer einzelnen Mikrokanalplatte ( = 45 mm) sind als Targetoberﬂa¨che fu¨r LDI-Messungen
verwendet worden, um den Einﬂuss freigesetzter Elektronen bei der Neutralisation desorbierter Kationen
zu untersuchen. Die Ergebnisse sind explizit nicht im Ergebnisteil dargestellt. Wa¨hrend dieser Versuche
ist die Unterseite der MCP-Bruchstu¨cke mit einem Leitfa¨higkeitspad an einem metallischen Probentra¨ger
aufgebracht. An der MCP-Unterseite liegt somit das Potential der Probenelektrode an. Die mit der Probe
beladene (leitfa¨hige) Oberseite der Mikrokanalplatte liegt etwa in 1.5 mm Abstand zur Probentra¨gerﬂa¨che
und weist dann ein entsprechend niedrigeres Potential auf.
4.2.3 Native biologische Proben
A498-Zellen
Humane Nierenkarzinomzellen (human kidney carcinoma, Abbildung 4.20). Pra¨paratherkunft: Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, DSMZ GmbH 38124 Braunschweig. Diese Proben
wurden zu Vergleichsmessungen herangezogen.
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20µm
500-fache Vergro¨ßerung 50-fache Vergro¨ßerung
Abbildung 4.20: Mit Aceton ﬁxierte A498-Zellen auf einer mit Gold beschichteten Targetoberﬂa¨che, Bildmaße Bild 1:
178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x). Bildmaße Bild 2: 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung: 50x).
HELA-Zellen
Humane Geba¨rmutterhalskrebszellen (cervix carcinoma, Abbildung 4.21). Pra¨paratherkunft: Deutsche
Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, DSMZ GmbH 38124 Braunschweig. Diese Proben
wurden zu mikroskopischen Versuchen und Pra¨parationszwecken (MALDI-Testpra¨parat) verwendet.
20µm
Epiﬂuoreszenz Durchlicht
Abbildung 4.21: Bild 1: Fluoreszenzaufnahme (F1) HELA-Zellen nach Matrixpra¨paration (einfache Spraypra¨paration mit
2,5-DHB), Bildmaße (einheitlich): 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x). Gru¨ne Eigenﬂuoreszenz der Zelle, blaue
Matrixﬂuoreszenz. Bild 2: Fa¨rbepra¨paration, Farbstoﬀ Coomassie blue.
T2-Zellen
Humane T2 Zellen (human-human somatic cell hybrid, Abbildung 4.22). Pra¨paratherkunft: Universita¨t/Klinikum
Heidelberg. Diese Proben wurden zu Vergleichsmessungen verwendet.
Ba¨ckerhefe
Saccharomyces cerevisiae, Nahrungsmittel in 42 g-Packung (Feuchtgewicht). Pra¨paratherkunft: Verschie-
dene Anbieter aus dem Einzelhandel. Diese Proben wurden zu Vergleichsmessungen und MSI-Messungen
verwendet (Abbildung 4.23).
Kapitel 4 Seite 174
20µm
500-fache Vergro¨ßerung 50-fache Vergro¨ßerung
Abbildung 4.22: Bild 1 Hellfeldaufnahme einzelner T2-Zellen. Bildmaße: 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x).
Bild 2 T2 Zellen nach Fixierung mit Aceton. Bildmaße: 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung: 50x).
500-fache Vergro¨ßerung
Abbildung 4.23: Durchlichtaufnahme: Hefezellen in Puﬀersuspension. Bildmaße: 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung:
500x).
Nierengewebeproben der Maus
Zur Anwendung kamen Schnittpra¨parate einer Ma¨useniere (Medianschnitte, Mus musculus, Abbildung
4.24). Pra¨paratherkunft: Universita¨t/Klinikum Heidelberg. Diese Proben sind zu Pra¨parationstestzwe-
cken und MSI-Messungen verwendet worden.
Dru¨sengewebe
Schnittpra¨parat des Proboscis-like-organ aus dem Kopﬀu¨ßler (Cephalopod) Nautilus pompilius L. (Ab-
bildung 4.25). Pra¨paratherkunft: AG Prof. emerit. Dr. R. Schipp, PD Dr. B. Westermann, Universita¨t
Giessen. Diese Proben sind zu einer komplementa¨ren MS-Analytik, bestehend aus ESI-HPLC, Nano-ESI-
HPLC und MSI (Mass Spectrometry Imaging) Messungen verwendet worden.
Quergestreifte Muskulatur
Schnittpra¨parate der Zungen- und der Oberschenkelmuskulatur einer Maus (Mus musculus). Zuvor wurde
die Maus mit dem Parasit Trichinella spiralis (ein Fadenwurm) inﬁziert (Abbildung 4.26). Pra¨parather-
kunft: AG Prof. Dr. H. Zahner (Veterina¨rmedizin, Universita¨t Giessen). Diese Proben sind zu Vergleichs-
zwecken verwendet worden.




Abbildung 4.24: Bild 1: Nierengewebeschnitt einer Maus im Durchlicht. Bildmaße: 888 µm x 666 µm (Vergro¨ßerung:
100x). Bild 2: Nierengewebeschnitt auf vergoldeter Targetoberﬂa¨che im Auﬂicht. Deutlich zu erkennen sind die Malphigi-
schen Ko¨rperchen (rechts: schwarz). Bildmaße: 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung: 50x).
Auﬂicht
Abbildung 4.25: Pra¨paration des Proboscis-like-organ mittels Rasierklinge (Innenseite des Organs).
'++ 
Muskelgewebe Muskeltrichine
Abbildung 4.26: Trichinella spiralis Kapseln in quergestreifter Mausmuskulatur (Zungengrund). Links: Muskelgewebe.
Rechts: Muskelgewebe mit Trichinella-Kapsel. Linkes Bild Bildmaße: 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung: 50x).
Rechtes Bild Bildmaße: 888 µm x 666 µm (Vergro¨ßerung: 100x).
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4.3 Messmethoden
Die massenspektrometrischen Messungen zu dieser Arbeit folgen einem allgemeinen Ablaufschema. Die-
ses geht aus Abbildung 4.29 hervor. Ab Punkt 5 im dargestellten chronologischen Ablauf ﬁndet hier
eine Unterscheidung zwischen ”konventionellen“ (Punkt 6) und bildgebenden Messungen (Punkt 8) statt.
Bildgebende Messungen beinhalten mindestens die Speicherung der einzelnen Massenpeaks (centroid bin,
value) oder ganzer Spektren, zusammen mit den lateralen Ortskoordinaten jeder Messposition (Intensita¨t,
x-Koordinate, y-Koordinate). Aus der Intensita¨t eines Peakzentroides an einer Position im Messraster
wird dann zuna¨chst ein Graustufenpixel erzeugt. Es erfolgt dabei eine Normierung auf das intensivste
Signal einer Rasterung. In Abbildung 4.27 werden die unterschiedlichen Mo¨glichkeiten der Lagekombi-
nationen von Laserproﬁlquerschnitten und Schwerpunktverteilungen von Analyten in Bezug auf das sich
aufbauende Messraster gezeigt. Eine vereinfachende Zusammenfassung der Laserproﬁlenergiebereiche in































































Abbildung 4.27: Rasternde bildgebende Lasermassenspektrometrie. Pixelraster, Laserspotgro¨ße, zweidimensionale Laser-
intensita¨tsverteilung auf der Probenoberﬂa¨che, Messraster und mo¨gliche U¨berlappungsachsen. Die U¨berlappungsachsen
zeichnen sich durch einen Beitrag an Signalintensita¨t in benachbarten Pixel aus. Rechts unten: Einteilung des realen TEM00-
Proﬁles (LAMMA 2000, Nd:YLF-Laser) in zusammengefasste Intensita¨tsbereiche.
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4.3.1 Probenorientierung und optische Kontrolle
Die beiden in dieser Arbeit hauptsa¨chlich eingesetzten Spektrometer verfu¨gen u¨ber eine Vergro¨ßerungs-
optik, die eine Beobachtung der Probe auch wa¨hrend einer Messung ermo¨glicht, und die vorab zur Ein-
stellung einer bestimmten Probenposition auch beno¨tigt wird. Hierzu wird ein Abbildungsstrahlengang
aufgebaut, der teilweise parallel zum Strahlengang des Desorptions-/Ionisierungslasers verla¨uft und da-
bei u¨berwiegend dieselbe Optik verwendet. Am Spektrometer LAMMA 2000 entspricht die Gegenstand-
sebene der Beobachtungsoptik nicht der Fokusebene des Desorptionslasers (bei den Wellenla¨ngen 337
nm und 349 nm). Am Spektrometer ALADIM II kann dagegen direkt die Fokusebene des Desorptions-
/Ionisierungslasers (337 nm) abgebildet werden. Es ist damit mo¨glich, vor dem Beginn der eigentlichen
Messung, die Probenposition vollsta¨ndig zu bestimmen und diese wa¨hrend einer Messung kontrolliert zu
vera¨ndern. Eine bestimmte Position kann dabei beliebig oft und aus unterschiedlichen Richtungen im
Raum angefahren werden. Die Positionierung weist am Spektrometer ALADIM II eine Mikrometer- und
am Spektrometer LAMMA 2000 eine Submikrometergenauigkeit auf. Es handelt sich bei beiden Beleuch-
tungseinrichtungen um eine Hellfeldauﬂicht-Anordnung. Außerhalb der Ionenquellen wird zur Beobach-
tung einer Probe dann das aufrechte Labormikroskop BX-41 von Olympus eingesetzt. Die Betrachtungen
vor, wa¨hrend und nach einer MS-Messung ermo¨glichen somit eine nahezu lu¨ckenlose optische Kontrolle
jeder Probe im Verlauf eines MS-Experimentes. Optional ko¨nnen die Aufnahmen am Olympusmikroskop
und auch am Spektrometer LAMMA 2000 digitalisiert und gespeichert werden.
4.3.2 Ablationsbestimmung
Die Ablationsmasse, die an einer einzelnen Probenstelle abgetragen wird, musste indirekt mit einer La-
bormikrowaage (Mettler Toledo AX) ermittelt werden. Aufgrund der erreichbaren Richtigkeit (accuracy
of the mean) wa¨hrend der Messungen, sind nur Scha¨tzungen u¨ber die mit einem Laserpuls abgetragene
Masse an einer Probenposition mo¨glich. Zuna¨chst wird dabei der gesamte Pra¨parationsauftrag eines Tar-
gets ermittelt, wobei darauf geachtet werden muss, daß die Einwaage der Probe insgesamt mindestens
dem doppelten Betrag der geringsten noch wa¨gbaren Massediﬀerenz der Feinwaage entspricht. Die kleins-
te reproduzierbar wa¨gbare Masse betra¨gt demnach in etwa 6 µg ± 2 µg. Der Messbereich erstreckt sich
damit von 6 µg bis max. 22 g, wobei die Extremwerte mo¨glichst zu vermeiden sind. Im Messbereich der
Waage wird nach einer Kalibrierung eine Linearita¨t von ± 6 µg angegeben. Jede Messung der insgesamt
an einer Pra¨paration erfolgten Ablation wird (mindestens) drei mal wiederholt bzw. solange, bis eine
relative Standardabweichung  5 % erreicht werden kann. Die Ablationsmessungen laufen dabei nach
folgendem Schema ab:
1. Die zu vermessende Probe wird auf einem Aluminimtarget mit planer Ebene pra¨pariert.
2. Die Homogenita¨t der Pra¨paration wird durch eine dreidimensionale lichtmikroskopische Vermessung
bei einer 500-fachen Vergro¨ßerung an mindestens 10 Stellen u¨ber dem Messraster bestimmt.
3. Die aufgebrachte Matrixmasse wird aus Diﬀerenzwa¨gungen ermittelt.
4. Die MS-Vermessung erfolgt im rasternden Verfahren. Es werden dabei soviele Messungen durch-
gefu¨hrt, wie zu einer absoluten Ablation u¨ber dem zweifachen Wert der niedrigsten detektierbaren
Masse an der Feinwaage erforderlich sind. Ist die relative Standardabweichung dreier Wa¨gungen
dabei gro¨ßer als 5 %, wird erneut Gerastert.
5. Die Masse einer Einzelpulsablation oder einer Ablation nach mehreren Laserpulsen wird nachtra¨glich
aus der Anzahl der insgesamt abgegebenen Laserpulse und der Gesamtmassediﬀerenz errechnet.
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6. Zur Kontrolle wird das ermittelte Ergebnis an mehreren Einzelpulsablationen unter der Annahme
einer durchschnittlichen Materialdichte mit Hilfe der optischen Vermessung des Ablationsvolumens
(burn pattern) gena¨hert. Dieses Ergebnis wird mit der Ablationsmessung und Skalierung verglichen.
Diese Art der Massenbestimmung kann die wa¨hrend einer Desorption mo¨gliche Debrisablagerung nicht
beru¨cksichtigen. Der Ablationsbetrag wird deshalb wahrscheinlich systematisch etwas zu klein ermittelt.
In Abbildung 4.28 wird u¨bersichtsartig die mikroskopische Brennﬂeckanalyse dargestellt.
Biologisches Weichgewebe der meisten Organe (Wirbeltiere) hat eine mittlere Dichte von ρ  1.1
g/cm3 [71]. Das Volumen der verwendeten Gewebepra¨parate betra¨gt  0.004 cm3. Fu¨r alle Pra¨parate






Abbildung 4.28: Analyse der Brennﬂecke (burn pattern) an Ablationsreihen in du¨nnen Farbstoﬀschichten. Jeder Ablat-
ionskrater kann separat ausgewa¨hlt (a) und danach in seinem Umfang vermessen werden. Im Anschluss wird eine Kratertiefe
bestimmt, mit der dann, basierend auf der Annahme eines gaussfo¨rmigen Tiefenproﬁles, ein Ablationsvolumen ermittelt
werden kann (b,c).
4.3.3 Desorptionsbestimmung
Die desorbierte Ionenmenge korreliert nach bisherigen Erkenntnissen positiv (mit Einschra¨nkungen) mit
der verwendeten Bestrahlung und sehr wahrscheinlich auch mit dem Ablationsvolumen [1] [8] [71]. Als
direktes Maß wird hier, wie zuvor beschrieben, die Signalintensita¨t als Integral u¨ber die erhaltenen Peak-
ﬂa¨chen eines Isotopenmultiplets herangezogen. Die Gesamtdesorption wird u¨ber den Totalionenstrom
(TIC) im betrachteten Massenintervall ermittelt. Hierbei handelt es sich um die Summe aller Peakinte-
grale unter Beru¨cksichtigung der Basislinie des chemischen Rauschens.
4.3.4 Laseroptische Infokusmessungen
Wa¨hrend Infokusmessungen beﬁndet sich die Probenebene im Bereich des konfokalen Parameters b der
fokussierten Laserstrahlung. Auf diesen Bereich bezieht sich die ermittelte Schwellbestrahlung zur Dar-
stellung einer ausreichenden Ionenanzahl entsprechender Analyte und Matrizes an den Spektrometern
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LAMMA 2000 und ALADIM II. Der Laserstrahl kann entweder parallel zur optischen Achse der elektro-
statischen Aperturlinse justiert werden (”zentrisch“, Zenith-Winkel = 0
◦) oder aber einen Zenith-Winkel
20◦ > Θ > 0◦ aufweisen. Bei einigen Experimenten werden auch Schrittweiten eingestellt, die kleiner als
die Halbwertsbreite oder der doppelte Peak-to-Valley-Abstand sind (Oversampling).
4.3.5 Laseroptische Defokusmessungen
Defokusmessungen beziehen sich auf eine Lage der Probenebene ausserhalb des konfokalen Parameters
b. Die Probe kann dabei entweder vor der schmalsten Stelle der Strahltaille (waist) im Bereich a oder
dahinter im Bereich c liegen (siehe Abbildung 4.30). Die Gesamtintensita¨t und ihre lokale Verteilung
im Strahlproﬁl kann, in Abha¨ngigkeit des Zenith-Winkels der Strahlung, in den Bereichen a und b da-
bei deutlich voneinander abweichen. Dies ermo¨glicht z.B. eine ”Diﬀerenzmessung“ an einer Probe. Die
Diﬀerenz ergibt sich einerseits aus dem ra¨umlich vera¨nderten Intensita¨tsproﬁl und andererseits aus der
unterschiedlichen La¨nge der ersten Beschleunigungsstrecke. Die Probe wird dazu jeweils einmal in jedem
Bereich (a, c) vermessen. Gegenu¨ber den laseroptischen Infokusmessungen (b) vera¨ndert sich bei den De-
fokusmessungen (a, c) dabei auch die elektrische Feldsta¨rke im prima¨ren Extraktionsbereich der Quelle,
was Einﬂuss auf die Plumedynamik haben kann.
4.3.6 Beschreibung der MS-Methoden
Wie in den vorhergehenden Abschnitten bereits erwa¨hnt, handelt es sich im Besonderen bei nativen
biologischen Proben, um ein Gemisch chemisch unterschiedlicher Substanzklassen. Des weiteren kommt
ein bedeutender Anteil an anorganischen Salzen vor. Die Ermittlung von Eckdaten, die zu einer qua-
litativ guten MALDI-Messung notwendig sind, ist deshalb aufwendiger als bei konventionellen Proben.
Die an konventionellen Proben fu¨r aufgereinigte und i.d.R. ausreichend konzentrierte Analyte ermittelten
Schwellbestrahlungen, ko¨nnen deshalb oft nur als Ansatzpunkt einer notwendigen Optimierung dienen.
In dieser Arbeit ist ein Vorgehen fu¨r das Vermessen von Peptid- und Phospholipidanalyten im posi-
tiven Ionenmodus an Flugzeitspektrometern erarbeitet worden, das im Wesentlichen einen Vergleich der
Messergebnisse von zwei Methoden anwendet. Die Optimierungsstrategie basiert dabei auf der Beru¨ck-
sichtigung der tatsa¨chlichen Verteilung des/der Analyte in einer Probe und den messbaren Einﬂuss der
chemischen Umgebung auf das Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis. Entscheidend ist hierbei, daß die chemische
Umgebung unter mo¨glichst genau den Bedingungen beru¨cksichtigt wird, die auch der Messung(en) an
nativen biologischen Proben entspricht. Der Ablauf wird nachstehend kurz beschrieben.
Vorausgesetzt wird dabei immer, daß bekannt ist ob Analyte in einer Probe vorhanden sind oder nicht.
Methode 1
Die Probe wird zuna¨chst, anhand von laseroptischen Infokusmessungen, mit Einzelpulsen an wechselnden
Probenorten untersucht. Es wird dabei mit der Matrix 2,5-DHB eine Laserenergie gewa¨hlt, die zusam-
men mit der optischen Querschnittsﬂa¨che des Laserstrahles auf der Probe der Schwellbestrahlung des zu
vermessenden Analyten entspricht. Es ist dabei darauf zu achten, daß nicht mit einer wesentlich ho¨heren
Bestrahlung, als der 1.5-fachen Schwellbestrahlung des Analyten gemessen wird (Pulsschwankungen mit-
einbezogen). Liegt u¨ber die Schwellbestrahlung einer Substanz keine Erkenntnis vor, und kann diese auch
nicht in entsprechenden Vorexperimenten ermittelt werden, sollte mit einer Bestrahlungssta¨rke gemessen
Kapitel 4 Seite 180
werden, die nicht gro¨ßer als die doppelte Schwellbestrahlung der Matrix 2,5-DHB ist. Die Einzelpuls-
spektren werden, in homogenen Pra¨parationen, von mindestens fu¨nf verschiedenen Positionen erzeugt.
Kann auf diese Art ein Signal des Analyten in den Einzelpulsspektren erhalten werden, das in etwa ei-
nem SNR ≈ 2 entspricht, erfolgt im Anschluss der Einzelpulsmessungen an wechselnden Positionen eine
Mehrpulsmessung in einem Bereich von dem solche Signale erhalten werden konnten. Soweit es mo¨glich
ist, wird dabei bis zum vollsta¨ndigen Abtrag der Probe an dieser Stelle ein Summenspektrum aufge-
nommen. Die Anzahl der Pulse ha¨ngt dabei von der verwendeten Matrix (Konzentration und Menge),
der Probenbeschaﬀenheit und auch von der Pra¨parationsart ab. Es wird im weiteren, anhand der Ku-
mulation von Einzelpulssignalen aus den unabha¨ngigen Einzelpulsmessungen, ein Vergleich zwischen den
kumulierten Signalintensita¨ten und der erzeugten Summenintensita¨t aus den Mehrfachmessungen durch-
gefu¨hrt. Handelt es sich bei der Probe um eine sehr heterogene Pra¨paration, wie sie z.B. bei einer Dried
droplet-Probe mit der Matrix 2,5-DHB vorliegt, mu¨ssen mindestens 10 Einzelpuls- und Mehrpulsmes-
sungen von morphologisch oder spektral deutlich unterscheidbaren Probenbereichen erstellt werden. Bei
Proben, bei denen ca. 200 – 300 Pulse an einer (gleichbleibenden) Messposition zu keinem vollsta¨ndigen
Abtrag des Probenmateriales fu¨hren kann die Summenmessung dann abgebrochen werden, wenn wieder-
holt kein Analytsignal (im Einzelspektrum) mehr erhalten werden kann. Bei morphologisch einheitlichen
Pra¨parationen mu¨ssen ra¨umlich deutlich voneinander getrennte Bereiche vermessen werden.
Fu¨hrt obiges Vorgehen zu keinen erkennbaren Analytsignalen in den Spektren, dann sollte ein Vorge-
hen nach Methode 2 durchgefu¨hrt werden.
Methode 2
Abweichend zu Methode 1 wird bei Methode 2 die Probenebene in eine z-axiale Position gestellt, die im
Bereich a oder c, also vor bzw. hinter der Strahltaille des Lasers liegt. Aufgrund der sich einstellenden
rechnerischen Vergro¨ßerung des Strahlproﬁldurchmessers - um mindestens den Faktor 2 - vergro¨ßert sich
die Desorptionsﬂa¨che dabei - um mindestens den Faktor 4. Die Energiedichteverteilung wird bei Gaus-
sproﬁlen zudem deutlich ﬂacher, weshalb zum Erreichen der Schwellbestrahlungssta¨rke die Pulsenergie
des Lasers entsprechend nachgeregelt werden muss.
Das Vorgehen aus Methode 1 wird wiederholt, um zuna¨chst aus Einzelpulsen an unterschiedlichen
Stellen der Probe Analytsignale zu erhalten. Gelingt dies mit einem SNR ≈ 2, sind auch hier Mehrpuls-
messungen an Stellen mit vorhandener Einzelpulsintensita¨t bis zum vollsta¨ndigen Abtrag des Proben-
materials an dieser Stelle durchzufu¨hren. Bei Proben die sich mit ca. 200 – 300 Pulsen nicht vollsta¨ndig
abtragen lassen wird wie zuvor verfahren. Die Signalintensita¨ten der kumulierten Einzelpulsmessungen
und die der Summenmessungen sind dann im Anschluss miteinander zu vergleichen.
Vergleich der Ergebnisse aus beiden Methoden
a. Wenn Methode 2 erfolgreich angewandt werden kann ist, anhand des Vergleiches der kumulierten Ein-
zelpulsmessungen mit den Mehrpulsmessungen, eine Optimierung folgender Messungen mo¨glich.
b. Fu¨hrt auch das Vorgehen nach Methode 2 nicht zu detektierbaren Intensita¨ten der Analyte mit einem
SNR ≈ 2, muss zur weiteren Analyse zuna¨chst ein Vergleich der erhaltenen (vollsta¨ndigen) Spektren aus
beiden Methoden angestellt werden.
Alle Vergleiche beinhalten dabei die Bestimmung
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1. der Basislinie(n),
2. der Rangfolge(n) der Intensita¨ten (aller Datenpunkte)
3. sowie die Berechnung der Totalionenstro¨me.
Zu dem Vergleich in b werden, abweichend zu den vorhergehenden Vergleichen, die arithmetisch
gemittelten Summenspektren (der Mehrpulsmessungen) und die Einzelpulsspektren herangezogen. Der
Vergleich b liefert dann eine Abscha¨tzung daru¨ber, ob und mit welcher Methode (einschliesslich der zu
wa¨hlenden Bestrahlung und der Pulszahl pro Messstelle) eine Analytdetektion an den Spektrometern










































Abbildung 4.29: Allgemeiner Ablaufplan der MS-Messungen mit insgesamt 11 Stationen. Die helleren Pfeile stellen A¨ste von
Ru¨ckkopplungsschleifen dar. Die Punkte 8 und 11 bieten die Mo¨glichkeit zu einer zweiten Kalibrierung (Nachkalibrierung),
unter der Hinzunahme von Stu¨tzstellen (bekannte Massensignale im Spektrum) und Polynomen. Die mikroskopische Kon-
trolle (5, 10) ist ein wesentlicher Bestandteil der Dokumentation und Qualita¨tskontrolle der bildgebenden MS-Messungen.
Bildgebende Messungen
Bei bildgebenden MALDI-Imaging-Messungen handelt es sich um rasternde Messungen, d.h. um wieder-
holte Messungen mit mo¨glichst unvera¨nderten apparativen Bedingungen an benachbarten Probenorten.
Hierbei ist es sinnvoll, wenn mit mehreren Pulsen an einer Messstelle gerastert wird, den Einﬂuss mo¨gli-
cher U¨berlagerungen an den Desorptions-/Ablationsorten zu beru¨cksichtigen. Eine Mehrfachmessung an
einzelnen Probenpositionen kann (sofern noch desorbierbares Material vorhanden ist) eine Zuordnung von
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teilweise identischer Pulsinformation (Ortskoordinaten) auf benachbarte Pixel bedeuten und damit eine
gewisse Ortsunscha¨rfe in den erstellten Abbildungen hervorrufen. Andererseits erho¨ht eine vollsta¨ndige
(d.h. lu¨ckenlose) Rasterung einer Probe(noberﬂa¨che) die Wahrscheinlichkeit, die relativen Intensita¨ten der
Bestandteile u¨ber alle Messungen realistisch abbilden zu ko¨nnen (relative Quantiﬁzierung). Der letztge-
nannte Eﬀekt wird u¨blicherweise in Proﬁling-Messungen, gegenu¨ber einer ho¨heren ra¨umlichen Auﬂo¨sung,
bevorzugt. Geeignete mathematische Verfahren sind in der Lage, die verwaschene Ortsinformation et-
was zu korrigieren, soweit es sich um rein zufa¨llige Verteilungsmuster (ohne Bias-Einﬂuss) handelt [290].
Ein weiteres Extrem wird erreicht, wenn die Lu¨cken zwischen einzelnen Messstellen zu groß werden
(Undersampling). Ab wann Undersampling die Bildqualita¨t maßgeblich negativ beeinﬂusst, ha¨ngt von
der Gro¨ße der strukturbildenden Probenbestandteile ab und wird formal durch das Nyquist-Kriterium
beschrieben. Oversampling kann auch durch eine Lage der Probenebene ausserhalb der Strahltaille her-
vorgerufen werden (Defokuslage). Undersampling ist auch dann mo¨glich, wenn Fehler in der zeitlichen
Abstimmung zwischen Laserpuls (Trigger), Messstellenwechsel und Spektrenaufnahme eintreten. In Ab-
bildung 4.30 werden schematisch die Bereiche bei eintretendem Oversampling und eine mo¨gliche Ordnung
der betroﬀenen Pixel angegeben. Je nach Laserintensita¨tsverteilung und Analytverteilung kann sich dabei
eine unterschiedliche Lage von zentralen Pixel (CP) und Randpixel (OP, bezogen auf den tatsa¨chlichen
Analytgehalt) innerhalb eines Messraster ergeben. Oversampling kann zur ”Verwaschung“ bzw. zur Ar-
tefaktbildung in Pixelbildern beitragen aber andererseits auch zur Probencharakterisierung verwendet
werden.









Abbildung 4.30: Darstellung des Abbildungsprinzips unter Beru¨cksichtigung von Oversampling. MALDI-Messungen ko¨nnen
aus einem gro¨ßeren Bereich (a− c), als aus dem konfokalen Bereich b erfolgen. CLSM-Messungen sind dagegen nur aus dem
konfokalen Bereich b erfolgreich (links). Die Orientierung und Lage der Probe sowie die Lage des Messrasters bestimmt
die Abbildbarkeit von Strukturen an der Auﬂo¨sungsgrenze mit. Die laterale Auﬂo¨sungsgrenze fu¨r Punktintensita¨ten mit
”
Rayleighcharakteristik“(Ursache: UV-VIS-Optik = Beugung, MS = Moleku¨lverteilung und Desorption/Ionisierung) gibt
eine Mindestanzahl von 4 x 4 Pixel vor (symmetrische Verteilung, siehe Anhang). Die Gro¨ße des optischen Laserdurchmessers
auf der Probenoberﬂa¨che kann die gewa¨hlte Pixelkantenla¨nge genau erreichen, sie aber ebenso unter- wie u¨berschreiten.
Hierbei ergeben sich die Bedingungen fu¨r ein undersampling und ein oversampling der Probe. Liegt ein oversampling vor,
werden benachbarte Probenbereiche mehrfach vermessen. Die erhaltenen Spektren bilden dann teilweise Signale in einem
Massenbereich aus einem u¨berlappenden Ortsbereich in benachbarten Pixel ab. Es kann zwischen Fa¨llen unterschieden
werden, bei denen der Desorptionsdurchmesser  2 x Pixelkantenla¨nge bleibt, die dann maximal 8 U¨berlappungspixel mit
einem zentralen Pixel zeigen. I.d.R. ist es aber sinnvoller, das Kriterium des Zentrumspixels anhand der gro¨ßten Intensita¨t
des betrachteten Bildsignales im Microprobe Modus zu wa¨hlen. Es wird deutlich, daß hierbei je nach Startpunkt der
Rasterung das intensivste Signal einer betrachteten Ionenspezies innerhalb einer zusammenha¨ngenden U¨berlappungsﬂa¨che,
bestehend aus 3 x 3 Pixel (Hyperpixel), zentral oder an Randbereichen liegen kann.
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4.3.7 Konfokale Laser-Raster-Mikroskopie
Neben den massenspektrometrischen Messungen erfolgen teilweise parallel auch CLSM-Messungen an
einigen Proben. Zur Einrichtung der Messanordnung werden nach den Justierarbeiten am Desorptions-
/Ionisierungslaser die Justierung des Strahlteilers und des CLSM-Pinholes (Blende 2, Abbildung 4.31)
inklusive des Photomultipliertubes (PMT) durchgefu¨hrt. Beide Bauteile beﬁnden sich an der senkrecht
stehenden Lochplatte des Spektrometers. Die Achse des PMT-Pinholes ist dort parallel zum Flugrohr
des Massenspektrometers angeordnet. Zu den Justierungsarbeiten wird zuna¨chst ein Spiegel in die ob-
jektseitige Strahltaille des Lasers gestellt. Bei schwacher Leistung kann der Strahl, nach Einbringen eines
Strahlteilers in den Strahlengang, jeweils anhand der Fluoreszenz eines weißen Papierstu¨ckchens8 verfolgt
werden. Alternativ wird eine rote Laserdiode (λ = 630 nm) als Pilotlaser verwendet. Die Laserenergie
im Messaufbau wird mit einem Energiemeter ermittelt, wobei zuna¨chst die (messbaren) Extremwerte
vermessen werden. Das Pinhole (2) wird dazu grob in die Position der Strahltaille gesetzt und erst spa¨ter,
wa¨hrend der Messung von Testproben und anhand der Mikrometerschraubenﬁxierungen endgu¨ltig fein-
justiert. Diese Routine muss nach jeder Vera¨nderung des Laserstrahlenganges wiederholt werden.
Anhand einer Serie von Aufnahmen an einer reﬂektierenden Gold- oder Aluminiumoberﬂa¨che, erfolgt



















Abbildung 4.31: Strahlengang an der CLSM-Anordnung am Massenspektrometer LAMMA 2000.
8In der Regel Fluoreszenzsignale von T iO2.
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4.4 Messaufbauten zur Systemcharakterisierung
4.4.1 Vermessung der Laserstrahltaillen
Die an den Spektrometern verwendeten Laser sind im Zeitraum dieser Arbeit mehrfach von unterschied-
lichen Personen mit teilweise abweichenden Methoden vermessen worden. Dies war notwendig, da sich die
laseroptischen Aufbauten vera¨nderten und die Strahljustierung(en) im Rahmen der Versuche zu dieser
Arbeit variiert werden mussten. Der prinzipielle Messaufbau zur Ermittlung des Strahltaillenverlaufes ist
in Abbildung 4.32 dargestellt und entspricht dem Konzept aus teilweise vero¨ﬀentlichten Arbeiten [53]. Die
Bestimmung der Laserpulsenergie wurde mit einem Energiemeter Field Max II TOP der Firma Coherent
in Verbindung mit einem pyroelektrischen Messkopf J 10 MB-LE (Maximale Pulsla¨nge = 17 µs, maximale
Energiedichte bei λ = 355 nm = 0.14 J/cm2, maximale Folgefrequenz = 1000 Hz, Detektordurchmesser
= 10 mm, Energie Linearita¨t = ± 3 %, Kalibrierfehler = ± 2 %, Wellenla¨ngenbereich: λ = 190 nm - 1200











Abbildung 4.32: Aufbauskizze der Messanordnungen zur Strahltaillenbestimmung und Fokusvermessung. In der Skizze ist
ein paralleler Eingangsstrahl dargestellt, in den realen Messaufbauten wird dagegen ein vorfokussierter Strahl verwendet.
Die Objektive (Ultraﬂuar 100 x NA 0.85, Ultraﬂuar 32 x NA 0.46, beide von Carl Zeiss) bilden den Strahl aus einer Ge-
genstandsweite von ca. 0.8 mm (100 X) oder 0.42 mm (32 X) in einer festen Bildweite von 150 mm auf einen CCD-Chip
ab (Bezug = Objektivfassungskanten). Die Objektive sind dabei jeweils fest mit einer CCD-Kamera verbunden (Typ 4812,
Cohu Inc.), um einen einheitlichen Bildabstand zu gewa¨hrleisten. Objektiv und CCD-Kamera beﬁnden sich auf einer opti-
schen Schiene und sind mittels Mikrometerschrauben, entlang der Laserstrahlachse, verschiebbar. Der stark abgeschwa¨chte
Laserstrahl kann auf diese Weise direkt in den Quellregionen der Massenspektrometer vermessen werden. Die erhaltenen
Daten werden u¨ber eine Messkarte digitalisiert (14 Bit) und ko¨nnen dann mit der Software LBA-7XXPC der Firma Spiricon
Inc. am PC ausgewertet werden.
4.4.2 Bestimmung des elektronischen Rauschverhaltens der Spektrometer
Das elektronische Rauschverhalten und die Schaltpulscharakteristik an Elektroden im DE-Betrieb ist an
den Spektrometern LAMMA 2000 und ALADIM II, nach dem in Abbildung 4.33 dargestellten Prin-
zip, ermittelt worden. Am Spektrometer ALADIM II wird ein digitales Speicheroszilloskop verwendet,
am Spektrometer LAMMA 2000 dagegen eine ISA-PC-Messkarte. Beide Transientenrekorder verfu¨gen
u¨ber zwei Eingangskana¨le (Diﬀerentialversta¨rkereingang). Das elektronische Rauschverhalten des CLSM-
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Aufbaus mit dem USB-ADC der Firma Meilhaus (zur Aufnahme der CLSM Messungen) ist auf zwei
Arten bestimmt worden. Zum einen u¨ber eine direkte Ausgabe der analogen Werte des Photomultiplier



















Abbildung 4.33: Prinzipieller Aufbau zur Rauschwertmessung im Messaufbau der Massenspektrometer ALADIM II und
LAMMA 2000 sowie Eigenrauschmessungen am digitalen Speicheroszilloskop Le Croy 9350 und der ISA-Steckkarte Pre-
cision Instruments 9845 bzw. 9825. Bei der Ermittlung des Systemeigenrauschverhaltens muss das Rauschverhalten des
Transientenrecorders beru¨cksichtigt werden. Hierzu werden beide Kana¨le u¨ber einen Abschlusswiderstand am Diﬀerenti-
alversta¨rkereingang kurzgeschlossen (50 Ω oder 1 MΩ) und miteinander verglichen. Es erfolgt eine Spannungsmessung
von k Iterationen nach einem Triggersignal. Die Messungen ko¨nnen im Oszilloskop gemittelt werden. Die Leistungsdichte
wird dann im Rahmen einer FFT, ebenso mit dem Oszilloskop berechnet. Die frequenzabha¨ngige Rauschleistungsdichte
(PSD, power spectral density) kann aus der Diﬀerenz der mittleren Rauschleistungsdichte des Gesamtsystems, vermindert
um die mittlere Rauschleistungsdichte des Oszilloskops erhalten werden. Ohne Mittelung, der u¨ber n Iterationen durch-
gefu¨hrten Messungen, wird ein sta¨rkerer Rauschanteil ermittelt. Diese Diﬀerenz ergibt sich aus der statistischen Natur
weissen Rauschens. Das Verha¨ltnis der Rauschleistungsdichten mit und ohne Mittelung wird als Noise Floor Drop (NFD)
bezeichnet und entspricht in etwa NFD = −3 lg2n [dB]. I.d.R. reicht es aus, nur den Frequenzbereich abzudecken, der
auch in spa¨teren Messungen relevant sein kann. Am Spektrometer LAMMA 2000 muss die FFT u¨ber ein PC-Programm
durchgefu¨hrt werden. Ein direkter Vergleich mit einem digitalen Speicheroszilloskop, anstelle der ISA-Messkarte, zeigt dabei
eine Diﬀerenz im Eigenrauschverhalten der Transientenrecorder. Die Ursache hierfu¨r kann durch den Unterschied in den
verwendeten Algorithmen, in der unterschiedlichen Bitzahl sowie der abweichenden Darstellung der Zahlen in den Pro-
zessoren (Oszilloskop, PC) liegen, wurde aber nicht na¨her untersucht. Die theoretische Rauschleistungsdichte entspricht
Pth/B = 10 · lg ((4kTR)/(XΩ 0.001W )) [dBm/Hz] mit X = (50, 106).
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4.4.3 Ermittlung der Fluidtransportraten bei der Spru¨hpra¨parationsmetho-
de
Zu einer gezielten Optimierung des Volumen- bzw. Massestromes sind zuna¨chst die jeweiligen Istwerte
im Versuchsaufbau bestimmt worden.
Matrixlo¨sung
Die sich wa¨hrend einer Matrixapplikation im vollsta¨ndig manuellen Betrieb der gasdichten Hamilton-
spritze (25 µl) einstellenden Flussraten sind unter allen verwendeten Pra¨parationsbedingungen ermittelt
worden. Als Referenzmessungen zur Bestimmung der relativen Standardabweichungen des Messaufbaus
sind unterschiedliche Sollﬂussraten im Betrieb mit einer Spritzenpumpe herangezogen worden. Der ma-
ximale Volumenstrom der Spritzenpumpe mit reinem Wasser betra¨gt ca. 10 µl/min. Zu den Messungen
wird ein Durchﬂusssensor der Firma Sensirion AG des Typs LG 16-0480 verwendet. Der Sensor hat einen
linearen Messbereich von 1.0 µl/min bis 50 µl/min (Kalibrierung mit Wasser, 20◦C, 1 bar). Er kann u¨ber
einen USB-Adapter und eine vom Hersteller bereitgestellte Software ausgelesen werden (I2C, USB). Die
Software ermo¨glicht eine Speicherung der Daten. Die theoretische Tastfrequenz der Messungen betra¨gt
13 kHz (t = 74 ms). Die reale Tastfrequenz schwankt in Abha¨ngigkeit vom verwendeten Betriebssystem
bzw. mit dem verwendeten Messrechner (ca. 70 ms – 100 ms). Die Messungen erreichen maximal eine
digitale 16 Bit-Auﬂo¨sung. Das mittlere Rauschen betra¨gt bei der niedrigsten kalibrierten Flussrate (4.5
LSB) laut Herstellerangaben ca. 0.025 µl/min und bei der maximal erreichbaren Flussrate ca. 0.3 µl/min.
Eine U¨berpru¨fung dieser Angaben im Messaufbau mit Wasser, ergab keine signiﬁkanten Abweichungen.
Der verwendete Messaufbau ist schematisch in Abbildung 4.34 dargestellt. Der Innendurchmesser der
Glaskapillare des Sensors betra¨gt ca. 480 µm.
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Abbildung 4.34: (Oben) Messaufbau zum Vergleich der Soll- und Istﬂussraten und Bestimmung der Schwankungen im
automatischen Spritzenpumpenbetrieb. Abbildung u¨bernommen aus folgender Quelle: Ausschnitt einer Posterpra¨sentati-
on von Darren Lewis et al., Integrated Solutions, IDEX Health & Science Group, Oak Harbor, WA, Hopedale, MA USA
(http://www.idex-hs.com). In Abha¨ngigkeit der Innendurchmesser der verwendeten Kapillaren (Transport tube, Pressure
tube) und der Kapillarla¨nge, variiert der tatsa¨chliche Druck beim Transport einer Lo¨sung im Leitungssystem. Die Genau-
igkeit der Istﬂussrate ist dabei letztlich mindestens durch die realen Abweichungen im Rahmen der Fertigungstoleranzen
der Steigungen an der Gewindespindel (und Hu¨lse) sowie der Schrittmotorcharakteristik begrenzt. Zur Detektion der Ist-
ﬂussraten und ggf. zu einer ausgleichenden Regulation durch eine aktive Ru¨ckkopplung, wird ein Flussratensensor in den
Aufbau integriert. (Unten) Korrelation der eingestellten Flussrate (Spritzenpumpe: Harvard Pump 11) mit der ermittelten
Flussrate des Sensors (Sensirion LG16-0480D) ohne Auslasskapillare. Die RSD bleibt, im getesteten linearen Messbereich
von 0.5 µl/min bis 10 µl/min, unter 5%.
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Spru¨h- und Reservoirgas
Der Volumenstrom an Stickstoﬀgas ist bei einem Vordruck von pvor = 1 bar und Raumtemperatur
(20◦C) bestimmt worden (Swagelok VAF-G4-09M, 50 l/h – 500 l/h). Bei 2,5-DHB-Pra¨parationen mit der
beschriebenen Kammer betra¨gt er ca. 315 l/h ± 4 l/h, mit Stickstoﬀ der Qualita¨t 2.8 (Air Liquide, 99.8
Vol-%, weitere Bestandteile O2 und Feuchtigkeit, ρ = 1.17 kg/m3 bei 15◦C und 1 bar, relative Dichte
bezogen auf trockene Luft 15◦C, 1 bar = 0.967). Die Angaben ermo¨glichen, unter deﬁnierten Bedingungen,
die Berechnung des Gasmassenstromes in der Apparatur.
4.4.4 Bestimmung der eﬀektiven Signalversta¨rkung bei den MS-Messungen
Zur Abscha¨tzung der relativen Versta¨rkung transmittierter Ionenstro¨me am Spektrometer LAMMA 2000
wurde eine Standard-MALDI-Probe mit den drei Peptidanalyten Substanz P, Melittin und Insulin bei
zentrisch justiertem Laserstrahl vermessen. Es handelt sich bei der Probe um eine Spru¨hpra¨paration (10
x 20 µl, 10 mg/ml 2,5-DHB, 1:3:5 x 10−6 M Substanz P, Melittin, Insulin in 0.1%-TFA/EtOH (1:1) v/v).
Durchgefu¨hrt wurden Infokusmessungen mit einer mittleren Pulszahl von 100 ± 15 Pulsen je Messpunkt
und einer durchschnittlichen Laserpulsenergie von 56 µJ ± 8 µJ bei einer dynamischen Abschwa¨cher-
stellung von 40 (Abbildung 4.7). Aus dem Ablationsvolumen, der Transmission und der Matrix- bzw.
Analytkonzentration kann die Nettoversta¨rkung ermittelt werden. Das Ergebnis der Messungen ist in
Abbildung 4.35 dargestellt. Ab einem MCP-Potential von ca. - 2.5 kV ko¨nnen am Oszilloskop deutliche
Dunkelpulssignale ermittelt werden9.
Die eﬀektive Signalversta¨rkung wurde a¨quivalent auch am Spektrometer ALADIM II, sowohl im
Linear-, als auch im Reﬂektormodus ermittelt. Die Versta¨rkung im Linearmodus ist um durchschnitt-
lich 5 % niedriger als am Spektrometer LAMMA 2000. Die Versta¨rkung im Reﬂektormodus ist dagegen
um zwischen 10 % bis 15 % ho¨her, als im Linearmodus am Spektrometer LAMMA 2000 (Daten nicht
explizit dargestellt).































Abbildung 4.35: Relative MCP- und Vorversta¨rkung in der Form des erhaltenen TIC (m/z 0 bis m/z 10000) und bestimmte
Netto-Versta¨rkung am Chevron-MCP des Spektrometers LAMMA 2000.
9Amplitude ≈ 34 mV bei 50 Ω und 40 mV Vollausschlag. 0.2 - 1 Impuls/s cm2, 40 mm eﬀektive Fla¨che.
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4.5 Protokolle der Pra¨parationstechniken
Bei den eingesetzten Verfahren zur Matrixpra¨paration (mit Ausnahme von dried droplet) handelt es
sich um Techniken, bei denen die Charakteristik der Fluide von dem Verhalten makroskopischer Fluide
abweichen kann. Das entsprechende Forschungsgebiet wird oft auch als ”Mikroﬂuidik“ bezeichnet [287]. In
der Mikroﬂuidik kann sich z.B. der Einﬂuss der Gravitation gegenu¨ber anderen Kra¨ften, wie der Reibung
oder den Kapillarkra¨ften, so stark verringern, daß diese Gro¨ße vernachla¨ssigt werden kann. In der Regel
erfordert dies eine Anpassung der Berechnungsmodelle.
4.5.1 Vorversuche und Bewertung
Anhand einer Reihe von Vorversuchen ist zuna¨chst, in Abha¨ngigkeit von den jeweiligen Pra¨parationspro-
tokollen, die fu¨r eine vollsta¨ndige Lo¨sungsmittelverdampfung beno¨tigte Zeit ermittelt worden. Betrachtet
wurde dabei auch das Lo¨sungs- und Diﬀusionsverhalten von Peptidanalyten (Abbildung 4.36 und Abbil-
dung 4.37 und 4.38). Hierzu wurde ein fu¨r das Verfahren dried droplet typisches Pra¨parationsvolumen
im Bereich von V ≈ 0.5 µl bis 2 µl angenommen. Das Referenzlo¨sungsmittel fu¨r die Matrix 2,5-DHB
ist Ethanol/0,1% TFA in einem Verha¨ltnis 3:7 (v/v). Die Testbedingungen werden nachfolgend kurz be-
schrieben, um eine Bewertung der Ergebnisse zu ermo¨glichen.
Der zu ermittelnde (mittlere) Zeitbedarf einer aus Lo¨sung einsetzenden Matrixkristallisation bzw. die
Zeit, die eine vollsta¨ndige Lo¨sung von Kristallen in einer Pra¨paration, nach Zufu¨hrung von Lo¨sungsmit-
tel beno¨tigt, ist in erster Linie abha¨ngig von der Lo¨slichkeit der entsprechenden Substanz(en). Weiterhin
besitzt die Kristallform und -gro¨ße einen Einﬂuss auf die Dauer des Lo¨sungsprozesses. Die Lo¨sungs-
mittelzusammensetzungen der hier untersuchten MALDI-Matrizes stellen i.d.R. ein (positiv) azeotropes
Gemisch dar.
Adsorption und Benetzung
Neben der geometrischen Strukturierung (Rauigkeit) sind besonders die chemische Beschaﬀenheit (Pola-
rita¨t) der Phasenbestandteile (Fluid/Feststoﬀ) und die wirksamen elektrostatischen Kra¨fte fu¨r die Art
und Auspra¨gung einer Adsorption und Benetzung von Oberﬂa¨chen mit Flu¨ssigkeiten oder Gasen verant-
wortlich [288] [289]. Das Verha¨ltnis von wirksamen Adha¨sionskra¨ften zwischen dem Adsorbens und dem
Adsorptiv zu den Koha¨sionskra¨ften innerhalb des Adsorptivs, bestimmt dabei wesentlich die Charakte-
ristik des erfolgenden Sorptionsprozesses. Energieabha¨ngig wird dabei i.d.R. zwischen Physisorption und
Chemisorption unterschieden [289].
Betrachtet werden im folgenden (nur) die Vorversuche zu den Pra¨parationsmethoden ”dried droplet“
und ”Zweikomponentenspru¨h“. Die Vorversuche zu den Druckpra¨parationen werden nicht explizit darge-
stellt. Zu den Versuchen sind hauptsa¨chlich die newtonschen Fluide10 Wasser, Ethanol und N2 verwendet
worden. Wasser ist bei allen zu dieser Arbeit eingesetzten Pra¨parationstechniken ein wesentlicher Bestand-
teil der Lo¨sungsmittelmischungen (c  50 vol.-%). Stickstoﬀ wird in der Spru¨happaratur als Reservoir-
bzw. Tra¨gergas verwendet. Bei den Pra¨parationstechniken, die eine gelo¨ste Matrix unmittelbar auf der
Pra¨paratoberﬂa¨che entlassen, wie z.B. die Methode des dried droplet oder die mit dieser artverwandten
Layer-Techniken und die dann i.d.R. mittels Kolbenhubpipetten aufgetragen werden, sind neben den
Kra¨ften die zur Tropfenbildung fu¨hren, beim Auftreﬀen auf die zu benetzende Oberﬂa¨che, keine weiteren
10Fluide deren Scherspannung τ proportional zur Schergeschwindigkeit du
dx
ist: τ η du
dx
mit η = dynamische Viskosita¨t, u
= Stro¨mungsgeschwindigkeit parallel zur Oberﬂa¨che und x = orthogonale Ortskoordinate. Das Verha¨ltnis von η/ρ wird als
kinematische Viskosita¨t bezeichnet. ρ = Dichte des Fluides. Nicht-newtonsche Fluide sind i.d.R. Suspensionen.
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Abbildung 4.36: Evaporation, Lo¨sung und Diﬀusion. 1. Reihe: Test der Evaporationszeit an einem Tropfen aus 1 µl Wasser.
Trocknung im warmen Luftstrom (ca. 50◦C). Bildaufnahmeabstand (a) - (b) = 10 s, dann jeweils 5 s. Ab 2. Reihe: Dried
droplet-Pra¨paration: 0.1 µl 2,5-DHB aus EtOH/0,1% TFA 3:7 (vol/vol) und Eigenﬂuoreszenzaufnahmen (2,5-DHB). Lo¨sung
der Matrix und Diﬀusion in 1 µl 98 % Glycerol. Bild (f) Hellfeldu¨bersichtsaufnahme der getrockneten Pra¨paration. Bild
(g) Fluoreszenzu¨bersicht von Bild (f). Bild (h) Ausschnittsvergro¨ßerung der linken oberen Ecke von Bild (g). Bild i) ca.
20 s nach Glycerolzugabe. Bild (j) nach ca. 50 s. Bild (k) (3. Reihe erste Position) nach ca. 1 min 50 s. Bild (l) nach ca.
20 min. (Bild m, n jeweils + 1 min.). Bild (o) nach ca. 40 min (Bild p, q jeweils + 1 min.). Bild (r) nach ca. 2 h (Bild
s, t jeweils + 1 min.). Bild (u) (5. Reihe erste Position) nach 3 h (Bild v, w jeweils + 1 min.). Bild (x) nach 7 h (Lo¨sung
ist nicht eingetrocknet). Zwischen den Aufnahmen wurde die UV-Beleuchtung der Probe unterbrochen. Ununterbrochene
UV-Beleuchtung nur wa¨hrend der unmittelbaren Belichtungszeit einer Aufnahme. Einheitliche Fluoreszenzbelichtungszeit
pro Bild = 5 s. Bildmaße (einheitlich außer 3. Bild , 2. Reihe): 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung: 50x). 3.
Bild , 2. Reihe, Bildmaße: 888 µm x 666 µm (Vergro¨ßerung: 100x).
Gro¨ßen zu beru¨cksichtigen. Bei den Pra¨parationstechniken die einen Transportweg von der Stelle der
prima¨ren Tropfenbildung am Pra¨parationswerkzeug zur Stelle der Pra¨parat- oder Targetoberﬂa¨che bein-
halten, ist dies dagegen anders. Die a¨ußeren Bedingungen nehmen hier einerseits Einﬂuss auf die prima¨re
Tropfengro¨ße/Form (Verdampfung, Reibung) sowie andererseits auch auf die kinetische Energie der ein-
zelnen Tropfen (Fallbeschleunigung, relative Stro¨mungsgeschwindigkeit). Betrachtet man hierbei einzelne
Tropfen bzw. nahezu homogene Populationen mit einer besonders ﬂachen Gro¨ßenverteilung und sehr
geringen relativen Fliessgeschwindigkeiten, bei denen jeder Tropfen in eine ruhende (statische) Gasatmo-
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Abbildung 4.37: Lo¨sung einer 1 µl Dried droplet-Pra¨paration eines mit AMCA (7-amino-4-methylcoumarin-3-acetat, λex ≈
350 nm, λem ≈ 450 nm) markierten 10 AS-Peptides (AMCA-NH2-RKFWLLMPAV-CONH2, Amid, Mr = 1260.1 g/mol)
in einer Ethanol/Wasser 3:7 (v/v) Mischung. Aufgebracht und getrocknet bei Raumtemperatur (c ≈ 10−5 M). Lo¨sung und
Diﬀusion nach Auftragung von 1 µl 10 mg/ml 2,5-DHB in EtOH/0.1 % TFA 3:7 (vol./vol.). Reihe 1 Bild (b), (c) Aufnahme
nach 1 min., Belichtungszeit jeweils 10s. Reihe 1 ab Bild (d) Aufnahme nach 2 min., Belichtungszeit 5 s. Alle weiteren
Aufnahmen erfolgten unmittelbar nacheinander ∆t ca. 10 s. Ab Bild (f) in Reihe 2 ist die beginnende Kristallisation von 2,5-
DHB mit dem ﬂuorophormarkierten Peptid zu erkennen. Bildmaße (einheitlich): 1775 µm x 1331 µm (Vergro¨ßerung:
50x).


























































Abbildung 4.38: (a) Auf eine Sekunde Belichtungszeit normierte relative Fluoreszenzintensita¨t: Lo¨sung und Diﬀusion von
AMCA-NH2-RKFWLLMPAV-CONH2 (Abb. 4.37). (b) Lo¨sung und Rekristallisation von AMCA-NH2-RKFWLLMPAV-
CONH2 in einer Dried droplet-Pra¨paration mit 2,5-DHB.
spha¨re geringer Dichte abgegeben wird, ko¨nnen einzelne Tropfen - soweit keine Mikroﬂuidcharakteristik
einsetzt - in erster Na¨herung als ”ballistische“ Objekte mit berechenbarer Trajektorie behandelt werden.
Im Falle der Bildung eines heterogenen Spru¨hs mit einer deutlichen Gro¨ßenverteilung sind die Verha¨ltnisse
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dagegen, von Beginn an, komplizierter. Um polydisperse Spru¨hs mit monodispersen Spru¨hs hinsichtlich
physikalischer Prozessgro¨ßen vergleichbar zu machen, werden i.d.R. bestimmte Tropfengro¨ßen deﬁniert.
Hierzu za¨hlen z.B. der d(43) oder der d(32) Durchmesser [106].
Auch die Jet-Druckverfahren erzeugen im Pra¨parationsprozess Tropfen. Aus einem thermischen Ver-
dampfungsprozess eines Teiles der Drucklo¨sung, das sich in einem Kanalsystem beﬁndet, wird ein kleines
Volumen der Lo¨sung mit hohen Geschwindigkeiten aus den Du¨seno¨ﬀnungen ausgetrieben. Die Du¨sen
haben eine bestimmte geometrische Anordnung und kommen in den verwendeten Kartuschen in zwei
unterschiedlichen Gro¨ßen vor (siehe Abb. 4.45).












∗: In Mischungen mit H2O η << 1.5.
4.5.2 Zweikomponenten-Spru¨htechnik
Die Zweikomponentenspru¨htechnik basiert auf der entwickelten mehrteiligen Spru¨happaratur. Diese be-
steht, im einfachsten Aufbau, aus einer Kombination eines Spru¨hkopfes mit einer Kammer und einem
Targethalter. Der urspru¨ngliche Spru¨hkopf setzt sich dabei aus einem Glasbeha¨lter (a¨hnlich einer ICP-MS-
Probenzersta¨uber-Du¨se) mit waagerechtem Gasanschluss und einer gasdichten, manuell zu bedienenden
und vertikal stehenden Hamiltonspritze zusammen. Die Pra¨parationskammer (PTEG) steht in direk-
ter Verbindung mit dem Spru¨hkopf und dem vertikal orientierten Elektromotor. Der Probentra¨gerhalter
wird wa¨hrend der Pra¨paration, durch den Gleichstromelektromotor, in Rotation versetzt. Die Drehzahl
der Motorwelle ist dabei u¨ber ein Digitalvoltmeter kontrollierbar und kann mit einem Labornetzgera¨t
(220V DC) u¨ber einen weiten Bereich stufenlos reguliert werden. Methodisch handelt es sich bei dem
Spru¨hkopf um eine Zweistoﬀ-Du¨se innerer Mischung. Die O¨ﬀnung des Spru¨hkopfes und das eingesetzte
Target beﬁnden sich wa¨hrend der Pra¨paration in der fast vollsta¨ndig geschlossenen Kammer. Der Pra¨pa-
rationsraum ist damit im Verlauf des Spru¨hvorganges nur durch die Motorbelu¨ftungsschlitze mit der
umliegenden Atmospha¨re direkt verbunden und wird vor dem Einsetzen des eigentlichen Spru¨hvorgangs
mit dem Reservoirgas, wobei es sich in der Regel um Stickstoﬀ handelt, befu¨llt. Die Kammer hat im auf-
gebauten Spru¨happarat außerdem die Funktion eines akustischen Resonanzko¨rpers. In Abbildung 4.39
sind exemplarische Matrixbedeckungen optisch markiert und im Vorlauf einer quantitativen Auswertung
dargestellt. Abbildung 4.40 zeigt unterschiedliche Stadien bei der Entwicklung des Spru¨hkopfes im Auf-
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Matrixabdeckung mit unterschiedlichen Pra¨parationsmethoden
















































Marker B-Wert Hintergrund B-Wert
Abbildung 4.39: Optischer Vergleich der Matrixabdeckung durch vertikal gemittelte horizontale Linienscans in mikrosko-
pischen Hellfeldauﬂichtbildern. Im jeweiligen Bildausschnitt wird das (real detektierte) RGB-Tupel der Matrix durch das
(Marker-) RGB-Tupel(001) ersetzt. Im Anschluss wird dann der in eine Richtung u¨ber eine festzulegende Pixelanzahl ge-
mittelte 8 Bit B-Kanal des Tupels gegen die Ortskoordinate der Linescanrichtung abgetragen (Tellerposition = Relative
Position auf der Telleroberﬂa¨che). Es ist hierbei sinnvoll die Anzahl der gemittelten Linien in Abha¨ngigkeit des Laserfokus-
durchmessers zu wa¨hlen. Eine weitere Betrachtung z.B. die Ermittlung aller matrixtragender Pixel kann dann besonders
einfach z.B. u¨ber eine bina¨re Zuordnung erfolgen (Matrix=1, keine Matrix=0). (Oben links) Dried droplet Pra¨paration
mit SA, (oben rechts) Spraypra¨paration mit 2,5-DHB, (unten links) Dried droplet-Pra¨paration mit CHCA, (unten rechts)
ﬂa¨chige Druckpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB [292].
bau der Apparatur. Abbildung 4.41 stellt die Auswertung der vergleichenden MALDI-Messungen dar,
die in Abha¨ngigkeit von den Parametern Gasvordruck und Matrixkonzentration untersucht wurden. Die
Abbildungen 4.42 bis 4.44 stellen Ergebnisse der Auswertungen zu Parametervergleichen der Flussrate
und Matrixkonzentration dar.
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(a) (b) (c)
Abbildung 4.40: Zweikomponentenspru¨happaratur mit verschiedenen Spru¨hko¨pfen und derselben Spru¨hkammer. (a) Aufbau
mit gasdichter Hamiltonspritze (25 µl) und Glasko¨rper. (b) Testspru¨hkopf aus PP zur Untersuchung des zusammenha¨ngen-
den Flu¨ssigkeitsstrahlkerns. (c) Testspru¨hkopf aus PEEK.
Das in einem Zweikomponentenspru¨h ausgebildete Aerosol zeigt i.d.R. eine heterogene Tropfengro¨ßen-
verteilung (polydisperser Spru¨h). Diese Verteilung ist theoretisch vorab nur schwer zu berechnen, prak-
tisch dagegen aber relativ genau bestimmbar11. Als grobe Orientierung diente hier die, fu¨r den Sauter-
durchmesser12 (d32) an einer Zweistoﬀ-Du¨se mit innerer Mischung, aufgestellte Gleichung nach [106].
Sie ist aber nur fu¨r die urspru¨nglich angenommene Du¨sen-Dimensionierung und Fluide vergleichbarer















Zusa¨tzlich wird im Aufbau, in Abha¨ngigkeit der Geometrie der Pra¨parationskammer, im Pra¨parations-
raum eine bestimmte Stro¨mung erzeugt. Die Stro¨mung wird u.a. unterhalb des eingesetzten Probentellers
turbulent, was unmittelbar u¨ber dem Target eine fu¨r die Tropfengro¨ßenverteilung besonders gu¨nstige Gas-
bewegung entstehen la¨sst. Diese unterstu¨tzt einerseits die Trocknung einzelner Tropfen sowie andererseits
auch die Koaleszenz unterschiedlich großer Tropfen, wobei die Tropfengro¨ße dann u¨ber der Pra¨paratﬂa¨che
nur noch eine sehr ﬂache Verteilung aufweist. Außerdem wird eine akustische Resonanz erzeugt, die einen
Ru¨ckstau ausbildet. Dieser vermindert den Impuls der Gasstro¨mung an der Kapillaro¨ﬀnung der Du¨se. Der
am Spraykopf einstro¨mende Gasﬂuss kann mechanisch u¨ber ein Drosselventil (Nadelventil) mit Manome-
ter in Druckabstufungen von ca. ∆p = 0.2 bar eingestellt werden. Bei einem (Vor)Druck von 1 bar betra¨gt
der Volumenstrom des Tra¨gergases (N2, T = 20◦C) in etwa V˙G = 315 l h−1 ± 5 l h−1. Der Gasdruck
wird im Rahmen von Vorversuchen und in Abha¨ngigkeit des Pra¨parationskammervolumens, der Kam-
merform und der Lo¨sungszusammensetzung bestimmt. Hierbei muss die Oberﬂa¨chenbeschaﬀenheit der
zu bedeckenden Probe beru¨cksichtigt werden, auf die alle Parameter abschliessend dann feinabgestimmt
werden mu¨ssen.
Bei dieser Art der Pra¨paration ko¨nnen positive Auswirkungen auf die Gro¨ße und die Form der erhaltenen
11Zum Beispiel mittels Laserbeugungsspektrometrie und Fourieranalyse.
12Der Sauterdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser eines monodispersen Spru¨hs mit gleicher volumenbezogener
Oberﬂa¨che, als diejenige, die der erhaltenen polydispersen Verteilung entspricht.
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Kristalle beobachtet werden. Es wird unter vollsta¨ndig manueller Bedienung der Spritze und bei wie-
derholten Spru¨hvorga¨ngen (Spru¨hzyklen), eine besondere Qualita¨t einer Matrixschichtung erreicht. Diese
zeichnet sich durch eine sehr homogene und feinkristalline Verteilung der Matrix aus.
Bei den Ausgangsparametern der Spru¨htechnik handelt es sich um:
• die Matrix selbst und ihre Konzentration (Massestrom m˙),
• das Tra¨gergas und den Volumenstrom V˙G bei einem bestimmten Vordruck (Massestrom m˙),
• die Kammergeometrie (Stro¨mungsproﬁl und akustische Resonanz),
• die Flussrate der Lo¨sung (Volumenstrom V˙ ),
• die chemische Zusammensetzung der Lo¨sung13,
• die Bewegungsart des Targethalters und in deutlich geringerem Ausmaß, die Geschwindigkeit der
Targetbewegung.
Weiterhin ko¨nnen die bedeutsamen physikalischen Ausgangsparameter des Spru¨hkopfes bzw. der Du¨se
benannt werden. Diese sind im Wesentlichen:
• der Innendurchmesser und das Material der Spru¨hkapillare sowie die Geometrie der O¨ﬀnung,
• der Durchmesser des gasfu¨hrenden Kanals (Vorkammer) sowie dessen Geometrie und Oberﬂa¨chen-
beschaﬀenheit,
• der Tra¨gergasdruck sowie der Durchmesser des Gasreservoirs und die Geometrie des U¨bergangsbe-
reiches.














Der Indiex 0 bezeichnet dabei den Zustand an der Stelle der gro¨ßten Ausdehnung des Gaskanals im
Spru¨hkopf. Das Druckverha¨ltnis erlangt den kritischen Wert, wenn an der Mu¨ndung die Schallgeschwin-
digkeit erreicht wird. Fu¨r Luft ergibt sich dabei ein Betrag von in etwa Ψ ≈ 0.484 [106]. Die Position
der Spru¨hkapillare im gasfu¨hrenden Kanal (Vorkammer) beeinﬂusst, neben der Oberﬂa¨chenspannung der
verspru¨hten Lo¨sung und der Gaszusammensetzung, die Tropfenbildung bzw. den Tropfenabriss und damit
die La¨nge des zusammenha¨ngenden Strahlkerns. Sie ist vor allem im Zusammenhang mit der Gaskanal-
geometrie im einsetzenden Zersta¨ubungsprozess entscheidend [291].
Um eine Zweikomponentenzersta¨ubung ausreichend charakterisieren zu ko¨nnen, mu¨ssen zumindest
ansatzweise die sich ausbildenden Stro¨mungsform(en) bekannt sein. Hierbei sind das dimensionslose Mas-
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der Fluide zu bestimmen bzw. zu beru¨cksichtigen. Das Massestromverha¨ltnis wirkt sich auf die Schallge-
schwindigkeit an der Du¨senmu¨ndung aus. Diese kann ggf. deutlich unter der Schallgeschwindigkeit in den
reinen Bezugsﬂuiden liegen, cWasser ≈ 1500 m/s, cLuft ≈ 330 m/s [291]. Im Rahmen der Testphase der
entwickelten Zweikomponentenspru¨happaratur sind hierzu Experimente mit einem, unmittelbar an der
Du¨senmu¨ndung angebrachten, Kondensatormikrophon durchgefu¨hrt worden. Diese belegen einen erkenn-
baren Drift im Frequenzspektrum, sobald das Massenstromverha¨ltnis µ = m˙Gm˙ sprunghaft vera¨ndert wird
(Die Daten hierzu sind nicht dargestellt). Es wird angenommen, daß die Pra¨parationskammer auch als
akustischer Resonator dient. Hierzu sind Tests mit unterschiedlichen Kammergeometrien durchgefu¨hrt
worden. Aus der Kombination einer Zweistoﬀ-Du¨se mit einem akustischen Resonator ko¨nnen die sehr
kleinen Tropfendurchmesser, die i.d.R. kleiner ausfallen als u¨ber Gleichungen der Du¨sencharakterisierung
berechnet wird, erkla¨rt werden.
Sekunda¨rer Tropfenzerfall
Die in einem Spru¨h erzeugten prima¨ren Tropfen ko¨nnen durch die Gasstro¨mung weiter zerteilt werden.
Dieser Prozess ist besonders geeignet, um eine ﬂachere Gro¨ßenverteilung zu erhalten. Betrachtet wird, der
Einfachheit halber, zuna¨chst ein ruhender (ideal) kugelfo¨rmiger Tropfen, auf den ein Gasstrom einwirkt.







cW [N ] (4.7)
Mit cW dem dimensionslosen Widerstandsbeiwert. Die Oberﬂa¨chenspannungskraft des Tropfens wirkt
dabei seiner Zerteilung entgegen:
Fσ = π dTropfen σ [N ] (4.8)






cW = π dTropfen σ (4.9)
Wie bei der Beschreibung der prima¨ren Tropfenbildung in einem Spru¨h werden, bezogen auf die sekunda¨re
Tropfenbildung, Verha¨ltniszahlen deﬁniert. Diese sind bei einer na¨heren Charakterisierung hilfreich. Zum
einen ist dies die sogenannte Gas-Weberzahl:








Sinnvoller Weise wird die Stabilita¨tsbetrachtung in realen Spru¨hs auf die kritische Relativgeschwindigkeit
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Um die Flu¨ssigkeitsviskosita¨t und Schwingungseinﬂu¨sse zu beru¨cksichtigen wird weiterhin noch die, auf





Empirisch wird dann eine kritische Gas-Weberzahl gefunden, bei deren U¨berschreiten ein sekunda¨rer




+ 14 OhT (4.14)
Beru¨cksichtigt werden muss, das die angenommenen Ausgangsbedingungen u¨ber die Tropfengro¨ße und
die Relativgeschwindigkeit im Verlauf der Spru¨hbildung nicht konstant sind.
Ebenso kann die Zeit, die fu¨r einen Tropfenzerfall beno¨tigt wird, abgescha¨tzt werden [291]:







Zweikomponentenspru¨her mit innerer Mischung neigen bekanntermaßen zur Ausbildung eines sogenann-
ten Oversprays [291]. Aufgrund der teilweise sehr klein werdenden Tropfen sinkt die Masse der Tropfen
und die Relativgeschwindigkeit geht gegen Null. Es handelt sich hierbei um ein Pha¨nomen der Mikroﬂui-
dik. Die Tropfen folgen dann der ausgebildeten Gasstro¨mung und werden dabei nicht nur auf die zu
beschichtende Oberﬂa¨che transportiert. Im vorliegenden Spru¨haufbau verbleibt, im optimierten Betrieb,
deshalb der u¨berwiegende Teil des Sprays an den Wa¨nden der Pra¨parationskammer. Der Anteil des
Oversprays geht dann einerseits fu¨r die Pra¨paration verloren, ist aber andererseits ein deutliches Qua-
lita¨tsmerkmal kleiner Tropfen mit einer engen Gro¨ßenverteilung im Spru¨h. Diese erzeugt ihrerseits dann
eine ﬂache Mengenverteilung der Matrix, bezogen auf die Fla¨che der zu beschichtenden Probe (siehe auch
Abb. 5.6).







































Abbildung 4.41: Dargestellt ist die Entwicklung der mittleren 2,5-DHB-Signalintensita¨t (m/z 137) in Linienrasterspektren
(ein Puls pro Pixel). Abha¨ngigkeit von der Matrixkonzentration und dem Gasvordruck. Verwendet wird eine manuelle gas-
dichte Hamiltonspritze mit einer mittleren Flussrate zwischen 5 µl/min > f > 1µl/min. Verspru¨ht wurde jeweils der mittlere
Bereich eines Spritzenvolumens, d.h. ca. 20 µl (Spritzenfassungsvermo¨gen 25 µl). Die Linienscans gehen u¨ber die gesam-
te Oberﬂa¨che eines goldbeschichteten Aluminiumtargets. Durchmesser ca. 20000 µm (2 cm). Lo¨sungsmittel: EtOH/0.1%
TFA 1:1 (v/v). Messung am Spektrometer LAMMA 2000, Targetebene im fokalen Bereich b, Bestrahlung: ca. 1.5-fache
Schwellbestrahlung von 2,5-DHB.


























 5 x 10µl/min 30mg/ml
 5 x 10µl/min 5mg/ml
Abbildung 4.42: (a, b) Gezeigt sind Ausschnitte vertikal bespru¨hter AB Sciex Targets. Die Translationsrichtung (Sprayli-
nienrichtung) liegt im Bild senkrecht ↓. Im mittleren Bereich von (a, b) ist die waagerechte Sprayverteilung zu erkennen.
(a) 5 x c = 5 mg/ml 2,5-DHB. (b) 5 x c = 30 mg/ml 2,5-DHB. Diagramm: Dichteverteilung der aufgebrachten Matrix.
Ermittlung anhand von UV-VIS-Reﬂexionsmessungen in der Form vertikal gemittelter horizontaler optischer Linienscans.
Pixelgro¨ße von (a) ca. 1.3 µm, Pixelgro¨ße von (b) ca. 3.2 µm. Deutlich erkennbar ist die erhaltene eingipﬂige Dichtever-
teilung. Sollﬂussrate ca. 10 µl/min, Translationsgeschwindigkeit des Spru¨hkopfes in x-Richtung ca. 95 mm/min. Abstand
der Spru¨hkapillare zum internen Referenzpunkt ca. 10 mm. Lo¨sungsmittelzusammensetzung beider Matrixkonzentrationen
EtOH/H2O 1:1 (v/v).
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(1050 s - 1650 s)
mean: 1.45 µl/min
















Abbildung 4.43: Flussratenvergleich unter Pra¨parationsbedingungen. (a) Spritzenpumpe (Harvard Pump 11), Sollﬂussrate
1 µl/min, 250 µl Hamiltonspritze. (b) 25 µl gasdichte Hamiltonspritze, manuelle Bedienung. Nach Integration (u¨ber 644 s)
ergibt sich ein Spru¨hvolumen von 14.7 µl. Eine manuelle Pra¨paration von 20 µl beno¨tigt somit in etwa 15 min (14.6 min).
























































Flussrate / 10 -6l/min
(a) (b)
Abbildung 4.44: (a) Im Versuchsaufbau mit der Spritzenpumpe kann die Sollﬂussrate dauerhaft nicht erreicht werden. Ein
dauerhaftes u¨bertreﬀen der Sollﬂussrate konnte in den Versuchen dagegen nicht festgestellt werden. Bei der Tropfenbildung
am Kapillarende und dem Abtropfen in eine statische Gasatmospha¨re zeigen sich, unmittelbar zum Zeitpunkt des Abscherens
eines Tropfens, Schwankungen im Wa¨rmeﬂuss des Sensors, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, das sie mit dem
Abtropfen in direktem Zusammenhang stehen. In der Abbildung ist dem Ereignis eine periodische Schwankung u¨berlagert.
Dargestellt ist die Flussrate wa¨hrend kontrollierter Tropfenbildung und Tropfenabriss an einer PEEK-Kapillare mit planem
Kapillarende (AD = 1/16 ”, ID = 500 µm, La¨nge = 32 mm). (b) Unmittelbar vor der Abtropfung bei lotrechter und
ortsfester Positionierung der Kapillare, aus der Integration der Flussrate, ermitteltes Tropfenvolumen (PEEK-Kapillare:
AD = 1/16 ”, ID = 500 µm, La¨nge = 32 mm). Es zeigt sich eine
”
Tendenz“ zu kleineren Tropfenvolumen bei ho¨heren
Flussraten. Aufgrund der hohen Standardabweichung bei kleiner Flussrate ist aber keine deﬁnitive Aussage, anhand dieser
Ergebnisse mo¨glich.
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4.5.3 Drucktechnik
Als Druckapparatur wird in dieser Arbeit ein modiﬁzierter kommerzieller Deskjet-Drucker des Herstel-
lers HP vom Typ 550 D verwendet (Abbildung 4.45) [51] [292]. Zur Aufnahme der Lo¨sungen werden
geo¨ﬀnete HP-Patronen eingesetzt, die eine Tropfenerzeugung durch einen thermisch erzeugten Jet, nach
dem sogenannten Droplet-On-Demand-Prinzip (DOD) ermo¨glichen. Vor dem Umbau der Farbstoﬀpa-
tronen wird zuna¨chst deren Funktionsfa¨higkeit und die Durchla¨ssigkeit aller Du¨sen mit dem originalen
Farbstoﬀgemisch (schwarz) des Herstellers getestet. Danach erfolgt eine grobe Justierung des Targets,
die nach Testdrucken dann mit einer Mikrometerschraube feinjustiert wird. Die Mikrometerachse be-
ﬁndet sich wa¨hrend eines Druckvorgangs unterhalb der axialen Position der Druckkartusche. Nach dem
Funktionstest der schwarzen Originalfarbstoﬀpatronen muss ein Reinigungsprotokoll mit Lo¨sungsmitteln
(Aceton, Wasser, Ethanol) zur vollsta¨ndigen Sa¨uberung von Farbstoﬀresten und Ablagerungen durch-
gefu¨hrt werden. Das Reinigungsprotokoll sieht dabei einen kontinuierlichen Fluss in Druckrichtung vor.
Dieser kann z.B. duch Kontakt mit einem großﬂa¨chig ausgebreiteten Zellulosetuch hergestellt werden. Je
nach Probentra¨germaterial mu¨ssen unterschiedliche Absta¨nde zu den Druckdu¨sen eingestellt werden, um
mit identischen Lo¨sungen vergleichbare Druckergebnisse zu erhalten.
Die Ansteuerung des Druckers erfolgt aus der ULISSES-Umgebung oder mit einem beliebigen Text-
verarbeitungsprogramm. Aus ULISSES ko¨nnen geometrische Punktmuster mit unterschiedlichem Ras-
terabstand sowie Pra¨parationen mit ﬂa¨chigem Auftrag hergestellt werden.
Ein reproduzierbares mehrfaches Drucken auf diskrete Positionen ist mit diesem einfachen Verfahren
nicht mo¨glich. Mehrmaliges Bedrucken einer gro¨ßeren Fla¨che (ca. 3 ·106µm2 ) ist dagegen gut handhabbar.
Abbildung 4.45: Modiﬁzierter Deskjet-Drucker von HP mit speziell pra¨parierten Druckkartuschen, zu erkennen am rechten
Bildrand. (Rechts) Anordnung der unterschiedlich großen Druckdu¨sen am Boden der Druckkartusche. Messbalkenla¨nge,






Ergebnisse der Experimente zur
Pra¨paration und MS-Charakteristik
5.1 Probenpra¨paration
5.1.1 Beobachtungen zum Lo¨sungsmitteleinschluss und Salzkontamination
An mittels dried droplet hergestellten Pra¨parationen mit der Matrix 2,5-DHB kann bei einem hohen
Wasseranteil in der Pra¨parationslo¨sung und langsamer Trocknung unter mikroskopischer Beobachtung
ein deutlicher ”Lo¨sungsmitteleinschluss“ bzw. eine Hohlraumbildung im Pra¨parat beobachtet werden.
Inwieweit dabei Lo¨sungsmittel in oder wahrscheinlicher zwischen einzelne wachsende Kristalle eingela-
gert wird, kann auf diese Weise aber nicht diﬀerenziert ermittelt werden. Aufgrund der, gegenu¨ber dried
droplet-Pra¨parationen, deutlich verringerten Volumina (i.d.R. einige Nanoliter) und dem Prozess der
Tropfenbildung, bleibt der beobachtete Eﬀekt an Druckpra¨parationen und Spru¨hpra¨parationen, bei de-
nen eher kleine Kristalle und/oder amorphe Matrixbereiche erzeugt werden, dagegen aus. Ein typisches
Massenspektrum der Matrix 2,5-DHB (λ = 337 nm) im Massenintervall von m/z 100 bis m/z 300 entha¨lt
die Signalgruppen A bis D (siehe Abb. 5.1 a). Hierbei handelt es sich um die Multiplets der Spezies:
• [M −H2O + H ]+ = 137.02 u (A)
• [M ]•+ = 154.03 u (B)
• [M + Na]+ = 177.02 u (C)
• [2M − (H2O)2 + H ]+ = 273.04 u (D)
Neben diesen Ionenspezies treten noch die Ionen [M + H ]+ = 155.03 u und [M + K]+ = 192.99 u auf.
Es zeigt sich bei den in Abbildung 5.1 dargestellten Messungen, daß eine geringfu¨gige Salzkontamination
(hauptsa¨chlich NaCl) in einer Pra¨paration das Verha¨ltnis der Signalgruppen A/B gegenu¨ber der Situation
ohne Kontamination verschieben kann. Hierbei scheint die Bildung der Spezies [M−H2O+Na]+ bei einer
Kontamination das Verha¨ltnis von A/B nicht in gleichem Umfang zu beeinﬂussen, wie die Bildung der
Spezies [M +Na]+. Weiterhin bleibt das Verha¨ltnis von A/D bei einer Kontamination nahezu konstant.
Die Bildung der Spezies [M + Na]+ u¨berwiegt gegenu¨ber der Bildung der Spezies [M − H2O + Na]+.
Die dargestellten Beispielspektren sind mit einer identischen Bestrahlung, (z-) axialen Probenposition
und vergleichbarer Pulszahl (22 bzw. 23 Messungen) an einer Probenstelle der jeweiligen Pra¨paration,
aufgenommen. Der Totalionenstrom im betrachteten Massenintervall steigt bei einer geringfu¨gigen Kon-
tamination mit NaCl um rund 6 % an, was hauptsa¨chlich durch die zusa¨tzlich erzeugten Quasimoleku¨lio-
nenspezies mit Natrium und in geringerem Umfang mit Kalium erkla¨rt werden kann. Ein signiﬁkanter
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qualitativer Unterschied bei der Vermessung von 2,5-DHB-Matrix mit den Wellenla¨ngen λ = 337 nm
und λ = 349 nm konnte nicht festgestellt werden, d.h. mit beiden Wellenla¨ngen werden die identischen
Ionenspezies erzeugt. Ein quantitativer Unterschied in der relativen Intensita¨tsverteilung ist dagegen fest-
stellbar (Abb. 5.71).
Bei zentrischer Laserstrahljustierung und Bestrahlungen, die deutlich u¨ber der Schwellbestrahlung
von 2,5-DHB liegen, kann mit beiden Wellenla¨ngen und Strahlproﬁlen eine Desorption von Goldionen aus
der Oberﬂa¨chenbeschichtung des Aluminiumprobentra¨gers festgestellt werden (siehe Abb. 5.1 b). Neben
dem, wie im U¨bersichtsspektrum in Abbildung 5.1 b erkennbaren, Zusatz von Co und Fe ko¨nnen in
den unterschiedlichen Goldbeschichtungen auch (nachweisbare) Anteile an Ag, Mn, Cr und Cu enthalten
sein (nicht dargestellt). Ein Einﬂuss dieser Elemente auf die Bildung von Quasimoleku¨lionen biologischer
Spezies konnte in den Messungen nicht festgestellt werden.
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30.15 ([Na+Li]+)  
Abbildung 5.1: (a) Gegenu¨berstellung der Signalcharakteristik von 2,5-DHB Pra¨parationen mit und ohne Salzkontamination.
Bei den Kontaminationen handelt es sich um den Eintrag von Natrium- und Kaliumsalzen. Wie in der U¨bersicht erkennbar
wird, haben die Salzkontaminationen (Hauptpeaks, C) i.d.R. keinen signiﬁkanten Einﬂuss auf die relative Intensita¨tsvertei-
lung der u¨brigen 2,5-DHB-Massensignale im niedrigen Massenintervall. Dargestellt ist jeweils ein Summenspektrum u¨ber
mehrere Messungen an einer Probenstelle. Ohne Kontamination: A/B ≈ 1.3, A/D ≈ 1. Mit Kontamination: A/B ≈ 1,
A/D ≈ 1. Der TIC ohne Salzkontamination im Massenintervall betra¨gt ca. 4.7 ·106 (willk. Einheit). Der TIC mit Salz-
kontamination liegt etwas ho¨her, bei ca. 5 ·106 (willk. Einheit). Aufnahme am Spektrometer ALADIM II. (b) Ablation
der Oberﬂa¨chenbeschichtung eines Targets bei ho¨herer Bestrahlung. Erkennbar sind die Signale von Gold und weiteren
chemischen Elementen. Aufnahme am Spektrometer LAMMA 2000 (siehe Tabelle 5.1).
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Tabelle 5.1: Massesignale aus der Targetbeschichtung bei ho¨herer Bestrahlung. Rundung auf die zwei-
te Nachkommastelle. Die Massen 30.15 u, 103.65 u sind, aufgrund der hohen Massenabweichung zur
angenommenen Zusammensetzung, nicht sicher bestimmt. Die Bimetallspezies NaLi+ ist eher aus der
LMIS-MS (liquid metal ion source-ms) bekannt [293]. Das Element Fe konnte dagegen sicher bestimmt
werden, da im Spektrum auch das Isotop 54Fe auftritt. Bei Co (Kobalt) handelt es sich um ein Reinele-
ment, wie auch bei Au (Gold) und Rh (Rhodium). Das Spektrometer wurde vor der Messung mit einer
linearen Regression und drei Stu¨tzmassen kalibriert.
Peakzentroid Theoretische Masse δ m
22.96 u 22.99 u - 1305 ppm
30.15 u 30.01 u 4665 ppm
38.96 u 38.96 u 0 ppm
56.04 u 55.93 u 1967 ppm
59.06 u 58.93 u 1867 ppm
103.65 u 102.91 u 7191 ppm
196.96 u 196.97 u - 51 ppm
236.94 u 236.93 u 42 ppm
252.87 u 252.90 u - 12 ppm
255.87 u 255.90 u - 12 ppm
393.78 u 393.93 u - 38 ppm
590.25 u 590.90 u - 110 ppm
Tabelle 5.2: Parameterkombinationen der goldbeschichteten Aluminiumtellermessung am Spektrometer
LAMMA 2000.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : - 2.0 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 51 µJ
Abschwa¨chung : 15
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 19◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Target : Aluminiumteller, vergoldet
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5.1.2 Beobachtungen zur Kristallisation der MALDI-Matrix 2,5-DHB
Im Zusammenhang mit dem Drucken der Matrix 2,5-DHB kann bei Verwendung von organischen Lo¨sungs-
mitteln wie Aceton (Propanon, aprotisch-polar) oder THF (Tetrahydrofuran, aprotisch-unpolar) an den
erhaltenen Pra¨parationen ein signiﬁkant ho¨herer Anteil mit Bereichen einer zu gro¨ßerenWellenla¨ngen ver-
schobenen Fluoreszenz festgestellt werden (gru¨n, bathmochromic shift). An Dried droplet-Pra¨parationen
und Spru¨hpra¨parationen mit einem hohen Anteil an organischen Lo¨sungsmitteln (Anteil  50 % v/v) tritt
dieses Pha¨nomen auch auf. Es deutet aber einiges darauf hin, daß bei dem Druckvorgang, zumindest in
den amorph erscheinenden Bereichen, aufgrund der an den Heizelementen erreichten hohen Temperaturen
(T ≈ 300◦C) eine glasartige Struktur der Matrix gebildet werden kann. Diese Matrixablagerungen in so
ﬂuoreszierenden Bereichen zeigen dann auch keine Lo¨slichkeit mehr, in den zuvor verwendeten Lo¨sungs-
mitteln. Es ﬁnden sich auch in Dried droplet- und Spru¨hpra¨parationen Kristalle, die ebenfalls einen Shift
in der Fluoreszenz zeigen, ihre Lo¨slichkeit in den verwendeten Lo¨sungsmitteln aber dennoch beibehalten
(Abbildung 5.3). Massenspektren von diesen Kristallen zeigen keine signiﬁkanten Unterschiede in den
relativen Ha¨uﬁgkeiten der Peakmuster, gegenu¨ber Spektren die von ausschliesslich im blauen Wellen-
la¨ngenbereich ﬂuoreszierenden Kristallen erhalten wurden. In den Spektren, die von den amorphen und
gru¨n ﬂuoreszierenden Bereichen aufgenommen werden, zeigen die 2,5-DHB Peaks niedrige Signalinten-
sita¨ten. Na¨here Untersuchungen zur Charakterisierung der amorphen Bereiche oder der Kristalle, mit da-
zu geeigneten Analysemethoden (z.B. Kristallstrukturbestimmung), sind im Rahmen dieser Arbeit nicht
durchgefu¨hrt worden. In Abbildung 5.2 sind Ergebnisse von Dried droplet-Pra¨parationen bei unterschied-
lichen Umgebungsbedingungen dargestellt. Es wird nach den CLSM-Messsungen an gro¨ßeren 2,5-DHB-
Krsitallen vermutet, daß Sto¨rungen im Kristallisationsprozess, aufgrund von plo¨tzlichen Vera¨nderungen in
den Umgebungsbedingungen zu einer versta¨rkten Bildung von ”Hohlra¨umen“(unter Atmospha¨rendruck)
fu¨hrt. Diese zuna¨chst mit Flu¨ssigkeit gefu¨llten Bereiche ko¨nnen in den CLSM-Messungen (unter Vaku-
umbedingungen) als Hohlra¨ume identiﬁziert werden. Zum Vergleich sind Regionen des Probentargets mit
mehreren Riefen abgebildet, die im CLSM-Bild als schwarze Bereiche erkennbar sind.
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Tabelle 5.3: Parameterkombinationen der 2,5-DHB-Vermessungen am Spektrometer ALADIM II.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 18.9 kV
Blendenpotential : 14.7 kV
DE-Zeit : 190 ns
Gitterpotential : - 5.1 kV
Konversionsdynode : - 9.1 kV
Reﬂektor 1 : 12.2 kV
Reﬂektor 2 : 23.3 kV
MCP-Potential : - 2.2 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 200 µJ
Abschwa¨chung : 67
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 19◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 10 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 3:7 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Dried droplet
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsgas : Luft
Pra¨parationszeit : ca. 1 min.
Target : Aluminiumteller, vergoldet






Abbildung 5.2: (Oben links) Dried droplet-Pra¨paration mit 2,5-DHB und schnelle Trocknung durch einen erwa¨rmten Luft-
strom (ca. 60◦C-70◦C). (Oben rechts) Dried droplet-Pra¨paration und Ku¨hlung vor dem vollsta¨ndigen Verdampfen der
Lo¨sungsmittel auf ca. 7◦C. (Unten) Dried Droplet Pra¨paration mit verzo¨gerter Evaporation. CLSM-Abbildungen aus den
markierten Bereichen, (a, b) blankes Target, (c) Randbereich der Kristallisation. Das Target ist zu den CLSM-Messungen
auf den Matrixkristallen so positioniert, daß die ho¨chsten Stellen im Laserfokus liegen. Im CLSM-Bild (c) sind sehr wahr-
scheinlich Kristallhohlra¨ume, aufgrund von Wassereinlagerungen zu erkennen (schwarze Bereiche). Der Gro¨ßenmaßstab
unten rechts ist fu¨r alle Weitfeldaufnahmen zutreﬀend.




Abbildung 5.3: A¨nderung der Fluoreszenzemission der Matrix 2,5-DHB nach unterschiedlicher Behandlung und Betrachtung
mit der Fluoreszenzkombination F1 (U-MWU2). Erhitzt man 2,5-DHB Matrixkristalle fu¨r kurze Zeit auf die Schmelztem-
peratur (T: 199◦C - 200◦C) T  215◦C, la¨sst sich nach dem Erkalten im mikroskopischen Bild eine deutlich vera¨nderte
Morphologie erkennen. (a) Epiﬂuoreszenzaufnahmen nach Erhitzen und Erstarren. (b) vergro¨ßerter Ausschnitt aus (a),
Bildmaße (b): 178 µm x 133 µm. (c) Druckpra¨paration und (d) Epiﬂuoreszenzbild der Matrixkristalle (Kristallisation des
Herstellers), Bildmaße (d): 178 µm x 133 µm.
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5.2 Zweikomponentenspru¨h- und Drucktechnik
Geeignete Parameterkombinationen ermo¨glichen mit der angepassten Spru¨htechnik die Ausbildung unter-
schiedlicher Kristallgro¨ßen und eine wechselnde Verteilungsdichte in den erzeugten Matrixschichten. Eine
Kristallschicht wird in diesem Zusammenhang als der kontinuierliche Auftrag einer Spritzenfu¨llung (me-
chanische Hamiltonspritze 25 µl) bezeichnet. Die erreichte Matrixverteilung wird dabei ab einer insgesamt
verspru¨hten Menge an Matrix, in Abha¨ngigkeit der Oberﬂa¨chenbeschaﬀenheit des Pra¨parates, sehr dicht.
Ab ca. 10 Schichten von je 20 µl Volumen ko¨nnen mit der Matrix 2,5-DHB ab einer Konzentration von ca.
10 mg/ml und einem organischen Lo¨sungsmittelanteil, der mind. 50 % (vol/vol) betra¨gt, Abdeckungen
erreicht werden die nur noch sehr vereinzelt Lu¨cken aufweisen. Die Fla¨chenabdeckung einer metallischen
Oberﬂa¨che von ca. 3 cm2 betra¨gt mit der Matrix 2,5-DHB zwischen 95 % und 100 %. Hierdurch wird
es mo¨glich wechselnde ortsfeste Analytverteilungen innerhalb einer zu untersuchenden Probe ortsauf-
gelo¨st abbilden zu ko¨nnen. Bei Verfahren wie einem manuellen oder automatischen dried droplet-Auftrag
mittels Kolbenhubpipetten oder dem Drucken diskreter Tropfen ist dies, bedingt durch die Art der Kris-
tallisation bzw. der erhaltenen Kristallmorphologie sowie der eintretenden lokalen Konzentrierung (der
Matrix), i.d.R. nicht mo¨glich. Die Experimente zeigen eine deutlich homogenere Matrixabdeckung gro¨ße-
rer Fla¨chen, im Gegensatz zu den eher diskret benetzenden Verfahren, bei denen die Position der Du¨se
bzw. der Kapillaro¨ﬀnung wa¨hrend der Pra¨paration vera¨ndert wird. Es betsteht prinzipiell die Mo¨glich-
keit einen gelo¨sten Analyten zusammen mit der Matrixlo¨sung oder dieser voran- bzw. nachgestellt zu
verspru¨hen. Mit auf dieser Art hergestellten Pra¨parationen ﬁndet man im Vergleich zu dried droplet-
Pra¨parationen Analytsignale u¨ber der gesamten pra¨parierten Probe (Besonders bei der Matrix 2,5-DHB
kann an dried droplet-Pra¨parationen ein ausgepra¨gtes ”Sweet spot“-Pha¨nomen auftreten). Dieser, im Zu-
sammenhang mit Peptiden im Prinzip bekannte Verteilungseﬀekt einer Spru¨hpra¨paration [294], der auch
mit Nukleinsa¨ureanalyten festgestellt werden kann [100], wird durch den Einsatz von Spru¨hkammern
in Kombination mit einer rotierenden Targetbewegung erheblich verbessert. Eine qualitativ hochwertige
Reproduktion einzelner Pra¨parationen mit gro¨ßerer Oberﬂa¨che1 ist damit sehr gut mo¨glich. Eine ein-
fache Vergro¨ßerung des Du¨senabstandes ohne Einsatz von Kammern ist dagegen nicht hinreichend, um
vergleichbar homogen pra¨parierte Oberﬂa¨chen zu erhalten. Die Rotation des Probentargets um die zen-
trale Achse, die diese mit der Spru¨hdu¨se bildet, ermo¨glicht eine gewisse Toleranz gegenu¨ber einer schiefen
Ausrichtung des Spru¨hkopfes. Ein vollautomatischer Betrieb der Apparatur mit kontrolliertem Masseﬂuss
(Gas und Lo¨sung) und Stro¨mungsverlauf, ermo¨glicht eine weitere Steigerung der Kristallhomogenita¨t und
eine sehr hohe Reproduzierbarkeit qualitativ guter Pra¨parationen.
Die Skizzen in Abbildung 5.4, 5.5 und 5.7 stellen schematisch die Anordnungen der verwendeten
Spru¨happaratur und die des modiﬁzierten Druckaufbaus dar. Wie in den vorhergehenden Abschnitten
bereits erla¨utert, ergeben sich besonders an der Zweikomponentenspru¨happaratur eine Reihe an Parame-
tern, deren Werte entsprechend der Fragestellung aufeinander abgestimmt werden mu¨ssen. Im Verlauf der
Testreihen an artiﬁziellen und nativen biologischen Proben hat sich dabei mit der MALDI-Matrix 2,5-
DHB besonders die Kombination einer Spru¨hkapillare mit einem Gaskanal und einer Kammer, wie sie im
aktuellen Aufbau verwendet wird, als sehr gut handhabbar erwiesen. Es handelt sich hierbei im einzelnen
um eine kommerzielle Spritzennadel der Firma Hamilton Bonaduz (aus Edelstahl) mit einem Innendurch-
messer von d = 130 µm, einem Glaszylinder mit Gasanschluss und einer gasdichten Hamiltonspritze. Der
Zylinder besitzt einen engen Kanal, der zur Mischung der Fluide dient. Der Pra¨parationsraum wird von
der Kammer mit zentrischen Bohrungen gebildet. Es handelt sich bei der Kammer um eine auf dem Kopf
1Untersucht wurden Oberﬂa¨chen von bis ca. 4 cm2.
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stehend angebrachte rechteckige Kunststoﬀﬂasche (PETG, Polyethylenterephtalat). Im Rahmen dieser
Dissertation wurden sechs weitere Kammergeometrien getestet, die sich hauptsa¨chlich im Volumen und
der Wandﬂa¨chengeometrie unterscheiden.
Zu den wesentlichen Ergebnissen der Entwicklungsarbeit za¨hlt damit die Zusammensetzung des Spru¨hap-
parates aus den einzelnen Komponenten sowie das abgestimmte Testprotokoll zur systematischen Unter-
suchung der Matrixlo¨sungen. Das Testprotokoll eignet sich dabei auch zum Einsatz am modiﬁzierten
Drucker.
5.2.1 Testprotokoll fu¨r die Matrixpra¨paration
Das Testprotokoll ist zuna¨chst zur Anwendung auf beschichteten oder unbeschichteten Probentra¨gern
aus gedrehtem und poliertem Aluminium ausgelegt, kann in den meisten Fa¨llen aber auch zum Einsatz
an nativen biologischen Proben herangezogen werden. Es beinhaltet folgende Punkte:
1. Erstellen einer Konzentrationsreihe der einzusetzenden Matrizes, am Beispiel 2,5-DHB: ca. 1 mg/ml
bis ca. 40 mg/ml in Stufen von ca. (+) 5 mg/ml.
2. Erstellen von Lo¨sungsmittelkombinationen aus organischen Lo¨sungsmitteln mit Wasser in 5%-
Schritten (v/v).
3. Aliquotierung der Lo¨sungsmittelkombinationen und erstellen einer Reihe von ca. 0.1% bis ca. 20%
(w/w) einer Beimischung von, einerseits Glycerol und andererseits Natriumdodecylsulfat (SDS).
Mit der Spru¨happaratur und einer Kammer von ca. 250 ml Volumen werden die angesetzten Ma-
trixlo¨sungen nacheinander und in jeweils aufsteigender Matrixkonzentration bei zunehmendem organi-
schen Lo¨sungsmittelanteil, unter mo¨glichst konstanter Flussrate und konstanter (rotierender) Targetbe-
wegung aber mit wechselndem Gasdruck verspru¨ht. Der N2-Massestrom in der Apparatur entspricht bei
einem Vordruck von 1 bar ± 0.2 bar ca. 315 l/h ± 5 l/h.
Mit dem modiﬁzierten Ink-Jet-Drucksystem werden die angesetzten Lo¨sungen durch eine ULISSES-
Routine verdruckt. Das Fu¨llvolumen betra¨gt jeweils 100 µl und es werden nur die Kartuschen des schwar-
zen Druckfarbstoﬀes verwendet. Die ULISSES-Routinen ermo¨glichen das Drucken von Punktmustern
(kurze Heizzeit) und einen Fla¨chenauftrag (la¨ngere Heizzeit). Der Abstand des Probentra¨gers zu den
Druckdu¨sen ist ein variabler Versuchsparameter, der mit dem Probenmaterial, der Matrix und den ver-
wendeten Lo¨sungsmitteln varriert werden muss.
Es zeigt sich hierbei an den erhaltenen (Spru¨h und Druck) Testpra¨parationen eine wechselnde Ver-
teilung der, zudem in Gro¨ße und Form sehr unterschiedlichen, Matrixkristalle. Weiterhin entstehen auch
amorphe Bereiche die teilweise eine vera¨nderte Fluoreszenz aufweisen (siehe Abb. 5.3). Anhand der licht-
mikroskopischen Vermessung der erkennbaren Tropfenumrisse, Kristalle und amorphen Bereiche in einer
Pra¨paration, werden dann die fu¨r eine Fragestellung bzw. Probe am geeignetsten erscheinenden Parame-
terkombinationen ermittelt. Diese werden im Anschluss bei der zu vermessenden Probe dann angewandt.
Im folgenden werden die charakteristischen Ergebnisse der Parameterkombinationen dargestellt.
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5.3 Aufbau der Spru¨happaratur und der Druckeinrichtung
Die Abbildungen 5.4, 5.5 und 5.7 zeigen eine schematische U¨bersicht der Spru¨h- und Druckapparatur
bzw. eine Darstellung von den wesentlichen Elementen, die im Rahmen dieser Arbeit entwickelt bzw.
gezielt eingesetzt wurden. Abbildung 5.6 hebt schematisch den Unterschied hinsichtlich einer homogenen
Matrixverteilung bei Spru¨hergebnissen am Beispiel eines blanken goldbeschichteten Probentra¨gers, ohne
und mit einer Spru¨hkammer heraus. Alle gezeigten Zeichnungen entsprechen dabei Prinzipskizzen, sie
sind deshalb nicht maßstabstreu sowie ebenfalls nicht normgerecht bemaßt. Der in Abbildung 5.5 darge-
stellte Spru¨hkopf aus Polyetheretherketon (PEEK) ist dem urspru¨nglich aus Glas gefertigten Spru¨hkopf
nachempfunden, kann sich aber besonders in den Parametern d, d’ und d” (in den Abbildungen 5.4
bzw. 5.5 dargestellt) sowie in der Gesamtla¨nge von diesem unterscheiden. Maßgebend ist hierbei die auf-
einander abgestimmte (proportionale) Skalierung aller Gro¨ßen im Hinblick auf die u.a. gasdynamischen
Parameter, auf die in Abschnitt 4.5.2 eingegangen wurde. Die Apparatur ist optimiert auf das Beschichten
von relativ kleinen biologischen Oberﬂa¨chen mit Ausmaßen von bis zu ca. 4 cm2. Eine Einschra¨nkung
in der Verwendbarkeit der Apparatur besteht deshalb vor allem in der Gro¨ße der beschichtbaren Ober-
ﬂa¨che. Die senkrechte Stellung des einzelnen Spru¨hkopfes ist (nach dem dargestellten Prinzip) mit einer
fu¨r diesen Aufbau gu¨nstigen Kammergeometrie und fu¨r das Beschichten wesentlich gro¨ßerer Oberﬂa¨chen
(>> 5 cm2) nicht geeignet. Wenn dies erreicht werden soll, ist hierzu eine Anordnung mit mehreren
Spru¨hko¨pfen sowie eine vera¨nderte Kammergeometrie notwendig. Ein im Prinzip wesentlich einfacheres
Vorgehen, bei dem durch Vera¨ndern der xy-Position eines einzelnen i.d.R. senkrecht zur Probenebene
stehenden Spru¨hkopfes sukzessiv eine gro¨ßere Fla¨che abgefahren werden kann, erreicht bislang keine Be-
schichtung in einer Qualita¨t, wie sie mit dem beschriebenen Verfahren erreicht werden kann. Auf eine
eingehende Beschreibung der Mehrkopfanordnung wird hier verzichtet, da ausreichende experimentelle
Daten zur Belegung der Leistungsfa¨higkeit noch fehlen.




























Abbildung 5.4: Schematische Darstellung der (a) Spru¨happaratur mit gasdichter Hamiltonspritze und (b) Detaildarstellung
der Glasausfu¨hrung am Mu¨ndungsbereich der Du¨se. Die Abbildung zeigt die prinzipielle Anordnung der einzelnen Elemente
an der Spru¨happaratur. Die Spru¨hkapillare ist am Ausgang auf ca. 180 µm aufgebohrt und an den Aussenseiten abgerundet.





Abbildung 5.5: Schematische Darstellung der Spru¨happaratur mit angedeutetem Spru¨hkopf aus PEEK und Dimensionsu¨ber-
sicht (nicht maßstabsgetreu) der Spru¨hkammer aus PET. Detailbezeichnungen: (2) Gaszuleitungsanschluss, (3) Kapillarhal-
terfassung, (4) Kapillarhalter, (5) Kapillare, (6) Kopplungsadapter, (7) Dichtung, (8) Kopplungsadapterkopf, (9) Dichtung,
(12) Zentriereinsatz. Im Querschnitt (nicht bezeichnete) schwarze Fla¨chen sind Dichtungen.

































Abbildung 5.6: (Oben, Mitte) Qualitativer Vergleich hinsichtlich der erreichbaren Homogenita¨t und der zusammenha¨ngen-
den Pra¨paratﬂa¨che nach einer Spru¨hpra¨paration mit (2) und ohne (1) Einsatz einer Spru¨hkammer. (Unten) Unterschiede








Abbildung 5.7: (Links) Blick auf die Unterseite einer Druckerkartusche mit den erkennbaren Du¨sengro¨ßen. (Rechts) Die
Positionierung des Probenhalters erfolgt in der Druckapparatur mithilfe einer linearen Mikrometerachse. Der Abstand zu
den Du¨sen ist in Abha¨ngigkeit vom Target- bzw. Probenmaterial und der verdruckten Lo¨sung und Matrixkonzentration
einzustellen.
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5.3.1 Spru¨hpra¨parationen nach Testprotokoll
Die Anwendung des Testprotokolls bei Spru¨hpra¨parationen fu¨hrt zu einer Serie von Ergebnissen, die
sich fu¨r jede der untersuchten Matrizes in der Regel deutlich unterscheidet. Die Matrix 2,5-DHB bildet
bei den Untersuchungen einen Schwerpunkt, da sie aufgrund ihrer nahezu universellen Einsatzfa¨higkeit
an biologischen Proben und ihrer guten Kristallisationseigenschaften in den Tests deutlich vielseitiger
ist, als die vor allem in der Peptidanalytik eingesetzten Matrizes CHCA oder SA. Bei Peptid-, Lipid-
und Kohlenhydratanalyten, wie auch bei einer Reihe von kleinen organischen Stoﬀwechselprodukten und
Polymeren (z.B. PEG) zeigen Pra¨parationen mit der Matrix 2,5-DHB qualitativ gute bis sehr gute Mas-
senspektren, hinsichtlich des SNR und auch der Reproduzierbarkeit. Die in Abbildung 5.8 dargestellten
Spru¨hergebnisse zeigen auf metallischen Oberﬂa¨chen einen U¨berblick, u¨ber die bei einer Pra¨paration
mo¨glichen Kristallmorphologien bzw. Verteilungen. Sie stellen keine systematische Dokumentation des
Testprotokolls dar. Die Bildausschnitte geben einheitlich einen identisch großen Targetbereich wieder.
(a) (b) (c) (d)
(e) (f) (g) (h)
(i) (j) (k) (l)
Abbildung 5.8: Ergebnisse einiger Spru¨hpra¨parationen mit unterschiedlichen Parametereinstellungen und Matrizes. Ver-
wendet wurde eine statische Spru¨hdu¨se im Aufbau der Spru¨happaratur. (a) Spraypra¨paration mit 2,5-DHB bei hoher
Flussrate. (b) Spraypra¨paration mit CHCA bei niedriger Flussrate und hohem organischen Lo¨sungsmittelanteil (70% Ace-
tonitril). (c -e) 2,5-DHB Spru¨hpra¨parationen mit unterschiedlichen Kammergeometrien bei identischen Konzentrationen
und Lo¨sungsmitteln. (f - g) Pra¨paration mit Sinapinsa¨ure unterschiedlicher Konzentration. (h - l) 2,5-DHB Pra¨parationen
mit unterschiedlichen Konzentrationen und Flussraten sowie unterschiedlichem Gasvordruck. Bildmaße: 1775 µm x 1331
µm (Vergro¨ßerung: 50-fach).
Allgemein kann gesagt werden, daß bei Spru¨hpra¨parationen die Matrizes eine absteigende Reihenfolge
bei der Kristallgro¨ße bilden: 2,5-DHB > SA > CHCA. Die kleinsten Kristalle der Matrix 2,5-DHB werden
in Pra¨parationen mit einem hohen Volumenanteil an Aceton (min. 50 vol-%) i.d.R. in Kombination mit
Wasser erreicht. 2,5-DHB zeigt in Ethanol die gro¨ßte Lo¨slichkeit (L > 120 mg/ml bei RT), wobei mit der
mechanischen Spru¨happaratur bei einer Konzentration von ca. 30 mg/ml die besten Ergebnisse, bezogen
Kapitel 5 Seite 220
auf eine einheitliche Schichtdichte sowie Kristallgro¨ße und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, erreicht
werden konnten. In Abbildung 5.9 ist zu erkennen, daß bei den in Abbildung 5.8 gezeigten Beispielen ei-
ne unterschiedliche Abdeckung eines hier eingesetzten Standardpra¨parationstra¨gers (d = 2cm) mit einem
Spru¨hvolumen von 20 µl erreicht wird. Da die Parameterwahl teilweise zu einem verminderten sekunda¨ren
Tropfenzerfall (e - h) fu¨hrt sind in einigen Bildern noch deutliche Artefakte, die von auftreﬀenden Tropfen
stammen, zu erkennen.
In Abbildung 5.10 ist zu sehen, daß auch die auf die Matrix 2,5-DHB hin optimierte Spru¨hmethode
vereinzelt Tropfen erzeugt, die als solche auch noch auf die Targetoberﬂa¨che auftreﬀen. Die markierten
Beispielumrisse, die eindeutig als ”matrixbeinhaltend“ identiﬁziert werden konnten, zeigen in der opti-
schen Vermessung in Abbildung 5.11 eine laterale FWHM-Ausdehnung zwischen d = 0.45 µm und d =
6.45 µm (optisches UV-Reﬂexionslinienraster). In den beispielhaft massenspektrometrisch vermessenen
Bereichen in Abbildung 5.10 (unten) wird deutlich, daß es sich bei den einzelnen Matrixdarstellungen
teilweise um Kristallgro¨ßen handeln muss, die lateral unter 1 µm betragen. Neben den Matrixsignalen
werden auch Signale von Natrium und Kalium erhalten, die vermutlich in der Form von Salzkristallen
auftreten und teilweise lateral noch kleinere Ausmaße zeigen. Die Pixelgro¨ße von 1 µm Kantenla¨nge lo¨st
hierbei die kleinsten Strukturen nicht deutlich auf, was vor allem an isoliert auftretenden Pixeln un-
terschiedlicher Intensita¨t erkennbar wird. Im RGB-U¨berlagerungsbild zeigt sich, daß das aufgenommene
Matrixsignal o¨rtlich hauptsa¨chlich zusammen mit Natriumsignalen auftritt.























Abbildung 5.9: Relative Matrixabdeckung einzelner Spru¨hvorga¨nge mit einem geringen Spru¨hvolumen von ca. 20 µl (siehe
Abb. 5.8). Es zeigt sich dabei deutlich, daß mit den beispielhaft dargestellten Lo¨sungsmittelkombinationen und Matrix-
konzentrationen unter der Verwendung einer statischen Spru¨hdu¨se mit Pra¨parationskammer und einem Spru¨hvolumen von
ca. 20 µl i.d.R. Fla¨chenabdeckungen von im Mittel ca. 50 % erreichen lassen (l). Die untersuchte Fla¨che ist hierbei auf die
Fla¨che des kreisrunden Targets ( = 2 cm) normiert.




(a) (b) (c) (d)
Abbildung 5.10: Spru¨h von ca. 2 µl, c = 30 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1 % TFA 1:1 (v/v). Goldbeschichtete Targe-
toberﬂa¨che. Zu erkennen sind Auftropfumrisse mit teilweise auskristallisierter und/oder amorpher Matrix unterschiedlicher
Durchmesser (Hellfeldauﬂicht- und Fluoreszenzaufnahmen). (1, 2) Ausgewa¨hlte Bereiche zur Gro¨ßenbestimmung. (a - c)
Ionenintensita¨tsverteilungsbilder der Spezies [M −H2O + H]+, [Na]+, [K]+ eines Targetausschnitts, (d) RGB-U¨berlage-
rungsbild (a - c).
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Abbildung 5.11: (Obere Reihe) Ausgewa¨hlte Bereiche der Spraypra¨paration (Abb. 5.10) und (klein) PSF der Abbildung.
(Untere Reihe) U¨ber die vertikale Achse gemittelte horizontale Fluoreszenzintensita¨tsverteilung. (1) Kleinster anhand von
Fluoreszenzmessungen detektierter 2,5-DHB-FWHM-Durchmesser ca. 7.5 Pixel ≡ 0.45 µm. (2) Durchschnittliche Spotgro¨ße
der erhaltenen Verteilung. FWHM-Durchmesser ca. 100 Pixel ≡ 6.45 µm.
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5.3.2 Spru¨hpra¨parationen an nativen biologischen Proben
Nach einer Optimierung der Parameter kann entweder eine (lokal) gezielte oder aber eine (ﬂa¨chig) homo-
gene Abdeckung einer nativen biologischen Oberﬂa¨che erreicht werden. Die entstehenden Kristalle der
Matrix 2,5-DHB bilden dabei u¨berwiegend feine Kristallformen aus, die eine La¨nge in einer Raumrichtung
von unter 1 µm bis ca. 10 µm aufweisen ko¨nnen. Die erhaltenen Kristalle werden bei einer mehrmali-
gen Spru¨hpra¨paration u¨berproportional ha¨uﬁg symmetrisch, d.h. ein ausgepra¨gtes Wachstum in eine
Vorzugsrichtung (des Raumes) ist selten. In Abbildung 5.12 ist hierzu ein Ausschnitt einer Spru¨hpra¨pa-
ration mit der Matrix 2,5-DHB zu erkennen, der eine Matrixbeschichtung einer vergoldeten Aluminium-
-Probenhalteroberﬂa¨che zeigt. Es handelt sich dabei um die Pra¨paration aus einem Volumen von ca. 20
µl. Man erkennt, daß bereits mit dieser Matrixmenge im dargestellten Bereich eine fast lu¨ckenlose Ab-
deckung der Oberﬂa¨che erreicht werden kann. Lediglich drei Stellen in der dargestellten Abbildung, von
denen nur eine im Fokus liegt, zeigen eine blanke Goldoberﬂa¨che. Die Abmessung der im Fokus liegenden
unbedeckten Stelle betra¨gt ca. 2.5 µm x 2.5 µm.
2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration zur hochauﬂo¨senden MALDI-Imaging-MS
'+ 
Abbildung 5.12: Spru¨hpra¨paration von 1x ca. 20 µl, c = 25.5 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v) auf einer
Goldoberﬂa¨che (Vergro¨ßerung: 1000x). Die erkennbaren Kristallgro¨ßen in der Ebene betragen zwischen ca. 2 µm und ca.
10 µm in einer Raumrichtung. Anhand der Fokuslage kann der Unterschied in der axialen Richtung (z-Achse), zwischen den
fokussierten Kristall(ober)ﬂa¨chen und den in der Abbildung unscharfen Bereichen, auf Werte zwischen 0.66 µm < ∆z <
1.28 µm gescha¨tzt werden (siehe Tabelle 4.8).
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In den Abbildungen 5.13 und 5.14 sind Beispiele fu¨r eine Matrixbeschichtung von nativen biologischen
Proben gezeigt. Es handelt sich hier um Pra¨parationen die mit der Matrix 2,5-DHB angefertigt worden
sind. Besonders deutlich wird der Pra¨parationsunterschied, der mit Spru¨hpra¨parationen gegenu¨ber Me-
thoden nach dem dried droplet-Prinzip oder auch den artverwandten ”Thin-Layer“-Techniken erreicht
werden kann, an Hefezellen (S. cerevisiae). Die in der Abbildung 5.13 dargestellten Ergebnisse vergleichen-
der Pra¨parationen zeigen einerseits eine Dried-droplet-Pra¨paration, bei der die in eine laterale Vorzugs-
richtung wachsenden Matrixkristalle die gru¨n ﬂuoreszierenden Hefezellen nur teilweise bedecken (ko¨nnen).
Andererseits ist eine Spru¨hpra¨paration zu sehen, die im Gegensatz hierzu eine vollsta¨ndige Bedeckung der
Hefezellen herstellen kann. Weiterhin ist in dieser Abbildung eine Spru¨hpra¨paration an HELA-Zellen auf
einem Glasobjekttra¨ger zu erkennen. Der im Bild anhand der gru¨nen Fluoreszenz schwach erscheinende
einzelne HELA-Zellko¨rper wird dabei ebenfalls deutlich von der blau ﬂuoreszierenden Matrix bedeckt.
Die weiteren Epiﬂuoreszenzbilder dokumentieren die bereits erfolgte breite Anwendung an biologischem
Weichgewebe mit unterschiedlicher physikalischer und chemischer Oberﬂa¨chenbeschaﬀenheit.
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2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration an HELA-Zellen 2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration an Hefezellen
	 

Dried droplet-Pra¨paration an Hefezellen 2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration an Nierengewebe
Abbildung 5.13: (Links oben) Spraypra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB: Epiﬂuoreszenzaufnahme einer HELA-Zelle (gru¨ne
Eigenﬂuoreszenz) auf Glas (Vergro¨ßerung: 500x, 178 µm x 133 µm.), 1x ca. 20 µl, c = 25 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st
in Aceton/0.1% TFA (1:1, v/v). (Rechts oben) Spraypra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB: Epiﬂuoreszenzaufnahme von
Hefezellen (gru¨ne Eigenﬂuoreszenz) auf einer Goldoberﬂa¨che (Vergro¨ßerung: 500x, 178 µm x 133 µm.), 1x ca. 20 µl,
c = 25 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). (Unten links) Dried droplet-Pra¨paration mit der Matrix 2,5-
DHB: Epiﬂuoreszenzaufnahme von Hefezellen (gru¨ne Eigenﬂuoreszenz) auf einer Goldoberﬂa¨che (Vergro¨ßerung: 500x,
178 µm x 133 µm.), 1 µl, c = 10 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). (Unten rechts) Spru¨hpra¨paration
mit der Matrix 2,5-DHB: Nierengewebeschnitt einer Maus (Vergro¨ßerung: 100x), 10x ca. 20 µl, c = 10mg/ml 2,5-DHB
gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). La¨nge des Messbalkens = 200 µm. Die Matrixabdeckung erreicht u¨ber 95 % der
abgebildeten Gesamtﬂa¨che.
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2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration an Harnblase 2,5-DHB-Spru¨hpra¨paration an Froschepidermis
	 

Abbildung 5.14: (Links oben) Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB: Epiﬂuoreszenzaufnahme einer Herzvorhofpra¨pa-
ration auf einem Glasobjekttra¨ger (Vergro¨ßerung: 100x, 888 µm x 666 µm.), 3x ca. 20 µl, c = 30 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st
in Aceton/0.1% TFA (1:1, v/v). (Rechts oben) Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB: Epiﬂuoreszenzaufnahme einer
Ru¨ckenmarkpra¨paration der Maus auf einem Glasobjekttra¨ger (Vergro¨ßerung: 20x, 4438 µm x 3328 µm.), 3x ca. 20
µl, c = 30 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). (Unten links) 2,5DHB-Spru¨hpra¨paration einer Harnblase
der Maus auf einem Glasobjekttra¨ger: Epiﬂuoreszenzaufnahme (Vergro¨ßerung: 20x, 4438 µm x 3328 µm.), 3x ca. 20
µl, c = 30 mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). (Unten rechts) Spru¨hpra¨paration von 2x ca. 20 µl, c = 30
mg/ml 2,5-DHB gelo¨st in EtOH/0.1% TFA (1:1, v/v). Zu erkennen ist ein Ausschnitt der Epidermis von Hyla savignyi (Mit-
telo¨stlicher Laubfrosch) im Fluoreszenzmodus (Vergro¨ßerung: 500x, 178 µm x 133 µm.). Die massenspektrometrische
Vermessung dieser Proben erfolgte im Rahmen anderer Dissertationsarbeiten.
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5.3.3 Quantitativer Matrixauftrag bei Overspray-Bedingungen
Der an der eingesetzten Vorrichtung erzeugte Spru¨h weist eine besondere Charakteristik auf. Ab einer
Konzentration der Matrix 2,5-DHB von ca. 10 mg/ml kann bei einer Pra¨paration, unter den als Standard
etablierten Pra¨parationsbedingungen, ein nahezu konstanter relativer Masseeintrag auf die kreisrunden
Probentra¨geroberﬂa¨chen ( = 2 cm) beobachtet werden. Dieser entspricht, im Rahmen der erreichbaren
Wa¨gegenauigkeit, in etwa 1/3 der insgesamt verspru¨hten Matrixmasse. Damit verbleiben in etwa 2/3 der
Matrixmasse im sogenannten Overspray. Eine exaktere Bestimmung in Abha¨ngigkeit von der Matrixkon-
zentration (10 mg/ml – 120 mg/ml) steht jedoch noch aus, da hierzu eine leistungsfa¨higere Waage (z.B.
eine Quarzmikrowaage) beno¨tigt wird.
Tabelle 5.4: Eﬀektiver Matrixauftrag bei Spru¨hpra¨parationen mit 2,5-DHB unter Verwendung von Stan-
dardparametern. Mittelwerte aus 10 x 10 Pra¨parationen (d.h. 10 Schichten pro Target, auf 10 Targets).
Die Messungen beru¨cksichtigen kein Kristallwasser im Pra¨parat.
Targetmasse (leer) Targetmasse (Ladegewicht)
1440713 µg ± 10 µg 1441030 µg ± 10 µg
Matrixkonzentration
25.5 mg/ml ± 0.5 mg/ml
Matrixmasse (theoretisch) (zwei Sprayzyklen, ca. 44 µl)
1122 µg ± 15 µg
Matrixmasse pro Target
317 µg ± 15 µg
Relative Masse Masse pro Targetfla¨che
ca. 28 % ca. 100 µg/cm2 ± 10 µg/cm2
5.3.4 Spru¨hpra¨paration an artiﬁziellen Proben
Die Spru¨htechnik eignet sich, neben der Pra¨paration nativer biologischer Proben, auch sehr gut zu einer
Kombinationspra¨paration mit anderen Techniken oder zu einer Pra¨paration artiﬁzieller Proben. Dies soll
hier anhand einiger Beispiele, die die homogene Abdeckbarkeit entsprechender Oberﬂa¨chen dokumentiert,
dargestellt werden. Abbildung 5.15 zeigt die Pra¨paration einer Myoglobinlo¨sung die zur Bestimmung der
erreichbaren Massengenauigkeit am Spektrometer ALADIM II verwendet wird. Es wird hierbei einerseits
deutlich, daß sich die Methode der Spru¨hpra¨paration zu einem Auftrag von Peptidanalyten auf die gold-
beschichteten Probentra¨ger eignet und eine erhaltene Verteilung nachtra¨glich mit einer Spru¨hpra¨paration
der Matrix 2,5-DHB vollsta¨ndig abgedeckt werden kann. Das nach der Matrixpra¨paration aufgenommene
Epiﬂuoreszenzbild des Pra¨parationsausschnitts zeigt dabei eine durchaus mit der Analytverteilung kor-
responierende Textur und deutet somit auf eine nur geringe Beeinﬂussung der lateralen Analytposition
wa¨hrend der Matrixpra¨paration hin.
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Tabelle 5.5: Standardparameter der aufgebauten Spru¨happaratur. Parameter mit Bezug auf die Skizzen
in Abbildung 5.4 und Abbildung 5.5: z (Targetabstand), id (Innendurchmesser der Spru¨hkapillare), ad
(Außendurchmesser der Spru¨hkapillare), d (Durchmesser des Gaskanals), a (Abstand der Kapillare zur
Gaskanalwand), h (Position der Kapillare im Gaskanal), α (Winkel der Gaskanalwa¨nde an der Du¨seno¨ﬀ-
nung, α1: Glasaufbau, α2: PEEK-Aufbau), d’ (Du¨seno¨ﬀnung). Neben den tabellierten Parametern ist die
Kammergro¨ße (Volumen) und die Geometrie der Spru¨hkammer zu deﬁnieren. Bei Standardbedingungen
betra¨gt das Kammervolumen ca. 250 cm3. Die Kammer hat eine anna¨hernd rechteckige obere Grund-
ﬂa¨che mit einer Kantenla¨nge von ca. 5.8 cm und einer zentralen Bohrung zur Aufnahme der Du¨se. Die
Kammer verju¨ngt sich im letzten 1/5 ihrer La¨nge. Die Wandﬂa¨chen nehmen dabei einen Winkel von ca.
40◦ - 45◦ an. Die Kammero¨ﬀnung an der Bodenseite ist kreisrund und besitzt einen Durchmesser von ca.
2.8 cm. Die Targetoberﬂa¨chenebene liegt wa¨hrend der Pra¨paration unmittelbar am oberen Bereich der
Verju¨ngung. Std. = Standardabweichung der Messungen.
Parameter Sollwert Std.
z 85 mm ± 5 mm
id 130 µm ± 10 µm
ad 480 µm ± 10 µm
α1,2 90 ◦ ± 0.2 ◦
α2 60 ◦ ± 0.2 ◦
d 800 µm ± 10 µm
h  2.5 mm ± 0.25 mm
D 6.0 cm ± 0.5 cm
a  (d - ad)/2 ; id  d’ < d
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Spru¨hpra¨paration des gelo¨sten Analyten .
Spru¨hpra¨paration der gelo¨sten Matrix .
Epiﬂuoreszenaufnahme der Pra¨paration .
 
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Abbildung 5.15: (Oben) Spru¨hpra¨praration von Myoglobin auf einer goldbeschichteten Targetoberﬂa¨che. (Mitte) 2,5-DHB
Spru¨hpra¨paration der Matrix auf die Myoglobinpra¨paration. (Unten) Fluoreszenzaufnahme nach der Matrix-Spru¨hpra¨pa-
ration. Vergro¨ßerung: 100 x, Bildmaße (einheitlich): 888 µm x 666 µm. (Rechts) PSF der Abbildungen.
Kapitel 5 Seite 230
In Abbildung 5.16 sind drei Druckpra¨parationen von Lipid- und Peptidanalyten auf einer polierten
Edelstahloberﬂa¨che zu erkennen, die nachtra¨glich durch eine Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB
beschichtet wurden. Alle drei Pra¨parationen lassen in den Auﬂichtbildern (rechte Spalte) eine homogene
Matrixabdeckung erkennen. Diese gewa¨hrleistet eine Vermessung von Analyten im Druckpunkt, wie auch








Abbildung 5.16: Round-Robin-Experiment, Druckpra¨paration durchgefu¨hrt am AMOLF, AG Prof. R. Heeren. (Oben)
Druckpra¨parationen des Analyten Phosphatidylcholin PC(34:1) und Cholesterol sowie anschliessende Spru¨hpra¨paration mit
der Matrix 2,5-DHB, einmal 20 µl, c = 30 mg/ml in EtOH/0,1% TFA (1:1) v/v. (Mitte) Druckpra¨parationen einer Peptid-
mischung und anschliessende Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB (wie oben). Die Lipid- und die Peptidpra¨paration
1 wurden im Rahmen einer anderen Dissertationsarbeit massenspektrometrisch vermessen. (Unten) Druckpra¨parationen ei-
ner Peptidmischung ohne Matrix und anschliessende Matrix-Spru¨hpra¨paration (wie oben). Die Peptidpra¨paration 2 wurde
im Rahmen dieser Dissertation vermessen. Vergro¨ßerung (mitte und unten) 100x, Bildmaße: 888 µm x 666 µm.
(Oben) 500 x, Bildmaße: 178 µm x 133 µm. (Linke Spalte) Hellfeldauﬂichtaufnahmen. (Rechte Spalte) Dunkelfeldauf-
lichtaufnahme der um 90◦ im Uhrzeigersinn gedrehten Hellfeldausschnitte.
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Das Spru¨hverfahren eignet sich auch sehr gut zur Pra¨paration der gea¨tzten Hohlraumstrukturen der
Silizium-Wafer, was anhand der Abbildung 5.17 erkennbar wird. Hier ist im linken Bild der Versuch
zu sehen, die Linienhohlra¨ume durch eine Dried-droplet-Pra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB zu fu¨llen.
Es ist dabei deutlich zu erkennen, daß in dem dargestellten Bereich der Verlauf der Kristallisation der
Matrix 2,5-DHB eine vollsta¨ndige und einheitliche Fu¨llung der Linien nicht gewa¨hrleisten kann. Das
Epiﬂuoreszenzbild auf der rechten Seite zeigt dagegen einen gleichgroßen Ausschnitt, der mittels einer
Spru¨hpra¨paration beschichtet wurde. Es zeigt sich hierbei eine deutlich homogenere Verteilung der Matrix,
die zudem eine vollsta¨ndige Fu¨llung der Hohlraumstrukturen ermo¨glicht (zur Gro¨ßenorientierung der
Strukturen siehe auch S. 169 Abb. 4.18, obere Reihe).
Matrixpra¨parationen an gea¨tzten Linienhohlra¨umen
 

Abbildung 5.17: (Links) Dried droplet-Pra¨paration der Matrix 2,5-DHB. (Rechts) 2,5-DHB Spru¨hpra¨paration am identischen
Silizium-Wafer mit gea¨tzten Linienstrukturen Vergro¨ßerung: 100 x, Bildmaße (einheitlich): 888 µm x 666 µm. Man
erkennt die deutlich homogenere Matrixabdeckung der Linienstrukturen bei Anwendung des Spru¨hverfahrens.
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5.3.5 Druckpra¨paration nach Testprotokoll
Das Testprotokoll ermo¨glicht es fu¨r artiﬁzielle und native biologische Proben die geeigneten Parame-
terkombinationen wa¨hrend einer Serie von Testpra¨parationen herauszuﬁnden. Das gilt auch fu¨r die
Druckpra¨parationen. Druckpra¨parationen mit der Matrix 2,5-DHB, die mit einem hohen Anteil eines
organischen Lo¨sungsmittels (ca. 60 % v/v) angesetzt werden, erzeugen einzelne Druckpunkte mit einem
Durchmesser von unter 60 µm. Druckpunkte von ca. 65 µm im Durchmesser sind fu¨r diskrete Drucke des
schwarzen Farbstoﬀgemisches aus den Originalkartuschen mit dem fu¨r die MALDI-Targets (goldbeschich-
tete Aluminiumprobentra¨ger) ermittelten Abstand zu den Druckdu¨sen typisch. Hierbei treten sehr ha¨uﬁg
kleinere Satellitenpunkte auf, die bei Verringerung des Abstandes zu den Druckdu¨sen aber vermieden
werden ko¨nnen. Dies deutet darauf hin, das es sich hierbei um einen Eﬀekt des Tropfenzerfalls handelt
und nicht etwa um direkt abgetrennte Tropfen. Eine Verringerung des Abstandes (Probenteller zu Du¨sen-
ebene) fu¨hrt i.d.R. zu einer Vergro¨ßerung der Druckpunkte. Ein einzelner Matrixdruckpunkt besitzt in
Abha¨ngigkeit von der Lo¨sungsmittelzusammensetzung in etwa ein Volumen, das zwischen 10 nl und 20
nl betra¨gt. Im Vergleich hierzu zeigen Versuche mit Matrixlo¨sung an feststehenden Kapillaren (ID: 50
µm) mit mechanisch angetriebenem Volumenstrom und einem Abtropfen in eine ruhende Gasatmospha¨re,
deutlich gro¨ßere Tropfen. Eine ﬂa¨chige Druckpra¨paration vergro¨ßert das Pra¨parationsvolumen um einen
Faktor von ungefa¨hr 10, auf dann in etwa 150 nl ± 50 nl. Der ﬂa¨chige Druck zeigt hier fu¨r kleinere Pra¨pa-
rationsareale, hinsichtlich der Abdeckungsdichte, durchaus mit Spru¨hpra¨parationen vergleichbare Ergeb-
nisse. Die Kristallisation weist dagegen deutliche Unterschiede zu dem Ergebnis einer Spru¨hpra¨paration
auf, vor allem was die Homogenita¨t betriﬀt und weist auf einen ungleichma¨ßigen Kristallisationsprozess
hin (siehe Abbildung 5.3.c). Es entstehen dabei Kristalle in einem lateralen Gro¨ßenspektrum von d 
5 µm, die sehr ha¨uﬁg o¨rtlich getrennt und zusammen mit amorph erscheinenden Bereichen auftreten.
Ein geringer Zusatz von SDS in die Drucklo¨sung fu¨hrt u¨berwiegend zu einer Angleichung der Kristall-
form und in ho¨heren Konzentrationen zu einer weitgehend amorphen Pra¨paration, fast ohne erkennbare
Kristalle (siehe Abbildung 5.16). Die ho¨heren SDS-Zugaben sind dann allerdings unvereinbar mit einer
Peptid-/Proteinanalytik. Es empﬁehlt sich in diesem Fall die Verwendung eines anderen, ebenfalls chao-
trop wirkenden Detergenz, das weniger negative Einﬂu¨sse auf das An-/Einlagerungsverhalten der Analyte
zeigt.











































Abbildung 5.18: (a) 2,5-DHB-Druck diskreter Punkte mit ca. 5% SDS-Anteil in der Pra¨parationslo¨sung. (b) Druckpra¨pa-
ration mit der schwarzen
”
Farbstoﬀmischung“. (Unten) Horizontale Punktabmessungen. Deutlich zu erkennen sind kleine
Satellitenpunkte bei den Farbstoﬀpunkten mit einem mittleren horizontalen Durchmesser von ca. 15 Pixel ≡ 19µm± 4µm.
SDS-Matrix-Spots ca. 100 Pixel ≡ 129µm ± 4µm. Der Durchmesser der schwarzen Farbstoﬀspots betra¨gt ca. 50 Pixel
≡ 65µm ± 4µm.
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2,5-DHB-Fla¨chendruck SDS-Matrix-Fla¨chendruck (cSDS ≈5%)







































Abbildung 5.19: (Oben) Pra¨parierte Matrixﬂa¨chen auf vergoldeter Aluminiumoberﬂa¨che. Der Einsatz von SDS in Kon-
zentrationen bis ca. 10 % ermo¨glicht das Verdrucken konzentrierter 2,5-DHB-Lo¨sungen (> 25 mg/ml). Ho¨here SDS-
Konzentrationen fu¨hren zu einer verminderten Kristallisation und weitgehend amorphen Pra¨parationen (unten). (Mitte)
Gemittelte horizontale optische Linienscans u¨ber eine vertikale Strecke von ca. 20 µm. Die Fla¨chenabdeckung mit Matrix
erreicht bei hohen SDS-Konzentrationen nahezu 100 %. Vergro¨ßerung (oben) 100x, Bildmaße: 888 µm x 666 µm.
Vergro¨ßerung (unten) 500x, Bildmaße: 178 µm x 133 µm.
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5.3.6 Fazit
Die wa¨hrend dieser Doktorarbeit entwickelte und optimierte Spru¨htechnik ermo¨glicht eine ﬂa¨chendeckende
und homogene Matrixbeschichtung physikalisch und chemisch sehr unterschiedlicher Oberﬂa¨chen. Das
Prinzip basiert dabei auf einer statischen Zweistoﬀ-Du¨se innerer Mischung mit Pra¨parationskammer2
und einem wa¨hrend der Pra¨paration rotierenden Probentra¨ger. Die Kombination dieser Elemente in
der hier verwendeten Art und Weise ist als Anwendung zur MALDI-Probenpra¨paration biologischer
Proben neuartig und mittlerweile innerhalb der Arbeitsgruppe Spengler etabliert. Getestet wurden im
Rahmen dieser Arbeit die Beschichtung von nativen und artiﬁziellen biologischen ”Oberﬂa¨chen“, me-
tallischen Oberﬂa¨chen, Glasoberﬂa¨chen (BK07) und Silizium-Wafer-Oberﬂa¨chen. Mit einiger U¨bung ist
es im halbautomatischen3 Verfahren dabei mo¨glich, mit der sehr ha¨uﬁg in der MALDI-Analytik einge-
setzten Substanz 2,5-DHB als Matrix, Kristallgro¨ßen von im Mittel drei bis fu¨nf Mikrometer u¨ber einer
Fla¨che von ca. 3 cm2 auf einer metallischen Oberﬂa¨che aufzubringen. Die Kristalle ko¨nnen auf Glasober-
ﬂa¨chen eine Gro¨ße zwischen drei Mikrometer und ca. 15 Mikrometer annehmen, wobei eine Optimierung
fast ausschliesslich Kristallgro¨ßen < 10 Mikrometer ermo¨glicht. Nach der Optimierung der relevanten
Prozessparameter und einer Regulierung der Flussraten (Volumen- und Massestrom der Fluide) ist die
Reproduzierbarkeit dieser Ergebnisse mit einer statistischen ein-Sigma Wahrscheinlichkeit bzw. einer
RSD von 5 % gegeben und wird damit nahezu unabha¨ngig vom Experimentator. Bei eingehender und
intensiver Auseinandersetzung mit der Spru¨hcharakteristik gelingt es geu¨bten Operatoren mit manueller
Einstellung des Volumenstromes der Matrixlo¨sung, bei etwa jeder dritten Pra¨paration, eine mittlere Kris-
tallgro¨ße von ca. 3 µm zu erreichen. Testergebnisse, die mit der Mo¨glichkeit einer aktiven Ru¨ckkopplung
u¨ber die tatsa¨chlichen Flussraten erzielt werden konnten legen nahe, daß bei automatischer Steuerung der
Flussraten der Fluide, die mittlere Kristallgro¨ße der Substanz 2,5-DHB auch unter 3 µm gesenkt werden
kann. Hierbei ist es von zentraler Bedeutung fu¨r die folgende MALDI-MS-Analytik, daß obwohl diese
relativ kleinen Kristalle erzeugt werden, alle im Rahmen dieser Arbeit untersuchten nativen biologischen
Oberﬂa¨chen, eine fu¨r Phospholipide und Peptide ausreichende Kontakteﬃzienz mit der Matrix ausbilden
konnten. Die laterale Migration von Analyten erwies sich im Pra¨parationsmaßstab (0.25 µm bis 2 µm) als
weitgehend unbedeutend, d.h. Positionierungsartefakte sind hier eher auf Eﬀekte wie Oversampling oder
Sto¨rungen bzw. Schwankungen der Bewegungsabla¨ufe innerhalb der Rastermechanik beim Probenstellen-
wechsel zuru¨ckzufu¨hren. Als Beispiel werden in Abbildung 6.8 (S. 359) drei hintereinander durchgefu¨hrte
Messungen an mit 2,5-DHB pra¨parierten Hohlraumkreuzstrukturen dargestellt.
Die mittels der Testapparatur erstellten Druckpra¨parationen vera¨ndern die Kristallisation der Ma-
trix 2,5-DHB deutlich gegenu¨ber anderen Techniken, wie z.B. Dried droplet- oder Spru¨hpra¨parationen.
Die eﬀektiv nutzbare Fla¨che einer Pra¨paration ist bei Druckpra¨parationen gro¨ßer, als bei Dried droplet-
Pra¨parationen. Bei Dried droplet-Pra¨parationen mit z.B. Peptidanalyten ermo¨glichen oftmals nur die
”Hot spots“ am großkristallinen Rand der Probe eine Analytdetektion. Bei ﬂa¨chigen Druckpra¨parationen
konnten Messungen mit Peptidanalyten aus im Mittel 95 % der pra¨parierten Fla¨che erhalten werden. Das
Verdrucken von vorgemischten Matrix/Analyt-Lo¨sungen ist mo¨glich und ergibt rein qualitativ vergleich-
bare Ergebnisse zu Dried droplet-Pra¨parationen. Die absoluten Signalintensita¨ten von Peptidanalyten
sind i.d.R. niedriger, als bei Dried droplet-Pra¨paraten und Spru¨hpra¨parationen. Das SNR-Verha¨ltnis von
Peptidanalyten in artiﬁziellen Pra¨parationen ist i.d.R. vergleichbar mit dem Ergebnis von Dried droplet-
Pra¨parationen und damit deutlich schlechter, als bei Spru¨hpra¨parationen. Druckpra¨parationen sind damit
eingeschra¨nkt zu empfehlen. Zum Einsatz in bildgebenden Verfahren eignet sich diese Technik, in der hier
2Zweistoﬀ-Du¨se innerer Mischung mit akustischem Resonator.
3Manuelle Flussratenregulierung.
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verwendeten Art und Weise, nur bedingt und soweit keine gro¨ßeren Fla¨chen gerastert werden. Als absch-
liessendes Urteil ist diese Technik eher im Zusammenhang mit Online-HPLC-MS Messungen anzuwenden,
wie dies auch bereits mit kommerziellen Gera¨ten getan wird, die in dieser Arbeit in der Einleitung erwa¨hnt
werden (2.3.3).
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5.4 Signalcharakteristik in MALDI-TOF-Massenspektren
5.4.1 Signalintensita¨t als Funktion des Desorptionsortes und der Pulszahl
Im folgenden sind die Ionenpulsintensita¨ten als Funktion der Desorptionsorte in einer MALDI-Pra¨paration
gezeigt. Diese weisen generell, wie in der Literatur beschrieben, im Falle der MALDI-Methodik immer eine
relativ große Varianz auf. Diese Streuung kann, wie bereits zuvor erla¨utert, durch mehrere systematische
und statistische Gro¨ßen beeinﬂusst werden. Hierzu za¨hlen:
1. Die Analytmenge im Desorptionsbereich und ihre Verteilung,
2. Die Matrixmenge im Desorptionsbereich und ihre Verteilung,
3. Die Eﬃzienz des MALDI-Prozesses (einschliesslich der Rauschentwicklung),
4. im weiteren Sinne apparative Schwankungen (Laserpulsenergie, Ionentransfer, Ionendetektion bzw.
Konversion, elektronische Versta¨rkung und Digitalisierung).
Aus statistischen U¨berlegungen geht hervor, daß es dabei nicht unerheblich ist, ob die einzelnen Mes-
sungen sich gegenseitig beeinﬂussen ko¨nnen oder nicht. Die erhaltenen Signalintensita¨ten kumulierender
Messungen ko¨nnen einerseits eine Normalverteilung zeigen oder aber, wie von Mittelwertverteilungen
bekannt, eine t-Verteilungscharakteristik aufweisen.
Im weiteren Verlauf wird eine Messserie von drei Datensa¨tzen vorgestellt, die mit jeder Pra¨parations-
technik einheitlich konzentrierte Analyte verwendet. Aufgrund der wechselnden Pra¨parationstechniken
kann dabei das eingesetzte Pra¨parationsvolumen nicht konstant gehalten werden und auch das Verha¨lt-
nis der Lo¨sungsmittel variiert, da die unterschiedlichen Techniken zusammen mit einer Matrix i.d.R. ein
begrenztes Mischungsoptimum aufweisen. Die apparativen Parameter bleiben dagegen in einer Messserie
unvera¨ndert, d.h. die HV-Potentiale, die Laserpulsenergie, die axiale Position der Probenebene, die DE-
Zeit, etc. .. sind im Rahmen ihrer Genauigkeit konstant gehalten.
In den folgenden Abbildungen werden die Signalintensita¨ten einzelner Massesignale der angegebenen
Peptidanalyte und der Matrix 2,5-DHB dargestellt. Die Peptide Substanz P, Melittin und Insulin sind
jeweils in einem Einwaageverha¨ltnis von 1 : 3 : 5 · 10−6 M zusammen mit 10 mg/ml 2,5-DHB pra¨pariert.
Voneinander unabha¨ngige Messungen (Datensatz 2)
Der Datensatz 2 beinhaltet die Werte der monoisotopischen Massenpeaks von Substanz P und Melittin.
Bei beiden Analyten handelt es sich um kleine Peptide. Die Messungen werden am Spektrometer ALADIM
II im Reﬂektormodus durchgefu¨hrt (Abbildung 5.20). In Abbildung 5.21 (a) sind die Signalintensita¨ten
aus Linienrastermessungen an unterschiedlichen Pra¨parationen zu erkennen. In Abbildung 5.21 (b) sind
die dazugeho¨rigen Box-Plots aufgetragen. Diese geben einen U¨berblick hinsichtlich der Verteilung dieser
Daten (Datengrenze: kurze waagerechte Linien ohne senkrechte Verbindung) innerhalb bestimmter Per-
zentile (Box: 25 % und 75 %, Whisker: 95 % und 5 %) und z.B. der Lage von wahrscheinlichen Ausreißern
(außerhalb Kreuz: 99 %, 1 %), gegenu¨ber Kenngro¨ßen wie dem arithmetischen Mittelwert (Rechteck) und
dem Meridian (durchgezogene waagerechte lange Linie).
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Tabelle 5.6: Parameterkombinationen der Messungen zu Datensatz 2 am Spektrometer ALADIM II.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 18.9 kV
Blendenpotential : 14.7 kV
DE-Zeit : 190 ns
Gitterpotential : - 5.1 kV
Konversionsdynode : - 9.1 kV
Reﬂektor 1 : 12.2 kV
Reﬂektor 2 : 23.3 kV
MCP-Potential : - 2.2 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 250 µJ
Abschwa¨chung : 67
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.9 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 20◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Target : Aluminiumteller, vergoldet




























Abbildung 5.20: Ionensignalintensita¨ten benachbarter Desorptionsorte von ausgewa¨hlten monoisotopischen Massenpeaks.
Messungen am Spektrometer ALADIM II.
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B 2:Substanz P, Spraypr paration
C 2:Substanz P, Dried Droplet
D 2:Substanz P, Druckpr paration
E 2:M elittin, Spraypr paration
F 2:M elittin, Druckpr paration













Abbildung 5.21: (a) Darstellung repra¨sentativer Signalwachstumskurven von Messungen an unterschiedlichen Probenstellen.
Zur Herstellung der Proben wurden unterschiedliche Pra¨parationstechniken eingesetzt. (b) Boxplot der Verteilungen aus
(a).
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Tabelle 5.7: Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung von Datensa¨tzen mit geringer Messwertanzahl. Der
Test wird in Abwandlung auch in der Software SPSS verwendet. Festgelegtes Signiﬁkanzniveau α =
0.05 (5%). Die Nullhypothese (Normalverteilt) wird angenommen, wenn p > 0.05 bzw. W bei einem
Signiﬁkanzniveau α = 5 % u¨ber einem kritischen Wert Wkrit liegt. Die kritischen Werte Wkrit sind fu¨r
Stichprobenumfa¨nge n < 50 tabelliert und in den meisten Statistikbu¨chern im Anhang enthalten.
Datensatz Messwertanzahl W p
B 2 39 0.88491 0.00058
C 2 24 0.93532 0.13157
D 2 39 0.70498 0.00000
E 2 39 0.94525 0.07884
F 2 39 0.97775 0.72225
G 2 27 0.88432 0.00561
Tabelle 5.8: Durch lineare Regression ermittelte Steigung der Ausgleichsgeraden der Kumulationen aus
Abbildung 5.21 [mV/Kumulation].
Datensatz Messwertanzahl Steigung
B 2 39 84.2
C 2 24 73.7
D 2 39 36.4
E 2 39 59.4
F 2 39 12.0
G 2 27 24.4
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Voneinander abha¨ngige Messungen (Datensatz 1 und 3)
Datensatz 1 beinhaltet Werte des monoisotopischen Massenpeaks von 2,5-DHB ([M −H2O + H ]+) und
die Massenzentroidwerte der unaufgelo¨sten Multiplets der Quasimoleku¨lionen ([M + H ]+) der Peptide
Substanz P, Melittin und Insulin. Die Messungen erfolgen am Spektrometer LAMMA 2000. Datensatz
3 beinhaltet die Werte der monoisotopischen Peaks von 2,5-DHB, Substanz P, Melittin und Insulin.
Die Messungen erfolgen am Spektrometer ALADIM II. Zu beru¨cksichtigen ist dabei, daß bei Substanz
P der monoisotopische Peak der Basispeak der Verteilung ist, bei Melittin aber der zweite Peak der
Verteilung. Bei Insulin ist im teilaufgelo¨sten Multiplet der vierte Peak der Basispeak der Verteilung. In
Abbildung 5.22 (a) sind die kumulierten Signalintensita¨ten aus Datensatz 1 dargestellt. Abbildung 5.22
(b) zeigt den Box-Plot der einzelnen Signalintensita¨ten (siehe auch Datensatz 2). Abbildung 5.23 stellt
die kumulierten Signalintensita¨ten aus Datensatz 3 in einer halblogarithmischen Auftragung dar. Der
Box-Plot liefert keine neuen Erkenntnisse und ist deshalb nicht dargestellt.
Tabelle 5.9: Parameterkombinationen der Messungen zu Datensatz 1 und 3 am Spektrometer LAMMA
2000 (Werte in Klammern) und am Spektrometer ALADIM II.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 18.9 kV, (10 kV)
Blendenpotential : 14.7 kV, (7.5 kV)
DE-Zeit : 190 ns, (–)
Gitterpotential : - 5.1 kV, (± 0 kV)
Konversionsdynode : - 9.1 kV, (–)
Reﬂektor 1 : 12.2 kV, (–)
Reﬂektor 2 : 23.3 kV, (–)
MCP-Potential : - 2.2 kV, (-2.2 kV)
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 120 µJ , (80 µJ)
Abschwa¨chung : 60, (50)
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.9 ·10−7 mbar, (7.5 ·10−7 mbar)
Raumtemperatur : ca. 20◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Target : Aluminiumteller, vergoldet
Tabelle 5.10: Durch lineare Regression ermittelte Steigung der Ausgleichsgeraden der Kumulationen aus
Abbildung 5.22 [mV/Kumulation].
Datensatz Messwertanzahl Steigung
B 1 39 144.4
C 1 39 94.7
D 1 39 38.4
E 1 39 18.2
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Abbildung 5.22: (a) Darstellung der Signalintensita¨tsentwicklung bei kumulierten Messungen an einer Probenstelle. (b)
Boxplot-Darstellung der Intensita¨tsverteilungen aus (a).
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Tabelle 5.11: Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung. Festgelegtes Signiﬁkanzniveau α = 0.05 (5%). Die
Nullhypothese (Normalverteilt) wird angenommen, wenn p > 0.05 bzw. W bei einem Signiﬁkanzniveau α
= 5 % u¨ber einem kritischen Wert Wkrit liegt. Die kritischen Werte Wkrit sind fu¨r Stichprobenumfa¨nge
n < 50 tabelliert und in den meisten Statistikbu¨chern im Anhang enthalten.
Datensatz Messwertanzahl W p
B 1 39 0.94269 0.06411
C 1 39 0.91868 0.00894
D 1 39 0.92264 0.01238
E 1 39 0.91066 0.00463














 B 3: Druckpräp. SubP
 C 3: Druckpräp DHB
 D 3: Dried Droplet DHB
 E 3: Dried Droplet SubP
 F 3: Dried Droplet Mel
 G 3: Dried Droplet Ins
 H 3: Sprüh DHB
 I 3: Sprüh SubP
 J 3: Sprüh Mel
 K 3: Sprüh Ins
Abbildung 5.23: Ionensignalintensita¨ten ausgewa¨hlter monoisotopischer Massenpeaks als Funktion der Laserimpulse pro
Messstelle, bei unterschiedlichen Pra¨parationstechniken.
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Alle untersuchten Proben zeigen bei Kumulation von bis zu 50 Pulsen eine stetige Steigerung der
Summenintensita¨t. Es gibt dabei u¨berwiegend deutliche Unterschiede zwischen Mehrpulsmessungen an
einer Probenstelle und Mehrpulsmessungen an wechselnden Probenstellen. Diese resultieren einerseits
aus der dreidimensionalen Verteilung der Analyte innerhalb der Probe und andererseits aus den unter-
scheidbaren (teilweise statistischen) Wachstumsraten der Rauschwerte. Das SNR-Verha¨ltnis bei Mehr-
pulsmessungen an einer Probenstelle verla¨uft dabei i.d.R. mit gro¨ßerer Steigung als bei Kumulationen
aus Einzelpulsmessungen an unterschiedlichen Probenstellen. Letzteres wird an den in 5.4.3 gezeigten
Ergebnissen (Abbildung 5.27) deutlich. Die Intensita¨tsverteilungen bei den voneinander unabha¨ngigen
Messungen lassen sich pra¨parationsunabha¨ngig ha¨uﬁger mit einer Normalverteilung in Einklang bringen,
als die Ergebnisse der voneinander abha¨ngigen Messungen. Die gezeigten Beispieldatensa¨tze 1, 2, 3 stellen
jeweils repra¨sentative Ergebnisse einer Messserie dar.
Signalwachstumscharakteristik unterschiedlicher Matrizes
In Abbildung 5.24 ist in willku¨rlicher Gruppierung die kumulierte Signalintensita¨t untersuchter MALDI-
Matrizes und einiger Peptidanalyte aufgetragen. Es handelt sich dabei um voneinander abha¨ngige Mehr-
pulsmessungen an einer identischen Probenstelle. Die Proben wurden mittels der Dried-droplet-Methode
und einem einheitlichen Volumen von 1 µl hergestellt. Mit der Matrix 2,5-DHB (ca. 10 mg/ml) werden
die Lo¨sungsmittel Ethanol und 0.1%-TFA (3:7) v/v, mit der Matrix CHCA (ca. 5 mg/ml) Methanol
und 0.1%-TFA und mit der Matrix SA (ca. 5 mg/ml) Acetonitril und 0.1%-TFA verwendet. Die ver-
messenen Peptidanalyte Substanz P, Melittin und Insulin stehen nach der Einwaage in einem molaren
Verha¨ltnis von 1:3:5 · 10−6 M. Alle Messungen erfolgen mit einer Laserpulsenergie von ca. 200 µJ und
einer dynamischen Abschwa¨chung von 67 (siehe Abb. 4.3). Die Proben werden zuna¨chst auf Stellen mit
einem gu¨nstigen SNR hin untersucht (hot spot) um sicherzustellen, daß an der entsprechenden Messstelle
ausreichend intensive Signale erzeugt werden ko¨nnen. Die kumulierenden Messungen erfolgen dann im
Anschluss. Hierbei wird deutlich, daß alle untersuchten Matrizes und Analyte im Untersuchungsumfang
ein stetiges Wachstum aufweisen. Die vorherrschende Charakteristik ist dabei ein linearer Verlauf der
Kurven, teilweise fa¨llt der Zuwachs im Verlauf ab. Die Matrix CHCA zeigt das in der Literatur bereits
beschriebene Pha¨nomen, daß Peptidionen in artiﬁziellen Pra¨parationen erst nach etwa dem dritten bis
fu¨nften Puls mit Intensita¨ten auftreten, die deutlich u¨ber denen der unspeziﬁschen Rauschwerte liegen.


















Abbildung 5.24: Signalwachstum der Basispeaks der UV-MALDI-Matrizes (DHB, SA, CHCA) und der monoisotopischen
Peaks einiger Peptidanalyte in Kombination mit unterschiedlichen Matrizes. Es handelt sich um Summensignale aus Mehr-
fachmessungen (n = 1, 10, ..., 50) an jeweils einer Messstelle.
Kapitel 5 Seite 246
5.4.2 Signalintensita¨t in Abha¨ngigkeit von der Matrix- und Analytverteilung
Exemplarisch dargestellt ist in Abbildung 5.25 eine Vergleichsmessung einer Standardpeptidlo¨sungspra¨pa-
ration mit Substanz P, Mellitin und Insulin in einem Verha¨ltnis 1:3:5 x 10−6 M mit der Matrix 2,5-DHB
in einer Konzentration von 10 mg/ml (EtOH/0.1 % TFA, 1:1, v/v). Die (Infokus)Vermessung erfolgte am
Spektrometer LAMMA 2000 mit zentrisch justiertem Laserstrahl bei einer Pulsenergie von 53 µJ und
einer dynamischen Abschwa¨cherstellung von 40 sowie zusa¨tzlicher Verwendung eines 11 % ND-Filters
(Neutraldichteﬁlter, siehe Abb. 4.7).

































Abbildung 5.25: (a) Signalintensita¨t eines Summenspektrums aus 25 Messungen an je 20 Probenpositionen innerhalb einer
Spru¨hpra¨paration. (b) Signalintensita¨t eines Summenspektrums aus 25 Messungen an je 20 Probenpositionen am Rand
einer Dried-droplet-Pra¨paration.
In Abbildung 5.25 ist zu erkennen, daß im Summenspektrum der Spru¨hpra¨paration die maximalen
Signalintensita¨ten der drei Peptide deutlich geringere Abweichungen zeigen, als im Summenspektrum
der Dried-droplet-Pra¨paration, obwohl in jedem Fall mit der identischen Stammlo¨sung pra¨pariert wurde.
Im Falle der Dried-droplet-Pra¨paration ist gezielt nach Stellen am Randbereich der Pra¨paration gesucht
worden. Die Spru¨hpra¨paration ist dagegen u¨ber die gesamte Schicht ohne lokale Ha¨ufung der einzelnen
Stellen vermessen worden. Eine Berechnung der Peakintegrale in Spektrum (a) ergibt fu¨r die Signalmulti-
plets gerundet ein Intensita¨tsverha¨ltnis von 1 : 4 : 6 (1/3.7/6.0) und in Spektrum (b) ein Verha¨ltnis von
1 : 2 : 3 (1/1.9/2.7). Beide Messungen geben hierbei nicht exakt das Verha¨ltnis der Einwaage (1 : 3 : 5)
wieder. In der mittels dried droplet pra¨parierten Probe werden die Peptide mit ho¨herer Molekularmas-
se geringer gewichtet, als es der Einwaage entspricht. In der mittels Spru¨hpra¨paration erstellten Probe
kommt es zu einer U¨bergewichtung der Peptide mit ho¨herer Molekularmasse. Bei dem Vergleich der Mes-
sungen fa¨llt dennoch auf, daß unter identischen Gera¨tebedingungen und bei einheitlicher Messmethodik,
im Mittel besonders die Spru¨hpra¨parationen vergleichbar intensive Basispeaks in jeder Multipletvertei-
lung der drei Peptide zeigen. Die Abweichungen der Intensita¨tsverha¨ltnisse vom Einwaageverha¨ltnis wird
mit der unterschiedlichen Kristallisation und der abweichenden Verteilung von Matrix(kristallen) sowie
einer abweichenden An- bzw. Einlagerung von Analyten im Verlauf der jeweiligen Pra¨paration in Zu-
sammenhang gebracht. Die Pra¨parationsvolumina wurden alle aus dem identischen Stammlo¨sungsgefa¨ß
ohne vera¨nderte Durchmischung und unmittelbar nacheinander entnommen sowie zur entsprechenden
Pra¨paration verwendet. Da sowohl die Bestrahlungsﬂa¨che als auch die Laserpulsenergie nur geringe Stan-
dardabweichungen zeigen und vor allem bei den mittels dried droplet erzeugten Proben gezielt die (stark
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peptideinlagernden) Randbereiche einer Probe vermessen wurden, muss es sich bei den beobachteten Un-
terschieden in den Spektren um ursa¨chliche Verteilungspha¨nomene der Pra¨parationstechniken handeln.
5.4.3 Signal-zu-Rausch Entwicklungen
Artiﬁzielle Peptidproben
Die Ermittlung des unspeziﬁschen Rauschwertes kann fu¨r jeden einzelnen Datenpunkt vorgenommen wer-
den. Durchweg angewandt fu¨hrt dies zur Erstellung einer Basislinie. Im gezeigten Beispiel von Abbildung
5.26 wird die Rauschwertintensita¨t u¨ber einen Bereich im Spektrum ermittelt, der das Datenpunktintervall
des aufgelo¨sten monoisotopischen Peaks des Peptidanalyten Substanz P umfasst. Der Referenzbereich des
unspeziﬁschen (reinen) Rauschens liegt dabei in einem unmittelbar benachbarten Zeitintervall. Es werden
insgesamt zwei Messreihen aufgenommen. Zum einen eine Messreihe, die einmal n Messungen an einer
Probenstelle entha¨lt sowie einmal eine Messreihe, die 250 mal n Messungen an einer Probenstelle entha¨lt
(d.h. 250, 500, ..., 9500). Fu¨r diese Messungen werden die Basislinien des unspeziﬁschen Rauschens in
den Spektren bestimmt und die zugrundeliegenden Rauschwerte an den entsprechenden Peakinterval-
len mit den Signalintensita¨ten der Peakzentroide korreliert. Bei der Messreihe mit den Einzelmessungen
werden die Einzelwerte korreliert. Bei der Messreihe mit den 250 x n Messungen die arithmetischen Mit-
telwerte. Die weiteren Abbildungen in diesem Abschnitt zeigen die SNR-Entwicklungen der unter 5.4.1
dargestellten Messungen.
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 Mittelwerte aus 250 Messungen
Abbildung 5.26: (a) Signalintensita¨t kumulierter Einzelpulsspektren von Substanz P an einer Messstelle im Vergleich zum
unspeziﬁschen Rauschen. (b) Vergleich des SNR anhand der Intensita¨tsmittelwerte aus 250 x n Kumulationen und n Ku-
mulationen fu¨r jeden Datenpunkt im Plot.
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Abbildung 5.27: (a) Dargestellt ist die SNR-Entwicklung der Messungen aus Datensatz 1 (B 1 - E 1) entsprechend Abbildung
5.22. und Datensatz 2 (B 2 - G 2) entsprechend Abbildung 5.21. (b) SNR-Entwicklung der Messungen von Datensatz 3 aus
Abbildung 5.23.
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Korrelation der Signalintensita¨ten von Lipid- und Peptidanalyten in einer artiﬁziellen Probe
Neben den massenspektrometrisch (bezogen auf MALDI) potenziell interessanten Lipiden wie Vertre-
ter der PC, PI, PE, etc., ist im Rahmen dieser Arbeit auch der Einﬂuss des sehr ha¨uﬁg in tierischen
Membranen vorkommenden Cholesterol, auf die Signalintensita¨t des Beispielpeptides Substanz P, unter-
sucht worden. Als Pra¨parationstechnik wird hierzu die Dried droplet-Methode gewa¨hlt, um eine mo¨gliche
Durchmischung und ggf. eine ungleichma¨ßige Verteilung der Analyte zu ermo¨glichen. Die Ergebnisse sind
in Abbildung 5.28, in der Form der Intensita¨ts- und SNR-Entwicklungen zusammengefasst.
Diese zeigen, daß Cholesterol einen messbar negativen Einﬂuss auf die erhaltenen Signalintensita¨ten
von Substanz P besitzt. Die Signalintensita¨ten der Multiplets bleiben, wie auch das SNR, deutlich unter-
halb der zuvor bei reinen Proben ermittelten Werte. So stehen hier rechnerische Werte fu¨r eine Steigung
bei kumulierten Messungen von 0.033 mV/Spektrum bzw. 0.116 mV/Spektrum z.B. den Werten aus Ab-
bildung 5.23 von in etwa 36 mV/Spektrum fu¨r eine mittels dried droplet pra¨parierte Probe von Substanz
P in einer Konzentration von ca. 1 · 10−6 M gegenu¨ber. Die niedrigste Steigung fu¨r Substanz P (10−6
M), die aus mittels dried droplet pra¨parierten reinen Proben mit der Matrix 2,5-DHB (10 mg/ml) in
Peptidgemischen erhalten wurde betra¨gt 4 mV/Spektrum (Messung nicht dargestellt).
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Abbildung 5.28: (a) Signalintensita¨tsentwicklung an einer Dried Droplet-Pra¨paration von Cholesterol, C27H46O
(Stammlo¨sung, c ≈ 2 ·10−3M , in Aceton), mit Substanz P (Stammlo¨sung, c ≈ 5 ·10−4M , in EtOH/0.1% TFA 3:7 (v/v)) und
der Matrix 2,5-DHB (Stammlo¨sung, c ≈ 10−4M , in EtOH/0.1%-TFA, 3:7 (v/v)). Mischungsverha¨ltnis der Dried Droplet-
Pra¨paration: 1 µl Substanz P (1/100) + 1 µl Cholesterol (1/100) + 1 µl 2,5-DHB. Die Auftragung von Cholesterol erfolgt
nach dem Auftrag von Substanz P und 2,5-DHB auf einen goldbeschichteten Aluminiumprobentra¨ger. Hierbei kommt es zu
einer Umkristallisation. Die Kristalle werden durch die Umkristallisation deutlich kleiner. (b) Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
der Messungen zu (a). Infokusmessungen mit zwei unterschiedlichen Abschwa¨chungen (60, 49; siehe S.149) und einer Aus-
gangspulsenergie von ca. 150 µJ am Spektrometer ALADIM II. Cholesterol kann z.B. im Sa¨ugetiergehirn bis zu 25 % des
Lipidmasseanteiles (im weiteren Sinne) einnehmen.
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SNR-Entwicklung von Lipiden bei Messungen an nativen biologischen Proben
Die SNR-Entwicklung von Phospholipiden ist in dieser Arbeit an Einzelzellen und auch an Gewebeproben
untersucht worden. Beispielhaft werden hier die Ergebnisse eines Vergleiches der Signalintensita¨ten von
PC (34:1) als [M+H ]+ = 760 u, [M+Na]+ = 782 u und [M+K]+ = 798 u sowie der PC-Kopfgruppe m/z
= 184 u dargestellt (Abbildung 5.29). Diese stammen aus Messungen an Gewebeproben der Maus und
einzelnen Hefezellen. Die genannten Ionenspezies konnten im Rahmen der Analyse mit hoher Wahrschein-
lichkeit identiﬁziert werden, indem Vergleichsspektren der Reinsubstanz als Referenz mit der identischen
Kalibrierung vermessen wurden (nicht explizit dargestellt).














































































































Abbildung 5.29: (a) Signalintensita¨tsentwicklung von ausgewa¨hlten Lipidsignalen an einer Spru¨hpra¨paration von querge-
streifter Mausmuskulatur. (b) Identische Probe zu (a), Messung mit ho¨herer Bestrahlung. (c) Signalintensita¨tsentwicklung
von ausgewa¨hlten Lipidsignalen an einer Hefezellpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB (Stammlo¨sung, c ≈ 5 · 10−4M ,
in EtOH/0.1%-TFA, 1:1 (v/v)). Infokusmessungen mit einer Abschwa¨chung von ca. 60 (siehe S. 149) und einer Aus-
gangspulsenergie von ca. 150 µJ am Spektrometer ALADIM II. (d) SNR der Messungen. (a) Infokusmessungen mit einer
Abschwa¨chung von ca. 60 (siehe S. 149) und einer Ausgangspulsenergie von ca. 170 µJ am Spektrometer ALADIM II. (b)
Infokusmessungen mit einer Abschwa¨chung von ca. 50 (siehe S. 149) und einer Ausgangspulsenergie von ca. 170 µJ am
Spektrometer ALADIM II.
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Wie in Abbildung 5.29 zu erkennen, bleiben die Signalintensita¨ten der untersuchten Lipide in nativen
Proben unterhalb der Signalintensita¨ten von Peptiden in artiﬁziellen Proben bei einer vergleichbaren
Pra¨paration und Messmethode. Die dargestellten Ergebnisse sind dagegen in etwa mit der Qualita¨t von
artiﬁziellen reinen Lipidproben vergleichbar, die vorab zur Spektreninterpretation erstellt wurden (nicht
explizit dargestellt).
SNR-Vergleich zwischen Linear- und Reﬂektormodus am Spektrometer ALADIM II
In Abbildung 5.30 ist erkennbar, daß die SNR-Entwicklung, bezogen auf das Peaksignal m/z 137 der
Matrix 2,5-DHB und unspeziﬁsches Rauschen in diesem Massenbereich, im Reﬂektormodus am Spektro-
meter ALADIM II in etwa um ca. 3 dB ho¨her ausfa¨llt als bei den entsprechenden Linearmessungen. Zu
beru¨cksichtigen ist dabei der unterschiedliche Detektionsaufbau. Im Linearmodus wird ein MCP-Detektor
(Chevron,  = 40 mm) und im Reﬂektormodus ein MCP-Detektor (Chevron,  = 40 mm) in Kombi-
nation mit einer Konversionsdynode verwendet. Das MCP-Potential im Linearmodus ist mit ca. - 2.19
kV geringfu¨gig niedriger als im Reﬂektormodus (U = - 2.22 kV). Die Konversionsdynode liegt auf einem
Potential von ca. - 9.70 kV. Die parabolischen Elektronentrajektorien zwischen der Konversionsdynode
und der ersten MC-Platte betragen im Mittel ca. 30 mm.
Das insgesamt im Reﬂektormodus erreichte ho¨here SNR ist u¨berwiegend auf die verminderte Menge
an unspeziﬁschen Rauschionen und die vollsta¨ndige Abwesenheit von Neutralteilchen im untersuchten
Massenbereich zuru¨ckzufu¨hren. Da die Desorptions-/Ionisierungsbedingungen wie auch die Probe in bei-
den Modi identisch sind, kommen als weitere mo¨gliche Ursachen fu¨r die gefundenen Unterschiede nur die
Ion-zu-Elektron Konversion und eine Diﬀerenz in der statistischen Rauschlast der Detektorelektronik in
Betracht.





















Abbildung 5.30: Dargestellt ist das SNR bei kumulierten Spektren wechselnder Messstellen an einer Dried droplet-Pra¨pa-
ration der Matrix 2,5-DHB. Matrixkonzentration c ≈ 10 mg/ml in EtOH/0,1%-TFA 3:7 (v/v), Pra¨parationsvolumen ca. 1
µl. Laserenrgieabschwa¨chung 60, bei einer Ausgangspulsenergie von ca. 300 µJ (siehe S. 149). Die Bestrahlung ist i.d.R.
fu¨r Dried droplet-Anwendungen mit Peptidanalyten in konventionellen artiﬁziellen Proben zu hoch, gewa¨hrleistet aber, daß
der zu vergleichende Basispeak in den Spektren der bekannten Fragmentmasse von 2,5-DHB bei m/z 137 zukommt.
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SNR-Entwicklung in Abha¨ngigkeit von den Spru¨hschichten an artiﬁziellen Proben
Eine Untersuchung der Signalintensita¨tsentwicklung an Spru¨hpra¨parationen mit der Matrix 2,5-DHB er-
gibt, bei einer Konzentration von ca. 10 mg/ml mit den Testanalyten Substanz P und Polyethylenglykol
3000 in einer Konzentration von jeweils ca. 10−6M, ein Optimum bei ca. 7 Spru¨hschichten (7 x ca. 20 µl
Spru¨hvolumen). Die SNR-Entwicklung wird daru¨berhinaus bei bis zu 10 Spru¨hschichten weiter gesteigert.
Mit der geringer konzentrierten Matrix CHCA (ca. 5 mg/ml), die zudem eine andere Kristallisation als
2,5-DHB in den Pra¨paraten aufweist, kann bei identischer Analytkonzentration kein eindeutiges Optimum
im Bezug auf eine maximale Signalintensita¨t ermittelt werden. Die kleineren und deutlich homogener im
Pra¨parat verteilten Kristalle vera¨ndern das Signalwachstum. Auch bei 10 Spru¨hschichten zeigt die In-
tensita¨tskurve noch den Verlauf eines linearen Wachstums an. Die Signalintensita¨ten bleiben bei einer
identischen Bestrahlung aber deutlich hinter denen mit der Matrix 2,5-DHB zuru¨ck, obwohl CHCA die
Wellenla¨nge λ = 337 nm deutlich sta¨rker absorbiert als 2,5-DHB (Faktor ≈ 10). Das SNR mit der Matrix
CHCA ist niedriger als bei 2,5-DHB, zeigt aber einen sta¨rkeren Zuwachs mit der Anzahl der Spru¨hschich-
ten. Ein Optimum ist hier bei 10 Spru¨hschichten noch nicht erreicht (Abbildung 5.31).
Die mit der Matrix CHCA gegenu¨ber der Matrix 2,5-DHB abweichenden Ergebnisse belegen die Not-
wendigkeit einer matrixspeziﬁschen Optimierung der Spru¨hmethode, ggf. sind apparative Vera¨nderungen
am Aufbau der Spru¨happaratur notwendig. Die fu¨r die Matrix 2,5-DHB gefundenen Kombinationen
ko¨nnen nicht einfach und ohne Anpassung auf eine andere Matrix u¨bertragen werden. Die Optimierung
der Methode fu¨r z.B. die Matrix CHCA beinhaltet eine ho¨here Lo¨sungsﬂussrate und eine kleinere (a¨ußere)
Kammer wa¨hrend der Spru¨hpra¨paration. Die Ergebnisse der Optimierung einer Spru¨hpra¨paration auf die
Matrizes CHCA und SA werden im weiteren nicht explizit dargestellt.
Kapitel 5 Seite 255































































 7 Zyklen (Na-Peaks)








































Abbildung 5.31: Entwicklung der Signalintensita¨ten gespru¨hter PEG-Pra¨parationen, mit jeweils n Spru¨hzyklen. Zu erkennen
ist eine nur geringe Varianz bei den Intensita¨ten der einzelnen i-ten Polymerpeaks in einer Verteilung. Bei n = 2 wurden
sa¨mtliche PEG-Peaks im Plot beru¨cksichtigt, bei den u¨brigen Darstellungen nur die monoisotopischen Massen der [M+Na]+-
Spezies. (Unten) Ionensignalintensita¨t der Isotopenverteilungen als Funktion der Sprayzyklenanzahl.
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SNR-Entwicklung in Abha¨ngigkeit von der Matrixkonzentration an nativen Proben
Es ist weiterhin ermittelt worden, daß an nativen biologischen Proben die homogene Abdeckung der
Probenoberﬂa¨che bei Spru¨hpra¨parationen ab Konzentrationen von ca. 30 mg/ml (2,5-DHB) deutlich ge-
steigert werden kann. Eine damit einhergehende Steigerung der Ionensignalintensita¨t von Analyten ist
allerdings nicht zwangsla¨uﬁg. Es zeigt sich aber eine positive Auswirkung auf das SNR in solchen Mes-
sungen. Andererseits kann bei Infokusmessungen mit deutlich u¨ber der Schwellbestrahlung der Matrix
liegender Bestrahlung und Konzentrationen ab ca. 25 mg/ml (2,5-DHB), geha¨uft eine Serie von Matrix-
clustern auftreten. Die Clustersignale sind bei Messungen am LAMMA 2000 mit kleinem Fokus (ca. 1 µm
wirksamer Desorptionsdurchmesser) deutlich schwa¨cher, als bei Messungen am Spektrometer ALADIM
II mit gro¨ßerem Fokus (ca. 20 µm wirksamer Desorptionsdurchmesser).
5.4.4 Sensitivita¨tsvergleich der Spektrometer ALADIM II und LAMMA 2000
Nachweisgrenze von Dynorphin A in Dried droplet-Proben
Zur experimentellen Bestimmung der Nachweisgrenze eines kleinen Peptides in artiﬁziellen MALDI-
Pra¨paraten an den Spektrometern ALADIM II und LAMMA 2000 ist das Peptid Dynorphin A herange-
zogen worden. Von dem Analyten sind dabei zwei Probenteller mit jeweils drei mal drei Dried droplet-
Pra¨parationen einer Konzentrationsabstufung von c = 10−6 M, 10−7 M und c = 10−8 M erstellt worden.
Die Pra¨paration erfolgte dabei nacheinander, d.h. zuna¨chst wurde ein Volumen von einem Mikroliter
Peptidlo¨sung auf den Probenteller aufgebracht und diese dann nach einer kurzen Trockenzeit mit der
Matrixlo¨sung (1 µl) u¨berschichtet. Die noch nicht vollsta¨ndig einegtrocknete Peptidlo¨sung ist dabei mit
einem Teil des ausgestossenen Matrixvolumens mehrmals in die Spitze der Kolbenhubpipette aufgezogen
und wieder ausgestossen worden. Jede der drei Pra¨parationen einer Konzentration auf einem Probentel-
ler ist nacheinander mit jedem Spektrometer vermessen worden. Hierzu ist abwechselnd ein Probenteller,
zuerst mit dem einen Spektrometer, und der andere Probenteller zuerst mit dem anderen Spektrometer
vermessen worden. Es wurde ebenso darauf geachtet, nicht bis zum vollsta¨ndigen Abtrag einer Pra¨para-
tion an der jeweiligen Messposition Spektren aufzunehmen. Weiterhin wurden unter optischer Kontrolle
zuna¨chst die Probenrandbereiche einer Pra¨paration gesucht, von der die sta¨rksten Signalintensita¨ten er-
mittelt werden konnten. Die Messungen erfolgten am Spektrometer ALADIM II im Reﬂektormodus und
am Spektrometer LAMMA 2000 im Linearmodus und die Ergebnisse sind in Abbildung 5.32 dargestellt.
Signalentwicklung von Substanz P
Anhand der in Abbildung 5.33 dargestellten Messungen wird erkennbar, daß bei einer Konzentration der
Analytlo¨sung (Substanz P) von ca. 10−4 M eine Verringerung der Intensita¨tszunahme eintritt. Zwischen
den Konzentrationen 10−5 M und 10−6 M liegt noch ein linearer Verlauf nahe. Ob das Abﬂachen der
Intensita¨tszunahme bei 10−4 M bereits auf einen Sa¨ttigungseﬀekt des Detektionssystems zuru¨ckzufu¨hren
ist, wurde nicht systematisch untersucht. Der Messverlauf in den Abbildungen 5.32 und 5.33 zusammenge-
nommen, zeigt den dynamischen Messbereich kleiner Peptide am Spektrometer LAMMA 2000, wobei die
Konzentration von 10−4M dann sehr wahrscheinlich bereits zu einer Signalsa¨ttigung am Detektionssystem
fu¨hrt, wie diese fu¨r massenspektrometrische Nachweise erwartet wird [223].
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Abbildung 5.32: Vergleich der Spektrometer ALADIM II und LAMMA 2000, anhand vergleichender Messungen an identi-
schen Dried droplet-Proben. (Obere Reihe) ALADIM II Summenspektren (125 und 131 Einzelpulse) aus Infokusmessungen
der Analytkonzentrationen 10−6M und 10−7M. Beide Laser sind fu¨r die gezeigten Messungen zentrisch justiert. (Mittlere
Reihe) LAMMA 2000-Messungen mit einer Laserenergie entsprechend einem Diodenstrom von 7 A mit einer Abschwa¨cher-
stellung von 70 (ohne 11 %-ND-Filter). Summenspketren aus 82 und 155 Einzelpulsen. (Unten) Relativer Intensita¨tsvergleich
und Darstellung des SNR. Durchgezogene Linie = ALADIM II, gestrichelte Linie = LAMMA 2000.




























































Abbildung 5.33: Dargestellt werden Messungen die den Intensita¨tsverlauf des Peptidanalyten Substanz P in einer Konzen-
trationsreihe von ca. 3 x 10−4 M bis 3 x 10−6 M zeigen. Es handelt sich um Dried droplet-Pra¨parationen mit der Matrix
2,5-DHB (c=10mg/ml). Summenspektren ohne Basislinienkorrektur (17 bis 83 Einzelspektren). Zentrische Laserjustierung,
Infokusmessungen. Laserenergie ca. 51 µJ , Abschwa¨chung: 25, kein statischer Abschwa¨cher.
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Nachweisgrenze von Cytochrom C und Myoglobin
Die experimentelle Nachweisgrenze von Peptiden im Massenbereich ab ca. 10 kDa bis ca. 20 kDa ist
an Spru¨hpra¨parationen von Cytochrom C und Myoglobin ermittelt worden. Hierbei sind zuna¨chst die
Analyte in Konzentrationen von ca. 10−4M mit einem Spru¨hvolumen von jeweils ca. 25 µl auf goldbe-
schichtete Aluminiumtargets verspru¨ht worden. In einem zweiten Schritt ist dann die Matrix 2,5-DHB in
einer Konzentration von ca. 30 mg/ml mit einem absoluten Spru¨hvolumen von ca. 50 µl auf die zuvor
mit dem Analyten beschichtete Oberﬂa¨che aufgebracht worden. Als Beispiel fu¨r eine solche Pra¨paration
kann Abbildung 5.15 auf Seite 229 betrachtet werden. Diese zeigt einen Ausschnitt der Myoglobin-Pra¨pa-
ration. Die identische Pra¨paration wird auch bei den Verdau- und Kalibrierexperimenten verwendet.
Die Myoglobin-Pra¨paration ist am Spektrometer ALADIM II und die Cytochrom C-Pra¨paration am
Spektrometer LAMMA 2000 vermessen worden. Die erhaltenen Messergebnisse zeigen, daß ein fu¨r eine
quantitative Bestimmung notwendiges SNR von ca. 6 dB mit einer Summation von 100 bzw. 400 Pulsen
nicht erreicht wird. Eine qualitative Darstellung ist dagegen mo¨glich. In den Messungen unter Abb. 5.38
a zeigt sich bei dem Analyten Myoglobin in einer Kombination aus Druck- und Spru¨hpra¨paration und
einer Vermessung im linearen Mode am Spektrometer ALADIM II ein SNR  6 dB bei einer Summation
zwischen 10 und 20 Pulsen. Die Analyte liegen dort in niedrigerer Ausgangskonzentration vor, werden
aber durch die punktfo¨rmige Druckpra¨paration deutlich anders verteilt. Die nachfolgende Spru¨hpra¨pa-
ration stellt dann eine homogene Beschichtung mit Matrix her. In den Pra¨parationen unter Abb. 5.34
werden dagegen sowohl die Analyte als auch die Matrix gleichma¨ßig in der Pra¨paration verteilt, was in
diesem Fall als Nachteil zu bewerten ist.
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Abbildung 5.34: (a) Dargestellt ist ein Summenspektrum (66 Einzelspektren) des Peptidanalyten Myoglobin nach Auftra-
gung mittels Spru¨h und anschliessender Matrixspru¨hpra¨paration. Konzentration von Myoglobin ca. 10−4 M in EtOH/0,1%-
TFA 3:7 (v/v), Spru¨hvolumen ca. 25 µl. Matrixkonzentration, c ≈ 30 mg/ml, Spru¨hvolumen ca. 50 µl. Vermessung am
Spektrometer ALADIM II im Reﬂektormodus. Die Basislinie ist teilweise aufgetragen. Die durchgezogene blaue Linie ent-
spricht dem Kriterium von Kaiser, bezogen auf die ermittelte Basisline im unmittelbaren Messbereich von Myoglobin und der
entsprechenden Standardabweichung. (b) Summenspektrum (247 Einzelspektren) aus einer Spru¨hpra¨paration des Analyten
Cytochrom C (c ≈ 10−4 M, EtOH/0,1%-TFA 3:7, v/v), Spru¨hvolumen ca. 25 µl und anschliessender Matrixspru¨hpra¨para-
tion (ca. 50 µl) mit einer Matrixkonzentration c ≈ 30 mg/ml, EtOH/0,1%-TFA 1:1 (v/v). Vermessung am Spektrometer
LAMMA 2000.


























Abbildung 5.35: SNR der Spektren von Cytochrom C und Myoglobin aus Abbildung 5.34.
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5.4.5 Fragmentierungsversuche an Peptidanalyten
Es ist im Rahmen dieser Arbeit an Peptiden untersucht worden, ob eine Analytfragmentierung bei den
Mirkosondenmessungen mit relativ kleinen Laserfoki, innerhalb der angewandten MALDI- und LDI-
Analytik, eine zu beru¨cksichtigende Gro¨ße im Analyseprozess darstellt. Die Peptidmessungen an den
Spektrometern ALADIM II und LAMMA 2000 zeigen bei allen durchgefu¨hrten Versuchen dabei ein insge-
samt geringes Aufkommen an Analyt-Fragmenten. Bei Verwendung relativ hoher Analytkonzentrationen
(ab ca. 10−5 M) konnte in Summenspektren von Proben des Peptidanalyten Insulin am Spektrometer
ALADIM II das Multiplet der zweifachgeladenen (protonierten) Quasimoleku¨lionenspezies erhalten wer-
den. Bei diesen Versuchsbedingungen traten dann auch in geringem Umfang PSD-Ionen auf (Abbildung
5.36). Das SNR-Verha¨ltnis der zweifachgeladenen Insulinionen zeigt im Summenspektrum (101 Einzel-
spektren) einen Wert von SNR = 3.62 dB(mV). Das SNR-Verha¨ltnis der einfachgeladenen Ionen betra¨gt
SNR = 16.72 dB(mV).
Tabelle 5.12: Parameterkombinationen der Insulin-Vermessungen am Spektrometer ALADIM II.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 18.9 kV
Blendenpotential : 14.7 kV
DE-Zeit : 190 ns
Gitterpotential : - 5.1 kV
Konversionsdynode : - 9.1 kV
Reﬂektor 1 : 12.2 kV
Reﬂektor 2 : 23.3 kV
MCP-Potential : - 2.2 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 120 µJ
Abschwa¨chung : 55
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.9 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 20◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 10 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 3:7 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Dried droplet
Raumtemperatur : ca. 20◦C
Umgebungsdruck : Atmospha¨rendruck
Umgebungsgas : Luft
Pra¨parationszeit : ca. 1 min.
Target : Aluminiumteller, vergoldet
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Abbildung 5.36: MALDI-Flugzeitspektrum von Insulin (Rind) mit der Matrix 2,5-DHB (Summe aus 101 Spektren). Zu
erkennen ist deutlich die Signalverteilung des zweifachprotonierten Moleku¨lions ([M +2H]2+) und die Verteilung der PSD-
Ionensignale. Dried droplet-Pra¨paration: 6 µl Analytlo¨sung + 5 µl Matrixlo¨sung. Analytlo¨sung: ca 10−5M in EtOH/0.1%-
TFA 3:7 (v/v). Matrixlo¨sung: ca. 10 mg/ml 2,5-DHB in EtOH/0.1%-TFA 3:7 (v/v).
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Abbildung 5.37: (a) In-Source-Decay Versuche an Valinomycin-LDI-Probe. (b) Fragmentierungsversuche an Valinomycin-
MALDI-Probe.
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Mehrfachladungen konnten außerdem auch an Druckpra¨parationen eines Analytgemisches der drei
Peptide Cytochrom C, Myoglobin und Trypsinogen erhalten werden. Die Druckpra¨paration erfolgte im
Rahmen eines Round-Robin-Experimentes, zuna¨chst ohne Matrixzugabe, mit dem automatischen Druck-
system CHIP (Shimadzu Corp.) und wurde am FOM-AMOLF in den Niederlanden (AG Prof. R. Heeren)4
durchgefu¨hrt. Hierbei wurden folgende Analytkonzentrationen verwendet: Cytochrom C = 1 pmol/µl,
Myoglobin = 2 pmol/µl, Trypsinogen = 5 pmol/µl. Je Spot sind ca. 20 nl Lo¨sung aufgedruckt, was in
etwa 2.4 · 10−4µg Cytochrom C, 6.8 · 10−4µg Myoglobin und 2.4 · 10−3µg Trypsinogen entspricht (1 : 3 :
10). Die Probe wurde am Spektrometer ALADIM II im Linearmodus und im Reﬂektormodus vermessen.
Das Spektrum der Linearmessung zeigt ein Intensita¨tsverha¨ltnis von in etwa 1 : 1.5 : 2 (Multipletintegra-
le) und gibt damit nicht das erwartete Pra¨parationsverha¨ltnis in der Druckprobe wieder (Abbildung 5.38,
5.39). In diesem Fall muss aber wahrscheinlich bereits die, aufgrund der Molekularmasse eintretende,
sinkende Signalsta¨rke bei langsamen Ionen beru¨cksichtigt werden (siehe S. 9, Abb. 2.1). Weiterhin ist die
Pra¨paration nicht bis zum vollsta¨ndigen Abtrag des 20 nl-Spots vermessen worden.
Am Spektrometer LAMMA 2000 konnten bislang (zweifelsfrei) keine mehrfachgeladenen Peptidionen
detektiert werden. Bei beiden Spektrometern zeigte sich an Peptidmischungen (Substanz P, Melittin,
Insulin; 1:3:5 10−6 M) die routinema¨ßig zur Kalibrierung im niedrigen und mittleren Massenbereich ver-
wendet werden, bei einer erho¨hten Bestrahlung aber in sehr geringem Umfang, die Tendenz zur Bildung
von Peptidanlagerungen bzw. Clusterbildung, z.B. [ 2 x Insulin + H ]+ (Abbildung 5.38, b).
Als zweites Beispielpeptid in artiﬁziellen Proben wurde Valinomycin verwendet (Abbildung 5.37).
Typische In-Source-Decay-Fragmente sind bei den durchgefu¨hrten Messungen am Spektrometer LAM-
MA 2000 dabei nicht nachweisbar5, am Spektrometer ALADIM II dagegen schon. Signale im niedrigen
Massenbereich (< m/z 500), die im Zweifel als Fragmente in Frage kommen, sind in separaten Messungen
als Ionensignale identiﬁziert worden, die bereits in der reinen Matrixlo¨sung auftreten. Es handelt sich
hierbei sehr wahrscheinlich also um Matrixfragmente und nichtidentiﬁzierte Lo¨sungsmittelbestandteile
oder um organische Verunreinigungen des Probentra¨gers.
Die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung von Analytfragmentierungen im MALDI-Analyseprozess
mit sehr kleinen Foki kann damit als nicht signiﬁkant beantwortet werden.
4Als Kontrollpra¨parate wurden auch mit Matrix pra¨parierte Druckproben verwendet (CHCA). Diese wurden dabei
nachtra¨glich mit einer Spru¨hpra¨paration versehen.
5In Low-Energie CAD-Experimenten (ESI-MS mit einfach- und zweifachgeladenen Spezies) mit dem cyclischen Peptid
Valinomycin werden hauptsa¨chlich b- und y-Ionen erwartet, neben [V M − CO + H]+-Ionen [301].
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Abbildung 5.38: (a) Round-Robin-Messung gedruckter Protein-/Peptidanalyten (Druckpra¨paration hergestellt am FOM-
AMOLF) und nachtra¨glicher Matrixpra¨paration mit 2,5-DHB. Spru¨hpra¨paration mit 1 x ca. 20 µl einer 30 mg/ml 2,5-
DHB-Lo¨sung in EtOH/0.1% TFA 1:1 (v/v), Summenspektrum aus 50 Einzelspektren (Linearmessung, ALADIM II). (b)
Messung einer Dried droplet-Pra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB und den Peptiden Substanz P, Melittin und Insulin bei
nicht zentrisch justiertem Laser. Summenspektrum aus 40 Einzelspektren (Linearmessung, LAMMA 2000).























Abbildung 5.39: Entwicklung des SNR der Spektren aus Abbildung 5.38 (a).
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5.4.6 Durchschnitts-SNR u¨ber alle MS-Messungen
Aus allen (erfolgreich) durchgefu¨hrten massenspektrometrischen Messungen erha¨lt man, getrennt nach
Substanzklassen und Molekularmassen, eine Reihenfolge der SNR-Verha¨ltnisse fu¨r die vermessenen Io-
nen(spezies). Die ermittelten Daten sind in Tabelle 5.13 dargestellt und beziehen sich immer auf eine
Kumulation von 20 Einzelpulsmessungen.
Tabelle 5.13: Mittleres SNR bei Kumulation von 20 Pulsspektren in dB(mV). Std = Standardabweichung,
Var = Varianz, CV = Variationskoeﬃzient.
Peptide SNR Std Var CV
M < 10 kDa 18.5 ± 10.1 103 0.55
M  10 kDa 4.2 ± 6.2 39 1.50
Lipide 9.1 ± 5.9 35 0.65
5.4.7 SNR- und SAR-Entwicklung
In Abbildung 5.40 sind repra¨sentative Ergebnisse der Messungen mit Substanz P aufgetragen, wobei in
Abha¨ngigkeit der Pulsleistung das SNR voneinander unabha¨ngiger Messereignisse ermittelt wurde. Bei
einer Bestrahlung ab der Schwellbestrahlung des Analyten Substanz P wird ein kontinuierlich sinkendes
SNR ermittelt. Die Schwellbestrahlung entspricht einem SNR ≈ 6 dB bzw. einem Intensita¨tsverha¨ltnis
von 2:1 (S/N). Im Bereich der 2.5-fachen bis in etwa der 10-fachen Schwellbestrahlung (bezogen auf die
Pulsleistung) erha¨lt man, wie dargestellt, ein nahezu konstantes SNR-Verha¨ltnis.
(a) (b)
Abbildung 5.40: (a) Darstellung des mittleren SNR bei unterschiedlichen Bestrahlungen mit den einfachen Standardabwei-
chungen. (b) Darstellung der einzelnen SNR mit den u¨ber alle Werte gebildeten Mittelwerten (durchgezogene Linien).
Ein unmittelbarer Vergleich von SNR und SAR (auf einen Einzelpuls normiertes SNR/normiertes
SAR), hier im weiteren als relatives Signal-zu-Ablationsverha¨tnis bezeichnet, zeigt am Beispiel der Pep-
tidmessungen (Substanz P) das in Abbildung 5.41 erkennbare Ergebnis. Wa¨hrend bei den voneinander
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abha¨ngigen Messungen bei einer Pulszahl zwischen 1 und 8 ein deutlicher Anstieg des SNR im Einzel-
puls zu verzeichnen ist, bleibt das SNR bei den voneinander unabha¨ngigen Messungen nahezu konstant.
Dies fu¨hrt gegenu¨ber den voneinander unabha¨ngigen Messungen zu einem schwa¨cheren Abfall des re-
lativen SAR bei den voneinander abha¨ngigen Messungen. Der Abfall kann allgemein am besten mit
einem exponentiellen Zusammenhang erster Ordnung beschrieben werden (gepunktete Fitkurven). Wie
aus Abbildung 5.40 hervorgeht, vera¨ndert sich dies bei den voneinander unabha¨ngigen Messungen auch
bei vera¨nderter Bestrahlung nur unwesentlich, solange nicht im Bereich der Schwellbestrahlung gemessen
wird. Der Verlauf des relativen SAR bei den voneinander abha¨ngigen Messungen an einer identischen Pro-
benposition kann dann als ho¨here Eﬃzienz der Messungen interpretiert werden, wenn man eine a¨hnliche
Dichte der Analyt-/Matrixteilchen im Desorptions-/Ionisierungsvolumen der Probe annimmt.
Abbildung 5.41: Relatives Signal-zu-Ablationsverha¨ltnis von (rot) Messungen an einer identischen Probenstelle und
(schwarz) Messungen von unterschiedlichen Probenstellen. Dargestellt sind die Berechnungen aus Mittelwerten von jeweils
50 Messungen je Datenpunkt.
Auﬀa¨llig wird bei einem Vergleich aller Messungen, daß das mittlere SNR-Verha¨ltnis von Peptiden
mit einer Molekularmasse von Mr < 10 kDa im Vergleich zum SNR-Verha¨ltnis von Lipiden mit einer
Molekularmasse von Mr < 1 kDa bei der Summierung von 20 Einzelpulsspektren gro¨ßer ist. Dennoch
ist es schwierig an nativen biologischen Proben, bei gleichzeitiger Anwesenheit von Lipiden und einem
Laserfokus von ca. 1 µm, Peptide zu vermessen. In der Regel (Anteil > 95%) wird hier nach 20 Pulsen bei
Lipiden ein positives SNR-Verha¨ltnis erreicht, bei Peptiden dagegen i.d.R. nicht. Bei ho¨herer Bestrahlung
treten die signalsta¨rksten Lipide dann zusa¨tzlich als [2M + X ]+-Spezies auf (X = Na+ oder K+). An
artiﬁziellen MALDI-Spru¨hpra¨parationen konnte gezeigt werden, daß eine homogene Matrixbeschichtung
an einer zuvor mit Peptiden einer Molekularmasse von Mr > 10 kDa beladenen metallischen Proben-
tra¨gerﬂa¨che, eine qualitative Darstellung ermo¨glicht. Ein Vergleich der SNR-Verha¨ltnisse aller Peptid-
und Lipidmessungen in den artiﬁziellen und den nativen Proben ergibt fu¨r die Summation von 20 Einzel-
pulsspektren dann eine Abstufung der Variationskoeﬃzienten gema¨ß: Peptide (Mr < 10 kDa) < Lipide <
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Peptide Mr > 10 kDa. Als Fazit kann festgehalten werden: Wenn es an nativen Proben mo¨glich ist Pep-
tide mit einer Molekularmasse von Mr < 10 kDa zu detektieren, dann sind Peptidsignale i.d.R. stetiger,
als die Signale von (Phospho)Lipiden. Eine Strategie zur Vermessung von Peptiden bei der gleichzeitigen
Anwesenheit von Lipiden sollte also nach Mo¨glichkeit auf die vermehrte Fragmentierung von Lipiden
setzen, wenn diese vor der Messung nicht in ausreichendem Maße entfernt werden ko¨nnen.
5.4.8 Fazit
Anhand der Messungen von nativen und artiﬁziellen biologischen Proben konnte im Rahmen dieser Arbeit
die SNR-Entwicklung von Peptid- und Phospholipidanalyten in MALDI-TOF Massenspektren ermittelt
werden. Die hierzu eingesetzten Spektrometer unterscheiden sich von den u¨berwiegend kommerziellen
MALDI-TOF Spektrometern, die in der Bioanalytik eingesetzt werden, bezu¨glich der Laserstrahleinkopp-
lung und der Laserfokusgro¨ße. Die Messungen erlauben insgesamt die Feststellung, daß an den tierischen
und humanen Gewebeproben, die keine peptidsezernierenden Zellen im engeren Sinne enthalten (z.B.
Dru¨senzellen), zuna¨chst Phospholipide die dominierende Substanzklasse in den Spektren darstellen. A¨hn-
liches triﬀt auch bei den untersuchten Pilzproben (Hefe) zu. Dies entspricht, bezogen auf die prozentualen
Anteile dieser Analyte in den untersuchten Proben, zuna¨chst nicht den Erwartungen. Die Vermutung ist
naheliegend, daß hierfu¨r mechanistische Gru¨nde bei der Desorption/Ionisierung sowie der Plumedynamik
ausschlaggebend sind. Da im Falle von peptidsezernierenden Zellen (z.B. Dru¨senzellen) die Analytmenge
u¨berproportional gegenu¨ber den i.d.R. ortsfesten Zellbestandteilen zunimmt, kann angenommen werden,
daß dieser Einﬂuss proportional zur absoluten Analytanzahl im Desorptionsvolumen ist. Versuche mit
Substanz P und Cholesterol, einem Lipid das in MALDI-Spektren nur in geringen Intensita¨ten auftritt
aber in den meisten biologischen Membranen (tierischen Ursprungs) ha¨uﬁg ist, zeigen deutlich eine nega-
tive Korrelation hinsichtlich der Signalintensita¨ten in artiﬁziellen Pra¨parationen. Die Aussage muss auf
positive Ionen beschra¨nkt werden, da in dieser Arbeit ausschliesslich im positiven Ionenmodus gemessen
wurde.
Aus den Untersuchungen zum Ablations-/Desorptionsverhalten geht hervor, daß neben dem SNR-
Verha¨ltnis auch das Signal-zu-Ablationsverha¨ltnis (SAR) betrachtet werden muss, um die Eﬃzienz einer
Messung (richtig) beurteilen zu ko¨nnen. Im linearen Messbereich der Spektrometer korreliert der TIC
(Totalionenstrom), der bei Messungen nativer biologischer Proben erhalten wird, mit der Pulsablation an
einer Messstelle. Eine Desorption von Rauschionen kann dabei im gesamten Ablationsvolumen stattﬁnden.
Die Erzeugung (analyt)speziﬁscher Rauschionen korreliert dagegen sta¨rker mit dem Bestrahlungsproﬁl
bzw. der Energiedichte im potentiellen Desorptionsvolumen des jeweiligen Analyten. Die unspeziﬁsche
Rauschentwicklung folgt bei Mehrpulsmessungen klar einem exponentiellen Zusammenhang, wobei inner-
halb des linearen Messbereiches zudem eine lineare Korrelationmit der Laserpulsintensita¨t auftreten kann.
Das speziﬁsche Rauschen korreliert mit der Laserpulsintensita¨t, der Pulsanzahl und dem Pulsproﬁl. Es
muss hier aber deutlich zwischen voneinander abha¨ngigen und voneinander unabha¨ngigen Messungen un-
terschieden werden. Die Berechnung eines Einzelpulsdesorptionsvolumens fu¨r eine bestimmte Substanz,
anhand der lateralen Laserproﬁlausdehnung innerhalb der Schwellbestrahlungsgrenzen, ist, zusammen
mit der angenommenen Lasereindringtiefe aber nur ein theoretischer Wert. Das Pulsablationsvolumen
ist dagegen, ab einer gewissen Bestrahlung, direkt aus einer z.B. licht- oder elektronenmikroskopischen
Vermessung der Pulskrater oder indirekt u¨ber eine Bestimmung der mittleren Pulsablationsmasse, unter
theoretisch identischen Bedingungen, zuga¨nglich.
Das auf einen Einzelpuls bezogene SAR zeigt bei Mehrpulsmessungen (Kumulationen) in den Unter-
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suchungen einen stetigen Abfall. Dies wird an allen artiﬁziellen biologischen Proben ermittelt (Peptid-
und Lipidsignale). Unterschiede zeigen sich dabei zwischen den Messungen an einer identischen Proben-
stelle und den Messungen an wechselnden Probenstellen. Bei Messungen im Einzelpulsverfahren bleibt in
einem relativen Pulsleistungsintervall von P = 95 % x Pmax bis P = 35 % x Pmax das ermittelte SNR im
Mittel nahezu unvera¨ndert. Erst ab P < 35 % x Pmax wird eine deutliche Abschwa¨chung detektiert. Bei
einer Normierung auf die (entsprechende) Schwellbestrahlung wird ein SNR ≈ 6 dB mit einer relativen
Pulsleistung von ungefa¨hr P = 1.5 % Pmax erreicht (Peptidanalyte, Mr < 10 kDa). Pmax bezieht sich
dabei auf die maximale Pulsleistung bei einem Diodenstrom von 7 A und einem statischen Abschwa¨cher
mit ca. 11 %-Transmission bei der Wellenla¨nge 349 nm. Das relative SAR, das (hier) als SNR/SAR-
Verha¨ltnis angegeben wird, zeigt sehr deutliche Unterschiede zwischen den voneinander abha¨ngigen und
den voneinander unabha¨ngigen Messungen. Die Untersuchungen sind aber, aufgrund der messtechnischen
Einschra¨nkung bei der Bestimmung der mittleren Ablationsmasse, nur bis zu einer maximalen Pulszahl
von 8 durchgefu¨hrt worden. Bei ho¨heren Pulszahlen und Mehrpulsmessungen an einer Probenstelle konn-
te der Zuwachs an Ablation nicht mehr eindeutig am lateralen Umfang des Brennkraters bestimmt werden.
In den Spektren nativer biologischer Proben zeigt sich eine hohe Fragmentierung der vermessenen
Lipide. Am deutlichsten ist dies in allen untersuchten Proben, anhand des auftretenden Fragmentes der
PC-Kopfgruppe (m/z 184) zu erkennen. Eine a¨hnlich ausgepra¨gte Fragmentierung wird bei AP-SMALDI
Messungen mit einem Fokusdurchmesser von 5 µm nicht beobachtet. Bei der Fragmentierung identischer
Analyte konnte an den verwendeten Spektrometern Unterschiede festgestellt werden. Das untersuchte
Beispielpeptid Insulin zeigt in den artiﬁziellen Proben am Spektrometer ALADIM II bei ho¨heren Be-
strahlungen hauptsa¨chlich PSD-Ionen und bei zusa¨tzlich hohen Konzentrationen dann auch in geringem
Umfang Spezies mit Doppelladungen, [M + 2H ]2+ aber keine eindeutig zuordbaren In-Source-Decay-
Fragmente.
Weiterhin wird deutlich, daß die als Matrix- und Analyt-Unterdru¨ckungseﬀekte (matrix/analyte sup-
pression eﬀects) bezeichneten Pha¨nomene nicht nur von der Konzentration der beteiligten Substanzen in
der Ausgangslo¨sung von z.B. mittels dried droplet pra¨parierter Proben abha¨ngen, sondern auch die Ver-
teilung der Bestandteile in der Pra¨paration einen messbaren Einﬂuss hat. Spru¨hpra¨parationen artiﬁzieller
Proben6 zeigen dabei das Pha¨nomen der Unterdru¨ckungseﬀekte in den durchgefu¨hrten Versuchen nicht,
wenn identische Stammlo¨sungen verwendet werden. Bei mittels dried droplet pra¨parierten Kontrollproben
waren die Unterdru¨ckungseﬀekte an ”Hot spots“, wie in der Literatur beschrieben, dagegen nachweisbar
[139]. Eine Erkla¨rung fu¨r diese Unterschiede ko¨nnte am einfachsten im unterschiedlichen Verteilungsmus-
ter der Analyte zu ﬁnden sein, d.h. in einem wesentlich sta¨rkeren Ladungsaustausch zwischen Matrix und
Analyt in einem aus Hot Spots generierten Plume, aufgrund einer ho¨heren Dichte von Analytspezies. Die
Gleichverteilung der Analyte in Spru¨hproben ko¨nnte einen sprunghaften Anstieg von Analytspezies im
Plume, vergleichbar zu den aus Hot Spots und mittels dried droplet pra¨parierten Proben, verhindern und
dadurch keinen Unterdru¨ckungseﬀekt entstehen lassen.
Die an 2,5-DHB Dried-droplet Pra¨parationen (Volumen = 1 µl) ermittelte Grenzkonzentration (SNR
≈ 6 dB) eines Peptidanalyten einer Masse von ca. 2 kDa (Dynorphin A) betra¨gt am Spektrometer ALA-
DIM II in Summenspektren (Reﬂektormodus) in etwa 1.6 x 10−7 M und ca. 2.6 x 10−7 M am Spektrometer
LAMMA 2000 (Linearmodus). Dies entspricht einer absoluten Peptidmenge von maximal ca. 1.6 x 10−13
mol (160 Femtomol) bzw. einer Masse von ca. 3.4 x 10−10 g (340 pg) am Spektrometer ALADIM II und ca.
6Matrix: 2,5-DHB; Analyte Substanz P, Valinomycin.
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2.6 x 10−13 mol (260 Femtomol) bzw. 5.6 x 10−10 g (560 pg) am Spektrometer LAMMA 2000. Das Mas-
severha¨ltnis an der (quantitativen) Detektionsgrenze von Dynorphin A betra¨gt demnach ca. m(ALADIM
II/LAMMA 2000) ≈ 0.6, d.h. am Spektrometer LAMMA 2000 wird gegenu¨ber Messungen am Spektro-
meter ALADIM II (im Reﬂektormode) zur a¨quivalenten Darstellung in etwa die 1.7-fache Analytmasse
beno¨tigt. Am Spektrometer LAMMA 2000 entspricht dies, bei einer als konstant angenommenen Puls-
ablation (155 Pulse), in etwa einer mittleren Pulsmasse von ca. 3.6 x 10−12 g (1.7 x 10−15 mol) bzw.
einer Anzahl von ca. 1 x 109 Teilchen gegenu¨ber ca. 7.24 x 108 Teilchen am Spektrometer ALADIM II
(133 Pulse). Diese Werte sind aber vollkommen unrealistisch, bezogen auf ein Detektionsereignis u¨ber der
Rauschschwelle (SNR  2) in Einzelpulsmessungen mit einer vergleichbaren Elektronik (siehe S. 445 ﬀ.).
Fu¨r ein Detektionsereignis u¨ber der Rauschschwelle werden i.d.R., in Abha¨ngigkeit der Versta¨rkungselek-
tronik, im ADC-Modus zwischen 1000 bis 100000 Ionen/Puls mit typischen MCP-Detektoren beno¨tigt
(Gain ≈ 106 – 107). Es wird deshalb angenommen, daß der tatsa¨chliche Ionenpulswert mindestens um den
Faktor 10−4 niedriger liegt, als der maximal mo¨gliche errechnete Pulsablationswert an Teilchen. Dem-
nach werden maximal ca. 100000 Ionen/Puls (Spektrometer LAMMA 2000) und ca. 72000 Ionen/Puls
(Spektrometer ALADIM II) detektiert. Das bedeutet, daß die eﬀektive Ionisierungsrate in Einzelpulsen
ho¨chstens ca. 0.001 % (0.01 Promille) betra¨gt, was wiederum mit den in der Literatur gefundenen Wer-
ten u¨bereinstimmt [8]. Da am Spektrometer LAMMA 2000 bei zentrischer Laserstrahljustierung und pro
Puls ein geringeres Ablationsvolumen erreicht wird (mittlere Pulsablationstiefe ca. 0.3 µm, Fla¨che ca.
0.95 µm2, Gaussproﬁl), als am Spektrometer ALADIM II (mittlere Pulsblationstiefe ca. 0.2 µm, Fla¨che
ca. 491 µm2, Gaussproﬁl), sinkt damit die Sensitivita¨t. Andererseits kann angenommen werden, daß
die relative Ionenmenge/Desorptionsvolumen am Spektrometer LAMMA 2000 mit dem kleineren Laser-
fokus ho¨her ist, als am Spektrometer ALADIM II. A¨hnliches konnte bei Vergleichen unterschiedlicher
Desorptions-/Ablationsproﬁle in der Literatur bereits festgestellt werden [148]. Die anhand der integrier-
ten Signalintensita¨t des monoisotopischen Peaks ermittelte Schwellbestrahlung fu¨r das Peptid Substanz
P aus 2,5-DHB-Spru¨hpra¨parationen bleibt dagegen deutlich unterhalb der Werte, die nach einem ther-
mischen Modell der Analyt- und Matrixdesorption zu erwarten sind, wie ein Vergleich mit der Literatur
zeigt [53].
Bei den Untersuchungen von Valinomycin mit LDI und MALDI am Spektrometer LAMMA 2000
kann prinzipbedingt im Linearmodus keine Untersuchung von ISD- und PSD-Ionen stattﬁnden. Es fa¨llt
zuna¨chst aber auf, daß dieses Peptid (nahezu unabha¨ngig von der Bestrahlung) nicht messbar zu frag-
mentieren scheint, da die Spektrenqualita¨t keinerlei prominente A¨nderung in der erhaltenen Peakvertei-
lung (Ha¨uﬁgkeit) zeigt sowie insgesamt nur eine geringe Peakverbreiterung zu beobachten ist. Mo¨gliche
Fragmente tragen deshalb entweder keine Ladung oder entstehen erst gar nicht, wobei letzteres eher
unwahrscheinlich ist. In den LDI-Spektren treten bei hoher Bestrahlung aber Gold-Cluster (Probenteller-
oberﬂa¨che), neben nur sehr schwachen Signalen im Massenbereich potentieller Fragmente, auf. In den
MALDI-Messungen sinken mit verringerter Bestrahlung die Intensita¨ten der Gold-Cluster aber auch mit
relativ hoher Bestrahlung sind dann keine Hinweise auf Fragmente von Valinomycin zu erkennen. Der
einzige Hinweis auf eine zu hohe Bestrahlung, zeigt sich in der Bildung von Matrix-Peptid-Clustern
([DHB + Peptid + X ]+, X=Na,K). Hieraus folgt, daß wenn Fragmentionen am Spektrometer LAM-
MA 2000 erzeugt werden, ihre Intensita¨t innerhalb des statistischen Rauschens verbleibt und/oder diese
u¨berwiegend als neutrale Moleku¨le auftreten. Den gro¨ßten Anteil am speziﬁschen Rauschen tragen hier
die Matrix/Analyt-Cluster und bei ho¨heren Bestrahlungen auch die Gold-Cluster des Targetmaterials.
Valinomycin als Quasimoleku¨lion mit Gold wird dabei nicht gefunden. Auch Fragmentmassen von Va-
linomycin mit Gold sind nicht erkennbar. Bis zu einer Konzentration von c = 10−4 M konnten von
Valinomycin am Spektrometer ALADIM II keine PSD-Ionen erhalten werden. Im Vergleich hierzu lassen
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sich PSD-Ionen von Insulin, bei ho¨herer Bestrahlung und Analytkonzentrationen ab c = 10−6 M, erzeu-
gen. Am Spektrometer ALADIM II werden auch von Valinomycin deutliche In-Source-Decay-Fragmente
sowie PSD-Ionen erhalten, wenn dieses mittels MALDI vermessen wird. Eine u¨berzeugende Erkla¨rung
fu¨r das (scheinbar) unterschiedliche Fragmentierungsverhalten der untersuchten Substanzen in den beiden
Spektrometern konnte bislang noch nicht gefunden werden. Ein Vergleich mit Ergebnissen aus der Lite-
ratur ist schwierig, da MALDI-MS-Messungen mit einem Laserfokus von ca. 1 µm u¨beraus selten sind.
Am Spektrometer ALADIM II wird, aufgrund des gro¨ßeren Laserfokus, mit einer in der Gro¨ßenordnung
rund eine Potenz (Faktor 10) niedrigeren Bestrahlung gemessen, als am Spektrometer LAMMA 2000.
Der Restgasdruck im Spektrometer LAMMA 2000 (p ≈ 9 x 10−7 mbar) war durchweg etwas niedriger,
als am Spektrometer ALADIM II (p ≈ 1.6 x 10−6 mbar). Eine mo¨gliche Erkla¨rung ko¨nnte also in der
unterschiedlichen ”Verweildauer“ der erhaltenen Ionen in den beiden Ionenquellen zu ﬁnden sein.
An Spru¨hpra¨parationen7 mit einer Konzentration der Matrixlo¨sung (2,5-DHB) von mindestens 10
mg/ml konnten mit dem Analyten Substanz P und Einzelpulsmessungen SNR-Verha¨ltnisse ≈ 42.6 dB
(8-Bit) u¨ber nahezu der gesamten Pra¨parationsﬂa¨che (A ≈ 3 cm2) detektiert werden. Lediglich an einer
Stelle in der Pra¨paration sank das SNR dabei auf ca. 41.2 dB. An Dried droplet-Pra¨parationen mit identi-
schen Analyt- und Matrixkonzentrationen konnten hingegen maximal SNR-Verha¨ltnisse ≈ 30 dB (8-Bit)
ermittelt werden. D.h. obwohl an Dried droplet-Pra¨parationenmit der Matrix 2,5-DHB fu¨r Peptidanalyte,
bei Vermessung eines ”Hot-spots“, ho¨here absolute Signalintensita¨ten gefunden werden konnten, war bei
Spru¨hpra¨parationen das SNR-Verha¨ltnis bei Einzelpulsmessungen immer ho¨her. Die Ursache hierfu¨r wird
in der homogenen Verteilung kleinerer Matrixkristalle in der Pra¨paration vermutet. Einerseits ermo¨glicht
hierbei das gu¨nstigere Oberﬂa¨che-zu-Volumen-Verha¨ltnis der kleineren Kristalle eine eﬀektivere Strah-
lungswirkung bei Mehrpulsmessungen, andererseits steigt hierdurch die Wahrscheinlichkeit gegenu¨ber
Pra¨parationen mit gro¨ßeren Kristallen, an einer Messstelle, unterschiedliche Kristallﬂa¨chen zu fokussie-
ren (statistische Verteilung). Die auf das Volumen bezogene gro¨ßere Oberﬂa¨che der kleinen Kristalle wirkt
sich zudem gu¨nstig auf die Wahrscheinlichkeit einer Analytanlagerung aus. Ein gesteigerter Einﬂuss von
Salzanlagerungen konnte hingegen nicht festgestellt werden.
710 Spru¨hzyklen, ca. 200 µl Gesamtvolumen.
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5.4.9 Massenrichtigkeit, Massengenauigkeit und Kalibrierung
Einﬂuss der DE-Zeit und der Samplingrate
In Abbildung 5.42 sind Messungen der Quasimoleku¨lionenverteilung [M +H ]+ des Peptides Melittin bei
unterschiedlicher DE-Zeit und Samplingrate (des Transientenrekorders) gezeigt. Die Messungen beziehen
sich auf eine Kalibrierung mit einer DE-Zeit von tdelay = 190 ns und einer Samplingrate bzw. Frequenz
von f = 250 MHz. Hierbei wird der Einﬂuss auf die mittlere Ionengeschwindigkeit, die Signalintensita¨t
und ggf. die Genauigkeit der Messungen bei einer gegenu¨ber der Kalibrierung vera¨nderten Sampling-
Rate erkennbar. Es ist weiterhin untersucht worden, welchen Einﬂuss die mit einer Delayzeitmessung
verbundene systematische Vera¨nderung des elektrostatischen Feldes (vor allem) in der ersten Beschleu-
nigungsstrecke am Aufbau des Spektrometers ALADIM II auf die Massengenauigkeit der Messungen in
einem Massenbereich von ca. m/z 140 bis m/z 6000 haben kann. Hierzu sind in der Abbildung 5.43
zuna¨chst die Messungen der Flugzeiten betrachteter Ionen gegen die eingestellte Delayzeit abgetragen.
Diese zeigen die bekannte positiv lineare Beziehung zwischen der Ionenﬂugzeit und der Delayzeit. Ande-
rerseits wird auch erkennbar, das bei den Messungen zu jedem betrachteten m/z ein fru¨her Bereich (fu¨r
relativ kleine Delayzeiten) und ein spa¨ter Bereich (fu¨r relativ große Delayzeiten) ausgebildet wird, der
innerhalb der ermittelten Fehler am besten durch einen eigenen Fit gena¨hert werden kann. Die beiden
Fitkurven besitzen dabei Schnittpunkte, die mit steigender Ionenmasse zu ho¨heren Flug- und Delayzei-
ten verlagert sind. Im Rahmen der Delayzeitmessungen ist eine Bestimmung der maximalen, aufgrund
der verursachten Feldverzerrung eintretenden, Flugzeitfehler kalibrierter Ionenmassen durchgefu¨hrt wor-
den. Die Ergebnisse sind in Abbildung 5.44 dargestellt. Wie im vorhergehenden Text dargelegt und in
Abbildung 5.44 anhand eigener Messungen und den schematischen Schaltbildern des verwendeten Push-
Puls-HV-Schalters verdeutlicht, erlangt das elektrostatische Feld vor allem bei Anwesenheit der Ionen
in der ersten Beschleunigungsstrecke eine Verzerrung, aufgrund der Spannungs-Oszillation wa¨hrend der
Rise-time der Elektrodenschaltung. Wie in Tabelle 5.14 aufgetragen, kann dieser systematische Fehler am
Spektrometer ALADIM II maximal zu einer Massenabweichung von ca. 80 ppm im Massenbereich von ca.
m/z 1500 bis ca. m/z 3000 fu¨hren. Im unteren Massenbereich ist der Fehler dabei erheblich gro¨ßer. Diese
Messungen beruhen aber auf einer gezielt hervorgerufenen Kapazita¨tserho¨hung im Schaltungsaufbau und
werden deshalb in Messungen mit abgestimmt ausgewa¨hltem Widerstand RS am Spektrometer ALA-
DIM II nicht in dieser Form beobachtet. In Abbildung 5.45 ist das Leistungsspektrum im konstruierten
DE-Aufbau dargestellt.
Tabelle 5.14: Maximaler systematischer DE-Restfehler im vermessenen DE-Zeitintervall fu¨r die Massen
von 2,5-DHB [M − H2O + H ]+, Substanz P [M + H ]+, Melittin [M + H ]+ und Insulin [M + H ]+ am
Spektrometer ALADIM II.
Substanz ∆t δt δm
2,5-DHB 2.6 ns 0.009 % 200 ppm
Substanz P 4.1 ns 0.009 % 82 ppm
Melittin 5.6 ns 0.008 % 84 ppm
Insulin 6.5 ns 0.007 % 66 ppm
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Abbildung 5.42: (a) Unaufgelo¨ster Multipletpeak von Melittin ([M + H]+) bei unterschiedlichen DE-Zeiten im linearen
Messmodus (250 MHz). Kalibrierung bei der DE-Zeit = 190 ns, m/z 2847.35 (av, gemessen), m/z 2847.47 (av, theoretisch),
δm = −42.14 ppm. (b) Peaks von Melittin bei der DE-Zeit = 350 ns im Reﬂektormodus. Messung relativ zur Kalibrierung am
Peak (av) im linearen Messmodus und der DE-Zeit = 190 ns. Aufnahme von Spektren mit 250 MHz und 500 MHz Sampling-
Frequenz. In den Spektren ist die absolute Peakintensita¨t angegeben. Deutlich wird die relative Massenabweichung von ca.
24.5 ppm zwischen den unterschiedlichen Samplingfrequenzen. Diese spiegelt den Einﬂuss einer systematischen Verschiebung
(hier DE-Zeit relativ zur Kalibrierung) in Spektren bei einem zusa¨tzlichen Wechsel der Fensterfunktionsbreite wider.
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Abbildung 5.43: Abtrag der Ionenﬂugzeit gegen die Delayzeit fu¨r (relativ) große Delayzeiten in Abha¨ngigkeit zum m/z-
Verha¨ltnis. Dargestellt sind die Ergebnisse fu¨r eine Dried droplet-Pra¨paration (1µl). Jeder Messpunkt entspricht dem arith-
metischen Mittel aus 50 Einzelmessungen.
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f Maximaler absoluter Restfehler der Kalibrierpeptide



















Abbildung 5.44: Fourieranalyse der DE-Schaltpulscharakteristik der steigenden Flanke des Push-Pulses (a - d). (e) Fallende
Flanke des Schaltpulses. (f) Absoluter maximaler, systematischer Restfehler kalibrierter DE-Messungen im angegebenen
Massenbereich am Spektrometer ALADIM II. Abbildungen (c - e) entnommen aus der Referenz der Firma Behlke. (a)
Charakteristisches Rauschverhalten des Gesamtsystems (Oszilloskop + MCP + Signalleitungen) bei einer Laserpulsfrequenz
von 1 Hz und einer Abtastfrequenz von 500 MHz. (b) Analyse des Einﬂusses der steigenden Schaltpulsﬂanke auf die
erhaltenen Massenspektren.
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Abbildung 5.45: Leistungsspektrum der Schaltpulscharakteristik im konstruierten DE-Aufbau. Erkennbar ist die, durch
die Schaltung, versta¨rkte Intensita¨t der Basislinie (von ca. 20 dBm auf ca. 40 dBm). Neben dem Signal des thermischen
Grundrauschens (Basislinie) sind weitere Signale der Schaltpulscharakteristik zuordbar.
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Einﬂuss der Nachkalibrierung am Beispiel einer PEG-Probe - Vergleich mit einer trypt-
ischen Verdauprobe
In Abbildung 5.46 sind die mit einer Delayzeit von ca. 190 ns, bei einer zuvor mittels Dreipunktkali-
brierung justierten Position der Probenebene, zu erwartenden absoluten Fehler an einer Verdauprobe
von Myoglobin dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine Spru¨hpra¨paration des Myoglobinanalyten
und einem nachtra¨glichen On-Target Dried droplet-Verdau mit dem Enzym Trypsin (Trypsin sequencing
grade). Die gro¨ßte gefundene Massenabweichung ist ca. + 56 ppm (m/z 1086), die geringste Abweichung
betra¨gt ca. + 4 ppm (m/z 1360). Bei den drei zu dieser Messung verwendeten Kalibrierpeptiden handelt
es sich um Substanz P (m/z 1347), Melittin (m/z 2845) und Insulin (m/z 5735). Anhand des gezeigten
Spektrenausschnitts wird deutlich, daß in der Na¨he einzelner Kalibriermassen liegende Analytionen, am
Spektrometer ALADIM II mit einer Massengenauigkeit (in Summenspektren) vermessen werden ko¨nnen,
die die Grenze einer Restabweichung von 5 ppm unterschreitet. Die arithmetisch mittlere Massenabwei-
chung u¨ber alle Peakzentroide ergibt aber 24.3 ppm ± 16.8 ppm. Im Mittel wird die 5 ppm-Grenze damit
deutlich u¨bertroﬀen.
Das angezeigte Massenintervall besteht aus 22363 Datenpunkten und deckt den Massenbereich von
m/z 800 bis m/z 2200 ab (250 MHz-Messung). Betrachtet man die ermittelten theoretischen Peakmassen
einer PEG 1500-Verteilung in Tabelle 5.18, so beﬁnden sich in diesem Massenintervall 32 Peakmassen,
wenn nur die Natriumspezies betrachtet werden und sogar 63 Peakmassen, wenn zusa¨tzlich auch die
Kaliumspezies beru¨cksichtigt werden ko¨nnen. Alle Peakmassen sind als Stu¨tzmassen in einer Nachkali-
brierungsprozedur einsetzbar. Die Nachkalibrierung wird im folgenden aber auf die ersten 30 Peaks der
Natriumspezies begrenzt, da diese deutlich intensiver sind. Die Besonderheit der Massenverteilung liegt
in diesem Fall, bei der a¨quidistanten Anordnung der einfachgeladenen Stu¨tzmassen mit einem ∆m ≈
44.026 u.
Sequenzabdeckung
10 20 30 40 50
M G L S D G E W Q Q V L N V W G K V E A D I A G H G Q E V L I R L F T G H P E T L E K F D K F K H L
60 70 80 90 100
K T E A E M K A S E D L K K H G T V V L T A L G G I L K K K G H H E A E L K P L A Q S H A T K H K I
110 120 130 140 150
P I K Y L E F I S D A I I H V L H S K H P G D F G A D A Q G A M T K A L E L F R N D I A A K Y K E L
154
G F Q G
Die MALDI-Messung der tryptischen Verdauprobe zeigt eine Sequenzabdeckung von 77.3 % und ist
damit im Rahmen einer MASCOT-Suche in SwissProt/NCBI Datenbanken ausreichend, um hieru¨ber
Myoglobin eindeutig identiﬁzieren zu ko¨nnen.
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Tryptische Spaltpeptide von Myoglobin nach On-Target Verdau













































































































Abbildung 5.46: Summenspektrum (81 Einzelspektren) einer tryptischen Verdauprobe des Proteins Myoglobin mit der
Matrix 2,5-DHB ohne Nachkalibrierung (Pferdemyoglobin, Equus caballus, Mr = 17072 Da, P68082). Spru¨hpra¨parati-
on aus Abbildung 6.12. Einige Peaks sind mit ihren gemessenen Massen und den relativen Fehlern angegeben (Mascot-
Datenbanksuche), Tabelle 5.15.
Tabelle 5.15: Im Summenspektrum identiﬁzierte tryptische Verdaupeptide des Proteins Myoglobin
(P68082) UniProtKB/Swiss-Prot. MC = Missed cleavages, 0=blau, 1=gru¨n, 2=rot. Prima¨rstruktur im
Einbuchstabencode.
Position Sequenz MC Messwert Theoriewert δ m
147 – 154 YKELGFQG 1 941.4930 941.4727 22 ppm
49 – 57 HLKTEAEMK 1 1086.6220 1086.5612 56 ppm
33 – 43 LFTGHPETLEK 0 1271.6750 1271.6630 9 ppm
135 – 146 ALELFRNDIAAK 1 1360.7640 1360.7583 4 ppm
65 – 78 HGTVVLTALGGILK 0 1378.8690 1378.8416 20 ppm
120 – 134 HPGDFGADAQGAMTK 0 1502.6850 1502.6692 10 ppm
17 – 32 VEADIAGHGQEVLIR 0 1606.9250 1606.8547 44 ppm
104 – 119 YLEFISDAIIHVLHSK 0 1885.0720 1885.0218 27 ppm
80 – 97 KGHHEAELKPLAQSHATK 1 1982.1300 1982.0566 37 ppm
79 – 97 KKGHHEAELKPLAQSHATK 2 2110.1820 2110.1515 14 ppm
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In Abbildung 5.47 (a) sind die Ergebnisse der ermittelten Massenabweichungen identiﬁzierter Peaks
aus zwei unabha¨ngigen MALDI-Messungen, einerseits der Messung einer Verdauprobe (Myoglobin) und
andererseits der Messung einer PEG-1500-Verteilung, zu erkennen. Auch die PEG-Probe ist zuna¨chst mit
den Einstellungen der Standardreferenz (drei Peptidmassen) kalibriert. Die gro¨ßte Massenabweichung der
PEG-Messung ohne Nachkalibrierung betra¨gt in etwa 44 ppm. Die arithmetisch mittlere Massenabwei-
chung liegt bei 19.9 ppm ± 8.9 ppm. Es ist anhand beider Messungen deutlich zu erkennen, daß eine
Massenabweichung von kleiner oder gleich 5 ppm am Spektrometer ALADIM II im angegebenen Massen-
intervall, weder fu¨r die Peptidmessungen noch fu¨r die PEG-Messungen u¨ber den gesamten betrachteten
Massenbereich erreicht werden kann. In den dargestellten Messungen betragen die geringsten erhaltenen
Abweichungen einzelner Peaks dennoch 4 ppm (Myoglobin-Messung) bzw. -4.5 ppm (PEG-Messung) und
liegen damit unter 5 ppm. Im Zusammenhang mit TOF-Messungen wird die 5 ppm-Marke gelegentlich
in der Literatur auch als ”magische“ Grenze bezeichnet [22] [23].
Eine Nachkalibrierung der aufgenommenen Massenspektren kann durch eine Interpolation mit Polyno-
men n-ter Ordnung aber auch mit einer Geradengleichung in Verbindung mehrerer Stu¨tzmassen erfolgen.
Die Polynome haben dabei prinzipiell die in Abschnitt 3.3 dargestellte Form:
(i) t = C0 + C1 · (m/z)1/2 + C2 · (m/z) + C3 · (m/z)3/2 + ...
Die Kalibrierung, die als Standardverfahren in der Steuer- und Aufnahmesoftware ULISSES verwen-
det wird und dort maximal vier Stu¨tzpunkte beru¨cksichtigen kann, basiert auf der Geradengleichung der
TOF-Formel (ii):
(ii) t = C0 + C1 · (m/z)1/2
Tabelle 5.16: Kalibrierkonstanten der polynomischen und linearen Fitfunktionen zur Nachbildung der
Dreipunktkalibrierungen. (i.M, ii.M) = Myoglobin-Messung, (i.P, ii.P) = PEG-Messung.
Nr. C0 C1 C2 C3 C4 C5
i.M 187.32363 2334.34505 -3.18871E-6 9.28995E-8 -1.34166E-9 7.68118E-12
i.M 187.32419 2334.34498 8.92017E-7 -1.64417E-8 1.12554E-10 –
i.M 187.32397 2334.345 -6.73736E-8 6.05706E-10 – –
i.M 187.324 2334.345 1.42829E-9 – – –
ii.M 187.324 2334.345 – – – –
i.P 0.395 2328.54633 -1.84796E-5 5.09542E-7 -6.97122E-9 3.78592E-11
i.P 0.39774 2328.54596 1.63424E-6 -2.93874E-8 1.96348E-10 –
i.P 0.39736 2328.546 -3.93392E-8 3.5092E-10 – –
i.P 0.39738 2328.546 5.23073E-10 – – –
ii.P 0.39738 2328.546 – – – –
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Tabelle 5.17: Kalibrierkonstanten der polynomischen und linearen Fitfunktionen zur Nachkalibrierung
der aufgenommenen Spektren.
Nr. C0 C1 C2 C3 C4 C5
i.P -1048.04782 2537.75658 -12.04234 0.34407 -0.00487 2.7347E-5
i.P 845.95257 2278.4673 2.06505 -0.03727 2.48814E-4 –
i.P 378.26524 2329.61569 -0.01527 2.93327E-5 – –
i.P 379.76308 2329.49318 -0.01197 – – –
ii.P 396.39179 2328.59274 – – – –
Tabelle 5.18: Theoretische PEG-Massen [ C2nH4n+2On+1 + Na − e− ]+. Peakmassen nach Dreipunkt-
kalibrierung im Programm ULISSES und relative Massenabweichung zu den theoretischen Peakmassen.
Geringste Abweichung (blau), ho¨chste Abweichung (rot).
Nr. n Messwert Theoriewert δ m
1 18 833.457 833.47165 - 17.6 ppm
2 19 877.505 877.49787 8.1 ppm
3 20 921.548 921.52408 26 ppm
4 21 965.541 965.55030 - 9.6 ppm
5 22 1009.572 1009.57651 - 4.5 ppm
6 23 1053.596 1053.60272 - 6.4 ppm
7 24 1097.644 1097.62894 13.7 ppm
8 25 1141.674 1141.65515 16.5 ppm
9 26 1185.705 1185.68137 20 ppm
10 27 1229.730 1229.70758 18.2 ppm
11 28 1273.771 1273.73380 29.2 ppm
12 29 1317.790 1317.76001 22.8 ppm
13 30 1361.822 1361.78623 26.3 ppm
14 31 1405.846 1405.81244 23.9 ppm
15 32 1449.878 1449.83866 27.1 ppm
16 33 1493.908 1493.86487 28.9 ppm
17 34 1537.929 1537.89109 24.7 ppm
18 35 1581.958 1581.91730 25.7 ppm
19 36 1625.985 1625.94352 25.5 ppm
20 37 1670.011 1669.96973 24.7 ppm
21 38 1714.036 1713.99595 23.4 ppm
22 39 1758.053 1758.02216 17.5 ppm
23 40 1802.078 1802.04838 16.4 ppm
24 41 1846.110 1846.07459 19.2 ppm
25 42 1890.145 1890.10080 23.4 ppm
26 43 1934.140 1934.12702 6.7 ppm
27 44 1978.213 1978.15323 30.2 ppm
28 45 2022.156 2022.17945 - 11.6 ppm
29 46 2066.297 2066.20566 44.2 ppm
30 47 2110.245 2110.23188 6.2 ppm
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Myoglobin- und PEG-Messungen ohne Nachkalibrierung
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m  / z
 Linear
 Polynom
Abbildung 5.47: (a) Dargestellt sind die relativen Massenabweichungen der Myoglobin- und PEG-Messungen vor einer
Nachkalibrierung. (b) Massenabweichungen der PEG-Messung nach einer Nachkalibrierung mit einer Linearen Regression
und einem Polynomﬁt.
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Tabelle 5.19: Theoretische PEG-Massen [ C2nH4n+2On+1 +Na− e− ]+. Nachkalibrierung anahnd einer
linearen Regression und einer Polynomfunktion. Geringste Abweichung (blau), ho¨chste Abweichung (rot).
Nr. n Linear Polynom Theoriewert δm (Linear) δm (Polynom)
1 18 833.4556615 833.4717034 833.47165 -19.18 ppm 0.064 ppm
2 19 877.4893959 877.4978383 877.49787 -9.66 ppm -0.036 ppm
3 20 921.5351083 921.5243778 921.52408 11.97 ppm 0.322 ppm
4 21 965.5381236 965.5505944 965.55030 -12.61 ppm 0.305 ppm
5 22 1009.557367 1009.576273 1009.57651 -18.96 ppm -0.235 ppm
6 23 1053.581820 1053.602911 1053.60272 -19.84 ppm 0.181 ppm
7 24 1097.635035 1097.628705 1097.62894 5.55 ppm -0.214 ppm
8 25 1141.661634 1141.655299 1141.65515 5.68 ppm 0.130 ppm
9 26 1185.696091 1185.681073 1185.68137 12.42 ppm -0.250 ppm
10 27 1229.720297 1229.707814 1229.70758 10.34 ppm 0.191 ppm
11 28 1273.749856 1273.733986 1273.73380 12.61 ppm 0.146 ppm
12 29 1317.774260 1317.759697 1317.76001 10.81 ppm -0.238 ppm
13 30 1361.785811 1361.786388 1361.78623 -0.31 ppm 0.116 ppm
14 31 1405.811736 1405.812784 1405.81244 -0.50 ppm 0.245 ppm
15 32 1449.851192 1449.838891 1449.83866 8.64 ppm 0.159 ppm
16 33 1493.872646 1493.865015 1493.86487 5.21 ppm 0.097 ppm
17 34 1537.912418 1537.890734 1537.89109 13.87 ppm -0.231 ppm
18 35 1581.942818 1581.916984 1581.91730 16.13 ppm -0.200 ppm
19 36 1625.971192 1625.943523 1625.94352 17.02 ppm 0.002 ppm
20 37 1669.972043 1669.969475 1669.96973 1.38 ppm -0.153 ppm
21 38 1713.991352 1713.995604 1713.99595 -2.68 ppm -0.202 ppm
22 39 1758.007059 1758.021754 1758.02216 -8.59 ppm -0.231 ppm
23 40 1802.033847 1802.048346 1802.04838 -8.06 ppm -0.019 ppm
24 41 1846.088453 1846.074578 1846.07459 7.51 ppm -0.006 ppm
25 42 1890.114931 1890.100841 1890.10080 7.48 ppm 0.021 ppm
26 43 1934.093595 1934.126933 1934.12702 -17.28 ppm -0.045 ppm
27 44 1978.157808 1978.152826 1978.15323 2.31 ppm -0.204 ppm
28 45 2022.100334 2022.179483 2022.17945 -39.12 ppm 0.016 ppm
29 46 2066.252280 2066.205208 2066.20566 22.56 ppm -0.219 ppm
30 47 2110.210271 2110.231856 2110.23188 -10.24 ppm -0.011 ppm
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Tabelle 5.20: Vergleich der relativen Abweichungen im Bezug auf die Referenzmessung. Die Referenz
ist die PEG-Messung, im Anschluss einer Dreipunktkalibrierung mit den Peptiden Substanz P, Melittin
und Insulin. Bedingung der ersten beiden Spalten: Wenn (Abweichung der Nachkalibrierung) < (Ab-
weichung der Referenz) dann 1, sonst 0. Bedingung der letzten beiden Spalten: Wenn |Abweichung der
Nachkalibrierung| < |Abweichung der Referenz| dann 1, sonst 0.
Peak-Nr. Polynom Linear Polynom(Betrag) Linear(Betrag)
1 0 1 1 0
2 1 1 1 0
3 1 1 1 1
4 0 1 1 0
5 0 1 1 0
6 0 1 1 0
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1
10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 1 1 1 1
22 1 1 1 1
23 1 1 1 1
24 1 1 1 1
25 1 1 1 1
26 1 1 1 0
27 1 1 1 1
28 0 1 1 0
29 1 1 1 1
30 1 1 1 0
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Die Ergebnisse der Nachkalibrierungsprozedur fu¨r die PEG-Messungen mit einem Polynom 5.Ordnung
zeigen eine arithmetisch mittlere Massenabweichung von 149.7 ppb ± 96.5 ppb. Die Kalibriermassen der
linearen Nachkalibrierung beﬁnden sich alle im Intervall von m/z 800 bis m/z 2200 (Peak 1, Peak 14
und Peak 28 der PEG-Verteilung). Die Nachkalibrierung anhand einer linearen Regression am identi-
schen Datensatz ergibt eine arithmetisch mittlere Massenabweichung von 11.3 ppm ± 8.0 ppm. Beide
Nachkalibrierungsverfahren steigern damit die Massengenauigkeit der Testmessungen. Die Nachkalibrie-
rung mittels Polynom zeigt dabei, neben der Reduktion des statistischen Fehlers, auch eine deutliche
Reduktion des systematischen Fehlers, der aufgrund der DE-Pulsschaltung auftritt bzw. auftreten kann.
Ihr Einﬂuss wird im Vergleich zur statistischen Streuung bedeutungslos. Dieser Eﬀekt kann bei einer
Nachkalibrierung durch eine lineare Regression mit drei Stu¨tzmassen, die innerhalb des Intervalls m/z
800 bis m/z 2200 liegen, nicht festgestellt werden. Nicht alle Abweichungen (nach) einer linearen Nach-
kalibrierung zeigen im Betrag niedrigere Werte, als die Peakabweichungen in der Referenz. Es zeigt sich
andererseits, daß alle Abweichungen der Peakwerte nach der linearen Nachkalibrierung niedrigere Werte
aufweisen, wenn man ihr Vorzeichen beru¨cksichtigt, was auf eine Reduktion des systematischen Fehlers
schliessen la¨sst. Der statistische Fehler wird naturgema¨ß nie vollsta¨ndig beseitigt. In der Korrektur mit
dem polynomischen Fit erfolgt insgesamt eine deutliche Reduktion des systematischen und des statisti-
schen Fehlers (siehe Tabelle 5.20).
5.4.10 Fazit
An einer exemplarisch durchgefu¨hrten artiﬁziellen Spru¨hpra¨paration mit Myoglobin (25 µl, 10−4 M)
konnte gezeigt werden, daß ein On-Target-Verdau mit ca. 2 µl Trypsinlo¨sung (ca. 50 ng), verteilt auf
einem Areal von ca. 7 mm2 ausreichend gute Ergebnisse bereitstellt, um im Rahmen einer MASCOT-
Datenbanksuche eine Identiﬁzierung des verdauten Analyten zu erhalten. Der Analyt wird bei der Spru¨h-
pra¨paration auf einer metallischen Targetﬂa¨che von ca. 3 cm2 homogen verteilt, wobei ca. 1/3 der ver-
spru¨hten Masse auf dem Target verbleibt. Von den 7 mm2 der Dried droplet-Pra¨paration wird dann
gerade eine Fla¨che von ca. 490 µm2 laserspektrometrisch vermessen und im Anschluss die erhaltenen Sig-
nale im Massenbereich m/z 800 bis m/z 2200 zu einer MASCOT-Suche in den Datenbanken SwissProt
und NCBI herangezogen.
Nachkalibrierungsexperimente an einer 20 µl PEG-Spru¨hpra¨paration zeigen, daß bei einer Anzahl von
30 a¨quidistanten Stu¨tzmassen in einem DE-Reﬂektor-TOF-Massenspektrum, anhand einer Nachkalibrier-
ung mittels einer Polynomfunktion 5. Ordnung (vereinfachtes Newtonsches Verfahren), der verbleibende
Restfehler der Massengenauigkeit in einem großen Massenbereich (m/z 800 – m/z 2200) auf i.d.R. deutlich
unter 5 ppm gesenkt werden kann. Zum Vergleich wird eine lineare Nachkalibrierung mit drei Stu¨tzmassen
herangezogen. Letztere wa¨re, aufgrund der geringeren Rechenzeit und einer relativ einfachen Implemen-
tierung, auch als eine Art Echtzeitkalibrierung (on the ﬂy) wa¨hrend Messungen mo¨glich, liefert aber
deutlich schlechtere Ergebnisse als die Nachkalibrierung mit der Polynomfunktion. Eine Betrachtung der
Fehlerreduktion deutet ebenso darauf hin, daß hierdurch der systematische Restfehler der Messung nur
unzureichend korrigiert werden kann.
Diese Messungen belegen insgesamt, daß theoretisch auch an komplexen Massenspektren biologischer
Proben, die mit TOF-Spektrometern und Reﬂektor sowie der DE-Technik aufgenommen werden, eindeu-
tige Substanzidentiﬁzierungen mo¨glich sind, wenn entsprechende Nachkalibrierungsmethoden angewandt
werden. In realen (unbekannten) Proben ist es aber vergleichsweise schwierig eine a¨hnlich große Anzahl
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von bekannten Stu¨tzmassen einzufu¨gen, ohne die Messung negativ zu beeinﬂussen. Eine zufriedenstellende
Lo¨sung fu¨r die routinema¨ßige Laborpraxis muss deshalb noch gefunden werden.
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5.4.11 Laserablationsbestimmung
Zur Ablationsbestimmung ko¨nnen einerseits die ermittelten Querschnitte der vermessenen Laserstrahl-
proﬁle an der jeweiligen (z-) axialen Position herangezogen werden und andererseits die erhaltenen Ab-
lationskrater im entsprechenden Probenmaterial. Die Justierung (des Lasers) kann dabei z.B. an Ab-
lationsproﬁlen in rotem (absorbierenden) Filzstiftfarbstoﬀ im gesamten axialen Strahlverlauf ermittelt
werden, um diese dann mit den Werten aus der optischen Strahlvermessung zu vergleichen. Auf die-
se Weise ist es z.B. mo¨glich, Desorptions- und Ablationsgrenzen im optischen Laserquerschnittsproﬁl
zu ermitteln und daraus Schwellbestrahlungen einer bestimmten Substanz am eingesetzten Spektrome-
ter zu errechnen. In Abbildung 5.48 erkennt man am Beispiel des Spektrometers LAMMA 2000 einige
Ablationsmuster in rotem und schwarzem Filzstiftfarbstoﬀ. Diese ko¨nnen weitestgehend mit der Lager
des Strahlverlaufes relativ zum 45◦-Spiegel im hinteren Bereich der MALDI-Ionenquelle erkla¨rt werden.
Der rote Farbstoﬀ ist photochemisch anregbar. Die Mischung des schwarzen Farbstoﬀs wird aber sehr
wahrscheinlich hauptsa¨chlich thermisch angeregt. Zusammen mit dem Ionentransferro¨hrchen bildet der
axial durchbohrte Spiegel ein Hindernis aus, wodurch das einfallende Laserlicht teilweise ausgeblendet
und beugt wird. In Abha¨ngigkeit des Strahlwinkels und der Auftreﬀposition des Laserquerschnitts auf
dem Spiegel, entstehen so unterschiedliche Intensita¨tsquerschnitte in der Probenregion des Spektrometers.
Diese erzeugen im Messbetrieb Ablationskrater, deren Querschnitte bei Infokuslage von ideal kreisrunden
Proﬁlen u¨ber ovale bis halbmond-, sichel- oder keulenfo¨rmige Strukturen reichen. In Abbildung 5.49 ist














Abbildung 5.48: Darstellung einiger Ablationsproﬁle bei Infokusmessungen und wechselnder Strahljustierung. (a - c) Ver-
lagerung des Strahlproﬁlquerschnitts in der x-Achse, relativ zum Achsenkreuz auf dem 45◦-Spiegel. (d) Verlagerung des
Strahlproﬁles hauptsa¨chlich entlang der y-Achse.






































Abbildung 5.49: Schlu¨ssellochproﬁl im afokalen Bereich. Der blau unterlegte Fla¨cheninhalt des Ringteiles im projizierten




R2 − r2) = α π
1440
(
D2 − d2), mit D = 2R, d = 2r.
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Neben den wechselnden Ablationsquerschnitten bei axialer Infokus- und Defokuslage der Probenebe-
ne, kann bei Infokus- und Defokusmessungen auch ein unterschiedlich ausgepra¨gtes Ablations-Tiefenproﬁl
auftreten. Insgesamt kann es hierdurch qualitativ zu einem vera¨nderten Signal/Rausch-Muster in den
korrespondierenden Massenspektren kommen, vor allem dann, wenn native biologische Proben vermessen
werden.
Als vereinfachte Beispiele werden im folgenden Ablations- bzw. Desorptionsumrisse in du¨nn aufgetra-
genem blauen Filzstiftfarbstoﬀ dargestellt.
In Abbildung 5.50 ist zu erkennen, daß am Beispiel der LDI-Messungen an blauem Filzstiftfarbstoﬀ,
zum einen bei den Infokusmessungen mit relativ niedriger Laserpulsenergie (an der Grenze zur Schwell-
bestrahlung), hauptsa¨chlich Spektren mit niedrigem SNR erhalten werden. Im unteren Bildbereich des
Ionenintensita¨tsverteilungsbildes (oben links) sind, wie in Abb. 5.68 beschrieben, Mehrpulsartefakte als
deutlich blaugefa¨rbte Pixel zu erkennen. Der Rest der Abbildung zeigt dagegen nur Pixel mit sehr geringer
Intensita¨t. Diese werden durch das exemplarische Einzelpulsspektrum in der Abbildungsmitte (rechts)
repra¨sentiert. Bei der rasternden Defokusmessung (darunter) ist zum einen in der lichtoptischen Auf-
nahme ein deutlich ungleichma¨ßiger Farbstoﬀabtrag zu erkennen, der zudem ein unsymmetrisches Proﬁl
hinterla¨sst. Wa¨hrend bei den Infokusmessungen noch ein weitgehend symmetrisches Raster erzeugt wird,
stellt sich bei den Defokusmessungen eine deutliche Unsymmetrie ein. Das in der Abbildung nicht darge-
stellte Ionenintensita¨tsverteilungsbild dieser Messung zeigt eine gleichma¨ßig helle (intensive), vollsta¨ndig
ausgefu¨llte Rasterﬂa¨che. Ein repra¨sentatives Einzelpulsspektrum ist rechts, neben dem lichtoptischen
Bild, dargestellt.
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Abbildung 5.50: (Oben links) Ionenintensita¨tsverteilungsbild des gelb umrandeten Bereiches aus (Basispeaks des blauen
Farbstoﬀs, Infokusmessung) der (Mitte links) Lichtoptischen Aufnahme der Rasterﬂa¨che. (Oben rechts) Lichtoptische Auf-
nahme einer Infokuseinzelpulsmessung mit einem Diodenstrom von 9 A. (Mitte links) Summenpulsablation bei Lage des
Targets innerhalb des Strahlbereiches b (Diodenstrom 7 A, Infokusmessung, siehe S. 156). (Mitte rechts) Charakteristisches
Einzelpulsspektrum. (Unten links) Lichtoptische Aufnahme einer Defokus-Einzepulsmessung mit einem Diodenstrom von 9
A (siehe S. 156).
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Infokusmessungen mit zentrischer Strahljustierung
Die Analyse der Desorptions-/Ablationsbereiche an einer Einzelpulsmessstelle wird dann i.d.R. auch
auf rasternde Messungen erweitert. Das Vorgehen bei der Auswertung beinhaltet hierbei die (teilweise
automatische) lichtoptische und zeilenweise Vermessung der Einzel- oder Mehrpulsablationen an den
Messstellen. Das Vorgehen ist fu¨r Vier- und Achtpulsmessungen an einer Probenstelle exemplarisch in
Abbildung 5.51 verdeutlicht. Nach der zeilenweisen Vermessung wird i.d.R. eine spaltenweise Vermessung
angeschlossen (nicht dargestellt). Auf diese Weise kann zuna¨chst die laterale Ablationsﬂa¨che abgescha¨tzt
werden. Bei Proben die ein geringes Ho¨henproﬁl aufweisen, wie z.B. die beispielhaft dargestellten LDI-
Farbstoﬀproben, beschra¨nkt sich die Ermittlung der Tiefentopologie an einer Messstelle darauf, ob an
der entsprechenden Stelle noch Farbstoﬀ vorhanden ist oder ob bereits der Targetuntergrund sichtbar
wird. Dies ist i.d.R. im Auﬂichtverfahren anhand deutlicher A¨nderungen der reﬂektierten Lichtmenge
erkennbar. Weiterhin ist bei solchen Proben oft ein lateraler Bereich an thermisch vera¨ndertem Material
und/oder einer Debrisablagerung erkennbar.
Ablationsraster in Filzstiftfarbstoﬀ

























































































Abbildung 5.51: Ablationsproﬁle in blauem Farbstoﬀ bei (links) 4 Laserpulsen pro Meßstelle und (rechts) 8 Laserpulsen
pro Meßstelle (Vergro¨ßerung 100 x, Bildausschnitt links: 482 x 514 Pixel, rechts: 472 x 503 Pixel, Pixelgro¨ße = 0.645
µm). Einheitliche Schrittweite von 4 µm. Laserpulsenergie ca. 55 µJ (7 A), dynamische Abschwa¨cherstellung: 40, statische
Abschwa¨chung: 11% ND-Filter. Die ersten drei Reihen, ausgehend von der unteren Bildseite, sind teilweise u¨berlagert.
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Die Dicke einer du¨nn aufgetragenen absorbierenden Farbstoﬀschicht (roter, blauer Farbstoﬀ) betra¨gt
in etwa zwischen 0.2 µm < d  0.7 µm. Die Dicke einer einfachen Spru¨hpra¨paration mit 20 µl Pra¨para-
tionsvolumen (30 mg/ml 2,5-DHB) betra¨gt im Mittel ca. 0.3 µm - 0.5 µm.
Besonders im Zusammenhang mit MALDI-Imaging Experimenten ist die kleinste laterale Ausdehnung
einer Ablations- und Desorptionsﬂa¨che in einem realen Messaufbau zu ermitteln, bei dem in den erhalte-
nen Massenspektren das jeweilige Analytionensignal noch ein ausreichendes Signal-zu-Rausch-Verha¨ltnis
aufweist. In den Abbildungen 5.52, 5.53 und 5.54 werden Messungen dargestellt, die jeweils den gerings-
ten lateralen Abtrag an Probenmaterial zeigen, der fu¨r ein hinreichendes Ionensignal (roter Farbstoﬀ und
2,5-DHB-MALDI-Matrix) bei Infokusmessungen mit zentrisch justiertem Laserstrahl am Spektrometer
LAMMA 2000 notwendig ist.
Ablationskrater in Farbstoﬀ (Burn pattern)
Horizontal Vertikal





















































Abbildung 5.52: Dunkelfeldaufnahme der Einzelpulsablationskrater (Burn-pattern) in rotem Farbstoﬀ. Bildausschnitt: 14.25
µm x 4.71 µm, Pixelkantenla¨nge = 0.0645 µm. FWHM ≈ 10 Pixel ≡ 0.65 µm. Die Methode der gemittelten Linienscans
beru¨cksichtigt auch schwache Randintensita¨ten von Oberﬂa¨chenartefakten und stellt die Halbwertsbreiten deshalb eher zu
groß dar. Zentrisch justierter Laserstrahl und Infokuslage des Probentargets wa¨hrend der Messungen. Laserenergie ≈ 55 µJ .
Statische Abschwa¨chung durch einen 11 % Neutraldichteﬁlter und dynamische Abschwa¨chung bei einer Schrittmotorstellung
von 40.
Der kleinste Ablationsdurchmesser in absorbierendem Filzstiftfarbstoﬀ betra¨gt in etwa 0.6 µm bis
0.7 µm. Der kleinste erkennbare Ablationsdurchmesser an einer 2,5-DHB-Matrixspru¨hpra¨paration be-
tra¨gt in etwa 1.2 µm. Die FWHM-Durchmesser dieser Ablationsproﬁle liegen, aufgrund der gaussfo¨rmigen
Pulscharakteristik, dementsprechend niedriger. Unmittelbar an der SNR-Grenze, die der Schwellbestrah-
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Ablationskrater in Matrix
Horizontal Vertikal





























































Abbildung 5.53: Bildausschnitt: 13.42 µm x 5.03 µm, Pixelkantenla¨nge = 0.0645 µm. FWHM ≈ 18 Pixel ≡ 1.2 µm. Die
Methode der gemittelten Linienscans beru¨cksichtigt auch schwache Randintensita¨ten von Oberﬂa¨chenartefakten und stellt
deshalb die Halbwertsbreiten eher zu groß dar. Hellfeldauﬂichtbild (in Graustufen) der Einzelpulsablationskrater (Burn-
pattern) in 2,5-DHB-Matrix. Matrixauftrag durch Spraypra¨paration (2x 20 µl ca. 25 mg/ml 2,5-DHB in EtOH/H2O,
1:1, v/v). Zentrisch justierter Laserstrahl, Infokuslage des Probentargets. Laserpulsenergie ≈ 55 µJ (vor Abschwa¨chung),
statische Abschwa¨chung durch 11 % Neutraldichteﬁlter, dynamische Abschwa¨chung bei Schrittmotorstellung 40.
lung der Matrix 2,5-DHB entspricht (SNR ≈ 2), ko¨nnen lichtmikroskopisch keine Ablationsproﬁle mehr an
den Spru¨hpra¨parationen festgestellt werden. Da keine elektronenmikroskopischen Aufnahmen der Proben
vorliegen, kann nur abgescha¨tzt werden, daß der Desorptionsdurchmesser bei Pulsen an der Schwellbe-
strahlung, deutlich unter den hier ermittelten Ablations-Werten liegt. Die Ablations-/Desorptionstiefe
sollte dann deutlich unter 0.3 µm betragen.
Die Schwellbestrahlung des Peptidanalyten Substanz P (c ≈ 10−4M) in der Matrix 2,5-DHB betra¨gt
mit zentrisch justiertem Laser und Infokusmessungen in etwa 2062 J/m2 [53]. Die Schwellbestrahlung
des roten Filzstiftfarbstoﬀes liegt etwas niedriger, sie u¨bertriﬀt aber noch die Schwellbestrahlung der
Matrix 2,5-DHB. Die in den Abbildungen 5.52 - 5.54 vorgenommenen Ablationsmessungen an Matrix- und
Farbstoﬀpra¨parationen sind mit identischer Pulsbestrahlung durchgefu¨hrt worden. Die Annahme, daß der
tatsa¨chliche Desorptionsdurchmesser an der Schwellbestrahlungsgrenze (der Peptid-Analyte in der Matrix
2,5-DHB) sich dem Durchmesser der deutlichen Farbstoﬀablation in Abbildung 5.52 na¨hert, ist insgesamt
sehr wahrscheinlich. Die bei den Versuchsbedingungen ermittelte durchschnittliche Ablationstiefe bei
Einzelpulsmessungen an 2,5-DHB-Spru¨hpra¨parationen betra¨gt in etwa zwischen 0.2 µm und 0.3 µm.
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Farbstoﬀ Matrix






















Abbildung 5.54: Pixelkantenla¨nge = 0.0645 µm. Burn-Pattern roter Farbstoﬀ, FWHM ≈ 7 Pixel ≡ 0.45 µm. Burn-Pattern
2,5-DHB Matrix, FWHM ≈ 16 Pixel ≡ 1 µm. Zentrisch justierter Laser, Infokuslage des Probentargets. Laserenergie ≈ 55
µJ , Abschwa¨chung durch 11 % Neutralﬁlter und dynamischen Abschwa¨cher bei Schrittmotorstellung 40.
Bei Mehrpulsmessungen und Messungen mit ho¨herer Bestrahlung wird ein na¨herungsweise gaussfo¨rmiger
Ablationskrater ausgebildet. Die Ablationstiefe an absorbierenden Farbstoﬀschichten (Rhodamin 6 G,
Basic Blue 7) ist in etwa identisch. An du¨nnen Farbstoﬀpra¨parationen werden nach Einzelpulsdesorption
mit niedriger Bestrahlung gelegentlich Beugungs- bzw. spektrale Brechungsmuster beobachtet, die auf eine
verbleibende Schichtdicke schliessen lassen. Da mit zunehmender Schichtdicke mehrere Reﬂexionsmaxima
auftreten, verschiebt sich das reﬂektierte (Licht)Spektrum zum Rand der Desorptionsﬂa¨che bei dickeren
Pra¨parationen i.d.R. in den la¨ngerwelligen Bereich, wenn die Brechung u¨berwiegt.
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Abbildung 5.55: (a) Infokusablationsvolumen bei Messungen mit dem Spektrometer LAMMA 2000. (b) Infokusablations-
masse an Matrix (2,5-DHB) und absorbierenden Farbstoﬀproben (blauer Filzstiftfarbstoﬀ).
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Infokusmessungen mit exzentrischer Strahljustierung
In Abbildung 5.56 sind Ablationsproﬁle in Filzstiftfarbstoﬀ zu erkennen, die dann erhalten werden, wenn
der Laserstrahl den durchbohrten 45◦-Spiegel am hinteren Ende der Ionenquelle des Spektrometers LAM-
MA 2000 hauptsa¨chlich in den Quadranten I und IV oder II und III triﬀt (rechte Spalte). Wird der Laser
dagegen so justiert, daß der Strahlquerschnitt den Spiegel hauptsa¨chlich in den Quadranten I oder II bzw.
III oder IV triﬀt, ergeben sich Ablationsproﬁle mit einem Umriss, die denen der linken Abbildungsspalte
entspricht. Die Ablationsproﬁle in den dargestellten Beispielen ergeben, bezogen auf die kleinste erhaltene
Infokusablationsﬂa¨che mit exzentrischer Justierung (links oben) fu¨r den Rayleighbereich Schwankungen
mit Faktoren zwischen 3.5 bis 4.3. Das dargestellte Ablationsproﬁl außerhalb des Rayleighbereiches ist,
bezogen auf die kleinste erhaltene Ablationsﬂa¨che im Rayleighbereich, um einen Faktor von ca. 17.5
gro¨ßer. Neben den dargestellten Infokusablatinsproﬁlen werden auch Proﬁle mit deutlich erkennbaren
Aberrationsmustern sichtbar, wie z.B. Koma und spha¨rische Aberration (an dieser Stelle nicht explizit
gezeigt, siehe S. 131).
'+ 
Abbildung 5.56: Ablationsproﬁle in rotem Filzstiftfarbstoﬀ mit (wechselnder) exzentrischer Laserstrahljustierung. Die Quer-
schnittsﬂa¨chen variieren innerhalb des Rayleighbereiches von ca. 23 µm2 (oben links), ca. 80 µm2 (oben rechts) bis ca. 99
µm2 (unten links). Wenige Mikrometer außerhalb des Rayleighbereiches (ca. 10 - 15 µm Defokus) betra¨gt die Ablationsﬂa¨che
bei exzentrischer Strahljustierung im Beispiel bereits ca. 403 µm2.
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5.4.12 3D-Intensita¨tsverlauf der Laserproﬁle
Im folgenden werden die messtechnisch ermittelten, fokussierten Intensita¨tsproﬁle dargestellt. Diesen wer-
den unter bestimmten Annahmen8 erstellte theoretische Proﬁle gegenu¨bergestellt. Die Angaben u¨ber die
verwendeten Linsenkombinationen ﬁndet man auf den Seiten, S. 141 ﬀ.. Die erkennbaren Unterschiede
werden eingeordnet und ihre Bedeutung wird hinsichtlich der gemachten Annahmen und der verwendeten
Optiken dann diskutiert bzw. bewertet. In Abbildung 5.59 sind die Laserintensita¨ten beider Spektrometer
in Abha¨ngigkeit von der Stellung der Abschwa¨cherpla¨ttchen aufgetragen, um den charakteristischen Ein-
ﬂuss auf den Verlauf in der jeweils vorhandenen Optik zu erkennen. Als Referenzmessung wird hier eine
Messung am Spektrometer ALADIM II mit dem unfokussierten Ausgangsproﬁl herangezogen (markiert
als ”Abschwa¨cher“).
LAMMA 2000
Das vermessene laterale Pulsproﬁl im Fokus der Ionenquelle am Spektrometer LAMMA 2000 in Abbil-
dung 5.60 und Abbildung 5.61 zeigt vom 0. Maximum zum ± 1. Minimum (Peak-to-Valley-Abstand) in
vertikaler Richtung einen Abstand von im Mittel ca. 0.55 µm und in horizontaler Richtung von im Mittel
ca. 0.75 µm. Das axiale Pulsproﬁl, das im Messverlauf als Gaussfunktion in Abbildung 5.62 gena¨hert
wird, besitzt mit zentrisch justiertem Laser eine FWHM-Distanz von  15 µm. Mit exzentrisch justier-
tem Laser werden axiale FWHM-Distanzen  30 µm erreicht. Bei der Vorfokussierung wird im Mittel
ein Durchmesser von ca. 10 µm ± 2 µm gefunden. Hieraus ergibt sich eine maximale Pulsbestrahlung
von in etwa E ≈ 3.18 x 106 J/m2 (3.18 µJ/µm2) im Vorfokus. Die errechnete Vergro¨ßerung, bezogen auf
den Fokus in der Ionenquelle, betra¨gt in etwa β = 0.11. Die rechnerisch maximale Pulsbestrahlung, ohne
Beru¨cksichtigung der Verluste an den Glas-Luft-Grenzﬂa¨chen, betra¨gt im Fokus der Ionenquelle in etwa
E ≈ 2.58 x 108 J/m2 (258 µJ/µm2, Beugungsbegrenzung, Intensita¨t im 0. Maximum). In Abbildung
5.58 (a) ist das laterale Ausgangsproﬁl des Lasers unmittelbar hinter dem Laserkopfausgang in ca. 30
cm Entfernung zu erkennen. Mit dem unfokussierten Ausgangsstrahl sind dann daru¨berhinaus Brenn-
ﬂeckaufnahmen auf Fotopapier aufgenommen worden. Diese sind mit unterschiedlichen Repetitionsraten
erstellt.
ALADIM II
Das laterale Pulsproﬁl in der Ionenquelle am Spektrometer ALADIM II in Abbildung 5.66 (unten) la¨sst
keine prominenten Nebenmaxima erkennen und beﬁndet sich demnach (noch) nicht in der beugungsbe-
grenzt maximalen Fokussierung. Der ermittelte FWHM-Durchmesser liegt im Bereich von 40 µm > d
> 25 µm. Hieraus ergibt sich eine (theoretisch) maximale Bestrahlung von E ≈ 2.39 x 107 J/m2 bis
E ≈ 6.11 x 107 J/m2, ohne Beru¨cksichtigung der Glas-Luft-Grenzﬂa¨chenverluste. Eine nichtzentrische
Justierung (Quadrant I, IV) des Strahles ermo¨glicht fu¨r die waagerechte Richtung (x) eine Verringerung
auf unter 10 µm (1/e2-Durchmesser) bei gleichzeitiger Vergo¨ßerung auf > 40 µm in senkrechter Rich-
tung (Abbildung 5.67 a). Bei zentrischer Justierung wird im Idealfall ein nahezu symmetrischer lateraler
1/e2-Durchmesser von ca. 25 µm erreicht, ohne dabei Nebenmaxima auszubilden (Abbildung 5.63 b).
Eine exzentrische Justierung (Quadrant II) ist in den Abbildungen 5.67 und 5.68 gezeigt. Zusammen mit
dem im Mittel erreichten Vorfokusdurchmesser von d ≈ 118.8 µm, errechnet man eine Vergro¨ßerung im
Bereich von β = 0.34 bzw. β = 0.21. Die Pulsbestrahlung im Vorfokus betra¨gt in etwa E ≈ 6.8 kJ/m2
(6.8 nJ/µm2).
8Die freigemachten Daten des jeweils verwendeten Objektives bzw. des kombinierten Linsensystems wird hierzu mittels
der Software PSF Lab [277] zur Berechnung der theoretischen Proﬁle verwendet.
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Strahlproﬁl und Brennﬂecke in Photopapier
'
*
'.+  ++  .+ 
5 5 5
Abbildung 5.57: (a) 2D-Laserintensita¨tsproﬁl des Nd:YLF-Laser vor der Optik des Spektrometers LAMMA 2000. (b) Nach
Intensita¨tsbereichen in Klassen aufgeteiltes Proﬁl. (Unten) Brennﬂecke (Burn pattern) auf Photopapier, AGFA-GEVAERT
Brovira. Verwendung unterschiedlicher Laserrepetitionsfrequenzen (10 Hz, 100 Hz, 1000 Hz) und konstanter Betriebszeit
von ca. 5 s.
Tabelle 5.21: Laserstrahldaten in der ALADIM II-Quelle. Vermessung der Strahltaille entlang der Laser-
strahlachse. 1/e2-Durchmesserkriterium, Imax. = 16257 (14 bit, 214 - Noise-level). Bei der Proﬁlaufnahme
7 und 8 in Abbildung 5.64 markiert die Peakﬁndung der LBA-Programmroutine in der x-Richtung relativ
intensive Randbereiche. Auﬀallend ist die Intensita¨tsspitze neben 4, auch in 6. Dies zeigt, daß je nach
Justierung des Lasers entlang der z-Achse mehrere Positionen erreicht werden ko¨nnen, die einen Bereich
mit maximaler Energiedichte enthalten (bei identischer Pulsleistung).
Nr Øx σx Øy σy IPeak
0. 55.19 ± 5.08 µm 27.70 ± 3.26 µm 8403
1. 54.18 ± 5.45 µm 46.38 ± 4.37 µm 11350
2. 40.52 ± 2.23 µm 51.16 ± 1.70 µm 15610
3. 51.35 ± 2.32 µm 40.83 ± 4.69 µm 16060
4. 42.17 ± 2.12 µm 49.36 ± 2.44 µm 16130
5. 30.78 ± 1.26 µm 55.19 ± 6.59 µm 15830
6. 16.53 ± 2.93 µm 60.38 ± 3.41 µm 16130
7. 3.02 ± 1.63 µm 45.75 ± 3.03 µm 16000
8. 4.16 ± 2.20 µm 40.71 ± 3.72 µm 13660
9. 11.99 ± 1.84 µm 41.43 ± 5.63 µm 8814
Digitale Daten aus der LBA-Messung.
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Abbildung 5.58: Laserintensita¨t nach Abschwa¨chung im Probenraum der Spektrometer. Abschwa¨chung am unfokussierten
Ausgangsproﬁl des N2-Laser am Spektrometer ALADIM II als Referenzmessung (”
Abschwa¨cher“). Im Strahlengang des
Spektrometers LAMMA 2000 sind neben dem dynamischen Abschwa¨cher auch statische Abschwa¨cher (Neutraldichte-Filter)
im Aufbau enthalten.
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Strahltaille, Intensita¨tsmaximum und Energiedichteverteilung im Fokus
Abbildung 5.59: (a) Strahltaillenverlauf des Nd:YLF-Laser am Spektrometer LAMMA 2000. (b) Intensita¨tsmaximum im
Strahltaillenverlauf. (c) 2D-Intensita¨tsverteilung im ermittelten Fokus und Linescan. (d) Energiedichteverteilung als 3D-
Plot. Vergro¨ßerung des urspru¨nglichen Laserfokus mit einem Ultraﬂuar 100x 1.25 Glyc 160/0.35 Qu Mikroskopobjektiv
(Zeiss). Pixelgro¨ße der erzeugten Abbildung ca. 3.5 · 10−1 µm. Abbildung entnommen aus [53].
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Halbseitiges laterales Pulsproﬁl
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Abbildung 5.60: (a) Intensita¨tsproﬁl im Laserfokus am Spektrometer LAMMA 2000 und (b) Airy-Proﬁl ohne Aberrationen
bei Beugungsbegrenzung, bezogen auf die LAMMA 2000-y-Werte.
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Halbseitiges axiales Pulsproﬁl
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Abbildung 5.61: (a) Axialer Intensita¨tsverlauf des Laserproﬁles am Spektrometer LAMMA 2000 bei zentrischer Justierung
(durchgezogene Linie, FWHM < 15 µm, 0.8 Imax  5 µm) und bei exzentrischer Justierung (gestrichelte Linie, FWHM
< 30 µm, 0.8 Imax  13 µm). Na¨herung als Gaussfunktionen. (b) Idealer axialer Intensita¨tsverlauf als Isophotenschnitt
(x,y=0, Linsen ohne Zentralabschattung; a., b.: Gleichungen siehe Anhang. Die berechnete ideale DOF fu¨r die Wellenla¨nge
349 nm ergibt rund 908 nm. Der rechnerische Abstand 0.Maximum zu 1.Minimum betra¨gt ≈ 1.6 µm.
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(a)
(b)
Abbildung 5.62: (a) zx-Projektion der theoretischen 3D-iPSF (y=0) des Nd:YLF-Laser am Spektrometer LAMMA 2000.
(b) xy-Projektion der theoretischen 3D-iPSF (x=0). Berechnet mit dem Programm PSF Lab [277]. Zur Verdeutlichung der
Feinstruktur ist eine logarithmische Intensita¨tsskalierung gewa¨hlt.
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(a)
(b)
Abbildung 5.63: (a) zx-Projektion der theoretischen 3D-iPSF (y=0) des N2-Laser am Spektrometer ALADIM II. (b) xy-
Projektion der theoretischen 3D-iPSF (x=0). Berechnet mit dem Programm PSF Lab [277]. Zur Verdeutlichung der Fein-
struktur ist eine logarithmische Intensita¨tsskalierung gewa¨hlt.





























































































Abbildung 5.64: (a) Ausschnitt der zx-Projektion aus Abbildung 5.60. (b) Ausschnitt der xy-Projektion aus Abbildung 5.60.
(c) Ausschnitt der zx-Projektion aus Abbildung 5.61. (d) Ausschnitt der xy-Projektion aus Abbildung 5.61. Berechnet mit
dem Programm PSF Lab [277]. Lineare Intensita¨tsskalierung.
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Abbildung 5.65: (a) Verlauf der Strahltaille des N2-Laser am ALADIM II. Justierung mit extremer Diﬀerenz der x,y-Werte.
(b) Zentrische Strahljustierung. (c) Peakintensita¨t bei zentrischer Justierung, aufgetragen gegen den z-axialen Abstand.
Kapitel 5 Seite 308
(a)
(b)
+ '  = 




Abbildung 5.66: (Oben links) Ausgangsproﬁl nach Herstellerangaben, (rechts) Schema der Strahlauskopplung (Hersteller-
angaben). (Mitte) Plot der TEM-Laserproﬁlintensita¨ten entlang der Strahlausbreitung in der ALADIM II Quelle, nach
Vorfokussierung und Fokussierung des Lasers. Die Abbildungen 0 bis 9 entsprechen 32-fachen Vergro¨ßerungen des realen
Laserproﬁles (0 = Position nahe der Blende). Gemittelte Daten aus je 50 Einzelmessungen. Bildfeldabmessungen: 218.4
µm (x) x 204.7 µm (y). Der axiale Abstand (∆ z) zwischen zwei Abbildungen entspricht 60 µm ± 5 µm. (Unten) Die
Strahltaille beﬁndet sich zwischen den Abbildungen 3 und 4. Die Schrittweite der mechanischen z-Achsen-Verstellung des
Probenmanipulators entspricht ca. 50 µm ± 5 µm. Die durchgezogenen roten Linien markieren die 1/e2-Intensita¨t des
angepassten Gaussproﬁles aus den gemittelten Werten fu¨r jede Raumrichtung, aus den beiden Abbildungen 3 und 4. Die
Abbildungsdarstellung entspricht einer 8 Bit-Darstellung bzw. 1 Byte/Pixel. Die urspru¨ngliche Digitalisierung der analogen
Daten des CCD-Kamera Chips mittels Frame-Grabber-Karte betra¨gt 14 Bit bzw. 1.75 Byte/Pixel. FWHM-Durchmesser
(x) ca. 40 µm, (y) ca. 35 µm.
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Abbildung 5.67: Plots der gemittelten TEM-Laserproﬁlintensita¨ten fu¨r jede Richtung der Ebene. Nummerierung 0 bis 2 und
5 bis 9, fu¨r jede Richtung getrennt. Justierung mit extremer Abweichung der Strahlausdehnung. Pixelgro¨ße ca. 3.5·10−1 µm.
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5.4.13 Angewandte Messmethodiken
In den prinzipiell feststehenden Ablauf einer Messung mu¨ssen probenspeziﬁsch angepasste Parameter-
kombinationen eingebunden werden.
In Abbildung 5.68 wird zuna¨chst schematisch die Aufnahmeroutine einer bildgebenden MS-Messung,
unter Beru¨cksichtigung gegebener Mess- und Probenraster, dargestellt. Hierbei wird davon ausgegang-
en, daß die Analytverteilung in der Probe ein Objektgitter ausbildet, dessen Knotenpunkte durch die
lateralen Ha¨ufungsschwerpunkte der Analyte gekennzeichnet werden. Die Verbindungslinien, d.h. die je-
weils ku¨rzesten Absta¨nde zwischen benachbarten Knoten in einem rechtwinkligen Netz, ko¨nnen fu¨r jeden
Analyten unterschiedlich ausfallen. Das Intensita¨tsproﬁl des Laserquerschnitts an einer Desorptionsstelle
bildet wa¨hrend einer rasternden Messung die Knotenpunkte des Messgitters. Diese ko¨nnen als Schwer-
punkte der Laserenergiedichte interpretiert werden. In Analogie zu lichtoptischen Betrachtungen werden
dann Kombinationen aus u¨berlagerten Objekt- und Messnetzen auftreten, die letztlich ein Ioneninten-
sita¨tsverteilungsbild entstehen lassen, das im Idealfall sehr nah an das tatsa¨chliche Verteilungsproﬁl eines
oder mehrerer Analyte in einer Probe heranreicht. Bei einer ungu¨nstigen U¨berlagerung ist mit einer Ver-
zerrung der urspru¨nglichen Verteilung zu rechnen, so, wie dies auch von licht- oder elektronenoptisch
rasternden Methoden bekannt ist. Da an den verwendeten Spektrometern der laterale Abstand zwischen
benachbarten Messstellen (Schrittweite und Linienabstand) vera¨ndert werden kann und zudem nicht nur
Infokusmessungen mo¨glich sind, ergeben sich ggf. U¨berlappungen. Aufgrund der Kombination von Feder-
elementen und Piezokristallen im mechanischen Aufbau des Piezotisches am Spektrometer LAMMA 2000
ko¨nnen zusa¨tzlich9 Unregelma¨ßigkeiten bei der Positionierung der Probe auftreten. Diese fu¨hren i.d.R.
an Randbereichen zu einer U¨berlagerung einzelner Messstellen. Diese sind schematisch in Abbildung 5.68
dargestellt.
Die Messmethodiken, auf die bereits eingegangen wurde (siehe S. 179), lassen sich u¨bergeordnet ein-
teilen in einerseits Infokus- und andererseits Defokusmessungen. In- wie Defokusmessungen ko¨nnen dabei
mit wechselnder Laserintensita¨t, wechselnden Schrittweiten bzw. Linienabsta¨nden und elektrostatischen
Parametern kombiniert werden. Da das maximale absolute Messraster des Piezotisches immer auf 100
µm x 100 µm begrenzt ist, verringert sich die Pixelanzahl, wenn eine gro¨ßere Schrittweite gewa¨hlt wird.
Eine Schrittweite von einem viertel Mikrometer fu¨hrt zu Abbildungen von 400 Zeilen mit jeweils 400
Pixel (insgesamt 160000 Pixel) und eine Schrittweite von vier Mikrometern zu 25 Zeilen mit jeweils 25
Pixel (insgesamt 625 Pixel). Infokus- und Defokuspositionen werden durch Vera¨nderung der axialen (z-)
Position der Probenebene erreicht ohne das dabei die Justierung des Laserstrahles bzw. der Strahlengang
beeinﬂusst wird.
9Bei Verwendung besonders starrer Elektroden zur Kontaktierung der Probe.
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Abbildung 5.68: (Oben) Schematische Darstellung der Aufnahmeroutine, bezogen auf das Spektrometer LAMMA 2000. Die
in den RGB-Farben gezeigten Gitter stellen die Schwerpunktlage entsprechender Analytverteilungen u¨ber der Rasterﬂa¨che
dar (Objektgitter). Eine homogene Matrixpra¨paration ermo¨glicht eine vollsta¨ndige Abdeckung der Analytstrukturen. Das
Intensita¨tsproﬁl des Laserspots auf der Probenoberﬂa¨che und die Rasterschrittweite erzeugen ein Messgitter. Das Messgitter
kann zu den Objektgittern verschoben sein. Innerhalb der Desorptions/Ionisierungsgrenze eines Laserproﬁles kann anhand
der erhaltenen Signalintensita¨ten i.d.R. nicht zwischen Verteilungen eines Analyten unterschieden werden. Bei ungu¨nstiger
Lage des Messgitters u¨ber einem Objektgitter kann es in Abha¨ngigkeit der tatsa¨chlichen Verteilung des Analyten in der
Ablationsﬂa¨che zu Abbildungsfehlern im Verlauf der Rasterung kommen. (Unten) Andeutung von moderaten Under- und
Oversampling-Bedingungen am Spektrometer LAMMA 2000. Im linken Bereich des Messrasters kann es aufgrund der
Piezotischkonstruktion (Federelemente) zu Pulsu¨berlagerungen und damit zu deutlichen Oversamplingbedingungen kommen
(i.d.R. drei bis fu¨nf Pulse pro Messstelle).
Kapitel 5 Seite 312
Infokusmessungen
In den Abbildungen 5.69 und 5.70 sind Infokusmessungen an 2,5-DHB-Spru¨hpra¨parationen mit unter-
schiedlicher Laserpulsintensita¨t zu erkennen. In Abbildung 5.69 werden zuna¨chst Messungen betrachtet,
bei denen die Pulsintensita¨ten zu Desorptions-/Ablationsbereichen an einer Messstelle fu¨hren, die U¨ber-
lagerungen in einer rasternden Messung hervorrufen. U¨berlagerungen fu¨hren zu einem Oversampling der
Probe. Zu erkennen sind die Ionensignalintensita¨tsverteilungen der Matrixsignale [M −H2O + H ]+ und
[M + H ]+ und die Verteilung des Natriumions in der Spru¨hpra¨paration bei Einzelpuls- und bei Dop-
pelpulsmessungen. In den dargestellten Messungen treten zusa¨tzlich im linken vertikalen Bildbereich der
Ionenintensita¨tsverteilungsbilder U¨berlagerungen von Laserpulsen, aufgrund der zuvor erwa¨hnten Positio-
nierungsartefakte auf. Diese sind in ihrer Auspra¨gung deutlich an der in vertikaler Richtung erkennbaren,
einbrechenden Ionensignalintensita¨t zu erkennen. Maximal umfasst dieser Artefakt 15 Pixel, in der Regel
aber nur drei bis fu¨nf Pixel. In den lichtoptischen Auﬂichtkontrollbildern der Messbereiche, die nach ei-
ner rasternden Messung erstellt wurden, erkennt man bei den Einzelpulsmessungen deutlich verbleibende
Matrixreste innerhalb des Messrasters. Diese werden von scharf begrenzten Bereichen vollsta¨ndiger Ma-
trixablation an den Ra¨ndern eingefasst. An diese grenzt ebenfalls als scharfe Linie die vollsta¨ndig intakte
Matrixpra¨paration. Die im Messraster verbleibende Matrix weist eine vera¨nderte Morphologie gegenu¨ber
einer regula¨ren Spru¨hpra¨paration auf. Es handelt sich bei den erhaltenen Matrixresten u¨berwiegend um
sehr symmetrische ”Kristallbruchstu¨cke“ mit einem Durchmesser der deutlich unter einem Mikrometer
liegt.
Tra¨gt man das vertikal u¨ber alle Pixel im Einzelpulsmessraster gemittelte horizontale Pixelproﬁl in
Form einer Linienintensita¨t auf, wird deutlich, daß die Ionenintensita¨tsverteilung bei diesen Einstellung-
en, bis auf die genannten Artefakte, einen u¨berwiegend homogenen Verlauf aufweist (Abbildung 5.69).
Das gilt sowohl fu¨r die Intensita¨t des protonierten Quasimoleku¨lions der Matrix 2,5-DHB, wie auch fu¨r
die Intensita¨t des protonierten Fragmentions und die Intensita¨t des Natriumions. Betrachtet man im
Vergleich die Doppelpulsmessungen, so zeigt sich hier ein anderes Bild. Die vertikal u¨ber alle Pixel ge-
mittelten horizontalen Linienintensita¨ten weisen eine eher eingipﬂige Verteilung auf. Diese ist im Falle
des Natriumions am sta¨rksten ausgepra¨gt, la¨sst sich aber auch bei den protonierten Matrixionen noch
deutlich erkennen. Das lichtoptische Kontrollbild der Messung zeigt eine nahezu vollsta¨ndige Ablation im
Messraster mit scharf ausgebildeten Kanten zur intakten Matrixpra¨paration hin. Die vereinzelt im Mess-
raster erkennbaren Matrixreste sind im Mittel deutlich kleiner, als im Bild der Einzelpulsablation und
erkennbar weniger dicht. Bildmaße Einzelpulsablation: 68 µm x 58 µm. Bildmaße Doppelpulsablation: 71
µm x 60 µm. Zwischen den Rasterroutinen regular und nonregular besteht, aufgrund der Unsymmetrie
der Laserstrahleinkopplung, eine Diﬀerenz in der Netto-Rasterﬂa¨che. Diese entspricht dem Verha¨ltnis
regular/nonregular ≈ 0.982.
In Abbildung 5.70 sind rasternde Messungen an der identischen Matrixspru¨hpra¨paration wie in Ab-
bildung 5.69 dargestellt, die u¨berwiegend zu einem Undersampling der Probe fu¨hren. Im ersten Auﬂicht-
kontrollbild (links oben) ist ein vergro¨ßerter Ausschnitt der Abbildung rechts daneben zu erkennen. Es
handelt sich dabei um ein Einzelpulsablationsraster mit einer Schrittweite von vier Mikrometern zwischen
zwei Messstellen in beiden lateralen Richtungen. Die untere Bildreihe zeigt Einzelpulsablationsraster un-
ter identischen Bedingungen aber einer vera¨nderten Schrittweite von (a) 1 µm, (b) 2 µm und (c) 3
µm zwischen zwei Messstellen in jeder lateralen Richtung. Die Bilder (d - g) zeigen Ionenintensita¨ts-
verteilungsbilder des 2,5-DHB-Ions [M −H2O + H ]+. (d) Einzelpulsablation bei einer Schrittweite von
1 µm, (e) Schrittweite 2 µm, (f) Schrittweite 3 µm und (g) Schrittweite 4 µm. Im Gegensatz zu der
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Tabelle 5.22: Parameterkombinationen der Messungen zur Einzelpuls- und Doppelpulsablation bei Over-
samplingbedingungen.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : ± 0 kV
MCP-Potential : - 2.2 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 80 µJ , 7.5 A
Abschwa¨chung : 0
ND-Filter : 11 %-Filter
Restgasdruck : ca. 8.4 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 18◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Matrixauftrag : ca. 300 µg ± 17 µg
Target : Aluminiumteller, vergoldet
Einzelpulsablation aus Abbildung 5.69, die mit einer ho¨heren Bestrahlung aufgenommen wurde ist im
Auﬂichtkontrollbild (a) zu erkennen, daß einzelne Bereiche des Messrasters nach der Messung noch mit
nichtablatierter Matrix bedeckt sind. Andere Bereiche, vor allem an den Ra¨ndern, sind dagegen teilweise
oder vollsta¨ndig abgetragen. A¨hnlich fein zerkleinerte Matrixkristalltru¨mmer wie in Abbildung 5.69 ﬁn-
den sich dagegen nur ganz vereinzelt. Neben den beschriebenen Artefakten, die auch hier auftreten, zeigt
sich bei der Betrachtung von gemittelten Linienscans der Pixelintensita¨ten ein a¨hnliches Bild, wie bei
den Einzelpulsmessungen mit ho¨herer Bestrahlung unter Oversampling-Bedingungen. Betrachtet man
die Auﬂichtkontrollbilder, bei denen deutlich mehr der urspru¨nglich pra¨parierten Matrixverteilung er-
halten geblieben ist, wird erkennbar, daß einzelne Bereiche wie z.B. Lu¨cken in der Matrixabdeckung in
(b) im entsprechenden Ionensignalintensita¨tsverteilungsbild (e) in ihrer Position und in ihrer lateralen
Ausdehnung relativ ortstreu und im realen Gro¨ßenverha¨ltnis wiedergegeben werden. Die hier beispielhaft
dargestellten Messungen sind mit gleichverteilten Analyten wie z.B. Peptiden reproduzierbar (Abbil-
dungen nicht dargestellt). Es zeigt sich, daß durch Oversampling am Spektrometer LAMMA 2000 mit
einem U¨berlappungsbereich, der bis zu 30 % der Ablationsgrundﬂa¨che einer Einzelpulsmessstelle an einer
Matrixspru¨hpra¨paration (Matrix 2,5-DHB) einnimmt, keine deutlichen (zusa¨tzlichen) Artefaktbildungen
hervorgerufen werden. Bei Mehrpulsmessungen ko¨nnen, wenn eine vollsta¨ndige Ablation bereits nach der
ha¨lfte der Pulse auftritt, dagegen deutliche zusa¨tzliche Artefakte entstehen.
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Tabelle 5.23: Parameterkombinationen der Messungen zur Einzelpulsablation bei Undersampling.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : ± 0 kV
MCP-Potential : - 2.2 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 55 µJ , 7 A
Abschwa¨chung : 40
ND-Filter : 11 %-Filter
Restgasdruck : ca. 8.9 ·10−7 mbar
Raumtemperatur : ca. 19◦C
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Matrixauftrag : ca. 300 µg ± 17 µg
Target : Aluminiumteller, vergoldet
Tabelle 5.24: Peaks des Beispielspektrums der 2,5-DHB-Matrix bei Vermessung mit der Laserwellenla¨nge
λ = 349 nm aus Abbildung 5.71. * der Matrix nicht eindeutig zuordbare Peaks.
Peak-Nr. nominelle Masse Zusammensetzung
1 137 u [M −H2O + H ]+
2 154 u [M ]•+
3 155 u [M + H ]+
4 156 u [M + 2H ]+
5 159 u [M −H2O + Na]+
6 176 u [M −H + Na]+
7 177 u [M + Na]+
8 178 u [M + Na + H ]+
9 192 u [M + K]+
10 198 u *
11 199 u *
12 273 u [2M − (H2O)2 + H ]+





Na+ [M −H2O + H ]+ [M + H ]+
Doppelpulsmessung
Na+ [M −H2O + H ]+ [M + H ]+
Abbildung 5.69: Oversampling bei u¨berwiegend gleichverteilter Matrix. Rasterrichtung: regular = von links nach rechts und
von oben nach unten. Na¨heres siehe Haupttext.







(d) (e) (f) (g)
Abbildung 5.70: Undersampling bei u¨berwiegend gleichverteiltem Analyten. (Oben links) Vergro¨ßerung des rechten Bildes.
Scanrichtung: non-regular = von unten nach oben und von links nach rechts. Außer in (a) sind in allen Abbildungen die
Ablationskrater erkennbar. Na¨heres siehe Haupttext.
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Abbildung 5.71: (Oben links) Summenspektrum der Matrix 2,5-DHB im niedrigen Massenintervall. Laserfokusdurchmesser
ca. 1.2 µm, Wellenla¨nge λ = 349 nm. Gegenu¨ber durchschnittlichen Dried droplet-Pra¨parationen und Vermessung mit
gro¨ßeren optischen Foki ( ≈ 20 - 40 µm, λ = 337 nm), zeigt sich bei nahezu identischer Bestrahlung, ein quantitativer
Unterschied in der relativen Signalintensita¨tsverteilung im niedrigen Massenintervall. Relatives Verha¨ltnis 1/(2,3) = 4.4,
1/12 = 2.8. (Oben rechts) Mittlere Pixelintensita¨t des Matrixfragmentes m/z 273 u bei geringem Oversampling und Einzel-
bzw. Doppelpulsen. (Unten links) Linienscans der Pixelintensita¨t (8 bit). Scanrichtung: von unten nach oben, u¨ber alle
horizontalen Pixel gemittelt. (Unten rechts) Mittlere Signalintensita¨t pro Pixel mit einfacher Standardabweichung.
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In- und Defokusmessungen bei unterschiedlichen elektrostatischen Bedingungen
Bei einer Vera¨nderung der z-Position der Probenebene in den Ionenquellen der Spektrometer ALADIM
II und LAMMA 2000 vera¨ndert sich die auf die Probe treﬀende Querschnittsﬂa¨che der Laserstrahlung
und die La¨nge der ersten Beschleunigungsstrecke der Ionen. Beide Spektrometer verfu¨gen in ihrem elek-
trostatischen Aufbau u¨ber eine Gitterelektrode, die in Abha¨ngigkeit vom anliegenden Potential als zeit-
fokussierendes Element wirkt. Im positiven Ionenmodus besteht die Mo¨glichkeit, diese Gitterelektrode
entweder mit dem Massepotential des Spektrometergeha¨uses (± 0 kV) oder mit einem negativen Po-
tential (- 5 kV) zu belegen. In Anlehnung an die Funktionalita¨t einer Einzellinse im Quellaufbau eines
Flugzeitspektrometers (siehe hierzu Abb. 4.2 S. 143), wird das Anlegen eines negativen Potentials hier
als Geschwindigkeitsmodus und das Anlegen des Massepotentials als Teleskopmodus bezeichnet [263]. Im
folgenden werden MALDI-Messungen mit der Matrix 2,5-DHB und den Peptiden Substanz P, Melittin,
Insulin, Cytochrom C und Myoglobin dargestellt.
In Abbildung 5.73 sind die Ergebnisse der TIC-Auswertungen aus einer Position entlang der Strahlach-
se, als absolute Entfernung zur Infokusposition des zentrisch justierten Lasers, am Spektrometer ALADIM
II aufgetragen. Man erkennt in der Darstellung, daß die maximal erreichten Totalionenstro¨me mit den
unterschiedlichen Elektrodenpotentialen (des Geschwindigkeits- und des Teleskopmodus) nicht auf eine
gemeinsame (z-) axiale Position fallen, sondern um ca. 50 µm versetzt sind. Der maximale TIC wird mit
den Teleskop-Einstellungen aber auch noch im Rayleighbereich des Lasers erreicht. Er betra¨gt in etwa 50
% des TIC, der mit den Geschwindigkeits-Einstellungen erhalten werden konnte.
Mit exzentrisch justiertem Laserstrahl und einem molaren Einwaageverha¨ltnis von 1:3:5:9:11 x 10−4 M
der Peptide Substanz P, Melittin, Insulin, Cytochrom C, Myoglobin ko¨nnen am Spektrometer LAMMA
2000 auch Signale der gro¨ßeren Peptide Cytochrom C und Myoglobin erhalten werden. Die Ergebnisse
sind relativ robust, d.h. bis auf Myoglobin ko¨nnen von allen untersuchten Peptiden Signalintensita¨ten
bei Infokusmessungen in einem Bestrahlungsintervall erhalten werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung
5.74 (b) dargestellt. Der Totalionenstrom der Messungen mit exzentrischer Laserstrahljustierung u¨bert-
riﬀt den TIC mit zentrisch justiertem Strahl im Mittel um einen Faktor von ca. 9 (Abbildung 5.73). Es
handelt sich bei den untersuchten Proben dabei um solche Proben, die den Analyten bekanntermaßen
nicht gleichverteilen sondern i.d.R. ”Hot spots“ ausbilden, d.h. die Analytverteilung lokal stark begren-
zen bzw. konzentrieren (Dried droplet-Pra¨paration mit 2,5-DHB Matrix). Geht man davon aus, daß der
Analyt innerhalb der Pra¨paration in einer hinreichenden Konzentration gleichverteilt vorliegt, sollte mit
homogenen Bestrahlungsproﬁlen vor allem der Faktor der Fla¨chenvergro¨ßerung eine entscheidende Rolle
bei einer Signalintensita¨tssteigerung einnehmen. Bezogen auf die bei zentrischer Strahljustierung erhal-
tenen Ablationsﬂa¨chen bei Infokusmessungen und die bei exzentrischer Strahljustierung innerhalb des
Rayleighbereiches ermittelten Ablationsproﬁle, ergibt sich daraus ein Zuwachsfaktor von in etwa 7 bis 8.
Eine Messung mit exzentrischer Justierung ist nicht unmittelbar mit einer defokussierten Messung bei
zentrischer Justierung vergleichbar, da hier der intensivste Bereich des Laserproﬁles ausgeblendet wird.
Im Vergleich wird bei exzentrischer Justierung aber die Wahrscheinlichkeit groß, den intensivsten Bereich
des Proﬁls bei Infokusmessungen abzubilden.
Die bei einem symmetrischen Strahlproﬁl und Mehrpulsmessungen mit einem Ablationsdurchmesser
von 2 µm erhaltene Ablationsﬂa¨che von ca. 3 µm2 bis maximal ca. 13 µm2 ( = 4µm) sollte bei diesem
einfachen Verha¨ltnis demnach eine Ablationsﬂa¨che von ca. 29 µm2 bis maximal ca. 116 µm2 bei exzen-
trischer Justierung gegenu¨berstehen, um einen Faktor von ca. 9 im TIC zu erreichen. Die Tendenz bei
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Abbildung 5.72: Lage des Fokus anhand der TIC-Intensita¨t. Der anhand der Ionensignalintensita¨t ermittelte
”
Fokus “ liegt
im Zusammenhang mit der Dimensionierung der elektrostatischen Elemente im longitudinalen Verlauf des Laserstrahls an
unterschiedlichen Orten. Na¨heres siehe Haupttext.
exzentrischer Strahljustierung an Dried droplet-Pra¨parationen mit der Matrix 2,5-DHB geht zu ho¨heren
TICs bei Abschwa¨chungen die zwischen 1.3 % bis 1.5 % einer Pulsenergie von ca. 75 µJ transmittieren
(Abbildung 5.74 (c)). Dies wu¨rde, bezogen auf eine Fla¨che zwischen 29 µm2 bis maximal ca. 116 µm2,
einer (wirksamen) Bestrahlung von ca. 8438 J/m2 (ca. 4.1 x Schwellbestrahlung von Substanz P in 2,5-
DHB) bis ca. 38927 J/m2 (ca. 19 x Schwellbestrahlung von Substanz P in 2,5-DHB) entsprechen. Die
Schwellbestrahlung von Substanz P in 2,5-DHB konnte bei zentrischer Laserjustierung mit ca. 2062 J/m2
bestimmt werden (Spektrometer LAMMA 2000). Am Spektrometer ALADIM II konnte bei zentrisch jus-
tiertem Laser eine Schwellbestrahlungssta¨rke fu¨r Infokusmessungen des Peptidanalyten Substanz P von
ca. 500 J/m2 ermittelt werden. Eine Ermittlung von Schwellbestrahlungssta¨rken an Defokusmessungen
ist schwierig, da die Besonderheiten des Ablations- bzw. Desorptionsproﬁles in einer Messreihe jeweils
separat vermessen werden mu¨ssen. Konsistente Ergebnisse konnten hierzu nicht erhalten werden.
Bei der Vermessung kleinerer Matrixkristalle (im Vergleich zu Dried droplet-Pra¨parationen mit der
Matrix 2,5-DHB), die typischerweise bei Matrixspru¨hpra¨parationen auftreten, konnte eine um bis zu 15 %
niedrigere Schwellbestrahlung des Analyten Substanz P festgestellt werden. Demgegenu¨ber steht ein nied-
rigerer Signalzuwachs bei ho¨heren Bestrahlungen im Gegensatz zu Messungen mit gro¨ßeren Kristallen in
Dried droplet-Pra¨parationen. Ein mo¨glicher Erkla¨rungsversuch liegt im Oberﬂa¨che-zu-Volumenverha¨ltnis
der Kristalle. Bei sehr trockenen Spru¨hpra¨parationen ist der Anteil an bereits im Aerosol gebildeten Kris-
tallen u¨berproportional hoch. Diese Kristalle sind i.d.R. deutlich kleiner als 5 µm. Das A/V-Verha¨ltnis
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angenommener Wu¨rfel bei dieser Kantenla¨nge betra¨gt bereits 1.2 m−1. Es wird angenommen, daß bei
Kristallen dieser Gro¨ße wa¨hrend der Kristallisation eine Analytanlagerung an die a¨ußeren Kristallﬂa¨chen
versta¨rkt stattﬁnden kann. Bei gro¨ßeren Kristallen nimmt, im Zusammenhang mit der Tropfengro¨ße des
Spru¨hs, eher die Wahrscheinlichkeit zu, daß die Kristallisation erst auf der Probenoberﬂa¨che abgeschlos-
sen werden kann. Die gro¨ßeren Kristalle werden demnach u¨berproportional mehr Analyt einlagern, als
die kleinen Kristalle. Die kleinen Kristalle werden bei sehr trockenen Spru¨hs gebildet und es wird an-
genommen, daß bei diesem Vorgang insgesamt eine, auf eine gro¨ßere Fla¨che bezogene, sehr homogene
Verteilung erfolgt. Gleichma¨ßig verteilte Analyte werden dann bevorzugt an die Matrixkristallﬂa¨chen der
kleinen Kristalle angelagert. Demgegenu¨ber werden bei ausreichender Mischung proportional ha¨uﬁger
Analyte in gro¨ßeren Kristallen eingelagert.
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Abbildung 5.73: TIC bei zentrischer Laserjustierung und einer Energie von E ≈ 80 µJ sowie bei exzentrischer Strahljustierung
(ﬂa¨chig) und einer Laserenergie von E ≈ 75 µJ . Beide Ergebnisse bei vergleichbarer dynamischer Strahlabschwa¨chung, ca.
14 % Transmission und zusa¨tzlichem statischen Abschwa¨cher (11 % Transmission), insgesamt also ca. 0.0154 x 75 µJ =
1.155 µJ bzw. 1.232 µJ . Die geringere Pulsenergie bei exzentrischer Justierung tra¨gt der Tatsache Rechnung, daß hier die
Peakintensita¨t des Proﬁles transmittiert wird. Die Ergebnisse stellen Mittelwerte aus 200 Messungen dar.
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Abbildung 5.74: (a) Summenspektrum (30 Einzelspektren) der Analyte: Substanz P, Melittin, Insulin, Cytochrom C und
Myoglobin. Dried droplet-Pra¨paration im Molverha¨ltnis 1:3:5:9:11 x 10−4 M, gelo¨st in EtOH/0.1% TFA 3:7 (v/v). Dried
droplet-Pra¨parationsvolumen = 2 µl. Langsame Kristallisation bei Raumtemperatur (ca. 23◦C). (b) Signalintensita¨ten bei
exzentrischer Laserstrahljustierung in Abha¨ngigkeit von der Bestrahlung. (c) Durchschnittlicher Totalionenstrom (TIC) in
Abha¨ngigkeit von der Bestrahlung bei exzentrischer Laserstrahljustierung. Messungen am Spektrometer LAMMA 2000.






















Abbildung 5.75: SNR der Messungen aus Abbildung 5.74 (a).
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5.4.14 Fazit
Am Spektrometer LAMMA 2000 ist es (noch) mo¨glich, Ionensignale der Peptidanalyte Cytochrom C
(ca. 12 kDa) und Myoglobin (ca. 17 kDa) zu detektieren. Die Qualita¨t der Ergebnisse ist dabei stark
abha¨ngig von der Justierung des Lasers bzw. der Desorptionsﬂa¨che und der Energiedichte der Strah-
lung. Sehr wahrscheinlich hat auch das Laserpulsproﬁl bei den unterschiedlichen Einkopplungen dann
einen Anteil am Zustandekommen der unterschiedlichen Ergebnisse. An einer Spru¨hpra¨paration von Cy-
tochrom C (c = 10−4 M) war es bei zentrischer Laserjustierung (Hauptintensita¨t wird ausgeblendet)
mo¨glich, ein SNR-Verha¨ltnis von ca. 3 dB (bei 247 Pulsen) zu erhalten. Eine Steigerung u¨ber ein SNR
von ca. 4.5 dB aus etwa 400 Pulsen war dabei nicht mehr mo¨glich. Eine vergleichbare Spru¨hpra¨paration
des Analyten Myoglobin (c = 10−4 M) kann am Spektrometer ALADIM II mit einem SNR = 3 dB aus
etwa 100 kumulierten Pulsen erhalten werden. Am Spektrometer LAMMA 2000 war nur mit exzentri-
scher Laserstrahljustierung (Hauptintensita¨t wird abgebildet) eine Detektion von Myoglobin mo¨glich. An
einer Dried-droplet-Pra¨paration, die gegenu¨ber einer großﬂa¨chigen Spru¨hpra¨paration die Analyte sta¨rker
lokal konzentriert, konnte bei einer Konzentration von ca. 9 x 10−4 M fu¨r Cytochrom C und ca. 1.1 x
10−5 M fu¨r Myoglobin aus 100 summierten Pulsspektren ein in etwa identisches SNR ≈ 3 dB ermit-
telt werden. Bei 30 Einzelpulsspektren lag das SNR-Verha¨ltnis dabei noch deutlich unter 0 dB. Eine
qualitative Bestimmung der Peptide aus 100 summierten Pulsspektren ist mo¨glich. Auﬀa¨llig ist, daß die
SNR-Verha¨ltnisse der Peptide Substanz P, Melittin und Insulin in derselben Pra¨paration u¨ber ca. 100
Pulssummationen dann nur um etwa 2.5 dB zunehmen (mittleres SNR ≈ 20 dB). Die Signale beﬁnden
sich dabei sehr wahrscheinlich nicht in der (analogen) elektronischen Sa¨ttigung. In der Literatur wurden
bislang fu¨r UV-MALDI mit Laserfoki von ca. 10 µm und Peptiden mit einer Masse  10 kDa negative
Aussagen hinsichtlich der Darstellbarkeit getroﬀen, d.h. die Signale sind unmittelbar an der Grenze zum
Rauschen. Fu¨r noch kleinere Laserfoki ist die Einscha¨tzung eher noch negativer [1] [8]. Hier konnte gezeigt
werden, daß fu¨r einen Laserstrahldurchmesser von ca. 1 µm an linearen TOF-Spektrometern mit einer
ga¨ngigen MCP-Detektion noch qualitative Messungen von Cytochrom C und Myoglobin mo¨glich sind.
Eine Einschra¨nkung muss hinsichtlich der abbildenden Messungen gemacht werden. Das Rose-Kriterium
(SNR  6 dB) wird hier bei den vorliegenden Messungen nicht erreicht.
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5.5 Vergleich unterschiedlicher biologischer Spezies
Im Rahmen dieser Arbeit ist an allen tierischen Zell- und Gewebeproben ein enzymatischer Verdau mit
Peptidasen durchgefu¨hrt worden. Die Verdauexperimente erfolgen dabei in der Form von On-Target-
Ansa¨tzen. Hierzu wird eine zuvor berechnete und aktivierte Enzymmenge in einem Volumen von i.d.R.
zwei Mikrolitern, mittels Kolbenhubpipetten, auf das Gewebe oder einzelne Zellen aufgebracht. Die Pro-
ben (Gewebeschnitte, Zellpra¨parationen) sind in der Regel so beschaﬀen, daß in einem lokalen (Ver-
dau)Bereich nicht mit mehr als ca. 100 µg bis 300 µg Gesamtprotein zu rechnen ist (Gesamtmasse <
320 µg). Unmittelbar nach der Enzymapplikation wird die so pra¨parierte Probe/Probenstelle mit einem
Eppendorf-Cup-Deckel gegen die Atmospha¨re abgeschirmt, um eine vorzeitige Evaporation der Lo¨sungs-
mittel und damit ein Eintrocknen zu verhindern. Bei Raumtemperatur erfolgt dann ein Verdau, der i.d.R.
bis zur Inaktivierung des Enzyms durch Eigenverdau oder bis zum Eintrocknen andauert (ca. 2 - 3 h). Im
Falle von Trypsin hat sich die vorherige Mischung mit der Matrix 2,5-DHB als mo¨glich und nicht sto¨rend
erwiesen, wie bereits an artiﬁziellen Proben in vorhergehenden Arbeiten gezeigt werden konnte [67]. Auch
das Enzym Chymotrypsin vertra¨gt eine solche Mischung im aktivierten Ansatz mit etwas geringerer Spal-
tungsaktivita¨t, gegenu¨ber In-Lo¨sungsverdau-Versuchen. Getestet wurden die MALDI-Matrizes 2,5-DHB
und CHCA. Die zuckerspaltenden Enzyme (O-Glycosidase, N-Glycosidase) waren in Tests dagegen deut-
lich empﬁndlicher. Die Versuche lassen hier eine Mischung mit Matrix im Verdauansatz als nicht ratsam
erscheinen. Eine systematische Analyse mit diesen Enzymen ist deshalb an den festen Pra¨paraten nicht
durchgefu¨hrt worden.
Aufgrund der sehr komplexen Massenspektren, die im Rahmen der Verdauexperimente erhalten wer-
den, ist eine datenbankgestu¨tzte Identiﬁzierung mit einer theoretisch erreichbaren Massengenauigkeit in
einem Bereich von 5 ppm < δm  60 ppm ohne Zuhilfenahme von zusa¨tzlicher Information, z.B. aus
LC-MS-Daten bzw. einer Vorabtrennung der Substanzen, sehr unwahrscheinlich (p << 50 %). Eine sinn-
volle CBS-Analyse der Peptide erfordert ebenso eine weitaus ho¨here Massengenauigkeit. Die Ergebnisse
der Verdauexperimente an nativen biologischen Proben werden deshalb im weiteren Kontext nicht dar-
gestellt, da sie außer der prinzipiellen Durchfu¨hrbarkeit mit den getesteten Pra¨parationstechniken keine
zusa¨tzlichen Erkenntnisse liefern.
Zu einem ersten Vergleich der MS-Messungen ohne vorhergehende Peakidentiﬁzierung wird eine Rang-
bildung der Intensita¨ten durchgefu¨hrt. Diese Rangbildung ermo¨glicht einen Abgleich von auftretenden
Mustern in den Massenspektren. Die wissenschaftliche Fragestellung ist, ob anhand der Ordnung von MS-
Rohdaten (Datenpunkte, Datenpunktintensita¨t) eine Aussage u¨ber die Regression molekularer Merkmale
einer nativen (biologischen) Probe mo¨glich ist. Fu¨r eine Analyse dieser Art ist dabei eine sehr genaue
U¨bereinstimmung der Datenpunkte aus den zu vergleichenden Massenintervallen der verschiedenen Spek-
tren notwendig. In den mitdargestellten Listen, die hier in Tabellenform angegeben sind, wird deshalb
neben dem Datenpunkt der die Maximalintensita¨t eines erhaltenen Peaks tra¨gt, auch die von der Software
(ULISSES) errechnete Markierung in der Form des ”Label-dp“, also des physikalisch nicht existierenden
(virtuellen) Markierungsdatenpunktes aufgetragen. Die erhaltenen Ranglisten ko¨nnen dann numerisch
(hierachisch) geordnet und entweder mittels Datenbank (Listenformat) oder graphisch, hier in der Form
von Rangdiﬀerenzdiagrammen betrachtet und verglichen werden.
In den Peaklisten sind die potentiellen Lipidsignale rot markiert. Die Messungen zeigen, im Rahmen
der erreichbaren Massengenauigkeit, eine U¨bereinstimmung mit Massen theoretischer Lipidspezies (siehe
Anhang). Nicht alle der theoretisch mo¨glichen Lipide sind dabei auch als natu¨rlich vorkommend nach-
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gewiesen. Bei den als nicht natu¨rlich vorkommend gekennzeichneten Strukturvorschla¨gen handelt es sich
entweder um Verunreinigungen, Reaktionsprodukte natu¨rlicher Lipide oder zu einer hohen Wahrschein-
lichkeit um falsch zugeordnete Signale (ggf. Vertreter der nicht beru¨cksichtigten natu¨rlichen Lipidspezies:
PI, TAG, PS, etc.). Veriﬁzierte Strukturen werden deshalb explizit genannt bzw. gekennzeichnet. Bei
den beru¨cksichtigten Lipidspezies wurde zudem eine Auswahl getroﬀen, die sich nach der erwarteten
Ha¨uﬁgkeit in den Spektren richtet. Beru¨cksichtigt wurden deshalb PC, PE und SM mit bis zu 4 mo¨gli-
chen Doppelbindungen. Exemplarisch ist dies fu¨r jeden markierten Peak in Tabelle 6.26 aufgefu¨hrt. Eine
sichere Identiﬁzierung der Struktur konnte bei den Massen m/z 184, m/z 734 und m/z 760 erreicht wer-
den. Es handelt sich hierbei eindeutig um die PC-Kopfgruppe sowie PC(32:0) und PC(34:1). Mit dieser
Identiﬁzierung sind ebenso, soweit in den Spektren gleichzeitig vorhanden, die Quasimoleku¨lionen dieser
Spezies sehr wahrscheinlich, d.h. m/z 756, m/z 772 und m/z 751 sowie m/z 782, m/z 798 und m/z 777
(siehe Massetabellen im Anhang). Da von diesen Massen keine gesonderten MSMS-Messungen (der je-
weiligen Probe) vorliegen, werden sie aber nicht als veriﬁziert angesehen. Weiterhin ko¨nnen Matrixcluster
in Verbindung mit einzelnen Lipiden auftreten, sehr wahrscheinlich ist dabei ein Zusammenschluss von
[M +136+H ]+, [M +154+H ]+ sowie [M +136+Na]+ und [M +154+Na]+. Deutlich weniger wahr-
scheinlich sind Cluster der Art [M+272+H ]+. Neben Clustern der MALDI-Matrix mit Analyten ko¨nnen
auch reine Matrixcluster ggf. auch mit mehreren Na und/oder K im Austausch gegen H aber dennoch
als einfachgeladene Spezies auftreten. Auf reine Matrixcluster deutet i.d.R. aber nicht ausschliesslich ein
Massendefekt mit Nachkommastellen von ungefa¨hr .10 bis .15 hin. Der Massendefekt (des Kerns eines
Isotopes) ist deﬁniert als die Diﬀerenz aus der Summe der Einzelmassen aller Protonen und Neutronen
(Nukleonen) in einem Atomkern zu dessen tatsa¨chlich gemessener (Ruhe)Masse10. In der (chemischen)
Massenspektrometrie wird der Massendefekt nach IUPAC-Deﬁnition als Diﬀerenz der nominalen Masse
zur exakten Masse verwendet und ist damit auf das 12C-Isotop normiert.
5.5.1 Vergleichsanalyse anhand erstellter Ranglisten
Die Darstellungen zeigen zuna¨chst die zu vergleichenden Spektrenausschnitte mit den dazugeho¨rigen
Ra¨ngen der Datenpunktintensita¨ten (rote Punkte auf grauer Fla¨che). In den weiteren Abbildungen sind
die nach Datenpunkten geordneten Gegenu¨berstellungen der Rangdiﬀerenzen dargestellt. Hierbei wird
jedem Datenpunkt eine Rangdiﬀerenz zugeordnet. Datenpunktlisten mit a¨hnlicher Rangordnung bilden
geringe positive oder negative Rangdiﬀerenzen aus, identische Spektren bilden keine Diﬀerenzen aus. Die
aus der Intensita¨tsverteilung hervorgehenden Muster ko¨nnen sich in den Rangdiﬀerenzen wiederﬁnden
oder durch die Diﬀerenzbildung moduliert werden. Eine weitere (automatische) Analyse der Rangdiﬀe-
renzen wird hier nicht durchgefu¨hrt.
10Die Diﬀerenz aus der Summe der Nukleonen und Elektronen eines Isotopes zur tatsa¨chlich gemessenen (Ruhe)Masse
ist in der Regel vernachla¨ssigbar.



























































Abbildung 5.76: Beispielhafter Vergleich von Mausgewebe (quergestreifter Muskel) und Hefezellen im ausgesuchten Mas-
senbereich zwischen m/z 700 und m/z 950.
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Abbildung 5.77: Vergleich der MS-Oberﬂa¨chenanalyse zwischen Mausgewebe (quergestreifte Muskulatur) und Hefezellen.
Untersuchter Massenbereich: m/z 700 - m/z 950. Die Darstellung von Rangdiﬀerenzen einzelner Datenpunkte besteht z.B.
in der Form von Vektoren.
Abbildung 5.78: Vergleich der MS-Oberﬂa¨chenanalyse zwischen Mausgewebe (quergestreifte Muskulatur) und Hefezellen.
Untersuchter Massenbereich: m/z 700 - m/z 900 als Rangdiﬀerenzdarstellung der Datenpunkte.
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5.5.2 Mikrosondenmessungen an Endoparasit in quergestreifter Mausmus-
kulatur
Trichinella spiralis in Muskelgewebe der Maus
(a)











































































































Abbildung 5.79: MALDI-TOF Messung von Trichinella spiralis Kapseln in inﬁziertem Mausmuskelgewebe. (a) Auﬀa¨llig ist
ein Signal bei m/z 2427. (b) Im Massenintervall von m/z 600 bis m/z 1000 zeigen sich Phospholipidmassen, von denen
zwei sicher identiﬁziert werden konnten: m/z 734.5 PC(32:0) und m/z 760.5 PC(34:1). Beide Massen als [M +H]+.
Spraypra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB.
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Ein Vergleich der erhaltenen Peakliste mit theoretischen Massen bekannter Substanzklassenvertreter
(siehe Anhang) zeigt eine sehr wahrscheinliche U¨bereinstimmung mit einigen Phospholipiden. Das Signal
bei m/z 2427 konnte im Rahmen der Analyse strukturell nicht eindeutig zugeordnet werden, stammt
lokal aber zweifelsfrei von einem Bereich innerhalb der Kapselstruktur. Diese wird durch die Infektion
mit T. spiralis im Muskelgewebe der Maus gebildet (siehe S. 174). Es ist noch nicht in allen Einzelheiten
erforscht, wie die Larve von T. spiralis die Kapselbildung im Muskelgewebe beeinﬂusst.
Tabelle 5.25: Peakliste der MALDI-Messung von mit T.spiralis inﬁziertem Mausgewebe (quergestreifte Muskulatur). Peak
Nr.1 = PC-Kopfgruppe. Peak Nr.16 = PE(25:3) als [M + NH4]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.17 = SM(14:0)
als [M + K]+. Peak Nr.18 = PC(28:0) als [M + K]+. Peak Nr.19 = PC(32:0). Peak Nr.20 = SM(16:0) als [M + K]+.
Peak Nr.21 = PC(34:1). Peak Nr.22 = PC(32:0) als [M + K]+. Peak Nr.23 = PC(34:1) als [M + Na]+. Peak Nr.24 =
PC(34:1) als [M +K]+. Peak Nr.25 = PC(36:1) als [M +Na]+ oder PC(35:2) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend.
Peak Nr.26 = SM(22:0) als [M +K]+. Peak Nr.27 = SM(23:0) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.28 =
PC(39:3) als [M+Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend oder PE(42:3) als [M+Na]+. Peak Nr.29= SM(27:1), nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.30 = SM(28:1) oder PE(44:4) als [M+NH4]+. Peak Nr.31 = PC(39:0) als [M+K]+, nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.32 = PC(41:3) als [M +NH4]+, nicht natu¨rlich vorkommend oder PE(44:3) als [M +NH4]+. Peak
Nr.33 = PC(41:1) als [M + Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend oder PC(40:2) als [M + K]+ oder PC(43:4) oder PE(43:2)
als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.34 = SM(26:0) als [M +K]+. Peak Nr.35 = SM(27:0) als [M +K]+,
nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.36 = SM(30:1). Verifizierte Massen: Peak Nr.1, δm = 74.3 ppm. Peak Nr.19, δm
= -120.4 ppm. Peak Nr.21, δm = -90.8 ppm.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 10915.844 184.087 10915 184.068
2 12738.934 229.151 12738 229.126
3 12811.484 231.046 12810 231.007
4 13193.063 241.143 13191 241.088
5 13676.099 254.234 13675 254.204
6 14353.287 273.169 14352 273.133
7 15548.669 308.254 15547 308.204
8 18767.014 413.246 18766 413.210
9 19219.000 429.221 19218 429.185
10 22696.785 562.275 22696 562.243
11 22736.441 563.896 22736 563.878
12 23015.885 575.382 23017 575.428
13 23068.182 577.544 23067 577.495
14 23637.521 601.348 23640 601.453
15 23686.832 603.432 23688 603.482
16 23735.381 605.488 23734 605.429
17 26182.506 713.630 26181 713.561
18 26244.600 716.490 26246 716.554
19 26632.451 734.481 26631 734.413
20 26782.209 741.487 26779 741.336
21 27185.426 760.516 27184 760.449
22 27434.684 772.401 27434 772.368
23 27644.725 782.487 27644 782.452
24 27974.496 798.454 27974 798.430
25 28221.436 810.516 28220 810.445
26 28527.963 825.615 28528 825.616
27 28807.945 839.527 28806 839.430
28 28985.367 848.404 28984 848.335
29 29128.957 855.622 29129 855.624
30 29402.912 869.478 29401 869.381
31 29424.352 870.567 29424 870.550
32 29443.322 871.532 29443 871.515
33 29621.066 880.592 29621 880.589
34 29641.373 881.630 29641 881.611
35 29913.709 895.611 29913 895.574
36 29950.943 897.531 29950 897.482
37 34879.906 1169.852 34879 1169.799
38 44941.207 1837.562 44942 1837.621
39 52372.109 2427.087 52372 2427.078
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Dried droplet-Pra¨paration an Muskelgewebe der Maus






































































































































Abbildung 5.80: Quergestreiftes Muskelgewebe der Maus (Mus musculus). Dried droplet-Pra¨paration mit der Matrix CHCA.
Summenspektrum aus 205 Einzelspektren von teilweise u¨berlagerten Messstellen. (a) U¨bersicht, (b) Massenbereich m/z 20
- m/z 200, (c) Massenbereich m/z 200 - m/z 650.
Es zeigte sich im Rahmen der Analyse, daß der Einﬂuss der Pra¨parationstechnik bei MALDI auf das
erhaltene Signalmuster in a¨hnlichen Pra¨paraten sehr deutlich ausfa¨llt. Ein Vergleich unterschiedlicher
Proben, die mit abweichenden Pra¨parationstechniken pra¨pariert wurden erscheint deshalb generell nicht
ratsam. Die relative Intensita¨t einiger ubiquita¨r vorkommender und i.d.R. strukturbildender Moleku¨le,
kann eindeutig durch die Art der Pra¨paration vera¨ndert werden.
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Tabelle 5.26: Peakliste der MALDI-Messung einer Dried droplet-Pra¨paration an Muskelgewebe der Maus.
Peak Nr.37 = PC-Kopfgruppe. Veriﬁzierte Masse: Peak Nr.37, δm = -534.1 ppm.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 2457.586 38.910 2457 38.904
2 2641.875 40.916 2641 40.906
3 3828.474 55.035 3829 55.042
4 3908.217 56.059 3906 56.030
5 3983.252 57.031 3983 57.028
6 4061.311 58.051 4060 58.034
7 4136.210 59.038 4132 58.982
8 4213.172 60.061 4213 60.059
9 4931.007 70.027 4933 70.055
10 5002.430 71.060 5003 71.068
11 5069.956 72.044 5072 72.074
12 5206.785 74.059 5209 74.091
13 5857.824 84.024 5858 84.027
14 5984.243 86.032 5983 86.012
15 6109.620 88.047 6107 88.005
16 6828.125 100.044 6826 100.007
17 7056.742 104.022 7056 104.009
18 7393.077 110.015 7392 109.996
19 7613.580 114.035 7612 114.006
20 7726.614 116.124 7724 116.075
21 7777.160 117.064 7775 117.024
22 7831.587 118.081 7829 118.032
23 7883.279 119.050 7883 119.045
24 7934.531 120.016 7932 119.968
25 7987.440 121.016 7987 121.008
26 8042.024 122.053 8042 122.052
27 8094.115 123.046 8094 123.044
28 8194.321 124.968 8193 124.943
29 8401.547 128.991 8402 129.000
30 8455.557 130.050 8456 130.058
31 8555.845 132.027 8556 132.030
32 8755.448 136.008 8755 135.999
33 9149.444 144.038 9149 144.029
34 9247.181 146.066 9246 146.041
35 9993.667 162.020 9993 162.006
36 10443.141 172.026 10443 172.023
37 10963.140 183.975 10962 183.948
38 11217.616 189.969 11217 189.954
39 12509.158 221.871 12508 221.841
40 12742.594 227.901 12741 227.860
41 12785.474 229.018 12784 228.979
42 12972.098 233.909 12970 233.853
43 13128.576 238.049 13127 238.008
44 13239.864 241.016 13238 240.967
45 13568.147 249.876 13567 249.844
46 13641.777 251.885 13641 251.863
47 13715.166 253.895 13714 253.863
48 14144.566 265.818 14143 265.774
49 14214.969 267.799 14214 267.772
50 14952.604 288.997 14952 288.979
51 16374.203 332.127 16373 332.089
52 18347.051 396.949 18347 396.947
53 19592.023 440.827 19590 440.754
54 19648.625 442.877 19646 442.782
55 21102.410 497.147 21101 497.093
56 21198.580 500.848 21198 500.825
57 20733.945 483.096 20733 483.060
58 20759.082 484.048 20759 484.045
59 20785.211 485.039 20784 484.993
60 20858.703 487.831 20857 487.766
61 20359.947 469.039 20362 469.116
62 20386.518 470.031 20386 470.011
63 20415.660 471.120 20415 471.095
64 19927.773 453.054 19927 453.026
65 20009.793 456.067 20011 456.111
66 22042.830 533.924 22041 533.851
67 21967.752 530.940 21967 530.910
68 22271.027 543.046 22271 543.045
69 22294.516 543.989 22293 543.928
70 22343.254 545.949 22342 545.898
71 22378.270 547.359 22378 547.348
72 22617.504 557.043 22616 556.982
73 22688.533 559.935 22687 559.872
74 24030.779 615.984 24029 615.908
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Tabelle 5.27: Peakliste der MALDI-Messung einer Spru¨hpra¨paration an Muskelgewebe der Maus. Mehr-
fachzuordnungen sind aufgrund der unzureichenden Massengenauigkeit mo¨glich. Die Auswahl zeigt mo¨gli-
che Strukturvorschla¨ge. Peak Nr.13 = PC-Kopfgruppe. Peak Nr.37 PE(25:0) als [M + Na]+, nicht
natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.38 = PC(24:3) als [M + NH4]+. Peak Nr.39 = PC(28:2). Peak Nr.40
= PE(34:2). Peak Nr.41 = SM(16:0) als [M +Na]+. Peak Nr.42 = PE(32:2) als [M +K]+. Peak Nr.43
= PC(32:0). Veriﬁzierte Massen: Peak Nr.13, δm = 155.8 ppm. Peak Nr.43, δm = -129.9 ppm.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 5929.490 86.010 5928 85.987
2 6517.376 95.656 6517 95.650
3 7015.174 104.225 7017 104.257
4 7572.985 114.263 7571 114.226
5 8044.085 123.100 8040 123.022
6 8509.588 132.155 8512 132.203
7 8760.465 137.169 8763 137.220
8 9243.310 147.081 9242 147.053
9 9575.846 154.108 9576 154.111
10 9947.702 162.160 9945 162.101
11 10303.711 170.062 10300 169.979
12 10612.091 177.058 10608 176.965
13 10916.476 184.102 10913 184.021
14 11251.465 192.013 11249 191.954
15 11292.433 192.992 11290 192.934
16 11202.190 190.839 11202 190.835
17 12149.043 214.030 12147 213.979
18 12188.340 215.022 12185 214.937
19 12769.799 229.956 12768 229.909
20 12808.681 230.973 12806 230.903
21 13674.857 254.200 13673 254.149
22 14350.275 273.084 14350 273.076
23 15547.914 308.231 15547 308.204
24 16328.892 332.297 16330 332.331
25 17475.375 369.264 17474 369.218
26 18127.318 391.154 18126 391.109
27 18766.383 413.224 18764 413.140
28 19217.168 429.156 19216 429.114
29 21030.105 496.273 21029 496.230
30 21750.219 524.284 21749 524.236
31 22000.189 534.188 22000 534.180
32 22429.498 551.413 22429 551.393
33 23016.559 575.409 23016 575.386
34 23065.492 577.433 23064 577.371
35 23640.514 601.474 23639 601.410
36 23687.549 603.463 23687 603.439
37 23988.117 616.245 23987 616.198
38 24386.188 633.381 24385 633.330
39 25273.365 672.417 25271 672.311
40 26243.756 716.451 26247 716.600
41 26438.762 725.468 26438 725.433
42 26464.250 726.651 26464 726.639
43 26632.305 734.474 26631 734.413
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Tabelle 5.28: Peakliste der MALDI-Messung einer Spru¨hpra¨paration an Muskelgewebe der Maus. Mehrfachzuordnungen
sind mo¨glich, werden explizit aber nicht angegeben. Peak Nr.44 = SM(16:3) als [M + K]+. Peak Nr.45 = PE(36:4). Peak
Nr.46 = SM(16:0) als [M + K]+. Peak Nr.47 = PC(31:0) als [M + Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.48 =
PC(32:0) als [M +Na]+. Peak Nr.49 = PC(31:0) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.50 = PC(34:1). Peak
Nr.51 = SM(18:0) als [M+K]+. Peak Nr.52 = PC(32:0) als [M+K]+. Peak Nr.53 = PC(34:2) als [M +Na]+. Peak Nr.54
= PC(34:1) als [M+Na]+. Peak Nr.55 = SM(22:1). Peak Nr.56 = PC(35:3) als [M +NH4]+, nicht natu¨rlich vorkommend.
Peak Nr.57 = PC(36:1). Peak Nr.58 = PC(35:2) als [M + NH4]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.59 = PC(34:2)
als [M +K]+. Peak Nr.61 = PC(34:1) als [M +K]+. Peak Nr.62 = SM(23:1), nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.63 =
PC(34:0) als [M +K]+. Peak Nr.64 = SM(23:0), nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.65 = PC(35:4) als [M +K]+, nicht
natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.66 = PC(35:3) als [M + K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.67 = PC(36:1) als
[M + Na]+. Peak Nr.68 = PC(37:3) als [M + Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.69 = PC(36:2) als [M + K]+.
Peak Nr.70 = PC(37:0) als [M + NH4]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.71 = PE(40:2) als [M + Na]+ oder mit
geringerer Wahrscheinlichkeit [GalCer22h : 0 + Na]+. Peak Nr.72 = SM(22:0) als [M + K]+. Peak Nr.73 = PC(37:0) als
[M + Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.74 = SM(24:0) als [M + K]+. Peak Nr.75 = SM(27:1), nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.76 = SM(25:0) als [M + K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.77 = SM(28:1). Peak Nr.79
= SM(26:1) als [M + K]+. Peak Nr.80 = SM(26:0) als [M + K]+. Peak Nr.81 = SM(27:1) als [M + K]+, nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.82 = SM(27:0) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.83 = SM(30:1). Peak Nr.84 =
SM(29:1) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.85 = PC(44:1) als [M +Na]+. Peak Nr.86 = SM(29:0) als
[M + K]+, nicht natrlich vorkommend (weiteres siehe Anhang). Verifizierte Masse: Peak Nr.50, δm = -114.5 ppm.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
44 26653.697 735.473 26653 735.440
45 26763.043 740.588 26759 740.399
46 26782.369 741.494 26781 741.430
47 26805.900 742.598 26808 742.697
48 27100.418 756.484 27100 756.465
49 27142.584 758.483 27141 758.408
50 27185.041 760.498 27184 760.449
51 27374.182 769.508 27373 769.451
52 27436.197 772.473 27435 772.416
53 27603.271 780.491 27602 780.430
54 27644.881 782.494 27644 782.452
55 27708.168 785.546 27707 785.490
56 27748.326 787.485 27747 787.421
57 27769.818 788.524 27770 788.533
58 27790.215 789.511 27789 789.452
59 27933.467 796.458 27932 796.387
60 27954.566 797.484 27953 797.408
61 27974.957 798.476 27974 798.430
62 27996.076 799.504 27995 799.452
63 28016.021 800.476 28015 800.426
64 28037.016 801.499 28036 801.450
65 28139.385 806.498 28137 806.381
66 28180.811 808.525 28179 808.437
67 28221.428 810.516 28221 810.495
68 28424.004 820.478 28422 820.379
69 28505.195 824.488 28504 824.429
70 28444.225 821.476 28443 821.416
71 28465.025 822.503 28463 822.403
72 28526.975 825.566 28526 825.517
73 28545.943 826.505 28545 826.458
74 29089.301 853.626 29089 853.610
75 29129.037 855.626 29128 855.574
76 29364.893 867.549 29364 867.503
77 29405.109 869.590 29405 869.584
78 29464.043 872.586 29463 872.532
79 29602.617 879.649 29602 879.618
80 29642.650 881.695 29642 881.662
81 29874.746 893.604 29874 893.566
82 29912.871 895.568 29912 895.523
83 29952.625 897.618 29952 897.586
84 30414.738 921.620 30413 921.529
85 30432.963 922.573 30433 922.575
86 30452.930 923.618 30452 923.569
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Spru¨hpra¨paration an Muskelgewebe der Maus














































































































































































































Abbildung 5.81: Quergestreiftes Muskelgewebe der Maus. Spraypra¨paration mit 2,5-DHB-Matrix. Summenspektrum aus 89
Einzelspektren von verschiedenen Messstellen. (a) U¨bersicht, (b - d) Ausschnitte von (a).
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(a) (b)
(c)
Abbildung 5.82: (a) Rangvergleich Trichine gegen Mausgewebe (Spru¨hpra¨paration). (b) Trichine gegen Mausgewebe (Dried
droplet-Pra¨paration). (c) Mausgewebe (Spru¨hpra¨paration) gegen Mausgewebe (Dried droplet-Pra¨paration). (d) Rangdiﬀe-
renz nach Datenpunkten.
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5.5.3 Mikrosondenmessungen an humanen Einzelzellen
Spru¨hpra¨paration an Eukaryotenzellen
(a)











































































Abbildung 5.83: MALDI-MS an einzelnen Eukaryotenzellen nach Pra¨paration aus Zellkulturen. Spraypra¨paration mit 2,5-
DHB-Matrix. (a) A498-Zellen, (b) T2-Zellen. In den Spektren sind, wegen der besseren U¨bersichtlichkeit, nicht alle Peaks
markiert.
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Abbildung 5.84: Rangdiﬀerenz-Plot der Zellkulturmessungen im Massenintervall m/z 700 - m/z 900. (b) Rangdiﬀerenz.
Die vergleichenden Messungen an den beiden humanen Zellpra¨parationen zeigt eine deutliche Ver-
teilung von strukturbildenden Phospholipiden (siehe auch Massetabellen im Anhang). Hierbei sind Un-
terschiede zwischen den Zelllinien feststellbar, die aber nicht eindeutig auf z.B. einen speziﬁschen Mem-
branaufbau zuru¨ckzufu¨hren sind, obwohl dies aufgrund der sehr verschiedenen Aufgaben der untersuchten
Zellen im Organismus (A498 = Nierenzellen, T2 = Hybridomazellen, Blut) nicht unwahrscheinlich er-
scheint. Die Bildung der Rangdiﬀerenzen zeigt hier, abweichend zu den anderen Plots in diesem Abschnitt,
keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Diﬀerenzen in niedrigen bzw. hohen Datenpunkten
(rote durchgezogene Trendlinie).
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Tabelle 5.29: Peakliste der MALDI-Messung an A498-Zellen. Mehrfachzuordnungen sind mo¨glich, werden
explizit aber hier nicht angegeben. Peak Nr.7 = PC(26:3) als [M + K]+. Peak Nr.8 = PC(26:0) als
[M +K]+. Peak Nr.9 = PC(30:1). Peak Nr.10 = PC(28:3) als [M +K]+. Peak Nr.11 = PC(31:2), nicht
natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.12 = PC(29:1) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.13
= PC(32:1). Peak Nr.14 = PC(30:1) als [M+K]+. Peak Nr.15 = PC(32:1) als [M+Na]+. Peak Nr.16 =
PC(31:1) als [M+K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.17 = PC(32:2) als [M+K]+. Peak Nr.18 =
PC(33:2) als [M+K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.19 = PC(33:1) als [M+K]+, nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.20 = PC(34:2) als [M+K]+. Peak Nr.21 = PC(35:2) als [M+K]+, nicht natu¨rlich
vorkommend. Peak Nr.22 = PC(36:2) als [M +K]+. Peak Nr.23 = PC(38:1) als [M +Na]+. Peak Nr.24
= PC(38:2) als [M + K]+. Peak Nr.25 = PC(39:2) als [M + K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak
Nr.26 = PC(41:1) als [M + Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.27 = SM(27:0) als [M + K]+,
nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.28 = SM(28:0) als [M + K]+.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 14089.960 518.429 14089 518.392
2 14561.918 537.103 14561 537.066
3 14910.268 551.098 14909 551.047
4 15302.733 567.081 15302 567.051
5 15689.970 583.075 15689 583.035
6 17469.066 659.415 17468 659.368
7 17629.674 666.538 17629 666.508
8 18120.518 688.543 18119 688.475
9 18473.133 704.572 18472 704.520
10 18603.113 710.527 18603 710.522
11 18734.486 716.571 18734 716.549
12 18995.393 728.651 18994 728.586
13 19079.256 732.555 19078 732.497
14 19295.670 742.679 19298 742.788
15 19552.066 754.762 19552 754.759
16 19593.672 756.732 19592 756.653
17 19848.281 768.844 19848 768.830
18 20138.258 782.755 20139 782.791
19 20180.250 784.780 20178 784.671
20 20430.746 796.913 20429 796.828
21 20716.643 810.874 20717 810.892
22 21001.598 824.910 21001 824.881
23 21283.264 838.903 21283 838.890
24 21563.230 852.928 21563 852.916
25 21841.273 866.971 21840 866.906
26 22116.707 880.996 22117 881.011
27 22390.926 895.070 22389 894.971
28 22660.820 909.032 22661 909.041
29 53129.332 3179.747 53128 3179.618
30 54779.629 3342.050 54778 3341.887
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Tabelle 5.30: Peakliste der MALDI-Messung an T2-Zellen. Peak Nr.1 = PC-Kopfgruppe. Peak Nr.13 =
PE(24:4). Peak Nr.15 = SM(12:0) als [M + K]+. Peak Nr.16 = PC(30:0). Peak Nr.17 = PC(30:0) als
[M + Na]+. Peak Nr.18 = PC(32:0). Peak Nr.19 = PC(32:0) als [M + Na]+. Peak Nr.20 = PC(34:1)
als [M + Na]+. Peak Nr.21 = PC(36:2) als [M + Na]+. Peak Nr.22 = PC(36:1) als [M + Na]+. Peak
Nr.23 = SM(23:0) als [M +K]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Veriﬁzierte Massen: Peak Nr.1, δm =
394.8 ppm. Peak Nr.18, δm = 243.1 ppm.
Nr. Label [dp] [u] Max. [dp] [u]
1 3408.208 184.146 3407 184.118
2 9534.779 355.178 9534 355.153
3 9717.770 361.143 9717 361.118
4 10141.028 375.130 10140 375.096
5 10621.315 391.323 10621 391.312
6 11259.514 413.370 11259 413.352
7 12048.183 441.449 12047 441.406
8 12810.958 469.484 12810 469.448
9 13446.319 493.495 13446 493.483
10 14090.912 518.467 14090 518.431
11 14564.143 537.192 14563 537.146
12 14912.354 551.182 14912 551.168
13 15427.324 572.203 15426 572.148
14 17563.074 663.580 17563 663.576
15 18056.209 685.640 18056 685.630
16 18519.770 706.706 18519 706.670
17 18996.857 728.719 18996 728.679
18 19126.266 734.748 19125 734.689
19 19594.256 756.760 19593 756.700
20 20138.404 782.762 20139 782.791
21 20674.004 808.784 20673 808.735
22 20715.191 810.803 20714 810.745
23 21294.508 839.464 21294 839.439
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5.5.4 Mikrosondenmessungen an Hefezellen
Die Qualita¨t der nach einer Spru¨hpra¨paration erhaltenen Spektren von Hefezellen (S. cerevisiae) ist
zuna¨chst u¨berraschend. Es zeigen sich sowohl im niedrigen, als auch im mittleren und im ho¨heren Mas-
senbereich auswertbare Peaksignale, die eindeutig organischen Ursprungs sind. Bei den (relativ) hohen
Massen handelt es sich dabei sehr wahrscheinlich um Oligosaccharide aus der Zellwand. Die Signale im
niedrigen Massenbereich sind sehr wahrscheinlich Phospholipiden zuzuordnen, die aus der Zellmembran
stammen (siehe auch Massetabellen im Anhang). Aufgrund der unzureichenden Massengenauigkeit der
vorliegenden Messungen kann aber keine abschliessend eindeutige Identiﬁzierung erfolgen.
In einer Reihe von weiteren Messungen u.a. an Extrakten aus getrockneten Hefezellen, konnte nach
einem bekannten Protokoll [302] eine Zuordnung der einzelnen Spektrenbestandteile aus Abbildung 5.85
zu Zellwand und Zellmembran erfolgen. Eine Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB erwies sich hier
bei allen Messungen als die geeignetste Pra¨parationsmethode, einerseits hinsichtlich eines guten SNR,
wie andererseits einer homogenen Abdeckung aller Pra¨paratbestandteile.
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Saccharomyces cerevisiae







































































































































































Abbildung 5.85: (a) Reﬂektronmessung: Summenspektrum aus 119 Einzelspektren von einer Messstelle. (b) Ausschnitt aus
(a). (c) Linearmessung an einer Hefezellpra¨paration (Spru¨hpra¨paration mit 2,5-DHB). Summenspektrum aus 41 Einzelspek-
tren an einer Messstelle.
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Tabelle 5.31: Peakliste 1: Spru¨hpra¨paration an Hefezellen. Peak Nr.2 = PC-Kopfgruppe. Peak Nr.42 =
[Hex2 + Na]+. Veriﬁzierte Masse: Peak Nr.2, δm = 400.3 ppm.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 4580.594 154.020 4574 153.879
2 5929.452 184.147 5929 184.136
3 6260.833 191.960 6258 191.893
4 6301.794 192.937 6303 192.966
5 6515.397 198.072 6517 198.111
6 6556.084 199.058 6554 199.007
7 7160.750 213.996 7160 213.977
8 7200.990 215.010 7204 215.085
9 7433.694 220.916 7433 220.899
10 7710.857 228.056 7709 228.008
11 7746.877 228.992 7748 229.022
12 7783.543 229.947 7784 229.959
13 7821.948 230.950 7820 230.899
14 8271.595 242.848 8271 242.832
15 8314.556 244.001 8313 243.959
16 8348.487 244.913 8346 244.846
17 8384.271 245.877 8385 245.896
18 8423.093 246.924 8423 246.922
19 8540.081 250.095 8539 250.066
20 8791.059 256.966 8789 256.909
21 8934.476 260.934 8933 260.893
22 9041.780 263.923 9040 263.873
23 9365.324 273.038 9363 272.972
24 9574.711 279.019 9574 278.999
25 9719.854 283.203 9718 283.149
26 9916.439 288.920 9914 288.849
27 10018.292 291.904 10018 291.896
28 10123.637 295.007 10119 294.870
29 10232.980 298.245 10232 298.216
30 10324.909 300.981 10324 300.954
31 10571.013 308.367 10570 308.336
32 10669.234 311.339 10668 311.302
33 11303.859 330.890 11302 330.832
34 11369.297 332.940 11367 332.868
35 11536.833 338.217 11534 338.127
36 11621.104 340.887 11621 340.884
37 11724.906 344.190 11724 344.161
38 11842.049 347.937 11840 347.871
39 12004.900 353.179 12005 353.183
40 12222.179 360.235 12222 360.229
41 12309.581 363.093 12309 363.074
42 12367.900 365.006 12367 364.977
43 12485.612 368.883 12486 368.896
44 12586.508 372.222 12585 372.172
45 12668.908 374.961 12663 374.764
46 12845.215 380.854 12846 380.880
47 13200.468 392.867 13199 392.817
48 13416.639 400.269 13415 400.212
49 13590.559 406.274 13589 406.220
50 13664.943 408.856 13665 408.858
51 13693.430 409.847 13693 409.832
52 13789.641 413.203 13789 413.180
53 13990.333 420.247 13989 420.200
54 14175.733 426.807 14175 426.781
55 14204.852 427.842 14205 427.847
56 14238.746 429.048 14240 429.093
57 14270.299 430.173 14267 430.055
58 14512.643 438.858 14512 438.835
59 14576.592 441.165 14577 441.179
60 15224.926 464.889 15223 464.818
61 15384.358 470.818 15385 470.842
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Tabelle 5.32: Peakliste 2: Spru¨hpra¨paration an Hefezellen. Peak Nr.88= PC(26:1). Peak Nr.92= PC(26:1) als [M+Na]+.
Peak Nr.95 = PC(26:0) als [M + K]+. Peak Nr.99 = PC(29:1) als [M +Na]+, nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.100
= PC(31:2), nicht natu¨rlich vorkommend. Peak Nr.101 = PC(32:2). Peak Nr.102 = PC(32:2) als [M +Na]+. Peak Nr.103
= PC(34:2). Peak Nr.104 = PC(32:2) als [M + K]+. Peak Nr.105 = PC(34:2) als [M + Na]+. Peak Nr.106 = PC(34:2)
als [M + K]+. Peak Nr.108 = SM(23:0) als [M + K]+, nicht natu¨rlich vorkommend.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
62 16002.378 494.157 16002 494.143
63 16356.707 507.793 16356 507.766
64 16521.541 514.199 16521 514.178
65 16918.477 529.792 16918 529.773
66 17107.344 537.293 17106 537.239
67 17231.730 542.261 17230 542.192
68 17357.215 547.297 17356 547.248
69 17443.801 550.786 17443 550.753
70 17578.873 556.249 17578 556.214
71 17654.475 559.319 17653 559.259
72 17802.889 565.371 17803 565.375
73 17861.525 567.770 17860 567.708
74 17922.604 570.276 17922 570.251
75 18044.438 575.289 18044 575.271
76 18311.547 586.357 18311 586.334
77 18480.336 593.406 18479 593.350
78 18740.842 604.367 18739 604.289
79 18929.920 612.385 18929 612.346
80 18978.775 614.466 18976 614.348
81 19257.076 626.384 19256 626.338
82 19302.625 628.346 19302 628.319
83 19350.391 630.406 19350 630.389
84 19398.176 632.471 19397 632.420
85 19535.246 638.412 19536 638.445
86 19582.408 640.462 19581 640.401
87 19629.240 642.502 19628 642.448
88 19759.369 648.185 19758 648.126
89 19902.230 654.454 19901 654.400
90 19992.135 658.415 19990 658.321
91 20038.557 660.464 20037 660.396
92 20262.201 670.384 20260 670.286
93 20395.977 676.352 20396 676.353
94 20532.176 682.456 20531 682.403
95 20666.693 688.511 20665 688.435
96 20841.885 696.438 20841 696.398
97 20886.240 698.452 20885 698.396
98 20907.223 699.406 20906 699.350
99 21191.213 712.379 21192 712.415
100 21276.996 716.321 21274 716.183
101 21580.469 730.354 21579 730.286
102 22049.049 752.289 22048 752.240
103 22177.156 758.343 22176 758.288
104 22386.326 768.279 22385 768.216
105 22637.643 780.303 22638 780.320
106 22968.518 796.275 22968 796.250
107 23100.504 802.692 23101 802.716
108 23849.215 839.578 23846 839.418
109 24207.082 857.502 24206 857.447
110 24759.279 885.530 24758 885.464
111 25302.697 913.552 25301 913.464
112 25821.180 940.695 25820 940.633
113 26880.389 997.381 26879 997.306
114 29237.674 1129.489 29237 1129.450
115 32180.293 1305.926 32181 1305.970
116 33318.484 1377.604 33317 1377.510
117 33586.047 1394.732 33586 1394.729
118 33770.688 1406.613 33769 1406.505
119 34249.539 1437.661 34249 1437.626
120 34585.668 1459.658 34585 1459.614
121 35010.727 1487.714 35010 1487.665
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Tabelle 5.33: Nominelle Peakmassen der potentiellen Glycane aus der Vermessung von Hefezellen (Abbil-
dung 5.85 c). Signale i.d.R. als [M + X ]+ mit X = Na+, K+, NH+4 .
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5.5.5 Fazit
Es zeigte sich im Laufe der Versuche, daß bereits ohne vorausgehenden Verdau der Proben zumindest
eine eingeschra¨nkte MALDI-MS-Analytik mo¨glich ist, da einige Signalmuster bezogen auf die untersuch-
ten Spezies (relativ) nur mit geringen Unterschieden vorkommen. Hierbei handelt es sich hauptsa¨chlich
um Signale von Phospholipiden im Intervall von m/z 500 u bis m/z 1000 u. Eine einfache und eﬀektive
Art eines automatischen Mustervergleiches bietet hier die Generierung von Ranglisten und Ranglisten-
vergleichen als Vorstufe zu einer weiterfu¨hrenden Ranganalyse [303]. Eine diﬀerenzierte Ranganalyse
ist in dieser Arbeit aber nicht durchgefu¨hrt worden. Neben dem direkten Vergleich der Spektren wird
durch die Bildung von Rangdiﬀerenzen eine Identiﬁzierung erster Hinweise auf A¨hnlichkeiten zwischen
Signalmustern in Spektren mo¨glich, ohne dabei eine exakte Kenntnis u¨ber die chemische Struktur der be-
teiligten Analyte vorauszusetzen. Die exakte Identiﬁzierung chemischer Unterschiede bedingt i.d.R. zuvor
die eindeutige Kenntnis der einzelnen chemischen Ionenspezies, was wiederum nur mittels hochauﬂo¨sen-
der Massenspektrometrie zu leisten ist. Eine exakte Identiﬁzierung chemischer A¨hnlichkeit bleibt deshalb
bei komplexen nativen Proben in jedem Fall einem direkten Vergleich der MS-Daten z.B. mit veriﬁzierten
MS-Referenzdaten vorbehalten, an die sich dann weitere statistische Methoden anschliessen ko¨nnen. In
der Analyse zeigte sich, daß die Pra¨parationstechnik einen u¨beraus großen Einﬂuss auf die ”A¨hnlichkeit“
der Spektren in nahezu identischen Proben hat. Beispielhaft wurde dies an den nativen biologischen Ge-
webeschnitten einer Maus gezeigt. Ein Abgleich der Spektrendaten mit theoretischen Ionenmassen von
Phospholipidvertretern (siehe Anhang) zeigt einige (wenige) U¨bereinstimmungen, deren sichere Identiﬁ-
zierung letztlich (nur) an zwei Phospholipiden mo¨glich war. Es handelt sich dabei um die Lecithine PC
(32:0) und PC (34:1). Diese Phospholipide sind Bestandteil tierischer Zellmembrane und konnten auch in
den vermessenen Pilzproben (S. cerevisiae) gefunden werden. Vor allem die Quasimoleku¨lionen mit Na-
trium und Kalium sowie die PC-Kopfgruppe sind bei Messungen mit kleinem Laserfokus (d ≈ 1 µm) zur
bildgebenden Darstellung mit einer ra¨umlichen Auﬂo¨sung im einstelligen Mikrometermaßstab geeignet.
Es zeigte sich bei diesen Vergleichen, daß bereits ohne chemische Zusatzinformation eine eingeschra¨nk-
te Regressionsanalyse der geordneten Datenpunktintensita¨ten sinnvolle Ergebnisse erzeugt. Da bei den
untersuchten Proben teilweise unterschiedliche Funktionalita¨ten vorliegen (Zellen aus diﬀerenziertem Ge-
webe, Einzeller), muss davon ausgegangen werden, daß mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein evolutiver
Zusammenhang bei erhaltenen A¨hnlichkeiten besteht. Interessant ist, wie bereits gesagt, daß Pra¨pa-
rationstechniken einen Einﬂuss auf die Analyse haben. Der Vergleich von Spru¨h- mit Dried droplet-
Pra¨parationen zeigt, daß hier zumeist aufgrund sehr unterschiedlicher Intensita¨ts- und SNR-Verteilungen
Abweichungen in den nach Datenpunkten geordneten Ra¨ngen auftreten. Vergleicht man die zentroiden
Peakmassen in den erhaltenen MALDI-TOF-Spektren mit den theoretischen Massen in Frage kommender
Moleku¨lionen bestimmter Substanzklassen, so wird deutlich, daß zu einer eindeutigen Strukturbestim-
mung, bis auf wenige Ausnahmen, hochauﬂo¨sende Spektrometer (R  30000) mit sehr geringer Massen-
abweichung und ggf. zusa¨tzlich MSMS-Messungen no¨tig sind (Massetabellen im Anhang). In nahezu allen
Spektren in denen Phospholipide auftreten, zeigt sich eine ”Doppelbindungsverteilung“ der Gestalt, daß
neben der Peakverteilung von Lipiden mit mindestens einfach ungesa¨ttigten Fettsa¨ureketten auch die
Vertreter mit den gesa¨ttigten Fettsa¨ureketten vorkommen (∆m ≈ 2 Da). Ebenso tritt ha¨uﬁg eine Serie
mit ∆m ≈ 28 Da auf (C2H4-Diﬀerenz). Dies entspricht den Erwartungen bei einer komplexen Lipidzu-
sammensetzung und nicht vorgetrennten Proben.
Der gefundene Einﬂuss der Pra¨parationstechniken auf die Analyse hat daru¨berhinaus Bedeutung bei
einer bildgebenden Analytik. Dried droplet-Pra¨parationen neigen bekanntermaßen zu einer Hot-Spot-
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Bildung im Pra¨parat, homogene Spru¨hpra¨parationen ko¨nnen dagegen sehr gut die relative Intensita¨ts-
verteilung von Analyten in nativen biologischen Proben abbilden und eignen sich deshalb hervorragend
zur Anwendung bei bildgebenden Mikrosonden-Messungen, wie hier im na¨chsten Abschnitt gezeigt wer-
den wird. Die sehr einfache Methode einer intensita¨tsabha¨ngigen Rangbildung der Datenpunkte in einem
Spektrum ermo¨glicht eine erste (schnelle) und von einem tieferen Versta¨ndnis der chemischen Zusam-
mensetzung der erhaltenen Signale zuna¨chst unabha¨ngige Mo¨glichkeit zum Vergleich von Massenspektren,
auch wenn diese an unterschiedlichen Spektrometern aufgenommen wurden. Die Rangbildung ergibt hier-
bei einen von der tatsa¨chlichen Intensita¨t in den Spektren freigemachten Datensatz, der ggf. aber auch
zu einer weiteren Verarbeitung (z.B. einer Peakerkennung) herangezogen werden kann. U¨ber die Bil-
dung der absoluten oder relativen Rangdiﬀerenzen kann eine Mustererkennung durchgefu¨hrt werden. Da
bei der Diﬀerenzbildung der Rang-Spektren die U¨bereinstimmung der Datenpunkte bei einem Vergleich
mit erkannten Peaks aus den Intensita¨ts-Spektren sehr genau sein muss, ist es hier hilfreich neben dem
markierten (virtuellen) Datenpunkt aus einem Intensita¨ts-Spektrum, auch den Datenpunkt mit der Max-
imalintensita¨t in einem erkannten Peak zu betrachten. Aufgrund der großen Anzahl der Datenpunkte
in einem Spektrum bzw. bereits in einem Spektrenauschnitt ist eine weitere manuelle Bearbeitung und
Bewertung i.d.R. nicht mo¨glich. Es bieten sich hier eine Reihe von weiterfu¨hrenden multivariaten statis-
tischen Verfahren an, die in einer Vielzahl kommerzieller Programme enthalten sind, die in dieser Arbeit
aber nicht eingesetzt wurden.





Bei den hier dargestellten Ergebnissen handelt es sich um MALDI-Proben, die auf unterschiedlichen
Targetmaterialien aufgebracht und am Spektrometer LAMMA 2000 bildgebend vermessen werden. Die in
die Silizium-Wafer gea¨tzten Mikrostrukturen (siehe S. 169) eignen sich besonders zum Auftrag artiﬁzieller
Proben mit der Methode des Spru¨hens. Alle anderen Matrixpra¨parationsverfahren, wie z.B. dried droplet
oder auch das Druckverfahren, eignen sich nicht zu einer vergleichbar guten Darstellung der Strukturen
mittels der bildgebenden Massenspektrometrie. In den Abbildungen 6.1 und 6.4 sind zuna¨chst Messungen
dokumentiert, bei denen es sich um reine Matrixpra¨parationen, mit der Substanz 2,5-DHB handelt. Diese
zeigen die prinzipielle Leistungsfa¨higkeit bei der Abbildung von Strukturen vergleichbarer Gro¨ße und
Form, anhand von Messungen am Spektrometer LAMMA 2000. Hierbei werden, bis auf wenige bekannte
und prinzipiell vermeidbare Artefakte, realita¨tstreue Darstellungen der vermessenen Objekte erzeugt.
6.1.1 Abbildung von Hohlraumlinien nach Spru¨hpra¨paration
In Abbildung 6.1 sind die gea¨tzten Linienstrukturen zu erkennen. Es handelt sich bei dem vermesse-
nen Bereich um einen Randbereich, der an den vertikalen Flanken keine gea¨tzten Strukturen aufweist
(siehe Abbildung 6.2). Innerhalb der in die Tiefe gehenden Linien-Hohlra¨ume bleibt die wa¨hrend der
Spru¨hpra¨paration aufgebrachte und auskristallisierte Marix auch nach einer mechanischen Oberﬂa¨chen-
reinigung mit einem feinen wenige Millimeter großen Chloropren-Kautschukstreifen (Neopren) erhalten.
Die Oberﬂa¨chenreinigung wird dabei unter lichtmikroskopischer Kontrolle durchgefu¨hrt. Die Ioneninten-
sita¨tsverteilungsbilder der Spalten (a) bis (c) in Abbildung 6.1 zeigen dabei in absteigender Reihenfolge
Verteilungen der 2,5-DHB-Massensignale m/z 137, m/z 154 und m/z 273. Sie stellen drei unmittelbar
benachbarte Bereiche dar, die nacheinander und an derselben Pra¨paration aufgenommen wurden. Die
Rasterrichtung verla¨uft in allen Darstellungen von links nach rechts und von oben nach unten. Diese
Rasterorientierung wird in ULISSES als regula¨r bezeichnet. Die Ionenintensita¨tsverteilungsbilder in Ab-
bildung 6.1 lassen keine Artefakte erkennen. Die Stege an der Oberﬂa¨che des Wafers werden mit ca. 5
µm und die Breite der gea¨tzten Linien werden mit ca. 15 µm, durch die Ionenintensita¨tsverteilungsbilder
der Infokusmessungen, korrekt dargestellt.
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Tabelle 6.1: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.1.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -1.96 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 90 µJ
Abschwa¨chung : 32
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Puls-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Scangeschwindigkeit : ca. 8 Hz
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨hpra¨paration, modiﬁziert
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Spru¨kammervordruck ca. 1 bar
Umgebungsgas : Stickstoﬀ
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Abbildung 6.1: Darstellung der in einen Siliziumwafer gea¨tzten Linien durch Ionenintensita¨tsverteilungsbilder der Matrix-
signale m/z 137 (R), 154 (G), 273 (B) in den ersten drei Zeilen sowie RGB-U¨berlagerungsbilder der Spalten (a - c) in der
letzten Zeile. Aufnahme am Spektrometer LAMMA 2000 mit zentrischer Laserjustierung. Pixelgro¨ße = 1 µm.
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Abbildung 6.2: Epiﬂuoreszenz der Matrix 2,5-DHB in den gea¨tzten Linienstrukturen des verwendeten Silizium-Wafer. Er-
kennbar ist die vereinzelte Randlage dreier Linienhohlra¨ume. Zur Gro¨ßenorientierung siehe auch Abbildung 4.18, S. 169.
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6.1.2 Abbildung von Hohlraumlinien nach Dried droplet-Pra¨paration
In einem weiteren Versuch ist untersucht worden, ob die Linienhohlra¨ume ada¨quat durch Signale von
Peptidionenverteilungen dargestellt werden ko¨nnen. Hierbei ist zur Pra¨paration eine Art Dried droplet-
Methode verwendet worden. Da die Spru¨hpra¨paration Matrix und Analyte u¨ber einem Pra¨parat gleich-
ma¨ßig verteilt, ist sie bei Verwendung von Lo¨sungen mit Peptidkonzentrationen um c ≈ 10−4 M und
einem eﬀektiven Auftrag von ca. 30 %, der auf das Spru¨hvolumen bezogenen Masse, sehr ineﬀektiv bzw.
teuer. Da die Desorptions-/Ionisierungsbedingungen von der Waferoberﬂa¨che zudem deutlich schlechter
sind, als von entsprechenden goldbeschichteten Probentra¨gern, ist eine Methode, die dagegen zu lokaler
Konzentrierung der Analyte neigt hier klar von Vorteil, soweit eine Befu¨llung der Hohlraumlinien mit
geeigneten Lo¨sungsmitteln sichergestellt werden kann. In Abbildung 6.3 sind die Ergebnisse der rasternden
Vermessung der modiﬁzierten Dried droplet-Pra¨parationmit einer 2,5-DHB/Melittin-Lo¨sung zu erkennen.
Das Messraster ist dabei gegenu¨ber der vertikalen Linienstruktur, in etwa um einen Winkel von ∠ = 4◦
verschoben, d.h. die Linien werden schra¨g von links unten nach rechts oben abgebildet. Diese Anordnung
vermindert das laterale Auﬂo¨sungsvermo¨gen der Methode. In Teilbild (a) ist deutlich zu erkennen, daß die
Matrixsignale im Sa¨ttigungsbereich der Empﬁndlichkeitseinstellung des Transientenrekorders, bei einer
Auswahl von 40 mV im Vollausschlag, liegen. Die Einstellung entspricht der ho¨chsten Sensitivita¨t der
verwendeten Transientenrekorderelektronik.
Tabelle 6.2: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.3.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -1.96 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 50 µJ
Abschwa¨chung : 40
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Puls-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Analyt : Melittin
Molmasse : 2845 Da
Summenformel : C99H155N31O23
Konzentration : 1.0 ·10−4 M
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 3:7 (v/v)
Pra¨parationsvolumen : 8.5 µl
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 10 mg/ml
Lo¨sungsmittel : Aceton/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Dried droplet, modiﬁziert
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Atmospha¨rendruck
Umgebungsgas : Luft
Pra¨parationszeit : ca. 1 min.
Target : strukturierter Silizium-Wafer




(b) hoch (b) niedrig
Abbildung 6.3: Peptidmessung in Linienstrukturen des Silizium-Wafer. (a) Signalintensita¨tsverteilung 2,5-DHB m/z 137,
(b) Signalintensita¨sverteilung Melittin m/z 2845 und (c) U¨berlagerung der Massesignale m/z 137 und m/z 2845. Untere
Reihe: Intensita¨tsverteilung der Melittinsignale. Linkes Bild: relativ hohe Signalintensita¨ten (I > 0.5 x Imax, rechtes Bild:
relativ niedrige Signalintensita¨ten (I  0.5 x Imax).
In der Abbildung (b) ist die Verteilung des Peptides Melittin, anhand der detektierten Signalintensita¨t
der nominalen Masse m/z 2845 u, zu erkennen. Unterteilt man den Intensita¨tsbereich (40 mV Vollaus-
schlag) in hohe (> 50 % max. Intensita¨t) und niedrige ( 50 % max. Intensita¨t) Intensita¨ten und stellt
die Ergebnisse als spektrales Falschfarbenbild dar, so wird deutlich, daß die intensivsten Signale aus dem
seitlichen Bereich der Hohlraumlinienpra¨paration stammen (gelbe Pixel in c). Vermutlich ha¨ngt dies mit
dem Verlauf der Matrixkristallisation und Einlagerung von Peptiden zusammen.
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6.1.3 Abbildung von Hohlraumkreuzen nach Spru¨hpra¨paration
Die in Abbildung 6.4 erkennbaren Darstellungen zeigen anhand der Matrixmassensignale m/z 137 (a.1,
b.1, c.1) und m/z 273 (a.2, b.2, c.2) sowie der Verteilung des leichten Kaliumisotops (a.3, b.3, c.3) die
kreuzfo¨rmigen A¨tzstrukturen der vermessenen Silizium-Wafer (siehe auch Abb. 4.18). Die Pra¨paration ist
in diesem Fall nicht durch eine nachtra¨gliche mechanische Oberﬂa¨chenreinigung vera¨ndert worden. In den
Bildern sind deshalb auch außerhalb der gea¨tzten Hohlraumstrukturen Matrixsignale feststellbar. Insge-
samt wird anhand der detektierten Massensignale die Struktur, der zuvor lichtmikroskopisch vermessenen
kreuzfo¨rmigen A¨tzungen, bis auf die hier im linken Bildbereich vertikal auftretenden Artefakte deutlich
erkennbar. Die Kreuzstruktur erscheint in den Abbildungen aber auch vertikal in die La¨nge gezogen. Die-
se Verzerrung basiert zum Teil auch auf der Asymmetrie des Laserpulsproﬁles, wird aber hauptsa¨chlich
durch die mechanisch unterstu¨tzte Positionsarretierung der Piezokristalle, bei einer zu starren Klemmung
der Elektrode hervorgerufen (Asymmetrie  1.19, siehe Tabelle 4.6, S.150). Der eintretende Eﬀekt wird
auch durch die Wahl der Rasterrichtung beeinﬂusst (regular, irregular). Es handelt sich um Aufnahmen,
bei denen die Probenebene in der Na¨he des oberen Endes des Rayleighbereiches liegt. Der voreingestellte
Rasterbereich von 100 µm x 100 µm erzeugt deshalb hier reale Ablationsmaße, die einer Rasterﬂa¨che von
ca. 68 µm x 56 µm entsprechen.
Tabelle 6.3: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.4.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -1.96 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 92 µJ
Abschwa¨chung : 32
ND-Filter : 11 %-Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Schuss-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨hpra¨paration
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Spru¨hgasvordruck 1 bar
Umgebungsgas : Stickstoﬀ
Pra¨parationszeit : ca. 20 min.
In Abbildung 6.5 sind logische Operationen mit den Signalintensita¨ten der Messungen aus der Spal-
te (a) gezeigt. Zum Vergleich ist das lichtmikroskopische Auﬂichtbild des Rasterbereiches dargestellt.
Die logischen Operationen der Matrixsignale m/z 137 (a.1) und m/z 273 (a.2) zeigen einerseits, daß
geringfu¨gige Positionsunterschiede im Auftreten der Signale bestehen. U¨berlagert man beide Signale im
Bild der Gestalt, daß entweder nur Pixel mit einer Intensita¨t dargestellt werden die immer beide Signale
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Abbildung 6.4: Darstellung der in einen Siliziumwafer gea¨tzten Kreuzstrukturen anhand der Ionenintensita¨tsverteilungsbil-
der der Matrixsignale m/z 137 (R), 273 (G) und des Kaliumsignales m/z 39 (B) sowie RGB-U¨berlagerungsbilder unmittelbar
benachbarter Strukturen (a - c). Aufnahme am Spektrometer LAMMA 2000 mit zentrischer Laserjustage. Pixelgro¨ße =
1 µm.
enthalten (AND) oder aber alle Pixel die mindestens ein Signal, entweder m/z 137 oder m/z 273 (OR)
enthalten, vera¨ndert sich im Wesentlichen die A¨hnlichkeit der abgebildeten Strukur nicht. Stellt man
dagegen nur die Pixelintensita¨ten dar, die (ausschließlich) entweder die eine oder die andere Intensita¨t
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enthalten, verbleibt dagegen lediglich der Umriss der gea¨tzten Struktur erhalten. Aufgrund der deutli-
chen Sa¨ttigung der Kaliumsignale wirkt sich das Kriterium, das nur Summenpixelintensita¨ten dargestellt
werden die beide Matrixsignale und zusa¨tzlich ein Kaliumsignal aufweisen ebenfalls gering aus.
VIS-Auﬂicht PSF
(a.1) AND (a.2) (a.1) OR (a.2) (a.1) XOR (a.2)
(a.1 AND a.2) AND a.3 PSF .
Abbildung 6.5: Logische Operationen an den Aufnahmen der Spalte (a) aus Abbildung 6.4: (a.1) AND (a.2); (a.1) OR (a.2);
(a.1) XOR (a.2) sowie (a.1 AND a.2) AND [K]+.
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Bei allen rasterndenMALDI-Messungen an den gea¨tzten Silizium-Wafern konnten auch bei gleichma¨ßi-
ger Bedeckung der intakten Waferoberﬂa¨che um die Mikrohohlraumstrukturen herum, relativ starke Io-
nensignale nur am Randbereich oder innerhalb der Hohlraumstruktur erhalten werden. Eine Ausnahme
stellen Signale von Natrium- und/oder Kaliumionen dar, wenn mit der empﬁndlichsten Einstellung des
Transientenrekorders gemessen wird (40 mV Vollausschlag). Hierbei erreichen Na/K-Ionen innerhalb der
Hohlraumstrukturen den Sa¨ttigungsbereich – ihre Peakintensita¨t wird abgeschnitten. Eine i.d.R. recht
aufwendige Reinigung der Waferoberﬂa¨che von aufgebrachter Matrix, stellte sich im Laufe der Messungen
(bei den meisten Fragestellungen) als nicht notwendig heraus.
Ein Grund weshalb diese Strukturen bei den Messungen mit hinreichend guter Qualita¨t dargestellt
werden ko¨nnen, obwohl die umliegende Umgebung bei Einzelpulsmessungen einen (oberﬂa¨chlich betrach-
tet) gleichwertigen Matrix- bzw. Analytauftrag zeigt, ko¨nnte in der physikalischen Struktur des Silizium-
Wafers bzw. dessen Oberﬂa¨chenschichtung liegen (siehe auch S. 169). Bei ho¨herer Bestrahlung wird auch
die Waferoberﬂa¨che direkt bestrahlt, was eine gro¨ßere Anzahl von freigesetzten Elektronen bedeuten
ko¨nnte. Diese ko¨nnten dann zu einer Neutralisation der positiven Ladungstra¨ger fu¨hren. Nur an Be-
reichen einer Pra¨paration, bei der die Waferoberﬂa¨che nicht bzw. schwa¨cher bestrahlt wird, vera¨ndert
sich das Verha¨ltnis der Elektronen/Ionen, da hier im fokalen Bestrahlungsvolumen im wesentlichen nur
Matrix vorhanden ist. Eine andere Erkla¨rung ko¨nnte im ho¨heren Desorptionsvolumen, das an den Hohl-
raumstrukturen vorliegt, zu ﬁnden sein d.h. einfach auf den relativen Intensita¨tsunterschieden basieren.
Sehr wahrscheinlich kommt aber eine Kombination beider Eﬀekte vor. In Abbildung 6.6 sind Epiﬂuores-
zenzaufnahmen nach einer Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB zu sehen. Abbildung 6.7 zeigt den
strukturierten Wafer mit einer du¨nnen Beschichtung aus schwarzem Farbstoﬀ. Die Auswirkungen von Po-
sitionierungsfehlern bei rasternden Messungen sind exemplarisch an dem Beispiel von drei hintereinander
folgenden Messungen in Abbildung 6.8 gezeigt.


Abbildung 6.6: Epiﬂuoreszenzaufnahmen der Matrixpra¨paration. Links: Waferoberﬂa¨che. Rechts: Bodenbereich der gea¨tzten
Hohlraumstruktur. Bildmaße: 178 µm x 133 µm (Vergro¨ßerung: 500x).
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Abbildung 6.8: Positionierungsungenauigkeit des Piezoverfahrtisches bei Kontaktierung u¨ber eine Stahlelektrode (d = 1
mm). (Links) Dargestellt sind drei hintereinander folgende Messungen mit einem Puls pro Pixel (1. Messung = rot, 2.
Messung = blau, 3. Messung = gru¨n). Objekt: Si-Wafer mit Kreuzstruktur nach 2,5-DHB-Spraypra¨paration. (Rechts) Re-
lative mittlere Signalintensita¨t der Masse m/z 137 u, je Messung. Mittelung u¨ber jeweils 10000 Einzelspektren. Normierung
auf den Matrix-Basispeak der Masse m/z 137. Die waagerechte Verschiebung bei drei Messungen betra¨gt ca. 10 Pixel. Die
senkrechte Verschiebung ca. 5 Pixel. Pixelgro¨ße: 1 µm.
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6.2 Laterale analytische Auﬂo¨sung am Beispiel artiﬁzieller Pro-
ben
6.2.1 MALDI-Vermessung von Linienstrukturen auf einer Goldoberﬂa¨che
mit ra¨umlicher Submikrometerauﬂo¨sung
Die maximal erreichbare laterale analytische Auﬂo¨sung soll hier, anhand einer MALDI-Pra¨paration mit
einem Auftrag der Analyt/Matrixlo¨sung aus Micro-Gel-Loader-Tips abgescha¨tzt werden. Diese ermo¨g-
lichen den Auftrag der Lo¨sung in der Form du¨nner Linien. Es wird dazu ein deutlich sichtbarer Tropfen
auf das Target aufgebracht. Dieser Tropfen entha¨lt aber nur einen Bruchteil des insgesamt aufgezogenen
Volumens (vGesamt = 10 µl). In diesen Tropfen kann der Rand der auﬂiegenden Tipspitze eingetaucht und
dann in einer Richtung vom Tropfen weggezogen werden. Auf diese Weise erha¨lt man Flu¨ssigkeitsfa¨den,
die sich mit zunehmender Entfernung zum Tropfen verju¨ngen, soweit wa¨hrend des Vorgangs nicht erneut
Lo¨sung aus dem Tip gelangt. Die so entstandenen Linien der eintrocknenden Lo¨sung bilden eine besonders
einfache geometrische Struktur, anhand derer die laterale Auﬂo¨sung des Ionenintensita¨tsverteilungsbildes
eines Analyten bestimmt werden kann. Die Matrix kristallisiert hierbei nicht großﬂa¨chig aus, sondern bil-
det kleinere Kristalle bzw. amorphe Bereiche. Normale Dried droplet Pra¨parationen mit Analytlo¨sungen
(ohne Matrix) im selben Konzentrationsverha¨ltnis, bilden beim Eintrocknen nur an den Randbereichen
lokale Ha¨ufungen aus. Diese sind zudem i.d.R. breiter als 1 µm. Zieht man zuna¨chst, wie zuvor, nur
mit Analytlo¨sung Linien und beschichtet in einem zweiten Schritt z.B. durch eine Spru¨hpra¨paration mit
Matrix, besteht die Gefahr, die erhaltenen Strukturen nachtra¨glich zu verbreitern bzw. sie nach der Ma-
trixpra¨paration nur schwer wiederﬁnden zu ko¨nnen.
Da die Laserstrahlfokussierung selbst bei zentrisch justiertem Strahl oft kein idealsymmetrisches Quer-
schnittsproﬁl zeigt, muss die erreichbare laterale Auﬂo¨sung nach jedem Justiervorgang und fu¨r jede Raum-
richtung einzeln ermittelt werden. Der einfachste Weg hierzu ist bei einer unvera¨nderten Lage der Probe
zwischen zwei Messungen, ein Wechsel der Rasterrichtung, d.h. des 1. Probenvorschubs (Linienrichtung).
Die O¨ﬀnung des Micro-Gel-Loader-Tips hat einen Durchmesser von ca. 170 µm. Die Auﬂageﬂa¨che der
Außenseite des Tips erzeugt beim Ziehen zwei Linien, die im Abstand von ca. 8 µm liegen und im
Lichtmikroskop betrachtet, bis unter 1 µm du¨nn werden ko¨nnen. Dies kann anhand von Fluoreszenzbil-
dern z.B. von 2,5-DHB oder ﬂuorophormarkierten Peptiden auch optisch speziﬁsch der Verteilung von
Matrix und/oder Analyt zugeordnet werden (Bilder hier nicht gezeigt). Um einen mo¨glichst biasfreien
Vergleich zwischen beiden Rasterrichtungen zu erhalten, werden beide Messungen an einer Probe mit
nahezu identicher z-Achsenpositin (Ru¨ckstellung des Piezotisches) im ein Puls-pro-Pixel Verfahren mit
einer Digitalisierung von 1 Byte/Pixel aufgenommen. Hierzu muss eine ausreichend konzentrierte Ana-
lyt/Matrixlo¨sung verwendet werden, da mindestens drei Messungen von einem identischen Probenareal
einer Probe erfolgen sollen, um etwaige Unterschiede feststellen zu ko¨nnen. Die Rasterrichtung bei der
die laterale Auﬂo¨sung im erzeugten Ionenintensita¨tsverteilungsbild des identischen Signals schlechter ist,
wird wiederholt vermessen.
Abbildung 6.9 zeigt die Schemazeichnung einer Gel-Loader-Spitze und MSI-Abbildungen der erhalte-
nen Linienstrukturen von dem pra¨parierten Peptid Dynorphin A. Die Dimensionierung der Gel-Loader-
Spitze und die Art der Pra¨paration sind hierbei angedeutet. In Abbildung 6.10 werden die MSI-Ergebnisse
bei unterschiedlicher Rasterrichtung u¨ber die Linienstruktur pra¨sentiert. Mitdargestellt sind die 2-D-
Punktverwaschungsfunktionen (PSF) und die Modulationsu¨bertragungsfunktionen fu¨r jedes Ergebnis bei
unterschiedlichen Rasterrichtungen. Die MTF der Rasterrichtung mit der ho¨chsten Auﬂo¨sung ist absch-
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liessend gegen die Zyklen/Mikrometer aufgetragen. Die Darstellungen in Abbildung 6.11 stellen Liniens-
cans aus den in Abbildung 6.9 angegebenen Bereichen der Pra¨paration dar. Hierbei sind die relativen
Signalintensita¨ten des Peptidanalyten Dynorphin A gegen die Entfernung in Pixeln aufgetragen.
Aus den Ergebnissen der Experimente wird klar erkennbar, daß am Spektrometer LAMMA 2000 an
einer MALDI-Pra¨paration mit Peptidanalyten einer Masse um 2 kDa eine ra¨umliche Auﬂo¨sung von unter
















Abbildung 6.9: (Oben links) Micro-Gel-Loader-Tip-Darstellung entnommen aus Herstellerprospekt. Pra¨parationsschema
und Lage der Linienmessungen im Ionenintensita¨tsverteilungsbild des Peptidanalyten Dynorphin A (Mr = 2147.5 g/mol,
C99H155N31O23) zusammen mit der Matrix 2,5-DHB. Pixelgro¨ße = 0.25 µm.
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Tabelle 6.4: Parameterkombinationen zu Abbildung 6.9 und 6.10.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -1.96 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 47 µJ
Abschwa¨chung : 21
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Schuss-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 0.25 µm
Pixelkantenla¨nge : 0.25 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Scangeschwindigkeit : ca. 10 Hz
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Analyt : Dynorphin-a (1-17)
Val-5-Angiotensin I
Bombesin






Konzentration : ca. 1.0 ·10−5 M
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 3:7 (v/v)
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 10 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 3:7 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Dried droplet, modiﬁziert
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Atmospha¨rendruck
Umgebungsgas : Luft
Pra¨parationszeit : ca. 1 min.
Target : Aluminiumteller, vergoldet





























Abbildung 6.10: MS-Ionenintensita¨tsverteilungsbilder des Peptidanalyten Dynorphin-(1-17) und PSFs (Messreihenfolge: 1.
Horizontalscan 1, 2. Vertikalscan, 3. Horizontalscan 2). Mitte: Zentraler Linescan durch die 2D-iPSFs der Abbildungen.
Unten: MTF der vertikalen Rasterrichtung.
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Abbildung 6.11: (a) Einzelpunkt- und (b) Zweipunktauﬂo¨sung anhand der Messungen des MS-Pixelbildes Horizontalscan
1 in Abbildung 7.10. (c) Linienabstand im Bereich sehr du¨nner Linien, anhand einer ein Pixel-Linie u¨ber die y-Achse.
Vermessung der in Abbildung 7.9 mit roten vertikalen Linien markierten Stellen. Schrittweite = 0.25 µm.
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6.3 In- und Defokusmessungen zur Charakterisierung von Ab-
bildungseigenschaften
6.3.1 Abbildung von Hohlraumkreuzen nach Spru¨hpra¨paration der Matrix
In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der In- und Defokusmessungen an strukturierten Si-Wafern
dargestellt. Diese Messungen sollen die Abbildungseigenschaften des Spektrometers bei einer mo¨glichen
Defokussierung aufzeigen und ggf. auftretende Eﬀekte beschreiben.
Dargestellt werden die Ionenintensita¨tsverteilungsbilder der Signale m/z 137 und m/z 273 (Signale
der Matrix 2,5-DHB) in Abbildung 6.13 (1 - 3). Diese zeigen Defokusmessungen mit unterschiedlichen
Pixelgro¨ßen und teilweise unterschiedlicher Pulszahl pro Pixel (Kennzeichnung mit Proﬁl a). Bei allen
anderen Bildern (4 - 7, Proﬁl b) handelt es sich dagegen um Infokusmessungen. Die Defokusposition wird
dabei Schrittweise von einer Position (a) in Abbildung 6.12 zu einer Infokusposition (c) in Abbildung
6.12 vera¨ndert (1.-6. in Abbildung 6.13). An den Abbildungen 6.15/16 kann der Einﬂuss von Oversamp-
ling bei den Pixelgro¨ßen 500 nm und 250 nm, nach einer Zusammenfassung einer zusa¨tzlichen Anzahl
benachbarter Pixel (+1, +2, +6 Pixel), betrachtet werden. Alle Bilder in diesem Abschnitt sind nach-
einander und von einem nahezu gleichbleibenden Bereich aufgenommen worden. Die Matrixabdeckung
der jeweils folgenden Messung ist dabei zuvor lichtmikroskopisch auf ihre Vergleichbarkeit zur vorherge-
henden Pra¨paration gepru¨ft worden. Abbildung 6.12 zeigt die Vermessung des Laserintensita¨tsproﬁles an
den unterschiedlichen Stellen der Strahlausbreitungsachse. Man erkennt darin die wechselnde Bestrah-
lungsﬂa¨che an den exemplarisch gewa¨hlten Positionen. Proﬁl a (rote Kennzeichnung) in den Intensita¨ts-
verteilungsbildern entspricht dabei einem Bereich (a) in Abbildung 6.12. Proﬁl b (rote Kennzeichnung)
in den Intensita¨tsverteilungsbildern ist in etwa identisch mit einem Bereich (b) – (c) in Abbildung 6.12.
Die Laserpulsintensita¨t wird wa¨hrend der Messungen, durch Variation der Pulsleistung und/oder der
Abschwa¨chung, immer so eingestellt, daß ein SNR ≈ 2 ungefa¨hr im unteren Drittel bzw. in der Mitte der
Ha¨uﬁgkeitsskala bei der gewa¨hlten Empﬁndlichkeit auftritt. Die Abbildungen 6.15/16 (6), (7) sind vor der
Pixelzusammenfassung zuna¨chst auf den TIC normiert. Die Normierung auf den TIC wird gewa¨hlt, da es
mo¨glich ist, daß bei den Messungen der Basispeak im Spektrum wechselt. Wenn der jeweils abgebildete
Peak nicht der Basispeak (des Spektrums) ist, kann es sein, daß eine Intensita¨tsverteilung nicht immer
dem Verlauf der TIC-Intensita¨t entspricht. Dies wiederum ist ungu¨nstig, wenn ein deutlicher Intensita¨ts-
unterschied zwischen (moderaten) De- und Infokusmessungen erkannt werden soll, da der Kontrast einer
Abbildung hier nur auf eine Peakintensita¨tsverteilung (deren Maximum) bezogen wird (siehe hierzu auch
Abb. 2.8 S. 30).
Kapitel 6 Seite 366









Abbildung 6.12: Laserproﬁle bei In- und Defokusmessungen am Spektrometer LAMMA 2000 und Verlaufsskizze der Strahl-
einhu¨llenden.
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Tabelle 6.5: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.13 - 16.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -2 kV
z-Achsenposition : wechselnd
Laserpulsenergie : von 74 µJ - 170 µJ
Abschwa¨chung : von 21 - 48
ND-Filter : kein Filter







Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨hpra¨paration
Raumtemperatur : ca. 18◦C
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Abbildung 6.13: SMALDI-Messungen an 2,5-DHB Spraypra¨parationen. (1) Einzelpulsmessung, Pixelgro¨ße 4 µm. (2)
Zweipulse pro Pixel, Pixelgro¨ße 2 µm. (3) Einzelpulsmessung, Pixelgro¨ße 1 µm. (4) Einzelpulsmessung, Pixelgro¨ße 2
µm (60 mV). (5) Einzelpulsmessung, Pixelgro¨ße 1 µm (40 mV). (6) Einzelpulsmessung, Pixelgro¨ße 0.5 µm (100 mV).
Laserpulsenergie vor Abschwa¨chung von 74 µJ bis 170 µJ. PSF = PSF von Masse 273 u.
Kapitel 6 Seite 369
m/z 137 m/z 273 PSF Proﬁl .
7

Abbildung 6.14: (7) Einzelpulsmessungen, Pixelgro¨ße 0.25 µm, Laserenergie vor Abschwa¨chung ca. 142 µJ . Messdauer
ca. 7 h 21 min. PSF = PSF von Masse 273 u.
m/z 137 .
6 TIC-normiert .
1 Pixel (R) 2 Pixel (G) 6 Pixel (B) Proﬁl .

RGB
Abbildung 6.15: (Oben) Auf den TIC normiertes Ionenintensita¨tsverteilungsbild der Darstellung 6 aus Abbildung 6.13.
Gezeigt werden Ergebnisse nach einer U¨berlagerung von n Pixel und der Annahme einer gaussfo¨rmigen Ursprungsverteilung
der Signalintensita¨ten. Falschfarbenu¨berlagerungsbild der Einzelergebnisse (+1, +2, +6 Pixel).
Kapitel 6 Seite 370
m/z 137 .
7 TIC-normiert .
1 Pixel (R) 2 Pixel (G) 6 Pixel (B) Proﬁl .

RGB
Abbildung 6.16: (Oben) Auf den TIC normiertes Ionenintensita¨tsverteilungsbild der Darstellung 7 aus Abbildung 6.14.
Gezeigt werden Ergebnisse nach einer U¨berlagerung von n Pixel und der Annahme einer gaussfo¨rmigen Ursprungsverteilung
der Signalintensita¨ten. Falschfarbenu¨berlagerungsbild der Einzelergebnisse (+1, +2, +6 Pixel).
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Aus den Darstellungen in Abbildung 6.13 (1, 2, 3) geht zuna¨chst hervor, daß es auch bei der gewa¨hl-
ten Defokussierung mo¨glich ist eine ausreichende Ionenintensita¨t der Matrix 2,5-DHB zu erhalten, um
kontrastreiche Pixelbilder zu erzeugen. Die Intensita¨tsunterschiede zwischen den prominenten Peaks der
2,5-DHB-Spezies-Verteilung, d.h. m/z 137 und m/z 273 fallen (bezogen auf eine TIC-Normierung, nicht
explizit dargestellt) gering aus. Anders sieht es bei der Wiedergabe der Strukturen in den Pixelbildern
aus. Aufgrund der ﬂacheren Energieverteilung im Laserproﬁl wirkt sich eine Steigerung der Laserenergie
bei einer Messposition außerhalb des Rayleigh-Bereiches (6.13, 1) auf die Gro¨ße der potentiellen Desorpti-
onsﬂa¨che aus. Der Durchmesser der potentiellen Desorptionsﬂa¨che kann in etwa bis zur Ha¨lfte der Gro¨ße
der hier abzubildenden Struktur der Hohlraumkreuze anwachsen (≈ 15 µm). Die in Teilbild (1) in Ab-
bildung 6.13 gewa¨hlte Pixelgro¨ße von 4 µm erweist sich als unzureichend, um teilweise struktura¨hnliche
Darstellungen der Hohlraumkreuze erhalten zu ko¨nnen. Als Ursache fu¨r die una¨hnlichen Abbildungen
sind Oversampling- und/oder Undersampling-Eﬀekte denkbar. Liegt die Probenebene am ”Beginn“des
Rayleighbereiches, wie es in den Teilbildern (2) und (3) der Fall ist (relativ gro¨ßte Entfernung zum Fokus
= schmalster Bereich der Taille), bildet sich weder bei einer gewa¨hlten Pixelgro¨ße von 2 µm noch bei
einer Pixelgro¨ße von 1 µm eine teilweise Struktura¨hnlichkeit in den Abbildungen aus. Erst die Messungen
bei einer Lage der Probenebene unmittelbar im schmalsten Bereich der Strahltaille des Lasers (4, 5, 6)
ermo¨glicht die Aufnahme von Pixelbildern, die bei den gewa¨hlten Pixelgro¨ßen 2 µm (4), 1 µm (5) und 0.5
µm (6) struktura¨hnliche Darstellungen der Hohlraumkreuze zeigen. Die Aufnahme mit einer Pixelgro¨ße
von 0.25 µm (7) la¨sst auch eine Struktura¨hnlichkeit erkennen, die Abbildung zeigt aber noch sta¨rker
ausgepra¨gt als in Teilbild (6) Lu¨cken zwischen benachbarten intensita¨tstragenden Pixeln.
Da nach Lage der Kenndaten des Laserfokusdurchmesser von ca. 1 µm und der Pixelgro¨ße von 0.5
µm (6) bzw. 0.25 µm (7) in den Teilbildern (6, 7) Oversampling-Bedingungen vorliegen, ist in den Ab-
bildungen 6.15 und 6.16 eine Zusammenfassung der Intensita¨ten aus einer Umgebung von jeweils +1, +2
und +6 Umgebungspixeln relativ zu einem zentralen Pixel (center pixel) erstellt worden. U¨ber die Art
und Bedeutung des ”zentralen Pixel“ sowie die Vorgehensweise siehe Abb. 4.30 auf S. 182. Hierbei wurde
zuvor am Ausgangspixelbild eine TIC-Normierung durchgefu¨hrt. Es wird in diesen Darstellungen erkenn-
bar, dass mit einer Intensita¨tszusammenfassung teilweise eine deutliche Zunahme der Struktura¨hnlichkeit
erhalten werden kann. Dies deutet mindestens darauf hin, daß die Interpretation der ”lu¨ckenhaften“ Dar-
stellung(en) in den Teilbildern (6) und (7) als Oversampling-Artefakte im Bereich des Mo¨glichen liegt.
6.4 Native biologische Pra¨parate
6.4.1 Vermessung von Hefezellen und Valinomycin in Kreuzhohlra¨umen nach
Spru¨hpra¨paration der Matrix
Die Untersuchungen in diesem Abschnitt dienen der Kla¨rung der Frage, ob Valinomycin direkt aus der
Umgebung der Hefezellwand bzw. der Hefezellmembran mittels MALDI vermessen werden kann. Die
bildgebende Darstellung ermo¨glicht hierbei eine Korrelation der Desorptionsorte aller erhaltenen Signa-
le. Da das cyclische Dodecapeptid Valinomycin massenspektrometrisch auch ohne Matrix mittels LDI
dargestellt werden kann, sollte hierzu eine ra¨umliche U¨bereinstimmung von Matrix- und Analytsignalen
ermittelt werden ko¨nnen. Ein charakteristisches LDI-Summen- und Einzelpulsspektrum von Valinomycin
ist in Abbildung 6.17 gezeigt. Diese zu den Makroliden za¨hlende Substanz ist in pysiologisch aktiver Form
ein selektiver Kalium-Ionophor (und besteht dann nach bisherigem Kenntnisstand aus zwei Moleku¨len).
Zu Beginn erfolgt zuna¨chst die Bestu¨ckung von Hohlraumkreuzen (Si-Wafer) mit Hefezellen (S. ce-
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revisiae). Diese wird dann ﬂuoreszenzmikroskopisch bei drei Wellenla¨ngenbereichen kontrolliert (siehe
Abbildung 6.22 oben und auch Abbildung 4.11). Zu den Hefezellen in den Hohlraumstrukturen des Si-
Wafers wird dann ein Volumen von ca. 10 µl einer 10−4 M Valinomycinlo¨sung (99 % EtOH + 1 %
TFA) gegeben. Die Zugabe erfolgt mit einer Kolbenhubpipette. Nach einer kurzen Trocknungszeit (ca.
1 min.) startet die Matrixpra¨paration (Spru¨hpra¨paration) mit der MALDI-Matrix 2,5-DHB. Die erste
bildgebende MS-Vermessung ﬁndet dann ca. 30 min. nach der abgeschlossenen Matrixpra¨paration statt.
Nach der durchgefu¨hrten Einpuls-pro-Pixel Rasterung wird die Probe mit Ethanol gewaschen (2x fu¨r ca.
30 s). Im Anschluss erfolgt eine zweite Matrixpra¨paration (Spru¨hpra¨paration) mit 2,5-DHB. Die zweite
Einpuls-pro-Pixel Rasterung wird dann, im Rahmen der Positioniergenauigkeit und nach weiteren ca. 30
min., in dem Bereich der ersten Messung durchgefu¨hrt.
Beide Messungen sind erfolgreich und in Abbildung 6.18 dargestellt. Die erste Messung zeigt, daß
Valinomycin im Bereich der Hohlraumstrukturen deutlich ha¨uﬁger ist, als auf der Waferoberﬂa¨che. Die
Korrelation mit den Matrixsignalen ist dabei > 90 %. In der zweiten Messung wird erkennbar, daß nur
noch im Bereich der Hohlraumstrukturen und damit direkt an Hefezellen Valinomycin nachweisbar ist. Die
Korrelation mit Matrixsignalen der ersten Messung betra¨gt hier < 30 %. Im RGB-U¨berlagerungsbild wird
dann erkennbar, daß eine Korrelation der Signale: Matrix (1. + 2. Messung) + Valinomycin (1. Messung)
+ Valinomycin (2. Messung), keinen Nachweis fu¨r eine ausschliessliche Verbindung von Matrix (1. + 2.
Messung) + Valinomycin (2. Messung) gibt (Kombination: blau + gru¨n = cyan). Eine u¨berwiegende
Korrelation von Valinomycin (1. Messung) und Valinomycin (2. Messung) besteht dagegen in einigen
Pixeln deutlich erkennbar (Kombination: rot + gru¨n = gelb, 8-Bit). Die letztgenannte Korrelation deutet
dabei auf eine Desorption/Ionisierung der Peptidanalyte ohne Matrixeinﬂuss, d.h. LDI-Ereignisse hin.
Der reine LDI-Anteil an der Desorption/Ionisierung von Valinomycin ist damit insgesamt gering. Wie
diese Ergebnisse belegen, la¨sst sich Valinomycin unmittelbar aus der Umgebung von Hefezellwa¨nden ggf.
sogar von Hefezellmembranen vermessen.
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Tabelle 6.6: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.18.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -2.1 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 80 µJ
Abschwa¨chung : 35
ND-Filter : kein Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Puls-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Analyt : Valinomycin
Molmasse : 1111.32 Da
Summenformel : C54H90N6O18
Konzentration : 1.0 ·10−4 M
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 99:1 (m/m)
Pra¨p.-Technik : Dried droplet
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨htechnik
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Spru¨hgasvordruck 1 bar
Umgebungsgas : Stickstoﬀ
Pra¨parationszeit : ca. 30 min.
Target : Si-Wafer, mikrostrukturiert.
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Abbildung 6.17: (a) LDI-Summenspektrum des cyclischen Dodecapeptides Valinomycin (62 Einzelmessungen, SNR = 30.15
dB(mV)), ca. 1 µl, c = 9 ·10−4 M Valinomycin. Wellenla¨nge λ = 337 nm. Messung am Spektrometer ALADIM II. (b)
LDI-Einzelspektrum (SNR = 15.01 dB(mV)), aufgenommen mit der Wellenla¨nge λ = 349 nm am Spektrometer LAMMA
2000.
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UV-Kontrolle der Zellpositionen in den Waferstrukturen
1. Messung (R) Matrix 1. + 2. Messung (B) 2. Messung (G) .
U¨berlagerung (RGB) 2,5-DHB Epiﬂuoreszenz
Abbildung 6.18: Experiment mit Valinomycinzugabe an Hefezellpra¨parationen in Mikrostrukturen (Si-Wafer mit Kreuzstruk-
tur). Eine Stunde nach Zugabe von ca. 10 µl, 10−4 M Valinomycin gelo¨st in EtOH/1%-TFA 99:1 (v/v) und Vermessung
(1. Messung), erfolgt ein Waschen mit Ethanol. Nach erneuerter Matrixpra¨paration wird die Probe wieder vermessen (2.
Messung). Valinomycin zeigt sich dann nur noch in Bereichen von Hefezellen. (Oben) Fluoreszenzaufnahmen der Hefezellen
in den Kreuzstrukturen des Wafers mit drei unterschiedlichen Fluoreszenzﬁltern (siehe Abb. 4.11 unten, S. 158). (Rechts
unten) Epiﬂuoreszenzaufnahme der matrixpra¨parierten Waferstruktur mit Hefezellen vor der MSI-Messung.
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6.4.2 Vermessung eines Nierengewebeschnittes nach Spru¨hpra¨paration und
Umkristallisation der Matrix
Der Gewebeschnitt wird zuna¨chst mit einer Spru¨hpra¨paration (2x ca. 20 µl 30 mg/ml 2,5-DHB) be-
schichtet und im Anschluss daran fu¨r ca. 24 h in einer Wasserdampfatmospha¨re (H2O bidest.) einer
geschlossenen Umgebung belassen. Die lichtmikroskopischen Ausschnitte des median angelegten Nieren-
gewebeschnittes einer Maus sind in Abbildung 6.19 dargestellt. Zu erkennen ist hier die Epiﬂuoreszenz
des Nierengewebes im Bereich des Nierenmarkes (Medulla renalis, Pyramis renalis) vor (links) und wei-
terhin die Epiﬂuoreszenz von 2,5-DHB nach der Pra¨paration (rechts, einschliesslich Umkristallisation).
Von rechts oben nach links unten verla¨uft in den Bildern erkennbar ein zusammenha¨ngender Bereich, der
bei der Matrixpra¨paration nur schlecht bedeckt werden kann. Es handelt sich hierbei sehr wahrscheinlich
um Zellen einer Bowmannschen Kapsel mit angrenzender Basalmembrane (parietales Blatt). Im rechten
lichtmikroskopischen Bild ist deutlich die sehr feinko¨rnige Struktur der 2,5-DHB-Kristalle nach der Um-
kristallisation in einer Wasserdampfatmospha¨re zu erkennen. Die bildgebende massenspektrometrische
Vermessung eines 100 µm x 100 µm großen Areales aus dem oberen linken Bereich der lichtmikroskopi-
schen Aufnahme ist in Form der besonders charakteristischen Verteilungen der Massen m/z 352 u und
m/z 405 u sowie der Matrixmasse m/z 137 u dargestellt. Aufgrund der niedrigen Massenauﬂo¨sung im
Linearmodus kann hier aber keine genaue Zuordnung der Massen zu chemischen Strukturen erfolgen. Das
Signal der Matrix ist dagegen eindeutig dem Ion [M − H2O + H ]+ zuzuordnen. Die Signale m/z 352
u und m/z 405 u zeigen eine laterale Verteilung, die Lipidfragmente oder Peptid-/Proteinfragmente als
Ursprung am wahrscheinlichsten macht. Im RGB-U¨berlagerungsbild werden die Bereiche mit nur geringer
Signalkorrelation deutlich hervorgehoben.
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Tabelle 6.7: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.19.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : - 2.1 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 80 µJ
Abschwa¨chung : 39
ND-Filter : 11 %
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Puls-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 20◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨htechnik + Umkristallisation
Raumtemperatur : ca. 20◦C
Umgebungsdruck : Spru¨hgasvordruck 1 bar,
Atmospha¨rendruck
Umgebungsgas : Stickstoﬀ, Luft
Pra¨parationszeit : ca. 24 h 30 min.
Target : BK-07-Glas, unbeschichtet.
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Epiﬂuoreszenz Niere 2,5-DHB nach Umkristallisation
m/z 352 (R) m/z 405 (G) m/z 137 (B)
RGB .
Abbildung 6.19: Langzeitpra¨paration von Nierengewebe einer Maus. (Oben) Epiﬂuoreszenzaufnahmen vor der Matrixpra¨pa-
ration und nach einer Matrixspraypra¨paration (2,5-DHB) mit anschliessender Umkristallisation in einer Wasserdampf-
atmospha¨re (rechts). SMALDI-Messungen der Massen m/z 352 u, m/z 405 u und m/z 137 u (Matrix). Bildgro¨ße der
Epiﬂuoreszenzaufnahmen: 178 µm x 133 µm. SMALDI-Aufnahmen: 100 µm x 100 µm aus dem Bereich der oberen linken
Ecke der lichtmikroskopischen Aufnahmen. Pixelgro¨ße = 1 µm.




Abbildung 6.20: Einordnung der MSI-Bilder als halbtransparentes Graustufenbild in das RGB-Epiﬂuoreszenbild vor der
Matrixpra¨paration. (Links) m/z 352 u, (Rechts) m/z 405 u. Bildgro¨ße der Epiﬂuoreszenzaufnahme: 178 µm x 133 µm.
SMALDI-Aufnahmen: 100 µm x 100 µm, Einpassung mit 50 % Transparenz.
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6.4.3 Vermessung von Hefezellen auf einer Goldoberﬂa¨che nach Spru¨hpra¨pa-
ration der Matrix
Das nachfolgend beschriebene Experiment zeigt die Mo¨glichkeit der Darstellung einzelner Eukaryoten-
zellen mit einer Gro¨ße zwischen 3 µm bis 15 µm unter Verwendung der Methode der bildgebenden
MALDI-Massenspektrometrie mit einem Desorptions-/Ablationsdurchmesser von ca. 1 µm.
Auf einem goldbeschichteten Aluminiumprobentra¨ger erfolgt die Aufnahme von zuvor isolierten He-
fezellen (S. cerevisiae). Diese werden mittels einer Kolbenhubpipette aus einem isotonischen Medium
entnommen. Das Medium wird vor der Matrixpra¨paration entfernt und die verbleibenden Hefezellen
dann kurzzeitig mit einer Eiswasser/Ethanol-Lo¨sung (1:1 ; v/v) gewaschen. Nach einer kurzen Trock-
nungszeit setzt die Spru¨hpra¨paration mit der Matrix 2,5-DHB ein. Hierzu werden insgesamt ca. 60 µl
Matrixlo¨sung (3 x 20 µl) aufgetragen. Nach der Matrixpra¨paration startet unmittelbar die (Einpuls-pro-
Pixel) MS-Vermessung am Spektrometer LAMMA 2000. Die gro¨ßte ra¨umliche U¨bereinstimmung mit der
Struktur der Hefezellen kann mit dem Ionenintensita¨tsverteilungsbild der Masse m/z 184 u erhalten wer-
den (Abbildung 6.21). Diese Masse entspricht mit hoher Wahrscheinlichkeit (chemisch) der Kopfgruppe
von Phosphatidylcholinen, die hauptsa¨chlich Bestandteile der Zellmembrane sind aber auch im Bereich
der Zellwand von Hefe vorkommen ko¨nnen. Neben der potentiellen Masse der Kopfgruppe werden auch
Massen gefunden, die intakten Lipiden oder einzelnen Fettsa¨uren zuordbar sind. Freie Fettsa¨uren sind als
positive Ionen bei MALDI i.d.R. selten und deshalb als Analyt zur Darstellung strukturbildender Berei-
che eher ungeeignet. Aufgrund der relativ niedrigen Massenauﬂo¨sung ist hier, anhand der MALDI-TOF-
Messungen, keine eindeutige Bestimmung mo¨glich. Es ist deshalb letztlich unklar, ob es sich bei der Masse
m/z 74 u in Abbildung 6.21 um eine Fragmentmasse der Matrix 2,5-DHB oder um eine Fragmentmasse
eines Lipides oder eines anderen Analyten handelt. In den gezeigten Ionenintensita¨tsverteilungsbildern
sind einzelne Hefezellen erkennbar.
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Tabelle 6.8: Parameterkombinationen zu den Messungen von Abbildung 6.21.
Gera¨teparameter
Targetpotential : 10 kV
Blendenpotential : 7.5 kV
Gitterpotential : 0 kV
MCP-Potential : -2.1 kV
z-Achsenposition : in b∗, ﬁx
Laserpulsenergie : ca. 83 µJ
Abschwa¨chung : 32
ND-Filter : 11 % Filter
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Puls-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
∗ Konfokaler Parameter = 2 x Rayleighla¨nge.
Pra¨parationsparameter
Matrix : 2,5-DHB
Molmasse : 154.7 Da
Summenformel : C7H6O4
Konzentration : 30 mg/ml
Lo¨sungsmittel : EtOH/0.1% TFA, 1:1 (v/v)
Pra¨p.-Technik : Spru¨hpra¨paration
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Umgebungsdruck : Spru¨hgasvordruck 1 bar
Umgebungsgas : Stickstoﬀ
Pra¨parationszeit : ca. 30 min.
Target : Aluminiumteller, vergoldet
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2,5-DHB Matrix m/z 137 (gru¨n)
8*'= 8*'..
Fragmentmasse m/z 74 (blau)
8*
PC-Kopfgruppe m/z 184 (rot)
Epiﬂuoreszenzaufnahme nach MS-Messung
Abbildung 6.21: SMALDI-MS: Aufnahmen einer Hefezellpra¨paration mit der aufgespru¨hten Matrix 2,5-DHB. Pixelgro¨ße:
1 µm Kantenla¨nge. Messbalkenla¨nge: 10 µm (fu¨r alle Teilbilder maßstabsgerecht).
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6.4.4 Komplementa¨re MS-Analytik an Dru¨sengewebepra¨paraten des Kopf-
fu¨ßlers Nautilus pompilius L.
Die Proben des Kopﬀu¨ßlergewebes stellen methodisch die aufwendigsten Pra¨parate in dieser Arbeit dar.
Sie sind mittels nanoHPLC-nanoESI-MS (online), HPLC-ESI-MS (oﬄine und online), MALDI-MS sowie
SMALDI-MS (bildgebend) untersucht worden. Genauer handelt es sich bei den Pra¨paraten einerseits um
Gewebe des Proboscis-like-organ (Dru¨se) und andererseits um Dru¨sensekret in Salzwasser. Das Gewebe
ist dabei zuvor bereits mit einer Rasierklinge (der La¨nge nach) in Scheiben geschnitten worden. Das
zuna¨chst unverdu¨nnte Sekret ist zu einer Ha¨lfte unverdu¨nnt belassen und zur anderen Ha¨lfte mit H2O bi-
dest. verdu¨nnt verwendet worden. Beide Ansa¨tze wurden im weiteren Verauf (mechanisch) homogenisiert
und zur MS-Vermessung aliquotiert. Die Gewebeschnitte sind dann einzeln einer Spru¨hpra¨paration mit der
Matrix 2,5-DHB zugefu¨hrt sowie bildgebend analysiert worden. Daru¨berhinaus wurden von bestimmten
Bereichen dieses Gewebes Vorbereitungen mittels On-Target-Verdau (Dried droplet, Peptidasen) vorge-
nommen.
HPLC-Trennung
In Abbildung 6.22 sind im rechten oberen Teilabschnitt die Ergebnisse der HPLC-Trennung des Sekretes
in der Form von UV-Absorptionsdiagrammen bei der Wellenla¨nge λ = 215 nm dargestellt1. Zu den Oﬄine-
HPLC-Messungen sind dabei die Lo¨sungsmittelmischungen A: 95 % 0.1 %-TFA, 5 % MeCN (Laufmittel)
und B: 95 % MeCN, 5 % 0.1 %-TFA (Elutionsmittel) in nichtisokratischen La¨ufen eingesetzt worden
(Flussrate: ca. 4 µl/min). Der Start des Laufes erfolgt mit 5 % B, nach 12 min werden 20 % B erreicht,
nach 40 min 50 % B und nach 60 min 100 % B. Die eﬀektiven Elutionszeiten (Spur: 215 nm) bei der
optimierten Methode sind: a = 10.24 min, b = 11.84 min, c = 13.60 min, c’ = 14.24 min, d = 16.48 min,
e = 17.68 min, f = 19.28 min. Zum Vergleich sind Trennungen eines Peptidgemisches unter denselben
Bedingungen durchgefu¨hrt worden.
Die Online nanoHPLC-Messungen (Ultimate nanoHPLC, Dionex) erfolgten mit der Sa¨ule PepMap
C18 3 µm 100 A˚ (75 µm ID x 150 mm) bei einer Flussrate von ca. 200 nl/min. Die Probenzugabe bei
den Oﬄine-Messungen erfolgte manuell u¨ber eine Probenbeladungsschleife (Summit) bzw. automatisch
u¨ber einen Autosampler bei den Online-Messungen (Famos-Switchos-Ultimate). An der Ultimate-HPLC
wurden isokratische und nicht-isokratische La¨ufe an den aliquotierten Proben des Sekretes durchgefu¨hrt
und das Eluat dann vermessen.
Das TIC-Diagramm aller erhaltenen Ladungszusta¨nde im Massenbereich zwichen m/z 800 und m/z
900 bei den Online HPLC-Messungen ist in Abbildung 6.24 (Summit, Dionex; LTQ-FTICR-MS, Thermo)
dargestellt und zeigt eine U¨berschneidung mit den Absorptionsspuren der Oﬄine HPLC-Fraktionen c und
c’ in Abbildung 6.22. Diese werden unter den gewa¨hlten Bedingungen dabei nicht vollsta¨ndig getrennt. Die
relative Intensita¨t ist aber invers zur entsprechenden HPLC-Absorptionsspur. Bei der Masse m/z 806.7 (z
= 4+), dem Basispeak der HPLC-Fraktion c’, ko¨nnte es sich um einen physiologisch aktiven Bestandteil
des Dru¨sensekretes handeln. Es wird vermutet, daß u¨ber bestimmte Bestandteile des Dru¨sensekretes eine
Kommunikation zwischen einzelnen Individuen im natu¨rlichen Habitat (Ozean) erfolgt. Nautilus pompi-
lius l. ist ein (bislang) genetisch vollsta¨ndig unsequenzierter Organismus aus der Klasse der Mollusken
(Wirbellosen). Die durchgefu¨hrten Messungen erlauben eine Eingrenzung der hauptsa¨chlich im Sekret
1Summit-HPLC, Dionex. Sa¨ule: Acclaim C16 3 µm 120 A˚ (300 µm ID x 150 mm).
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vorhandenen chemischen Substanzklassen, zeigen aber bei der Einzelidentiﬁzierung einige Probleme auf.
Aufgrund der relativ viskosen Konsistenz der Sekretprobe und der in HPLC-Fraktion b auftretenden
Massenserie mit Hexose-Absta¨nden (∆ m/z = 162 u) ist ein Glycan bzw. ein Glycopeptid insgesamt als
Hauptbestandteil sehr wahrscheinlich. Glycopeptide aus Dru¨sengewebe von Mollusken sind bereits mas-
senspektrometrisch untersucht worden, wobei zu eindeutigen Charakterisierungen meist Modiﬁkationen
und eine enzymatische Spaltung der Glycane notwendig wurden [326].
Prima¨rstrukturen bekannter N-Glycane weisen einen gemeinsamen Konsensbereich auf. Dieser setzt
sich aus drei Hexosen und zwei N-Acetylglucosaminen (Hex3GlucNAc2) zusammen. In einer Struktur-
variante kann zusa¨tzlich eine Fucose u¨ber eine α-1-3-glycosidische oder α-1-6-glycosidische Bindung an
die endsta¨ndige GlucNAc angefu¨gt werden. Auf der Glycanseite verzweigen i.d.R. zwei Ketten u¨ber ei-
ne α-1-3- und α-1-6-Bindung, wobei eine Kette nochmals verzweigen kann (triantenna¨res Glycan). Bei
den Hexosen handelt es sich ha¨uﬁg um Mannose. Peptide binden u¨ber den Rest von Asparagin an die
endsta¨ndige GlucNAc und bilden dabei das Strukturmotif N-X-(S, T). O-Glycane weisen dagegen keinen
vergleichbaren Konsensbereich auf. Die Aminosa¨uren werden hier i.d.R. u¨ber S, T, hP, hK an die Glycane
gebunden 2, ha¨uﬁg sind einfache Verzweigungen anzutreﬀen [8] (Kapitel 6).
MSMS-Messungen
Im Rahmen der Analyse wurde schnell erkennbar, daß eine eindeutigere Bestimmung MSMS-Messungen
erforderlich macht. Diese sind von der Precursormasse m/z 3223 u an zwei Sekretaliquoten durchgefu¨hrt
wurden. Zum einen an unverdu¨nntem, homogenisierten Sekret (qTOF) und weiterhin an der HPLC-
Fraktion c’ (LTQ-FTICR-MS) aus Abbildung 6.22. In dem MSMS qTOF-MALDI-Spektrum der Precur-
sormasse m/z 3223 u in Abbildung 6.26 sind zuna¨chst einige Hinweise auf ein Glycopeptid zu ﬁnden. Eine
na¨here Analyse der Aminosa¨uren ist dabei nicht mo¨glich. Hier wird zuna¨chst die Fragmentmasse m/z 429
u (Z2-Ion, [GlcNAc2 - (H2O)2 + Na]+) detektiert sowie die Massen m/z 313 u, m/z 583 u und die Masse
m/z 1405 u. Die Masse m/z 1405.64 u liefert eine mo¨gliche U¨bereinstimmung mit dem theoretischen Ion
[NANA - H2O + 3 Hex - (H2O)3 + 3 GlucNAc - (H2O)2 + H]+, m/z 1405.509845 u. Die Masse m/z 313
u mit dem Ion [NANA - H2O - H + Na]+, m/z 313.076812 u. (Abku¨rzungen siehe auch Massetabellen
im Anhang).
Die MSMS-Experimente im Rahmen der nanoHPLC-Trennung und nanoESI-FTICR-Messung ergeben
die in Abbildung 6.26 c dargestellten, deconvulierten Signale. Die Daten ermo¨glichen eine eingeschra¨nkte
Prognose u¨ber die Struktur hinter dem (Precursor)Signal bei m/z 3223 u. Ausgehend von dem Signal
bei m/z 429 u, [GlucNAc2 - (H2O)2 + Na]+, ergibt sich hier eine Serie3 die auch eine Prognose u¨ber die
beteiligten Aminosa¨uren anhand ihrer Residualmassen ermo¨glicht. Man erha¨lt die Massen:
• m/z 429 u + Hex = m/z 609 u,
• m/z 666 u - G + H2O = m/z 609 u (δm(G) = -0.7 ppm),
• m/z 813 u - F + H2O = m/z 666 u (δm(F) = -1.6 ppm),
• m/z 944 u - M + H2O = m/z 813 u (δm(M) = -8.5 ppm),
2X = alle AS außer Prolin. hX = Hydroxy-X.
3Die Notierungen entsprechen dem Einbuchstaben-Code der Aminosa¨uren, siehe S. 74.
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• m/z 944 u - Hex + H2O = m/z 782 u,
• m/z 1043 u - V + H2O = m/z 944 u (δm(V) = -2.3 ppm).
Mit der CID-Anwendung und einer Elektronen-Energie von ca. 30 eV (Low-Energy CID) treten im
dargestellten Spektrum u¨berwiegend y-Ionen und teilweise z- (m/z 429 u) bzw. b-Ionen (m/z 609 u) des
Glycananteiles auf. Die Massendiﬀerenz des Basispeaks zur Precursormasse betra¨gt dann:
• m/z 3223 u - m/z 3107 u = 116 u.
Die Masse m/z 3107 u ko¨nnte anhand der gefundenen Fragmentmassen durch das Ion [GlucNAc6
- (H2O)3 + 3 Hex + 12 As + 2 Na]+ erkla¨rt werden. Diese Interpretation ist aber auf Grundlage
der Spektren nicht eindeutig. Das Ion m/z 429.28183 u la¨sst sich mit GlucNAc (N-Acetyl-Glucosamin,
C8H15NO6) nur mit einer Abweichung von δm = 312 ppm zu der theoretischen Masse m/z 429.147966
u in Verbindung bringen. Die Abweichung des gefundenen Ions m/z 609.33496 u zur erwarteten Masse
m/z 609.211354 u (als m/z 429 + Hex) betra¨gt δm = 203 ppm. Anstelle des Hex-GlucNAc Ions m/z
609 u, wa¨re auch das Ion [ Hex2-NeuAc - (H2O)2 + NH4]+ mit m/z 609.234889 u mo¨glich (NeuAc =
Sialinsa¨ure, C9H17NO8). Hinweise auf Sialinsa¨ure ergeben sich aus dem MSMS-Spektrum der Precur-
sormasse m/z 3223 u aus dem vollsta¨ndigen Sekret. Dort ﬁndet man auch die Masse m/z 499.19 u. Die
theoretische Masse des Ions [NeuAc2 - (H2O)2 + H]+ betra¨gt m/z 499.176980 u. Das Ion m/z 662.31 u
ko¨nnte dann dem theoretischen Ion [NeuAc2 - (H2O)2 + Hex - OH + H]+, m/z 662.237629 u entsprechen.
In den MALDI-Messungen des Gewebepra¨parates mit Sekretanlagerung ﬁndet sich im Abstand ∆m =
498 u (m/z 3721 u) ein weiterer Hinweis auf Sialinsa¨ure. Das in MALDI und ESI-Spektren vorkommende
Ion m/z 583 u ko¨nnte dem theoretischen Ion der N-Acetylneuraminsa¨ure = NANA (Lactaminsa¨ure,
O-Sialinsa¨ure, C11H19NO9), [NANA2 - (H2O)2 + H]+ mit m/z 583.198109 u zugeordnet werden.
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Bei der Zusammensetzung der Masse m/z 3223.7 u ko¨nnte es sich demnach um das Ion [GlucNAc6
- (H2O)3 + 3 Hex + 13 As + 2 Na + H]+ handeln, wobei als 13. Aminosa¨ure dann 4-Hydroxy-Prolin
(C5H9NO3) angenommen wird4. Ein Strukturvorschlag mit GlucNAc ist demnach:
HO −GlucNAc−GlucNAc−Hex ↘
Hex−GlucNAc−GlucNAc− hP − (GFMV )3
HO −GlucNAc−GlucNAc−Hex ↗
Die Abweichung des gemessenen Ions m/z 3223.662125 u zur theoretischen Masse m/z 3223.312872 u
der angenommenen Struktur betra¨gt dabei δm = 108 ppm. Es handelt sich dann um ein O-Glycopeptid,
wobei u¨ber die Art der Verzweigung keine Aussage getroﬀen werden kann. Die obige Anordnung ist ein
willku¨rlicher Vorschlag. Es wird angenommen, daß die Struktur bei den Messungen zersto¨rt wird und in
den Spektren deshalb bereits als Cluster auftritt. Die Messungen legen insgesamt nahe, das es sich bei
der Masse m/z 3223 u nicht um das intakte Glycopeptid handelt, sondern sehr wahrscheinlich bereits um
ein Fragment. Weiterhin muss, aufgrund der sehr stark abweichenden MSMS-Ergebnisse (qTOF, FTICR)
des identischen Precursorions m/z 3223 u angenommen werden, das mehr als eine Substanz hinter dieser
isolierten Precursormasse liegt. Die Breite des Massenfensters zur Precursorionenselektion lag bei beiden
Methoden in etwa bei 1 u, was eine solche Vermutung klar besta¨tigt.
Aufgrund der nicht eindeutigen Ergebnisse aus den MSMS-Experimenten sind zusa¨tzliche Verdauex-
perimente mit der Oﬄine-HPLC-Fraktion c’ durchgefu¨hrt worden. Es sollte damit die Mo¨glichkeit unter-
sucht werden, daß es sich nicht um ein glycosyliertes Peptid (N-Glycan oder O-Glycan) handelt, sondern
etwa um ein Peptid mit ggf. anderer oder gar fehlender Modiﬁzierung. Fraktion c’ entha¨lt hauptsa¨chlich
die Masse m/z 3223 (1+) bzw. m/z 806 (4+). Die HPLC-Peaks c, c’ konnten mittels des gewa¨hlten Sa¨ulen-
materials (in beiden Ansa¨tzen, C16,C18) und den Elutionsverfahren (isokratisch, nicht-isokratisch) aber
nicht vollsta¨ndig getrennt werden, weshalb es vor allem bei der Oﬄine-Fraktionierung zu einer ungu¨ns-
tigen U¨berlagerung kommt. Eine Mascot-Suche in mehreren Datenbanken (u.a. Swiss-Prot) mit den
intensivsten Signalen aus den tryptischen und chymotryptischen Verdauspektren der Fraktion c’, erge-
ben bei einer Sequenzabdeckung die zwischen 28 % bis 40 % liegt, nicht zuletzt auch deshalb, unsichere
Vorschla¨ge5. Diese werden deshalb hier nicht weiter diskutiert.
Die in den MALDI-Spektren erhaltenen Massen, die Lipiden zuordbar sind, zeigen wahrscheinlich
hauptsa¨chlich Phosphatidylcholine. Das intensivste Signal ist dabei m/z 782.804 u, ein PC(34:1), das als
[M - H + Na]+ auftritt und der theoretischen Masse m/z 782.567026 u entspricht (siehe Massetabelle im
Anhang). Die Ergebnisse aus den On-Target-Verdauansa¨tzen ergeben kein eindeutiges Bild. Es zeigte sich
hier eine große Zahl von Peaks, die Peptiden zuordbar sind. Insgesamt sind die erhaltenen Spektren aber
zu komplex, als das sie innerhalb der Glycopeptidanalyse hilfreich sein ko¨nnten. Sie werden im weiteren
deshalb explizit nicht dargestellt.
4Diese ergibt sich aus einem schwachen Signal und einer Residulmasse, ∆m = 113.03699, δm = - 95 ppm.
5MOWSE-Score: 44 bis 62, signiﬁkant wenn Score > 76 mit p(α) < 0.05.
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Fazit
Aufgrund der teilweise fu¨r FTICR-Messungen sehr hohen Massenabweichungen der detektierten Ionen ge-
genu¨ber den theoretischen Vorschla¨gen konnte im Rahmen der Analyse nicht zweifelsfrei gekla¨rt werden,
ob es sich bei dem Basispeak der MALDI-Messungen wirklich um ein Glycopeptid handelt. Vor allem die
angenommenen Glycan-Spezies zeigen dort teilweise hohe Abweichungen von den theoretischen Massen.
Bei der Bestimmung der Residualmassen der zugeordneten Aminosa¨uren im MSMS-Spektrum des HPLC-
Aliquotes (FTICR-Messung) werden dagegen u¨berwiegend niedrige relative Massenabweichungen zu den
theoretischen Residualmassen der vorgeschlagenen Aminosa¨uren erhalten, wobei eine Aussage u¨ber die
tatsa¨chliche Anzahl der einzelnen Aminosa¨uren und ihre Prima¨rstruktur im Glycopeptid, anhand der
vorliegenden Messungen, nicht mit Sicherheit mo¨glich ist.
Im vollsta¨ndigen Sekret sowie der HPLC-Fraktion c’ und auch bei Messungen direkt vom Dru¨senge-
webe, wird als Basispeak im Massenbereich m/z > 1000 Da, u¨bereinstimmend, die Masse m/z 3223 (z =
1, 2, 3, 4, 5) gefunden. Es muss angenommen werden, das es sich bei der Masse m/z 3223 u bereits um ein
Fragment und nicht um das intakte Glykopeptid handelt. Das intakte Glycopeptid ist sehr wahrschein-
lich in einer anderen HPLC-Fraktion enthalten und hat eine ho¨here Masse, als das letztlich untersuchte
Ion. Es zeigte sich, daß eine enzymatische Spaltung der Glycane vor der MS-Analytik in diesem Falle
notwendig ist, da die MSMS-Daten sonst schwer zu interpretieren sind. Ebenso muss eine bessere Precur-
sorselektion mit deutlich kleinerem Massenfenster verwendet werden und eine weitere Optimierung der
HPLC-Methode entwickelt werden. Aufgrund der insgesamt geringen Ausbeute der Fraktionierung des
Sekrets konnte diese Analyse mit der vorhandenen Probenmenge im Untersuchungszeitraum nicht mehr
durchgefu¨hrt werden.
Bildgebende MS
Im Rahmen der MALDI-TOF-Messungen an den Gewebepra¨paraten der Dru¨se ist es gelungen ein Io-
nenintensita¨tsverteilungsbild des Signales m/z 3223 u aufzunehmen. Es handelt sich hierbei um einen
Ausschnitt der Innenseite des pra¨parierten Organs, von dem angenommen werden kann, daß er unmittel-
bar Dru¨senzellen entha¨lt (100 µm x 100 µm, ein Puls-pro-Pixel, Abbildungen 6.22, 6.23). Die erkennbare
Verteilung la¨sst darauf schliessen, daß es sich bei der Substanz um einen Sekretbestandteil handelt, der
unmittelbar auf den Zellstrukturen auﬂiegt. Neben der Masse m/z 3223 u ergibt das Verteilungsbild
der Masse m/z 184 u, das der Kopfgruppe von PC-Lipiden zugeordnet werden kann, die Oberﬂa¨che
der Dru¨senzellen wieder, wobei im aufgenommenen Ausschnitt keine klare Trennung zwischen einzelnen
Zellen erkennbar wird.
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Tabelle 6.9: Peakliste der MALDI-Messung von HPLC-Fraktion b am Spektrometer ALADIM II. Ab
Peak Nr. 3 ergibt sich fu¨r die ho¨heren Massen die Anlagerung eines Hexosemonomers (Hex - H2O).
Markierte Massen zeigen das Vorkommen in mehreren Spektren an. Fu¨r diese Massen wird i.d.R. ein
Strukturvorschlag angegeben.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 23282.453 583.927 23282 583.908
2 24161.666 620.046 24161 620.018
3 27728.330 782.358 27727 782.294
4 30940.055 944.623 30939 944.567
5 33886.258 1106.894 33885 1106.822
6 36623.316 1269.155 36623 1269.135
Tabelle 6.10: Peakliste potenzieller Lipidsignale der MALDI-Messungen an Nautilus-Gewebe am Spek-
trometer ALADIM II.
Nr. Label dp [u] Max. in dp [u]
1 10970.948 184.288 10971 184.290
2 12087.480 211.285 12086 211.248
3 12864.191 231.152 12862 231.095
4 13392.381 245.173 13394 245.216
5 13837.997 257.322 13837 257.295
6 16389.904 332.559 16388 332.499
7 17313.414 362.161 17311 362.082
8 17496.854 368.191 17496 368.163
9 18771.223 411.457 18771 411.449
10 18829.424 413.491 18828 413.441
11 19171.777 425.553 19170 425.490
12 19616.209 441.470 19615 441.426
13 19949.070 453.583 19947 453.507
14 20379.666 469.496 20379 469.471
15 20727.617 482.555 20727 482.531
16 21095.994 496.575 21095 496.537
17 21771.893 522.823 21771 522.788
18 22186.496 539.258 22186 539.238
19 22475.857 550.879 22475 550.844
20 23561.213 595.572 23560 595.521
21 23649.467 599.283 23649 599.263
22 27716.822 782.804 27716 782.764
23 28173.111 804.919 28170 804.767
24 28496.764 820.792 28496 820.755
25 29039.680 847.767 29039 847.733
26 29081.838 849.880 29080 849.788
27 31227.479 960.888 31226 960.809
28 31637.934 982.900 31637 982.850
29 32552.166 1032.824 32553 1032.870
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Tabelle 6.11: Peakliste der MSMS-Messungen des Nautilus-Sekrets am Spektrometer Q-Star XL (Precur-
sorion: m/z 3223, z = 1+) und LTQ-FTICR (Precursorion: m/z 806, z = 4+). Die angegebenen FTICR-





































































































Abbildung 6.22: Kombinierte MALDI/SMALDI/ESI-HPLC-MS Analytik an nativen biologischen Proben. Einzelheiten siehe
Haupttext.
Kapitel 6 Seite 391
m/z 3223 u m/z 184 u
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Abbildung 6.23: Vergro¨ßerung der MSI-Darstellungen aus Abbildung 6.22. (Links) Hauptbestandteil des ionisierten Dru¨sen-
sekretes auf der Oberﬂa¨che des Schnittpra¨parates. (Rechts) Signale der PC-Kopfgruppe auf dem Gewebepra¨parat. Pixel-
gro¨ße = 1 µm. Einpuls pro Pixel Messungen am Spektrometer LAMMA 2000. Bildgro¨ße = 100 µm x 100 µm.






Abbildung 6.24: TIC-Chromatogramme der Online HPLC ESI-Messungen nach Massenbereichen. (a) m/z 350 - 700; 700 -
800; 800 - 900, (b) m/z 900 - 1000; 1000 - 1100; 1100 - 1200, (c) m/z 1200 - 1300; 1300 - 1400; 1400 - 1500, (d) m/z 1500 -
1600; 1600 - 2000.




Abbildung 6.25: (a) TIC-Chromatogramm der Online HPLC ESI-Messung (Ultimate, Nano-HPLC). (b) TIC-
Chromatogramm der Spektren mit Basispeak im Bereich m/z 800 u - 900 u. (c) FTICR-Spektrum des Zeitabschnitts t
= 68 min - 73 min.
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Abbildung 6.26: (a) MALDI-MS an HPLC-Fraktion b. Elutionszeit = 10.2 min. (b) MSMS-Messung aus dem unfraktio-
nierten Nautilus-Sekret am Spektrometer Q-Star XL (qTOF-Hybridspektrometer). (c) Deconvulierte MSMS-Messung am
LTQ-FTICR-MS.


























































Abbildung 6.27: Vergleich der MALDI-Flugzeitspektren einer nativen Probe mit 2,5-DHB. Aufnahmen am Spektrometer
Q-Star XL (Q-TOF, Hybridspektrometer) und ALADIM II.


























































Abbildung 6.28: Potenziell physiologisch aktives (Glyko)Peptid des Cephalopoden Nautilus pompilius L.. Vergleichende
lineare MALDI-TOF-Messungen an den Spektrometern LAMMA 2000 und ALADIM II. Rangplot der Datenpunkte im
dargestellten Massenintervall zum Vergleich der Intensita¨tsverteilungen in einer quantitativen Auswertung.
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Am Beispiel der Pra¨paration von nativem Dru¨sengewebe des Kopﬀu¨ßlers Nautilus pompilius L. konn-
ten Spektren mit potentiellen Peptidanalyten erhalten werden. Aufgrund der zum Untersuchungszeitraum
ausstehenden Sequenzierung des Genomes dieses Organismus und der Gro¨ße des ha¨uﬁgsten vermessenen
Ions (potentielles Glycopeptid, M > 3 kDa), war eine direkte Identiﬁzierung, im Rahmen der durchgefu¨hr-
ten MALDI-Analytik mit Flugzeitspektrometern, nicht mo¨glich. Die deshalb begonnene LC-ESI-FTICR-
MS-Analytik lieferte Daten, die, hinsichtlich der auftretenden Ladungszusta¨nde und Fragmente, dennoch
Strukturvorschla¨ge ermo¨glichte. Die HPLC-La¨ufe geben dabei in Summe Aufschluss u¨ber das Elutions-
verhalten der Sekretbestandteile, auch im Vergleich zu Referenzsubstanzen (Peptiden in Abbildung 6.22).
Im Falle von Lipiden (z.B. Phospholipiden) ist die Aussagefa¨higkeit hier aber stark eingeschra¨nkt, da die
Elutionsbedingungen fu¨r diese Substanzen nicht geeignet sind.
Die verwendete Spru¨hpra¨parationstechnik zeigt sich an nativen biologischen Gewebeproben, wie dem
hier vorliegenden Gewebe des Kopﬀu¨ßlers anwendbar und auch im einstelligen Mikrometermaßstab zu
einer Analytik mit Peptiden ist sie erfolgreich einsetzbar. Die (ohne geeignete Nachkalibrierung) einge-
schra¨nkte Massengenauigkeit der TOF-MS-Technik setzt hier aber klar Grenzen bei der direkten in-situ
Identiﬁzierung. Dies ist aber von vornherein erwartet worden und schma¨lert die Ergebnisse der erhaltenen
MSI-Darstellungen bei einer Pixelgro¨ße von 1 µm nicht.
6.4.5 Fazit
Die ortsauﬂo¨send vermessenen artiﬁziellen Matrix- und Peptidproben zeigen die im aktuellen Aufbau
erreichbare laterale Auﬂo¨sung am Spektrometer LAMMA 2000, indem z.B. mit Matrix pra¨parierte Mi-
krometerhohlraumstrukturen korrekt abgebildet werden ko¨nnen. Die bislang ho¨chste erreichte laterale
Strukturauﬂo¨sung an artiﬁziellen Peptidproben betra¨gt dabei in etwa 0.5 µm bei einer Pixelgro¨ße von
0.25 µm. Sie liegt damit klar unter 1 µm. Die ho¨chste erreichte laterale Strukturauﬂo¨sung an nativen
Proben bei Mehrpulsmessungen betra¨gt dann in etwa 2 µm bei einer Pixelgro¨ße von 1 µm. Zudem ermo¨gli-
chen diese Messungen die Bestimmung der realen analytischen (physikalischen) Auﬂo¨sung am einzelnen
Rasterort. Diese wird auf die Absolutmenge der Analyte und die reale Desorptionsﬂa¨che bei n-Pulsen in
einer Messung bezogen und ist ho¨her, als die erreichte ”Bildauﬂo¨sung“, die formal durch die Pixelgro¨ße
festgelegt ist. In den vermessenen artiﬁziellen Peptidproben betra¨gt sie in etwa zwischen 0.2 µm und
0.7 µm bei Ein-Puls-pro-Pixel-Messungen. Es konnte gezeigt werden, daß die strukturelle Darstellung
von Hefezellen, die in den Abbildungen eine Gro¨ße zwischen 3 µm und 15 µm im lateralen Querschnitt
aufweisen, prinzipiell u¨ber Fragmentmassen von Phospholipiden mo¨glich ist. Aus den Messungen folgt
fu¨r Lipide eine analytische Auﬂo¨sung an nativen biologischen Proben von in etwa 0.6 µm bis 1 µm bei
Einpulsmessungen.
Bei der Vermessung des Nierengewebeschnittes einer Maus konnte eine eindeutige Zuordnung der de-
tektierten und sehr wahrscheinlich im Gewebe strukturbildenden Massen/Fragmente nicht erfolgen, da
hierzu die Massengenauigkeit nicht ausreichend war. Auf diesem Gebiet kann mittlerweile aber bereits
auf Fortschritte verwiesen werden, die innerhalb der AG Spengler mittels Nutzung der Orbitalfallentech-
nologie in Kombination mit der hier entwickelten Spru¨hpra¨paration und der Verwendung einer im Hause
entwickelten AP-SMALDI-Quelle mit einem Laserfokus von ca. 10 µm erreicht wurden. Es handelt sich
hierbei um noch unvero¨ﬀentlichte Daten aus der Promotionsarbeit von Frau K. Huber und Herrn D. R.
Bhandari.
Es konnte weiterhin gezeigt werden, daß molekulare Aggregate der Zellwandstrukturen von Hefe
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ebenso in MALDI-Massenspektren detektiert werden ko¨nnen. Ihre genauere Zusammensetzung ist da-
bei nicht bestimmt worden, dies scheint aber anhand der Spektrenqualita¨t durchaus mo¨glich zu sein. Die
Zugeho¨rigkeit zur Zellwand konnte dagegen, anhand der Vermessung fraktionierter Proben, u¨berpru¨ft
werden. Hierzu ist zuna¨chst das Trockengewicht der Hefezellen ermittelt worden. Dieses entsprach bei
den vermessenen Proben ca. 36 % ± 5 % des Feuchtgewichtes. Ein Teil der getrockneten Proben wurde
zur gezielten Extraktion der einzelnen Bestandteile, gema¨ß einem bekannten Protokoll (Methode nach
Freimund et al. 2003 [302]), verwendet. Fu¨r diese Ergebnisse gilt a¨hnliches, wie fu¨r die Verdauergebnisse.
Sie wurden wegen der geringen Zusatzinformation nicht na¨her beschrieben. Der andere Teil der getrock-
neten Proben ist pra¨pariert und massenspektrometrisch vermessen worden. Auch bei MSI-Messungen
von Hefen kann mittlerweile ebenso auf einen Fortschritt, gegenu¨ber den in dieser Arbeit pra¨sentierten
Ergebnissen, verwiesen werden. So sind in Kombination der hier entwickelten Spru¨hpra¨paration mit der
Orbitalfallentechnologie sowie dem Einsatz von einer im Hause entwickelten AP-SMALDI-Quelle mit ei-
nem Laserfokus von ca. 10 µm, Messungen von intakten Lipiden an Hefezellen gelungen. Es handelt sich
hierbei um Messungen von Herrn D. R. Bhandari, die in Zusammenarbeit mit Herrn Th. Hennich (Uni
Genf) durchgefu¨hrt wurden6.
Es konnte ebenso gezeigt werden, daß unter bestimmten Voraussetzungen an artiﬁziellen MALDI-
Proben Undersampling- und/oder Oversampling-Artefakte auftreten. Die aufgrund von Undersampling
eintretenden Artefakte beeinﬂussen hierbei in erster Linie die Struktura¨hnlichkeit der erhaltenen Abbil-
dung. Oversampling vera¨ndert in den untersuchten Beispielen die Intensita¨tsverteilung innerhalb einer
Abbildung deutlich, ohne dabei jedoch die Struktura¨hnlichkeit (Silhouette) wesentlich zu beeintra¨chti-
gen. Es konnte festgestellt werden, daß Abweichungen aufgrund von Positionierungenauigkeiten innerhalb
der Rastermechanik zu bedeutsameren Auswirkungen bei bildgebenden Messungen in den untersuchten
Dimensionen fu¨hren, als die durch (moderates) Oversampling herbeigefu¨hrten Artefakte.
6Bislang unvero¨ﬀentlichte Messungen.
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6.5 Konfokale Laser-Raster-Mikroskopie
Die Reﬂexionsgrade7 der vermessenen artiﬁziellen Proben liegen bei einer Wellenla¨nge von λ = 349 nm
zwischen R ≈ 18 % fu¨r Diamant8 (R = 0.18277, n = 2.49356, θB = 68.148◦), R ≈ 36 % fu¨r Gold (R =
0.36193, n = 1.7538, θB = 68.564◦, Fm3m), R ≈ 57 % fu¨r kristallines Silizium (R = 0.56706, n = 5.40474,
θB = 80.801◦, [111]) und R ≈ 93 % fu¨r Aluminium (R = 0.92525, n = 0.36448, θB = 76.656◦, Fm3m).







mit n1, n0 den Brechungsindizes des Materials und der Umgebung. Zudem haben die Oberﬂa¨chenstruktur
und mo¨gliche Verunreinigungen im Material einen Einﬂuss auf die Reﬂexion. Die relative Reihenfolge
der Reﬂexionsgrade der vermessenen Materialien, Al > Si-Wafer > Au > Diamant, wird anhand der
beno¨tigten Leistung der Laserpulse bei den CLSM-Aufnahmen in den Versuchen besta¨tigt. Die Leistung
wird bei (nahezu) konstanter Pulsla¨nge u¨ber die Pulsenergie (Diodenstrom) vera¨ndert.
6.5.1 Blendenauswahl und Messmethodik
Die optimale Blendengro¨ße eines CLSM-Detektors stellt einen Kompromiss dar. Am Laserobjektiv des
Spektrometers LAMMA 2000 wird fu¨r die Wellenla¨nge λ = 349 nm in etwa ein Vergro¨ßerungsfaktor
von M = 13.9 bei einer ru¨ckwertigen Abbildung erreicht. Die rechnerisch optimale Blendengro¨ße fu¨r




auf D ≈ 39 µm abgescha¨tzt werden. Hierbei erfolgt die laterale Begrenzung auf die FWHM-Querschnitts-
ﬂa¨che. Die im CLSM-Aufbau wechselseitig als Detektionsblenden verwendeten Aperturen besitzen Loch-
kreisdurchmesser von 10 µm ± 1 µm und 20 µm ± 1 µm. Am Ort des ru¨ckwertigen Fokus entspricht
dies rechnerisch in etwa 0.21 AU (10 µm Blende) bzw. 0.42 AU (20 µm Blende), bezogen auf Reﬂexionen
der Wellenla¨nge λ = 349 nm. Der Zuwachs an Kontrast bei Verwendung der 10 µm-Blende im Gegen-
satz zur 20 µm-Blende in den Beispielaufnahmen eines goldbeschichteten Probentra¨gers in Abbildung
6.29 steht dabei der Verlust an Lichtintensita¨t gegenu¨ber. In der Darstellung zeigt sich bei identischen
analogen Bedingungen eine (arithmetisch) mittlere Pixelintensita¨t (8 Bit) von 165.22 ± 17.10 mit der
20 µm-Blende, gegenu¨ber einer (arithmetisch) mittleren Pixelintensita¨t von 123.30 ± 42.78 mit der 10
µm-Blende. Das entspricht einem mittleren relativen Intensita¨tsunterschied von ca. 25 %. Dieser steht
einem theoretisch erwarteten Intensita¨tsverlust von ca. 33 % gegenu¨ber. Man erkennt bei einem Vergleich
der Teilbilder in Abbildung 6.29, das die axiale Auﬂo¨sung bei der 10 µm-Messung deutlich ho¨her ist, als








1− (NAn )2 )
in etwa 1.09 µm. Die axiale Distanz des Beugungsmaximums zum ersten Minimum im 3D-iPSF-Proﬁl
(Peak-to-Valley) bei zentrisch justiertem Laserstrahl ist in Abbildung 5.61 (a) auf S. 303 zu erkennen.
Diese entspricht im Wesentlichen dem theoretisch nach Linfoot und Wolf beschriebenen Verhalten [269].
7Referenz: http://refractiveindex.info Retrieved on Jan. 01, 2012.
8Die Messungen an Diamanten sind nicht explizit dargestellt.
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In Abbildung 6.30 wird das beugungsbegrenzte Intensita¨tsproﬁl an der CLSM-(Detektions-)Blende sowie
der Verlauf der transmittierten Energie dargestellt.
Im Rahmen der Untersuchungen von MALDI-Matrixpra¨parationen und Teststrukturen sind in die-
ser Arbeit hauptsa¨chlich Reﬂexions-CLSM Messungen durchgefu¨hrt worden. Die Reﬂexionsmessungen
entsprechen der bereits auf S. 17 angegebenen Charakteristik. Es handelt ich bei allen Messungen um
Ein-Puls-pro-Pixel Darstellungen. Zu Testzwecken ist auch der Versuch unternommen worden, mit einem
zusa¨tzlichen Fluoreszenzﬁlter (siehe Abb. 4.7) im Aufbau vor dem CLSM-PMT (Abb. 4.5), Fluoreszenz-
signale entsprechender Proben zu detektieren. Die Abbildung des Fluoreszenzsignals ist dabei gegenu¨ber
der Lage der Reﬂexionsabbildung verschoben und erfordert eine angepasste Lage der zweiten Blende und
des Detektors. Das Fluoreszenzsignal ist zudem sehr schwach und beno¨tigt gegenu¨ber den Reﬂexionsmes-
sungen eine ho¨here Versta¨rkung. Die Egebnisse der Fluoreszenztestmessungen sind, da sie gegenu¨ber den
Reﬂexionsmessungen hier keine Zusatzinformation liefern, nicht explizit dargestellt.
Tabelle 6.12: Parameter der CLSM-Messungen zu Abbildung 6.29.
Gera¨teparameter
PMT-Potential : -1 kV
Blendengro¨ße : 10 bzw. 20 µm
Laserpulsenergie : ca. 58 µJ
Abschwa¨chung : 39
ND-Filter : 11 %
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Pulse-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
Blende  20 µm Blende  10 µm
	 

Abbildung 6.29: 100 µm x 100 µm CLSM-Aufnahmen eines identischen Bereiches einer vergoldeten Aluminiumtellerober-
ﬂa¨che. (Bild links) 20 µm Detektionsblende (Blende 2). (Bild rechts) 10 µm Detektionsblende.
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Abbildung 6.30: (a) Beugungsbegrenztes Intensita¨tsproﬁl an der CLSM-Blende. (b) Transmittierte Laserenergie bei einer
Blendengro¨ße von ca. 0.21 AU (ca. 45 %, rot) und ca. 0.42 AU (ca. 78 %, blau). k = 2 π/λ, a = Radius der Austrittsapertur,
θ = Beugungswinkel.
6.5.2 Rauheit einer Targetoberﬂa¨che
Anhand von sequenziellen Rastermessungen eines 100 µm x 100 µm großen Areals konnte die Rauigkeit
der spanend bearbeiteten und grob polierten Aluminiumtelleroberﬂa¨che abgescha¨tzt werden. Die ab-
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schliessende du¨nne Goldbeschichtung hat einen geringen Einﬂuss auf das Topologieproﬁl des Tellers. Die
ermittelte RMS-Rauheit betra¨gt Rrms = 1.25 µm ± 0.25 µm. Das Ergebnis ist in Abbildung 6.31 gezeigt.
Werte fu¨r den gro¨ßten Ho¨henunterschied einer plangedrehten metallischen Fla¨che liegen (u¨blicherweise)
im Bereich von Rz = 2.5 µm. Bei anschliessender polierender Nachbearbeitung ko¨nnen dann Werte um
Rz ≈ 0.04 µm erreicht werden [295]. Ga¨ngige Werte, die in der hauseigenen mechanischen Werkstatt fu¨r
plangedrehte metallische Oberﬂa¨chen erreicht werden, liegen dagegen im Bereich von Rz ≈ 8 µm [296].
Die auﬂichtmikoskopische (VIS) Betrachtung der via CLSM vermessenen Targetoberﬂa¨che besta¨tigt die
vermessenen Werte (siehe Tabelle 4.8 S. 157).
H henprofil aus CLSM-Messungen
Rauheit 3./4. Ordnung = Rillen und Riefen
H henaussage re- 
flektierender Objekte 
in beschr nktem 
Umfang durch subjek- 
tive Speckle aufgrund 
kurzer Integrationszeit.









Abbildung 6.31: Abscha¨tzung der quadratischen Rauheit eines Standardprobentra¨gers aus Aluminium mit Goldbeschich-








n=1 (z(xm, yn)− z¯)2, mit dem arithmetischen Mittelwert z¯. Die Beschra¨nkung der Pra¨zision liegt
im Wesentlichen in dem systematischen Fehler, der von der Probenverstellung (entlang der z-Achse) erzeugt wird und ei-
nem Jitter, der bei der Synchronisation der Laserfrequenz mit der ADC-Messzeit auftritt und dann zu subjektiven Speckle
fu¨hren kann. Die Richtigkeit kann gesteigert werden, wenn mehrere Messungen von jeder einzelnen Probenstelle, aus den
unterschiedlichen Ebenen herangezogen werden. Dies entspricht in erster Na¨herung einer Integration der Signalintensita¨t
u¨ber eine la¨ngere Messzeit und reduziert so die Standardabweichung des Mittelwertes, hat aber keinen Einﬂuss auf den
systematischen Fehler der mechanischen Probenverstellung.
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6.5.3 Ablationsproﬁl von Hohlraumlinienstrukturen
Vermessung der MALDI-Pra¨paration aus Abbildung 6.3
Die CLSM-Vermessung der mittels einer Dried droplet-MALDI-Pra¨paration hergestellten Probe von S.
354 Abb. 6.3 zeigt gegenu¨ber dem unpra¨parierten Siliziumwafer deutliche Unterschiede bei der Darstellung
der Linienhohlraumstrukturen. Wie bereits dargelegt, ko¨nnen die Hohlraumlinien bei Verwendung einer
geeigneten Pra¨parationstechnik sehr speziﬁsch mit der MALDI-Matrix 2,5-DHB beschichtet werden. Die
Dried droplet-Pra¨paration erzeugt dagegen eine deutlich ungleichma¨ßigere Verteilung der Matrix, die zu-
dem gro¨ßere und relativ langsam auf der Pra¨paratoberﬂa¨che wachsende Kristalle entstehen la¨sst. Dement-
sprechend schlechter ist auch die Bildqualita¨t der Dried droplet-Pra¨paration bei der MS- wie auch bei
der CLSM-Vermessung. Die Reﬂexionen lassen eine deutliche ”Ausfransung“ an den Kristallausla¨ufern er-
kennen. Diese, sehr wahrscheinlich aufgrund von zusa¨tzlichen Reﬂexionen bzw. Reﬂexionsverlusten durch
ungu¨nstige Grenzﬂa¨chenwinkel erzeugten, Artefakte beeintra¨chtigen die Abbildungsqualita¨t gegenu¨ber
den CLSM-Messungen an den unpra¨parierten Wafern (siehe hierzu Abb. 6.35). Dennoch ist es mo¨glich,
wie in Abbildung 6.32 zu erkennen ist, eine Analyse der Ablation nach der zuvor durchgefu¨hrten MALDI-
Messung im Vergleich zur Desorption anzustellen. Aufgrund der bekannten z-axialen Positionen wa¨hrend
der MALDI-Messung, ko¨nnen gezielt Bereiche u¨ber bzw. unter dieser Position mittels CLSM vermessen
werden, um den Hauptablationsbereich in der Pra¨paration zu ermitteln. U¨berlagerungspositionen (Pixel
in unterschiedlichen Ebenen) zeigen dabei eine sehr a¨hnliche bzw. eine identische Ho¨hentopologie an. Es
kann so ein Ablationsproﬁl anhand der CLSM-Messungen u¨ber der Fla¨che der MALDI-Rasterung erstellt
werden. In Abbildung 6.33 ist eine U¨berlagerung (a) des MSI-Bildes des Matrixsignales m/z 137 (rot) mit
einer z-axialen Position aus einem tiefer liegenden Bereich (gru¨n) als bei der MALDI-Rasterung zu erken-
nen. In Teilbild (b) liegt der eingestellte CLSM-Fokus dagegen im Bereich des gewa¨hlten MALDI-Fokus.
Hierbei ko¨nnen dann den intensivsten Signalen in der MALDI-Abbildung die topologischen Bereiche aus
den CLSM-Messungen zugeordnet werden, wenn die U¨bereinstimmung der Rasterrahmen dieser Aufnah-
men gewa¨hrleistet ist. Diese Vergleiche in Abbildung 6.33 zeigen, daß sowohl in tiefer liegenden z-axialen
Bereichen, wie auch im Bereich der MALDI-Fokusebene gemeinsame laterale Positionen intensive Pixel
(hier gelb) besitzen. Die Kombination von Hauptdesorptionsbereich (intensive MALDI-Pixel) mit dem
Hauptablationsbereich (intensive Bereiche aus einer tiefer liegenden CLSM-Ebene) kann dann im Zu-
sammenhang mit der Pra¨parationstechnik betrachtet werden. Wie anahand eines Vergleiches mit den
Ergebnissen in Abbildung 6.3 auf S. 354 festgestellt werden kann, korrelieren die intensivsten Signale
des Peptidanalyten Melittin eindeutig mit dem Bereich der sta¨rksten Ablation in den CLSM-Bildern in
Abbildung 6.33, was auch fu¨r das Matrixsignal m/z 137 zutriﬀt. Aus dem MSI-Bild des Matrixsignales
m/z 137 im MSI-Bild in Abbildung 6.3 auf S. 354 geht eine Gleichverteilung der intensiven Signale in den
(gesamten) Hohlraumstrukturen hervor, was sehr wahrscheinlich an der hohen Sensitivita¨tseinstellung
des Messkanals liegt, d.h. die intensivsten Matrixsignale werden in ihrer Intensita¨t beschnitten. Aus der
Kombination der Untersuchungen mit den CLSM-Messungen geht demnach hervor, daß die intensivsten
Analytsignale (Melittin) auch aus dem Bereich der sta¨rksten Ablation hervorgehen.
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Tabelle 6.13: Parameter der CLSM-Messungen zu Abbildung 6.32.
Gera¨teparameter
PMT-Potential : -1.96 kV
Blendengro¨ße : 20 µm
Laserpulsenergie : 54 µJ
Abschwa¨chung : 40
ND-Filter : 11 %
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Pulse-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Raumtemperatur : ca. 18◦C
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel




Abbildung 6.32: CLSM-Vermessung der MALDI-Pra¨paration aus Abbildung 6.3 auf S. 352. (a) Der fokussierte Bereich
liegt zwischen der Waferoberﬂa¨che der schmalen Stege und den mit Matrix und Peptid gefu¨llten Hohlraumlinien. Diese
Position entspricht der Messposition der MALDI-Messungen. (b) Fokussierung der Bereiche der gefu¨llten Hohlraumlinien.
(c) Fokussierung der Waferoberﬂa¨che (schmale Stege). Falschfarbzuordnung (a) = Rot, (b) = Gru¨n, (c) = Blau. (d) U¨berla-
gerungsbild (a) und (b). (e) U¨berlagerungsbild (b) und (c). (f) U¨berlagerungsbild (a) und (c). (g) RGB-U¨berlagerungsbild
der drei Aufnahmen (a), (b), (c).
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(a) (b)
Abbildung 6.33: U¨berlagerung des Ionenintensita¨tsverteilungsbildes m/z 137 mit dem CLSM-Bild nach der MS-Messung
von (a) einer tieferliegenden z-Position und (b) der MS-Messposition. Die Falschfarbe des MS-Bildes ist Rot, die der CLSM-
Bilder ist Gru¨n. In (b) ist ein deutlicher Matrixabtrag an der MS-Messposition zu erkennen (rot).
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Laterale Auﬂo¨sung in Rasterrichtung am Beispiel der senkrechten Hohlraumlinien
Die Vermessung der (unpra¨parierten) Hohlraumlinienstrukturen des Siliziumwafer erfolgt zuna¨chst mit
der justierten 20 µm-PMT Blende. Hierbei werden erst die Linienbo¨den fokussiert und dann, durch
senken des Probentargets, die Stege. Zwischen der Aufnahme der Bo¨den und der Stege erfolgt eine Ener-
gieanpassung, wobei die Stege mit der justierten 10 µm-Blende ca. 40 % mehr Energie beno¨tigen, um
die Maximalintensita¨t erreichen zu ko¨nnen. Die Stege mit der justierten 20 µm-Blende erscheinen im
Vergleich zu den Messungen der Bo¨den mit der 20 µm-Blende und der Stege mit der 10 µm-Blende
unterbelichtet. Insgesamt wird durch die Darstellungen der dynamische Bereich, der an der vermessenen
Siliziumoberﬂa¨che realisierbar ist, deutlich. Aufgrund der relativ geringen Absorption des Siliziumwafer-
substrates bzw. der sta¨rkeren Reﬂexion im Vergleich zu einer Goldoberﬂa¨che, ist eine relativ geringere
Leistung erforderlich, um kontrastreiche Aufnahmen von den Mikrostrukturen zu erhalten. Die Ergebnisse
sind in Abbildung 6.34 dargestellt. In Teilbild (c) ist dabei zu erkennen, daß die Wandbereiche zwischen
den Stegen und dem Boden keinen 90◦-Winkel zur Waagerechten ausbilden ko¨nnen, da vereinzelt Reﬂex-
ionen in ”Zwischenbereichen“ erkennbar sind. Im dargestellten Beispiel ist zudem die Lage der Bo¨den
gegenu¨ber der Lage der Stege in den oberen Abbildungen (a), (b) um ca. 3 bis 5 Pixel in der Waagerech-
ten nach links verschoben. Abbildung 6.35 gibt die Intensita¨tsha¨uﬁgkeitsverteilung der Messungen mit
der 20 µm-Blende wieder. In Abbildung 6.36 ist eine u¨ber alle y-Positionen gemittelte Linienrasterung in
x-Richtung zu erkennen und Abbildung 6.37 zeigt die MTF der Einzelmessungen aus Abbildung 6.34.
Tabelle 6.14: Parameter der CLSM-Messungen zu Abbildung 6.34.
Gera¨teparameter
PMT-Potential : -1 kV
Blendengro¨ße : 10 bzw. 20 µm
Laserpulsenergie : 55 µJ bis 77 µJ
Abschwa¨chung : 40
ND-Filter : 11 %
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Pulse-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
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(a)
.  '. 
(b)
(c)
Abbildung 6.34: (Oben) Schemaschnitt durch den Wafer. CLSM-Aufnahmen (links) und PSFs (rechts) der Stege (a,b) und
des Bodens (c) der gea¨tzten Siliziumwafer (Abbildung 4.18). (a,c) 20 µm Blende = Apertur 2, (b) 10 µm Blende = Apertur
1. Pixelgro¨ße = 1 µm.
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Abbildung 6.35: Histogramme der 20 µm-Messungen aus Abbildung 6.34. Insgesamt 10000 Datenpunkte je Abbildung.




























 Stege (20µm )
 Stege (10µm )
 Boden (20µm )
Abbildung 6.36: U¨ber alle y-Positionen gemittelte Linienraster in x-Richtung. Daten aus Abbildung 6.34.
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 Boden Apertur 2
Abbildung 6.37: MTF der Linienstrukturdarstellungen aus Abbildung 6.34.
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Kombinierte Analytik am Beispiel der Hohlraumlinienstrukturen
Die ausgewa¨hlten Messungen zeigen Bereiche, die im Falle der UV-, CLSM- und MS-Messungen einen
identischen Bildausschnitt des strukturiertenWafers abbilden. Hierbei wird zuna¨chst die CLSM-Aufnahme
des blanken Wafers hergestellt. Danach erfolgt die Spru¨hpra¨paration und die Aufnahme des UV-Bildes.
Zuletzt wird die MS-Rasterung durchgefu¨hrt. Die UV- und die MS-Messungen sind hier direkt vergleich-
bar, da sie identische Strukturen abbilden (siehe Abbildung 6.38). Die CLSM-Messung zeigt dagegen die
ca. 5 µm breiten Stege, d.h. die zwischen den gea¨tzten Strukturen verbleibende und im Vergleich zu den
MS- und UV-Messungen etwas ho¨her liegende Waferoberﬂa¨che. Erwartungsgema¨ß zeigen die MS- und die
UV-Abbildungen die gro¨ßten U¨bereinstimmungen bei der U¨berlagerung der Signale (MALDI+UV). Die
Abbildung bei der nur Pixelintensita¨ten gezeigt werden, die in beiden Darstellungen ab einer relativen
Intensita¨t vorhanden sind (MALDI AND UV) la¨sst erkennen, daß die Bereiche mit der sta¨rksten UV-
Intensita¨t nicht unbedingt auch die Bereiche mit dem sta¨rksten MS-Signal sind. Hierbei muss allerdings
beru¨cksichtigt werden, daß es sich in der MS-Abbildung nur um das Signal einer mo¨glichen DHB-Spezies
handelt. Die Kombination aller vorhandenen DHB-Spezies in einem Spektrum erho¨ht die Wahrschein-
lichkeit die intensivsten UV-Regionen deutlicher hervorzuheben, liefert allerdings auch keine vollsta¨ndige
(100 %) U¨bereinstimmung (Bilder nicht dargestellt). Die Darstellung aller UV- und MS-Pixel ab einer
gewissen relativen Intensita¨t, wenn mindestens eines der Signale vorhanden ist, stellt die beste Umrissa¨hn-
lichkeit mit der vis-mikroskopischen Abbildung (nicht dargestellt) der Pra¨paration her. In Abbildung 6.39
sind vertikal gemittelte waagerechte Linienscans der RGB-U¨berlagerung aus Abbildung 6.38 gezeigt.
Tabelle 6.15: Parameter der CLSM-Messungen zu Abbildung 6.38.
Gera¨teparameter
PMT-Potential : -1 kV
Blendengro¨ße : 20 µm
Laserpulsenergie : ca. 54 µJ
Abschwa¨chung : 40
ND-Filter : 11 %
Restgasdruck : ca. 9.0 ·10−7 mbar
Pulse-pro-Pixel : 1
Schrittweite : 1 µm
Pixelkantenla¨nge : 1 µm
Kontrastauﬂo¨sung : 1 Byte/Pixel
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CLSM λ = 349 nm (R) MALDI-MS λ = 349 nm (G) UV BP: λ = 360 nm - 420 nm (B)
RGB .
MALDI OR UV MALDI + UV MALDI AND UV
Abbildung 6.38: Kombination verschiedener Methoden. Obere Reihe Bild 1: CLSM-Aufnahme der Linienwaferstege (Wa-
feroberﬂa¨che). Bild 2: MS-Ionenintensita¨tsverteilungsbild von 2,5-DHB-Kristallen, Massesignal [M −H2O + H2]+. Bild 3:
2,5-DHB-Fluoreszenzsignal der kristallinen Probe. Pixelgro¨ße CLSM, MS = 1 µm, Pixelgro¨ße UV-Fluoreszenz =
0.645 µm. Mitte: Das U¨berlagerungsbild kombiniert die CLSM-Aufnahme (8 bit, rot, kontrastmaximierte Intensita¨tssprei-
zung), MS-Aufnahme (8 bit, gru¨n) und UV-Aufnahme (8 bit, blau). Untere Reihe: Logische Operationen (1. Reihe 2. Bild,
1. Reihe 3. Bild) OR, U¨berlagerung, AND.
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Abbildung 6.39: Vertikal u¨ber alle y-Werte gemittelte horizontale Linenraster der UV-, CLSM- und MS-Bilder aus Abbildung
6.38.
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6.5.4 Fazit
Neben der bildgebenden MS-Analytik ist auch eine CLSM-Analytik eingesetzt worden. Diese zeigt einer-
seits die prinzipielle Vereinbarkeit beider Techniken in einem Gera¨t und erga¨nzt andererseits vor allem
die Untersuchungen an der Ablations- und Kristallisationscharakteristik von Matrixpra¨parationen. Es
konnte gezeigt werden, daß eine Kombination von SMALDI- (MSI) und CLSM-Messungen an einer iden-
tischen Probe eine Korrelation zwischen dem Bereich des sta¨rksten Materialabtrages (CLSM) und den
intensivsten Ionenintensita¨ten (SMALDI) herstellen kann. Ebenso ist deutlich geworden, daß eine ”Ober-
ﬂa¨chenanalyse“ im weiteren Sinne mit den Methoden SMALDI und CLSM zu ra¨umlich kombinierbaren




Die in dieser Arbeit dargelegtenMessungen und Experimente stehen insgesamt in der Reihe einer Entwick-
lung innerhalb der Bioanalytik, die noch nicht abgeschlossen ist und die letztlich zu einer qualitativ neuen,
chemisch-analytischen Abbildungsmethode fu¨hrt. Besonders die rasant fortschreitende Entwicklung auf
dem Gebiet der Atmospha¨rendruck-MALDI-Quellen (AP-MALDI), die in Kombination mit modernen
elektrostatisch arbeitenden Orbitalfallenanalysatoren eingesetzt werden ko¨nnen, la¨sst dabei bereits fu¨r
die na¨here Zukunft den endgu¨ltigen Durchbruch erwarten. Zweifellos werden sich schnell Anwendungen
hierfu¨r auf einem breiten wissenschaftlichen sowie medizinisch-diagnostischen Gebiet ﬁnden. Sollte es
dann in der nahen Zukunft mo¨glich werden, auch den Bereich der mehrfachgeladenen Ionen fu¨r AP-
MALDI routinema¨ßig zuga¨nglich zu machen, so ko¨nnte auch hier die Funktionalita¨t der TOF-Technik im
hohen Massenbereich erlangt werden. Dieser vor allem innerhalb der Biowissenschaften wichtige Aspekt,
macht die TOF-Technik auch weiterhin zu einem festen Bestandteil aktueller Forschung. Im Ansatz ist
erkennbar, daß die Kombination der konfokalen Mikroskopie mit der abbildenden Lasermassenspektro-
metrie praktisch anwendbar und vorteilhaft ist. Ein deutlicher Fortschritt auf diesem Gebiet wa¨re hier in
der nahen Zukunft die Nutzung von Fluoreszenzsignalen (der Analyte und auch der MALDI-Matrix) in
einem zu den MALDI-Messungen parallelen Aufbau. Diese Erweiterung wa¨re, vor allem bei nicht extrem
hochauﬂo¨senden Spektrometern wie TOF-Gera¨ten, eine sinnvolle Erga¨nzung im Rahmen der Struktur-






A.1 Systematik der vermessenen nativen biologischen Proben
Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchten nativen biologischen Proben stammen von Organismen mit
unterschiedlichen Verwandschaftsverha¨ltnissen. Eine grobe systematische bzw. taxonomische Einordnung
ergibt folgendes Bild, mit der Gliederung: Reich − > Stamm − > Klasse − > Ordnung − > Familie − >
Gattung − > Spezies. Zuna¨chst fu¨r die mehrzelligen tierischen Organismen:
. Metazoa (Reich)
. Eumetazoa (Gewebetiere, Abteilung)
. Bilateria (Unterabteilung)
. Deuterostomia (Neumu¨nder, U¨berstamm)
. Chordata (Stamm)
. Vertebrata (Wirbeltiere, Unterstamm)
. Gnathostomata (U¨berklasse)
. Tetrapoda (Landwirbeltiere, Reihe)
. Mammalia (Sa¨ugetiere, Klasse)
. Eutheria (Plazentatiere, Unterklasse)
. Euarchontoglires (U¨berordnung)
. Primates (Herrentiere, Ordnung)
. Haplorhini (Trockennasenprimaten, Unterordnung)
. Catarrhini (Altweltaﬀen)
. Hominoidea (Menschenartige, U¨berfamilie)




. Rodentia (Nagetiere, Ordnung)
. Myomorpha (Unterordnung)
. Muroidea (U¨berfamilie)
. Muridae (Langschwanzma¨use, Familie)
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. Protostomia (Urmu¨nder)
. Lophotrochozoen (U¨berstamm)
. Mollusca (Weichtiere, Stamm)
. Cephalopoda (Kopﬀu¨ßler, Klasse)






. Ecdysozoa (Ha¨utungstiere, U¨berstamm)







und weiterhin fu¨r die untersuchten Pilze:
. Fungi (Pilze, Reich)


















Kapitel A Seite 419
Die (biologische) Systematik ist in weiten Teilen, auch nach der Meinung von Experten, nicht konsistent
und es herrschen wissenschaftlich abweichende Ansichten u¨ber ihre Exaktheit und ihre Aussagekraft in
speziellen Fa¨llen. Ein (relativ) neuerer Ansatz legt ein sta¨rkeres Gewicht auf genetische Analysen zur
Kla¨rung von Verwandschaftsverha¨ltnissen einzelner Organismen untereinander und fu¨hrt dabei oft zu
einer Modiﬁzierung der urspru¨nglichen Systematik [297].
A.2 Naturkonstanten und isotopspeziﬁsche Nachkommastellen
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Tabelle A.1: Naturkonstanten, Massen und Massediﬀerenzen.
Naturkonstanten Gro¨ße Einheit
Vakuumlichtgeschwindigkeit c 2.99792458(0) ·108 m/s
Elementarladung e 1.60217733(59) ·10−19 C
Magnetische Feldkonstante µ0 4π · 10−7 Tm/A
Elektrische Feldkonstante 0 8.854187817(0) · 10−12 F/m
Avogadrokonstante NA 6.0221367(36) · 1023 mol−1
Boltzmannkonstante k 8.617385(73) · 10−5 eV/K
Elektronenruhemasse me 5.4857990943(23) ·10−4 u
Protonenmasse mp 1.00727646677(10) u
Neutronenmasse mn 1.00866491597 u
Kreiszahl π 3.1415926535(89)
Atomare Masseneinheit 931.49432(28) MeV/c2
(uniﬁed atomic mass unit) u, Da 1.66053886(28) ·10−27 kg
Isotope Gro¨ße Einheit Ha¨uﬁgkeit [%]
Wasserstoﬀ 1H 1.00782503207(10) u 99.9885(70)
Deuterium 2H,D 2.0141017778(4) u 0.000115(70)
Kohlenstoﬀ 12C 12 u 98.93(8)
Kohlenstoﬀ 13C 13.0033548378(10) u 1.07(8)
Stickstoﬀ 14N 14.0030740048(6) u 99.636(20)
Stickstoﬀ 15N 15.0001088982(7) u 0.364(20)
Sauerstoﬀ 16O 15.99491461956(16) u 99.757(16)
Sauerstoﬀ 17O 16.99913170(12) u 0.038(1)
Sauerstoﬀ 18O 17.9991610(7) u 0.205(14)
Schwefel 32S 31.97207100(15) u 94.99(26)
Schwefel 33S 32.97145876(15) u 0.75(2)
Schwefel 34S 33.96786690(12) u 4.25(24)
Schwefel 36S 35.96708076(20) u 0.01(1)
Phosphor 31P 30.97376163(20) u 100
Natrium 23Na 22.9897692809(29) u 100
Kalium 39K 38.96370668(20) u 93.2581(44)
Kalium 40K 39.96399848(21) u 0.0117(1)
Kalium 41K 40.96182576(21) u 6.7302(44)
Massediﬀerenzen Gro¨ße Einheit
2H - 1H 1.00627674588 u
13C − 12C 1.00335483781 u
15N − 14N 0.99703489341 u
17O − 16O 1.00421708164 u
18O − 17O 1.00002936880 u
33S − 32S 0.99938776000 u
34S − 33S 0.99640813970 u
39K − 23Na 15.97393740107 u
Quelle der Naturkonstanten: Review of Particle Physics, Particle Data Group, Phys. Rev. D, 54, 1996, 1, und
CODATA, NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty.
Quelle der Isotopmassen: NIST Database, basierend auf den Vero¨ﬀentlichungen von [298] [299] [300].
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Tabelle A.2: Nachkommastellen der leichtesten Isotope einiger Elemente, die in biologischen Moleku¨len
bzw. Quasimoleku¨lionen auftreten. Bezogen auf eine ganze Masse. Bei einfach positiv geladenen Ionen
muss zudem noch die Ruhemasse eines Elektrons beru¨cksichtigt werden, me = 0.00054(8) u. Die Nach-
kommastellen einer ganzen Masse, ergeben sich durch die Addition aller Nachkommastellen der beteiligten
Isotope, abzu¨glich der Elektronenmasse. Nach IUPAC-Deﬁnition stellt die Diﬀerenz von monoisotopischer
Masse zur nominellen Masse den Massendefekt eines Ions dar.
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A.3 Lipidzusammensetzung und Lipidmassen
Tabelle A.3: Kohlenstoﬀanzahl bei der Kombination von Fettsa¨ureketten in natu¨rlich vorkommenden
Diglyceriden von Tieren. Monoisotopische Masse CH2 = 14.015650 Da. In den folgenden Massetabel-
len werden bis zu vier Doppelbindungen beru¨cksichtigt. Bei den SM wird eine Kettenla¨nge bis zu 30
Kohlenstoﬀen angenommen.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
12 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
14 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
15 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
16 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
17 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
18 36 37 38 39 40 41 42 43 44
19 38 39 40 41 42 43 44 45
20 40 41 42 43 44 45 46
21 42 43 44 45 46 47
22 44 45 46 47 48
23 46 47 48 49
24 48 49 50
25 50 51
26 52
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A.3.1 Phosphatidylcholine
Tabelle A.4: Monoisotopische Massen der theoretischen Phosphatidylcholine PC(nn:0) mit nn = 24 - 52.
Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 183]+
24:0 622,444231 644,426175 660,400113 639,470780 440,386012
25:0 636,459881 658,441825 674,415763 653,486430 454,401662
26:0 650,475531 672,457475 688,431413 667,502080 468,417312
27:0 664,491181 686,473126 702,447063 681,517730 482,432962
28:0 678,506831 700,488776 716,462713 695,533380 496,448612
29:0 692,522481 714,504426 730,478363 709,549031 510,464262
30:0 706,538131 728,520076 744,494013 723,564681 524,479912
31:0 720,553782 742,535726 758,509663 737,580331 538,495562
32:0 734,569432 756,551376 772,525313 751,595981 552,511212
33:0 748,585082 770,567026 786,540963 765,611631 566,526862
34:0 762,600732 784,582676 800,556613 779,627281 580,542512
35:0 776,616382 798,598326 814,572263 793,642931 594,558162
36:0 790,632032 812,613976 828,587914 807,658581 608,573812
37:0 804,647682 826,629626 842,603564 821,674231 622,589462
38:0 818,663332 840,645276 856,619214 835,689881 636,605112
39:0 832,678982 854,660926 870,634864 849,705531 650,620763
40:0 846,694632 868,676576 884,650514 863,721181 664,636413
41:0 860,710282 882,692226 898,666164 877,736831 678,652063
42:0 874,725932 896,707877 912,681814 891,752481 692,667713
43:0 888,741582 910,723527 926,697464 905,768131 706,683363
44:0 902,757232 924,739177 940,713114 919,783781 720,699013
45:0 916,772882 938,754827 954,728764 933,799432 734,714663
46:0 930,788533 952,770477 968,744414 947,815082 748,730313
47:0 944,804183 966,786127 982,760064 961,830732 762,745963
48:0 958,819833 980,801777 996,775714 975,846382 776,761613
49:0 972,835483 994,817427 1010,791364 989,862032 790,777263
50:0 986,851133 1008,833077 1024,807014 1003,877682 804,792913
52:0 1014,882433 1036,864377 1052,838315 1031,908982 832,824213
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Tabelle A.5: Monoisotopische Massen der theoretischen Phosphatidylcholine PC(nn:1) mit nn = 24 - 52.
Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 183]+
24:1 620,428581 642,410525 658,384463 637,455130 438,370362
25:1 634,444231 656,426175 672,400113 651,470780 452,386012
26:1 648,459881 670,441825 686,415763 665,486430 466,401662
27:1 662,475531 684,457475 700,431413 679,502080 480,417312
28:1 676,491181 698,473126 714,447063 693,517730 494,432962
29:1 690,506831 712,488776 728,462713 707,533380 508,448612
30:1 704,522481 726,504426 742,478363 721,549031 522,464262
31:1 718,538131 740,520076 756,494013 735,564681 536,479912
32:1 732,553782 754,535726 770,509663 749,580331 550,495562
33:1 746,569432 768,551376 784,525313 763,595981 564,511212
34:1 760,585082 782,567026 798,540963 777,611631 578,526862
35:1 774,600732 796,582676 812,556613 791,627281 592,542512
36:1 788,616382 810,598326 826,572263 805,642931 606,558162
37:1 802,632032 824,613976 840,587914 819,658581 620,573812
38:1 816,647682 838,629626 854,603564 833,674231 634,589462
39:1 830,663332 852,645276 868,619214 847,689881 648,605112
40:1 844,678982 866,660926 882,634864 861,705531 662,620763
41:1 858,694632 880,676576 896,650514 875,721181 676,636413
42:1 872,710282 894,692226 910,666164 889,736831 690,652063
43:1 886,725932 908,707877 924,681814 903,752481 704,667713
44:1 900,741582 922,723527 938,697464 917,768131 718,683363
45:1 914,757232 936,739177 952,713114 931,783781 732,699013
46:1 928,772882 950,754827 966,728764 945,799432 746,714663
47:1 942,788533 964,770477 980,744414 959,815082 760,730313
48:1 956,804183 978,786127 994,760064 973,830732 774,745963
49:1 970,819833 992,801777 1008,775714 987,846382 788,761613
50:1 984,835483 1006,817427 1022,791364 1001,862032 802,777263
52:1 1012,866783 1034,848727 1050,822664 1029,893332 830,808563
Kapitel A Seite 425
Tabelle A.6: Monoisotopische Massen der theoretischen Phosphatidylcholine PC(nn:2) mit nn = 24 - 52.
Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 183]+
24:2 618,412931 640,394875 656,368813 635,439480 436,354711
25:2 632,428581 654,410525 670,384463 649,455130 450,370362
26:2 646,444231 668,426175 684,400113 663,470780 464,386012
27:2 660,459881 682,441825 698,415763 677,486430 478,401662
28:2 674,475531 696,457475 712,431413 691,502080 492,417312
29:2 688,491181 710,473126 726,447063 705,517730 506,432962
30:2 702,506831 724,488776 740,462713 719,533380 520,448612
31:2 716,522481 738,504426 754,478363 733,549031 534,464262
32:2 730,538131 752,520076 768,494013 747,564681 548,479912
33:2 744,553782 766,535726 782,509663 761,580331 562,495562
34:2 758,569432 780,551376 796,525313 775,595981 576,511212
35:2 772,585082 794,567026 810,540963 789,611631 590,526862
36:2 786,600732 808,582676 824,556613 803,627281 604,542512
37:2 800,616382 822,598326 838,572263 817,642931 618,558162
38:2 814,632032 836,613976 852,587914 831,658581 632,573812
39:2 828,647682 850,629626 866,603564 845,674231 646,589462
40:2 842,663332 864,645276 880,619214 859,689881 660,605112
41:2 856,678982 878,660926 894,634864 873,705531 674,620763
42:2 870,694632 892,676576 908,650514 887,721181 688,636413
43:2 884,710282 906,692226 922,666164 901,736831 702,652063
44:2 898,725932 920,707877 936,681814 915,752481 716,667713
45:2 912,741582 934,723527 950,697464 929,768131 730,683363
46:2 926,757232 948,739177 964,713114 943,783781 744,699013
47:2 940,772882 962,754827 978,728764 957,799432 758,714663
48:2 954,788533 976,770477 992,744414 971,815082 772,730313
49:2 968,804183 990,786127 1006,760064 985,830732 786,745963
50:2 982,819833 1004,801777 1020,775714 999,846382 800,761613
52:2 1010,851133 1032,833077 1048,807014 1027,877682 828,792913
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Tabelle A.7: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylcholine PC(nn:3) mit nn = 24 - 52.
Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 183]+
24:3 616,397281 638,379225 654,353163 633,423830 434,339061
25:3 630,412931 652,394875 668,368813 647,439480 448,354711
26:3 644,428581 666,410525 682,384463 661,455130 462,370362
27:3 658,444231 680,426175 696,400113 675,470780 476,386012
28:3 672,459881 694,441825 710,415763 689,486430 490,401662
29:3 686,475531 708,457475 724,431413 703,502080 504,417312
30:3 700,491181 722,473126 738,447063 717,517730 518,432962
31:3 714,506831 736,488776 752,462713 731,533380 532,448612
32:3 728,522481 750,504426 766,478363 745,549031 546,464262
33:3 742,538131 764,520076 780,494013 759,564681 560,479912
34:3 756,553782 778,535726 794,509663 773,580331 574,495562
35:3 770,569432 792,551376 808,525313 787,595981 588,511212
36:3 784,585082 806,567026 822,540963 801,611631 602,526862
37:3 798,600732 820,582676 836,556613 815,627281 616,542512
38:3 812,616382 834,598326 850,572263 829,642931 630,558162
39:3 826,632032 848,613976 864,587914 843,658581 644,573812
40:3 840,647682 862,629626 878,603564 857,674231 658,589462
41:3 854,663332 876,645276 892,619214 871,689881 672,605112
42:3 868,678982 890,660926 906,634864 885,705531 686,620763
43:3 882,694632 904,676576 920,650514 899,721181 700,636413
44:3 896,710282 918,692226 934,666164 913,736831 714,652063
45:3 910,725932 932,707877 948,681814 927,752481 728,667713
46:3 924,741582 946,723527 962,697464 941,768131 742,683363
47:3 938,757232 960,739177 976,713114 955,783781 756,699013
48:3 952,772882 974,754827 990,728764 969,799432 770,714663
49:3 966,788533 988,770477 1004,744414 983,815082 784,730313
50:3 980,804183 1002,786127 1018,760064 997,830732 798,745963
52:3 1008,835483 1030,817427 1046,791364 1025,862032 826,777263
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Tabelle A.8: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylcholine PC(nn:4) mit nn = 24 - 52.
Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 183]+
24:4 614,381631 636,363575 652,337512 631,408180 432,323411
25:4 628,397281 650,379225 666,353163 645,423830 446,339061
26:4 642,412931 664,394875 680,368813 659,439480 460,354711
27:4 656,428581 678,410525 694,384463 673,455130 474,370362
28:4 670,444231 692,426175 708,400113 687,470780 488,386012
29:4 684,459881 706,441825 722,415763 701,486430 502,401662
30:4 698,475531 720,457475 736,431413 715,502080 516,417312
31:4 712,491181 734,473126 750,447063 729,517730 530,432962
32:4 726,506831 748,488776 764,462713 743,533380 544,448612
33:4 740,522481 762,504426 778,478363 757,549031 558,464262
34:4 754,538131 776,520076 792,494013 771,564681 572,479912
35:4 768,553782 790,535726 806,509663 785,580331 586,495562
36:4 782,569432 804,551376 820,525313 799,595981 600,511212
37:4 796,585082 818,567026 834,540963 813,611631 614,526862
38:4 810,600732 832,582676 848,556613 827,627281 628,542512
39:4 824,616382 846,598326 862,572263 841,642931 642,558162
40:4 838,632032 860,613976 876,587914 855,658581 656,573812
41:4 852,647682 874,629626 890,603564 869,674231 670,589462
42:4 866,663332 888,645276 904,619214 883,689881 684,605112
43:4 880,678982 902,660926 918,634864 897,705531 698,620763
44:4 894,694632 916,676576 932,650514 911,721181 712,636413
45:4 908,710282 930,692226 946,666164 925,736831 726,652063
46:4 922,725932 944,707877 960,681814 939,752481 740,667713
47:4 936,741582 958,723527 974,697464 953,768131 754,683363
48:4 950,757232 972,739177 988,713114 967,783781 768,699013
49:4 964,772882 986,754827 1002,728764 981,799432 782,714663
50:4 978,788533 1000,770477 1016,744414 995,815082 796,730313
52:4 1006,819833 1028,801777 1044,775714 1023,846382 824,761613
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A.3.2 Phosphatidylethanolamine
Tabelle A.9: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylethanolamine PE(nn:0) mit nn = 24 -
52. Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 141]+
24:0 580,397281 602,379225 618,353163 597,423830 440,386012
25:0 594,412931 616,394875 632,368813 611,439480 454,401662
26:0 608,428581 630,410525 646,384463 625,455130 468,417312
27:0 622,444231 644,426175 660,400113 639,470780 482,432962
28:0 636,459881 658,441825 674,415763 653,486430 496,448612
29:0 650,475531 672,457475 688,431413 667,502080 510,464262
30:0 664,491181 686,473126 702,447063 681,517730 524,479912
31:0 678,506831 700,488776 716,462713 695,533380 538,495562
32:0 692,522481 714,504426 730,478363 709,549031 552,511212
33:0 706,538131 728,520076 744,494013 723,564681 566,526862
34:0 720,553782 742,535726 758,509663 737,580331 580,542512
35:0 734,569432 756,551376 772,525313 751,595981 594,558162
36:0 748,585082 770,567026 786,540963 765,611631 608,573812
37:0 762,600732 784,582676 800,556613 779,627281 622,589462
38:0 776,616382 798,598326 814,572263 793,642931 636,605112
39:0 790,632032 812,613976 828,587914 807,658581 650,620763
40:0 804,647682 826,629626 842,603564 821,674231 664,636413
41:0 818,663332 840,645276 856,619214 835,689881 678,652063
42:0 832,678982 854,660926 870,634864 849,705531 692,667713
43:0 846,694632 868,676576 884,650514 863,721181 706,683363
44:0 860,710282 882,692226 898,666164 877,736831 720,699013
45:0 874,725932 896,707877 912,681814 891,752481 734,714663
46:0 888,741582 910,723527 926,697464 905,768131 748,730313
47:0 902,757232 924,739177 940,713114 919,783781 762,745963
48:0 916,772882 938,754827 954,728764 933,799432 776,761613
49:0 930,788533 952,770477 968,744414 947,815082 790,777263
50:0 944,804183 966,786127 982,760064 961,830732 804,792913
52:0 972,835483 994,817427 1010,791364 989,862032 832,824213
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Tabelle A.10: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylethanolamine PE(nn:1) mit nn = 24 -
52. Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 141]+
24:1 578,381631 600,363575 616,337512 595,408180 438,370362
25:1 592,397281 614,379225 630,353163 609,423830 452,386012
26:1 606,412931 628,394875 644,368813 623,439480 466,401662
27:1 620,428581 642,410525 658,384463 637,455130 480,417312
28:1 634,444231 656,426175 672,400113 651,470780 494,432962
29:1 648,459881 670,441825 686,415763 665,486430 508,448612
30:1 662,475531 684,457475 700,431413 679,502080 522,464262
31:1 676,491181 698,473126 714,447063 693,517730 536,479912
32:1 690,506831 712,488776 728,462713 707,533380 550,495562
33:1 704,522481 726,504426 742,478363 721,549031 564,511212
34:1 718,538131 740,520076 756,494013 735,564681 578,526862
35:1 732,553782 754,535726 770,509663 749,580331 592,542512
36:1 746,569432 768,551376 784,525313 763,595981 606,558162
37:1 760,585082 782,567026 798,540963 777,611631 620,573812
38:1 774,600732 796,582676 812,556613 791,627281 634,589462
39:1 788,616382 810,598326 826,572263 805,642931 648,605112
40:1 802,632032 824,613976 840,587914 819,658581 662,620763
41:1 816,647682 838,629626 854,603564 833,674231 676,636413
42:1 830,663332 852,645276 868,619214 847,689881 690,652063
43:1 844,678982 866,660926 882,634864 861,705531 704,667713
44:1 858,694632 880,676576 896,650514 875,721181 718,683363
45:1 872,710282 894,692226 910,666164 889,736831 732,699013
46:1 886,725932 908,707877 924,681814 903,752481 746,714663
47:1 900,741582 922,723527 938,697464 917,768131 760,730313
48:1 914,757232 936,739177 952,713114 931,783781 774,745963
49:1 928,772882 950,754827 966,728764 945,799432 788,761613
50:1 942,788533 964,770477 980,744414 959,815082 802,777263
52:1 970,819833 992,801777 1008,775714 987,846382 830,808563
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Tabelle A.11: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylethanolamine PE(nn:2) mit nn = 24 -
52. Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 141]+
24:2 576,365981 598,347925 614,321862 593,392530 436,354711
25:2 590,381631 612,363575 628,337512 607,408180 450,370362
26:2 604,397281 626,379225 642,353163 621,423830 464,386012
27:2 618,412931 640,394875 656,368813 635,439480 478,401662
28:2 632,428581 654,410525 670,384463 649,455130 492,417312
29:2 646,444231 668,426175 684,400113 663,470780 506,432962
30:2 660,459881 682,441825 698,415763 677,486430 520,448612
31:2 674,475531 696,457475 712,431413 691,502080 534,464262
32:2 688,491181 710,473126 726,447063 705,517730 548,479912
33:2 702,506831 724,488776 740,462713 719,533380 562,495562
34:2 716,522481 738,504426 754,478363 733,549031 576,511212
35:2 730,538131 752,520076 768,494013 747,564681 590,526862
36:2 744,553782 766,535726 782,509663 761,580331 604,542512
37:2 758,569432 780,551376 796,525313 775,595981 618,558162
38:2 772,585082 794,567026 810,540963 789,611631 632,573812
39:2 786,600732 808,582676 824,556613 803,627281 646,589462
40:2 800,616382 822,598326 838,572263 817,642931 660,605112
41:2 814,632032 836,613976 852,587914 831,658581 674,620763
42:2 828,647682 850,629626 866,603564 845,674231 688,636413
43:2 842,663332 864,645276 880,619214 859,689881 702,652063
44:2 856,678982 878,660926 894,634864 873,705531 716,667713
45:2 870,694632 892,676576 908,650514 887,721181 730,683363
46:2 884,710282 906,692226 922,666164 901,736831 744,699013
47:2 898,725932 920,707877 936,681814 915,752481 758,714663
48:2 912,741582 934,723527 950,697464 929,768131 772,730313
49:2 926,757232 948,739177 964,713114 943,783781 786,745963
50:2 940,772882 962,754827 978,728764 957,799432 800,761613
52:2 968,804183 990,786127 1006,760064 985,830732 828,792913
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Tabelle A.12: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylethanolamine PE(nn:3) mit nn = 24 -
52. Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 141]+
24:3 574,350331 596,332275 612,306212 591,376880 434,339061
25:3 588,365981 610,347925 626,321862 605,392530 448,354711
26:3 602,381631 624,363575 640,337512 619,408180 462,370362
27:3 616,397281 638,379225 654,353163 633,423830 476,386012
28:3 630,412931 652,394875 668,368813 647,439480 490,401662
29:3 644,428581 666,410525 682,384463 661,455130 504,417312
30:3 658,444231 680,426175 696,400113 675,470780 518,432962
31:3 672,459881 694,441825 710,415763 689,486430 532,448612
32:3 686,475531 708,457475 724,431413 703,502080 546,464262
33:3 700,491181 722,473126 738,447063 717,517730 560,479912
34:3 714,506831 736,488776 752,462713 731,533380 574,495562
35:3 728,522481 750,504426 766,478363 745,549031 588,511212
36:3 742,538131 764,520076 780,494013 759,564681 602,526862
37:3 756,553782 778,535726 794,509663 773,580331 616,542512
38:3 770,569432 792,551376 808,525313 787,595981 630,558162
39:3 784,585082 806,567026 822,540963 801,611631 644,573812
40:3 798,600732 820,582676 836,556613 815,627281 658,589462
41:3 812,616382 834,598326 850,572263 829,642931 672,605112
42:3 826,632032 848,613976 864,587914 843,658581 686,620763
43:3 840,647682 862,629626 878,603564 857,674231 700,636413
44:3 854,663332 876,645276 892,619214 871,689881 714,652063
45:3 868,678982 890,660926 906,634864 885,705531 728,667713
46:3 882,694632 904,676576 920,650514 899,721181 742,683363
47:3 896,710282 918,692226 934,666164 913,736831 756,699013
48:3 910,725932 932,707877 948,681814 927,752481 770,714663
49:3 924,741582 946,723527 962,697464 941,768131 784,730313
50:3 938,757232 960,739177 976,713114 955,783781 798,745963
52:3 966,788533 988,770477 1004,744414 983,815082 826,777263
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Tabelle A.13: Monoisotopische Massen theoretischer Phosphatidylethanolamine PE(nn:4) mit nn = 24 -
52. Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+ [M − 141]+
24:4 572,334681 594,316625 610,290562 589,361230 432,323411
25:4 586,350331 608,332275 624,306212 603,376880 446,339061
26:4 600,365981 622,347925 638,321862 617,392530 460,354711
27:4 614,381631 636,363575 652,337512 631,408180 474,370362
28:4 628,397281 650,379225 666,353163 645,423830 488,386012
29:4 642,412931 664,394875 680,368813 659,439480 502,401662
30:4 656,428581 678,410525 694,384463 673,455130 516,417312
31:4 670,444231 692,426175 708,400113 687,470780 530,432962
32:4 684,459881 706,441825 722,415763 701,486430 544,448612
33:4 698,475531 720,457475 736,431413 715,502080 558,464262
34:4 712,491181 734,473126 750,447063 729,517730 572,479912
35:4 726,506831 748,488776 764,462713 743,533380 586,495562
36:4 740,522481 762,504426 778,478363 757,549031 600,511212
37:4 754,538131 776,520076 792,494013 771,564681 614,526862
38:4 768,553782 790,535726 806,509663 785,580331 628,542512
39:4 782,569432 804,551376 820,525313 799,595981 642,558162
40:4 796,585082 818,567026 834,540963 813,611631 656,573812
41:4 810,600732 832,582676 848,556613 827,627281 670,589462
42:4 824,616382 846,598326 862,572263 841,642931 684,605112
43:4 838,632032 860,613976 876,587914 855,658581 698,620763
44:4 852,647682 874,629626 890,603564 869,674231 712,636413
45:4 866,663332 888,645276 904,619214 883,689881 726,652063
46:4 880,678982 902,660926 918,634864 897,705531 740,667713
47:4 894,694632 916,676576 932,650514 911,721181 754,683363
48:4 908,710282 930,692226 946,666164 925,736831 768,699013
49:4 922,725932 944,707877 960,681814 939,752481 782,714663
50:4 936,741582 958,723527 974,697464 953,768131 796,730313
52:4 964,772882 986,754827 1002,728764 981,799432 824,761613
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A.3.3 Sphingomyeline
Tabelle A.14: Monoisotopische Massen theoretischer Sphingomyeline SM(nn:0) mit nn = 12 - 30 bzw.
genauer als SM(d18:1/nn:0). Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+
12:0 647.512251 669.494195 685.468133 664.538800
13:0 661.527901 683.509845 699.483783 678.554450
14:0 675.543551 697.525495 713.499433 692.570100
15:0 689.559201 711.541146 727.515083 706.585750
16:0 703.574851 725.556796 741.530733 720.601400
17:0 717.590501 739.572446 755.546383 734.617051
18:0 731.606151 753.588096 769.562033 748.632701
19:0 745.621802 767.603746 783.577683 762.648351
20:0 759.637452 781.619396 797.593333 776.664001
21:0 773.653102 795.635046 811.608983 790.679651
22:0 787.668752 809.650696 825.624633 804.695301
23:0 801.684402 823.666346 839.640283 818.710951
24:0 815.700052 837.681996 853.655934 832.726601
25:0 829.715702 851.697646 867.671584 846.742251
26:0 843.731352 865.713296 881.687234 860.757901
27:0 857.747002 879.728946 895.702884 874.773551
28:0 871.762652 893.744596 909.718534 888.789201
29:0 885.778302 907.760246 923.734184 902.804851
30:0 899.793952 921.775896 937.749834 916.820501
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Tabelle A.15: Monoisotopische Massen theoretischer Sphingomyeline SM(nn:1) mit nn = 12 - 30 bzw.
SM(d18:1/nn:1). Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+
12:1 645.496601 667.478545 683.452483 662.523150
13:1 659.512251 681.494195 697.468133 676.538800
14:1 673.527901 695.509845 711.483783 690.554450
15:1 687.543551 709.525495 725.499433 704.570100
16:1 701.559201 723.541146 739.515083 718.585750
17:1 715.574851 737.556796 753.530733 732.601400
18:1 729.590501 751.572446 767.546383 746.617051
19:1 743.606151 765.588096 781.562033 760.632701
20:1 757.621802 779.603746 795.577683 774.648351
21:1 771.637452 793.619396 809.593333 788.664001
22:1 785.653102 807.635046 823.608983 802.679651
23:1 799.668752 821.650696 837.624633 816.695301
24:1 813.684402 835.666346 851.640283 830.710951
25:1 827.700052 849.681996 865.655934 844.726601
26:1 841.715702 863.697646 879.671584 858.742251
27:1 855.731352 877.713296 893.687234 872.757901
28:1 869.747002 891.728946 907.702884 886.773551
29:1 883.762652 905.744596 921.718534 900.789201
30:1 897.778302 919.760246 935.734184 914.804851
Tabelle A.16: Monoisotopische Massen theoretischer Sphingomyeline SM(nn:2) mit nn = 12 - 30 bzw.
SM(d18:1/nn:2). Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+
12:2 643.480951 665.462895 681.436833 660.507500
13:2 657.496601 679.478545 695.452483 674.523150
14:2 671.512251 693.494195 709.468133 688.538800
15:2 685.527901 707.509845 723.483783 702.554450
16:2 699.543551 721.525495 737.499433 716.570100
17:2 713.559201 735.541146 751.515083 730.585750
18:2 727.574851 749.556796 765.530733 744.601400
19:2 741.590501 763.572446 779.546383 758.617051
20:2 755.606151 777.588096 793.562033 772.632701
21:2 769.621802 791.603746 807.577683 786.648351
22:2 783.637452 805.619396 821.593333 800.664001
23:2 797.653102 819.635046 835.608983 814.679651
24:2 811.668752 833.650696 849.624633 828.695301
25:2 825.684402 847.666346 863.640283 842.710951
26:2 839.700052 861.681996 877.655934 856.726601
27:2 853.715702 875.697646 891.671584 870.742251
28:2 867.731352 889.713296 905.687234 884.757901
29:2 881.747002 903.728946 919.702884 898.773551
30:2 895.762652 917.744596 933.718534 912.789201
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Tabelle A.17: Monoisotopische Massen theoretischer Sphingomyeline SM(nn:3) mit nn = 12 - 30 bzw.
SM(d18:1/nn:3). Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+
12:3 641.465301 663.447245 679.421183 658.491850
13:3 655.480951 677.462895 693.436833 672.507500
14:3 669.496601 691.478545 707.452483 686.523150
15:3 683.512251 705.494195 721.468133 700.538800
16:3 697.527901 719.509845 735.483783 714.554450
17:3 711.543551 733.525495 749.499433 728.570100
18:3 725.559201 747.541146 763.515083 742.585750
19:3 739.574851 761.556796 777.530733 756.601400
20:3 753.590501 775.572446 791.546383 770.617051
21:3 767.606151 789.588096 805.562033 784.632701
22:3 781.621802 803.603746 819.577683 798.648351
23:3 795.637452 817.619396 833.593333 812.664001
24:3 809.653102 831.635046 847.608983 826.679651
25:3 823.668752 845.650696 861.624633 840.695301
26:3 837.684402 859.666346 875.640283 854.710951
27:3 851.700052 873.681996 889.655934 868.726601
28:3 865.715702 887.697646 903.671584 882.742251
29:3 879.731352 901.713296 917.687234 896.757901
30:3 893.747002 915.728946 931.702884 910.773551
Tabelle A.18: Monoisotopische Massen theoretischer Sphingomyeline SM(nn:4) mit nn = 14 - 30 bzw.
SM(d18:1/nn:3). Einheit Da.
Struktur [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+ [M + NH4]+
14:4 667.480951 689.462895 705.436833 684.507500
15:4 681.496601 703.478545 719.452483 698.523150
16:4 695.512251 717.494195 733.468133 712.538800
17:4 709.527901 731.509845 747.483783 726.554450
18:4 723.543551 745.525495 761.499433 740.570100
19:4 737.559201 759.541146 775.515083 754.585750
20:4 751.574851 773.556796 789.530733 768.601400
21:4 765.590501 787.572446 803.546383 782.617051
22:4 779.606151 801.588096 817.562033 796.632701
23:4 793.621802 815.603746 831.577683 810.648351
24:4 807.637452 829.619396 845.593333 824.664001
25:4 821.653102 843.635046 859.608983 838.679651
26:4 835.668752 857.650696 873.624633 852.695301
27:4 849.684402 871.666346 887.640283 866.710951
28:4 863.700052 885.681996 901.655934 880.726601
29:4 877.715702 899.697646 915.671584 894.742251
30:4 891.731352 913.713296 929.687234 908.757901
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A.3.4 Plasmalogene und Methyl-PC
Tabelle A.19: Monoisotopische Massen einiger bekannter Plasmalogene und methylierter PC. Quelle der
CAS-Lipide: www.lmsd.tcd.ie, Lipid Molecular Structure Database (LSMD) 14.05.2012 (Lipid-Herkunft:
unterschiedliche Spezies). Einheit Da.
Plasmalogene [M + H]+ [M + Na]+ [M + K]+
PE(O-16:0,18:1) 700.527567 722.509511 738.483448
PE(O-16:0,20:1) 728.558867 750.540811 766.514749
PE(O-16:0,22:4) 750.543217 772.525161 788.499099
PE(O-16:0,20:4) 722.511917 744.493861 760.467798
PE(O-16:0,22:6) 746.511917 768.493861 784.467798
PE(O-18:0,18:1) 728.558867 750.540811 766.514749
PE(O-18:0,20:1) 756.590167 778.572111 794.546049
PE(O-18:0,22:4) 778.574517 800.556461 816.530399
PE(O-18:0,20:4) 750.543217 772.525161 788.499099
PE(O-18:0,22:6) 774.543217 796.525161 812.499099
PE(O-16:0,O-16:0)1 692.595252 714.577197 730.551134
PE(O-16:0,O-16:0)2 678.579602 700.561547 716.535484
PE(O-16:0,O-16:0)3 664.563952 686.545897 702.519834
PC(O-16:0,O-16:0)4 706.610903 728.592847 744.566784
PC(O-14:0,O-14:0)5 650.548302 672.530246 688.504184
PC(O-18:0,O-18:0)6 762.673503 784.655447 800.629384
PC(O-16:0,O-1:0)7 496.376152 518.358096 534.332033
PC(O-10:0,O-10:0)8 538.423102 560.405046 576.378983
PC(O-16:0,2:0)9 524.371066 546.353010 562.326948
PC-Methylierung
PC(16:1me,16:1me)10 762.600732 784.582676 800.556613
PC(16:4me,16:4me)11 846.694632 868.676576 884.650514
PC(17:1me,17:1me)12 790.632032 812.613976 828.587914
PC(16:4me,16:0)13 790.632032 812.613976 828.587914
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A.4 Glucane
Wichtige Massen sind neben den in Tabelle A.20 angegebenen Ionen folgende, teilweise im Haupttext der
Arbeit verwendete, Massen:
N-Acetylglucosamin, M(GlucNAc) = 221.089937 u, M(GlucNAc - H2O) = 203.079373 u; Sialinsa¨ure,
M(NeuAc) = 267.095417 u, M(NeuAc - H2O) = 249.084852 u; N-Acetyl-Neuraminsa¨ure, M(NANA) =
309.105981 u, M(NANA - H2O) = 291.095417 u.
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Tabelle A.20: Monoisotopische Massen theoretischer Hexose bzw. Fucose-Polymere. Einheit Da.
n M(Hex) M(Fuc) [Hexn + Na]+ [Hexn + K]+ [Hexn + NH4]+
1 180,063388 164,068473 203,052609 219,026546 198,097214
2 342,116212 310,126382 365,105432 381,079370 360,150037
3 504,169035 456,184291 527,158256 543,132193 522,202860
4 666,221858 602,242200 689,211079 705,185016 684,255684
5 828,274682 748,300109 851,263902 867,237840 846,308507
6 990,327505 894,358017 1013,316726 1029,290663 1008,361331
7 1152,380329 1040,415926 1175,369549 1191,343487 1170,414154
8 1314,433152 1186,473835 1337,422373 1353,396310 1332,466978
9 1476,485975 1332,531744 1499,475196 1515,449134 1494,519801
10 1638,538799 1478,589653 1661,528020 1677,501957 1656,572624
11 1800,591622 1624,647561 1823,580843 1839,554780 1818,625448
12 1962,644446 1770,705470 1985,633666 2001,607604 1980,678271
13 2124,697269 1916,763379 2147,686490 2163,660427 2142,731095
14 2286,750093 2062,821288 2309,739313 2325,713251 2304,783918
15 2448,802916 2208,879197 2471,792137 2487,766074 2466,836742
16 2610,855739 2354,937105 2633,844960 2649,818897 2628,889565
17 2772,908563 2500,995014 2795,897783 2811,871721 2790,942388
18 2934,961386 2647,052923 2957,950607 2973,924544 2952,995212
19 3097,014210 2793,110832 3120,003430 3135,977368 3115,048035
20 3259,067033 2939,168741 3282,056254 3298,030191 3277,100859
21 3421,119856 3085,226649 3444,109077 3460,083015 3439,153682
22 3583,172680 3231,284558 3606,161901 3622,135838 3601,206505
23 3745,225503 3377,342467 3768,214724 3784,188661 3763,259329
24 3907,278327 3523,400376 3930,267547 3946,241485 3925,312152
25 4069,331150 3669,458285 4092,320371 4108,294308 4087,364976
26 4231,383974 3815,516193 4254,373194 4270,347132 4249,417799
27 4393,436797 3961,574102 4416,426018 4432,399955 4411,470623
28 4555,489620 4107,632011 4578,478841 4594,452779 4573,523446
29 4717,542444 4253,689920 4740,531665 4756,505602 4735,576269
30 4879,595267 4399,747829 4902,584488 4918,558425 4897,629093
31 5041,648091 4545,805737 5064,637311 5080,611249 5059,681916
32 5203,700914 4691,863646 5226,690135 5242,664072 5221,734740
33 5365,753737 4837,921555 5388,742958 5404,716896 5383,787563
34 5527,806561 4983,979464 5550,795782 5566,769719 5545,840386
35 5689,859384 5130,037373 5712,848605 5728,822542 5707,893210
36 5851,912208 5276,095281 5874,901428 5890,875366 5869,946033
37 6013,965031 5422,153190 6036,954252 6052,928189 6031,998857
38 6176,017855 5568,211099 6199,007075 6214,981013 6194,051680
39 6338,070678 5714,269008 6361,059899 6377,033836 6356,104504
40 6500,123501 5860,326917 6523,112722 6539,086660 6518,157327
41 6662,176325 6006,384825 6685,165546 6701,139483 6680,210150
42 6824,229148 6152,442734 6847,218369 6863,192306 6842,262974
43 6986,281972 6298,500643 7009,271192 7025,245130 7004,315797
44 7148,334795 6444,558552 7171,324016 7187,297953 7166,368621
45 7310,387619 6590,616461 7333,376839 7349,350777 7328,421444
46 7472,440442 6736,674369 7495,429663 7511,403600 7490,474267
47 7634,493265 6882,732278 7657,482486 7673,456423 7652,527091
48 7796,546089 7028,790187 7819,535309 7835,509247 7814,579914
49 7958,598912 7174,848096 7981,588133 7997,562070 7976,632738
50 8120,651736 7320,906005 8143,640956 8159,614894 8138,685561
51 8282,704559 7466,963913 8305,693780 8321,667717 8300,738385




B.1 Aufbau- und Funktionsprinzip
Ein heute in der (bio)chemischen Analytik eingesetztes Massenspektrometer ist i.d.R. unabha¨ngig vom
Typ des Analysators und ohne Beru¨cksichtigung der Vakuumtechnik zur Erzeugung und Kontrolle des
niedrigen Residualgasdruckes, aus fu¨nf abgrenzbaren Einheiten zusammengesetzt. Hierzu za¨hlen: 1. Pro-
benzufuhr bzw. Einlasssystem, 2. Probenquelle, 3. Massenanalysator, 4. Detektor, 5. Auswertungs-/Steuer-
ungssystem(e) (EDV). Es folgt eine kurze Darstellung des Trennprinzips bewegter Ladungen in elektro-
statischen und magnetischen Feldern sowie eine stichpunktartige Abhandlung der Punkte 2 bis 4.
B.1.1 Trennung von bewegten Ladungen
Der gerichtete Transport geladener Teilchen in elektrischen und/oder magnetischen Feldern im Vakuum
wird durch die Lorentz-Kraft hervorgerufen, F = q(E + v × B). Die Bewegungsgleichung stabiler Ionen
ergibt sich u¨ber das zweite newtonsche Gesetz der klassischen Mechanik (Kraft = Masse · Beschleunigung)
d(mv)
dt
= q(E + v ×B) (B.1)
q = Ladung, E = elektrische Feldsta¨rke, v = Geschwindigkeit, B = magnetische Flussdichte, p = mv
= Impuls, t = Zeit. Die Begru¨ndung der Massenspektrometrie, als Analysetechnik, geht auf die Ent-
deckung der Kanalstrahlen durch Eugen Goldstein sowie die weitergehnde Beschreibung von Wilhelm
Wien1 und Joseph John Thomson2 sowie folgende Entwicklungen weiterer Forscher zuru¨ck. Wien und
etwas spa¨ter Thomson beschrieben die Gesetzma¨ßigkeiten, die ein bewegtes geladenes Teilchen in elek-
trischen und magnetischen Feldern zu Geschwindigkeits- und Richtungsa¨nderungen veranlasst in einem
analytischen Zusammenhang [304] [305]. Betrachtet wird hier die Apparatur die Thomson verwendet hat:
eine Vakuumapparatur mit einer Ionenquelle (Kathode) einem Analysator und einem Detektionsschirm.
Der Analysator ist eine Kombination aus zwei Helmholtzspulen (magnetische Induktion) und zwei elek-
trostatischen Ablenkplatten. Die Anordnung wird so gewa¨hlt, das die elektrischen und magnetischen
Feldvektoren zuna¨chst parallel zueinander verlaufen. Sie stehen dabei senkrecht zur axialen Teilchen-
ﬂugbahn (Querfelder). Der skizzierte Aufbau ist als Parabelspektrograph bekannt. Ionen unterschiedlicher
Masse und identischer Ladung ko¨nnen dabei gleichzeitig z.B. auf einer Photoplatte detektiert werden.
Die Flugzeit der Teilchen im Kondensator mit der eﬀektiven Plattenla¨nge l betra¨gt t = lv0 und ein gela-
denes Teilchen wird entlang der elektrischen Feldvektorrichtung, gema¨ß seiner Polarita¨t, um eine La¨nge
1Nobelpreis 1911
2Nobelpreis 1906, Entdecker des Elektrons.
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s = d tanα = zeEl
mv20
D, bzw. s = lUK2dU0 D abgelenkt. Wenn u¨ber die Helmholtzspulen eine magnetische
Flussdichte B induziert wird, zwingt diese das geladene Teilchen gleichzeitig auf eine Kreisbahn mit dem
Kru¨mmungsradius rm = mv0zeB . Aus dem Kru¨mmungsradius ergibt sich der Teilchenimpuls in Ausbrei-





= zev0B. Fa¨ngt man die so abgelenkten geladenen Teilchen in einer Entfernung D auf einem
geeigneten Detektor auf, kann aus der erhaltenen Projektion die jeweilige Ablenkung in zwei Richtungen
der Ebene ermittelt werden. Diese gibt Auskunft u¨ber die kinetische Energie und den Impuls der vermes-
senen Teilchen. Ordnet man die Helmholtzspulen so an, daß sich die Feldlinien kreuzen und kompensiert
durch Variation beider Feldsta¨rken die Ablenkungen gerade, kann daraus das Masse-zu-Ladungsverha¨lt-
nis eines Teilchens bestimmt werden. Der Einﬂuss der elektrischen Feldsta¨rke auf die Geschwindigkeit
der geladenen Teilchen folgt der zweiten Potenz, der Einﬂuss der induzierten magnetischen Flussdichte
auf die Geschwindigkeit ist dagegen linear. Elektrische Felder vera¨ndern immer die kinetische Energie
geladener Teilchen und ggf. ihre Flugrichtung. Magnetische Felder vera¨ndern nur die Flugrichtung bzw.
den Teilchenimpuls.
Aufgrund einer Geschwindigkeitsverteilung treﬀen nicht alle Teilchen eines mze –Verha¨ltnisses an ei-
nem Punkt am Schirm auf, sondern ordnen sich mit Absta¨nden, die im Fall der parallelen Feldvektoren
auf einer parabelfo¨rmigen Kurve angeordnet sind. Teilchen mit einer großen initialen kinetischen Ener-
gie bzw. Geschwindigkeit, treﬀen dabei nahezu unabgelenkt im Scheitelpunkt eines Parabelarmes auf.
Teilchen eines Masse-zu-Ladungsverha¨ltnisses mit niedriger Geschwindigkeit werden, entsprechend der
Feldsta¨rkenabstimmung, sta¨rker abgelenkt. Na¨hert man die eintretenden Richtungsa¨nderungen durch ei-
ne Betrachtung mit Kreisbo¨gen, mittels des Tangens und der Kleinwinkelna¨herung fu¨r Projektionsebenen




= αe ≈ lE2Ekin =
lzeE
mv20








mit E der elektrischen Feldsta¨rke, B der magnetischen Flussdichte3, (ﬂux density), l der (eﬀektiven)
La¨nge der Querfelder, z der Ladungszahl, e der Elementarladung, v0 der Geschwindigkeit aus der elek-
trostatischen Quellbeschleunigung, m der Teilchenmasse und Ekin der kinetischen Energie des Teilchens.
Es gilt dann fu¨r die Ablenkung in beide Richtungen auf einer Projektionsebene in linearer Na¨herung:
y ≈ lD zeE
mv20
; x ≈ lD zeB
mv0
(B.3)
Fu¨r Teilchen eines Masse-zu-Ladungsverha¨ltnisses muß zuna¨chst aber die Geschwindigkeit v0 = zeBlDmx
eliminiert werden, um die Betrachtungen unabha¨ngig von der initialen Geschwindigkeitsverteilung zu
machen. Man erha¨lt dann die Parabelgleichung fu¨r ein mze und den Fall, daß m konstant ist. Geladene
Teilchen eines Masse-zu-Ladungsverha¨ltnisses mit unterschiedlicher Geschwindigkeit werden so auf einer




Andere mze erzeugen entsprechend versetzte Parabela¨ste.
Das erste voll funktionsfa¨hige Massenspektrometer wurde, basierend auf den Entwicklungen der Pa-
rabelmethode, aber als fokussierendes Spektrometer, ab dem Jahr 1919 von F. W. ASTON entwickelt
[306]. Fru¨he Massenanalysatoren waren i.d.R. immer eine Kombination aus impulsdispersivem Magnetfeld
3B = µ0H [V sm−2].
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und energiedispersiven elektrostatischen Feld(ern). Als Spektrograph betrieben wird dabei die Zeitachse
nicht na¨her aufgelo¨st z.B. bei einer Detektion mit Photoplatten. Spektrometer selektieren hingegen die















Abbildung B.1: Schematisches Funktionsprinzip eines Parabelspektrographen, nach [165]. Angenommen werden parallele
Ionentrajektorien am Eintritt in den Bereich der induzierten magnetischen Flussdichte und das statische E-Feld.
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B.1.2 MALDI-Ionenquellen
Die klassische Ausfu¨hrung einer MALDI-Ionenquelle ist eine Hochvakuumquelle. Diese arbeitet mit ei-
ner zweistuﬁgen elektrostatischen Ionenextraktion nach dem Prinzip von WILEY und McLAREN aus
den 1950er Jahren [17]. Eine Erweiterung, der in Verbindung mit MALDI nutzbaren Analysatortypen,
die prima¨r nicht mit einer MALDI-Hochvakuumquelle ausgeru¨stet sind, stellt die Entwicklung von At-
mospha¨rendruckquellen dar (AP-MALDI ). Diese ko¨nnen meist direkt z.B. an Ionenfallenspektrometer
gekoppelt werden [29] [307]. Eine klassische elektrostatische MALDI-Ionenquelle entspricht prinzipiell
dem Aufbau einer Kathodenlinse. Sie kann aber durchaus zusa¨tzliche Elemente enthalten. Die Desorpti-
on/Ionisierung aus der festen Probe erfolgt mit einem gepulsten und i.d.R. fokussierten Laserstrahl, wobei
unmittelbar oder zeitlich verzo¨gert eine Extraktion und Beschleunigung der erzeugten bzw. freigesetzten
Ionen erfolgt.
Ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Ionenquelle ist, neben dem elektrostatischen Aufbau der Io-
nenoptik, der Laser und die beno¨tigte Laseroptik. Die heute noch am ha¨uﬁgsten in kommerziellen Spek-
trometern eingesetzten Laseroptiken bestehen dabei aus der Kombination von Glasfaserleitungen und
Linsen und/oder Teleskopoptiken (i.d.R. nach dem Prinzip von Kepler). In einigen Ausfu¨hrungen wer-
den aber auch Cassegrain-Optiken bzw. Abwandlungen dieser verwendet. Sie eignen sich besonders bei
einer Miniaturisierung von Spektrometern oder dann, wenn eine Einkopplung des Lasers entgegenge-
setzt zur Ionenextraktionsrichtung erfolgt [55] [308]. Zur Desorption/Ionisierung biologischer Moleku¨le
aus geeigneten Matrixumgebungen ko¨nnen sowohl UV-, als auch IR-Wellenla¨ngen prima¨rer Lasersysteme
oder frequenzmodulierter Aufbauten verwendet werden. Bekannt ist der Einsatz von Gas-, Festko¨rper-,
Excimer- (excited dimer) und prinzipiell mo¨glich, der von Farbstoﬄasern [8]. Moderne Festko¨rperlaser
decken dabei in Verbindung mit OPO’s (optisch parametrische Oszillatoren4) und OPA’s (optisch para-
metrische Versta¨rker) mehrere Nutzwellenla¨ngen im UV und IR ab, die nicht den prima¨ren Wellenla¨ngen
der laseraktiven Medien entsprechen. Die am ha¨uﬁgsten im ultravioletten Frequenzbereich eingesetzten
Wellenla¨ngen sind gegenwa¨rtig λ = 337 nm (N2, Gaslaser), λ = 355 nm (frequenzverdreifacht, Nd:YAG), λ
= 349 nm (frequenzverdreifacht, Nd:YLF). Vor allem in der fru¨hen Entwicklungsphase von MALDI waren
auch die Wellenla¨ngen λ = 266 nm (frequenzvervierfacht, Nd:YAG) und λ = 262 nm (frequenzvervier-
facht, Nd:YLF) ha¨uﬁg. Die maximal erreichbaren Frequenzen pepulster Festko¨rperlaser liegen meist u¨ber
1 kHz und u¨bertreﬀen damit die maximalen Repetitionsraten der meisten Gaslaser deutlich. Hier zeichnet
sich ein Trend zu Festko¨rperlasern ab, wobei in den kommerziell angebotenen UV-MALDI-Quellen noch
die Stickstoﬄaser u¨berwiegen. Die verwendeten Festko¨rperlaser sind i.d.R. deutlich langlebiger als die
Stickstoﬄaser und ermo¨glichen eine sta¨rkere Fokussierung der Strahlung. Bei den Stickstoﬄasern han-
delt es sich um Laser ohne echten Resonator, weshalb diese auch oft als Superstrahler bezeichnet werden.
Superstrahler sind nicht im Dauerstrichverfahren (cw, continuous wave) einsetzbar und besitzen Pulsfre-
quenzen von ha¨uﬁg 20 Hz  f < 100 Hz [8]. Die maximale Laserpulsfrequenz begrenzt die Geschwindigkeit
und Dauer einer bildgebenden Messung [80] [81]. Bei der ortsaufgelo¨sten Massenspektrometrie kann eine
lange Messdauer im Besonderen mit Hochvakuumquellen problematisch werden. Nimmt die Messdauer
Gro¨ßenordnungen von mehreren Stunden ein, kann dies zu einer Vakuumdesorption von Probenbestand-
teilen fu¨hren. Diese sind einer Analyse nicht mehr zuga¨nglich und ko¨nnen die relativen Ha¨uﬁgkeiten in
der Probe verschieben.
Ein im weiteren Sinne zusa¨tzlicher Bestandteil von MALDI-Quellen ko¨nnen sogenannte Ionenmobi-
lita¨tszellen sein. Diese erweitern die Funktionalita¨t eines Spektrometers und sind im physikalischen Sinne
Analysatoren, und damit auch als eigensta¨ndige Spektrometer verwendbar. In ihnen kann die unterschied-
4Optisch nichtlineare Kristalle in Resonatoren.
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liche Mobilita¨t (Beweglichkeit5 ) von isobaren Ionen in einem gasgefu¨llten (meist He, P = 10−1 mbar bis
P = 1 bar) Raum mit einem anliegenden elektrischen La¨ngsfeld erfolgen. Die Trennung der Spezies ﬁn-
det, soweit sich unterschiedliche Kollisionsquerschnitte der Ionen in dem inerten Gas ergeben, aufgrund
von unterschiedlichen Driftgeschwindigkeiten statt. Die Ionen bewegen sich im a¨quilibrierten Zustand
mit einer speziﬁschen Geschwindigkeit und erreichen deshalb das Ende der Zelle zu unterschiedlichen
Zeitpunkten (Ionenchromatographie). Es handelt sich bei solchen Spektrometern mit MALDI-Option um
Hybridgera¨te, deren Abstimmung relativ aufwa¨ndig ist. Ein kommerzielles Massenspektrometer mit Io-
nenmobilita¨tszelle ist z.B. das SYNAPT HDMS (Waters Corporation), ein qTOF-Spektrometer bei dem
die Ionenmobilita¨tszelle unmittelbar vor dem Pulser des orthogonalen TOF-Analysators angebracht ist
[309] [310] [311].
B.1.3 Analysatortechnik
Die derzeit leistungsfa¨higsten Analysatoren fu¨r Experimente mit Biomoleku¨len sind zum einen die seit
ca. 6 Jahren auf dem Markt erha¨ltliche dreidimensionale elektrostatische Orbitalfalle (Orbitrap, R ≈ 105
[312], Thermo Scientiﬁc) und die aus einer Penning-Falle mit einem supraleitenden Magneten (magne-
tische Flussdichte, B  18 Tesla) bestehende FT-ICR-Falle (R  107). Letztere wird kommerziell schon
deutlich la¨nger und von verschiedenen Anbietern in unterschiedlichen Ausfu¨hrungen angeboten [313] [314]
[315] [316]. Beide Techniken arbeiten wa¨hrend des Ionennachweises nicht mit einer destruktiven Detektion
der Ionen, sondern nach dem Induktionsprinzip. Dieses iterative Verfahren ermo¨glicht in Kombination
mit einer diskreten Fourier-Transformation (i.d.R. handelt es sich um eine FFT, Fast Fourier Transfor-
mation) eine sehr pra¨zise Massenbestimmung mit relativen Fehlern, die in einem dynamischen Bereich
von ca. 102 bis 103 auf Werte von δ  1 ppm (parts per million) veranschlagt werden ko¨nnen. Die erreich-
bare Massengenauigkeit korreliert dabei positiv mit der Anzahl der Iterationen bzw. der Messzeit. Die
Abha¨ngigkeit von der Messzeit bedingt eine massenabha¨ngige Genauigkeit. Es existiert weiterhin, neben
einem unteren auch ein oberes Massenlimit von i.d.R. m ≈ 2 kDa.
Der wahrscheinlich weltweit am ha¨uﬁgsten in Massenspektrometern eingesetzte Analysatortyp ist der
Quadrupolanalysator (Multipolordnung n=2). Mo¨glich sind auch Ausfu¨hrungen mit sechs (Sextupol-,
n=3), acht (Oktupolanalysator, n=4) oder mehr Sta¨ben. Die verwendeten Hohlsta¨be haben entweder ei-
ne hyperbolische oder eine runde Geometrie und sind mit ihren Querschnitten auf einem Kreisumfang um
die optische Achse angeordnet. Es kann ausgehend von diesem Kreisumfang, an den jeweils u¨berna¨chs-
ten Sta¨ben, ein identisches Gleichspannungspotential einer Polarita¨t angelegt werden. Auf jeden Fall liegt
aber an den diagonal gegenu¨berliegenden Sta¨ben eine gleichphasige Hochfrequenzwechselspannung (i.d.R.
Radiofrequenzen, ≈ 1 MHz) an. Werden die Gleich- und Wechselspannungen u¨berlagert, kann ihr Verha¨lt-
nis gezielt zur Transmission von Ionen bestimmter Masse-zu-Ladungsverha¨ltnisse eingesetzt werden. Das
ausgebildete RF-Quadrupolfeld ist immer fu¨r eine Richtung der Projektionsebene fokussiernd und fu¨r
eine defokussierend (astigmatisch). Id.R. bildet sich um die zentrale optische Achse des Quadrupols (hal-
ber Abstand der gegenu¨berliegenden Stabaussenﬂa¨chen) im Betrieb ein (symmetrisches) parabolisches
Pseudopotential aus (eﬀektives Potential), daß im axialen Querschnitt kreisrunde A¨quipotentiallinien
aufweist. Diese stellen entlang der optischen Achse einen Potentialboden auf. In diesem ko¨nnen die Io-
nen, entlang der optischen Achse, oszillieren. Die Pseudopotentialwa¨nde steigen dabei zu den Sta¨ben
hin und in Abha¨ngigkeit ihrer Anzahl unterschiedlich steil an. Damit begrenzen so die Oszillationen der
stabilen Ionen auf einen mehr oder weniger engen Bereich um die optische Achse. Die entsprechenden




, vth thermische Geschwindigkeit, n Anzahldichte der Gasmoleku¨le, A Stoßquer-
schnitt der Gasmoleku¨le, l Ausbreitungsstrecke.
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Bedingungen fu¨r stabile Oszillationen ko¨nnen bis zum Erreichen eines Grenzwertes aus den Bewegungs-
gleichungen der Ionen (Elektrodynamik), fu¨r die eingeschra¨nkt analytische Lo¨sungen mo¨glich sind ermit-
telt werden (Typ: Mathieu’sche Diﬀerentialgleichungen). Aus den gefundenen Lo¨sungen erha¨lt man z.B.
im reinen RF-Modus, bei denen der Stabilita¨tsparameter6 kleiner als ein Instabilita¨tslimit (q < 0.908)
bleibt stabile Oszillationen. Die passierenden Ionen eines m/z-Verha¨ltnisses ko¨nnen wa¨hrend der Oszil-
lationen die Pseudopotentialwa¨nde dann i.d.R. nicht durchqueren und verbleiben im axialen Bereich des
Multipolfeldes. Analysatoren diesen Typs ko¨nnen allein oder in Kombination mit anderen Analysatoren
eingesetzt werden (Hybridspektrometer). Sie besitzen ein minimales Cut-Oﬀ m/z-Verha¨ltnis, unterhalb
dessen keine Ionen transmittiert werden ko¨nnen. Im reinen RF-Betriebsmodus (”Transmissionsmodus“),
ohne (angepasstes) Gleichspannungspotential, dienen sie oft als vorgeschaltetes System zur gezielten Ein-
leitung mo¨glichst vieler mz in weitere Analysatoren. Neben Ionenfallen, die ebenfalls ein Quadrupolfeld
erzeugen und Hybridanalysatoren, werden vereinzelt auch nur Quadrupolanalysatoren eingesetzt. Eine im
Zusammenhang mit MALDI erwa¨hnenswerte Ausfu¨hrung ist der Triple-Quadrupol-Analysator in Kom-
bination mit einer Vakuum-MALDI-Quelle und einem Festko¨rperlaser einer Frequenz von 1.4 kHz. Das
Spektrometer eignet sich besonders zur Untersuchung kleiner Moleku¨lionen [317].
Außer den linearen Ionenfallen, wie z.B. dem kommerziellen Typ LTQ (Linear trap quadrupole, Ther-
mo Scientiﬁc, 2D trap) werden auch kubische Ionenfallen in der molekularen Bioanalytik eingesetzt z.B.
vom Typ LCQ (Thermo Scientiﬁc, 3d trap). Beide entsprechen dem Prinzip nach einer Paul-Falle. Paul-
Fallen erzeugen ein Quadrupolfeld und zeigen, neben einem unteren, auch ein oberes Massenlimit.
Der am ha¨ufigsten in Kombination mit MALDI eingesetzte Analysatortyp ist gegenwa¨rtig (noch)
der Flugzeitanalysator (TOF, time-of-ﬂight). Er kommt in unterschiedlichen Konstruktionen vor. Als
TOFn (n=1,2,3), RE-TOF (Reﬂektor-TOF) oder MR-TOF (Multireﬂexions-TOF) aber auch in Kom-
bination mit anderen Analysatoren z.B. als qTOF (Quadrupol-TOF, Hybridspektrometer). Er besteht
aus einem evakuierten, feldfreien Flugrohr. Der gro¨ßte eﬀektive Nachteil von TOF-Analysatoren ist ihre
eingeschra¨nkte Massenauﬂo¨sungsfa¨higkeit. Bei Flugzeitmessungen wird die Massenauﬂo¨sung R (resolu-
tion) u¨blicherweise nach dem FWHM-Kriterium (Halbwertsbreite) an einem einzelnen Peak bestimmt.
Sie liegt im linearen Modus in etwa in der Gro¨ßenordnung von R ≈ 103, im Reﬂektormodus (RE-TOF)
bei R ≈ 104 und fu¨r sehr kleine Ionen (m/z  4157) im Multireﬂexions-TOF (MR-TOF) bei bis zu R ≈
105 [18] [318]. Die elektrostatischen Ionenspiegel (Reﬂektoren) arbeiten dabei nach dem selben Prinzip,
wie die elektrostatischen Ionenquellen. Sie korrigieren im wesentlichen den feldvektorparallelen Beitrag
einer Energiespreizung auf die Flugzeit der Ionen, am Ort ihrer Detektion. Durch unterschiedliche Ver-
weilzeiten der Ionen im Bremsfeld bzw. den Bremsfeldern eines Reﬂektors, kehren energiereichere Ionen
eines m/z (relativ schnellere Ionen) spa¨ter um, als energiea¨rmere Ionen (relativ langsamere Ionen). Ionen
mit einer initialen Energiediﬀerenz verlassen den Reﬂektor mit einer, zu ihrer Eintrittsgeschwindigkeit
identischen Austrittsgeschwindigkeit wieder, und werden idealerweise zeitgleich in der Detektorebene
abgebildet (Ortsfokussierung). Der immer noch sehr ha¨uﬁg eingesetzte zweistuﬁge Gitterreﬂektor nach
Mamyrin gleicht so z.B. eine maximale initiale Energiespreizung aus, die bis zu ca. 20% der kinetischen
Gesamtenergie der Ionen betragen kann [172]. Idealisierte Reﬂektor-Flugzeitspektrometer mit nichtlinea-
ren Feldsta¨rkeverla¨ufen (curved ﬁeld) arbeiten analog zum Prinzip eines mathematischen Pendels. Eine
exakte mathematische Beschreibung dieser Feldverla¨ufe ist, im Gegensatz zur praktischen Realisierung
6q = 4QV
mω2r2
mit V = Wechselspannungspotential, Q = Ladung, ω = Kreisfrequenz der Oszillation, r = maximaler Radius
ausgehend von der optischen Multipolachse.
7Als eine i.d.R. mit den meisten Analysatortypen darstellbare Masse wird zu Vergleichen oft das Auﬂo¨sungsvermo¨gen
des Spektrometers bei 415 m
z
angegeben.
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solcher Anordnungen, schwierig. Fu¨r eine Population eines geladenen Teilchens identischer und konstan-
ter Masse in den Potentialfeldern der Quelle und des Reﬂektors, wird dabei eine identische Zykluszeit
auch bei unterschiedlichen Amplituden (Amplitude = kinetische Energie, K) erreicht [18] [20] [34] [318]
[319].
Der gro¨ßte Vorteil eines TOF-Analysators ist der theoretisch nicht begrenzte, darstellbare Massen-
bereich. Dieser wird allerdings praktisch doch eingeschra¨nkt. Zum einen durch eine sinnvolle La¨nge des
Flugrohres und zum anderen durch sta¨rkere spontane Fragmentierungen biologischer Moleku¨le nach elas-
tischen Sto¨ssen in der Quellregion (ISD), metastabile Zerfa¨lle (u.a. PSD) sowie durch den Einsatz von
destruktiven Ionendetektionsverfahren (z.B. MCP).
Fragmentierungstechniken
In diesem Zusammenhang soll hier auch kurz auf die Entwicklung verschiedener Fragmentierungsme-
thoden, teilweise in Verbindung mit der apparativen MSn-Technik8, hingewiesen werden. Dieser kommt,
im Besonderen, im Rahmen einer Prima¨rstrukturaufkla¨rung (Aminosa¨uresequenz) von Biomoleku¨len,
neben der Technik der enzymatischen Spaltung, eine erhebliche Bedeutung zu. Fragmentierungsmetho-
den sind die sogenannte CID (collision-induced dissociation - elastische Stossfragmentierung) [320], die
SID (surface-induced dissociation - inelastische Stossfragmentierung) und GI-SID (grazing-incidence SID)
[321], die ISD (in-source decay - spontane Fragmentierung) [322], die PSD (post-source decay - metasta-
bile Fragmentierung) [323], die ECD (electron capture dissociation - radikalische Fragmentierung) [233]
und nicht zuletzt die IRMPD (infrared multiphoton dissociation - rovibronische Anregung und Frag-
mentierung) [324]. Sie unterscheiden sich dabei teilweise deutlich in der Art der hauptsa¨chlich erzeugten
Peptidfragmentionen (Nomenklatur nach Roepstorﬀ [325]) und ko¨nnen deshalb oft, in geeigneter Paarung,
komplementa¨r verwendet werden. Neben der chemischen bzw. enzymatischen Methode der (mehr oder
weniger) deﬁnierten Spaltung von polymer aufgebauten Moleku¨len (Proteine, Nukleinsa¨uren, Zucker),
sind diese apparativen Techniken auch an enzymatisch nicht oder schwer zuga¨nglichen Verbindungen,
wie z.B. Metaboliten und kleineren organischen Moleku¨len wie z.B. Pharmazeutika oder molekulare Me-
dizinprodukte anwendbar.
B.1.4 Ha¨uﬁg verwendete TOF-MS-Detektoren
Im Rahmen einer Time-of-ﬂight Analyse positiv geladener Ionen werden i.d.R. destruktive Ionendetek-
toren verwendet. Ihr Prinzip beruht entweder auf der Basis inelastischer Sto¨sse der Prima¨rionen mit den
Strukturen in einer Dynodenoberﬂa¨che9 und der daraus resultierenden Erzeugung von Sekunda¨rteilchen
(hauptsa¨chlich Elektronen, Sekunda¨rionen) oder auf der prompten Ladungskompensation (z.B. Faraday-
Detektor) [327]. Am Faraday-Detektor, der auf einem Ladungsausgleich basiert, ist die Nachweisempﬁnd-
lichkeit masseunabha¨ngig und zeitlich konstant aber i.d.R. auch deutlich schlechter als z.B. bei MCP-
Detektoren (Micro-Channel-Plate). Der minimale detektierbare Ionenstrom in einer Detektionsanordnung
wird durch das elektronische Rauschen begrenzt und erfordert i.d.R. eine Gro¨ßenordnung von ca. 103 Io-
nen, wenn Messungen im schnellen ADC-Mode erfolgen sollen [8] [328].
8q-TOF, TOFn, Triple-Quad, Fallenspektrometer.
9Konversionsdynode, MCP, Daly-Detektor mit Szintillationsschirm, Micro-Sphere-Plate, Channeltron.
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Mikrokanalplatten-Detektor (MCP)
Der MCP-Detektor wird an dieser Stelle etwas genauer beschrieben, da er Bestandteil der in dieser
Arbeit verwendeten Massenspektrometer ist. Eine Mikrokanalplatte (kurz MCP) wird aus einer großen
Anzahl von parallelen Glasfasern (Durchmesser: 2 µm bis 12 µm) gefertigt. Die Kapillarglasstra¨nge wer-
den dazu in großer Zahl (N ≈ 106) zusammen mit umgebendem mineralsa¨ureresistenten Mantelglas
(Bleiglas) verschmolzen. Nach der Verschmelzung ko¨nnen die nicht sa¨ureresistenten Faserstra¨nge her-
ausgea¨tzt werden. Die durch den A¨tzvorgang entstandenen Hohlra¨ume bilden dabei die Mikrokana¨le im
zuru¨ckbleibenden Mantelglas. Quer zu den entstandenen Kapillarachsen werden du¨nne Platten von ca.
450 µm bis 600 µm Dicke und Durchmessern von ca. 18 mm bis 50 mm geschnitten. Das Verha¨ltnis von
Plattensta¨rke zu Plattendurchmesser betra¨gt i.d.R. α = 1/40 oder 1/100, wobei die eﬀektiv wirksame
Fla¨che kleiner ist als der Plattendurchmesser. Die Schnittebene verla¨uft dabei gewinkelt (∠ ca. 7◦ bis
13◦) zu den Mikrokana¨len. Der Umfang der Kana¨le ist fu¨r massenspektrometrische Anwendungen i.d.R.
kreisfo¨rmig, die Ordnung der Kana¨le ist i.d.R. hexagonal. Ihr mittlerer Mittenabstand betra¨gt ca. 10 µm.
Jeder einzelne Kanal arbeitet im Betrieb unabha¨ngig nach dem Prinzip eines Sekunda¨relektronenverviel-
fachers (SEV, SEM) und ermo¨glicht so insgesamt eine sehr geringe Totzeit10 des gesamten Detektors.
Die Oberﬂa¨che der Platte und Kana¨le wird entweder in einer Wasserstoﬀatmospha¨re halbleitend gemacht
oder mit einem speziellen Halbleiter beschichtet, der eine eﬀektivere Sekunda¨relektronenherauslo¨sung in
Abha¨ngigkeit der detektierten Prima¨rteilchenart ermo¨glicht. Im Betriebszustand wird dann an den Plat-
tenoberﬂa¨chen, u¨ber angelegte Potentiale mit einer Widerstandskette, eine Spannungsdiﬀerenz erzeugt.
An der Oberﬂa¨che treten nach einer ”Kollision“ emittierte Sekunda¨relektronen (Initialenergie ca. 1 eV) in
parabelfo¨rmigen Bahnen in die Kanalo¨ﬀnungen ein und schlagen aus den Wandungen weitere Elektronen
heraus, die ihrerseits wieder Elektronen herauslo¨sen und so insgesamt eine Vervielfa¨ltigungskaskade an
freigesetzten Elektronen mit einem typischen Versta¨rkungsfaktor von G = 106 - 107 erzeugen. An der
Austrittsseite werden die Elektronen zur Anode abgefu¨hrt. Da i.d.R. die Totzeit der Ausleseelektronik
und der AD-Wandlung geringer ist, als die Totzeit aufgrund einer kapazitiven Sa¨ttigung des Aufbaus,
ist es sehr entscheidend, wie schnell der durch ein initiales Ereignis erhaltene Ladungsversta¨rkerimpuls
abklingt. Aus der Wahrscheinlichkeit voneinander unabha¨ngiger Auftreﬀereignisse, bei Impulsabsta¨nden
die gro¨ßer sind als die eﬀektive Totzeit, ergibt sich eine maximale Anzahl registrierbarer Stoßereignisse







mit dem theoretischen Maximum N0 = 1/τeff . D.h. wa¨hrend der Totzeit eintreﬀende Signale fu¨hren zu ei-
nem Nachtriggern der eﬀektiven Totzeit. Eine alternative Ausfu¨hrung besteht, wenn die Analogimpulsdau-
er vernachla¨ssigbar gegenu¨ber der AD-Wandlungszeit wird und die (prima¨ren) analogen Signale in einem
speziellen Abtast-Halte-Glied zwischengespeichert werden ko¨nnen. Signale die dann zusa¨tzlich innerhalb
der Wandlungszeit eintreﬀen, ko¨nnen so ignoriert werden und die maximale Anzahl der registrierbaren
Ereignisse steigt auf den theoretischen Maximalwert Nmax = 1τeff an [210]. Fu¨r ortsaufgelo¨ste MCP-
Abbildungen werden z.B. Szintillationsschirme in Kombination mit CCD-Kameras oder entsprechend
modiﬁzierte Anoden (z.B. Keilstreifenanode, Delay-Line-Detektor etc.) verwendet, um den erzeugten
Elektronenstrom ortsaufgelo¨st abbilden zu ko¨nnen (Microscope Mode). Der Ausgangsstrom einer MCP
ist in einem großen dynamischen Bereich (> 107) linear proportional zum Eingangsstrom. Der durch die
MCP ﬂiessende Strom errechnet sich aus dem angelegten Potential und dem ohmschen Widerstand, der
in der Gro¨ßenordnung von R ≈ 102 MΩ liegt. Erst bei eintreﬀenden Ionen- bzw. Elektronenstro¨men, die
10Die Detektortotzeit ist u.a. abha¨ngig von dessen Kapazita¨t. Diese ist proportional zur Detektorquerschnittsﬂa¨che. Bei
kapazitiver Sa¨ttigung τD ≈ 10 ns− 100 ns, Totzeit der Ausleseelektronik τA ≈ 1 ns [328]
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den in der Leitungsschicht der MCP (maximal) ﬂiessenden Strom erreichen oder u¨bersteigen, ist ein Ab-
reissen des linearen Verhaltens, aufgrund der Abreicherung von Elektronen in der stromfu¨hrenden Schicht
feststellbar. Die Obergrenze des MCP-Ausgangsstroms liegt bei ca. IMCP = 10−6 A (Mikroamper) bis
IMCP = 10−5 A. Die Nachweisgrenze wird im Wesentlichen durch das thermische Eigenrauschen des
MCP-Detektors (sehr niedrig) und der z.B. analogen nachgeschalteten Vorversta¨rkung (typischerweise
Inoise  10−13 A) begrenzt [327]. Einzelionennachweise sind mit MCP-Detektoren mo¨glich, dann i.d.R.
als TDC-Schaltung. Der sogenannte Dunkelstrom, der durch den radioaktiven Zerfall instabiler Isotope im
Glasmaterial (hauptsa¨chlich β-Zerfall von 40K) ausgelo¨st wird, ist nachweisbar aber im Messbetrieb i.d.R.
unbedeutend (ca. 5 Ereignisse pro s und cm2) [8]. Er kann bei stark erho¨htem Potential messtechnisch
erfasst werden. Die sogenannte Chevron-Anordnung besteht aus zwei hintereinander in Reihe geschalte-
ten MCP (Spannungsteilerschaltung), bei denen die Ebenen zueinander um die gemeinsame Achse im
90◦-Winkel (Azimuth) gedreht werden (v-like shape). Das an einer einzelnen MCP angelegte Potential
im Messbetrieb betra¨gt ca. -1 kV. Der maximale (empfohlene) Betriebsdruck eines MCP-Detektors liegt
bei ca. 1.3 · 10−6 mbar [329].
Die relativ geringere Gechwindigkeit schwerer Biomoleku¨lionen fu¨hrt an der Kontaktﬂa¨che destruk-
tiver Detektoren zu einer vergleichsweise niedrigen Anzahl an erzeugten Sekunda¨relektronen und damit
letztlich zu einer schwa¨cheren Signalintensita¨t im Verha¨ltnis zu gleich großen Ionenstro¨men leichterer
Ionenspezies [33] [330]. Das kann besonders bei nativen Proben, bei denen keine Aufkonzentrierung der
Analyte stattﬁndet, den Nachweis gro¨ßerer Biomoleku¨le aus chemisch komplexen Gemischen zusa¨tzlich
erschweren. Fu¨r das Vermessen von Biomoleku¨len ab einer Molekularmasse von ca. 30 kDa bzw. Ionen-
geschwindigkeiten von v ≈ 104 ms−1 bei einer angelegten Beschleunigungsspannung von Uacc = 20 kV ,
wird deshalb meistens das Targetpotential erho¨ht (50 kV  Uacc > 20 kV) und/oder eine Nachbe-
schleunigung der Ionen am Detektor durchgefu¨hrt (post acceleration). Ebenso werden Detektoren nach
dem Prinzip: Konversionsdynode → Szintillator → Photomultiplier (PMT) relativ ha¨uﬁg in Massen-
spektrometern verwendet [331] [332]. Der Photomultiplier kann dabei ausserhalb der Vakuumapparatur
angebracht werden. Ein Verfahren der Signalversta¨rkung, das oft im Zusammenhang mit Reﬂektoranord-
nungen eingesetzt wird, ist die Kombination von Konversionsdynoden und MCP. Hierbei wird zuna¨chst
eine Ion-zu-Elektron Wandlung durchgefu¨hrt und die erzeugten Elektronen dann auf die MCP geleitet.
Es ist mit Anordnungen dieser Art mo¨glich Biomoleku¨le einer Masse bis ca. 5 · 105 Da darzustellen
(UV-MALDI: Proteine, IR-MALDI: Proteine, Nukleinsa¨uren) [8] [333]. Eine Mo¨glichkeit die Geschwin-
digkeitsabha¨ngigkeit der Detektion zu umgehen, besteht in dem Einsatz von Kryodetektoren mit sehr
niedriger Energieschwelle [334]. An einer MALDI-TOF-Kryodetektor Kombination11 konnten die bislang
gro¨ßten Biomoleku¨lionen als einfachgeladene Spezies (Immunglobulin M) mit einem Molekulargewicht
von u¨ber 1 MDa intakt vermessen werden [335]. Ebenso werden erste Imaging-Experimente mit dieser
Art der Detektion erwa¨hnt.
Signalumsetzung (Digitalisierung)
Neben einer reinen Analog-zu-Digital Umsetzung (ADC) wird an einigen Spektrometern auch eine Zeit-zu-
Digital Umsetzung (TDC) der analogen Signale eingesetzt [336]. Diese entspricht einer bina¨ren absoluten
Ha¨uﬁgkeitsdetektion innerhalb mehrerer, aufeinanderfolgender schmaler Zeitfenster (tbin ≈ 102 ps z.B.
Multi-Hit-TDC). Das Register (oder der Speicher) eines Mikroprozessors entha¨lt dann die Gesamtzahl
aller Auftreﬀereignisse im entsprechenden Zeitintervall, fu¨r jedes Bin. Die Totzeit nach einem Za¨hlereignis
betra¨gt i.d.R. τtot  10 ps und die Speichertiefe je Bin betra¨gt lediglich ein Bit (Za¨hlereignis = 1, kein
1116-element superconducting tunnel junction detector, macromizer Comet AG.
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Tabelle B.1: Detektionseﬃzienz von Prima¨rstrahlung an Mikrokanalplatten.
Strahlungsart Energie, Wellenla¨nge Detektionseﬃzienz (%)
Elektronen 0.2 - 2 keV 50 - 85
2 - 50 keV 10 - 60
atomare Ionen 0.5 - 2 keV 5 - 85
und Protonen 2 - 50 keV 60 - 85
50 - 200 keV 4 - 60
ferne 30 - 110 nm 5 - 15
UV-Strahlung 110 - 150 nm 1 - 5
Ro¨ntgenstrahlung 2 - 50 A˚ 5 - 15
0.12 - 0.2 A˚ ≈ 1
Quelle: Schagen, P.: Advances in image pick-up and display, vol. 1, Academic Press, New York, 1974.
Za¨hlereignis = 0). Gleichzeitig auftreﬀende Ionen ko¨nnen so nicht getrennt identiﬁziert werden, und auch
die Intensita¨t eines eintreﬀenden Teilchens kann nicht na¨her bestimmt werden. Es liegt bei entsprechen-
der Abstimmung u¨ber einer zu deﬁnierenden Rauschschwelle des Sensors. Dies wiederum ermo¨glicht eine
Bereinigung der Basisline von thermischem elektronischen Hintergrundrauschen und vermindert, bei ge-
eigneter Einstellung bis zu einem gewissen Grad, auch den Einﬂuss des weißen chemischen Rauschen in den
Spektren [336]. Eine TDC-Schaltung ist mit Frequenzen von f  10 GHz mo¨glich und kann damit einen
relativ großen Massenbereich, mit i.d.R. mindestens vier Bins pro Massenpeak und mehreren 100 Abfra-
gen pro Bin scannend erfassen. Der Anwender betrachtet dann das digitale Histogramm-Massenspektrum
nach einer Umrechnung der Flugzeiten, gema¨ß der TOF-Formel. Die (reine) ADC-Detektion kommt in
der Literatur ha¨uﬁger vor, als die TDC-Detektion. Zu einer TDC verwendete Transientenrekorder arbei-
ten, je nach technischer Ausfu¨hrung und Anforderung der Messungen, i.d.R. mit Sampling-Raten von ca.
250 MHz bis zu 4 GHz [8]. Das entspricht einem Abtastzeitfenster (Bin frame) von ca. 4 ns bzw. 250
ps und bedeutet i.d.R. Aufnahmezeiten fu¨r ein vollsta¨ndiges Einzelpulsmassenspektrum mit z.B. 80000
Bins, bei 250 MHz von ca. 320 µs bzw. mit 200000 Bins, bei 4 GHz von ca. 50 µs.
B.1.5 Ionenstrahleigenschaften und Strahlparameter
Nach dem Liouville-Theorem (Satz von Liouville) a¨ndert sich das (besetzte) Phasenraumvolumen in einem
konservativen System aus geladenen Teilchen mit der Zeit nicht, wenn a¨ußere elektrische und magneti-
sche Felder auf den Teilchenstrahl wirken. Es kann zur (formalen) Beschreibung der Strahldynamik in
elektrostatischen Ionequellen und Flugzeitmassenanalysatoren angewandt werden [21] [166]. Bei gepuls-
ten Ionenstrahlen ist hierzu ein N6-dimensionaler Phasenraum mit den Parametern zur Bestimmung der
Abweichungen von Ortskoordinaten (x1, x2, δl), Richtungen (x′i) und relativer Impulsabweichung (δp) fu¨r
alle N Teilchen notwendig, ρ(x) = (x1, x′1, x2, x
′
2, δl, δp). Jede Parameterkombination sa¨mtlicher Teilchen
im Phasenraum beschreibt dabei einen Zustand des Systems, jedes einzelne Koordinatentupel ein Teilchen
im Phasenraum. Allgemein wird der Phasenraum aber mit den Impuls- und Ortskoordinaten als Para-
meter aufgestellt. Betrachtet man den Phasenraum mit den Ortskoordinaten und Impulskomponenten in
einer Zeitreihe, so beschreiben die Teilchen (Tupel) Trajektorien:
xi ≡ x (t0 + dt) ; pi ≡ p (t0 + dt) (B.6)
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In linearen Flugzeitanalysatoren kreuzen sich die Trajektorien des Phasenraums nicht. Die Ortskoordi-
naten der transversalen Ebene hier xi mit i=1,2 und die longitudinale Ortskoordinate xi mit i=3 bzw.
l stellen den dreidimensionalen (kartesischen) Raum mit den zugeho¨rigen Komponenten der Teilchenim-





2m , ist als Funktion der Orts-
und Impulskoordinaten im elektrostatischen Feld aus einer Hamiltonfunktion H(t, x, p) = p
2
2m +V (x), mit
dem Potential V (x) ableitbar (konservatives System).
In der Ionenoptik verwendet man zur Beschreibung des Phasenraumes einen festen Impuls und anstel-
le der Impulskomponenten die Richtungen. Bei radia¨rsymmetrischen Strahlproﬁlen sind die transversalen
Richtungen und in der Regel auch die transversale von der longitudinalen Ausdehnung entkoppelt. Von
Interesse ist oft die transversale Ausdehnung des Teilchenstrahles an einer bestimmten Stelle im Strahl-
verlauf. Das Phasenraumellipsoid umschliesst einen gewissen Anteil (z.B. 90 %) oder auch die Gesamtheit
N der propagierenden Teilchen im N6d-Phasenraum. Eine Phasenraumellipse ist eine n-dimensionale Ein-
schra¨nkung des gesamten Phasenraumes. Diese kommt durch eine Projektion des Phasenraumellipsoides
auf eine Ebene zustande. Die 2d-Dichteverteilung einer Ebene z.B. ρ(x1, x′1) la¨sst sich i.d.R. durch El-
lipsen umranden. Die Fla¨che einer Ellipse ist die entsprechende Emittanz mit der Einheit [m rad] bzw.
[mm mrad]. Anschaulich dargestellt werden die Ellipsen als Auftragung der Winkel (x′i in rad, mrad)
gegen die Ortskoordinate (xi in m, mm). Anhand der Lage der Ellipse in den Quadranten eines orthogo-
nalen Koordinatensystems kann so auf die Art der Strahldynamik geschlossen werden12 [166].
Eine Maxwell-Boltzmann-Verteilung von Ensemblespezies ist ein Spezialfall des Liouville Theorems,
bei dem die mittlere quadratische Abweichung der Teilchengeschwindigkeit(en) unmittelbar die Transla-




























Im Zusammenhang mit MALDI ist besonders die axiale Richtung bzw. die entsprechende Impulskom-
ponente von Bedeutung, da diese im zeitlichen Mittel betragsma¨ßig bei der hauptsa¨chlich ”vorwa¨rts“
gerichteten Bewegung der Expansion und Beschleunigung u¨berwiegt. Die (Ensemble-)Ionen im geformten
Teilchenstrahl erlangen am Ende der Beschleunigungsstrecke einen konstanten (mittleren) axialen Impuls
px3 = m vz, der in axialen Flugbahnen nahezu dem Gesamtimpuls p entspricht. Die transversalen Emit-
tanzen ko¨nnen u¨ber die Standardabweichungen der Ortskoordinaten und Richtungen bzw. der relativen
12Konvergenter Strahl , divergenter Strahl oder paralleler Strahl bzw. Strahltaille.
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Impulsabweichung (δp) berechnet werden. Fu¨r die Standardabweichungen der Richtungen gilt:





Die Standardabweichungen der Ortskoordinaten ko¨nnen gleichgesetzt werden mit den Wurzeln der ent-
sprechenden Elemente der σ-Matrix, ebenso die der Impulsabweichung. Die Sigma-Matrix beschreibt die
Transformation des gesamten Teilchenstrahles eines ionenoptischen Aufbaus und ist das Pendant zu den
R-Matrizes einzelner Teilchen(trajektorien). Der Transport von Ionenstrahlen in radia¨rsymmetrischen
elektrostatischen Feldern ist aber prinzipiell nicht auf transversale Strahlsymmetrien beschra¨nkt. Man
erha¨lt fu¨r aufrecht stehende Ellipsen mit den kartesischen Ortskoordinaten x,y,z dann die Emittanzen
gema¨ß [166]:
Ex = π σx σx′ (B.13)
Ey = π σy σy′ (B.14)
Ez = π σl σδp (B.15)
Zur Berechnung geneigter Ellipsen werden sogenannte Twissparameter beno¨tigt, die sich aus den Halb-
achsen und dem Neigungswinkel der Ellipse errechnen lassen. Fu¨r einen fokussierten radia¨rsymmetrischen
Strahl in einem axialen Aufbau erha¨lt man nach der Beschleunigung die transversale Emittanz u¨ber die
Beziehung:





Die Gro¨ße der Fla¨che (Emittanz) ist ein Maß fu¨r die Strahlqualita¨t (kleine Fla¨che = hohe Strahlqua-
lita¨t). Wichtig ist noch die adiabatische Da¨mpfung, die zu kleineren transversalen Emittanzen fu¨hrt.
Diese kann eintreten, da im (zeitlichen) Mittel in beschleunigten Teilchenstrahlen nur die A¨nderung der
longitudinalen Impulskomponente eine wesentliche Rolle spielt und die transversalen Emittanzen u¨ber
das Verha¨ltnis des konstanten Produktes der A¨nderungen radialer Orts- und Impulskomponenten zum
momentanen Impuls deﬁniert sind [166]:







In realen elektrostatischen Anordnungen kann die Strahlbildung und Propagation allerdings durch Raum-
ladungseﬀekte z.B. in der Form einer Coulombabstossung, Streueﬀekte an Restgasteilchen (Kleinwin-
kelstreuung) und/oder Gitterelektroden bzw. durch Felddurchgriﬀe an Elektroden mitunter erheblich
beeinﬂusst werden. Diese Tatsache schra¨nkt eine realistische Simulation i.d.R. stark ein. Eine prakti-
sche Messung von Phasenraumellipsen und Emittanzen erfolgt oft in Driftstrecken. Ein Vergleich von
Strahlqualita¨ten zwischen unterschiedlichen Ionenquellen/Gera¨ten erfordert dabei die Normierung der
Emittanzen auf einen Impuls [166].
Eine realistische Annahme u¨ber eine 2d-Dichteverteilung in einem Strahlproﬁl ist in den meisten Fa¨llen
die einer zweiseitigen Gaußverteilung. Die eindimensionale Dichteverteilung entlang einer Koordinate der
transversalen Ebene ρ(x) entspricht dann der Projektion der zweidimensionalen Dichteverteilung z.B.
ρ(x, x′) auf die Achse der (jeweiligen) Ortskoordinate [166]:
ρ(x) =
∫












































Abbildung B.2: (a) Darstellung der Strahldichte als 2d-Phasenraumplot ρ(x) und (b) als eindimesnionale Projektion entlang
der x-Koordinate. Gaussverteilungsdichte mit der Standardabweichung σx = ±0.9, 3σx = ±2.7.
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Einﬂuss der Raumladung
Eine Beru¨cksichtigung der Raumladungseﬀekte kann bei der Entstehung dichter Teilchenstrahlen in einer
Quelle mit der Geometrie einer Kathodenlinse u¨ber die Beziehung des Child-Langmuir-Gesetzes erfolgen.
Diese Gesetzma¨ßigkeit beschreibt exakt die Verha¨ltnisse kontinuierlicher Glu¨hkathodenemissionen13. Die
Raumladung eines expandierenden Plasmas, unmittelbar u¨ber der Kathode, kann dabei das elektrostati-
sche Feld der Quelle in Kathodenna¨he nahezu vollsta¨ndig abschirmen, solange es eine bestimmte Dichte
besitzt. Die maximal erreichbare Teilchenstromdichte j innerhalb einer Beschleunigungsstrecke S zwi-











Mit ε0 der Permittivita¨t des Vakuums, q := z e der Ionenladung, m der Ionenmasse, U der Extrakti-
onsspannung bzw. der Potentialdiﬀerenz zwischen den Elektroden mit dem Abstand S. Der maximale
Ionenstrom, der durch eine Apertur geleitet werden kann, wird als Akzeptanz bezeichnet. Die Ladungs-
verteilung in einem radia¨rsymmetrischen Ionenstrom, I = πr2j, wird dabei als homogen angenommen
und die Ionenbewegung entspricht einer laminaren Stro¨mung mit der Ionenstromdichte j = ρvx3 .
Ein weiterer Parameter, die Perveanz, ha¨ngt fu¨r einen raumladungsbegrenzten Teilchenstrahl einer








Fu¨r jede Ionensorte existiert dabei eine speziﬁsche Konstante P0 = 2πε0
√
2q/m. Die Bedingung P = P0
wird dabei als Raumladungsgrenze fu¨r diese Ionensorte benannt. Mit der zweiten Ableitung des Strahl-
radius r nach der Koordinate der Translation (x3 = z) erha¨lt man unter der Beru¨cksichtigung, daß in














Der Ionenstrom zeigt so bis zum Erreichen eines Sa¨ttigungsstroms Imax bei der maximalen Stromdichte
jmax eine U
3
2 -Abha¨ngigkeit mit Imax = r2πjmax q
√
kT
m . Der maximale Ionenstrom einer Teilchensorte
ha¨ngt damit von der Geometrie der Ionenquelle bzw. Kathodenlinse, der Kru¨mmungsﬂa¨che der Kathode
bzw. der ausgebildeten Plasmagrenze sowie dem Abstand der Elektroden und auch dem Aperturdurch-
messer bzw. der Aperturgeometrie ab. Fu¨r ebene und konvexe Kathodenoberﬂa¨chen bzw. Plasmagrenzen
erha¨lt man theoretisch eine maximale Perveanz. Konkave Oberﬂa¨chen hingegen fu¨hren zu einer redu-
zierten Perveanz. Mit koplanaren Elektroden ﬁndet man, daß das Verha¨ltnis der radia¨rsymmetrischen
Emissionsﬂa¨che zum Elektrodenabstand, r
2π
S2 , die entscheidende Gro¨ße fu¨r eine Teilchensorte ist. Eine nu-




z. Ein Ionenstrahl an der Raumladungsgrenze
erreicht demnach schon nach einer Strecke von z = 2r eine Strahlradiusverdopplung. Eine weitere cha-
rakteristische Gro¨ße eines Teilchenstromes ist die Brillanz. Diese stellt den Teilchenstrom ins Verha¨ltnis
zu dem Produkt der Emittanzen und der relativen Impulsabweichung (Impulsunscha¨rfe) [166].
13Die emittierten Ionen verweilen dabei lange genug an der Kathodenoberﬂa¨che, um mit dieser in ein thermisches Gleich-
gewicht gelangen zu ko¨nnen, ca. 10−5 bis 10−3s.
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B.1.6 Ionentrajektorien in elektrostatischen La¨ngsfeldern
Symmetrieachse =⇒
Abbildung B.3: Simulation von Ionentrajektorien mit (links) unterschiedlichem Startpunkt auf der TOF Achse fu¨r eine Seite
der symmetrischen elektrostatischen Feldverteilung und (rechts) mit unterschiedlichem Startpunkt in der Ebene der Probe.
Angenommen wird in beiden Darstellungen eine Parallel-zu-Punkt Abbildung. Die Darstellungen sind nicht maßstabsgerecht
(vergleichbar) und dienen nur der Veranschaulichung.
Homogene elektrische Felder ko¨nnen u¨ber den Gradienten eines skalaren Potentialfeldes ausgedru¨ckt
werden. Dieses weist jedem Raumpunkt z.B. in kartesischen Koordinaten ein Potential V (x, y, z) zu. In
Vakuumquellen (konstante Permittivita¨t ε) ist dies durch lo¨sen der Poisson-Gleichung zu erhalten. Diese
beschreibt die Ladungsdichte im Raum (∆V = −ρ/ε ; ρ = LadungV olumen ). Das elektrostatische Feld kann
somit entweder durch die skalare Potentialfunktion V (x, y, z), die jedem Raumpunkt einen Wert zuweist
oder durch das Vektorfeld E(x, y, z), daß jedem Punkt drei Komponenten Ex, Ey, Ez zuweist, beschrieben
werden.
Eine Mo¨glichkeit dieses Problem - die Lo¨sung einer (elliptischen) partiellen Diﬀerentialgleichung - nume-
risch (diskret) zu behandeln, besteht im dreidimensionalen (euklidischen) Raum in der Annahme eines











mit einer Konstante c und x, y, z den kartesischen Koordinaten des Raumes. Die no¨tigen Koordinaten
zu einer Lo¨sung des Problems im diskreten Fall, kann dann u¨ber eine entsprechende Matrix M von
Netzkoordinaten erhalten werden, die eine Einschra¨nkung der mo¨glichen kartesichen Koordinaten des
kontinuierlichen Raumes fu¨r den dreidimensionalen Fall darstellt, der Gestalt
MU = c (B.24)
U und c ist eine Aufstellung von Werten (i.d.R. in Spalten) fu¨r jeden entsprechenden Netzpunkt des
Gitters. Insgesamt entspricht der diskretisierte Raum dann einer Matrix, a¨quivalent zu




mm1v1 + ... + m1nvn = cm
Mit M := (mik), U := (v1, ..., vn), c := (c1, ..., cm). Wie aufwendig eine solche Simulation wird, ha¨ngt im
weiteren Verlauf davon ab, wie viele Netzpunkte fu¨r eine Approximation verwendet werden [232] [339].
Die Matrixdarstellung wird im weiteren Verlauf nicht na¨her behandelt.
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Nur bei vollsta¨ndig ladungsfreiemRaum (Vakuum) geht die Poisson-Gleichung in die Laplace-Gleichung
u¨ber, und es gilt ∆V = 0 bei ρ = 0. Die elektrische Spannung entspricht einer Potentialdiﬀerenz zwischen
zwei Punkten im elektrischen Feld, U = V (x1, y1, z1) − V (x2, y2, z2) =
∫ 2
1
E ds, und ist eine vektorielle
Gro¨ße. Alle hypothetischen Teilchen einer identischen Polarita¨t mit der Ladung q, den gleichen Start-
koordinaten, der gleichen initialen Startrichtung sowie der gleichen initialen kinetischen Energie und
konstanter Masse m, durchlaufen die gleichen Trajektorien in einer homogenen elektrostatischen Anord-
nung. Die Teilchentrajektorien sind energieabha¨ngig und masseunabha¨ngig. Sie ko¨nnen fu¨r eine Referenz
exakt beschrieben werden [15] [16] [45]. Es folgt fu¨r eine Ladung q der Masse m dann der Zusammenhang
mit dem zweiten Newtonschen Gesetzt der klassischen Mechanik, d.h. die Beschleunigung eines Ko¨rpers
ist umgekehrt proportional zu seiner Masse und direkt proportional zur wirkenden Kraft:
dp
dt




Das elektrische Feld ist der Gradient des Potentialfeldes und es gilt fu¨r jede Komponente:
d
dt










(mz˙) = −q ∂V
∂z
(B.26)
Die einzelnen Ionen in einem rotationssymmetrischen Teilchenstrahl ko¨nnen dabei in einem kartesischen
Koordinatensystem x, y, z mit ihren Bewegungen verfolgt werden. Die Ionengeschwindigkeit in Haupt-









z˙ ist die erste Ableitung des Weges nach der Zeit. Es ist u¨blich in elektrostatischen Quellen die Diﬀeren-
tiation aber auf die zuru¨ckgelegte Strecke S der Koordinate z zu beziehen und nicht auf die Zeit t [263].








Betrachtet werden so schrittweise transversale Ebenen (x,y) bei Ausbreitung entlang der z-Achse. Trans-
versale Geschwindigkeitsanteile eines Ions sind die ersten Ableitungen des Ortsanteils x,y nach der Zeit
x˙, y˙, werden aber jetzt als Produkt der Momentangeschwindigkeit mit der ersten Ableitung des Ortsanteils
x,y, nach dem Weg z (x′, y′) dargestellt:
x˙ = vzx′ ; y˙ = vzy′
v2 = v2z
(
1 + x′2 + y′2
)
(B.29)
Man kann diesen Sachverhalt analog zur geometrischen Strahlenoptik zuna¨chst fu¨r inﬁnitesimale A¨nde-
rungen betrachten. Aufgrund der angenommenen Radia¨rsymmetrie eines Ionenstrahls wird im weiteren
nur die Situation bezogen auf eine transversale Ortskoordinate dargestellt. U¨ber die Kettenregel der Dif-




















′′ = −q ∂V
∂x
(B.30)




dt = a, und
fu¨r eine gleichma¨ßig beschleunigte Bewegung gilt a = const. Aus einer Integration erha¨lt man zuna¨chst
die Geschwindigkeit und dann den zuru¨ckgelegten Weg [166].
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Paraxiale Strahlengleichung
Unter Beru¨cksichtigung der Beziehungen auf der vorherigen Seite ergibt sich dann die paraxiale Strah-
lengleichung [166]:
x′′ =











Die Summe aus potentieller Energie und kinetischer Energie in den Grenzen des elektrostatischen Feldes
ist Epot + Ekin = 0. Kinetische und potentielle Energie sind skalare Gro¨ßen und die A¨nderung der
potentiellen Energie eines Systems entspricht vom Betrag her der Arbeit, die eine konservative Kraft
im System verrichtet. Ihr Vorzeichen ist dem der Arbeit entgegengerichtet, Ekin = −qV und es gilt als
Na¨herung:
pv = mv2 ≈ 2K = −2qV (B.32)
Die Arbeit, die beim Durchqueren des elektrischen Feldes an den Ionen verrichtet werden muss, erha¨lt










mv21 = m a L = q U (B.33)
Die paraxialen Strahlengleichungen sind in der Form (als totales Diﬀerential) nur schwer lo¨sbar und man
na¨hert deshalb die partiellen Ableitungen des Potentialgradienten linear, d.h. unter Vernachla¨ssigung der
quadratischen Beziehungen x′2, x′2 [166]. Gilt fu¨r die Reihenentwicklung unter idealen Vakuumbedingun-
gen ∆V = 0 und wird die Reihe bereits nach n = 1 abgebrochen, erha¨lt man einen Koeﬃzienten der
linearen Na¨herung. Der Vektor r ist (hier) der Verschiebungsvektor der betrachteten transversalen Ebene
und ϕ der Winkel der Kreiskoordinatendarstellung der Ebene15:












V (x, y, z) = V (z)− x
2 + y2
4
















Lo¨sungen der linearen Na¨herung der paraxialen Strahlengleichung kann man dann u¨ber eine Integration,
zuna¨chst fu¨r die Richtungsanteile der Ionen an den Kanten eines Potentialu¨bergangs zu einem homoge-
nen elektrostatischen Feld erhalten. Innerhalb des Feldes greift eine weitere Na¨herungsbeziehung. Eine
detailliertere Darstellung mit entsprechenden Literaturverweisen ﬁndet sich z.B. in [166].
Matrizendarstellung
In der Regel erfolgt eine numerische Berechnung elektrostatischer Elemente bzw. Aufbauten mit Matrizen.
Sie kann im Fall einfacher Elemente mit Punkt-zu-Punkt Abbildung analog zu einem Vorgehen mittels
ABCD-Matrix und den entsprechenden Translationsmatrizes der geometrischen Optik behandelt werden.
14Bei einer Verschiebung auf einer A¨quipotentialﬂa¨che muss keine Arbeit geleistet werden.
15x = r cos(ϕ), y = r sin(ϕ).
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Gilt dabei K2 > K1 folgt daraus der Zusammenhang: Sammellinse - modiﬁzierte Driftstrecke - Zerstreu-
ungslinse bzw. K ′′ = −qV ′′ > 0 mit fokussierender Wirkung oder im entgegengesetzten Fall K2 < K1:
Zerstreuungslinse - modiﬁzierte Driftstrecke - Sammellinse bzw. K ′′ = −qV ′′ < 0 und Defokussierung. Die
fokussierende Wirkung fu¨r beide Fa¨lle u¨berwiegt dabei immer die defokussierende Wirkung. Dieser Sach-
verhalt ist vor allem bei Kombinationen mehrerer elektrostatischer Elemente wichtig. Die Determinante





Die einfachste Form einer elektrostatischen Linse ist die Aperturlinse. Im symmetrischen kreisrunden
Fall entspricht ihre radiale Transfermatrix:








K ′2 −K ′1
2pv
(B.41)
Die Apertur liegt auf einem Potential, das die A¨nderung des Energiegradienten dK1ds im elektrostati-
schen Feld vor der Apertur, im Vergleich zur A¨nderung des Energiegradienten dK2ds hinter der Apertur
ermo¨glicht. Die Linse wirkt dabei ra¨umlich fokussierend auf die Ionen, wenn gilt K ′2 > K
′
1 und ra¨umlich
defokussierend bei Umkehrung der Ungleichung. Praktische Ausfu¨hrungen von Aperturlinsen erfordern
immer mindestens drei Elektroden, um zwei mo¨glichst homogene Felder erzeugen zu ko¨nnen.
Reihenschaltung elektrostatischer Elemente
Kombiniert man eine Aperturlinse mit (mehreren) Einzellinsen (in geeigneter Weise) kann dadurch eine
Taille-zu-Taille Abbildung des Ionenstrahls in Analogie zu teleskopischen Systemen der Fokussierung
gaußscher Strahlproﬁle erfolgen. Hierzu mu¨ssen die Brennweiten der kombinierten Einzellinsen ra¨umlich
zusammenfallen. Eine Einzellinse ist typischerweise aus drei Rohrlinsen aufgebaut, wobei die mittlere
Rohrlinse mit dem Potential V2 und die erste und letzte mit einem einheitlichen Potential V1 = V3 verse-
hen werden. Der Potentialgradient ist dabei entweder fu¨r positive oder fu¨r negative Ionen fokussierend.
Die Einzellinse wirkt generell immer fokussierend, muß aber nicht zwingend aus Rohrlinsen aufgebaut
sein. Ausfu¨hrungen mit Aperturblenden kommen auch vor [166] [263].
Eine sehr ha¨uﬁg verwendete kommerzielle Software zur Simulation von Ionentrajektorien bzw. elek-
trostatischen Potentialverteilungen und Feldverla¨ufen in Hochvakuumquellen von Massenspektrometern
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Boundary-Element-Method
Gitter mit Felddurchgriﬀ
Abbildung B.4: (Links oben) Ionenein- und Austrittswinkel nach passieren eines homogenen elektrostatischen Feldes. (Rechts
oben) Na¨herung einer Ionentrajektorie durch getrennte Betrachtung, einerseits der U¨bergangsbereiche an den Potentialkan-
ten und andererseits im homogenen Feld, nach [166]. (Unten) A¨quipotentiallinienverlauf an einem Gitter. Die parallelen
Sta¨be (d = 25 µm) liegen auf einem Potential von 0 V und trennen die rechte Seite mit einer Feldsta¨rke von 1 kV/m von
der linken feldfreien Seite. Die berechneten 29 A¨quipotentiallinien betragen, ausgehend von der rechten Seite 0.15 V bis
1.45 V in Schritten von 0.05 V (Quelle: Read, F. et al.: Short- and long-range penetration of ﬁelds and potentials through
meshes, grids or gauzes, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 427, 363-367, 1999).
Abbildung B.5: Links: Einfachste physikalische Anordnung einer Aperturlinse (drei Elektroden). Rechts: (oben) ei-
ne aus drei Rohrlinsen aufgebaute Einzellinse. Abbildung (rechts oben) entnommen aus [340]. Rechts (unten) x-y-z-
Bezugskoordinatensystem zur Beschreibung der Richtungsa¨nderung im Strahlverlauf, zwischen einzelnen transversalen Ebe-
nen.
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ist das Programm SIMION. Dieses simuliert unter weitgehend idealisierten Annahmen und beru¨cksich-
tigt keine Randbedingungen, wie sie etwa durch Raumladungseﬀekte, raumladungsbegrenzte Kathoden-
Emissionen oder Dielektrika (Restgasatmospha¨re) hervorgerufen werden ko¨nnen. Ansa¨tze zur Beru¨cksich-
tigung dieser Ausgangssituation(en) verwenden z.B. die kommerzielle Software Charged Particle Optics
Software (CPO). Die Berechnungen dieser Software basieren auf der Boundary Element Method (BEM).
Das Grundprinzip dieser Methode besteht in der Annahme, daß an kontaktierten Elektroden durch ange-
legte Potentiale, Ladungen an der Elektrodenoberﬂa¨che erzeugt werden und auch erhalten bleiben, wenn
die initiierenden Quellen wegfallen, sofern keine Leckstro¨me ﬂiessen ko¨nnen. Raumladungen werden dann
in einem zweiten Schritt, ausgehend von den isolierten Oberﬂa¨chenladungen der Elektroden, als ursa¨chli-




C.1 Geometrische Optik und Bildkonstruktion
Die laterale Auﬂo¨sungsfa¨higkeit eines (stigmatisch) fokussierenden optischen Apparates ha¨ngt davon ab,
wie gut Punktquellen aus der Objektebene erfasst (Aperturebene) und anschliessend in die Bildebene
projiziert werden ko¨nnen. Es gilt dabei in mikroskopischen Anwendungen der Zusatz, das die Darstell-
barkeit einzelner Punkte nicht nur fu¨r sehr geringe Absta¨nde zur optischen Achse erfu¨llt sein muss. Um
einen Abbildungsprozess im Modell der gaußschen Strahlenoptik (Geometrische Optik) von einem Ge-
genstandspunkt in endlicher Entfernung zur abbildenden Linse zu einem Bildpunkt verfolgen zu ko¨nnen,
reicht es i.d.R. aus den Hauptstrahl und einen Brennpunktstrahl zu betrachten. Der (zuna¨chst) entschei-
dende physikalische Vorgang ist dabei die Brechung (refraction) der Strahlung an den Grenzﬂa¨chen,
aufgrund der Unterschiede der Brechungsindizes der durchlaufenen Medien. Ein einfaches vergro¨ßerndes
optisches Gera¨t mit homogenem Medium ist die du¨nne Sammellinse aus Glas. Der Hauptstrahl triﬀt im
Beispiel der einzelnen du¨nnen Linse mit dem achsparallelen Strahl, der durch den ru¨ckwertigen Brenn-
punkt verla¨uft, in der Abbildungsebene zusammen und markiert dort im Schnittpunkt den Bildpunkt der
Projektion. Formal sind die Deﬁnitionen der Bezeichnungen, von im Modell wichtigen Strahlen (Haupt-
strahl, Randstrahl, etc.) und auch der beteiligten Blenden (Aperturblende, Feldblende, etc.), abha¨ngig
von der Anordnung der Elemente im System [341]. E. Abbe entwickelte auf der Basis von Fouriertrans-
formationen eine Theorie zur mikroskopischen Abbildung nichtselbstleuchtender Objekte mit koha¨renter
Beleuchtung. Im folgenden wird eine (u¨berwiegend) trigonometrische Betrachtung gewa¨hlt, um einige
wesentliche Zusammenha¨nge darzustellen. Diese sind mit ihren Bezeichnungen auf die, hinsichtlich des
”Optikrechnens“, formal inkorrekte Abbildung C.1 (c) bezogen.
Eine fehlerfreie Abbildung wird (zuna¨chst) fu¨r einen Punkt auf der optischen Achse gewa¨hrleistet
sein, wenn die Abbesche Sinusbedingung erfu¨llt werden kann.
C.1.1 Abbe’sche Sinusbedingung
Beﬁnden sich vor und hinter dem Medium der Linse die Medien mit den Brechungsindizes n, n′, gilt fu¨r
Strahlen von Ausgangspunkten auf der optischen Achse mit einem Eintrittswinkel σ zur optischen Achse:
n · sin(σ)







mit β dem Abbildungsmaßstab, B der Bildgro¨ße, G der Gegenstandsgro¨ße und NA der numerischen
Apertur auf der Gegenstandsseite sowie NA′ der numerischen Apertur auf der Bildseite. Bei aplanatischen
459
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Optiken kann diese Bedingung auch mit zusammengesetzten Linsensystemen und fu¨r unterschiedliche
Abbildungsmaßsta¨be erfu¨llt werden, wobei dann auch keine spha¨rische Aberration stattﬁndet.
Um eine Punktabbildung achsparalleler Objektstrahlen, zuna¨chst fu¨r einen inﬁnitesimal kleinen Ab-
stand dh zur optischen Achse, gewa¨hrleisten zu ko¨nnen muss ein gemeinsamer Brennpunkt auf der Bild-
seite im Abstand f ′ existieren:
dh
sin(ϕ)
= f ′ = const. (C.2)
Fasst man beide Bedingungen fu¨r eine du¨nne Linse zusammen, erha¨lt man:
n · dh · sin(σ) = n′ · dh′ · sin(ϕ) (C.3)
Die Beziehung kann u¨ber die Betrachtung jeder einzelnen Medium-Medium-Grenzﬂa¨che zusammengesetzt
werden. Beim U¨bertritt der Strahlung von einem Medium in ein anderes Medium mit unterschiedlichem
aber konstantem Brechungsindex, a¨ndert sich die Phasenausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes. Fu¨r







Zur Abbildungskonstruktion einer bikonvexen Linse, deren Oberﬂa¨che aus nach außen gewo¨lbten Ku-
gelmantelﬂa¨chen besteht, erha¨lt man mit den Kru¨mmungsradien der brechenden Linsenoberﬂa¨chen Krn
und der konstanten Brechzahl der Linse nL, die Abbesche Invariante fu¨r jede Kugelmantelﬂa¨che. Die-
se Beziehung ist grundlegend fu¨r die paraxialen Abbildungsgleichungen der geometrischen Optik. Sie ist
streng genommen (exakt) nur fu¨r Parallelstrahlen mit inﬁnitesimalem Abstand zur optischen Achse und































Lo¨st man nach s’1 (g) und s2 (b) auf und nimmt als Na¨herung an, daß fu¨r den Abstand der Kru¨mmungs-
ﬂa¨chenscheitel gilt d→0, erha¨lt man:
nLKr1s1
















Die paraxiale Strahlengleichung la¨sst sich dagegen besser in vektorieller Form darstellen. Fu¨r eine diﬀe-










mit dem Ortsvektor r(x, y, z). Werden parallel zur optischen Achse verlaufende Strahlen betrachtet, gilt
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Da in einem homogenen Medium die Funktion n(x, y, z) konstant ist (∇n(r) = 0), werden die Ortskoor-
dinaten der Ebene lineare Funktionen von z, die Strahlen breiten sich geradlinig aus.
C.1.3 Paraxiale Schnittweitengleichung
Fu¨r eine einzelne Kru¨mmungsgrenzﬂa¨che eines homogenen Mediums kann in linearer Na¨herung die pa-
raxiale Schnittweitengleichung aufgestellt werden:
s′1 = Kr
nL
nL − 1 = f
′ (C.9)



























Abbildung C.1: Brechung an spha¨rischen Fla¨chen. Formale Darstellung zum trigonometrischen Optikrechnen an einer ein-
zelnen spha¨rischen Fla¨che (a) und an einer bikonvexen Linse (b). (c) Vereinfachte aber formal inkorrekte Abbildung. Abbil-
dung eines auf der optischen Achse liegenden Punktes durch eine bikonvexe Linse mit einheitlichem Brechungsindex. Gilt











werden. In Luft gilt die Linsenmachergleichung 1
f









. Die Darstellungen (a, b) sind
entnommen aus dem Skript von Prof. em. E. Scha¨fer.
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Fu¨r eine ideale Abbildung einer nicht mehr inﬁnitesimal kleinen Gegenstandsgro¨ße h in eine Bildgro¨ße
h′ kann die Tangensbedingung bzw. Helmholtz-Lagrange1 Beziehung herangezogen werden [342]:
n · h · tan(σ) = n′ · h′ tan(ϕ) (C.10)
Fu¨r relativ kleine (halbe) O¨ﬀnungswinkel, 0◦ < σ < 15◦, ist in erster Na¨herung die Gleichsetzung
sin(σ) ≈ tan(σ) ≈ σ mo¨glich. Man erha¨lt die Helmholtz-Lagrange Invariante:
n(G)σ = n′(B)ϕ (C.11)











Diese ist als gute Na¨herung auch fu¨r die Abbildung von Objektpunkten mit nicht inﬁnitesimalem Abstand











Abbildung C.2: Punkt-zu-Punkt Abbildung mit einer du¨nnen Sammellinse (+ Linse, geometrische Optik) anhand eines
Parallel- und Hauptstrahles. Andeutung der U¨bertragung der ersten Beugungsmaxima des Parallelstrahls.
Matrixdarstellung der entsprechenden Elemente die Regel.
C.1.4 ABCD-Matrix
Im Falle einer du¨nnen Linse kann eine Punktabbildung der konjugierten Ebenen u¨ber die Multiplikation
zweier Translationsmatrizes mit einer Matrix fu¨r die Ausbreitung im optischen System, die sogenannte



















A− Cs′ B + As−Ds′ − Css′
C D + Cs
)
(C.13)
1H. HELMHOLTZ beschrieb zuerst den kleinsten lateralen Bildpunktabstand selbstleuchtender Objekte (inkoha¨rente
Strahlung) durch optische Apparate z.B. Teleskope.
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Die bildseitige Strahlho¨he x2 = A x1 +B α1 und Strahlrichtung α2 = C x1 +D α1 ko¨nnen dann in Form
von Spaltenvektoren dargestellt werden. Es gilt A = x2x1 |α1=0, B = x2α1 |x1=0, C = α2x1 |α1=0, D = α2α1 |x1=0













Die Abbildungsbedingung wird winkelunabha¨ngig erfu¨llt, wenn B = 0 zutriﬀt:
B = B + As−Ds′ − Css′ = 0 (C.15)




= A = A− Cs′ (C.16)
Eine eintretende Polarisationsa¨nderung kann durch Jones-Vektoren und entsprechende Jones-Matrizes
behandelt werden. Im Zusammenhang mit mikroskopischen Systemen wird dies z.B. in [277] dargestellt.
C.1.5 Abbildung am Lichtmikroskop
Bei modernen Lichtmikroskopen zur Weitfeldmikroskopie handelt es sich um zusammengesetzte opti-
sche Systeme. Die Linsenkombinationen der Objektive sind dabei hinsichtlich ihres Glas-Luftabstandes
und ihrer Oberﬂa¨chen fu¨r mehrere Wellenla¨ngen aufeinander abgestimmt. Dabei ko¨nnen vorab auch alle
zusa¨tzlichen im Strahlengang liegenden Elemente (außer dem realen Objekt) beru¨cksichtigt werden [277].
Objektive kombinieren in ihrem Aufbau Kron- und Flintgla¨ser. Diese unterscheiden sich in ihrer chemi-
schen Zusammensetzung und damit physikalisch in ihrem Brechungsindex2. Fu¨r Fluoreszenzanwendungen
wird Quarzglas verwendet. An Mikroskopen wird insgesamt im umgekehrten Verha¨ltnis zu Teleskopen,
von einem mo¨glichst nah am Objektiv liegenden Gegenstand (s→f, working distance) auf der Bildseite
zuna¨chst ein vergro¨ßertes reelles Zwischenbild erzeugt [165]. Dieses Zwischenbild kann dann, wie bei man-
chen Ausfu¨hrungen, in einem endlichen Abstand liegen (reelles Bild) oder aber ins Unendliche versetzt
werden (virtuelles Bild). Bei Lichtmikroskopen mit endlich abbildender (Objektiv)Optik wird bei der
Lage des Zwischenbildes s’ im Tubus meist ein Kompromiss zwischen der Lichtsta¨rke und der Gro¨ße der
Abbildung getroﬀen. Die ha¨uﬁgste Tubusla¨nge fu¨r endlich abbildende Objektive ist dabei t=160 mm (mit
einem korrespondierenden Arbeitsabstand der einzelnen Objektive). Eine Beschra¨nkung der Vergro¨ßerung
des Zwischenbildes ist nicht zuletzt auch wegen des begrenzten Auﬂo¨sungsvermo¨gens eines Objektives
notwendig. In der Zwischenbildebene sind prima¨re Abbildungsfehler i.d.R. bereits ausreichend durch die
berechnete Optik korrigiert. Eine theoretisch einheitlich hell ausgeleuchtete Objektivoptik u¨bertra¨gt den
durch die Ausgangsapertur fallenden Lichtstrom Φ bildwinkelabbha¨ngig nach dem sogenannten cos4-
Gesetz:
Φ′ = Φ · cos(α)4 (C.17)
Die Strahlungsﬂussdichte E nimmt dabei mit steigendem Vergro¨ßerungsfaktor βObj. ab, und fu¨hrt bei









2Kronglas BK1 n≈1.510, Flintglas F3 n≈1.613. Der Brechungsindex von Krongla¨sern variiert ungefa¨hr zwischen n=1.5
und n=1.6. Eine Einteilung von Flintgla¨sern erfolgt i.d.R. nach ihrem Bleigehlat (PbO).
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In beidseitig3 bzw. bildseitig (∞-Objektiv) telezentrischer Anordnung kann dieser Eﬀekt aber abge-
schwa¨cht werden. Eine weitere Mo¨glichkeit den zunehmend gaussfo¨rmigen Intensita¨tsabfall zum Rand-
bereich im Bildfeld zu verringern, besteht im Einsatz von Neutraldichteﬁltern (Neutralgrauﬁlter, cen-
terﬁlter) mit gaussfo¨rmiger Absorptionscharakteristik4 (apodization). Hierbei muss dann, da absolut ein
weiterer Intensita¨tsverlust eintritt, die Belichtungszeit entsprechend erho¨ht werden. Bei Objektiven mit
∞-Optik wird das Zwischenbild am Ende der Tubusla¨nge in die Brennebene des Okulars gelegt. Das
entspannte Auge betrachtet das virtuelle im Unendlichen liegende Zwischenbild B′′ des Gegenstandes
(Normalvergro¨ßerung des Mikroskops) dann nahezu ermu¨dungsfrei. Das Okular wirkt dabei eﬀektiv wie
eine Lupe. Auch Okulare bestehen i.d.R. aus einer Kombination von Linsen. In modernen Weitfeldmi-
kroskopen verwendete Okulare entsprechen oft dem Aufbau nach Kellner (ein Achromat zur Farbfeh-
lerkorrektur) oder weitestgehend verzeichnungsfreie orthoskopische Okulare. In der Regel werden in der
Kombination mit Apochromaten ho¨herer Vergro¨ßerungen spezielle Kompensationsokulare notwendig, um
eine optimal fehlerreduzierte Abbildung auf der Retina des menschlichen Auges zu ermo¨glichen.
C.1.6 Abbildungsgleichung einer du¨nnen Linse
Die mikroskopische Vergro¨ßerung kann durch eine Zusammenfassung der Objektivlinsen formal - zwecks
Vereinfachung im Rahmen des kollinearen Modells - mit dem ”Ersatzschaltbild“ einer du¨nnen Sammellinse










mit der Gegenstandsweite s und der Bildweite s’. Die Brennweite eines zusammengesetzten Linsensystems
aus zwei (+) Linsen, die im Abstand z zueinander aufgestellt sind, kann explizit berechnet werden:
f =
f1 f2
f1 + f2 − z (C.20)
C.1.7 Abbildungsmaßstab eines Mikroskopes
Der Abbildungsmaßstab eines Objektivs entspricht am vereinfachten Beispiel eines Ersatzschaltbildes,







Bei der Normalvergro¨ßerung des Objektivs mit∞-Optik liegt das Zwischenbild B’ in der Brennebene des
Okulars. Diese ergibt sich aus der ru¨ckwertigen Brennweite des Objektivs und der Tubusla¨nge, gema¨ß
s′ = f ′Obj. + t. Damit gilt fu¨r den Abbildungsmaßstab:
βObj. = − s
′
f ′Obj.
+ 1 = − t
f ′Obj.
(C.22)
C.1.8 Normalvergro¨ßerung eines Mikroskopes
Die Normalvergro¨ßerung des Mikroskops M ergibt sich dann aus dem Produkt der Vergro¨ßerung des Ob-
jektivs und der Vergro¨ßerung durch das Okular MOk = s/fOk, wobei s der Bezugssehweite des mensch-
lichen Auges (25cm, deutliche Sehweite) entspricht:
M = βObj ·MOk = − t · s
fObj · fOk (C.23)
3Telezentrische Beleuchtung, z.B. im Durchlicht mit Kondensoranordnung und Beleuchtung nach Ko¨hler und ∞-
Objektiv.
4Eine Alternative besteht im Zusammenhang mit Online CCD-Kameras in einer Softwarekorrektur anhand des Livebildes,
wenn eine telezentrische Beleuchtung und Abbildung nicht erreicht werden kann.
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Das zu dieser Arbeit verwendete aufrechte Labormikroskop Olympus BX 41 arbeitet mit ∞-Objektiven
und bietet zusa¨tzlich die Mo¨glichkeit in einem zweiten Strahlengang mit einer Projektionslinse optional
eine Abbildung auf einen CCD-Array zu projizieren. Der feste Abbildungsmaßstab dieser Linse βProj
erzeugt dann jeweils reelle Abbildungen auf der Oberﬂa¨che des CCD-Array:





Das Zwischenbild B’ liegt dabei vor der Brennweite der Projektionslinse. Die Projektionen ko¨nnen theore-
tisch bis zum Nyquist-Kriterium, zeilenweise ausgelesen und mit einer Frame-Grabber-Karte digitalisiert
werden [344]. Die kleinste eﬀektiv genutzte Fla¨che einer photosensitiven Einheit des CCD-Array ent-
spricht einem Pixel in der digitalen Darstellung. Die fehlerfreie Abbildung einer beugungsbegrenzten
zweidimensionalen Punktintensita¨t mit Airy pattern beno¨tigt dabei mindestens ein Feld von 4 Pixel · 4
Pixel.
C.1.9 Stereoskopische Tiefenwahrnehmung
Das menschliche Auge besitzt die Fa¨higkeit zur stereoskopischen Tiefenwahrnehmung. Diese wird u¨ber
die physikalischen Parameter des Abbildungssystems Auge und weiteren physiologischen Parametern
im Verlauf der Bildverarbeitung im Gehirn bestimmt. Im folgenden werden die stereoskopischen (beide
Augen im Zusammenspiel) physikalischen Rahmenparameter angegeben. Es kann fu¨r die stereoskopische





Dabei entspricht α hier der stereoskopischen Winkelauﬂo¨sung beider Augen. Diese betra¨gt bei helladap-
tierten und vollfunktionsfa¨higen Augen ca. 10 Winkelminuten. Nimmt man zudem einen Pupillenabstand
von etwa p ≈ 65 mm an und eine deutliche Sehweite von s ≈ 250 mm, erha¨lt man eine stereoskopische
Tiefenauﬂo¨sung des menschlichen Auges von in etwa 45 µm [345]. Die stereoskopische Winkelauﬂo¨sung








und erho¨ht bei sta¨rkeren Vergro¨ßerungen auch die stereoskopische Winkelauﬂo¨sung des (”nackten“) Au-
ges. In digitalen Pixelbildern fokussierter Weitfeldmethoden kann die stereoskopische Tiefenwahrneh-
mung, die vom menschlichen Betrachter wahrgenommen wird, nicht durch die Aufnahme eines einzelnen
Bildes einer Scha¨rfeebene konserviert werden.


























Abbildung C.3: (a) Schematischer Querschnitt durch ein orthoskopisches Okular nach E. Abbe mit halbseitig angedeute-
tem Strahlverlauf. (b) Querschnittsphotographie eines stark vergro¨ßernden ∞-Mikroskopobjektives des Herstellers Zeiss.
Bezeichnungen: 1. Objektivgewinde, 2. Anlageﬂa¨che des Objektivs, 3. Federsystem fu¨r den Pra¨parateschutz-Mechanismus,
4.-7. Linsengruppen zur Korrektur von Bildfehlern, 8. Korrektionsring zur Anpassung an abweichende Deckglasdicken oder
Temperaturen, 9. Frontlinsensystem, 10. Frontlinsenfassung. Abbildung entnommen aus: Zeiss-Broschu¨re 46-0108 d 09.2007.
(c) Abbildungsstrahlengang fu¨r zwei Gegenstandspunkte mit je einem Brennstrahl und Hauptstrahl. Der Brennstrahl ent-
spricht in der Darstellung gleichzeitig einem Randstrahl des Objektives. 2 α gibt den Sehwinkel an. Das vom menschlichen
Auge betrachtete Objekt liegt im Unendlichen (nicht dargestellt).
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C.1.10 Aberrationen und Absorption in dielektrischen Medien
Brechungsindex
Der Brechungsindex n ist in dielektrischen Medien eine Funktion der Wellenla¨nge des Lichtes und erkla¨rt
das Pha¨nomen der chromatischen (La¨ngs- und Quer-) Aberration bzw. der Dispersion. Man erha¨lt z.B.
u¨ber eine Cauchy-Folge fu¨r transparente Medien eine Approximation die i.d.R. nach dem zweiten Glied
abgebrochen werden kann5. Fu¨r die meisten optischen Materialien wie z.B. Quarz- und Borosilikatglas ist
die Na¨herung bereits mit zwei Konstanten ausreichend, um die im entsprechenden Material eintretende








Eine oft im Zusammenhang mit laseraktivenMedien verwendete Beziehung ist die Sellmeier-Gleichung, die
als eine Erweiterung von (C.27) angesehen werden kann. Nach dem fermatschen Prinzip (δ
∫ b
a
n(r) ds = 0,
r = (x, y, z)) propagieren Strahlen so, daß i.d.R. die Ausbreitungszeit ein Minimum darstellt. In einem
homogenen (isotropen) Medium breiten sich die Strahlen demnach geradlinig aus und die Brechzahl an
jedem Ort im Medium entspricht dem Verha¨ltnis der Phasengeschwindigkeit des Lichtes im Vakuum c0






ε/ε0 ; n2 = 1 + χ , (C.28)
mit ε der elektrischen Permittivita¨t des Mediums (Durchla¨ssigkeit fu¨r elektrische Felder, ε/ε0 = εr) und χ
der elektrischen Suszeptibilita¨t (Faktor der dielektrischen Verschiebung im elektrischen Feld = Polarisa-
tion). Fu¨r absorbierende Medien ist die Brechzahl komplex: n = n1+ in2. Der Imagina¨rteil n2 kann dabei
u¨ber den Absorptionskoeﬃzienten α ausgedru¨ckt werden, α = 2n2 2πλc0 . D.h. je ho¨her der Imagina¨rteil
fu¨r eine Wellenla¨nge wird, umso sta¨rker absorbiert der Stoﬀ diese Energie. Eine Resonanzfrequenz, fu¨r
im sichtbaren Wellenla¨ngenbereich transparente Stoﬀe, liegt i.d.R. im UV-Bereich, sehr wahrscheinlich
existieren aber mehrere Resonanzfrequenzen. Bei Dielektrika ist der Imagina¨rteil dagegen null und es tritt
ho¨chstens dielektrische Relaxation ein. Im Falle von Luft als Medium ist diese nicht messbar.
Absorption und Reﬂexion
Der Absorptionskoeﬃzient (α, linearer Schwa¨chungskoeﬃzient) eines teiltransparenten Mediums kann
praktisch aus dem gemessenen Anteil der Reﬂexion R und der Transmission T bestimmt werden. Es
gilt als Na¨herung, α = 1/d · (ln(1−R)− ln(T )), mit der Schichtdicke d des Mediums. Tritt im Medium
eine Einphotonenabsorption auf, wird der Intensita¨tsabfall I/Ie im Medium u¨ber das Lambert-Beersche
Gesetz bestimmbar, d.h. Iz = Iee−αz. Die eﬀektive Eindringtiefe δ in das Medium wird durch den
Wert des Ie/e-Abfalls (Ie = I0(1 − R), eintretendes Licht) angegeben und entspricht dem Kehrwert des
Absorptionskoeﬃzienten bei der entsprechenden Wellenla¨nge, δ = 1/α. Das Lambert-Beersche Gesetz
kann somit direkt aus dem Abklingverhalten der elektromagnetischenWelle im Medium abgeleitet werden:

















Die Reﬂexion von zuna¨chst unpolarisiertem Licht an Grenzﬂa¨chen zweier dielektrischer Medien6 mit un-
terschiedlichem Brechungsindex z.B. Luft (n) und Glas (nL) hat bei dem sogenannten Brewsterwinkel
5Weitere Approximationen sind bekannt, z.B. die Sellmeier-Gleichung.
6nicht bzw. schwach absorbierender Medien.
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B = arctan(nL/n), der aus dem Snelliusschen Brechungsgesetz abgeleitet werden kann, eine polarisieren-
de Wirkung. Man unterscheidet zwei Reﬂexionsgrade. Zum einen fu¨r den Fall der transversalelektrischen
Komponente (TE, R⊥) des einfallenden Lichtes, die die Amplitude senkrecht zur Einfallsebene line-
ar polarisiert und zum anderen fu¨r den Fall der transversalmagnetischen Komponente (TM, R||), die
die Amplitude parallel zur Einfallsebene linear polarisiert. Der arithmetische Mittelwert beider Reﬂe-
xionsgrade ergibt fu¨r unpolarisiertes Licht den Reﬂexionsgrad R7. Die Summe aus Reﬂexionsgrad (R),
Transmissionsgrad (T) und Dissipationsgrad (D) ist konstant:
1 = R + T + D (C.30)





Ungerichtete (diﬀuse) Reﬂexion wird auch als Remission bezeichnet8.
Brennweite





n− 1 = 0 (C.32)
Die relative Teildispersion eines verwendeten Glases fu¨r polychromatisches Licht ϑe beru¨cksichtigt ge-
genwa¨rtig die Brechungsindizes fu¨r die zwei Wellenla¨ngen λC′ = 643.8 nm (Cadmium, rot), λF ′ = 480.0
nm (Cadmium, blau) und die zentrale Bezugswellenla¨nge λe = 546.1 nm (Hg, gru¨n):
ϑe =
nF ′ − ne
nF ′ − nC′ (C.33)
Eine weitere Deﬁnition ν wird als Abbesche Zahl bezeichnet und entspricht, gema¨ß den in der obigen
Darstellung enthaltenen Wellenla¨ngen, dem Kehrwert der Dispersion eines Glases. Die relative Dispersion
leitet sich aus (C.33) und der mittleren Bezugswellenla¨nge ab:
ν =
ne − 1
nF ′ − nC′ (C.34)
In der Literatur sind aber auch andere Wellenla¨ngen im blauen bzw. roten Spektralbereich zu ﬁnden und
auch die Bezugswellenla¨nge kann in Abha¨ngigkeit der spektralen Empﬁndlichkeit des Sensors wechseln
z.B. zur Wellenla¨nge der d-Linie λ = 587.6 nm (Na, gelb).
Axialer Farbfehler
Bei dichromatischen Linsensystemen wird der axiale Farbfehler (chromatische La¨ngsaberration) z.B. fu¨r






7Fu¨r Kronglas mit n≈1.55 und Luft mit n≈1 erha¨lt man fu¨r B ≈ 57◦ und R ≈ 0.17+02 = 8.5%, R⊥ = 0.1699, R|| = 0.
Das bedeutet fu¨r unpolarisierte Strahlung die im Brewsterwinkel auf die Glasﬂa¨che triﬀt, tritt eine Reﬂexion mit 8.5%I0 von
linear senkrecht zur Einfallsebene polarisierter Amplitude ein. Das transmittierte Licht ist linear parallel zur Einfallsebene
polarisiert.
8Zur Bestimmung des Remissionsgrades werden i.d.R. als Referenz matte weiße Fla¨chen von Bariumsulfat oder speziell
gefu¨llte PTFE-Standards sowie Schwarzstandards und ggf. Graustufenstandards verwendet.
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Abbildung C.4: Reﬂexionsspektren (oben): Aluminiumoberﬂa¨che (d = 5mm), BK07-Glas, Diamand, Goldoberﬂa¨che (d = 8
µm), kristallines Silizium. Quelle: http://refractiveindex.info ; 04.05.2012.
wobei f die Brennweite bei einer mittleren Wellenla¨nge des polychromatischen Spektrums ist. Der
Farbla¨ngsfehler kann direkt aus der Abbildungsgleichung einer du¨nnen Linse und der gefundenen Be-





























n− 1 f (1 − β)
2 (C.38)
F entspricht der Brechkraft einer Linse und wird i.d.R. mit der Einheit 1 dpt ≡ 1 m−1 versehen [347].
Der Farbla¨ngsfehler einer du¨nnen Linse (einer Glassorte) ergibt sich damit aus der mittleren Brennweite
geteilt durch die Abbesche Zahl bzw. der Brechkraftfehler aus der mittleren Brechkraft geteilt durch die
Abbesche Zahl. Die relative Teildispersion unterschiedlicher Glasmaterialien wird bei der Kombination
mehrerer Linsen nu¨tzlich.
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Achromate
Der axiale chromatische Abbildungsfehler einer du¨nnen (+) Linse kann durch die Kombination mit einer
hinsichtlich des Brechungsindexes abgestimmten (-) Linse fu¨r zwei Wellenla¨ngen (blauer und roter Spek-
tralbereich) z.B. λF ′ , λC′ korrigiert werden. Hirzu betrachtet man zuna¨chst das sekunda¨re Spektrum, das




ν1 − ν2 = −m f (C.39)
Mit normaldispersiven Gla¨sern (Kron- und Flintglas) erha¨lt man nur gringe Abweichungen von einer
Ausgleichsgeraden mit der Steigung m ≈ −5 ·10−4 bzw. eine Konstante ∆f ≈ f2000 , wenn man die relative
Teildispersion gegen die Abbesche Zahl auftra¨gt. Eine Korrektur durch zwei normaldispersive Glassorten
u¨ber diesen Restfarbfehler des sekunda¨ren Spektrums ist deshalb unmo¨glich. Linsensysteme, die auf
diese Weise korrigiert sind, bezeichnet man als Achromate. Eine entsprechende zweilinsige Kombination
die, die blaue und rote Brennweite bis auf f2000 an die Brennweite der mittleren Wellenla¨nge anna¨hert,
bezeichnet man in diesem Fall als Dichromat (z.B. Korrektur fu¨r F ′ und C′ = Achromasiebedingung,
Abweichung zu e). Als klassischer Achromat gilt der Fraunhofer-Achromat, der aus einer Kombination
einer (+ Linse) aus BK7-Kronglas (Abbezahl ≈ 63.86) mit einer (- Linse) aus F2-Flintglas (Abbezahl ≈
36.09) besteht. Ein auf den gru¨nen Wellenla¨ngenbereich (λ ≈ 550 nm) scharf fokussiertes farbiges Objekt
hat demnach einen maximalen axialen Farbfehler hinsichtlich roter und blauer Spektralanteile von in etwa
f/2000 und ist im Falle eines menschlichen Betrachters, aufgrund der geringeren Empﬁndlichkeit fu¨r Licht
entsprechender Wellenla¨ngen vernachla¨ssigbar. Generell gilt, daß der Korrekturscheitel der Fehlerkurve
(sekunda¨res Spektrum) im Bereich der gro¨ßten spektralen Empﬁndlichkeit des Sensors liegen sollte. Die
















Eine weitergehende Korrektur des sekunda¨ren Spektrums, kann nur durch die Kombination eines normal-
mit einem anormaldispersiven Glas erreicht werden. Eine solche Korrektur des sekunda¨ren Spektrums ge-
lingt z.B. mit der Kombination einer Kronglaslinse mit einer Linse aus sogenanntem Kurzﬂintglas (KzF,
Sb2O3  20%). Solche Linsensysteme werden als Halbapochromate bezeichnet, da sie gegenu¨ber dem
Fraunhofer-Achromaten bereits eine deutliche Reduzierung des sekunda¨ren Spektrums erreichen. Apo-
chromate ko¨nnen aus zwei Linsen, aber auch aus drei Linsen bestehen. Mit zwei Linsen kann gegenu¨ber
einem Halbapochromat bereits eine noch sta¨rkere Verminderung des sekunda¨ren Spektrums erreicht wer-
den9. Kombinationen mit drei aufeinander abgestimmten Linsen ermo¨glichen die Korrektur der chro-
matischen Farbfehler fu¨r alle drei Wellenla¨ngen z.B. λF , λC , λe. Hierzu muss die Achromasiebedingung

















9Kombinationen aus Fluorkronglas (ED-Glas, extra low dispersion) mit normaldispersivem Kronglas oder Lanthankron-
glas mit einem Flintglas mit hohem Flussspat-Anteil (CaF2).
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erfu¨llt sein. Geschliﬀene optische Linsenoberﬂa¨chen sind sehr empﬁndlich, weshalb auch bei chromatisch
korrigierten Systemen Aberrationen aufgrund von Oberﬂa¨chenvera¨nderungen eintreten ko¨nnen z.B. durch
das Schleifmittel. Durch numerische Na¨herungsrechnungen10 wird es mo¨glich in Kombination mit weite-
ren optischen Elementen, erkennbar auftretende Linsenfehler bzw. Positionsabweichungen bis zu einem
gewissen Grad zu korrigieren. Die Diﬀerenz einer Abbildung mit korrigierten realen optischen Systemen
(ohne Abbildungsfehler) zu idealen optischen Systemen gleicher Dimensionierung (ohne Abbildungsfeh-
ler), wird u¨ber den sogenannten Strehl-Wert charakterisiert.
Kleinwinkelna¨herung
Betrachtet man Strahlen die in großem Abstand von der optischen Achse oder unter einem relativ großen
Winkel (Feld- oder Aperturwinkel) auf die Linsenoberﬂa¨che treﬀen, dann kann die Kleinwinkelna¨herung
nicht mehr verwendet werden. Zu einer ggf. numerischen Beschreibung der Abbildungseigenschaften und
mo¨glicher Aberrationen wird es zudem notwendig sein, den Sinus des Winkels u¨ber eine Reihenentwicklung

















Die Na¨herung ist dabei nach der Fehlertheorie 3. Ordnung ausreichend, wenn die Reihe nach dem zweiten
Glied abgebrochen wird.
Abbildungsfehler
Man erha¨lt dadurch die Mo¨glichkeit die fu¨nf monochromatischen Abbildungsfehler 3. Ordnung (prima¨re
Seidel-Aberrationen) u¨ber wiederum eine Reihenentwicklung mit Polynomen zu beru¨cksichtigen. Eine
Korrektur schliesst auch die Fehler 1. Ordnung der Kleinwinkelna¨herung fu¨r den linearen Fall, d.h. dem
Abbruch nach dem ersten Glied ein [278]. Die mo¨glichen Abbildungsfehler werden allgemein bezeichnet
als
1. Spha¨rische Aberration (O¨ﬀnungsfehler) = S
2. Koma (Asymmetriefehler) = K
3. Astigmatismus (Scha¨rfefehler, Zweischalenfehler) = A
4. Petzval-Bildfeldwo¨lbung (Defokus) = P
5. Verzeichnung (tonnen-, kissenfo¨rmig) = V
Die spha¨rische Aberration stellt den unkorrigierten Einﬂuss des unterschiedlichen Eintrittswinkels ach-
sparalleler Strahlen zur Grenzﬂa¨chennormalen der Kru¨mmungsﬂa¨che einer Linse dar. Die Koma erfolgt,
wenn von achsfernen Punkten Strahlen durch unterschiedliche Bereiche der Kru¨mmungsﬂa¨che asymme-
trisch auf der Bildseite zusammengefu¨hrt werden (Sinusfehler). Astigmatismus (Punktlosigkeit) tritt auf,
wenn die Fokussierung nur fu¨r eine Richtung der Ebene erfu¨llt wird, fu¨r die andere Richtung aber ei-
ne Defokussierung stattﬁndet. Die Bildfeldwo¨lbung tritt ein, wenn eine im Unendlichen liegende ebene
Fla¨che durch spha¨rische Brechungsﬂa¨chen in der gaußschen Abbildungsebene nicht als Ebene, sondern als
10Unter sehr speziellen Bedingungen ko¨nnen auch rigorose Methoden verwendet werden.
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Petzval-Schale mit Kru¨mmungsradius rp dargestellt wird. Dabei werden i.d.R. a¨ußere Punkte in Defoku-
sebenen (zur Linse hin) liegen, wenn auf die Bildmitte fokussiert wird. Bei der Verzeichnung entsteht der
Eindruck einer entweder tonnenfo¨rmigen Verzerrung u¨ber die Bildrandbereiche nach aussen (mit konve-
xen Linsen) bzw. einer kissenfo¨rmigen Verzerrung der Bildrandbereiche zur Bildmitte hin (mit konkaven
Linsen). Die Ursache ist der nicht konstante Abbildungsmaßstab paralleler Strahlen, die u¨ber die gesamte
Linsenoberﬂa¨che eintreten. Dieser nimmt i.d.R. zum Linsenrand hin, d.h. fu¨r achsferne Strahlen deutlich
ab [278].


















Abbildung C.5: Spha¨rische La¨ngs- und Queraberration am Beispiel positiver Linsen. Strahldurchmesser auf der Linsenﬂa¨che
Ds, Durchmesser der Apertur Da. Die kleinste geometrische Spotgro¨ße liegt in etwa bei 3/4 der longitudinalen spha¨rischen
Aberration, gemessen vom Brennpunkt der Linse.
Summe unterschiedlicher Terme mit dem Pupillenradius und der Bildgro¨ße (r, h) aus einem Polynom
erhalten werden. Bezeichnet man die Bildgro¨ße als Abstand zur optischen Achse mit h und den Radius
der Pupille mit r, erha¨lt man ein Polynom der Gestalt:
∆h = r3S + r2 h K + r h2 A+ r h2 P + h3 V (C.45)
aus dem die jeweilige (exponentielle) Abha¨ngigkeit der prima¨ren Aberrationen erkennbar wird [278].
Zernike-Polynome
Eine Mo¨glichkeit die Fehler ho¨herer Ordnung in Abha¨ngigkeit der angenommenen Wellenfrontdeformatio-
nen und/oder Winkelabweichungen in der Abbildungsebene eines optischen Systems darzustellen, bieten
die Zernike-Polynome Z±mn (r, φ) = Rmn (r) Gm(φ) mit m,n ∈ N,n  m. Diese setzen sich aus den
Radialpolynomen Rmn (r) mit dem auf 1 normierten Radius und einem winkelabha¨ngigen (Azimuth, Bil-
debene) Faktor fu¨r gerade Polynome (Zmn (r, φ)), Gm(φ) = cos(mφ) und fu¨r ungerade11 (Z−mn (r, φ)),
Gm(φ) = sin(mφ) zusammen [278] [348]. Auch die Seidel/Petzval-Aberrationen (Prima¨rfehler) ko¨nnen
11Eine gerade Funktion liegt allgemein vor, dann wenn f(x) = f(−x) gilt. Eine ungerade Funktion dann, wenn f(−x) =
−f(x), fu¨r alle Werte des Deﬁnitionsbereiches der Funktion zutreﬀend ist.
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mi den Zernike Polynomen dargestellt werden. Auf die Berechnungsvorschrift wird hier nicht weiter ein-
gegangen. Die Radialpolynome lassen sich auch u¨ber die Besselfunktionen erster Gattung deﬁnieren. Die
Besselfunktionen erster Gattung erha¨lt man als Lo¨sung der zweidimensionalen Fouriertransformation





























































Abbildung C.6: Links: Darstellung einiger iPSF bei unterschiedlichen Aberrationen der Pupillen-/Transmissionsfunktion.
Rechts: Zweidimensionale Darstellung der Aberrationen und Plot der MTFs gema¨ß der Zernike Polynome. Dargestellt nach
Berechnungen (webMathematica) der Website von James C. Wyant, College of Optical Sciences University of Arizona
(http://wyant.optics.arizona.edu/math.htm).
C.2 Intensita¨t und Wellenausbreitung
Bei elektromagnetischen Wellen handelt es sich um Transversalwellen. Die Lichtstrahlung breitet sich
dabei orthogonal zur Wellenﬂa¨che aus, hier als z-Richtung bezeichnet. Die elektrischen Feldvektoren (Ex,
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Ey) schwingen in der transversalen Ebene und in isotropen homogenen Medien ha¨ngt die elektrische
Induktion mit der elektrischen Feldsta¨rke und der Dielektrizita¨tskonstante zusammen [349]:
D = ε E (C.46)
Die magnetische Induktion B ist in nicht magnetisierbaren Medien um einige Gro¨ßenordnungen geringer,
als die elektrische Feldsta¨rke und kann durch die magnetische Feldsta¨rke H repra¨sentiert werden. Die
Feldgleichungen (erste Ableitung gegen die Zeit) ergeben sich sodann zu:
D˙ = c rot H (C.47)
H˙ = −c rot E (C.48)










Eine Lo¨sung dieser Gleichung stellt die Wellenfunktion fu¨r harmonische Wellen dar. Diese kann als
Sinusfunktion aufgestellt werden:
E(x, t) = Ex0 sin(kz − ωt) (C.50)
mit der Kreisfrequenz ω = 2πT , T = Periodendauer. Koha¨rente Strahlung zeigt dabei das Pha¨nomen
der Interferenz der Amplituden mehrerer Wellen (Superposition). Bei inkoha¨renter Strahlung stehen die
Phasen der Teilwellen weder ra¨umlich noch zeitlich in einer konstanten Beziehung, d.h. Interferenz im
Sinne koha¨renter Strahlung bleibt aus und man betrachtet stattdessen eine mittlere Amplitude. Man
erha¨lt dadurch eine lineare Beziehung der Intensita¨ten. Eine vollsta¨ndige Behandlung ﬁndet sich z.B. in
den Originalarbeiten von RICHARDS und WOLF [350] [351] oder in Lehrbu¨chern [278] [349].
Fu¨r ebene harmonischeWellen die sich in z-Richtung ausbreiten formuliert man eher in komplexer Schreib-
weise, da trigonometrische Ausru¨cke weniger gut handhabbar sind:
E(x, t) = Ex0 ei(kz−ωt) = Ex0 eikz eiωt = Ex0 eiϕ (C.51)
Ex0 entspricht der Amplitude und repra¨sentiert die sich im Medium fortplﬂanzende maximale Sto¨rung.
Die Phase der Welle entspricht hier ϕ. In isotropen Medien gilt fu¨r alle Raumrichtungen eine einheitliche
Phasengeschwindigkeit v = ω/k = drdt = c, im Vakuum c0. Der Betrag des Wellenvektors k entspricht
k = 2π/λ. Es gilt die Beziehung der Euler-Formel :
cos(x) + i sin(x) = eix (C.52)
Bei der Betrachtung von U¨berlagerungen der Wellen im Raum ist eine Beru¨cksichtigung der Ausbreitungs-
richtung, der Polarisation (Schwingungsrichtung) und der Wellenla¨nge notwendig [165] [341]. Allgemein




Em(r, t) eiϕm (C.53)
Wa¨hrend der maximalen Koha¨renzzeit ∆tc besitzen die interferenzfa¨higen Wellen eine maximale Phasen-
diﬀerenz von 2π, ∆ϕi = (2π/λi)∆l. Der zeitliche Mittelwert der Superpositionen betra¨gt dann:






Em(r, t) eiϕm dt ≡ 0 (C.54)
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mit Em der komplexen Feldamplitude. Ra¨umliche Koha¨renz tritt auf, wenn die ra¨umliche Diﬀerenz der
Phase, innerhalb der Beobachtungszeit kleiner als 2π ist, ∆rϕi = ϕi(r1) − ϕi(r2). Die Koha¨renzla¨nge
entspricht der Strecke, die das Licht innerhalb der Koha¨renzzeit zuru¨cklegt. Als Koha¨renzﬂa¨che wird
die Fla¨che senkrecht zur Ausbreitungsrichtung bezeichnet, fu¨r die gilt, ∆rϕ = 0. Das Produkt aus
Koha¨renzla¨nge und Koha¨renzﬂa¨che wird als Koha¨renzvolumen bezeichnet. Interferenzstrukturen treten
nur innerhalb des Koha¨renzvolumens auf [352]. Breitet sich eine ebene Welle in einer beliebigen Raum-
richtung aus, kann mit dem Wellenvektor k = (kx, ky, kz) eine vektorielle Darstellung stattﬁnden. Der
Wellenvektor ist der Normalenvektor (⊥) auf den Phasenebenen. Die Phasenebenen werden als Wellen-
front bezeichnet. Betrachtet man eine Ausbreitung nur in z-Richtung, gilt dann mit dem Ortsvektor des
Koordinatenursprungs r, k = (0, 0, kz) und k · r = kxx + kyy + kzz = kz. Liegt linear polarisiertes Licht
vor oder wird die Polarisation vernachla¨ssigt, kann die skalare Approximation angewandt werden.
Die U¨berlagerung zweier Teilwellen mit gleicher Frequenz (monochromatisch) aber (konstant) unter-
schiedlicher Ausbreitungsrichtung fu¨hrt zu einer resultierenden Welle der Form [165]:












Besteht hingegen eine zeitliche Phasendiﬀerenz ∆ϕ zwischen Teilwellen identischer Ausbreitungsrichtung,
erha¨lt man ein abweichendes Ergebnis fu¨r die Superpositionswelle. Mit Werten fu¨r die Phasendiﬀerenz
∆ϕ = 2πm, wobei m=1,2,3,..., verdoppelt sich die Amplitude (maximale Interferenz). Auslo¨schung erfolgt
dagegen bei ∆ϕ = πm:








Fu¨r den Fall gegenla¨uﬁger Ausbreitungsrichtungen k1 = −k2 ko¨nnen unter bestimmten Bedingungen
stehende Wellen erhalten werden. Dies ist z.B. bei der Reﬂexion an optisch dichteren Medien wie Spie-
geln mo¨glich, wobei zusa¨tzlich ein Phasensprung bei der reﬂektierten Welle von λ/2 eintritt. Einer sich
im Medium ausbreitenden Sto¨rung mit konstantem E0, ω und k (homogene Wellen) sind einheitliche
ebene Wellenfronten zuordbar. Im Falle von Punktquellen (Kugelwellen) sind die Wellenfronten in einem
Raumwinkelelement Kugelmantelﬂa¨chen. Unterscheiden sich die Frequenzen einzelner Teilwellen nur ge-
ringfu¨gig, erha¨lt man bei der U¨berlagerung sogenannte Schwebungen. Diese sind bandbegrenzt, d.h. die
Breite der vorhandenen Frequenzschar deﬁniert die Amplituden- und Zeitmodulation der erhaltenen U¨ber-
lagerung(en). Es entstehen einerseits ra¨umliche Amplitudenmodulationen (langsame Oszillation mit der
Modulationsfrequenz ωm ≡ 1/2(ω1−ω2)) sowie zeitliche Interferenzbilder der Wellen gleicher Amplitude.
Die Bestrahlungssta¨rke bzw. die Intensita¨t oszilliert dann mit der Schwebungsfrequenz. Die Schwebungs-
frequenz entspricht in diesem Fall der Diﬀerenz der beiden Teilfrequenzen bzw. dem Betrag der doppelten
Modulationsfrequenz [341].
Betrachtet man ein kontinuierliches Frequenzspektrum eines Temperaturstrahlers (natu¨rlicher Strahler),
so ist eine explizite Angabe i.d.R. nur in Bereichen geringer Bandbreiten (der Wellenla¨nge) und innerhalb
einer Koha¨renzla¨nge (∆lc = v∆tc, ∆tc = 1∆ν ) sinnvoll [353]. Der Koha¨renzgrad kann dabei wa¨hrend der
Strahlungsausbreitung z.B. durch transformierende Elemente vera¨ndert werden. Die Emission einzelner
bandbegrenzter Wellenzu¨ge (atomare Ereignisse) eines Temperaturstrahlers ist dabei immer zeitlich be-
grenzt (endlich) und bei Betrachtungsintervallen die gro¨ßer als die Phase eines solchen Wellenzugs sind
(i.e.R. ca. 10 ns) inkoha¨rent. In [353] wird eine Deﬁnition fu¨r das Verhalten (zeitlich) inkoha¨renter, aus-
gedehnter Temperaturstrahler angegeben, die eine Einteilung in vollsta¨ndig inkoha¨rente, koha¨rente oder
teilkoha¨rente Strahlung am Ort der Bildentstehung erlaubt. Theoretisch besteht die Mo¨glichkeit jede be-
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liebige Kombination harmonischer Wellen durch eine Fourier-Analyse zu erhalten. Auch anharmonische
Wellen ko¨nnen auf diese Art nachvollzogen werden [165] [278] [341].
Praktische Berechnungsgrundlagen
Bei vollsta¨ndig inkoha¨renter Strahlung stehen die Phasen der Amplituden einzelner Wellen wa¨hrend
des Betrachtungszeitraumes in keiner geordneten Beziehung zueinander. Interferenz im Sinne mehrerer
koha¨renter Wellen ist nicht mo¨glich und man erha¨lt im Durchschnitt eine mittlere Amplitude. Da sich die
Kombinationen aller Teilwellen mit jeder mo¨glichen Phase gleichwahrscheinlich gestalten, muss u¨ber die
Phase gemittelt werden. Die gemeinsame Amplitude inkoha¨renter Wellen, am Beispiel zweier Teilwellen,




2, fu¨r die Energie der Welle gilt W = W1 + W2 [165].
Die Lichtintensita¨ten zweier vollsta¨ndig inkoha¨renter Teilwellen (1,2) ko¨nnen demnach einfach addiert
werden I(1,2) = I1+I2. Die Intensita¨ten sind linear. Die Intensita¨t an der betrachteten Stelle ist die Summe
der Amplitudenbetragsquadrate der Teilwellen. Die Wellen koha¨renter Strahlung stehen, je nach Phase, in
einem deﬁnierten Verha¨ltnis und ihre Amplituden an einem Ort im Raum ko¨nnen sich resonant u¨berlagern
(Superposition). Die A¨nderung der Phase koha¨renter Wellen verursacht i.d.R. eine Umverteilung der
resultierenden Flussdichte. Diese kann an bestimmten Stellen gro¨ßer oder kleiner als die Summe der
Einzelﬂussdichten der u¨berlagernden Wellen sein. Ohne explizit auf die Phase und die Koordinaten im
Raum einzugehen, errechnet sich eine Punktintensita¨t dann nach der Vorschrift:
I(1,2) = |A1 + A2|2 (C.57)
Die komplexen Amplituden sind linear. Der Fall vollsta¨ndig inkoha¨renter Strahlung wird damit ein statis-
tischer Sonderfall der Verha¨ltnisse mit koha¨renter Strahlung. In allgemeiner Form kann eine Flussdichte





oder auch speziell fu¨r ebene Wellen und Ausbreitung im Vakuum:
S = c2 ε0 E0 ×B0 cos2(kr − ωt) (C.59)
Die gemessene Lichtintensita¨t einer Welle ist der mittlere Betrag des Poynting-Vektors:










Mit 〈W 〉 der mittleren Energie der Welle, E0, B0 der elektrischen Feldamplitude und der magnetischen
Induktion, µ0 der magnetischen Feldkonstante und c der Lichtgeschwindigkeit fu¨r Vakuumbedingungen.
Eine wichtige Beziehung z.B. fu¨r den zeitlichen Mittelwert einer harmonischen Wellenfunktion in den










Der Ausdruck sin(x)/x hat dabei in der Optik (Fourieroptik) allgemeine Bedeutung. Er tra¨gt eine eigene
Bezeichnung, sin(x)/x = sinc(x), und kommt auch im Zusammenhang der Beugungserscheinungen vor.
Fu¨r den u¨ber die Periodendauer gemittelten Realteil gilt:
〈cos(ωt)〉T = sinc(x) cos(ωt) (C.62)
Von elektromagnetischer Strahlung geht ein Impuls aus, dieser entspricht p = 1/cW . Der Impuls pro Zeit-
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Abbildung C.7: Die eindimensionale SinC-Funktion, mit der Substitution p = sin c. Sie ist u.a. bei der Betrachtung
”
rechte-
ckiger“ Modulationen bedeutsam. So z.B. auch bei der diskreten Form der Fourier Transformation (Fast Fourier Transforma-
tion, FFT) in Pixelbildern oder der Digitalisierung mit Rechteckfunktionen (Fensterfunktion). Die FT der Rechteckfunktion
(boxcar function) entspricht der SinC-Funktion.
einheit ist dabei eine Kraft. Ebenso kann ein Strahlungsdruck angegeben werden mit Ps = I/c. Vollsta¨ndig
absorbierende ausgedehnte Oberﬂa¨chen erhalten einen Impulsu¨bertrag. Der dabei entstehende Druck ent-
spricht dem Strahlungsdruck. Werden Wellen (vollsta¨ndig) reﬂektiert, entsteht auf der Oberﬂa¨che ein dem
doppelten Energiebetrag entsprechender Impulsu¨bertrag, der Druck entspricht dem doppelten Strahlungs-
druck. Ein intakter absorbierender/reﬂektierender Gegenstand erha¨lt so einen Ru¨ckstoß. A¨hnliches gilt
fu¨r frei bewegliche Partikel, die z.B. von Laserstrahlung erfasst werden. In Abha¨ngigkeit der Partikelgro¨ße
und ihrer optischen Eigenschaften sowie der Wellenla¨nge hat i.d.R. hier die Streuung der Strahlung (im
engeren Sinne) aber einen gro¨ßeren Einﬂuss. Ein U¨beblick hierzu ﬁndet sich z.B. in [354] [355].
In der praktischen (mikroskopischen) Handhabung mit Temperaturstrahlern und biologischen Pra¨paraten
kommt oft teilweise koha¨rente Strahlung vor. Vollsta¨ndig inkoha¨rente Strahlung liegt in der Regel nur
bei Fluoreszenzanwendungen vor.
C.2.1 Beugung
Die Abbildung paralleler Strahlen, durch eine (Sammel)Linse, erfolgt nach den Gesetzen der geometri-
schen Optik in einem Punkt hinter der Linse. Dieser Bildpunkt stellt strukturell aber keine homogene
Intensita¨tsverteilung dar. Bei der Abbildung eines Gegenstandes aus großer Entfernung zur Linse, liegt
das Bild in der ru¨ckwertigen Brennpunktebene. Die Abbildung von Gegensta¨nden in geringem Abstand
zum Brennpunkt ist bei korrigierten optischen Systemen eine Abbildung in der zur Objektebene kon-
jugierten Ebene und die beteiligten PSFs der einzelnen Bildpunkte sind dabei ortsunabha¨ngig. Neben
der Lichtbrechung, Reﬂexion und Dispersion erha¨lt praktisch die Beugung (diﬀraction) eine entschei-
dende Bedeutung. Wie die Brechung, die Reﬂexion und die Dispersion, welche prinzipiell als Sonderfa¨lle
der Streuung (scattering) aufgefasst werden ko¨nnen, ist auch die Beugung theoretisch als ein Spezialfall
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der Streuung anzusehen. Bei diesem Pha¨nomen werden durch Superposition der Wellen Modulationen
erzeugt, die die Intensita¨tsverteilung beeinﬂussen und auch zur Lichtausbreitung in den geometrischen
Schattenraum fu¨hren. Die ra¨umliche Auﬂo¨sung von Objekten ist nach der Transformation durch ein opti-
sches System in der Bildpunktebene damit zusa¨tzlich durch eintretende Beugungserscheinungen am Hin-
dernis (Blende, Linsenfassung) beeinﬂusst. Diese fu¨hren zu einer ”Verwaschung“ der Intensita¨tsverteilung
auf der Abbildungsseite. Zur numerischen Handhabung erfolgt eine Beschreibung meist im Fourierraum.
Die eintretende Beugung sortiert (gewissermaßen) die parallel verlaufenden Strahlbu¨ndel der (paarwei-
sen) Beugungsordnungen und bildet damit periodische Strukturen ab. Die (einzelne) 0. Ordnung tra¨gt
dabei keinerlei (geometrische) Strukturinformation. Die erhaltene Intensita¨ts- bzw. Amplitudenverteilung
la¨sst sich quantitativ mit der Wellennatur des Lichtes erkla¨ren und kann als solche im reziproken Raum
betrachtet werden (Ortsraum). Ihr physikalischer Ursprung sind allesamt Interferenzerscheinungen. Im
Zusammenhang mit realen mikroskopischen Objekten ist eine exakte Beschreibung der Beugung oft kom-
pliziert bzw. analytisch nicht immer mo¨glich. Beugung entsteht dabei bereits bei der Lichtaussendung
selbstleuchtender Objekte bzw. auch bei der Transmission/Reﬂexion an beleuchteten Objekten (Kirchoﬀ-
sche Beugungstheorie, Sommerfeld).
Das Prinzip von Huygens-Fresnel geht von der freien Ausbreitung elektromagnetischer Wellen im
Raum aus. Es werden dabei unendlich ausgedehnte Wellenfronten angenommen. Jeder Punkt auf einer
Wellenfront soll dabei als potenzielles Zentrum einer sekunda¨ren spha¨rischen Welle angesehen werden.
Punktlichtquellen zeigen in ausreichend großer Entfernung zur Quelle physikalisch hinreichend ebene
Wellenfronten. Die Amplituden der Lichtwellen sind im Medium fortschreitende Sto¨rungen, die auf Hin-
dernisse stossen ko¨nnen. Das absolute Bezufsmedium ist das Vakuum. Triﬀt eine Wellenfront auf eine
kreisrunde Blende, so treten i.d.R. ortsabha¨ngige Vera¨nderungen in Phase und Amplitude ein. Die Wellen-
front(ﬂa¨che) wird dabei vera¨ndert. Alle Punkte, die Zentren fu¨r sekunda¨re spha¨rische Wellen und damit
von Beugungserscheinungen im Fernfeld sein ko¨nnen, lassen sich in der Blendenebene, als sogenannte
Fresnel-Zonen darstellen. Die Anzahl der Zonen NF kann anhand von theoretischen U¨berlegungen zu
NF = a
2
λf bestimmt werden, mit dem Aperturradius a und der Brennweite f [278]. Linsen stellen eben-
falls Blenden dar, ihre charakteristische Gro¨ße ist die numerischen Apertur . Es muss bei positiven Linsen
zusa¨tzlich die vergro¨ßernde Wirkung auf die Abbildung beru¨cksichtigt werden. Im Falle einer einzelnen
du¨nnen (+) Linse kann man formal annehmen, daß ihre Ein- und Austrittsapertur einander entsprechen.
In mikroskopischen Systemen sind i.d.R. mehrere Blenden zu beru¨cksichtigen. Die erste Annahme ist,
daß der Blendendurchmesser klein gegenu¨ber dem Abstand der Blende zur Punktlichtquelle ist. Ist die
betrachtete Wellenla¨nge gegenu¨ber dem Blendedurchmesser relativ groß und erfolgt eine Projektion in
ausreichender Entfernung zur Blendenebene, handelt es sich um Fernfeldabbildungen. Fu¨r diese gilt eine
Fresnelzonenzahl NF << 1 und man bezeichnet die Beugung als Fraunhofer-Beugungserscheinungen.
Unter Nahfeldbedingungen gilt dagegen NF  1. Eine Projektion dieses Pha¨nomens hat i.d.R. einen sehr
geringen Abstand zur Linse/Apertur und/oder die Wellenla¨nge ist relativ klein gegenu¨ber der Blenden-
gro¨ße. Man spricht dann von Fresnel-Beugungserscheinungen. Diese sind im Zusammenhang mit fokus-
sierten Abbildungen aber zu vernachla¨ssigen, da in diesem Fall immer Fernfeldbedingungen vorliegen.
Der mathematisch sehr viel kompliziertere Fall der Fresnelbeugung tritt in Bereichen auf, die fu¨r Abbil-
dungen nicht (direkt) genutzt werden ko¨nnen. Beide Erscheinungen stellen Grenzfa¨lle des Kirchhoﬀschen
Beugungsintegrals dar. Neben diesen klar abgrenzbaren Bereichen stellt sich zudem ein Zwischen- oder
U¨bergangsbereich ein auf den nicht weiter eingegangen wird.
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C.2.2 Fourieroptik
Im Modell der Fourier-Optik werden (unendlich) ebene Wellen verwendet. Ein mit diesen Wellen be-
leuchteter oder selbstleuchtender Gegenstand beugt das Licht und vera¨ndert dabei die Wellenfront. Triﬀt
dieses bereits gebeugte Licht dann im weiteren Verlauf auf eine du¨nne Sammellinse bzw. eine Apertur
eines optischen Systems, wird es auch an dieser gebeugt. Die Annahme der unendlich ebenen Fla¨chen
ist mathematisch notwendig aber physikalisch exakt natu¨rlich nicht zu erfu¨llen. Man betrachtet in der
Summe immer mehrere Beugungserscheinungen. Die Helligkeitsverteilung in der Abbildungsebene kann
u¨ber die Blendeno¨ﬀnungsfunktion und die Helligkeitsverteilung in der Blendenebene berechnet werden.
Die Darstellung der Intensita¨t eines Bildpunktes in der Abbildungsebene entspricht insgesamt einer inver-
sen Fouriertransformation (IFT). Die Situation kann im Modell der geometrischen Optik nur angedeutet
werden, am geeignetsten mit zwei hintereinander aufgestellten (+) Linsen. Eine physiklaisch korrekte
Erkla¨rung bzw. Beschreibung ist mit den Operationen der geometrischen Optik im Ortsraum dagegen
nicht mo¨glich. Aus einer theoretisch ideal schmalen, zweidimensionalen Punktintensita¨tsverteilung in
der Objektebene (die praktisch auch nicht vorkommt) entsteht ein beobachtbares Interferenzmuster in
der Projektionsebene (Ortsraum). Die erhaltenen Fraunhofer-Beugungsmuster sind dabei geordnet und
a¨ndern sich mit fortschreitendem Projektionsabstand in ihrer Lagebeziehung, zueinander, nicht. Die Gro¨ße
der Abbildung auf einer Projektionsebene wa¨chst dagegen mit zunehmendem Abstand zur Blende bzw.
Linse. Das Bild wird dadurch insgesamt lichtschwa¨cher und prima¨re (monochromatische) Abbildungsfeh-
ler werden versta¨rkt. Die Symmetrie von Aperturgeometrien ist im Falle von Linsen meist kreisfo¨rmig
bzw. rund. Elliptische Blendenformen fu¨hren zu gestauchten Beugungserscheinungen in der Richtung der
la¨ngeren Halbachse. Die Gro¨ße der Beugungsstruktur bzw. die des ungebeugten Intensita¨tsmaximum
(Airy-Scheibchen) ist allgemein invers zur verwendeten Blendengro¨ße [278].
C.2.3 Stigmatische Infokuspunktabbildung
Abschliessend soll beispielhaft die Berechnung einer Fraunhofer-Beugungsstruktur in der Projektions-
ebene betrachtet werden, die bei der homogenen Beleuchtung einer kreisrunden Apertur entsteht. Der
Faltung der Funktionen im Ortsraum kann eine Multiplikation der Fouriertransformierten im Fourier-
raum gegenu¨bergestellt werden. Die Betrachtungen im Fourierraum identiﬁzieren dabei symmetrische
Strukturen. Als Apertur wird im folgenden eine einfache radia¨rsymmetrische Blende mit dem Radius a
angenommen. Die Darstellung erfolgt, aufgrund der Radia¨rsymmetrie, in Kreiskoordinaten. Die zweidi-
mensionale Fouriertransformation der Pupillenfunktion entspricht


















Sie wird auch als Amplitudentransferfunktion bezeichnet. Es sind dabei der Azimuth-Winkel mit den Deﬁ-
nitionen der Blendenebene φ = arctan(y0/x0) und der Bildebene φ′ = arctan(yi/xi) und der Substitution
ρ =
√
u2 + v2, u = ρ cosφ′, v = ρ sinφ′, x0 = a cosφ, y0 = a sinφ. Der Arcustangens ist die Umkehrfunk-
tion des Tangens und gibt das Bogenmaß zu dem entsprechenden Tangenswert an. Das Bogenmaß ist
der Umfang des Kreissegmentes, das allgemein von einem Winkel am Einheitskreis erzeugt wird. Es wird
die Punktabbildung paralleler, aus dem Unendlichen kommender Strahlung in der Brennpunktebene auf








i sowie dem Abstand r
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vom Mittelpunkt der Blendenebene zum Bildpunkt12. θ entspricht dem Beugungswinkel ausgehend von
der Aperturebene (Zenith-Winkel). Der in Klammern stehende funktionale Zusammenhang des inneren







−2πi ρλzi a cos(φ−φ
′)
dφ (C.64)
und entha¨lt als Lo¨sung die Besselfunktion 1. Gattung und 0. Ordnung. Die Fouriertransformation einer
kreisrunden Pupille la¨sst sich damit angeben, als:
F2d {P (ρ)} = 2π
∫ a
0
a J0 (2πρa) da (C.65)
Eine Lo¨sung des Integrals fu¨hrt zu einer Besselfunktion 1. Gattung und 1. Ordnung. Mit einer Umformung
(Rekursion) von Besselfunktionen 1. Gattung und n-ter Ordnung und der Substitution (ω = 2πρ a) [278]:
F2d {P (ρ)} = 12πρ2
∫ ω
0




+ nJn = ωJn−1 (C.67)


















= 12 und im Zusammenhang mit einer







a da = πa2 (C.69)
Die zweidimensionale Amplitudenverteilung der Fraunhofer Beugungsstruktur entspricht damit der fou-









Hieraus la¨sst sich dann, mittels Quadrierung die Intensita¨tsverteilung in der Abbildungsebene angeben.
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Es entsteht im aberrationsfreien Fall ein Lichtintensita¨tsscheibchen mit der Peakintensita¨t I(0), das
auch als Airy-Scheibchen (Airy disc)13 bezeichnet wird. Dieses ist von Minima und Maxima umgeben.
Man erha¨lt die Nullstellen der eindimensionalen Intensita¨tsfunktion u¨ber die Nullstellen der Besselfunkti-
on J1(x), hier mit der Substitution x = kb sin(θ), zu 3.8317, 7.0156, 10.1735, 13.3268, ...und damit die Lage
der Minima in der Abbildungsebene [165] [278]. Es ergeben sich daraus die Werte fu¨r eine beugungsbe-
grenzte Punktabbildung in der Infokusebene mit inkoha¨renter Strahlung. Bei koha¨renter Strahlung muss
zudem noch die Phase beachtet und fu¨r alle reelen Lo¨sungen beru¨cksichtigt werden [353].
Betrachtet man zwei unmittelbar benachbarte, symmetrische Punktintensita¨ten und vera¨ndert sukzessiv
den Peakabstand d, so werden die Bedingungen der Auﬂo¨sungskriterien zweidimensionaler Abbildungen
anschaulich. Bei vollsta¨ndig inkoha¨renten Wellen, von denen die eine Punktquelle in y = 0 und die andere
im variablen Abstand y = d liegt, entfa¨llt der Phasenfaktor und die Summenintensita¨tsfunktion kann,
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Abbildung C.8: Laterale Bildpunktauﬂo¨sung als Projektion der 2D-PSF auf eine Raumrichtung. Ergebnisse mit inkoha¨renter
Strahlung nach den Deﬁnitionen von Sparrow und Rayleigh.
13Benannt nach G.B. Airy, auf den die erste theoretische Beschreibung der Beugungsmuster zuru¨ckgeht.
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Im Falle koha¨renter Strahlung ist die Betrachtung zweier aufeinanderfolgender Interferenzprozesse
i.d.R. geeigneter, als die Betrachtung in Form einer U¨berlagerung der zweidimensionalen Intensita¨tsver-
teilungen. A¨hnliches gilt auch bei Systemen mit Aberrationen. Eﬀekte die in der Weitfeldmikroskopie
i.d.R. zu einer Kontraststeigerung fu¨hren, ziehen, soweit dies verallgemeinert werden kann, meist eine
Schwa¨chung der Struktura¨hnlichkeit des Bildes mit dem des Objektes nach sich [278]. In Pixelbildern ist
neben einem ausreichenden Signalpegel immer auch ein minimales SNR-Verha¨ltnis erforderlich, um eine
ausreichende Bilda¨hnlichkeit mit einer bekannten Objektstruktur gewa¨hrleisten zu ko¨nnen. Bei medizi-
nisch diagnostischen Abbildungen ﬁndet oft das sogenannte Rose-Kriterium Anwendung.
Die Berechnung des eﬀektiven Energieanteiles fu¨r jede Beugungsordnung einer beliebigen aPSF(Kombi-
nation) ist im allgemeinen nicht trivial und erfordert i.d.R. eine Lo¨sung der Maxwell-Gleichungen. Die
Anwendung rigoroser Methoden ist dabei oft schwierig [356]. Eine Blende wirkt generell immer als Tief-
passﬁlter (im Fourierraum). Eine Verkleinerung der Blende kommt dabei einem Abtrennen hoher Raum-
frequenzen gleich (Nebenmaxima ho¨herer Ordnung fallen weg) was dazu fu¨hrt, daß im Bild kleine Struk-
turen nicht richtig abgebildet werden ko¨nnen (Unscha¨rfe). Ein Ausblenden niedriger Raumfrequenzen
(z.B. durch eine zentrale Abschattung) fu¨hrt dagegen zu einer U¨berbetonung der Nebenmaxima, was den
Kontrast im Bild erho¨ht, die Abbildung aber insgesamt sehr lichtschwach werden la¨sst.
Kapitel C Seite 484
Abbildung C.9: (Links) Apodisation entsprechender Pupillenfunktionen. (Mitte) PSF (instrument function) und (rechts)
Vergro¨ßerung der Nebenmaxima der PSF. Entnommen aus [357].
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C.2.4 Ringblende
Als weiteres Beispiel soll hier noch die Zentralabschattung (annular aperture) bei homogener Blenden-
ausleuchtung mit inkoha¨renter Strahlung betrachtet werden. Dabei la¨sst eine zentrisch vor einer runden
Apertur mit dem Radius r angebrachte lichtundurchla¨ssige Blende, nur Licht in einem Ring ab einem Ra-
dius εr (0 ε < 1) bis r passieren. Fu¨r den Grenzfall ε→1 ﬁndet man I/I0 → J20 (kr sin(θ)) und damit fu¨r
den Abstand des ersten Beugungsminimums zur zentrischen Peakintensita¨t des 0.Maximums (f kλr ) den
Vorfaktor k=0.38, bzw. ∆x = f · 0.76λ/D. Die Funktion J0 erzeugt aber relativ intensive Nebenmaxima.
Dieser Umstand hebt deshalb in der Regel den relativen Auﬂo¨sungsgewinn von ca. 38% gegenu¨ber dem
Fall ε=0 mit k=0.61 einer unabgeblendeten Kreispupille auf. Mit ε=0.5 erha¨lt man k=0.50. Die win-















Im laseroptischen Aufbau der Massenspektrometer ALADIM II und LAMMA 2000 kommt es, bedingt
durch das Einkopplungsprinzip der Laserstrahlung, zu einer elliptischen Strahlausblendung, immer dann,
wenn die Laserstrahlachse parallel auf die optische Achse justiert wird. Im Gegensatz zu inkoha¨renten
Wellen tritt mit koha¨renten ebenen Wellen eines Lasers ein Pha¨nomen auf, das in einem gewissen Abstand
zum Hindernis ein Intensita¨tsproﬁl erzeugt, bei dem, mit einer ideal kreisrunden Zentralausblendung im
Zentrum des Schattenraumes der Beugungsgeometrie, ein deutlicher Intensita¨tspeak auftritt (Poisson
spot, Arago spot). Dieser Peak erlangt in ausreichender Entfernung zum Hindernis die (unabgeblendete)
Ausgangsintensita¨t. Im Aufbau der Laseroptik, der in dieser Arbeit verwendeten Massenspektrometer,
sind aber mehrere Einﬂu¨sse zu beru¨cksichtigen, wobei die in Summe erhaltenen Beugungspha¨nomene
teilweise nur noch schwer einzelnen Prima¨rquellen zuzuordnen sind.
C.2.6 OTF und SR
Die laterale Auﬂo¨sung, die bei Verwendung inkoha¨renter Wellen erreicht werden kann u¨bertriﬀt i.d.R.
die Auﬂo¨sung, die mit koha¨renten Lichtwellen unter der Bedingung einer minimalen Phasendiﬀerenz er-
reichbar ist. Bei einer Phasendiﬀerenz von ∆ϕ = π triﬀt allerdings das Gegenteil zu. Zwei Punkte wu¨rden
im Falle des ”Rayleighabstandes“ dann vollsta¨ndig getrennt. Bei weiterer Anna¨herung der Punkte, u¨ber-
wiegt aber dann allerdings sehr schnell die Gesamtintensita¨tsabnahme, d.h. Signalpegel und Kontrast
verschlechtern sich erheblich. Wie zuvor bereits erwa¨hnt, wird fu¨r die Kontrastdarstellung in Bildern oft
der Fourierraum verwendet. Die Deﬁnition der optischen Transferfunktion (OTF) H bzw. der Modulati-
onsu¨bertragungsfunktion (MTF) |H| ist hierzu das geeignete Maß. Fu¨r inkoha¨rente Strahlung kann die




∫ |h(xi, yi)|2 exp (−i2π(fxxi + fyyi)) dxidyi
∞∫
−∞
∫ |h(xi, yi)|2 dxidyi (C.74)
Im Zusammenhang mit dem Parseval Theorem bzw. mit der Schwarzschen Ungleichung kann gezeigt
werden, daß es sich bei der (normierten) OTF um die Autokorrelationsfunktion der Amplitudentransfer-
funktion H(fx, fy) handelt, fu¨r die u.a. gilt |H(fx, fy)|  |H(f0, f0)| ≡ 1. Man erha¨lt fu¨r ein aberrations-
freies System (hauptsa¨chlich keine Koma) einer symmetrischen Abbildung mit inkoha¨renter Strahlung
Kapitel C Seite 486



















P (x, y) dxidyi
(C.75)
Der Nenner nimmt dabei entweder die Werte 0 oder 1 an, weshalb auf eine Quadrierung verzichtet
werden kann. Die Gleichung kann damit bei aberrationsfreien und symmetrischen Abbildungen auch rein
geometrisch interpretiert werden. Na¨mlich als U¨berlappung zweier verschobener Pupillenfunktionen [353]:
H(fx, fy) ≡ U¨berlappungsfla¨che
Gesamtfla¨che
(C.76)
Die Deﬁnition des bereits zuvor erwa¨hnten Strehlwertes bzw. der Strehlschen Deﬁnitionshelligkeit (SR,
Strehl ratio) dient der Klassiﬁzierung realer Linsensysteme im Fourierraum. Er stellt das Verha¨ltnis der




∫ H(fx, fy)ab dfxdfy
∞∫
−∞
∫ H(fx, fy)oa dfxdfy
≈ exp (−(2π ·RMS(W ))2) (C.77)
Eine generelle Mo¨glichkeit auch kompliziertere Verha¨ltnisse an optischen Systemen (Pupillengeometrie,
Transmissionsfunktion bzw. Apodisation) mit inkoha¨renter Strahlung hinsichtlich ihrer OTF zu charakte-
risieren, besteht praktisch zuna¨chst im Berechnen der Fouriertransformierten der Pupillenfunktion. Hier-
bei wird die aPSF (amplitude point spread function) erhalten. Deren Betragsquadrat entspricht der iPSF
(intensity point spread function). Aus der Fouriertransformation der iPSF erha¨lt man die nichtnormierte
OTF. Der Absolutbetrag der nichtnormierten OTF legt die Amplitudena¨nderungen der unterschiedlichen
Frequenzanteile fest und ihre Phase die Phasena¨nderung.
Alternativ kann eine direkte Autokorrelation, durch Multiplikation der Pupillenfunktion im Fourier-
raum mit einer identischen aber verschobenen Pupillenfunktion durchgefu¨hrt werden. Aus der anschlies-
senden Integration erha¨lt man dann die OTF [341] [348] [353].
C.3 Bewertung optischer Abbildungen
C.3.1 Kontrast
Der Kontrast eines Objektes im Ortsraum mit (deutlich) erkennbaren Strukturen setzt sich i.d.R. aus
einem konstanten Hintergrund A0 und einem kleinen ortsabha¨ngigen Signal A(x) zusammen. Bezogen
auf die ortsabha¨ngige Amplitude in einer Richtung der abzubildenden Ebene gilt der Zusammenhang:
A(x1) = A0 + A(x) (C.78)
Fu¨r die Bildebene im Ortsraum gilt wa¨hrend einer Transformation, daß der ortsabha¨ngige Anteil einer
Faltung mit der aPSF des optischen Systems unterliegt, wohingegen der Hintergrund addiert wird:
A(x2) = A0 + A(x1)⊗ aPSF (C.79)
Physikalische Sensoren registrieren i.d.R. aber die Intensita¨t des Messsignales und nicht die Amplitu-
de. Der Helligkeitskontrast von Punktintensita¨ten kann dabei mit der nach MICHELSON benannten
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Gleichung aus der Interferometrie relativ quantiﬁzierend angegeben werden [358]. Auf mikroskopische
Abbildungen ist dies u.a. von BEREK angewandt und in mehreren Abhandlungen u¨ber Koha¨renz und
Konsonanz, im Zusammenhang mit selbstleuchtenden und nichtselbstleuchtenden Objekten, diskutiert
worden [359]. Abbildungen selbst- und nichtselbstleuchtender Objekte zeigen dabei theoretisch keine Un-
terschiede, wenn sie in der (den) Aperturebene(en) des abbildenden optischen Systems eine identische
Helligkeitsverteilung erzeugen.
Modulation
Betrachtet man die Modulation der Intensita¨t als Funktion des Beugungswinkels θ (ausgehend von der





















In der beispielhaft gewa¨hlten Modulation ist das Objekt dabei eine Spaltlichtquelle und das modulieren-
de System ein Doppelspalt, jeweils mit der Spaltbreite d und dem Spaltabstand xa (Spaltmittenmaß).
Alle Spalte weisen eine homogene Transmission der Strahlung auf und zeigen Beugungs- bzw. Inter-
ferenzpha¨nomene. Verwendet wird inkoha¨rente Strahlung. Auf einer ebenen Projektion im Abstand L
hinter den spaltfo¨rmigen Aperturen betrachtet man bei kleinen Beugungswinkeln eine U¨berlagerung.
Diese beinhaltet zum einen Nullstellen bei sin θ = n λd , mit n = 1, 2, 3, ... bzw. vollsta¨ndige Dunkelheit,
wenn gilt (d < xa), und außerdem den Einﬂuss der Doppelspaltfunktion mit den Beugungsmaxima bei
sin θ = nλ2x , mit n = 0, 2, 4, ... und den Minima mit n = 1, 3, 5, .... Dies entspricht einer Superposition der












mit der ”Beugungsfunktion“ der Intensita¨t fu¨r einen Doppelspalt:






Wird die Bedingung d · xa < λ erfu¨llt, ist kein Unterschied zwischen selbstleuchtenden Objekten und
beleuchteten Objekten festzustellen. Ein lineares (aberrationsfreies) optisches System transformiert die
Lichtintensita¨tsverteilung eines beleuchteten oder selbstleuchtenden Objektpunktes zu einer Intensita¨ts-
verteilung im entsprechenden Bildpunkt. Die Kontrastdeﬁnition bezieht sich dabei zuna¨chst nur auf eine
feste Gro¨ße d bzw. einen festen Abstand in der Aperturebene (xa) und eine Wellenla¨nge. Die Intensita¨ts-
verteilung selbstleuchtender und nichtselbstleuchtender Objektpunkte in der Objektebene weist i.d.R.
bereits Interferenzerscheinungen auf. Der Kontrast in der Bildebene wird im Vergleich zum Kontrast in
der Objektebene durch das optische System weiter verringert. Im Ortsraum handelt es sich dabei um
eine Faltung zweier Funktionen. Es wird aber bei der na¨heren Charakterisierung eines optischen Systems
i.d.R. nicht der Ortsraum, sondern der Fourierraum mit den entsprechenden Raumfrequenzen betrachtet.
Betrachtungen im Fourierraum
Die Modulationsu¨bertragungsfunktion (MTF) stellt einen Vergleich des Bildkontrastes mit dem Objekt-
kontrast als Funktion der Raumfrequenzen im Fourierraum her. Das Modell wird in Summe auch als
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Abbildung C.10: Beugung am Doppelspalt (grau), Beugung am Einzelspalt (schwarz). Spaltmaß 5 µm, Spaltabstand 25
µm, Wellenla¨nge 1 µm. Erste Ableitung der Intensita¨t gegen den Beugungswinkel (Beugung am Doppel-/Einzelspalt).




Die MTF bildet damit das Verha¨ltnis aus der Modulation des Lichtes der Bildintensita¨t, zur Modulation
des Lichtes der Gegenstandsintensita¨t. Betrachtungen dieser Art entsprechen praktisch photometrische
Messungen der (mittleren) Lichtintensita¨ten in einem Messzeitintervall u¨ber einer Sensorﬂa¨che. Vor allem
in Verbindung mit inkoha¨renter Strahlung wird dabei die Deﬁnition der OTF (Optical Transfer Func-
tion) verwendet. Diese ist eine auf die Gro¨ße der Pupille des optischen Systems im Ortsraum bzw. der
entsprechenden Grenzfrequenz im Fourierraum, im unsymmetrischen Fall, fu¨r jede Richtung der Ebe-
ne einzeln normierte Autokorrelationsfunktion der Amplitudentransferfunktion H(fx, fy). Die PSF des
optischen Systems wird oft auch als Impulsantwortfunktion bezeichnet. Die Amplitudentransferfunktion
gibt an, welche objektseitigen Raumfrequenzen durch das optische System im Fourierraum u¨bertragen
werden ko¨nnen. Im Falle koha¨renter Strahlung wird gelegentlich in der Literatur auch die Bezeichnung
CTF (Coherent Transfer Function) verwendet. Einer Faltung zweier Funktionen im Ortsraum entspricht
eine Multiplikation komplexer Ausdru¨cke im Fourierraum:
F {Bild} = F {Objekt} · OTF (C.85)
In der Projektionsebene im Ortsraum entspricht das Bild einer Faltung des Objektes mit der Punktfunk-
tion. Die Punktfunktion, auch ha¨uﬁg Punktverwaschungsfunktion (PSF, point spread function) genannt
beschreibt dabei die reale Intensita¨ts- bzw. Amplitudenverteilung in der Brennpunktebene (Ortsraum)
eines optischen Systems. Allgemein kann ein elektromagnetisches Feld, fu¨r das im folgenden nur das
elektrische Feld beru¨cksichtigt wird z.B. fu¨r eine Dimension x der transversalen Ebene und der Aus-






F {E(kx)} ei(kxx+kzz) dkx (C.86)
E(x, z) = F−1 {F {E(kx)}} entspricht der invers Fouriertransformierten der Fouriertransformierten
F {E(kx)}. Es gilt:
F {E(kx)} =
∫
E(x, 0) e−ikxx dx (C.87)
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Mit einem fokussierenden optischen System stehen die transversale Raumfrequenz l und der Wellenvektor
k in der Beziehung k = 2π xλf = 2πl und fu¨r den Beugungswinkel gilt θ =
kxλ
2π . Die resultierende Welle
wird in die Brennebene z = 0 am Ort x = θf = kxλf2π abgebildet.
Mit einer rotationssymmetrischen kreisrunden Blende und einem O¨ﬀnungsradius r sowie gleichma¨ßigen
Transmissionseigenschaften, erha¨lt man fu¨r eine Pupillenfunktion in der Blendenebene (Blendeno¨ﬀnungs-
funktion) und Durchstrahlungsorten mit einem Achsabstand r′  r, theoretisch P (r) = 1 und an Orten
mit Achsabsta¨nden r′ > r, P (r) = 0. Die u¨bertragbare Grenzfrequenz l0 einer symmetrischen kreisrun-
den Pupille im Fourierraum ist dann fu¨r jede Richtung der Ebene (x,y) gleich groß 2l0. Photometrische
Intensita¨tsmessungen ermitteln den Betrag, der auf die Pupille (maximale Transmission) in der Blende-
nebene normierten OTF am Ort der Projektion (Abbildungsebene). Der Betrag der OTF entspricht der
MTF und ist ein reeller Wert [360]. Die Phase der betrachteten Lichtwellen wird bei der Messung von
einem Sensor i.d.R. nicht miterfasst (imagina¨rer Teil). Ihre Information ist in der Intensita¨tsverteilung
aber enthalten. Der Phasenfaktor fa¨llt bei aberrationsfreien, korrigierten optischen Systemen und einer
Abbildung in der Infokusebene mit vollsta¨ndig inkoha¨renter Strahlung weg [341].
Phasenverschiebungen mit inkoha¨renter Strahlung ko¨nnen ausserhalb des paraxialen Abstandes in der
Infokusebene stattﬁnden, treten dort aber zuna¨chst nicht in Erscheinung, da eine gemittelte Amplitude
und Phase betrachtet wird. In Defokusebenen treten sie auch im paraxialen Raum auf und wirken sich
auf die Intensita¨t aus, da der Phasenfaktor anders als bei Infokusabbildungen auch ohne Aberrationen
nicht eliminiert wird. Eine allgemeine Deﬁnition der OTF ist:
OTF = MTF exp (−i · PTF )
= F {PSF} (C.88)
Sie entspricht der fouriertransformierten PSF. Man erkennt, daß die OTF bzw. deren A¨quivalente fu¨r
eine Betrachtung im Fourierraum herangezogen werden, wa¨hrend bei einer Betrachtung des Ortsrau-
mes die PSF verwendet wird. Mit inkoha¨renter Strahlung wird in der Weitfeldmikroskopie (wide-ﬁeld
microscopy14) das Rayleigh-Kriterium fu¨r gerade noch trennbare und unmittelbar benachbarte Objekt-
punkte verwendet. Dieses bezieht die Beugung bzw. Interferenz zweier benachbarter Punktintensita¨ten
mit ein. Eine (weitere) Grenzfrequenz zur Darstellung von Objektstrukturen erha¨lt man dann bei einer
OTF ≈ 0.25 im Zusammenhang mit dem Rayleigh-Kriterium. Es ist mo¨glich eine rein geometrische MTF
anzugeben (GMTF). Diese legt die Strahldichteverteilung im jeweiligen Bild zu Grunde, triﬀt aber i.d.R.
nur fu¨r sehr niedrige Ortsfrequenzen bzw. große Absta¨nde im Bild richtige Vorhersagen. Die monochroma-
tische beugungsbegrenzte (normierte) 2d MTF einer kreisrunden Apertur fu¨r Infokusabbildungen kann
u¨ber die transversale Ortsfrequenz (l) deﬁniert werden [266]:











Die 2D-MTF ist eine Projektion der 3D-MTF. Diese besitzt eine Singularita¨t bei l = 0 und einen ”Cut-
Oﬀ“ bei |l| = 2. Unter Beru¨cksichtigung einer zentralen kreisrunden Ausblendung mit dem Radius ε
(ringfo¨rmige Transmission) erha¨lt man Gleichung (C.90). Der Fall einer kreisrunden Lochapertur, der
auch der Situation an einer du¨nnen Linse entspricht entsteht dann, wenn ε = 0 wird. Die Raumfrequenzen
sind auf die numerische Apertur der Linse normiert, l0 = λ−1 sinα bzw. s0 = 4λ−1 sin2 α/2. Die laterale
14Gleichzeitige Beleuchtung aller Objekt- und Detektion aller Bildpunkte.
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Re() bezeichnet den Realteil. Ein Cut-Oﬀ erfolgt mit ε = 0, wenn |l| = 2 und |s| = 0.5. Mit zentraler
Ausblendung bleibt der Cut-Oﬀ der Raumfrequenz fu¨r die Ebene erhalten, der axiale Cut-Oﬀ erfolgt
dagegen wenn |s| = (1 − ε2)/2 (s = axiale Raumfrequenz). Um das Zentrum der 3d MTF mit (ε > 0)
und ohne zentrale Obstruktion (ε = 0) verla¨uft axial und radial ein undeﬁnierter Bereich. Dieser wird
als Missing cone bezeichnet. Von Raumfrequenzen die aus diesem Bereich stammen sind keine Abbil-
dungen mo¨glich. Der axiale Raumfrequenz Cut-Oﬀ einer Linse mit zentraler Obstruktion ist kleiner, als
der einer Linse ohne Obstruktion. D.h. die Fokustiefe einer Linse mit zentraler Ausblendung ist gro¨ßer
und damit die axiale Auﬂo¨sung geringer, als die einer vergleichbaren Linse ohne Obstruktion [266] [361].
Die Phase der fouriertransformierten Punktfunktion (PSF, point spread function) wird als Phasentrans-
ferfunktion (PTF) bezeichnet und gibt die relative Phasenverschiebung der beteiligten Teilwellen an. Im
Falle inkoha¨renter Strahlung fa¨llt der Phasenfaktor bei der Bertagsbildung zur Intensita¨tsermittlung weg,
wenn es sich um konjugierte Ebenen von Infokusabbildungen handelt. In einem linearen optischen System
wird die Fouriertransformation fu¨r jeden Punkt auf der Objektebene und der Bildebene ortsunabha¨ngig
mo¨glich (2d Ortsinvarianz). Als Punktfunktion wird in der Literatur sowohl die Punktfunktion der Inten-
sita¨t iPSF (intensity point spead function) wie auch die Punktfunktion der Amplituden aPSF (amplitude
point spread function) als PSF bezeichnet. In linearen optischen Systemen ist die laterale aPSF fu¨r einen
Punkt in der konjugierten Ebene nicht abha¨ngig von der Punktposition in der Ebene, es vera¨ndert sich
lediglich die Phase der u¨berlagernden Teilwellen und diese fa¨llt als Vorfaktor mit inkoha¨renter Strahlung
weg. Laterale und axiale PSFs sind prinzipiell fu¨r den idealen (achs)symmetrischen Fall durch identische
mathematische Beziehungen beschreibbar. Diese werden im Zusammenhang einiger Aberrationen oder
den Randbedingungen aber nur noch als Reihenentwicklung und damit approximativ handhabbar. Be-
sonders durch den Einsatz von Laserstrahlung mit TEM00-Proﬁl (Gaußproﬁl) zur Beleuchtung/Anregung
in konfokalen Anordnungen, stellt sich die dreidimensionale PSF in den Grenzen der Halbwertsbreiten
der 0. Maxima bei sehr kleiner Blendeno¨ﬀnung am Detektionsort (d < 0.25 AU), zuru¨ckgerechnet auf
den Objektraum, als Rotationsellipsoid dar. Dies ermo¨glicht (lateral und axial) am Ort der Detektion,
anders als in der Weitfeldmikroskopie, eine Diskriminierung von Defokuslicht in der Abbildungsebene
(Infokusebene). Die Verknu¨pfung von Kontrast und Auﬂo¨sung ist damit bei konfokalen Gera¨ten auch auf
die axiale Ebene erweiterbar und macht diese dadurch leistungsfa¨higer.
Es besteht praktisch immer die Notwendigkeit Objekte mit bekannten Geometrien (z.B. Ronchi-Gitter
oder Lineatur, Simensstern, etc.) einzusetzen, um ein reales optisches System hinsichtlich seiner Kon-
trastu¨bertragung und Auﬂo¨sungsfa¨higkeit beurteilen zu ko¨nnen. Bei der Beschreibung der eintretenden
Interferenzerscheinungen ist dabei immer zu beru¨cksichtigen ob inkoha¨rente oder koha¨rente Strahlung,
direkte oder indirekte Beleuchtung oder Selbstleuchter vorliegen. Je nachdem, kann es sich um reine
”Amplitudenobjekte“ oder ”Phasenobjekte“ handeln.
Objektive
Charakterisierungen von Objektiven ﬁnden wa¨hrend der Fertigung und nach der Herstellung, meist bei
einer OTF = 0.5 statt. Idealerweise besitzen alle parallelen Strahlen bei der Propagation im optischen





Abbildung C.11: Oben: Eine eindimensionale rechteckfo¨rmige Objektstruktur in der Form eines Liniengitters (Rechteck-
funktion, praktisch z.B. eine Ronchi-Lineatur) wird durch eine Linse (Fouriertransformator) zuna¨chst als FT in der Brenn-
punktebene und letztlich als inverse FT in der Abbildungsebene dargestellt. Die Brennebene wird auch als
”
reziproker
Raum“ bezeichnet, da hier eine umgekehrte Proportionalita¨t zwischen der Gro¨ße eines Objektes im Ortsraum und der Lage
der Interferenzstruktur im Fourierraum besteht. Kleine Objekte erzeugen Interferenzstrukturen weiter weg von der opti-
schen Achse, große im zentralen Bereich. Im Beispiel werden dabei gerade die 0. und die beiden ersten Beugungsordnungen
u¨bertragen (Auﬂo¨sungsgrenze). Rechts in der Bildmodulation sind aber die ersten drei Harmonischen beru¨cksichtigt. Unten
links: Unterschiedliche Kontrastu¨bertragungen bei gleichbleibender Linienzahl im Bildbereich (Raumfrequenz = Linien-
zahl/La¨ngenmaß). Unten rechts: Der erreichbare Intensita¨tsunterschied zwischen den beiden Maxima 0. Ordnung und dem
gemeinsamen lokalen Minimum benachbarter, u¨berlappender iPSFs liegt im Rayleigh-Limit mit inkoha¨renter Strahlung bei
ca. 26%. Dieses Limit legt nach Konvention die Grenzfrequenz der Modulation fest. Die Gro¨ße der kleinsten u¨bertragbaren
Struktur im Ortsraum ist dadurch i.d.R. festgelegt.
System eine OPL15 (optical path length) und damit eine OPD = 016 (optical path diﬀerence). Sie wer-
den dann beugungsbegrenzt in der Bildebene dargestellt. Die laterale 2d iPSF der Infokusebene ist dabei
symmetrisch und zeigt eine ”verwaschene“ Intensita¨tsverteilung (Airy pattern). Bei dieser Verteilung be-
ﬁnden sich ca. 84% der Intensita¨t im zentralen Airyscheibchen, ca. 91% im Scheibchen einschliesslich der
ersten Nebenmaxima und ca. 94% einschliesslich der zweiten Nebenmaxima. Verwendet man Laserstrah-
lung mit einem TEM00-Proﬁl (Transmission T=99%, Beleuchtungsblende) beﬁnden sich noch ca. 86%
der Ausgangsintensita¨t im transmittierten Strahlproﬁl, innerhalb der 1/e2-Taille (ohne Beru¨cksichtigung
des Verlustes an Luft/Glas-Grenzﬂa¨chen). Real wird eine vollkommen aberrationsfreie Abbildung i.d.R.
nicht fu¨r alle Strahlen, die u¨ber die gesamte Kru¨mmungsﬂa¨che der Linse (”Strahlen-F-Zahl“) treten,
vollsta¨ndig erfu¨llt sein. In der Praxis kommt wahrscheinlich immer eine OPD = 0, hinsichtlich einer idea-
len Kugelwelle mit einem Kru¨mmungsmittelpunkt im Ort des idealen Bildpunktes, vor. Aberrationen,
die aufgrund von Fehlern der Linsenoberﬂa¨che(n) zur idealen Spha¨re entstehen ko¨nnen bzw. Korrekturen
dieser, werden i.d.R. in berechneten optischen Systemen als Bruchteil der Wellenla¨nge angegeben, fu¨r
15Mit OPL = n · x; Λ = ∫ n(x) · dx; Λ = ∑Nn nixi = ∆ϕ/k, wird die optische Wegla¨nge bezeichnet. Betrachtet werden
also die unterschiedlichen Glas- und Luftabsta¨nde der Strahlen bzw. Laufzeitdiﬀerenz ebener Wellen. n = Brechzahl, k =
Wellenzahl, x = La¨nge.
16Bei symmetrischen Anordnungen wird das Integral u¨ber den Pupillendurchmesser = 0.
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die sie zutreﬀen. Eine OPD von Teilwellen zu einer Referenzwelle bedeutet außerdem eine A¨nderung der
Phase im Bildpunkt [362].
Gu¨temaß
Als relatives Gu¨temaß zur Beurteilung der Amplitudenverteilung in der Infokusebene wird einerseits
die mittlere quadratische Abweichung aller Meßpunkte einer realen Wellenfront gegenu¨ber einer idealen
Wellenfront (rms-error, root-mean-square) gebildet. Aus dem RMS-Wert kann dann die Strehlsche Deﬁ-
nitionshelligkeit (SR), d.h. das Verha¨ltnis der Intensita¨tsmaxima SR = Imax,realImax,ideal , bestimmt werden. Bei
einer Wellenla¨nge ergibt der maximale Wegla¨ngenunterschied PV (Peak-to-Valley Wert) eine La¨nge, die
im Verha¨ltnis zur Wellenla¨nge der verwendeten Strahlung als Charakterisierung der Gu¨te der Linsen-
ﬂa¨che(n) herangezogen werden kann. Fu¨r ein ideales System ohne Abweichung erha¨lt man eine Strehlsche
Deﬁnitionshelligkeit von SR = 1. In der Fertigung hochwertiger Objektive ko¨nnen heute i.d.R. Werte von
SR ≈ 0.9 oder sogar gro¨ßer erreicht werden [363]. Eine Optik wird i.d.R. als beugungsbegrenzt bezeich-
net, wenn ein Strehlwert von SR  0.8 in (nahen) Defokusebenen erreicht werden kann. Dies entspricht
in etwa fu¨r die mittlere Wellenla¨nge polychromatischen sichtbaren Lichtes (VIS) von λ = 550 nm ei-
nem RMS ≈ λ/14. Es werden dabei ausschliesslich O¨ﬀnungsfehler beru¨cksichtigt, mit einem PV  λ/4
(Rayleigh-Kriterium). Verallgemeinert kann dies auch auf andere Bildfehler erweitert werden (Marech-
alna¨herung mit Zernikekoeﬃzienten).
C.4 Ra¨umliche Ortsauﬂo¨sung
Die Berechnung der hier angegebenen Kriterien zur Deﬁnition einer Punktauﬂo¨sung kann aus dem Kon-
zept der Beschreibung einer dreidimensionalen Punktbildfunktion (iPSF) abgeleitet werden.
Defokusebenen
Geht man zuna¨chst von nicht notwendigerweise symmetrischen Verha¨ltnissen in beiden Raumrichtungen
der betrachteten Bildpunktebene aus, erha¨lt man fu¨r die aPSF mit x0, y0 den Koordinaten der Aperture-
bene (du¨nne Linse) und f der Brennweite sowie d1, d2 den Absta¨nden der konjugierten Defokusebenen
im Objekt- (1) und Bildraum (2) [266]:
h′(x, y) =
∫ ∫























Bei einer linearen ortsunabha¨ngigen U¨bertragung einer 2D-Punktfunktion aus der Objektebene (nicht
dargestellt) in die konjugierte Bildebene entspricht die erhaltene Projektion gerade der aPSF, wenn die
Linsengleichung erfu¨llt ist. Es ko¨nnen weiterhin auch dreidimensionale Objektpunkte betrachtet werden.
D.h. wenn man zusa¨tzlich Defokusebenen hinzuzieht, fu¨r die dann die Linsengleichung nicht erfu¨llt wird.
Gilt fu¨r (C.91) d1 = s − z1, d2 = s′ + z2 und fu¨r s, s’, f die Linsengleichung (z1 = z2 = 0), dann
ist Gleichung (xx) gu¨ltig fu¨r den paraxialen Bereich (NA < 0.7) mit inkoha¨renter Strahlung. Wird die
Linsengleichung dagegen nicht erfu¨llt z.B. da, 1d1 +
1
d2
− 1f = 1d0 = 0, muss bei der Transformation
die vera¨nderte (eﬀektive) Pupillenfunktion Peff (x, y) = P (x0, y0) exp
(
− ik2d0 (x20 + y20)
)
und damit der
Term des inneren Integrals in (xx) beru¨cksichtigt werden. Die eﬀektive Pupillenfunktion wird auch als
defokussierte Pupillenfunktion bezeichnet. Fu¨r die defokussierte 2D-Punktfunktion erha¨lt man explizit











3D-PSF bei hoher numerischer Apertur
Im Falle kreisrunder symmetrischer Pupillen wird i.d.R. eine Formulierung in Polarkoordinaten verwendet.
Aus der Fouriertransformation der Pupillenfunktion einer kreisrunden Apertur kann die Besselfunktion
erster Gattung und nullter Ordnung erhalten werden (Hankel-Transformation). Die 3D-aPSF entspricht
dann [266]:


















Sie ist gu¨ltig fu¨r Objektive mit einer hohen numerischen Apertur (NA> 1/
√
2 ≈ 0.7) und inkoha¨rente
Strahlung. Wird die Sinusbedingung erfu¨llt, gilt fu¨r die Pupillenfunktion P (θ) = cos1/2 θ. Eine axiale
Verschiebungsinvarianz ist dagegen nur fu¨r P (θ) = const. gegeben (Herschel Bedingung). Mit den Koor-
dinaten des Ortsraums bzw. r =
√
x2 + y2 (Ebene) und z (optische Achse), gilt fu¨r die (substituierten)









mit der Wellenla¨nge der Strahlung λ, der numerischen Apertur sinα (n = 1) und dem Beugungswinkel
θ.
C.4.1 Laterale Auﬂo¨sung nichtkonfokaler Systeme
Bleibt der halbe O¨ﬀnungswinkel α der abbildenden Linse bzw. der Eintrittswinkel der Strahlung zur
optischen Achse ausreichend klein (α < 14◦, δ < 1%), kann die Kleinwinkelna¨herung des paraxialen
Raumes verwendet werden, d.h. α ≈ sin(α) ≈ tan(α) mit cos(α) = 1. Weiterhin sollen die mono-
chromatischen Abbildungsfehler vernachla¨ssigt werden ko¨nnen. Bei der Auﬂo¨sungsdeﬁnition sind zwei
unterschiedliche Betrachtungen mo¨glich. Einerseits die Deﬁnition u¨ber eine Einzelpunktauﬂo¨sung. Diese
richtet sich hauptsa¨chlich bei konfokalen Systemen nach dem FWHM-Kriterium der Beugungsbegrenzung
homogener Strahlproﬁle (Airy pattern) oder eines Gaussproﬁles das mit unterschiedlichen Aperturgro¨ßen
beschnitten wird. Alternativ zum FWHM-Kriterium der konfokalen Mikroskopie steht die Einzelpunk-
tauﬂo¨sungsdeﬁnition, anhand der Lage der ersten Nullstellen, jeweils zwischen dem Hauptmaximum und
den 1. Nebenmaxima, sofern diese deutlich genug ausgepra¨gt sind. Oftmals treten an die Stelle der Null-
stellen deshalb lokale Minima. Andererseits existiert eine Deﬁnition der Auﬂo¨sung durch eine Darstellung
zweier unmittelbar benachbarter Bildpunkte mit dann i.d.R. identischer Helligkeit (Zweipunktauﬂo¨sung).
Da unmittelbar benachbarte Punkte eine gemeinsame Intensita¨tsfunktion bilden, besteht prinzipiell kein
Unterschied, ob eine (reine) Einzelpunktintensita¨t oder zwei benachbarte Punktintensita¨ten betrachtet
werden. Hier wird im weiteren Verlauf der Begriﬀ der ”Auﬂo¨sung“ i.d.R. als ra¨umlich kleinste La¨ngendi-
mension in der betrachteten Richtung im Ortsraum verwendet.
Kriterium nach Rayleigh
Die laterale beugungsbegrenzte Auﬂo¨sung der Weitfeldmikroskopie mit inkoha¨renter Strahlung wird i.d.R.
mit dem Rayleigh-Kriterium bestimmt (Phil. Mag., 8, 261, 1879). Hieraus resultiert ein deutlich erkenn-
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barer Abstand ∆x in der Objekt- und Bildebene. Der Faktor 1.22 in (C.94) ergibt sich aus dem Betrag
der ersten Nullstelle der Besselfunktion erster Gattung und erster Ordnung, normiert mit der Kreiszahl
π17. Fu¨r eine Punktabbildung im paraxialen Bereich des Mediums Luft, erha¨lt man (bezogen auf eine
du¨nne Linse):






Der eﬀektive Durchmesser Deff entspricht der Apertur der Linse. Die Wellenla¨nge des transmittierten
monochromatischen Lichtes ist λ. Der Ausdruck n · sin (α) wird als numerische Apertur NA bezeichnet.
Eine alternative Formulierung mit der sogenannten f-Zahl (Blendenzahl) einer Linse ergibt eine Na¨herung










und wird in dieser Form sehr ha¨uﬁg in der Laseroptik verwendet. Neben f# ist auch die Schreibweise
f/# sehr gebra¨uchlich. Hier stellt m den Vergro¨ßerungsfaktor der Linse dar.
Zwei in der paraxialen Zone nebeneinanderliegende Objektpunkte sind (nach Deﬁnition) gerade noch
als deutlich getrennt abbildbar, wenn ihre gleichintensiven ungebeugten Helligkeitsmaxima, um mehr als
eine Halbwertsbreite (FWHM des 0. Maximums) auseinanderliegen. Das Rayleighkriterium legt das 0.
Maximum der Punkte exakt in das erste Minimum des jeweils anderen Punktes (1. Nullstellen, symme-
trische Airy pattern). Geht man von einer homogen ausgeleuchteten Linse bzw. Apertur aus, betra¨gt
der vorhandene Unterschied (lokales Minimum) zwischen den ungebeugten Maxima der gemeinsamen
Intensita¨tsfunktion dann noch ca. 26.4% und entspricht einer Modulation von 0.15. Die Objektpunkte
beﬁnden sich dabei in einem La¨ngsabstand zur Linsenoberﬂa¨che von 2f  s  f. Der Abstand s bei
endlich nahen Gegensta¨nden wird bei zusammengesetzten Objektiven auch als Arbeitsabstand (working
distance) bezeichnet.
Strahldurchmesser im Fokus
Es la¨sst sich mit obiger Deﬁnition auch ein Fokusdurchmesser dAiry eines beugungsbegrenzten und zen-
trisch um die optische Achse abgebildeten monochromatischen Strahlenbu¨ndels in der Brennpunktebene
angeben. Abbildungen die nicht auf der optischen Achse liegen ko¨nnen bei nichtkorrigierten optischen
Systemen, aufgrund der ausgedehnten Kaustik, erhebliche Bildfehler aufweisen. Fu¨r eine homogen und
von einer ausreichend weit entfernten Punktstrahlquelle ausgeleuchteten du¨nnen Linse, betra¨gt der Strah-
lungsdurchmesser in den Grenzen eines ausgebildeten Airyscheibchens in der Brennpunktebene:
dAiry = 2.44 · λ f# (C.96)
Er ist dabei abha¨ngig von der Linsenausleuchtung (Apertur), d.h. dem wirksamen (eﬀektiven) Strah-
lungsdurchmesser auf der Linse. Die Deﬁnition eines Fokusdurchmessers ”spezieller“ Beleuchtung ist oft-
mals nicht eindeutig. Optische Methoden der Weitfeldmikroskopie dieser Art verbessern i.d.R. nicht die
Auﬂo¨sung (SMI, Spatially Modulated Illumination) [266]. Eine strukturierte Beleuchtung einiger fokussie-
render Methoden erfordert deshalb ggf. mehrere Ansa¨tze zur Bestimmung eines brauchbaren Fokusdurch-
messers. Ein ha¨uﬁg fu¨r radia¨rsymmetrische Laserproﬁle verwendetes Maß, ist das des IPeak/e2-Kriteriums
oder aber auch dasjenige der (zentralen) zweiten Momente (= Varianz) der Intensita¨tsverteilung. Man
17Es besteht durch umstellen der Gleichung eine einfache Beziehung zwischen Winkelauﬂo¨sung (Raumwinkel) und lateraler
Ortsauﬂo¨sung als Abstand in der Ebene, in einer Projektionsentfernung.
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kann hierbei, je nach Strahlproﬁl und Strahlbegrenzung bzw. der eﬀektiven Strahlgro¨ße auf der Linse,
Ergebnisse erhalten die von (C.96) abweichen. Im weiteren Verlauf wird der Linsendurchmesser D = Deff
i.d.R. im Sinne des eﬀektiven Strahlungsdurchmesser auf der Linse verwendet.
Kriterium nach Sparrow
Neben dem Auﬂo¨sungskriterium nach Rayleigh, ist die Interpretation des Auﬂo¨sungskriteriums nach
Sparrow bei einigen Detektionsarten anwendbar (ApJ, 44, 76, 1916). Demnach ko¨nnen zwei Objektpunkte
noch als voneinander getrennt erkannt werden, wenn ihre gemeinsame Intensita¨tsfunktion entlang ihrer
zentralen Verbindungsachse ein (lokales) Minimum aufweist, obwohl der Kontrast praktisch verschwindet.
Fu¨r inkoha¨rente Strahlung selbstleuchtender Objektpunkte, deren 0. Maxima gleichintensiv sind, gilt fu¨r
den kleinsten noch trennbaren Abstand nach Sparrow ein Vorfaktor von ca. 2.98/π:
∆x = 0.95 · f · λ
D
(C.97)
Hierbei tritt anstelle des Minimum-Kriteriums die Bedingung, daß die zweite Ableitung der (gemeinsa-
men) Intensita¨tsfunktion gegen den Beugungswinkel einen Vorzeichenwechsel durchfu¨hrt bzw. im entspre-
chenden Abstand eine Nullstelle aufweist. Dieses Kriterium greift damit auch bei einem Maximum. Eine
getrennte Bildpunktdarstellung erfordert dabei allerdings eine Entfaltung im Ortsraum (Dekonvolution).
Wa¨hrend im Falle koha¨renter Strahlung (Interferenz) das Auﬂo¨sungskriterium nach Rayleigh unvera¨ndert
gema¨ß (C.94) bleibt, sind die Punkte aber ad hoc nicht mehr als getrennt voneinander erkennbar. Das
Kriterium nach Sparrow a¨ndert sich, wenn man von einer minimalen Phasenverschiebung bzw. ∆ϕ →0
beleuchteter Punkte ausgeht (ca. 4.59/π):
∆x = 1.46 · f · λ
D
(C.98)
Das Ausmaß der Phasenverschiebung bei nichtselbstleuchtenden Objekten legt im Falle des Sparrow-
Kriteriums generell unterschiedliche Argumentationen nahe, da bei einer Phasenverschiebung um π prak-
tisch immer ein lokales Minimum der Summenintensita¨t, zwischen den sich anna¨hernden Punktinten-
sita¨ten vorhanden ist. Die Summenintensita¨t wird dabei aber durch destruktive Interferenz der Amplitu-
den extrem abgeschwa¨cht. Die physikalische Natur eines Objektpunktes ist aber (natu¨rlich) unabha¨ngig
von der Art des Kriteriums seiner Beschreibung, weshalb die Behandlung von Intensita¨tsverteilungen mit
Funktionen (bei Spektrometern und/oder Mikroskopen), die sich in der Zentrums- und Flankenvertei-
lung unterscheiden aber ein identisches FWHM-Maß besitzen, oft nur von akademischem Wert bzw. ein
gera¨tespeziﬁsches Pha¨nomen [267].
Mikroskopische Abbildung und Beleuchtung
Der Vorfaktor k, der auch oft als ”physiologischer“ Faktor bezeichnet wird, kann aufgrund unterschied-
licher Deﬁnitionen fu¨r ein bestehendes optisches System wechseln. Das Verha¨ltnis der (monochromati-
schen) Wellenla¨nge zur numerischern Apertur bleibt dagegen konstant und ha¨ngt nicht z.B. von der Art
der Beleuchtung bzw. Strahlung und deren Koha¨renz ab:
CD = k · λ
NA
(C.99)
Man erkennt, daß fu¨r die Weitfeldmikroskopie mit in der Objektebene fokussierter inkoha¨renter bzw.
teilkoha¨renter Strahlung (polychromatische Temperaturstrahler) die Abbildungen mit apochromatischen
Objektiven eine maximale laterale Punktauﬂo¨sung (CD, critical dimension) besitzen, die durch die Bre-
chungsindizes der Medien (zwischen Objekt und Objektiv) und den O¨ﬀnungswinkel des Objektivs und
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damit durch das Pha¨nomen der Beugung beschra¨nkt sind. Das Quadrat der numerischen Apertur ist
nach Abbe proportional der gesamten Beleuchtungssta¨rke des Bildes (Helligkeit des Bildpunktes). Macht
man das Auﬂo¨sungsvermo¨gen beleuchteter Objekte nach Abbe an einem minimal darstellbaren eindi-
mensionalen Gitterabstand fest, wobei das Gitter mit zur optischen Achse parallelen koha¨renten Strahlen
beleuchtet wird, dann ist mindestens das Licht einer der beiden ersten Beugungsordnungen notwendig,
um Informationen u¨ber den Gitterabstand erhalten zu ko¨nnen. Die Intensita¨t der 0. Ordnung liefert keine
Information u¨ber die Struktur. Der maximal auﬂo¨sbare minimale Gitterabstand ist dann gekennzeichnet
durch die numerische Apertur des Objektives. Diese muss mindestens dem Sinus des Winkels der ersten
Beugungsordnung(en) entsprechen, n sin(α)  n sin(θ1) = λg , und der kleinste Gitterabstand ist dann
g = λNA . Diese Situation kann praktisch nicht unterboten werden. Mit koha¨renter paralleler Strahlung
ist es demnach mo¨glich, wenn es sich bei dem betrachteten Gitter um ein reines ”Amplitudenobjekt“
handelt oder die Phase eine maximale Interferenz erlaubt, den Gitterabstand g und damit die Anzahl
der Stege noch korrekt zu bestimmen, wenn eine ”Foucaultsche Schneide“ eingesetzt wird, die die Ha¨lfte
der Pupille abdeckt, das 0. Maximum aber symmetrisch passieren la¨sst. Das erhaltene Bild ist dann um
den Faktor 0.5 kontrastschwa¨cher und es wird zusa¨tzlich nur eines der 1. Nebenmaxima u¨bertragen. Der
Gitterabstand bzw. die Anzahl der Stege im Bild wird dennoch korrekt abgebildet.
Verwendet man die Halbwertsbreitendeﬁnition der Peakintensita¨t (FWHM) fu¨r eine Einzelpunk-
tauﬂo¨sung (scanning microscopy) auch bei der Weitfeldmikroskopie, ergibt sich mit inkoha¨renter Strah-
lung als Na¨herung fu¨r die Besselfunktion J1(x) = x2·√2 , an der Stelle xFWHM = ±1.61633 und damit ein
Vorfaktor k ≈ 0.51. Betrachtet man nicht die Halbwertsbreite, sondern den I0/e2-Abstand an der Stelle
x1/e2 = ±2.58383, entspricht das einem Vorfaktor k ≈ 0.82. Mit der Besselfunktion erha¨lt man Lo¨sungen
des Kirchhoﬀschen Beugungsintegrals.
Handelt es sich um koha¨rente Strahlung und betrachtet man ein ”Phasenobjekt“ (wechselnder Bre-
chungsindex) unter Defokusbedingungen (symmetrische CTF, spha¨rische Aberration), kann die Phasen-
verschiebung in der Fourierebene des optischen Systems mit der Wellenfrontaberration (fu¨r eine Richtung













Eine Art der Beleuchtung nichtselbstleuchtender Objekte kann im Durchlichtverfahren z.B. mit einem
Kondensor erreicht werden (Beleuchtung nach Nelson). Diese Art der Beleuchtung wird gelegentlich auch
als kegelfo¨rmige oder kritische Beleuchtung bezeichnet, bei der direkt die (i.d.R. punktfo¨rmige) Licht-
quelle in der Pra¨paratebene abgebildet wird. Der Bildhintergrund weist so aber fast immer Artefakte aus
der Oberﬂa¨che der Lichtquelle auf, die oftmals sto¨rend wirken ko¨nnen. Die Abbildung ist an der Grenze
des Auﬂo¨sungsvermo¨gens meistens undeutlich, da eine Ortsunscha¨rfe auftritt. Bei biologischen Proben
wird im Durchlichtverfahren deshalb u¨berwiegend eine vera¨nderte Kondensoranordnung verwendet. Diese
gewa¨hrleistet einen einheitlich hellen Bildhintergrund ohne Artefaktabbildungen, die aus unterschiedli-
chen Ebenen stammen ko¨nnen (Linse, Lichtquelle, etc.). Durch minimale Vera¨nderung der axialen Kon-
densorposition kann die Scha¨rfeebene der Leuchtfeldblende eingeregelt und damit der Lichtstrom der ent-
sprechenden Stelle projiziert werden. Es handelt sich bei diesem Prinzip um die ko¨hlersche Beleuchtung.
Der ko¨hlersche Beleuchtungsstrahlengang bildet die Leuchtfeldblende der Durchlichtstrahlungsquelle in
der betrachteten Pra¨paratebene ab und gewa¨hrleistet so eine gleichma¨ßige Probenbeleuchtung mit einem
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einheitlich hellen Hintergrund im Bildfeld. Dies sorgt fu¨r eine optimale Kontrastbildung mit den abzu-
bildenden Strukturen des Objektes. Bei der Lichtmikroskopie nicht selbstleuchtender Objekte wird i.d.R.
mindestens die Phasenbeziehung des Lichtes bei der Propagation im Objekt vera¨ndert. Bei Reﬂexionen
an einem optisch dichteren Medium entsteht zusa¨tzlich ein Phasensprung um λ/2. Bei der Ko¨hlerschen-
Beleuchtung ist also unabha¨ngig von der Beleuchtungsquelle u¨berwiegend mit inkoha¨renter Strahlung zu
rechnen. Im Falle der Verwendung eines Kondensors im Durchlichtverfahren ist die numerische Apertur
zur Berechnung der Bildpunktauﬂo¨sung eine Zusammensetzung aus Objektiv und Kondensor (NAObjektiv
+ NAKondensor). Ein dabei theoretisch abbildungsfehlerfreier (ideal korrigierter) Kondensor kann die prin-
zipiell erreichbare laterale Auﬂo¨sung betrachteter Objekte aber nicht u¨ber die zuvor genannten Grenzen
steigern [269].
Steigerung der Auﬂo¨sung
Praktisch kann durch Verwendung von z.B. Immersionsﬂu¨ssigkeiten mit einem Brechungsindex, der in der
Gro¨ßenordnug des verwendeten Glasmaterials liegt, ein U¨bergang von einem optisch dichteren Medium
(Deckglas, Durchlicht) zu einem optisch du¨nneren Medium (Luft) vermieden werden. Werte fu¨r die NA
 0.7 werden so auch mit Objektiven einer geringen NA  0.6 mo¨glich. Man erha¨lt auf diese Weise bei
gleichbleibendem O¨ﬀnungswinkel des Objektivs, praktisch immer eine gro¨ßere numerische Apertur im
Vergleich zu Luft, da die Totalreﬂexion an der Grenzﬂa¨che zum optisch du¨nneren Medium vermieden
werden kann. Eﬀektiv bedeutet das eine Vergro¨ßerung des Eintrittswinkels18 der Strahlung. Zu beachten
bleibt, daß eine echte Detailinformation i.d.R. verlorengeht, wenn bei Weitfeldanordnungen Beugungsne-
benmaxima von der U¨bertragung ausgeschlossen werden. Vergro¨ßerungen, die keine Detailinformationen
darstellen, werden auch als ”Leervergro¨ßerung(en)“ bezeichnet. Einzelne Punkte erscheinen so lediglich
deutlicher getrennt voneinander. Eine detailliertere Darstellung strukturierter Objekte erfordert, wie zu-
vor erwa¨hnt, mindestens die 1. Nebenmaxima. Es verbleibt als letzte Option mit monochromatischen
Anordnungen noch die Mo¨glichkeit, die eingesetzte Wellenla¨nge zu verringern, um in einer Apparatur
noch eine ho¨here Auﬂo¨sung erreichen zu ko¨nnen.
C.4.2 Laterale Auﬂo¨sung konfokaler Systeme
In konfokalen Auﬂichtmikroskopen verwendet man zur Beleuchtung (Reﬂexion, Fluoreszenz) und Abbil-
dung von Punktintensita¨ten ein und dasselbe Objektiv. Die Optiken konfokaler Mikroskope zeigen prin-
zipiell kein anderes Auﬂo¨sungslimit, als das des konservativen Rayleigh-Kriteriums. Es wird dabei aber
nicht unmittelbar gleichzeitig aus einer Beleuchtung des gesamten Objektes eine Abbildung erstellt, wie in
der Weitfeldmikroskopie. Das Bild wird aus diskreten Punkten (Punktintensita¨ten) einzeln und nachein-
ander rasternd aufgebaut. Dies ermo¨glicht die Anwendung einer realen Einzelpunktauﬂo¨sung, gema¨ß der
Nullstellenlage oder alternativer Deﬁnitionen z.B. der Halbwertsbreite einer Intensita¨tsverteilung [269].
Das Haupteinsatzgebiet konfokaler Systeme in der biologischen Forschung ist die Fluoreszenzmikrosko-
pie. Hier wird die erreichbare laterale Auﬂo¨sungssteigerung, aufgrund von i.d.R. vollsta¨ndig inkoha¨renter
Strahlung der selbstleuchtenden Objektpunkte, im Zusammenhang mit sehr kleinen Detektionspupillen
maximal. Konfokale Systeme mit einer Detektionspupillengro¨ße zwischen 1 AU und 5 AU (AU = Airy





18Eine einfache Beispielrechnung zeigt, daß durch Verwendung eines Immersionso¨ls (z.B. Zederno¨l) mit Brechungsindex
n ≈ 1.5 mit einem Objektiv einer NA = 0.6 an Luft (α ≈ 37◦, Luft) eine Vergro¨ßerung des Winkels θ → 65◦ (NA=1,36)
erreichet werden kann. Die laterale Bildpunktauﬂo¨sung der Weitfeldmikroskopie wu¨rde sich dabei dem theoretischen Limit
von d ≈ λ/2 na¨hern.
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reduzieren aber gegenu¨ber dieser den Streulichtanteil der Abbildung und fu¨hren damit i.d.R. zu einer
deutlichen Kontrastverbesserung. Erst bei Blendengro¨ßen im Bereich von D  0.25 AU verbessert sich










bzw. unter Verwendung der gemittelten Wellenla¨nge aus Anregungs- und Fluoreszenzlicht,











Ein weiterer Vorteil betriﬀt die axiale Auﬂo¨sung.
C.4.3 Axiale Auﬂo¨sung
Weitfeldmikroskopie
Auch die axiale Auﬂo¨sung (entlang der z-Achse) der Weitfeldmikroskopie und der konfokalen Mikro-
skopie ko¨nnen durch das Konzept der dreidimensionalen iPSF (3D-iPSF) beschrieben werden [269]. Die
Scha¨rfentiefe (DOF, depth of ﬁeld) la¨sst sich, wie die laterale Auﬂo¨sung mit der Wellenla¨nge und der
numerischen Apertur berechnen. Fu¨r den Bereich in dem die axiale Intensita¨tsverteilung in etwa 80% der





Der Mindestabstand ∆z zweier axial hintereinanderliegender Punkte kann dann fu¨r sichtbares Licht durch












wobei M dem Vergro¨ßerungsfaktor entspricht. Bei Verwendung von Weißlichtquellen (polychromatisches
Licht) wa¨hlt man i.d.R. eine mittlere Wellenla¨nge im sichtbaren Bereich, λ = 0.55µm, bzw. die Wel-
lenla¨nge, fu¨r die der Sensor am empﬁndlichsten ist. Mit korrigierten Apochromaten eines Strehl-Wertes
von SR  0.8 bleibt der chromatische axiale Bildpunktfehler, ∆s′  DOF , dann i.d.R kleiner als die
errechnete Scha¨rfentiefe. Das hat zur Folge, daß ein nicht wellenla¨ngenauﬂo¨sender Detektor (Sensor),
ho¨chstens eine axiale Intensita¨tsverteilung gema¨ß Gleichung (C.105) wahrnimmt. Fu¨r den Abstand des
0.Maximums zum ersten axialen Minimum (Peak-to-Valley) in einer 3D-iPSF gilt dabei na¨herungsweise
fu¨r den Objektraum die Beziehung:
∆zPV = 1.77 · nλ(NA)2 (C.107)
xy-Ebenen außerhalb der Fokusebene (z = f) werden als Defokus(ebenen) bezeichnet. Da in der Weit-
feldmikroskopie Strahlung aus Defokusebenen nicht ausgeblendet werden kann, tragen diese im Pra¨parat
zur Helligkeitsverteilung im Bild bei (Zerstreuungskreis). Eine reale optische Schnittdicke in einem aus-
gedehnten Pra¨parat kann deshalb im Falle der Weitfeldmikroskopie nicht mit ausreichender Genauigkeit
angegeben werden.
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Konfokalmikroskopie
Anders ist hingegen die Situation bei konfokalen Anordnungen/Apparaturen. Die eﬀektive axiale Auﬂo¨sung
ha¨ngt hier, wie auch bei der lateralen Auﬂo¨sung, entscheidend von der Blendengro¨ße D des Detektors
ab. Man erha¨lt so eine Auﬂo¨sung, die im Sinne einer echten Punktauﬂo¨sung im Raum zu verstehen ist.




n−√n2 − (NA)2 (C.108)
Eine echte optische Schnittdicke, die nach dem axialen Auﬂo¨sungs-Kriterium der 3D-iPSF mit einer
Pupillengro¨ße zwischen 1 AU < D < 5 AU erhalten werden kann, betra¨gt dann bei Fluoreszenzmessungen,











Verkleinert man die Blendengro¨ße weiter, auf Werte D < 0.25 AU, dann entsprechen sich die optische
Schnittdicke und die axiale Auﬂo¨sung und man erha¨lt unter Beru¨cksichtigung des Stokes-Shifts einer
Fluoreszenzmessung, mit einer gemittelten Wellenla¨nge λ¯, zuru¨ckgerechnet auf den Objektraum in etwa:
d =
0.64λ¯(





(zmin+ − zmin−) (C.111)
mit zmin+ ,zmin− dem Abstand der ersten axialen Minima zum 0.Maximum.
Axial ho¨chstauflo¨sende konfokale Laser-Mikroskope, bei denen dieses Kriterium noch unterboten werden
kann, sind sogenannte 4π-Mikroskope. Die Beleuchtung bzw. Anregung und Abbildung wird dabei mit
einer Strahlquelle (Laser) u¨ber einen Strahlteiler und zwei koaxiale Objektive hergestellt. Das Objekt
liegt in der konfokalen Infokusebene beider Objektive. Entstehendes Fluoreszenzlicht wird dabei aus der
4π-Anordnung, durch die koaxialen NA’s beider Objektive gesammelt und vor der Detektion phasengenau
u¨berlagert [364].
C.4.4 Nyquist-Kriterium
Eine Beziehung, die die kleinstmo¨gliche Objektgro¨ße fu¨r optisch rasternde Systeme zusammen mit der nu-
merischen Apertur und einem gewa¨hlten Auﬂo¨sungskriterium festlegt, ist die sogenannteNyquist-Frequenz
fN . Sie wird in der Literatur nicht immer einheitlich deﬁniert und verwendet. Die laterale Auﬂo¨sung von
Objekten ist i.d.R. von der Rasterrichtung und der Lage des abzubildenden Objektes abha¨ngig. Die Ab-
tastfrequenz fa einer Rasterung muss zur Darstellung eines periodischen Signales mindestens gro¨ßer als
der doppelte Betrag der Signalfrequenz bzw. dem hochfrequentesten Anteil (Frequenzband) fs sein, um
Aliasing-Eﬀekte (undersampling) zu vermeiden:
fa  2 · fs (C.112)
In manchen Referenzen wird die Gleichung fa = 2fs auch als Nyquist-Rate bezeichnet. Die Nyquist-
Frequenz fN entspricht dann dem ho¨chsten Frequenzanteil, der aus einer Dekonvolution bzw. einer inver-
sen (diskreten) Fouriertransformation, noch als eine urspru¨ngliche analoge Signalkomponente rekonstru-
iert werden kann. Anteile ho¨herer Frequenzen werden deshalb i.d.R. ausgeblendet (Tiefpassﬁlterung). Die
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urspru¨nglich von C.E. Shannon vorgeschlagene Deﬁnition der Nyquist-Frequenz entspricht der halben





Abtastfrequenzen u¨ber der Nyquist-Rate ko¨nnen ebenso zu Aliasing-Eﬀekten fu¨hren (oversampling). In
Abha¨ngigkeit der Art der Messung kann hieru¨ber eine Steigerung der Auﬂo¨sung erreicht werden. Im
Zusammenhang mit einer ADC-Detektion wird dabei fu¨r jedes n. bit einer zusa¨tzlichen Auﬂo¨sung ein
Oversamplingfaktor von 4 beno¨tigt, gema¨ß:
faos = 4n · fa







Einige statistische und physikalische
Deﬁnitionen
Da die Gaussverteilung zur Beschreibung/Approximation von zufallsverteilten Messwerten in vielerlei
Hinsicht von zentraler Bedeutung ist, werden im folgenden kurz wichtige Beziehungen zu untersuchender
Populationen angegeben und auf diese Verteilung bezogen [219] [45] [368]. Fu¨r eine stetige Funktion von
reellen Messwerten f(x) (Dichtefunktion) soll gelten:∫ ∞
−∞
f(x) dx = 1 (D.1)





In realen Messwertverteilungen ist der wahre Wert X i.d.R. unbekannt und bei diskreten Messwertver-
teilungen mit n Messwerten entspricht der arithmetische Mittelwert einer Stichprobe x¯ = 1n
∑n
i=1 xi.
Der Erwartungswert diskreter reeller Messwerte ist die Summe der Produkte von Messwerten und ihren
Wahrscheinlichkeiten (relative Ha¨uﬁgkeiten). Kann man die Anwesenheit des Bias ausschliessen, wird
der arithmetische Mittelwert x¯ einer Verteilung i.d.R. als bester Scha¨tzer fu¨r den wahren Wert X ange-
nommen. Der zufa¨llige wahre Fehler ei einer Einzelmessung xi ist dann ei = xi - X und die Wurzel der













Der wahre Fehler des arithmetischen Mittelwertes ist E = x¯ −X . Gedanklich kann man eine abza¨hlbar
unendliche Grundgesamtheit (x ∈ N) in sehr viele kleinere Teilpopulationen (mit hinreichend vielen
Werten) aufteilen. Jede der Populationen bildet ihrerseits Mittelwerte aus, die wiederum eine Verteilung
erzeugen, die Verteilung der Mittelwerte. Diese Verteilung der Mittelwerte hat die Standardabweichung
σm, die Standardabweichung der Grundgesamtheit wird hier mit σ bezeichnet. Eine einzelne Meßreihe ist
nun eine zufa¨llige Teilpopulation aus vielen mo¨glichen Teilpopulationen und ihr Mittelwert ein Element
der Menge der Mittelwertpopulation. Der Fehler des Mittelwertes einer Population, hier als E bezeichnet,
steht mit dem Fehler der Einzelmessung ei in Beziehung:










Kapitel D Seite 502


























. Daraus ergibt sich die Beziehung der





Eine weitere Bezeichnung fu¨r die Standardabweichung des Mittelwertes ist auch Standardfehler. Er wird
kleiner, je gro¨ßer die untersuchte Population wird. Da bei realen Messungen aber nie der wahre Wert X als
Bezug in Frage kommt, da dieser i.d.R. meist unbekannt ist, wa¨hlt man den Weg u¨ber eine Scha¨tzung von
X . Hierzu werden die Abweichungen der Einzelmessungen zu einem festen Wert c berechnet, di = xi− c.
Die di werden auch als Residuen bezeichnet und fu¨r c wa¨hlt man i.d.R. den arithmetischen Mittelwert
der Stichprobenmessungen oder einen gerundeten Wert von diesem. Fu¨r kleine di gilt dann |c−X |  1.
Besonders im Zusammenhang mit den quadratischen Abstandsmaßen wa¨hlt man das arithmetische Mit-
tel als Bezugsgro¨ße, denn die absolute Diﬀerenz:
∑n
i=1 (xi − x¯)2 
∑n
i=1 (xi − c)2 besitzt die sogenannte








Zusammen mit der Deﬁnition der wahren meistens aber unbekannten Fehler u¨ber die bekannten Mess-














e2i − E2 (D.8)
Die Stichprobenmessungen ermitteln also i.d.R. nicht die wahren Fehler, sondern nur scheinbare Fehler.
Bei der Massenbestimmung mittels Massenspektrometrie sind die theoretischen Massen der untersuchten
Ionen dagegen sehr genau bekannt und die Fehler der Massenabweichung entsprechender Messungen
bilden hier den exakten Fehler bis zu einer bestimmten Genauigkeit ab. Theoretisch kann u¨ber eine








= σ2 − σ2m (D.9)



















eine Scha¨tzung vornehmen. Als bester Scha¨tzer gilt die aus der Messpopulation
erhaltene Gro¨ße s2. Hierdurch wird dann eine Abscha¨tzung von σm und σ2m bei unbekanntem X aus den
erhaltenen Stichprobenmesswerten mo¨glich:
σm ∼= s√







(xi − x¯)2︸ ︷︷ ︸
Sxx
= S2 (D.11)
1Die Minimumeigenschaft des Medians gilt fu¨r
∑n
i=1 |xi − x˜0.5| 
∑n
i=1 |xi − c|.
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Dieser Zusammenhang wird oft als empirische Stichprobenstandardabweichung S bzw. korrigierte empiri-
sche Varianz S2 bezeichnet. Die korrigierte empirische Varianz ist ein erwartungstreuer Scha¨tzer der Va-
rianz der Grundgesamtheit, die empirische Stichprobenstandardabweichung fu¨r die Standardabweichung
der Grundgesamtheit i.d.R. dagegen nicht. Nach der sogenannten Jensenschen Ungleichung, angewandt




E(S2) = σ, ist die empirische Stichprobenstandardabwei-
chung oft geringer als die Standardabweichung der Grundgesamtheit, unterscha¨tzt diese also.
Nimmt man an, daß die Stichpropenpopulation aus einer Grundgesamtheit stammt die einer Normalver-
teilung entspricht, gibt es noch eine weitere Mo¨glichkeit zur Abscha¨tzung von σm. Man fu¨hrt dazu die hier
mit r bezeichnete Gro¨ße, als mittleren Betrag der Residuen u¨ber n Messungen ein, r = 1n
∑n
i=1 |di|. Bildet




〉1/2 sowie der mittleren Abweichung ρ = 〈r〉. Wenn auch diese Verteilung der Mittelwerte















Fu¨r 〈r〉 kann als bester Scha¨tzer r dienen, fu¨r eine Approximation von √π2 ≈ 5/4. Damit erha¨lt man die






















Bei einer Gaussverteilung ist eine Abscha¨tzung von σm u¨ber Peters Formel um ca. 7% gro¨ßer als die u¨ber
S. Eine solche Fehlerabscha¨tzung ist also tendenziell etwas ungenauer.
D.1 Die Gaussverteilung
Legt man als stetige Dichtefunktion der reelwertigen Messwerte eine Gaussverteilung f(x) = e−
x2
2 zu
Grunde, fu¨hrt eine Normierung hinsichtlich der Fla¨che durch und bestimmt die Lageparameter µ und σ













ϕ(z) ist mit der Transformation z = x−µ/σ, die allgemeine Form, in die jede Normalverteilung zu einer
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Besonders im Zusammenhang mit Tests ist man daran interessiert, welcher Anteil einer Messpopulati-
on in einem bestimmten Intervall einer Messwertverteilung anzutreﬀen ist. Dieser entspricht bei stetigen
Verteilungen dem Integral der Dichtefunktion in bestimmten Grenzen. Der wahre Wert X einer zufallsver-
teilten Gro¨ße wird im Zusammenhang mit der Gaussverteilung in der Literatur oft mit µ bezeichnet und
X als Zufallsgro¨ße. Es liegen 50 Prozent aller Messwerte einer zweiseitigen Normalverteilung innerhalb
der Grenzen von µ± 0.67σ. Da eine geschlossene Integration nicht mo¨glich ist, wird die Verteilungsfunk-
tion der Gaussfunktion, wie die Dichtefunktion numerisch approximiert. Nach (D.1) ist das Integral u¨ber
alle Werte = 1 und im Fall der Gaussfunktion erha¨lt man u¨ber ein Zweifachintegral mit Polarkoordi-
naten den Wert 2π. Die gaußsche Dichtefunktion ist damit durch den Faktor 1/
√






















beziehungsweise nach einer Transformation und Substitution der Integrationsgrenzen φ(z) oftmals auch
als φ0,1(z) bezeichnet sowie φ0(z), das gaußsche Fehlerintegral, das fu¨r diskrete z ∈ R+ in Tabellen
vertafelt ist. Negative Werte sind mit der Beziehung φ0(−z) = 1-φ0(z) zu berechnen, Zwischenwerte
kann man durch Interpolation erhalten. Im Prinzip kann somit jede Normalverteilung mit beliebigem
µ und σ2, N(µ, σ2) als Standardnormalverteilung N(0, 1) behandelt werden, wenn eine entsprechende
lineare Transformation:
X ∼ N(µ, σ2) =⇒ X−µσ = Z ∼ N(0, 1)
und im Anschluss eine Substitution der Integrationsgrenzen erfolgt. Das gaußsche Fehlerintegral φ0(z) in







2/2 dy = φ(z)− 1
2
(D.20)















In den entsprechenden Tabellen geben die Werte des gaußschen Fehlerintegrals die Wahrscheinlichkeit
dafu¨r an, daß bei bekannter Streuung σ2 zu einem bestimmten Fehlerniveau (α) ein Prozentsatz der
Daten bzw. der Mittelwert der Verteilung innerhalb bestimmter Vertrauensgrenzen liegt. Die normier-




σ = Z¯ ∼ N(0, 1) ; X−µσ = Z ∼ N(0, 1) , fu¨r n  1.
Wobei X¯ der aus den Messungen bekannte Mittelwert der Mittelwertverteilung ist. Die Werte von In-
tervallgrenzen x1, x2 von hinsichtlich µ und σ2 beliebig gaussverteilter Zuvallsvariablen ko¨nnen dabei in
die Werte z1,z2 der Standardnormalverteilung u¨bertragen werden und als Schranken Verwendung ﬁnden.
Die Dichtefunktion der Mittelwertverteilung liegt dabei ”enger“ um den Wert µ, als eine Dichtefunktion
aus der Grundgesamtheit. Es gilt fu¨r die Wahrscheinlichkeit P mit zu bestimmenden Schranken ε:
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In einer ”Entfernung“ von ho¨chstens µ± 3σ liegen ca. 99.8% aller Werte der Standardnormalverteilung.
Wa¨hlt man z.B. ε = 0.5σ, folgt, daß bei einem Stichprobenumfang von n=49, x¯ mit einer Sicherheit von
99.95% maximal von µ um ±0.5σ entfernt liegt. Wenn eine Irrtumswahrscheinlichkeit α vorgegeben wird,
soll der Zusammenhang gelten:
P (|Z|  ε) = 2φ(ε)− 1 = 1− α
Die Tabellenwerte entsprechen dann ε = ε(α). Durch die Beziehung |Z|  ε(α) erha¨lt man damit so-
genannte Vertrauensgrenzen, die ein Intervall (Konﬁdenzintervall) x¯ ± σ√
n
ε(α) mit einem Konﬁdenzni-
veau 1-α beschreiben. Der entsprechende Wert ε der Verteilung zu einer Wahrscheinlichkeit P wird als
P-Quantil bezeichnet. Das P-Quantil gibt die obere Schranke an, die P-% aller Werte der Verteilung
entha¨lt.
Die Approximation der Verteilungsfunktion φ(x) der Standardnormalverteilung nach Hastings fu¨r x > 0
ist:
φ(x) ∼= 1− 1√
2π
· ex2/2 · (a1t + a2t2 + a4t4 + a5t5)
mit
t = 11+bx , a1 = 0.31938153, a2 = −0.356563782, a3 = 1.781477937, a4 = −1.821255978, a5 = 1.330274429
Weiterhin kann fu¨r eine beliebige, also nicht zwingend normalverteilte, Zufallsgro¨ße die sogenannte mitt-
lere Abweichung der Verteilung, der mittlere Fehler ρ ermittelt werden:
ρ = 〈|e|〉 =
∫ ∞
−∞
|x−X |f(x) dx (D.22)




















Im Falle einer Fehlernormalverteilung ist die Wahrscheinlichkeit, daß der auftretende Fehler den Wert
fu¨r ρ nicht u¨bersteigt (P(|e|  ρ)) = 2φ(ρ/σ)-1 = 0.576 und damit ca. 57.6 %. Weiterhin wird auch der
Begriﬀ der Genauigkeit h und der des wahrscheinlichen Fehlers γ im Zusammenhang mit einer Gaus-




πρ. Der wahrscheinliche Fehler
steht mit z.B. dem mittleren Fehler in Beziehung und entspricht einer oberen Schranke fu¨r den Betrag
des absoluten Fehlers, γ = 0.4769
√
π ρ.
Betrachtet man allgemein die ermittelte Varianz und die Standardabweichung einer gaussverteilten
Zufallsgro¨ße, kann auch fu¨r diese ein Fehler u angegeben werden. Der Fehler der Varianz ist u = s2−〈s2〉.
Der relative Fehler von s2 betra¨gt ungefa¨hr u/s2 ≈ [2/(n − 1)]1/2 sowie der relative Fehler von s bei
ausreichend großen Stichproben approximiert in etwa die Ha¨lfte dieses Wertes
√
u/s ≈ [1/(2n− 2))]1/2.
Praktische Berechnung von S
Da im Zusammenhang mit numerischen Berechnungen die Verwendung der Einzelmesswerte fortlau-
fend erfolgt und der arithmetische Mittelwert des jeweiligen Anteils vom Stichprobenumfang dabei nicht
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konstant bleiben muss, kann die empirische Standardabweichung S sukzessive u¨ber die Berechnung der































Abbildung D.1: Plott einiger stetiger Dichte- und Verteilungsfunktionen.
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Abbildung D.2: Fehlerentwicklung nach der Anzahl voneinander unabha¨ngiger Ereignisse.
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D.1.1 Drittes und viertes Moment einer eingipﬂigen Verteilung











i=1 (xi − x¯)2
)3 = µ3σ3 (D.26)
Dabei sind Verteilungen mit g1 < 0 linksschief sowie rechtsschief wenn g1 > 0 gilt und symmetrisch bei
exakt g1 = 0. Das vierte Moment, daß auch Exzess, Kurtosis oder Wo¨lbung genannt wird, zeigt die relative












i=1 (xi − x¯)2
)2 − 3 = µ4σ4 − 3 (D.27)
Fu¨r g2 < 0 gilt ein gegenu¨ber der Normalverteilung verringertes Maximum (platykurtisch, subgaus-
sfo¨rmig), fu¨r g2 > 0 ein gegenu¨ber der Normalverteilung erho¨htes Maximum (leptokurtische, supergaus-
sfo¨rmig). Die Wo¨lbung einer Normalverteilung ist dementsprechend g2 = 0 bzw. µ4/σ4 = 3 (mesokur-
tisch).
D.1.2 Der Korrelationskoeﬃzient
Eine weitere Beziehung der explorativen Datenanalyse, die hier erwa¨hnt werden soll, ist die Korrelation
zweier metrisch skalierter Datensa¨tze durch einen repra¨sentativen Zahlenwert. Von Bedeutung ist dies bei
der Flugzeitmassenspektrometrie u.a. bei der Kalibrierung von Ionenmassen anhand gemessener Flug-







(xi − x¯)(yi − y¯)︸ ︷︷ ︸
:=Sxy
(D.28)
mit Sxy der Summe der gemischten Abweichungsquadrate. Kennt man die empirischen Standardabwei-






Die Division durch die Stichprobenstandardabweichungen (Sx, Sy) entspricht dabei einer Normierung.














































Fu¨r den Korrelationskoeﬃzienten gilt -1 rxy  1. Er macht eine Aussage u¨ber einen linearen Zusammen-
hang der untersuchten Datensa¨tze. Ein Wert von rxy = ±1 entspricht dabei einer perfekten Korrelation.
Der Wert rxy = 0 zeigt dagegen vollkommen unkorrelierte Daten an, fu¨r die kein linearer Zusammenhang
vorliegt. Die Bereiche zwischen diesen Extremwerten werden in der Regel in Intervalle zusammengefasst:
0 < |rxy|  0.5 schwache Korrelation,
0.5 < |rxy|  0.8 mittlere Korrelation,
0.8 < |rxy|  1 starke Korrelation.
Nichtlineare funktionale Zusammenha¨nge ko¨nnen nicht erkannt werden. Fu¨r mehr als zwei zu vergleichen-
de Merkmale (multivariate Datensa¨tze) ko¨nnen paarweise Vergleiche in sogenannten Korrelationsmatrizen
erfolgen. Mo¨chte man eine relative Abscha¨tzung daru¨ber erhalten, wieviele der untersuchten Daten eines
Datensatzes, durch die Korrelation mit den Daten des zweiten (abha¨ngigen) Datensatzes erkla¨rt werden
ko¨nnen, bildet man das Quadrat des Korrelationskoeﬃzienten r2xy als sogenanntes Bestimmtheitsmaß.
D.1.3 Vertrauensbereiche fu¨r Punktscha¨tzer
Arithmetisches Mittel
Geht man von Daten aus deren Verteilungsart und Varianz unbekannt sind, ist zur Ermittlung von
Erwartungswerten (soweit dies mo¨glich ist) i.d.R. ein Umfang von n  50 voneinander unabha¨ngiger
Einzelmessungen no¨tig. Bei normalverteilten Daten mit bekannter Varianz kann in Abha¨ngigkeit der








angegeben werden. Dabei entspricht Z¯ der normierten Zufallsvariable Z¯ = X¯−µσ
√
n. Das Konﬁdenzin-
tervall gibt damit Grenzen an, die die Lage von 1-α Prozent aller Messwerte einschliesst. Geht man bei
den vorliegenden Daten von einer Normalverteilung aus, kennt aber ihre Varianz nicht, kann zwar wie
zuvor bei bekannter Varianz ein Konﬁdenzintervall angegeben werden, dieses ist aber i.d.R. breiter. Die
zugrundeliegende Dichte der Mittelwerte ist dann selbst nicht mehr normalverteilt, sondern entspricht
der sogenannten t-Verteilung, X¯−µS
√
n ∼ tn−1 (Gosset, Student’sche t-Verteilung). Die unbekann-
te Varianz σ2 muss aus der Stichprobenvarianz gescha¨tzt werden und die Na¨herung hierzu wirkt sich
besonders fu¨r kleine Stichprobenumfa¨nge (n<30) auf das vierte Moment (Exzeß) der Normalverteilung






= 1 − α erha¨lt man das 1 − α








S ist die empirische Stichprobenstandardabweichung. Die t-Verteilung steht mit der Standardnormalver-
teilung aber u¨ber die χ2-Verteilung (diese ist normalverteilt) in Zusammenhang: tn = N(0, 1)/
√
χ2n/n.
Ab einer Messwertanzahl n > 100 kann die t-Verteilung dann wieder durch eine Standardnormalvertei-
lung approximiert werden. Bei einem gleichen Konﬁdenzniveau zu 1-α erha¨lt man allerdings fu¨r die
t-Verteilung immer noch ein etwas gro¨ßeres Intervall, als fu¨r eine Standardnormalverteilung. Bei einem
α = 5% entsprechend x¯± 1.96 σ√
n
.
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Varianz und Standardabweichung
Es kann auch fu¨r die Varianz und die Standardabweichung ein Konﬁdenzintervall angegeben werden,
wenn man eine Normalverteilung voraussetzt. Der Scha¨tzwert fu¨r die Varianz aus der Stichprobenvarianz



















D.1.4 χ2-Verteilung, Cauchy-Lorentz-Verteilung und Entropie der Informat-
ion








mit Γ der Gammafunktion, wobei fu¨r ganzzahlige Werte x = n gilt: Γ(n) = (n − 1)!, Γ(n + 1) = n! und
fu¨r 0 < x < 1, Γ(1− x) = πΓ(x)·sinπx .
Aus der student’schen t-Verteilung erha¨lt man fu¨r den Spezialfall n=1 und Γ(1/2) =
√
π die Cauchy-





(x− x0)2 + γ2 ,












Mit x0 = 0 (dem Median) und dem HWHM-Breitenmaß2 γ = 1, erha¨lt man die Standard-Cauchy-Lorentz-
Verteilung bzw. die t-Verteilung mit einem Freiheitsgrad, deren Dichte dann f(x) = 1π(1+x2) entspricht.
Fu¨r die Cauchy-Lorentz-Verteilung sind Mittelwert, Standardabweichung und Varianz nicht deﬁniert.
Wenn man fu¨r x0 = 0 annimmt, wird die Varianz unendlich. Die Entropie der Standard-Cauchy-Lorentz-
Verteilung betra¨gt H(x) = ln(4πγ). Der Quotient zweier unabha¨ngiger und normalverteilter Zufallsgro¨ßen
ist Cauchy-Lorentz-verteilt. In der Physik wird die Verteilung i.d.R. nur als Lorentz-Verteilung bezeichnet.
Die χ2-Verteilung ist ein geeignetes Werkzeug, um A¨hnlichkeiten in Distanzen und umgekehrt Di-
stanzen in A¨hnlichkeiten gegenu¨bergestellter Verteilungen zu transformieren [303]. χ2-Verteilung und
Gammafunktion liegen als numerische Approximationen in Tabellenform vor [219]. Die Entropie H, nach
der Deﬁnition aus der Informationstheorie, kann u¨ber die Chi2-Verteilung der Zufallsvariablen mit den








dx ; H = f(P ) = K · ln(P )
bzw. im Fall diskreter Ereignisse als Funktion der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses dargestellt werden.
Mit P der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses als Anzahl der gu¨nstigen Fa¨lle zur Anzahl der mo¨glichen
Fa¨lle. Als Einheit der Entropie wird in der Informationstechnik ha¨uﬁg das Bit (binary digit) verwendet,
womit K = -1/ln(2) = -1.443 und damit:
H = −1.443 ln(P ) = − log2(P )
2HWHM = Half-width at half-maximum.
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Setzt man fu¨r K die Boltzmannkonstante k ein (Tabelle X.xx), kann der Informationsgehalt auch formal in
(thermodynamischen) Entropieeinheiten [J/K] angegeben werden. Es ist mit der Deﬁnition der Entropie
aus der Informationstheorie z.B. mo¨glich den (formalen) Informationsgehalt eines Proteins zu berechnen
[369]. Dies macht die Annahme einer bestimmten a priori Wahrscheinlichkeit fu¨r das Auftreten einer
Aminosa¨ure erforderlich, die i.d.R. aus statistischen Erhebungen bekannter Proteine ermittelt werden3.
Die Entropie kann also im Sinne eines Erwartungswertes des Informationsgehaltes von Zeichen ni einer
Menge N (Alphabet) in einer Reihe von n ausgewa¨hlten Zeichen betrachtet werden, ohne dabei zuna¨chst
na¨her auf eine bestimmte Abfolge dieser Zeichen einzugehen. Haben dabei n diskrete Zeichen die bina¨re
Auspra¨gung: abwesend = 0 oder anwesend = 1, wobei pi die Wahrscheinlichkeit Anwesenheit anzeigt,





Die maximale Entropie ist dabei diejenige, die bei einer Gleichverteilung aller Zeichen bzw. den Einzel-
























pi logn(pi)  1

































= 2.04 [ bit ]
Die Werte der Entropie sind mit Ausnahme der diﬀerentiellen Entropie (Blockentropie), in der hier
verwendeten Weise immer positiv. Die diﬀerentielle Entropie der Normalverteilung hat im Vergleich mit
anderen Verteilungen gleicher Varianz4 die gro¨ßte Entropie [370]. Die Normalverteilung bietet neben
z.B. der Cauchy-Lorentzverteilung in der Bildverarbeitung die Mo¨glichkeit zu einer Approximation der
iPSF von Punktabbildungen und kann so im Zusammenhang mit der Maximum-Entropie-Methode z.B.
zur Rauschreduktion eingesetzt werden [290]. In [88] wird im Rahmen einer PCA (Principal Compo-
nent Analysis) eine durch Entropieberechnungen gestu¨tzte U¨berlagerung von TIC-Teilbildern (Total Ion
Count) verwendet, um aus diesen automatisch gro¨ßere Mosaikbilder zu erzeugen.
3Die Prima¨rstruktur eines Proteins in Bezug auf die gebildeten Sekunda¨rstrukturmotive bzw. Supersekunda¨rstrukturen
und ihre ra¨umliche Anordnung.
4Diskrete Laplace-Verteilung, H(x) = 1.94 [bit]; stetige Gleichverteilung H(x) = 1.79 [bit].
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D.1.5 Die Kombinatorik diskreter Ereignisse und die Poisson-Verteilung
Permutationen und Kombinationen
Sogenannte Bernoulli-Experimente sind Zufallsexperimente, bei denen lediglich zwei Mo¨glichkeiten bzw.
Ereignisse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintreten ko¨nnen (z.B. das Element kommt vor oder
nicht). Laplace-Wahrscheinlichkeiten sind fu¨r das Auftreten aller mo¨glichen Elemente einer Menge gleich,
so z.B. die Wahrscheinlichkeit fu¨r das Auftreten der Zahlen eins bis sechs beim fairen Wu¨rfeln. Interes-
siert man sich fu¨r das Auftreten eines Elementes in einer Reihe von mehreren Elementen mit Laplace-
Wahrscheinlichkeiten, gelten fu¨r die Anordnungs- und Kombinationsmo¨glichkeiten der Elemente folgende
Regeln.
• Sind alle betrachteten n Elemente unterschiedlich, so gibt es n! mo¨gliche Anordnungen der einzel-
nen Elemente.
• Sind von den betrachteten n Elementen r Sorten verschiedener Elemente mit der Anzahl ni vorhan-
den, dann ergeben sich n!n1!·...·nr! Mo¨glichkeiten.
Die Anordnungen werden auch als Permutationen (Vertauschungen) bezeichnet. Kombiniert man in einer
Reihe von insgesamt n Elementen k unterschiedliche Elemente (k  n), erha¨lt man
• unter Beru¨cksichtigung der Reihenfolge genau n!(n−k)! verschiedene Mo¨glichkeiten (Variationen).
• Bleibt die Reihenfolge der Elemente unberu¨cksichtigt sind es dagegen (nk) = n!k!(n−k)! Mo¨glichkeiten
(Kombinationen).
Ko¨nnen die k Elemente sich dabei mehrfach in der Reihe wiederholen erha¨lt man
• unter Beru¨cksichtigung der Elementreihenfolge nk Mo¨glichkeiten (Variationen)
• und ohne Beru¨cksichtigung der Reihenfolge (n+k−1k ) = (n+k−1)!k!(n−1)! Mo¨glichkeiten (Kombinationen).
Spielt die Reihenfolge der Elemente eine Rolle, spricht man von Variationen. Ist die Reihenfolge ohne
Bedeutung werden die unterschiedlichen Mo¨glichkeiten als Kombinationen bezeichnet.
Poisson-Verteilung
Die Poisson-Verteilung ist eine dirskrete Verteilung bei der fu¨r sehr viele Mo¨glichkeiten n aber nur sehr
wenige wahrscheinliche Ereignisse k, aus der Binomialverteilung erhalten werden ko¨nnen. Sie stellt da-
mit bei einer Vorannahme u¨ber einen Erwartungswert λ (Mittelwert, Varianz) die Wahrscheinlichkeit
fu¨r das Eintreten seltener Zufallsereignisse k unter vielen mo¨glichen Ereignissen dar. Die Zeit die zwi-
schen dem eintreten zweier seltener Ereignisse vergeht ist in naturwissenschaftlichen Anwendungen oft




Der Wert λ (positive reelle Zahlen ohne 0) ist gleichzeitig Mittelwert und Varianz der Verteilung. Fu¨r
große λ kann sie durch eine Gaussverteilung approximiert werden:
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D.2 Allgemeine Strahlungsparameter
L in D.36 entspricht der Leuchtdichte [cd/m2] (physiologisch) bzw. der Strahlungsdichte [W/m2] und be-
schreibt das Verha¨ltnis der von einer Quelle raumwinkelabha¨ngig (ϑ) ausgestrahlten Lichtsta¨rke I[cd/sr]









Ω entspricht einem Raumwinkel und ist dimensionslos (sr = Steradiant). Bei Punktstrahlern bilden die
Fla¨chen gleicher Leistungsdichte im Abstand r (Radius) eine Kugel. Fu¨r den Lichtstrom bzw. den Strahl-
ungsﬂuss isotroper Lichtquellen (Punktstrahler) gilt, daß dieser dem Integral u¨ber die komplette Kugel-
oberﬂa¨che in einem bestimmten Zentrumsabstand r entspricht und damit gena¨hert im Mittel Φ = 4 ·π ·I.
Bei anisotropen Lichtquellen kann der Lichtstrom unter einem Winkel fu¨r einen Halbraum (−π < ϑ < π)
zur Hauptstrahlungsrichtung (θ = 0) bestimmt werden mit, Ω = 2π (1− cos(ϑ)):
Φ =
∫
IdΩ = 2π (1− cos (ϑ)) I (D.37)
Die Strahlungsdichte und Leistung5 nimmt dabei quadratisch mit der Entfernung vom Kugelzentrum oder
Strahlungsursprung ab. Wenn na¨herungsweise eine richtungsunabha¨ngige Strahlungsdichte angenommen
werden kann, gilt das Lambert-Gesetz fu¨r die gesamte ausgesandte Lichtsta¨rke I bzw. Strahlungssta¨rke
J:




Die Strahlungsdichte B [W/m2sr] ist winkelabha¨ngig nur bei Lambert-Strahlern konstant. Diese erzeu-
gen eine diﬀuse Lichtemission bzw. Reﬂexion. Angewandt auf eine leuchtende Kugel bedeutet dies, daß
diese unabha¨ngig vom Betrachtungswinkel immer gleich hell erscheint. Die (photometrische) Intensita¨t











Der Lichtstrom Φ bzw. der Strahlungsﬂuss entspricht einer Strahlungsleistung (Einheit [lm], [W ]). Im
Falle eines menschlichen Betrachters wird der Lichtstrom mit einer Funktion V (λ) (spektrale Hellemp-
ﬁndlichkeit des Auges) und dem maximalen photometrischen Strahlungsa¨quivalent K(λ)m, einer Kon-
stante fu¨r Tagsehen bei λ=555nm (683 [lm/W ], fotopisch) oder Nachtsehen bei λ=500nm (1699 [lm/W ],













· V (λ) dλ (D.42)
5Poyntingscher Vektor, steht senkrecht auf der Ebene des elektrischen und magnetischen Feldes.




; K(λ) = V (λ) ·K(λ)m (D.43)
Φe [W ] emittierter Strahlungsﬂuss, Φvis [lm] Lichtstrom im sichtbaren Wellenla¨ngenbereich, Q [lm · s]
Lichtmenge bzw. W [J ] Lichtenergie. Die Lichtenergie z.B. bei gepulster Laserstrahlung weist eine Puls-
verteilung mit i.d.R. einer steigenden Flanke, einer Peakspitze und einer fallenden Flanke auf [165] [280]
[371]. Die Pulsdauer τ der Laserstrahlung wird meistens nach dem FWHM-Kriterium bestimmt. Die klas-
sische Mikroskopiebeleuchtung (Ausnahme Lasermikroskopie) nutzt kontinuierlich6 emittierende Tempe-
raturstrahler zur Objektbe- bzw. Durchleuchtung oder Anregung (Fluoreszenz).
Die Strahlungsleistung Φemission eines nicht ideal schwarzen Ko¨rpers7 entspricht nach dem Stefan-Boltz-
mannschen Strahlungsgesetz mit ε=integraler Emissionsgrad, σ= Stefan-Boltzmann-Konstante, k= Boltz-
mannkonstante, c=Lichtgeschwindigkeit, h=Planksches Wirkungsquantum:




bzw. bei Beru¨cksichtigung der Umgebungstemperatur Tu:
Φe = εσA(T 4 − T 4u ) (D.45)
Die Empﬁndlichkeit des menschlichen Auges ist nicht fu¨r jede Spektralfarbe im sichtbaren Wellenla¨ngen-
bereich gleich. Ein auf Tagsehen adaptiertes Auge nimmt Licht der Wellenla¨nge 550nm (Zitronengelb)
um einen Faktor 104 empﬁndlicher wahr, als das der Wellenla¨nge 750nm (Karminrot). Das Empﬁndlich-
keitsmaximum des helladaptierten menschlichen Auges liegt bei ca. 555nm. Fu¨r das Farbensehen sind
dabei drei unterschiedliche Typen von Zapfen in der menschlichen Netzhaut vorhanden (Trichromatische
Theorie des Farbsehens nach Young und Helmholtz). Diese decken den violett-blauen (B), den gru¨nen (G)
und den gelb-roten (R) Spektralbereich ab. In den Sta¨bchen ist fu¨r das Nacht- bzw. Da¨mmerungssehen
Rhodopsin verantwortlich. Gru¨n-blaues Licht erscheint dunkeladaptiert am hellsten, rotes am dunkelsten.
Die Farbigkeit mikroskopischer CCD-Farbbildaufnahmen kann mitunter vom Farbeindruck wa¨hrend
der Okularbeobachtung abweichen, ist aber i.d.R. hinreichend korrigierbar (Metameriekalibrierung8).
Fu¨r den Weissabgleich einer Glu¨h- bzw. Halogenlampe eignet sich besonders trockenes Papier. Dieses
verha¨lt sich nahezu wie ein Lambert-Strahler und erzeugt eine diﬀuse Lichtreﬂexion der eingestrahl-
ten spektralen Charakteristik der Lichtquelle [165]. Der Mensch besitzt die Fa¨higkeit ungefa¨hr 50 bis
60 verschiedene Graustufen (Helligkeitsstufen, Buntstufen) unterscheiden zu ko¨nnen. Die ha¨uﬁgste An-
zahl digitaler Intensita¨tsabstufungen in Pixelbildern ist die 8-Bit Darstellung. Sie u¨bertriﬀt bereits mit
ihren 255 theoretischen Stufen die vom menschlichen Betrachter wahrnehmbare Graustufenunterschei-
dungsfa¨higkeit deutlich. An Farbabstufungen aus Farbmischungen hingegen, sind fu¨r den Menschen bis
zu 104 Unterschiede wahrnehmbar. Das additive RGB-System (Rot, Gru¨n, Blau) oder auch Lichtfarben-
system wird i.d.R. fu¨r das Auslesen der Farbzusammensetzung durch einen CCD-Chip in herko¨mmlichen
Digitalkameras herangezogen (CCD, charge-coupled device). Vor den CCD-Sensoren beﬁndet sich dabei
eine Maske, bestehend aus 4 Farbﬁltern. Diese Farbﬁlter transmittieren jeweils die Wellenla¨ngen einer
spektralen Prima¨rfarbe auf Photodioden9. Es entstehen so abwechselnd gru¨n-blaue und gru¨n-rote Pixel-
zeilen, die nacheinender bzw. versetzt ausgelesen werden. Die Farbinformation eines Pixel entsteht dabei
erst nachtra¨glich. Man berechnet sie aus interpolierten Pixeln derselben Farbmaske in unmittelbarer Um-
gebung durch i.d.R. arithmetische Mittelung. Auf diese Art entsteht, im Fall der 8 Bit Tiefe, ein 24 Bit
650Hz Gleichrichtung entsprechender Netzteile.
7Auch nicht ideale schwarze Ko¨rper werden als schwarze Strahler bezeichnet, wenn sie alle Umgebungsstrahlung absor-
bieren.
8Metamerie = Unterschiedliche spektrale Kombinationen erzeugen einen gleichen Farbeindruck.
9Bayer-Pattern, theoretisch 25% Rot- und Blauanteil sowie 50% Gru¨nanteil pro Pixelberechnung.
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Farbsignal. Neben dem 8 Bit Standard kommen auch 12 Bit (i.d.R. nur unbunt) und 16 Bit Speichertiefen
vor. Als unbunt wird die Grauabstufung bezeichnet, die somit auch als ”farbig“ angesehen werden kann.
Abbildung D.3: (1) Zweidimensionale Darstellung der Strahlungsungssta¨rke von Reﬂexionen, an zur einfallenden
Hauptstrahlung gewinkelt stehenden Fla¨chen. (1) und (3) nach [165]. (2) Verbindung des Kontrasttransfers mit der
Nyquist-Frequenz und dem Rayleigh/Abbe-Auﬂo¨sungskriterium (OPD, optical path diﬀerence, inkoha¨rente Strahlung)
eines abbildenden Systems in einer zweidimensionalen Pixelbilddarstellung, entnommen aus [269]. (3) Darstellung der
(Ab)Strahlungscharakteristik einer Oberﬂa¨che, die sich wie ein Lambert-Strahler verha¨lt. Die richtungsabha¨ngige Strah-
lungssta¨rke beschreibt als Pfeilla¨nge die Oberﬂa¨che einer Kugel. (4) Wellenausbreitung.
Nach einer Zuordnung des relativen Maximums und Minimums – von weiss bis schwarz bzw. umgekehrt
– liefert eine solche Darstellung einen reinen Helligkeitskontrast.
D.3 Farbsysteme, Farbmodelle, Farbraum und Normung
Erwa¨hnt werden sollen die Farbsysteme der Licht- und Ko¨rperfarben, das additive RGB-System (Rot,
Gru¨n, Blau), das negative (multiplikative) RGB-System (Rot, Gelb, Blau) und das CMY-System (Cyan,
Magenta, Gelb). Ein Farbmodell entha¨lt zuna¨chst alle theoretisch darstellbaren Farben. In Abbildung
D.4 ist ein theoretisches Farbdreieck gezeigt. Real sind nicht alle theoretisch darstellbaren Farben auch
herzustellen bzw. vom menschlichen Betrachter (als solche) wahrnehmbar. Diese Tatsache stimmt mit
der Theorie des menschlichen Farbensehens von Young/Helmholtz u¨berein, da die Absorptionsspektren
der Farbstoﬀkombinationen in den einzelnen Rezeptortypen teilweise U¨berlagerungen zeigen. Der, den
menschlichen Sinneseindru¨cken, zuga¨ngliche Anteil bildet einen metrischen (n-dimensionalen), theoretisch
kontinuierlichen Farbraum (n-Tupel, n=Anzahl der Prima¨rfarben). Im Falle des RGB-Modells und seiner
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zweidimensionalen Darstellung als Dreieck, fu¨llt er dabei nur einen Teilbereich. Innerhalb eines solchen
Farbraumes ist dann nur ein kleinerer Bereich (Gamut) durch Druck- bzw. Darstellungstechniken (z.B.
Monitor) reproduzierbar.
Technische Systeme der Bilderstellung arbeiten prima¨r oft mit dem sogenannten HSI -Modell. Bei diesem
wird eine Farbe aus dem Farbton (hue, H) mit der Farbsa¨ttigung (saturation, S) und der Lichtintensita¨t
(intensity, I) des additiven RGB-Systems berechnet10. Grundfarben sind z.B. im kontinuierlichen Spek-
trum von Temperaturstrahlern Purpur, Indigo, Blau, Gru¨n, Gelb, Gelbrot und Rot (Gerade im Farbraum,
Abbildung D.4). Eine international weithin anerkannte Normung stellt das System der CIE11 dar. Darin
wird der fu¨r den menschlichen Beobachter erkennbare Farbraum, anhand einer genormten Durchschnitts-
absorption der Sehfarbstoﬀe in den entsprechenden Rezeptortypen angegeben12. Der Bereich der Fovea
centralis13 auf der menschlichen Netzhaut liegt ca. 5◦ von der optischen Achse entfernt und deﬁniert die
Bezugsachse des menschlichen Sehens. Der geringste Abstand fu¨r deutlich erkennbare Gegensta¨nde be-
tra¨gt nach Deﬁnition 25 cm und wird als deutliche Sehweite oder Bezugssehweite bezeichnet. Lichtstrahlen
die unter einem Sehwinkel von 1◦/60 (eine Bogenminute = 0.016 ◦, 1’) von der optischen Achse bzw. der
Bezugsachse aus auf das Auge treﬀen, erzeugen ungefa¨hr eine Abbildungsgro¨ße von 5 µm auf der Netz-
haut (Macula). Dieser Winkel tra¨gt die Bezeichnung physiologischer Grenzwinkel. Strahlung die unter
einem kleineren Winkel in das Auge fa¨llt kann dieses ohne optische Hilfsmittel nicht zur Erkennung von
Strukturen auf der Netzhaut abbilden. Lichtstrahlen von Bildpunkten mit einem entsprechenden Winkel
(1’) und einem Abstand gleich der deutlichen Sehweite, erzeugen eine Erregungsunterbrechung von zwei
in der Ebene der Netzhaut auseinanderliegenden Zapfen, mit einem zwischen ihnen liegenden erregten
Zapfen. Bei Anwendung des Rayleigh- bzw. Sparrow-Kriteriums fu¨r inkoha¨rente Strahlung kann dieser
Abstand noch unterboten werden. Im vollsta¨ndig getrennten Zustand (Abstand>Rayleighkriterium) wird
der mittlere Zapfen von den Nebenmaxima der Punktintensita¨ten getroﬀen. Reicht diese nicht aus, um
seine Dunkelerregung zu unterbrechen (mittlerer Zapfenabstand ≈ 2.5µm - 3µm), erscheinen die Bild-
punkte vollsta¨ndig getrennt. Punkte in einem Abstand von ca. 5µm auf der Netzhaut ko¨nnen damit in
der Region des scha¨rfsten Sehens vollsta¨ndig aufgelo¨st werden. Von der Fovea centralis radial nach aussen
hin, nimmt der mittlere Zapfenabstand schnell zu und betra¨gt bei einem Sehwinkel von 4◦ bzw. 6◦, aus-
gehend von der optischen Achse, ca. 10µm. Im Zentrum des scha¨rfsten Sehens beﬁnden sich nur M-Typ
(gru¨n) und L-Typ (rot) Zapfen, in gro¨ßerem Abstand dann auch S-Typ Zapfen (blau). Die Anordnung
der Sta¨bchen liegt ausserhalb der Fovea centralis in einem Bereich von ca. 15◦-20◦ Sehwinkel von der
optischen Achse am dichtesten vor. In der Fovea centralis fehlen die Sta¨bchen dagegen vollsta¨ndig. Der
Weisspunkt ist der Bereich im Farbraum der (theoretisch) alle Prima¨rfarben zu gleichen Anteilen entha¨lt
(Weisspunkt der CIE-Normfarbtafel). Jeder zur Beleuchtung eingesetzte Temperaturstrahler besitzt ein
charakteristisches Emissionsspektrum. Sein Emissionsmaximum liegt, je nach Temperatur, auf einer als
Unbuntlinie bezeichneten Kurve im Farbraum. Mit steigender (blauverschoben) oder sinkender (rotver-
schoben) Farbtemperatur weicht dieser Unbuntpunkt vom theoretischen Weisspunkt der Normfarbtafel
ab. Die Unbuntpunkte verschiedener Temperaturstrahler sind in der CIE-Normfarbtafel bestimmt. Einige
Koordinaten fu¨r Unbuntpunkte nach CIE 1931 sind [372]:










R2 + G2 + B2 −RG− RB −GB, I = 1
3
(R + G + B), Berechnungen aus Zylinder-
koordinaten.
11Internationale Beleuchtungskommission.
12Normbeobachter unter einem Sichtfeld in die Pupille eintretender Strahlung von 2◦ CIE 1931 oder 10◦ CIE 1964=Weit-
winkelsichtfeld, im Verha¨ltnis zur optischen Achse.
13Gro¨ßte Zapfendichte, ca. 6 ·106 Zapfen, d≈1.5 mm, Bereich des scha¨rfsten Sehens. Die laterale Auﬂo¨sung wird durch
die gro¨ße der einzelnen Rezeptorﬂa¨che und deren mittlere Absta¨nde zueinander bestimmt und betra¨gt ungefa¨hr d≈6µm.
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• Norm C: r = 0.3101, g = 0.3162.
• Norm E: r = 13 , g = 13 (Weisspunkt der Normfarbtafel).
• D50: r = 0.3457, g = 0.3585, bei T ≈ 5500 K.
• D65: r = 0.312713, g = 0.329016 , bei T ≈ 6504 K.
D65 entspricht den durchschnittlichen Tageslichtverha¨ltnissen eines Mittagshimmels, betrachtet auf der
no¨rdlichen Hemispha¨re durch einen Normbeobachter nach CIE 1931, mit einem maximalen Einfallswinkel
von 4◦. Der D65 Weisspunkt gilt als Standard fu¨r die darstellbaren Farbra¨ume sRGB und Adobe-RGB.
In TIFF-Bildern (Tagged Image File Format) sind meistens (Header)Informationen u¨ber den Whitepoint,
PrimaryChromaticities, TransferFunction, TransferRange und ReferenceBalckWhite enthalten, wenn die
Empfehlungen des TIFF 6.0 Standards beru¨cksichtigt werden [373]. Bei der vergleichenden Kontrast-
bewertung von Abbildungen, die mit unterschiedlichen Farbsystemen dargestellt werden, ist das spe-
ziﬁsche Helligkeitsverhalten zu beachten. Komplementa¨rfarbkombinationen aus z.B. subtraktiver RGB-
Farbsynthese erscheinen dunkler, die aus additiver RGB-Farbsynthese dagegen heller als die jeweiligen
Einzelfarben. In Drucksystemen wird zur Darstellung des CMY-Farbraums i.d.R. der Zusatz von schwar-
zen Pigmenten gewa¨hlt (Cyan, Magenta, Yellow, Key, CMYK ).
Abbildung D.4: Norm Angaben, Farbraum, theoretisches Farbdreieck und sRGB-Werte (Standard RGB mit D65-
Weißpunkt). In der Regel wird der angepasste Adobe-RGB-Farbraum verwendet, der den CMYK-Farbraum der Drucksys-
teme an den sRGB-Farbraum von z.B. CRT-Monitoren besser anna¨hert. Rechts oben: Abweichungen der CIE-Standards.
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